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Prior to use, carefully read
the instructions for use.
-
G-BOND™

ONE COMPONENT SELF-ETCHING LIGHT-CURED ADHESIVE
For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

1. Bonding of light cured composites and acid modified composites
(compomers) to tooth structure.

2. Bonding of dual cured luting and core build up composites to tooth
structure as long as these materials are light cured.

CONTRAINDICATIONS

1. Pulp capping.

2. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any
such reactions are experienced, discontinue the use of the product and
refer to a physician.

NOT TO BE USED

1. In combination with chemically cured composite resin.

2. In combination with eugenol containing materials as eugenol may
hinder G-BOND from setting or bonding properly.

3. In combination with desensitizers as desensitizers may hinder G-BOND
from setting or bonding properly.

4. In combination with dual cured luting and core build up composites in
case these materials will not be light cured.

DIRECTIONS FOR USE

1. CAVITY PREPARATION
Prepare tooth using standard techniques. Use rubber dam for
protection. Dry the prepared tooth surfaces by gently blowing with an
air syringe.
Note:
For pulp capping, use calcium hydroxide.

2. APPLICATION

a) Prior to dispensing, shake the bottle of G-BOND thoroughly (Fig. 1).

b) Dispense a few drops into a clean dispensing dish (Fig. 2).

c) Replace bottle cap immediately after use (Fig. 3).

d)IMMEDIATELY apply to the prepared enamel and dentin surfaces
using the disposable applicator (Fig. 4).

e)Leave undisturbed for 5-10 seconds after the end of application
(Fig.5).

f) Then, dry thoroughly for 5 seconds with oil free air under MAXIMUM
air pressure. Use vacuum suction to prevent splatter of the adhesive
(Fig. 6). The final result should be a thin, rough, adhesive film with
the appearance of frosted glass and which does not visibly move
under further air pressure.

Note:

1) When removing from refrigerator after long-term storage, leave the
bottle of G-BOND to stand at room temperature for several
minutes prior to use.

2)Non cut enamel should be treated with a 35-40% phosphoric acid
gel, rinsed with water and gently dried before using G-BOND.

3) Apply G-BOND immediately as the material contains a volatile
solvent.

4)Remove excess material remaining on the tooth (other than the
surfaces to be bonded) using a sponge or cotton pellet as residue
material is hard to remove after light curing.

5) Should the applied material be contaminated with water, blood or
saliva prior to light curing, wash and dry the tooth and repeat the
procedure by re-applying material.

.LIGHT CURING
Light cure using a visible light curing unit (Fig. 7).
Irradiation time

w

Halogen / LED (700 mW/cm?) : 10 seconds
Plasma Arc (2000 mW/cm?) 3 seconds
G-Light (1200 mW/cm?) 5 seconds

In case where the light guide tip is more than 10mm away from the
surface to be irradiated, light cure for the following time.

Halogen / LED (700 mW/cm?) : 20 seconds
Plasma Arc (2000 mW/cm?) 6 seconds
G-Light (1200 mW/cm?) : 10 seconds

Note:

1) Light cure completely for an effective bonding strength.

2) Use a protective light shield or similar protective eye wear during
light curing.

4A. PLACEMENT OF LIGHT CURED COMPOSITES AND
COMPOMERS
After having light cured the adhesive, follow manufacturer's
instructions for use in order to place, contour and light cure the
composite resin material of choice.

4B. PLACEMENT OF DUAL CURED COMPOSITES
After having light cured the adhesive, make sure to light cure the dual
cured composite material separately. Self curing only will result in
improper adhesion.

5. FINISHING

Adjust restoration and polish using standard techniques.

STORAGE

If not in use for a prolonged period of time, store in refrigerator, otherwise
store at room temperature (1-28°C) (33.8-82.4°F).

Shelf life: 2 years from date of manufacture.

PACKAGE
Kit contains:
5 mL liquid (1), dispensing dish (No.1) (1), disposable applicator (50)

CAUTION

1. G-BOND is flammable. Do not use near naked flame. Keep away from
sources of ignition. Do not store large quantities in one area. Keep
away from direct sunlight.

G-BOND is volatile. Use in a well ventilated place.

In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
medical attention.

In case of contact with oral tissue or skin, immediately remove with a
sponge or cotton pellet. After the restorative treatment is finished, rinse
thoroughly with water.

If the tissue contacted by the material turns white or forms a blister,
advise the patient to leave the affected area undisturbed, until the mark
disappears, usually in 1-2 weeks. To avoid contact, it is recommended
to apply cocoa butter to the area where rubber dam cannot cover.

. Avoid inhalation or digestion of material.

When spilt on the table or floor, immediately wipe off with a dry cloth.
8. Do not mix with other products.

9. Dispose of all waste according to local regulations.
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G-BOND™

EINKOMPONENTIGES SELBSTATZENDES LICHTHARTENDES
ADHASIV

Nur von zahnérztlichem Fachpersonal fiir die empfohlenen
Anwendungsbereiche zu verwenden.

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

1. Bonding von lichthartenden Kompositmaterialien und Compomeren an
die Zahnstruktur.

2. Bonding von dualhartenden Befestigungs-und
Stumpfaufbauzementen an die Zahnstruktur, wenn diese lichtgehartet
werden.

GEGENANZEIGEN

1. Nicht bei offener Pulpa verwenden!.

2. In seltenen Fallen kann eine Sensibilisierung bei einigen Personen
auftreten. In einem solchen Fall die Verwendung des Materials
abbrechen und einen Arzt aufsuchen.

KEINESWEGS VERWENDEN

1. In Kombination mit chemisch hartenden Kompositen.

2. In Kombination mit eugenolhaltigem Material, da Eugenol das
Abbinden oder Bonden von G-Bond verhindert.

3. Zusammen mit Desensibilisierungsmitteln, da diese das Abbinden und
bonden von G-Bond verhindern kénnen.

4. Zusammen mit dual-bondenden Befestigungs- und Aufbauzementen,
wenn diese nicht lichtgehartet werden.

VERARBEITUNG .
1. PRAPARATION DER KAVITAT
Praparieren des Zahn wie gewohnt. Kofferdam als Feuchtigkeitsschutz
verwenden. Die praparierten Zahnoberflachen vorsichtig mit Druckluft
trocknen.
Anm.:
Zur Pulpenabdeckung Calziumhydroxid verwenden.
ANWENDUNG
a) Die G-Bond - Flasche vor Gebrauch gut schitteln (Abb. 1)
b) In ein gereinigtes Schalchen ein paar Tropfen G-Bond geben
(Abb. 2).

N

c) Die Flasche sofort wieder verschlieRen (Abb. 3).

d) Das Material SOFORT mit dem Einwegapplikator auf die
praparierten Schmelz- und Dentinflachen geben (Abb. 4).

e) 5-10 Sek. nach der Anwendung ruhen lassen (Abb. 5).

f) Das Material griindlich fiinf Sekunden Lang mit MAXIMALEN
Luftdruck (6lfrei) trocknen; dabei absaugen, um Materialspritzer
aufzufangen (Abb. 6). Das Endergebnis ist ein diinner, rauher,
adhasiver Film, welcher wie gefrostetes Glas ausschaut und sich
unter Druckluft nicht bewegt.

Anm.:

1) Die G-Bond - Flasche nach langerer Aufbewahrung im
Kihlschrank bitte einige Minuten bei Raumtemperatur
aufwarmen lassen.

2)Nicht beschliffenen Schmelz vor der Anwendung von G-BOND mit
35-40%igem Phosphorsauregel behandeln, mit Wasser abspllen
und leicht trocknen.

3) G-Bond immer sofort verwenden, da das Material ein fliichtiges
Losungsmittel enthalt.

4)Uberschissiges Material immer vor dem Harten mit einem
Schwammchen oder Tupfer entfernen, da das Material nach dem
Harten nur noch schwer entfernt werden kann.

5)Wenn das aufgetragene Material vor dem Lichtharten mit Wasser,
Blut oder Speichel verunreinigt wurde, das Material bitte
wegsplilen, trocknen und erneut gem. Anleitung anwenden.

LICHTHARTUNG

Lichtharten mit einem Gerét fiir sichtbares Licht (Abb. 7)

Belichtungszeit

Halogen / LED (700 mW/cm?)

Plasmabogen (2000 mW/cm?)

G-Light (1200 mW/cm?)

w

10 Sekunden
3 Sekunden
5 Sekunden

Sollte der Lichtleiter mehr als 10 mm entfernt von der Oberflache
entfernt sein, bitte folgende Belichtungszeiten anwenden:
Halogen / LED (700 mW/cm?) 20 Sekunden

Plasmabogen (2000 mW/cm?) 6 Sekunden

G-Light (1200 mW/cm?) 10 Sekunden

Anm.:
1) Komplett durchharten fiir ein gutes Bondingergebnis.
2) Beim Lichtharten gegebenenfalls einen Augenschutz verwenden.

4A. ANWENDUNG VON LICHTHARTENDEN COMPOSITEN UND
KOMPOMEREN
Nach dem Harten des Adhasivs die Anweisung des Herstellers des
Kompositmaterials beziiglich Aufbringen, Konturieren und
Lichtharten befolgen. .

4B. ANWENDUNG VON DUALHARTENDEN MATERIALIEN
Nach dem Lichtharten des Adhéasivs das dualhartende Komposit
ebenfalls lichtharten, da ansonsten eine schlechte Adhésion erzielt
wird.

5. FINIEREN

Die Restauration wie gewohnt finieren und polieren.

AUFBEWAHRUNG

Langere Aufbewahrung im Kiihlschrank, sonst bei Raumtemperatur
(1-28°C).

Ab Herstellung zwei Jahre haltbar.

ABPACKUNG
Set:
5 mL Flussigkeit (1), Schalchen (No.1) (1), Einwegapplikator (50)

VORSICHT
1. G-BOND ist brennbar. Nicht in der Nahe von offenem Licht, Flammen

oder anderen Ziindmdglichkeiten (Funken) verwenden und/oder lagern.

Keine groRen Mengen an einem Ort lagern. Nicht direktem Sonnelicht
aussetzen.

G-BOND ist fllichtig. Nur in gut beltfteten Rdumen verwenden.

Bei Augenkontakt diese sofort mit viel Wasser spiilen und einen Arzt
aufsuchen.

Bei Kontakt mit Mundgewebe oder haut, sofort das Material griindlich
abtupfen und nach AbschluR der Restauration mit Wasser griindlich
spiilen.

Sollte das Gewebe nack Kontakt zum Material eine weisse Verfarbung
oder Blasenbildung zeigen, den Patienten bitten, die betroffene Stelle
ungestort zu belassen, bis die Veranderung liblicherweise nach 1-2
Wochen verschwindet. Um einen Gewebekontakt zu vermeiden

wird empfohlen, Kakaubutter an den Stellen, die nicht vom Kofferdam
geschiitzt werden, anzuwenden.

Inhalation und Einnahme vermeiden.

Materialspritzer auf tischen oder dem Boden mit einem trockenen Tuch
entfernen.

8. Nicht mit anderen Materialien mischen.

9. Abfallentsorgung gem. den értlichen Vorschriften.
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Avant toute utilisation, lire
attentivement les instructionsd’emploi.

G-BOND™

ADHESIF MONO COMPOSANT AUTOMORDANCANT
PHOTOPOLYMERISABLE

Réservé a la seule utilisation par un professionnel dentaire dans les
indications préconisées.

INDICATIONS PRECONISEES

1. L'adhésion des composites photopolymérisables et des composites
modifiés acides (compomers) a la structure de la dent.

2. L'adhésion a la structure de la dent, des composites de scellement
polymérisables et de reconstitution de moignon, durant le temps
nécessaire a la photopolymérisation de ces produits.

CONTRE-INDICATION

1. Coiffage pulpaire

2. Dans de rares cas, ce produit peut engendrer des réactions chez
certains patients. Si de telles réactions sont observées, stopper
|'utilisation du produit et consulter un médecin.

NE PAS UTILSER

1. En combinaison avec des résines composites chémopolymérisables.

2. En association avec des produits contenant de I'Eugénol,
susceptibles de géner la prise ou I'adhésion du G-Bond.

3. En association avec des désensibilisateurs, susceptibles de géner la
prise ou l'adhésion du G-Bond.

4. En association avec les composites de scellement et de
reconstitution de moignon "dual” et la structure de montage, dans les
cas ou les produits ne seront pas photopolymérisés.

MODE D'EMPLOI )
1. PREPARATION DE LA CAVITE

Préparer la dent en utilisant les techniques standard. Utiliser une digue

de caoutchouc en protection. Sécher doucement les surfaces de la

dent préparée a l'aide d'une seringue a air.

Note :

Pour les coiffages pulpaires, utiliser de I'hydroxyde de calcium.

. APPLICATION

a) Avant utilisation, agiter vigoureusement la bouteille de G-Bond (Fig. 1).

b) Déposer quelques gouttes dans un godet propre (Fig. 2).

c) Replacer le bouchon sur la bouteille immédiatement apres usage
(Fig. 3).

d) Appliquer IMMEDIATEMENT sur les surfaces d'émail et de dentine
préparées, en utilisant I'applicateur jetable (Fig. 4).

e) Laisser intact pendant 5 a 10 secondes aprés la fin de I'application
(Fig. 5).

f) Sécher complétement en utilisant une seringue a air (sans aucune
trace d'huile) sous pression MAXIMUM pendant 5 secondes, en
présence de la pompe a salive afin d'éviter de mouiller I'adhésif
(Fig. 6). Le résultat final doit montrer un film adhésif fin et rugueux,
de I'apparence du verre givré et ne présentant aucun signe de
déplacement visible sous I'action de I'air comprimé.

Note:

1) Aprés un séjour prolongé au réfrigérateur, laisser la bouteille de
G-Bond a température ambiante pendant plusieurs minutes avant
I'utilisation.

2) L'émail non taillé doit étre traité avec un gel d'acide
phosphorique a 35-40%, rincé a I'eau et séché doucement avant
I'utilisation du G-BOND.

3) Appliquer G-BOND immédiatement car ce produit contient un
solvant volatile.

4) Essuyer tout excédent de produit sur les parties de la dent ne
nécessitant pas d'adhésif en utilisant une éponge ou des tampons
de coton car il devient difficile a enlever aprés
photopolymérisation.

5) Si le produit appliqué est souillé par de I'eau, du sang ou de la
salive, avant la photopolymérisation laver et sécher la dent et
répéter le procédé en réappliquant le produit.

3. PHOTOPOLYMERISATION
Photopolymériser en utilisant un appareil a lumiére visible (Fig. 7).
Temps d'insolation :
Halogene / LED ( Diode Electro Luminescent)
(700 mW/cm?) : 10 secondes
Arc Plasma (2000 mW/cm?) : 3 secondes
G-Light (1200 mW/cm?) 5 secondes

N

Dans le cas ou I'embout est éloigné de plus de 10mm de la surface a
photopolymériser, utiliser les temps suivants.
Halogene / LED ( Diode Electro Luminescent)

(700 mW/cm?) : 20 seconds

Arc Plasma (2000 mW/cm?) : 6 seconds

G-Light (1200 mW/cm?) : 10 seconds

Note:

1) Photopolymériser compléetement afin d'assurer une bonne solidité de
I'adhésif.

2) Lors de la photopolymérisation, utiliser un écran protecteur ou tout
autre équipement de protection des yeux.

4A. MISE EN PLACE DU COMPOSITE PHOTOPOLYMERISABLE ET
DES COMPOMERS
Apres avoir photopolymérisé I'adhésif, suivre les instructions du
fabricant, réaliser le contourage et photopolymériser la résine
composite de votre choix.
4B. MISE EN PLACE DES COMPOSITES "DUAL"
Apres avoir photopolymérisé I'adhésif, photopolymériser séparément
le composite. Une chémopolymérisation entrainerait une mauvaise
adhésion du produit.
5. FINITIONS
Ajuster la restauration et procéder au polissage en utilisant les
techniques standard.

STOCKAGE

Stocker au réfrigérateur si le produit n'est pas utilisé
pendant une longue période. Sinon, stocker a température
ambiante (1-28°C) (33.8-82.4°F).

Durée d'utilisation: 2 ans apres la date de fabrication.

CONDITIONNEMENT
Kit :
1 flacon de liquide 5 mL, 1 godet de mélange (n°1), 50 applicateurs jetable

PRECAUTIONS

1. Le G-BOND est inflammable. Ne pas utiliser a proximité d'une flamme

vive. Garder éloigné des sources de chaleur. Ne pas stocker

d'importantes quantités au méme endroit. Ne pas exposer au soleil.

G-BOND est volatile. Utiliser dans un endroit bien aéré.

. En cas de contact avec les yeux, rincer imédiatement a I'eau claire et
consulter un médecin.

. En cas de contact avec les muqueuses ou la peau, éliminer
immédiatement le produit avec une éponge ou un tampon de coton.
Dés que le traitement de restauration est terminé, rincer
soigneusement a l'eau claire.

. Si la muqueuse en contact avec le matériau, devient blanche ou forme

une cloque, conseiller au patient de ne pas intervenir sur la partie

affectée, jusqu'a ce que la marque disparaisse, habituellement en 1 ou

2 semaines. Pour éviter ce contact, il est recommandé d'appliquer du

couvrir.

Eviter l'inhalation ou I'ingestion du produit.

Si la table ou le sol sont éclaboussés, essuyer immédiatement avec un

chiffon sec.

Ne jamais mélanger avec un autre produit.

S'assurer que les déchets sont éliminés en conformité avec la

|égislation en vigueur.
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Leggere attentamente le
istruzioni prima dell'uso.
™
G-BOND

ADESIVO SMALTO-DENTINALE MONOCOMPONENTE
FOTOPOLIMERIZZABILE AUTOMORDENZANTE

Per uso esclusivamente professionale nelle indicazioni raccomandate.

INDICAZIONI RACCOMANDATE

1. Adesione dei compositi fotopolimerizzabili e dei compositi modificati
con acido (compomeri) alla struttura del dente.

2. Adesione dei compositi per cementazione a doppia polimerizzazione e
dei compositi per la stratificazione del moncone alla struttura del dente
a condizione che essi vengano fotopolimerizzati.

CONTROINDICAZIONI

1. Incappucciamento della polpa.

2. In rari casi il prodotto pud provocare sensibilizzazione in alcuni
pazienti. Se si verificano simili reazioni, interrompere 'uso del prodotto
e consultare un medico.

NON UTILIZZARE IL PRODOTTO

1. In combinazione con resina composita a indurimento chimico.

2. In combinazione con materiali contenenti eugenolo in quanto
I'eugenolo pud impedire il corretto indurimento o compromettere le
proprieta adesive di G-BOND.

3. In combinazione con desensibilizzanti in quanto essi possono impedire
il corretto indurimento o compromettere le proprieta adesive di
G-BOND.

4. In combinazione con compositi per cementazione a doppia
polimerizzazione e compositi per la stratificazione del moncone nel
caso in cui questi materiali non vengano fotopolimerizzati.

ISTRUZIONI PER L’USO

1.PREPARAZIONE DELLA CAVITA’

Preparare il dente seguendo le tecniche standard. Utilizzare la diga di

gomma come protezione. Asciugare la superficie del dente preparato

usando una siringa ad aria con getto leggero.

Nota:

Usare idrossido di calcio in caso di incappucciamento della polpa.

APPLICAZIONE

a) Prima di erogare il prodotto, agitare bene il flacone di G-BOND (Fig. 1).

b) Erogare qualche goccia su un blocchetto pulito (Fig. 2).

c) Chiudere immediatamente il flacone dopo l'uso (Fig. 3).

d) Applicare IMMEDIATAMENTE il prodotto sulle superfici di smalto e
dentina preparate utilizzando I'applicatore monouso (Fig. 4).

e) Lasciare indisturbato per 5-10 secondi dopo la fine dell'applicazione
(Fig. 5).

f) Asciugare accuratamente utilizzando aria priva di olio alla MASSIMA
pressione per 5 secondi, in presenza di aspirazione a vuoto per
evitare eventuali spruzzi di adesivo (Fig. 6). Il risultato finale
dovrebbe essere una pellicola adesiva sottile e ruvida con un
aspetto che assomiglia a quello del vetro ghiacciato e che non si
muove visibilmente sotto la pressione dell’aria applicata
successivamente.

Note:

1) Nel caso in cui il flacone di G-BOND venga tolto dal frigorifero
dopo un lungo periodo di conservazione, prima di utilizzare il
prodotto il flacone deve essere lasciato per diversi minuti a
temperatura ambiente.

2)Lo smalto non fresato deve essere trattato con un gel al 35-40% di
acido fosforico, sciacquato con acqua e asciugato delicatamente
prima di applicare G-BOND.

3) Applicare G-BOND immediatamente in quanto il materiale
contiene un solvente volatile.

4)Utilizzando una spugna o del cotone, eliminare il materiale in
eccesso rimasto su altre parti del dente oltre alle superfici da
trattare in quanto una volta fotopolimerizzato sara difficile
eliminare il materiale residuo.

5)Nel caso in cui il materiale applicato dovesse essere
contaminato con acqua, sangue o saliva prima della
fotopolimerizzazione, lavare e asciugare il dente e ripetere la
procedura applicando nuovamente il materiale.

3. FOTOPOLIMERIZZAZIONE
Fotopolimerizzare utilizzando un fotopolimerizzatore a luce visibile
(Fig. 7).

Tempo di irraggiamento

Alogena / LED (700 mW/cm?) : 10 secondi
Arco plasma (2000 mW/cm?) 3 secondi
G-Light (1200 mW/cm?) 5 secondi

N

Nei casi in cui il puntale della lampada & distante piu di 10 mm dalla
superficie da irraggiare, i tempi di fotopolimerizzazione dovranno
essere | seguenti:

Alogena / LED (700 mW/cm?) : 20 secondi

Arco plasma (2000 mW/cm?) 6 secondi

G-Light (1200 mW/cm?) : 10 secondi

Note:

1) Per ottenere la corretta adesivita, eseguire completamente il
processo di fotopolimerizzazione.

2) Durante la fotopolimerizzazione del materiale utilizzare uno schermo
o degli occhiali protettivi.

4A. APPLICAZIONE DEI COMPOSITI FOTOPOLIMERIZZATI E DEI
COMPOMERI
Dopo aver fotopolimerizzato I'adesivo, seguire le istruzioni dell'uso
fornite dal produttore per applicare, modellare e fotopolimerizzare la
resina composita prescelta.

4B. APPLICAZIONE DEI COMPOSITI A DOPPIA POLIMERIZZAZIONE
Dopo aver fotopolimerizzato I'adesivo, accertarsi di
fotopolimerizzare separatamente il materiale composito a doppia
polimerizzazione. Nel caso di solo autoindurimento, si otterra
un’adesione inadatta.

5.FINITURA

Rifinire il restauro e lucidare applicando le tecniche standard.

CONSERVAZIONE

Quando non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, il
prodotto deve essere conservato in frigorifero oppure a temperature
ambiente (1-28°C) (33,8-82,4°F).

Durata: 2 anni dalla data di produzione.

CONFEZIONI

Il kit contiene:

5 mL di liquido (1), blocchetto per I'estrazione del prodotto (N.1) (1),
applicatori monouso (50)

AVVERTENZE

1. G-BOND ¢ infiammabile. Non utilizzare vicino a fiamme aperte. Tenere
lontano da fonti di accensione. Evitare di conservare grosse quantita di
prodotto nella stessa area. Tenere lontano dalla luce solare diretta.

2. G-BOND ¢ volatile. Utilizzare in luogo ben ventilato.

3. Nel caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con
acqua e consultare un medico.

4. Nel caso di contatto con il tessuto orale o con la cute, rimuovere

immediatamente il prodotto con una spugna o del cotone. Una volta

terminato il trattamento conservativo, sciacquare abbondantemente

con acqua.

Se il tessuto venuto in contatto con il prodotto diventa bianco o forma

bolle, avvisare il paziente di non intervenire sulla parte affetta fino a che

il segno, normalmente in 1-2 settimane, non scompare da solo. Per

evitare contatti si consiglia di cospargere con burro di cacao le aree non

protette dalla diga di gomma.

Evitare di inalare o ingerire il prodotto.

Se il prodotto viene versato sul tavolo o sul pavimento, pulirlo

immediatamente con uno straccio asciutto.

8. Evitare di miscelare il prodotto con altri prodotti.

9. Gli scarti dovranno essere smaltiti in conformita alle disposizioni locali.
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Antes de usar, lea detalladamente
las instrucciones de uso.

G-BOND™

ADHESIVO DE UN COMPONENTE AUTOGRABADOR
FOTOPOLIMERIZABLE

Solo para uso de profesionales de la odontologia en las indicaciones
recomendadas.

INDICACIONES RECOMENDADAS

1. Bonding para composites fotopolimerizables y composites
compomeros a la estructura del diente.

2. Bonding de cementos duales y reconstructores de mufiones a la
estructura dental siempre que estos materiales se fotopolimericen.

CONTRAINDICACIONES

1. Recubrimiento pulpar.

2. En raros casos el producto puede causar sensibilidad en algunas
personas. Si se experimenta alguna reaccion, suspenda el uso del
producto y dirijase al médico.

NO USAR

1. En combinacién con composites autopolimerizables

2. En combinacién con materiales que contienen eugenol, éste podria
hacer cambiar las propiedades de fraguado y adhesién de G-BOND.

3. En combinacién con desensibilizantes, pues podrian hacer cambiar
las propiedades de fraguado y adhesion de G-BOND.

4. En combinacién con cementos duales y composites para
reconstrucciéon de mufiones en caso de que éstos materiales no sean
fotopolimerizados

INSTRUCCIONES DE USO )
1. PREPARACION DE LA RESTAURACION
Prepare el diente de la forma habitual. Utilice un dique de goma para
proteger. Seque la superficie del diente preparada soplando
cuidadosamente con una jeringa de aire.
Nota:
Para recubrimiento pulpar, use Hidroxido de Calcio.
. APLICACION
a)Antes de usar, agite la botella de G-BOND enérgicamente (Fig. 1).
b) Dispense unas pocas gotas en una bandeja de dispensado limpia
(Fig. 2).
c) Cierre inmediatamente después de usar (Fig. 3).
d) Apliqgue INMEDIATAMENTE en el esmalte y las superficies de
dentina preparadas utilizando el aplicador desechable (Fig. 4).
e)Deje reposar durante 5-10 segundos tras finalizar la aplicacion (Fig.5).
f) A continuacion, seque perfectamente durante 5 segundos con aire
libre de aceite bajo presion MAXIMA de aire. Utilice un aspirador
para prevenir las salpicaduras del adhesivo (Fig. 6). El resultado final

deberia ser una fina capa aspera con aspecto de vidrio escarchado y

ademas visiblemente inamovible bajo presion de aire.

Nota:

1) Si ha estado almacenada en durante largo tiempo, deje la botella
de G-BOND a temperatura ambiental durante varios minutos
antes de utilizar.

2) El esmalte no tratado debera tratarse con un 35-40% de gel de
Acido Fosférico, lavado con agua y suavemente secado antes del
uso de G-BOND.

3) Aplique G-BOND inmediatamente, pues el material contiene un
disolvente volatil.

4) Elimine el exceso de material que quede en el diente utilizando
una esponja o bolita de algodén, puesto que retirar los residuos
tras la fotopolimerizacion resulta dificil.

5) En caso de contaminacion del material con agua, sangre o saliva
antes de la fotopolimerizacion, lave y seque el diente y repita el
procedimiento llevando a cabo de nuevo la aplicacion del material.

.FOTOPOLIMERIZACION
Fotopolimerizacion usando una unidad de fotopolimerizacion de luz
visible (Fig. 7).
Tiempo de irradiacion
Halégena / LED (700 mW/cm?)
Plasma Arc (2000 mW/cm?)
G-Light (1200 mW/cm?)

N

w

10 segundos
3 segundos
5 segundos

Si la guia de luz esta a mas distancia de 10 mm de la superficie

a irradiar, fotopolimerice durante el tiempo indicado a continuacion :
Halégena / LED (700 mW/cm?) 20 segundos

Plasma Arc (2000 mW/cm?) 6 segundos

G-Light (1200 mW/cm?) 10 segundos

Nota:

1) Fotopolimerice completamente para una adhesion efectiva y
resistente.

2) Protéjase los ojos con una pantalla protectora o similar durante la
fotopolimerizacion.

4A. COLOCACION DE COMPOSITES FOTOPOLIMERIZABLES Y
COMPOMEROS
Tras haber fotopolimerizado el adhesivo, siga las instrucciones del
fabricante respecto a la colocacién, modelado y fotopolimerizacion
del composite elegido.

4B. COLOCACION DE COMPOSITES DUALES
Tras la polimerizacion del adhesivo, asegurese de fotopolimerizar el
composite dual por separado. Sélo con autopolimerizacion
obtendremos una adhesion inadecuada.

5. ACABADO

Ajuste y pula la restauracion usando las técnicas estandar.

ALMACENADO

Si no se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado, almacene en
un refrigerador, de otro modo, almacene a temperatura ambiental
(1-28°C) (33,8-82,4°F).

Caducidad: 2 afios desde la fecha de fabricacion.

PRESENTACION

El kit contiene:

5 mL de liquido (1), bandeja de dispensado (No.1) (1),
Aplicador desechable (50)

PRECAUCIONES

1. G-BOND es inflamable. No use cerca de fuego. Mantenga lejos de
fuentes de ignicién. No almacene grandes cantidades en un area. Aleje
de la luz directa del sol.

2. G-BOND es volatil. Use en un lugar bien ventilado.

3. En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con agua y
busque atencién médica.

4. En caso de contacto con los tejidos orales o la piel, elimine
inmediatamente con una esponja o bolita de algodén. Acabado el
tratamiento restaurador, aclare perfectamente con agua.

5. Si el tejido contactado por el material se vuelve blanco o forma una
ampolla, pida al paciente que no toque la zona afectada hasta que las
marcas desaparezcan, normalmente en 1 0 2 semanas. Para evitar el
contacto es recomendable utilizar cocoa butter al area donde el dique
de goma no alcanza a cubrir.

6. Evite la inhalacién o ingestion del material. 7. Si cayera en la mesa o
el suelo, limpie inmediatamente con un pafio seco.

8. No mezcle con otros productos.

9. Deseche siguiendo las normas locales.

Ultima revision : 08/2008
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Lees voor gebruik

de erruiksaanwijzmrgg.vuldig
G-BON DTM

EEN-COMPONENT ZELFETSEND LICHTUITHARDEND ADHESIEF

Alleen te gebruiken door tandheelkundig gekwalificeerden in de vermelde
toepassingen.

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN

1. Het hechten van lichtuithardende composieten en zuur gemodificeerde
composieten (compomeren) aan tandweefsel.

2. Het hechten van dual cure composieten voor bevestiging en
stompopbouw zolang deze composieten ook lichtuithardend zijn.

CONTRA-INDICATIES

1. Pulpa overkapping.

2. In sommige gevallen kan overgevoeligheid voor dit product niet worden
uitgesloten. Mochten zich allergische reacties voordoen, dan moet de
toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden
geconsulteerd.

NIET TE GEBRUIKEN

1. In combinatie met chemisch uithardende composieten.

2. In combinatie met eugenol houdende producten. Eugenol kan zowel de
uitharding als de hechting blokkeren.

3. In combinatie met desensibiliseermiddelen daar deze producten de
hechting en uitharding van G-Bond kunnen verstoren.

4. In combinatie met dual cure composieten voor bevestiging en
stompopbouw zolang deze composieten niet lichtuithardend zijn.

GEBRUIKSAANWIJZING
1. CAVITEITSPREPARATIE

Prepareer het element op de gebruikelijke manier. Gebruik cofferdam

ter bescherming. Droog het geprepareerde element door voorzichtig te

blazen met een luchtspuit.

Opmerking:

Gebruik calciumhydroxide voor pulpa-overkapping.

2. HET AANBRENGEN

a) Schud het flesje met G-Bond grondig alvorens te gebruiken (Fig. 1).

b) Doe een paar druppels in een schoon dappenschaaltje (Fig. 2).

c) Direct na het doseren het dopje weer op het flesje schroeven (Fig. 3).

d) ONMIDDELLIJK aanbrengen op de behandelde glazuur-en
dentine-opperviakken met behulp van wegwerpapplicator (Fig. 4).

e) Na het aanbrengen, 5 - 10 seconden ongestoord laten inwerken
(Fig. 5).

f) Grondig drogen door gebruik te maken van olievrije lucht onder
MAXIMALE druk gedurende 5 seconden. Gebruik afzuiging om
wegspatten van het adhesief te voorkomen (Fig. 6). Het
eindresultaat is een dunne en ruwe adhesieffilm die er eruit ziet als
een bevroren vensterraam en niet zichtbaar beweegt als er lucht op
wordt geblazen.

Opmerking:

1) Laat het flesje met G-BOND, alvorens het te gebruiken, een
aantal minuten op kamertemperatuur komen nadat u het uit de
koelkast hebt gepakt.

2)Niet beslepen glazuur wordt behandeld met fosforzuur gel van
30-40%, spoelen met water en voorzichtig drogen alvorens
G-BOND te gebruiken.

3)G-BOND direct aanbrengen daar het materiaal zeer vluchtige
oplosmiddelen bevat.

4)Overtollig materiaal, op delen van het element die niet hoeven te
worden gerestaureerd, afvegen met een sponsje of wattenpellet
daar het materiaal na lichtuitharding lastig is te verwijderen.

5)Wordt het materiaal voor het lichtuitharden gecontamineerd met
water, bloed of speeksel; spoel met water en droog het element.
Herhaal de procedure door opnieuw materiaal aan te brengen.

3. LICHTUITHARDING

Hard uit met een apparaat met zichtbaar licht (Fig. 7).

Belichtingstijden:

Halogeen / LED (700mW/cm?) :

Plasma (2000mW/cm?)

G-Light (1200 mW/cm?)

10 seconden
3 seconden
5 seconden

Ingeval de lichttip meer dan 10 mm is verwijderd van het te belichten
oppervlak, gebruik dan de volgende belichtingstijden:

Halogeen / LED (700mW/cm?) : 20 seconden

Plasma (2000mW/cm?) 6 seconden

G-Light (1200 mW/cm?) 10 seconden

Opmerkingen:
1) Belicht volledig voor een effectieve hechtsterkte.
2) Gebruik een beschermbril of schild tijdens het belichten.

4A. HET AANBRENGEN VAN LICHTUITHARDEND COMPOSIET EN
COMPOMEER
Volg, na lichtuitharding van het adhesief, de gebruiksaanwijzing van
de fabrikant voor het aanbrengen, modelleren en lichtuitharden van
het gekozen composiet.
4B. HET AANBRENGEN VAN DUAL CURE COMPOSIET
Zorg ervoor dat het dual cure composiet separaat met licht wordt
uitgehard, nadat het adhesief met licht is uitgehard. Alleen
chemische uitharding geeft onvoldoende hechting.
5. AFWERKEN
Gebruik standaardtechnieken om de restauratie af te werken en te
polijsten.

OPSLAG

Indien het materiaal niet regelmatig wordt gebruikt bewaar het dan in een
koelkast, anders bewaar je het op kamertemperatuur
(1-28°C/33.8-82.4°F).

Houdbaarheid: 2 jaar vanaf productiedatum

VERPAKKING
Inhoud van de kit:
5 mL vloeistof (1), dappenplaatje (No.1) (1), wegwerpapplicator (50)

WAARSCHUWING

1. G-BOND is ontvlambaar. Niet gebruiken bij open vuur. Weghouden van
ontstekingsbronnen. Niet in grote hoeveelheden bewaren in een ruimte.
Weghouden van direct zonlicht.

. G-Bond is vluchtig. Gebruik in een goed geventileerde ruimte.

. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met water en
medisch advies inwinnen.

. In geval van contact met het orale slijmvlies of de huid, onmiddellijk
verwijderen met een sponsje of een wattenpellet. Na het beéindigen
van de behandeling grondig naspoelen met water.

. Indien het tandvlees dat in aanraking komt met het materiaal wit wordt

of blaren vormt, adviseer de patiént dan het getroffen deel met rust te

laten totdat de zichtbare sporen verdwijnen; normaal binnen 1-2 weken.

Om contaminatie te voorkomen wordt aangeraden om cacaoboter aan

te brengen op de delen die niet kunnen worden bedekt met cofferdam.

Voorkom inademen of inslikken van het materiaal.

. Wanneer het materiaal op de vloer of het werkblad wordt gemorst,
onmiddellijk afvegen met een droge doek.

8. Niet mengen met andere gelijksoortige producten.

9. Afval volgens de locale voorschriften afvoeren.

BOWN
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brugsanvisningen inden bru
G-BOND™

1-KOMPONENT SELVATSENDE LYSHARDENDE ADHASIV

Ma kun benyttes af professionelt tandlaegepersonale, til de i denne
brugsanvisning beskrevne indikationer.

INDIKATIONER

1. Binding af lyshaerdende kompositter og syre modificerede
kompositter (compomer) til tandstruktur.

2. Binding af dual hzerdende cementerings og core build up kompositter til
tandstruktur, sa leenge disse materialer er lyshaerdende.

KONTRAINDIKATIONES

1. Pulpaoverkapning.

2. | sjeeldne tilfaelde kan produktet afstedkomme allergiske reaktioner hos
nogle personer. lagttages allergiske reaktioner anbefales det at sege
laege og brug af materialet stoppes.

MA IKKE ANVENDES

1. I kombination med kemisk hzerdende resin kompositter.

2. | kombination med eugenol holdige materialer, idet eugenol kan
forhindre G-BOND i at afbindeog bonde korrekt.

3. | kombination med desensitizers, idet desensitizers kan forhindre
G-BOND i at afbindeog bonde korrekt.

4. | kombination med dual haerdende cementerings og core build up
kompositter, idet disse materialer sa ikke kan lysheerdes.

BRUGSANVISNING
1. PRAEPARATION AF KAVITETEN

Preeparer tanden med standard teknik. Anvend kofferdam til

beskyttelse. Ter den praeparerede tands overflade forsigtigt med

luftsprajten.

Bemeerk:

| nzerheden af pulpakammeret sa anvend calcium hydroxid.

. APPLICERING

a) Ryst flasken med G-BOND omhyggeligt fer brug (Fig. 1).

b) Dispenser fa draber i en ren dispenserings bakke (Fig. 2).

c) Seet haetten pa flasken umiddelbart efter brug (Fig. 3).

d) Applicer STRAKS pa den preeparerede emalje og dentin flade vha.
Engangs applikatoren (Fig. 4).

e) Lad virke uforstyrret i 5-10 sekunder efter applikationen (Fig. 5).

f) After med olie fri luft med MAXIMALT lufttryk i 5 sekunder og med
tilstedeveerelse af sug for at forhindre spredning af adhaesiven.
(Fig.6). Slutresultatet skal vaere en tynd, ru film som ligner frostet
glas og som ikke synligt bevaeger sig under yderligere lufttryk.
Bemaerk:

1) Har materialet veeret opbevaret i keleskab, sa skal det for
anvendelse sta i stuetemperatur i nogle minutter.

2) Non cut emalje skal behandles med en 35-40 % fosforsyre gel,
renset med vand og forsigtigt terret, inden anvendelsen af
G-BOND.

3) Applicer G-BOND umiddelbart, idet materialet indeholder en flygtig
vaeske.

4) After overskydende materiale som er kommet pa hvor det ikke
skal bruges med en svamp eller bomulds pellet, idet overskydende
materiale er vanskeligt at fierne nar det er lyshaerdet.

5) Bliver det applicerede materiale kontamineret med vand, blod eller
saliv for lyshaerdningen, vask rent og terleeg tanden og gentag
procedurerne ved at re - applicerer materialet.

.LYSHARDNING

Lyshaerdes med en haerdelampe med synligt lys. (Fig. 7).

Haerdetider

Halogen / LED (700 mW/cm?) :

Plasma Lamper (2000 mW/cm?) :

G-Light (1200 mW/cm?)

N

w

10 sekunder
3 sekunder
5 sekunder

| tilfzelde af at lysguiden er mere end 10mm vaek fra stedet der skal
heaerdes, sa anvendes falgende hzerdetider.

Halogen / LED (700 mW/cm?) 20 sekunder

Plasma lamper (2000 mW/cm?) 6 sekunder

G-Light (1200 mW/cm?) 10 sekunder

Bemeerk:

1) Lysheerd fuldstaendig for at fa en effektiv bindingsstyrke.

2) Anvend en beskyttelsesskaerm eller lignede til beskyttelse af gjnene
under lyshzerdningen.

4A. PLACERING AF LYSHARDENDE KOMPOSITTER OG
KOMPOMERER
Efter at have lysheerdet adhaesiven, sa folges producentens
anvisninger mht. applicering, konturering og lyshaerdning af det valgt
komposit materiale.

4B. PLACERING AF DUAL HAERDENDE KOMPOSITTER
Efter at have lyshserdet adhaesiven, husk at lyshzerde det dual
hzerdende materiale separate. Kemisk haerdning alene vil kun give
darlig adhaesion.

5. FINISHING

Finisher og poler fyldningen ved anvendelse af saedvanlig teknik.

OPBEVARING

Anvendes materialet ikke igennem lang tid, sa skal det opbevares i
koleskab ellers kan det opbevares i rumtemperatur

(1-28°C) (33.8-82.4°F).

Holdbarhed: 2 ar fra produktionsdato.

PAKNING
5 mL vaeske (1), dispenserings plade (No.1) (1), engangs applikator (50)

BEMARK.

1. G-BOND er brandbar. M4 ikke anvendes i nzerheden af aben ild.
Opbevares vaek fra brandbare kilder. Opbevar ikke store maengder pa
samme sted. Ma ikke opbevares i direkte sollys.

G-BOND er flygtig. Anvendes i et godt ventileret rum.

| tilfeelde af direkte kontakt i gjnene, skyl gjeblikkeligt med vand og
opseg herefter laegehjzelp.

| tilfeelde af kontakt til oralt vaev eller huden, sa fiernes materialet
umiddelbart med en svamp eller serviet. Nar behandlingen er slut
skylles med vand.

Hvis veevet som har veeret i kontakt med materialet bliver hvidt eller
danner blister, sa rad patienten til at lade stedet vaere i fred indtil
generne forsvinder, dette tager 1-2 uger. For at undga at materialet
kommer i kontakt med veevet, sa kan vi anbefale brug af cacoa butter,
der hvor rubberdam ikke daekker.

Undga inhalation og at synke materialet.

Ved spild pa gulve eller borde skal de terres af med en ter klud.

Ma ikke blandes med andre produkter.

Rest materiale afskaffes i henhold til lokale regler.
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L&s noggrant anvisningarna .
innan anvéndning.
G-BOND™

ENKOMPONENTS SJALVETSANDE OCH LJUSHARDANDE ADHESIV

Produkten skall endast brukas av professionella utévare inom de
rekommenderade indikationerna.

INDIKATIONER

1. Foér bonding av ljushardande och syramodificerade kompositer
(compomerer) till tandsubstans.

2. For bonding av dualhdrdande cement och kompositbaserade
uppbyggnadsmaterial (core build-up material) till tandsubstans, sa
lange dessa material ljushardas.

KONTRAINDIKATIONER

1. Pulpadverkappning.

2. | séllsynta fall kan produkten orsaka sensibilitet. Ifall sddana reaktioner
skulle uppkomma i samband med anvandning, avbryt behandlingen
med produkten och remittera patienten till Iakare.

ANVANDS EJ

1. | kombination med kemisk hardande kompositer.

2. | kombination med material som innehaller eugenol, da eugenol kan
férhindra korrekt stelning och bonding.

3. | kombination med desensitizers, da dessa kan foérhindrea korrekt
stelning och bonding.

4. | kombination med dualhdrdande cement och kompositbaserade
uppbyggnadsmaterial, ifall dessa material inte kommmer att ljushardas.

BRUKSANVISNING
1. PREPARATION AV KAVITETEN
Preparera tanden pa sedvanligt satt. Anvand kofferdam som skydd.
Torrlagg forsiktigt den preparerade tandens ytor med trevagssprutan.
Obs:
| fall néra pulpakammaren anvand kalciumhydroxid.
APPLICERING
a) Skaka flaskan med G-BOND omsorgsfullt innan anvéndning (Fig. 1).
b) Hall nagra droppar i ett rent dapppenglas (Fig. 2).
c) Skruva pa hatten pa flaskan omedelbart efter anvandning (Fig. 3).
d) Applicera G-BOND OMEDELBART med hjalp av engangsapplikatorn
pa de preparerade emalj- och dentinytorna (Fig. 4).
e) Efter applicering, lamnas ordrt pa tandytan under 5-10 sekunder
(Fig. 5).
f) Torrlagg noga med oljefri luft med MAXIMALT lufttryck under 5
sekunder. Anvand dessutom vakumsug for att férhindra spridning av
adhesiven. (Fig.6). Slutresultatet skall bli en tunn, skrovlig filmyta
som liknar frostat glas och som inte ror sig under ytterligare lufttryck.
Notera:
1)Efter férvaring i kylskap Lat G-BOND sta framme i
rumstemperatur innan anvandning.

2)Icke kantskuren emalj skall behandlas med en 35-40%
fosforsyragel. Skélj med vatten och torrlagg forsiktigt innan
G-BOND appliceras.

3) Applicera G-BOND omedelbart, da materialet innehaller ett flyktig
I6sningsmedel.

4)Avlagsna materialspill som finns pa andra delar av tanden och
som inte ska bondas genom att anvanda en minisvamp eller
bomullspellet. Materialspillet &r svart att avlagsna efter
ljushardning.

5)Om det applicerade materialet skulle bli kontaminerat med vatten,
blod eller saliv innan ljushardning, tvatta rent och torrlagg tanden.
Upprepa sedan proceduren genom att applicera material pa nytt.

LJUSHARDNING

Ljushardas med en lampa med synligt ljus. (Fig. 7).

Hérdningstider

Halogen / LED (700 mW/cm?)

Plasmalampor (2000 mW/cm?)

G-Light (1200 mW/cm?)

N

w

10 sekunder
3 sekunder
5 sekunder

| fall ljusguiden ar mer &n 10mm fran ytan som skall ljushardas, anvand
féljande hardningstider.
Halogen / LED (700 mW/cm?)
Plasmalampor (2000 mW/cm?)
G-Light (1200 mW/cm?)

20 sekunder
6 sekunder
10 sekunder

Notera:
1) Ljusharda fullstandigt for en effektiv bindingsstyrka.
2) Anvand skyddsglasdgon eller liknande under ljushardning.

4A. APPLICERING AV LJUSHARDANDE KOMPOSITER OCH
KOMPOMERER
Efter ljushardning av adhesiven, olj tillverkarens bruksanvisning
gallande applicering, konturering och ljushardning av det valda
kompositmaterialet. B

4B. APPLICERING AV DUALHARDANDE KOMPOSITER
Efter ljushardning av adhesiven, ljusharda det dualhdrdande
materialet separat. Endast kemisk hardning resulterar i dalig
adhesion.

5. FINISHERING

Finishera och polera fyliningen pa sedvanligt satt.

FORVARING

Forvara materialet i kylskap om det inte anvénds under en
langre tid annars rekomenderas forvaring in rumstemperatur
(1-28°C) (33.8-82.4°F).

Hallbarhet: 2 ar fran produktionsdatum.

FORPACKNING
5 mL vatska (1), dappenglas (No.1) (1), engangsapplikatorn (50)

NOTERA

1. G-BOND ar brandfarligt. Anvand ej i narheten av 6ppen laga. Halls pa
avstand fran andra kallor som orsaka brand. Forvara ej stora mangder
av materialet pa samma stalle, ej heller i direkt solljus.

G-BOND ar flyktigt. Skall anvéndas i ventilerade utrymmen.

Om materialet kommer i direkt 6gonkontakt, skolj omedelbart med
vattten och uppsok sedan lakare.

. Om materialet kommer i direkt kontakt med oral vévnad eller hud,
avlagsna da med en minisvamp eller bomullspellet. Efter slutférd
behandling skélj med vatten.

Om vévnaden som varit i kontakt med materialet blivit vitt eller att en
blasa bildats, rekomendera patienten att lamna det angripna omradet
orort tills flackarna eller blasan férsvunnit. Vanligtvis tar det 1-2 veckor.
For att undvika kontakt med materialet rekommenderas att applicera
GC Cocoa Butter eller vaselin pa det omrade dar kofferdamduken inte
tacker.

. Undvik att inandas och svélja materialet.

7. Material som hamnar pa golv eller bord torkas bort med en torr trasa.
8. Blandas ej med andra produkter.

9. Rester av materialet skall hanteras enligt lokala regler.
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Antes de utilizar, leia cuidadosamente as
instrugoes de utilizagao.

G-BOND™

ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZAVEL
AUTOGRAVAVEL

Para utilizagdo exclusiva por um profissional segundo as indicagdes
recomendadas.

INDICAGOES:

1. Ligagao de compdsitos fotopolimerizaveis e de compdsitos
modificados por acido (compomeros) a estrutura dentaria.

2. Ligagao de cimentagdes de dupla polimerizacdo e de compdsitos para
reconstrugdo do falso coto a estrutura dentaria, desde que sejam
materiais fotopolimerizaveis.

CONTRA-INDICAGOES

1. Necessita de protecgéo pulpar.

2. Em casos raros, o produto pode provocar reacgdes de sensibilidade
em algumas pessoas. Caso se observem reacgoes desse género,
interrompa o uso do produto e consulte um médico.

NAO USAR

1. Combinado com resinas compésitas de polimerizagdo quimica.

2. Em combinagdo com materiais que contenham eugenol, pois o
eugenol pode impedir que o G-BOND endurega ou adira
adequadamente.

3. Em combinagdo com dessensibilizantes, pois estes podem impedir
que o G-BOND endureca ou adira adequadamente.

4. Em combinagao com cimentagdes de dupla polimerizagéo e
compdsitos para reconstrugao do falso coto, caso estes materiais ndo
sejam fotopolimerizados.

INSTRUGOES DE UTILIZAGAO
1. PREPARACAO CAVITARIA
Prepare o dente usando técnicas padréo. Utilize um dique de borracha
como protecgdo. Seque as superficies preparadas do dente com um
jacto suave da seringa de ar.

Nota:

Para a protecg&o pulpar, use hidroxido de calcio.

APLICACAO

a) Antes de dispensar, agite bem o frasco de G-BOND (Fig. 1).

b) Dispense algumas gotas para um prato descartavel limpo (Fig. 2).

c) Feche a tampa imediatamente depois de usar (Fig. 3).

d) Aplique IMEDIATAMENTE sobre as superficies do esmalte e
dentina preparadas utilizando o aplicador descartavel (Fig. 4).

e) Espere 5-10 segundos depois de terminar a aplicagéo (Fig.5).

f) Depois, seque bem durante 5 segundos com ar isento de 6leo a
pressdo de ar MAXIMA. Utilize aspiragao para evitar que o adesivo
salpique (Fig. 6). O resultado final deve ser uma pelicula adesiva
fina e dspera com o aspecto de vidro fosco e que ndo se move de
forma visivel sob a presséo do ar.

Nota:

1)Depois de retirar do frigorifico apds um longo periodo de
armazenagem, deixe o frasco de G-BOND a temperatura
ambiente durante alguns minutos antes de o utilizar.

2)0 esmalte nao cortado deve ser tratado com um gel de acido
fosforico a 35-40%, lavado com agua e seco suavemente antes de
se aplicar o G-BOND.

3)Aplique o G-BOND imediatamente, pois este material contém um
solvente volatil.

4)Remova o material em excesso que restar no dente (fora das
superficies onde se pretende a ades@o) com uma esponja ou bola
de algodao, pois os residuos sao dificeis de remover apés a
fotopolimerizag&o.

5)Se o material aplicado ficar contaminado por 4gua, sangue ou
saliva antes da fotopolimerizagao, lave e seque o dente e repita o
processo voltando a aplicar o material.

3. FOTOPOLIMERIZACAO
Proceda a fotopolimerizagéo utilizando um aparelho de
fotopolimerizagéo de luz visivel (Fig. 7).

Tempo de irradiagdo

Halogéneo / LED (700 mW/cm?) :

Arco de plasma (2000 mW/cm?) :

Banda G (1200 mW/cm?)

N

10 segundos
3 segundos
5 segundos

No caso da ponta da guia de fotopolimerizagao ficar mais de 10 mm
afastada da superficie a ser irradiada, utilize os seguintes tempos na
fotopolimerizagéo.

Halogéneo / LED (700 mW/cm?) :
Arco de plasma (2000 mW/cm?) :
Banda G (1200 mW/cm?)

20 segundos
6 segundos
10 segundos

Nota:

1) A fotopolimerizagdo deve ser completa para que a forga de ligagdo
seja eficaz.

2) Use uma protecgéo contra a luz ou éculos de protecgao
equivalentes durante a fotopolimerizagéo.

4A. APLICACAO DE COMPOSITOS E COMPOMEROS
FOTOPOLIMERIZAVEIS
Depois da fotopolimerizagdo do adesivo, siga as instrugdes de
utilizagdo do fabricante para aplicar, moldar e fotopolimerizar o
material de resina compdsita da sua escolha. -
4B. APLICACAO DO COMPOSITOS DE DUPLA POLIMERIZACAO
Depois da fotopolimerizagdo do adesivo, assegure que a
fotopolimerizagdo do material compésito de dupla polimerizagao
decorre em separado. A autopolimerizagdo resultard numa adesao
insuficiente.
5. ACABAMENTO
Proceda aos ajustes e polimento da restauragéo utilizando as técnicas
padréo.

ARMAZENAMENTO

Se nao for utilizado durante um periodo prolongado, conserve no
frigorifico, caso contrario guarde a temperatura ambiente (1-28°C)
(33,8-82,4°F).

Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabrico.

EMBALAGEM
Conteudo do kit: 5 mL de liquido (1), prato (No.1) (1),
aplicador descartavel (50)

CUIDADO

1. O G-BOND ¢ inflamavel. N&o utilizar perto de fogo. Manter afastado de
fontes de ignigdo. Nao armazenar grandes quantidades na mesma
zona. Manter afastado da luz directa do sol.

O G-BOND é volatil. Usar em locais bem ventilados.

Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com agua e
consulte o médico.

Em caso de contacto com a mucosa oral ou pele, remova
imediatamente com uma esponja ou algodéo. Depois de terminar o

tratamento de restauragéo, lave bem com agua.

Se o tecido que entrou em contacto com o material ficar branco ou

formar uma bolha, aconselhe o doente a ndo mexer na area afectada
até a marca desaparecer, geralmente 1-2 semanas. Para evitar o
contacto, recomenda-se a aplicagdo de manteiga de cacau na zona
que néo fica protegida pelo dique de borracha.

Evite inalar ou ingerir o material.

. Se derramar produto na mesa ou no chao, limpar imediatamente com
um pano seco.

8. Nao misturar com outros produtos.

9. Eliminar todos os residuos em conformidade com as normas locais.
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Mpiv até T xprion mapakahoUue

BIaBAcTE TTPOTEXTIKG TIG 0BNYiEg Xprong. ‘

G-BOND™

®QTOMOAYMEPIZOMENOZ AYTOENEPIOMOIOYMENOZ ZYTKOAAHTIKOZ
MAPAFONTAZ ENOZ ZTOIXEIOY

AiaTiBeTan PdvVo yia 0BOVTIOTPIKT XPriON KOl VIOt TIG TIPOTEIVOUEVES EVOEICEIS.

NPOTEINOMENEZ ENAEIZEIZ

1. ZUYKOAANGON QWTOTTOAUHEPIJOPEVWY Kall OEIVWV TPOTTOTIOINUEVWY
OUVBETWV PNTIVWV (COMpomers) oToug 030VTIKoUG I0TOUG.

2. ZUyKOAANGN KOVIWY GUYKOAANONG BITTAOU PWTOTTOAUHEPICHOU F) CUVBETWV
PNTIVWV VIO QVACUCTAGEIG OBOVTIKWV IOTWYV EQOOOV Ta UNIKG auTd eival
QWTOTTOAUMEPIZOpEVQ.

ANTENAEIZEIZ

1. KéAuyn Tou TToA@ou.

2. Y& OTIAVIEG TIEPITITWOEIG TO TTPOIOV UTTOPET va TIPOKAAETEI UTTEPEUAITBNTIX
€ KATTOIa GTOHA. AV TTapatnPenBolV TETolEg avTIBPATEIG DIaKOWTE TN
XPrON TOU TIPOIOGVTOG Kal avadnTAOTE IOTPIKT) CUMBOUAR.

AEN MPEIMEI NA XPHZIMOMOIEITAI

. Z€ OUVBUAOPO PE XNMIKG TTOAUMEPIOEVEG OUVBETEG PNTIVEG.

. € OUVBUAOPO PE UNIKG TTOU TTEPIEXOUV EUYEVOAN KABWG N EUYEVOAN
HTTOPET VO avaxaITioe! Tov TIOAUHEPIOHO 1) TN OwoTr) GUYKOAANGN Tou
G-BOND.

. £€ OUVBUAOHO PE ATTEUAITBNTOTTOINTEG KABWIG QUTOI PTTOPET Vo
QavaxaIticouv Tov TTIOAUPEPITHO I TN OwaoTr GuykoAnon Tou G-BOND.

. Z€ OUVOUOOHO PE CUYKOAANTIKEG KOViEG DITTAOU TTOAUHEPIGHOU Kal pnTivES
QAVACUOTATEWY OF TIEPITITWOT TIOU Ta UAIKG QUTA BEV B0 ITOTTOAUHEPICTOUV.
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OAHTIEZ XPHEHZ

. MPOETOIMAZIA KOIAOTHTAZ

MPOETOINACTE TO BOVTI PE TIG BACIKEG TEXVIKEG. XPNOILOTIOINOTE EAACTIKG

ATTOHOVWTAPA YIA TTPOOTACIA. ZTEYVWOTE TO TIPOETOIUACHEVO BOVTI

PUOWVTAG EAAPPA E TNV AEPOTUPIYYA.

Znueiwon:

Ma TNV KGAuyn Tou TTOAQOU XpnoioTIoIRoTE UBPOEEIBIO Tou aoBeaTiou.

E®APMOrH

a) Mpiv a6 TV ££050 TOU UNIKOU QVOKIVIAGTE IKAVOTTOINTIKG TO PTTOUKAAGKI
Tou G-BOND (Ekk. 1).

B) TomoBeTOTE Aiyeg oTayoveg oe kabBapd doxeio (EiK. 2).

y) ETravatoTroBETOTE TO KATTAKI TOU HTTOUKAAIOU OECWS META T Xprion
(E. 3).

8) TomoBetioTe AMEZQS Tov GUYKOMNTIKG TrapdyovTa oTiG
TTPOETOINACHEVES ETTIPAVEIEG ABAPAVTIVNG KAl 0BOVTIVNG HE TO EIBIKG
BoupTtodki piag xpriong (Eik. 4).

€) AQAOTE TO UNIKO Xwpig evOXANon yia 5-10 SEUTEPOAETTTA PETA TO TEAOG
NG e@appoyri (EIK.5).

OT)ZTN CUVEXEID OTEYVWOTE KaAG yia 5 SeuTepOAETITA pE aépa KaBapd
armé Addia kai pe MEFIZTH Trigon. XpnoigotroifoTe ioxupny
avappdPnaon yia Vo aTToQUYETE TO DIACKOPTTIONS TOU CUYKOAANTIKOU
Trapdyovta (Eik. 6). To TeAik6 atroTéAeopa Ba eival éva AeTrTo, adpd
OUYKOANTIKG IAY HE EIKOVA TTAYWHEVOU YUaAIOU KaI TO OTTOI0 dEV
HETAKIVEITOI EHQAVIIG HE TNV ETTIOPOON ETIITTPOOBETNG TTiEONG AéPa.
Znueiwon:

1) Otav agaipeital To UNKS aTTd TO YUYEIo PETA OTTO HaKPOXPOVIO
QUAGEH Tou, aPrOTE TO PTTOUKAAGKI Tou G-BOND va @Ttéoel Tn
Beppokpacia SwuaATiou yia apkeTd AeTITa TIpIv attd Tn xprion.

2) H pn TIpogToINacpévn e KOTITIKG epyaleia adapavTivn TIPETTEl va
TIPOETOINACTEN PE WOPOPIKS 08U 35-40%, va GeTTAUBEI e vePd Kal va
OTEYVWOEI EAAPPG TIPIV aTtd T Xprion Tou G-BOND.

3) TomoBeTrioTe T0 G-BOND apéowg Kabwg To UNKO TTEPIEXEN TITNTIKG
BIaAUTN.

4) AQaIp£CTE TNV TTEPICTEIN UNKOU aTrd To dOVTI (KTOG aTtd Tig
ETTIPAVEIEG TTOU TIPOKEITAI VA GUYKOAANBOUV) XPNOILOTIOIVTAG EIBIKO
oToyyo 1 BUCHA BABAKOG KABWGS TO EVATIOEVOV UAIKO gival
BUOKOAO va apaIPEDET JETG TO PWTOTTOAUPEPITHO.

5) L& TIEPITITWON TTOU TO TOTTOBETNUEVO UAIKO ETTIHOAUVEEI e vepod, aia
) GGAI0 TTPIV OTTO TO PWTOTTOAUPEPITUO, ETTAUVETE KAl GTEYVWOTE TO
B6vTI Kal eTTaVOAGRETE T SIadIKATTa ETTAVATOTTIOBETWVTAG UAIKO.

3. PQTOMNOAYMEPIZMOX
DWTOTTOAUPEPITTE XPNOILOTIOIVTAG CUCKEUT opatol wtog (EIK. 7).
Xpbvog QWTOTTOAUNEPICHOU
Ahoy6vo / LED (700 mW/cm?)
MAGopa (2000 mW/em?)
G-Light (1200 mW/cm?)

I

10 deutepOAeTTTal
3 deutepOAeTITa
5 deutepOAeTTTal

2 TTEPITITWOEIG TTOU TO PUYXOG PWTOTTOAUEPIOHOU ival TrEPIoodTEPO aTTd 10mm
HOKPIG aTTd TNV ETTIPAVEIA TIOU QWTOTTOAUNEPICETA, XPNOILOTTOINOTE TN CUCKEUR YIa
Tov akdAouBo Xpdvo:
Ahoy6vo / LED (700 mW/cm?)
MAGopa (2000 mW/em?)
G-Light (1200 mW/cm?)

20 deutepOAeTTTal
6 deutepOAeTITa
10 deutepOAeTTTal

Znueiwon:

1) ®wToTTOAUPEPIOTE OAGKANPO TO TTPOTEIVOHEVO XPOVIKO BIGOTNUA YIa
QATTOTEAEOHATIKA SUVAUN GUYKOAANONG.

2) XpNOIKOTIOINOTE TIPOCTATEUTIKO TTAQICIO GTO PUYXOG TNG CUOKEURG Kal
TTapOHOIa TIPOCTATEUTIKA YUOAIG KaTd TN DIdPKEIa TOU
QWTOTTOAUPEPIOHOU.

4A. TOMOGETHIH ®QTOMOAYMEPIZOMENQN ZYNOETON PHTINON
KAI COMPOMERS
METE TO QWTOTTOAUPEPIOHO TOU GUYKOANTIKOU TIapGyovTa akoAOUBrOTE
TIG 0dNYieg TOU KATAOKEUAOTH YIa TN dnpIoupyia Tou TTEpIYPAUHaTOg TG
QTTOKATAGTAONG KAl TO PUTOTTOAUHEPITUS Tou UAIKOU TN oUVBETNG
pnTivng eTMAoOyYNG.
4B. TOMOGETHIH PHTINON AINAOY ®QTOMNOAYMEPIZMOY
METE TO QWTOTTOAUPEPICHOG TOU GUYKOANTIKOU TTapayovTa BeRaiwBeiTe
YIa TOV EEXWPIOTO PWTOTTIOAUKEPIOHS TNG CUVBETNG PNTiVNG dITTACU
PWTOTTOAUPEPICHOU. MOVO 0 QUTOTTOAUNEPICHAG Tou UAIKOU Ba €Xel wg
atroTéAeopa EANITTT) GUYKOAANGN.
5. NAEIANZH
EAéyETe TN OUYKAEION KOl AEIGVETE TNV OTTOKATAGTOON WE TIS YVWOTEG
TEXVIKEG.

OYAAZH

Av 10 UNIKO BeEV XpnoIHOTIOINGET yia HEYEAO XPOVIKO BIGOTNHA QUAGETE TO OTO YuyEio
BIaPOPETIKG agriaTe To o€ Beppokpaaia dwpatiou (1-280C)

(33,8-82,40F).

Aidipkeia {wng: 2 Xpovia aTré TV NPEPOUNVIa TTapaywyng.

ZYZKEYAZIA
To oet repihapBaver: 5 mL uypou (1), dioko epapuoyrig (No.1) (1),
PUYXN epappoYng Hiag xpriong (50)

NPOZOXH

1. To G-BOND €ival e0pAekTO. MV XpnOILOTIOIETE TO UNIKO KOVTA O€ Yupvi
PAOya. KparrioTe To Pakpid aTré TnyEG avag@Aegng. Mnv guAdooeTe
HeydAeg TTOoOTNTEG OE pia TrEpIoxr. KpatioTe T0 UAIKG HakpId aTrd Tnv
Gueon ékBean 010 NAIKG QWG.

. To G-BOND eivai TrTnTikd. Nat xpnoluoTroleital o€ KaAd aepI{OpPEVO XWPO.

. Z€ TIEPITITWON ETTAPRG TOU UAIKOU HE TOUG 0PBaAUOUG, EETTAOVETE e
GpBovo vepo Kal avadnTeioTe IATPIKK) GUHBOUAT.

. L€ TIEPITITWON ETTAPNG PE TOUG HaABAKOUG I0TOUG f} TO déPHA aaIpECTE
apEowG To UNIKG pe yada 1 BapBaxl. MeTd 1o TEAOG TNG ATTOKATAOTATIKAG
dladIkaoiag EETTAUVETE Pe ApBovo vepPo.

. AV 0 10T6G TTOU €pXETAI O€ ETTAPH WE TO UNIKO YiVEI ACUKWTTOG 1y
BdnpioupynBei puoaAida CUUBOUAEUOTE TOV ATBEVH| VO APFTE! TNV TIEPIOXT
avevoxAnTn PEXPI va eEapavIoTEl To CUPBapA, ouviBwg ot 1-2 eRSOUGDES.
Mo vo aTro@UYETE TNV ETTAPR HE TO UAIKG oUoTrvETal N Xprion Badehivng
oTNV TIEPIOXR TToU BeV KAAUTITETAI OTTO TOV EAACTIKO ATTOHOVWTIPA.

. ATTOQUYETE TNV €I0TIVON) A TNV TTEWN Tou UAIKOU.

. Av XUBgi To UNIKO OTO TTGTWHA f} OTOV TIAYKO £pYaOiag OKOUTTIOTE TO
AUEOWG PE OTEYVO TTAVI.

. ATIOQUYETE TNV avapeign Tou UNIkoU pe GAAa TipoidvTa.

. H atmmopdkpuvon Twv aTroppIdUATWY TIPETTEN VA YiVETal CUHQWVA HE TNV
10xUouUoa OXETIKN VOUoBEaia.
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Prior to use, carefully read
the instructions for use.
G-BOND™
ONE COMPONENT SELF-ETCHING LIGHT-CURED ADHESIVE

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

1. Bonding of light cured composites and acid modified composites
(compomers) to tooth structure.

2. Bonding of dual cured luting and core build up composites to tooth
structure as long as these materials are light cured.

CONTRAINDICATIONS

1. Pulp capping.

2. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any
such reactions are experienced, discontinue the use of the product and
refer to a physician.

NOT TO BE USED

1. In combination with chemically cured composite resin.

2. In combination with eugenol containing materials as eugenol may
hinder G-BOND from setting or bonding properly.

3. In combination with desensitizers as desensitizers may hinder G-BOND
from setting or bonding properly.

4. In combination with dual cured luting and core build up composites in
case these materials will not be light cured.

DIRECTIONS FOR USE

1. CAVITY PREPARATION
Prepare tooth using standard techniques. Use rubber dam for
protection. Dry the prepared tooth surfaces by gently blowing with an
air syringe.
Note:
For pulp capping, use calcium hydroxide.

. APPLICATION

a) Prior to dispensing, shake the bottle of G-BOND thoroughly (Fig. 1).

b) Dispense a few drops into a clean dispensing dish (Fig. 2).

c) Replace bottle cap immediately after use (Fig. 3).

d) IMMEDIATELY apply to the prepared enamel and dentin surfaces
using the disposable applicator (Fig. 4).

e) Leave undisturbed for 5-10 seconds after the end of application
(Fig.5).

f) Then, dry thoroughly for 5 seconds with oil free air under MAXIMUM
air pressure. Use vacuum suction to prevent splatter of the adhesive
(Fig. 6). The final result should be a thin, rough, adhesive film with
the appearance of frosted glass and which does not visibly move
under further air pressure.

Note:

1) When removing from refrigerator after long-term storage, leave
the bottle of G-BOND to stand at room temperature for several
minutes prior to use.

2) Non cut enamel should be treated with a 35-40% phosphoric acid
gel, rinsed with water and gently driedbefore using G-BOND.

3) Apply G-BOND immediately as the material contains a volatile
solvent.

4) Remove excess material remaining on the tooth (other than the
surfaces to be bonded) using a sponge or cotton pellet as residue
material is hard to remove after light curing.

5) Should the applied material be contaminated with water, blood or
saliva prior to light curing, wash and dry the tooth and repeat the
procedure by re-applying material.

LIGHT CURING

Light cure using a visible light curing unit (Fig. 7).

Irradiation time

Halogen / LED (700 mW/cm?) : 10 seconds

Plasma Arc (2000 mW/cm?) : 3 seconds

G-Light (1200 mW/cm?) 5 seconds

N

[d

In case where the light guide tip is more than 10mm away from the
surface to be irradiated, light cure for the following time.

Halogen / LED (700 mW/cm?) : 20 seconds

Plasma Arc (2000 mW/cm?) 6 seconds

G-Light (1200 mW/cm?) : 10 seconds

Note:

1) Light cure completely for an effective bonding strength.

2) Use a protective light shield or similar protective eye wear during
light curing.

4A. PLACEMENT OF LIGHT CURED COMPOSITES AND COMPOMERS
After having light cured the adhesive, follow manufacturer's
instructions for use in order to place, contour and light cure the
composite resin material of choice.

4B. PLACEMENT OF DUAL CURED COMPOSITES
After having light cured the adhesive, make sure to light
cure the dual cured composite material separately. Self curing only
will result in improper adhesion.

5. FINISHING

Adjust restoration and polish using standard techniques.

STORAGE

If not in use for a prolonged period of time, store in refrigerator, otherwise
store at room temperature (1-28°C) (33.8-82.4°F).

Shelf life: 2 years from date of manufacture.

PACKAGE
Kit contains:
5 mL liquid (1), dispensing dish (No.1) (1), disposable applicator (50)

CAUTION
1. G-BOND is flammable. Do not use near naked flame. Keep away from
sources of ignition. Do not store large quantities in one area. Keep
away from direct sunlight.

.G-BOND is volatile. Use in a well ventilated place.

.In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek

medical attention.

In case of contact with oral tissue or skin, immediately remove with a

sponge or cotton pellet. After the restorative treatment is finished, rinse

thoroughly with water.

. If the tissue contacted by the material turns white or forms a blister,
advise the patient to leave the affected area undisturbed, until the mark
disappears, usually in 1-2 weeks. To avoid contact, it is recommended
to apply cocoa butter to the area where rubber dam cannot cover.

. Avoid inhalation or digestion of material.

. When spilt on the table or floor, immediately wipe off with a dry cloth.

8. Do not mix with other products.

9. Dispose of all waste according to local regulations.
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Mpeau ynotpeba, BHUMaTENHO
npoyeTeTe UHCTPYKLMUTE 3a ynotpeba.

G-BOND™

E[JHO KOMMOHEHTEH CAMO-EL|BALL $OTO-MOMMMEPU3UPALL
AIXE3VB

3a yn0TpeGa CcaMO OT CTOMaTOos103u1 3a NpenopbYaHnTe NHANKaumn.

NPEMNOPBYUTENHU UHOUKALIMU

1. CBbp3BaHe Ha (hOTO-MONMMEPU3NPALLM KOMMO3UTU U KUCENTMHHO
MoAMdULMPaH/ KOMNO3NUTY (KOMMOMEpPU) KbM 3bGHUTE CTPYKTYpH.

2. Cbp3aBaHe Ha ABOVHO NONMMEpU3MpaLLy KOMNO3UTU 3a LIMMEHTUPaHe
v n3rpaxaaHe kbM 3bOHUTE CTPYKTYpW, CTUra Tean matepuanu aa ce
¢oTo-nonumepuanpar.

KOHTPAUHOUKALUU

1. MynnHo nokputue.

2. B peaku criydau, npoayKTbT MOXe [a npeanssuka
CBPBXYYBCTBUTENHOCT Y HAKOW Xopa. [Npu TakuBa peakunm,
npekpateTe ynotpebarta Ha NpoAykTa 1 NoTbpceTe nekapcka NomoLL,.

OA HE CE U3NMON3BA

1. B KoMBUHALMSA C XMMWO-NONMMMEPU3MPALLIY KOMMO3UTHU CMOMM.

2. B koMBUHaLus C MaTepuanu, CbAbpxally eBreHos, Thil kaTo
eBreHona MoXe Aja HapyLuu NoiMMepu3auusTa unm anekBaTHoTO
cBbp3BaHe Ha G-BOND.

3. B koMBUHaLus ¢ AeceH3nTan3bpu, Thil kaTo Te MoraT Aa Hapywat
nonMMepu3aLmaTa Unu ageksaTHoTo cebpasaHe Ha G-BOND.

4. B koMBUHaUMsi C ABOMHO NMOSIMMEPU3NPALLIM KOMMO3WUTK 3a
LUMMeHTUpaHe 1 n3rpaxaaHe, ako Teau matepuany Hama aa 6baat
¢hoTo-nonumepuanpaHu.

HACOKW 3A YNOTPEBA

1. MPENAPUPAHE HA KABUTETA

Mpenapwpaiite 3bba No cTaHaapTHUS HauvH. M3nonaeainTe kodepaam

3a usonauus. MNoacyluete noaroTBeHaTa NOBbPXHOCT C HEXHA CTPys

Bb3AyX OT pbKOXBaTKaTa.

Babenexka:

3a nokpvBaHe Ha nynnata, U3nonasaiTe Kanuues XMapoKcua.

HAHACAHE

a) Mpeau pnosvpaHe, pasknartete rpwxnmeo 6ytunkata ¢ G-BOND
(Pur. 1).

6) KanHeTe HSIKONKO kanku B YUCTO A03npallo nerenye (dur. 2).

B) Cnep ynotpe6a, BeaHara 3aTBoperte kanadkata (dur. 3).

r) BEAHATA HaHeceTe BbpXy npenapypaHuTe eMainosu N AEHTUHOBU
MOBBPXHOCTW Ype3 efHOKpaTeH annukatop (dur. 4).

) OcraBeTe HeobeanokosiBaH 3a 5-10 cekyHau cnep kpasi Ha
annukaumsita (dur. 5).

e) Cnepn ToBa, noAcylleTe HanbiHO 3a 5 cekyHan ¢ 6e3macneH Bbaayx
nog MAKCUMAINHO HansraHe. Vi3nonseaiite acnupatop, 3a Aa
npeaoTBpaTUTE pa3nnUCcKBaHeTo Ha aaxeavsa (ur. 6). KpaitHuat
pesynTat TpsibBa [la e TbHbK, rpanas, aaxeauseH unm, ¢ narneq
Ha 3aCKPEXEHO CTBKIO U KOWTO He Ce ABWXKW BUAVMO MOA Mo
HaTaTbLUHOTO NpunaraHe Ha Bb3/lyLHO HansaraHe.

Babenexka:

1)Cnepa ABbArocpo4HO CbXpaHeHue B XNaaunHuK, npeau ynotpeba
ocTaBeTe 3a HAKOMKO MUHYTU ByTunkaTta Ha G-BOND Ha cTainHa
Temneparypa.

2)HecpsasanuaT emaiin Tpsabea fa 6bae TpeTupaH ¢ ren ot 35-40%
docdopHa kucenmHa, NPOMUT C BOAA U HEXHO NOACYLUEH npeaun
ynotpebata Ha G-BOND.

3)HaHeceTe G-BOND He3abaBHo, Thit kaTo MaTepuana Cbabpa
neTnvB pasTBopuTen.

4)OTCcTpaHeTe U3NULLHKS MaTepuan, ocTaHan Bbpxy 3bbHaTa
NOBBPXHOCT (VISB'bH nognexauwute Ha CBbp3BaHe I'IOB'prHOCTI/I),
ypes rbbuyka unm namyyeH Tyndep, Tbil KaTo OCTaHaNMs
MaTepuan ce oTCTpaHsiBa TpYHO crefj (poTo-nonMmepu3avpaHe.

5)AKO HaHeceHus MaTepuan ce 3aMbpcu € BOAA, KPbB UMW CIIOHKa,
npeau poTo-nonuMmMepusnpaHe, NpoMuiiTe n NoacylleTe 3bba n
noBTOpeTe NpoLieflyparta, Ype3 NMOBTOPHO HaHaCAHe Ha MaTepuana.

3. ®OTO-NMONNMEPU3NPAHE
DoTo-nonumepusnpanTe, Unonaeariku oTo-nonumepuamnpalla namna,
M3TOYHMK Ha BUAUMA ceeTnnHa (Pur. 7).

ExcnoHauvoHHy BpemeHa

XanorenHa / inogHa (700 mW/cm?) : 10 cekyHamn
Mnasmena abra (2000 mW/cm?) 3 cekyHan
G-Light (1200 mW/cm?) 5 cekyHaw.

N

Ako kpasi Ha CBeTNIoBoAa e oTAarneyeH noeeye ot 10mm ot
NOBBPXHOCTTA, KOATO LWe 6b,qe ocBeTsaBaHa, NpoMeHeTe BpemeHaTta
KaKTo criefpa:

XanorenHa / lnogHa (700 mW/cm?) : 20 cekyHamn

Mnasmena gbra (2000 mW/cm?) 6 cekyHan

G-Light (1200 mW/cm?) : 10 cekyHaw.

Babenexka:

1) ®oTo-nonMmMepusmnpaiiTe HambIHO 3a eheKTUBHO CBbP3BAHE.

2)N3nonssanTe 3amuTeH LWUT Unu o4una, 3a ga ce npeanasute no
BpemMe Ha (POTO-NONMMEPN3NPaHETO.

4A. NMOCTABAHE HA ®OTO-MNONIMMEPUSVPALLI KOMMO3UTU N
KOMMNOMEPU
Cnep oTo-nonMMepuanpaHeTo Ha aaxesuea, crefgaiite
VHCTPYKUMUTE 3a ynoTpeGa Ha Npou3BOANTENs, 3a ja HaHeceTe,
KOHTYpupaTe 1 hoTo-NoNMMepr3npaTe 13GpaHMUs KOMMO3NT.
4b6. NMOCTABAHE HA ABOVHO-MNONNMEPU3VNPALL KOMMO3UTU
Cnep poTo-NONMMepU3NpaHeTo Ha afxeansa, ocuUrypeTe oTAeNHO
oTO-NoNMMepU3MpaHe Ha [BOHO-NONUMEPU3NPALLUS KOMMO3NUTEH
martepuan. XMMVo-NonMmMepUanpaHeTo e AoBeae A0 HeaaeksaTHa
aaxesusi.
5. PUHUPAHE
KoHTypupaiiTe Bb3CTaHOBSBAHETO 1 NOMMPaNiTe Ype3 CTaHaapTHN
TEXHUKN.

CBbXPAHEHUE

Ako He Ce M3MoN3Ba 3a NPOABLIDKUTENEH NEPUOA OT Bpeme,
CbXpaHsiBaiiTe B XaguIHUK, UHaye CbXpaHsiBaliTe Ha cTaiHa
Temnepatypa (1-28°C) (33,8-82,4°F).

Cpok 3a CbXpaHeHue: 2 roavHW OT AaTtaTta Ha NpoV3BOACTBO.

OMAKOBKA

Komnnekra cbabpxa:

5 mL TeyHocT (1), nosupatuo nerenye (No.1) (1),
efiHokpaTeH annukaTtop (50)

BHUMAHUE

1. G-BOND e 3ananum. He nanonaeaite 61130 40 OTKPUT NnambK.
[pbXTe Aaney oT N3TOYHULM Ha uckpu. He cbxpaHsiBaiiTe ronemm
KOnuyecTBa Ha €AHO MsCTO. [IpbXTe Aarney oT npsika CibHYeBa
cBeTNMHa.

G-BOND e netnus. Manonaeaite B 4o6pe BEHTUNMPAHN NOMELLEHUS.
[Mpu KOHTaKT ¢ ounTe, He3abaBHO NPOMUIATE C Bofa U MOTbpCeTe
MeauLMHCKa MOMOLL,.

Mpu KOHTaKT ¢ opanHaTa nuraeuLa Unu Koxara, HezabasHo
oTcTpaHeTe ¢ namyyeH Tyndep. Crnea 3aBbpluBaHe Ha nevebHaTta
npoueaypa, npomMuiiTe o6uHo ¢ Boaa.

. Ako TbKaHWTe, BMesnu B KOHTAKT C MaTepuana, nobenesT unu ce
obpasyea apTa, NocbBeTBalTe NauueHTa Aa ocTaBu 3acerHarara
obnact HeobesnokosiBaHa, 4oKaTo crieanTe nsyesHar, obuyanHo 3a
1-2 cegmuum. 3a fa naberHete KOHTaKT, Ce NpenopbYBa, Ja HaHeceTe
KakaoBo Macro B obnacTTa, KosiTo He e MokpuTa oT kodepaam.
MpepoTBpaTteTe BAWLIBAHE MW MOMTbLLAHE HA MaTepuana.

Ako pascuneTe Ha MacaTa Unn Ha noga, HesabasHO 3GbpLLETe CbC
cyxa kbpna.

. He cmecBaiite ¢ apyrv npoaykTtu.

. MiaxbpnieTe BCUUkM OTnaabLy, CbrTacHO MECTHUTE pasrnopestu.

H>own
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Pfed pouzitim si peclivé pfectéte navod
k pouziti.

G-BOND™

JEDNOSLOZKOVE, SAMOLEPTACI, SVETLEM TUHNOUCI
ADHEZIVUM

K pouziti pouze ve stomatologické praxi v doporuéenych indikacich.

DOPORUCENE INDIKACE

1. Vazba svétlem tuhnoucich kompozit a kyselinou modifikovanych
kompozit (kompomert) k tvrdym zubnim tkanim.

2. Vazba dualné tuhnoucich fixacnich cementd a kompozit pro dostavby
k tvrdym zubnim tkénim za predpokladu, Ze jsou svétlem tuhnouci.

KONTRAINDIKACE

1. Pfimé prekryti pulpy.

2.V ojedinélych pfipadech muZe vyrobek zplsobit citlivost u nékterych
osob. Jestlize jsou zaznamenany takové reakce, vyrobek vice
nepouzivejte a vyhledejte lékare.

NEPOUZIVAT

1.V kombinaci s chemicky tuhnoucimi kompozitnimi pryskyficemi.

2.V kombinaci s materialy obsahujicimi eugenol, jelikoz eugenol mize
bréanit fadnému tuhnuti a vazbé G-BOND.

3.V kombinaci s prostfedky na znecitlivéni, jelikoz ty miZou branit
Fadnému tuhnuti a vazbé G-BOND.

4.V kombinaci s dualné tuhnoucimi fixacnimi cementy a kompozity pro
dostavby v pfipadé, Ze tyto materialy nebudou polymerovany svétlem.

NAVOD K POUZITI
1. PRIPRAVA KAVITY

Pfipravte zub za pouZiti standardnich technik. Pouzijte kofrdam pro

ochranu. Osuste preparované zubni tkané jemnym ofouknutim.

Poznamka:

Pro prekryti pulpy pouZijte hydroxid vapenaty.

. APLIKACE

a) Pred pouzitim lahvicku s G-BOND Fadné protepejte (obr. 1).

b) Pripravte si nékolik kapek na c¢istou aplikacni misku (obr. 2).

c) Po pouziti lahvi¢ku ihned uzaviete (obr. 3).

d) IHNED aplikujte na povrch preparované skloviny a dentinu pomoci
mikrostétecku (obr. 4).

e) Ponechte plsobit 5-10 sekund po skonceni aplikace (obr. 5).

f) Poté 5 sekund dikladné osuste vzduchem (bez obsahu oleje) pod
MAXIMALNIM tlakem. Pouzijte odsavani, abyste zabranili
nezédoucimu potfisnéni adhezivem (obr. 6). Kone¢nym vysledkem
by méla byt tenka, drsna, adhezivni vrstva se vzhledem povrchu
namrzlého skla, ktera se jiz pod dal$im tlakem vzduchu viditelné
nepohybuje.

Poznamka:
1)Pokud material skladujete del$i dobu v ledni¢ce, ponechte pred
pouzitim lahvicku G-BOND nékolik minut stat pfi pokojové teploté.
2)Nepreparovana sklovina by méla byt pred pouzitim G-BOND
oSetfena 35 - 40% gelem kyseliny fosfore¢né, oplachnuta vodou a
jemné osusena.
3)G-BOND aplikujte okamzité, jelikoz material obsahuje tékavé
rozpoustédlo.
4)Odstrarite prebytky materialu na zubu (na okolnim povrchu, ktery
nebude bondovan) pomoci houbicky nebo vatového tampdnu,
protoZe piebytky se po svételné polymeraci téZko odstrariuji.
5)Pokud by mél byt aplikovany material kontaminovan vodou, krvi
nebo slinou, oplachnéte, osuste zub a opakuijte celou proceduru
_ novou aplikaci materialu.
3. SVETELNA POLYMERACE
Polymerujte pomoci polymeraéni lampy (obr. 7).
Doba osvitu
Halogenova / LED (700 mW/cm?) : 10 sekund
Plazma (2000 mW/ cm?) : 3 sekundy
G-Light (1200 mW/cm?) 5 sekund

N

V ptipadé, Ze je svétlovod vice nez 10 mm od povrchu osvitu,
polymerujte po nasledujici dobu.

Halogenova / LED (700 mW/cm?) : 20 sekund

Plazma (2000 mW/ cm?) 6 sekund

G-Light (1200 mW/cm?) 110 sekund

Poznamka:

1) Polymeruijte zcela pro G¢innou silu vazby.

2) Pouzijte ochranny $tit nebo podobnou ochranu o¢i béhem
polymerace.

4A. APLIKACE SVETLEM TUHNOUCICH KOMPOZIT A KOMPOMERU
Nasledné po polymeraci adheziva postupuijte dle navodu vyrobce s
umisténim, vytvarovanim a svételnou polymeraci kompozitni
pryskyfice dle Vasi volby. )

4B. APLIKACE DUALNE TUHNOUCICH KOMPOZIT
Nasledné po polymeraci adheziva se ujistéte, Ze jste dualné
tuhnouci material polymerovali svétlem samostatné. Pouha
chemicka (vlastni) polymerace méa za nasledek nedokonalou vazbu.

5. DOKONCOVANI

Upravte (dokoncete) vyplii a vylestéte pomoci standardnich technik.

SKLADOVANIi

Pokud material dlouhodobé nepouzivate, uskladnéte jej v lednici.
V opaéném pripadé skladujte pfi pokojové teploté

(1-28°C) (33,8 — 82,4°F).

Expirace: 2 roky od data vyroby

BALENI
Sada obsahuje:
5 mL lahviku (1), aplikacni misku (No. 1) (1), mikroatétecky (50)

UPOZORNENI

1. G-BOND je hoflavy. Nepouzivejte v blizkosti otevieného ohné.
Udrzujte v bezpe¢né vzdalenosti od zapalnych zdroju. Neskladujte
piili§ velké mnozZstvi na jednom misté. Nevystavujte pfimému
slunecnimu zafeni.

. G-BOND je tékavy. Pouzivejte na dobfe vétraném mistée.

V pfipadé kontaktu s oima okamzité oplachnéte vodou a vyhledejte

lékar'skou pomoc.

.V pfipadé kontaktu s tkani dutiny Ustni nebo pokozkou okam?zité otfete
houbi¢kou nebo vatovym tampoénem. Po dokonéeni vyplné dikladné
oplachnéte vodou.

. Pokud zasazena tkan zbéla nebo se na ni vytvoii puchyf, doporuéte

pacientovi, aby zasazené misto ponechal volné, dokud skvrna nezmizi,

obvykle na 1 — 2 tydny. Abyste se vyhnuli nezadoucimu kontaktu,
doporucuje se na mista, ktera nejsou chranéna kofrdamem, aplikovat
kakaové maslo (cocoa butter).

Material nevdechujte ani nepolykejte.

Kdyz se material rozlije na stul nebo na podlahu, ihned setiete suchym

hadfikem.

Nemichejte s dal$imi vyrobky.

S veskerym vzniklym odpadem zachazejte dle mistnich predpisu.

ENEEATN
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Prije uporabe paZljivo procitati upute za
uporabu.

G-BOND™

JEDNOKOMPONENTNI SAMOJETKAJUCI
SVJETLOSNOPOLIMERIZIRAJUCI ADHEZIV

Samo za struénu stomatolo$ku uporabu u navedenim indikacijama.

PREPORUCENE INDIKACIJE

1. Spajanje svjetlosnopolimerizirajuc¢ih kompozita i kiselinom modificiranih
kompozita (kompomera) za zubno tkivo.

2. Spajanje dvostruko polimeriziraju¢ih kompozita za cementiranje i
nadogradnje za zubno tkivo ako se ti materijali polimeriziraju svijetiom.

KONTRAINDIKACIJE

1. Prekrivanje pulpa.

2. U rijetkim slucajevima ovaj proizvod moze uzrokovati preosjetljivost kod
nekih osoba. U slucaju takvih reakcija valja prekinuti uporabu proizvoda
i potraziti lijecnika.

NE SMIJE SE KORISTITI

1. U kombinaciji s kemijski stvrdnjavaju¢im kompozitima.

2. U kombinaciji s materijalima koji sadrze eugenol buduéi da eugenol
moze sprjecavati pravilno stvrdnjavanje ili spajanje G-BOND-a.

3. U kombinaciji sa sredstvima za desenzibilizaciju budu¢i da mogu
sprjecavati pravilno stvrdnjavanje ili spajanje G-BOND-a.

4. U kombinaciji s dvostruko polimeriziraju¢im kompozitima za
cementiranje i nadogradnje ako se ti materijali ne polimeriziraju.

UPUTE ZA UPORABU

1. PREPARACIJA KAVITETA

Zub preparirati standardnim tehnikama. Koristiti koferdam za zastitu.

Osusiti pripremljene zubne povrsine blagim zraénim mlazom.

Paznja:

Za prekrivanje pulpe koristiti kalcij hidroksid.

PRIMJENA

a) Prije uporabe dobro protresti bo¢icu G-BOND (slika 1).

b) Istisnuti nekoliko kapi na ¢istu posudu (slika 2).

c) Bocicu zatvoriti odmah nakon uporabe (slika 3).

d) Materijal ODMAH nanijeti na preparirane povrsine cakline i dentina
pomocu aplikatora s mikro vrhom (slika 4).

e) Ostaviti stajati 5-10 sekundi nakon nano$enja (slika 5).

f) Zatim temeljito osusiti 5 sekundi nemasnim zra¢nim mlazom pod
MAKSIMALNIM pritiskom. Koristiti vakuum za usisavanje rasprsenog
materijala (slika 6). Zavrsni rezultat treba biti tanki, hrapavi, adhezivni
sloj koji izgleda poput smrznutog stakla i koji se vidljivo ne pomice
pod zracnim pritiskom.

Paznja:
1) Nakon duzeg €uvanja u hladnjaku bo¢icu G-BOND prije uporabe
ostaviti nekoliko minuta na sobnoj temperaturi.
2) Prije uporabe G-BOND-a nebrusenu caklinu obraditi 35-40%-tnim
gelom fosforne kiseline,isprati vodom i lagano osusiti.
3) G-BOND uvijek odmah nanijeti buduci da sadrzi hlapljivo otapalo.
4) Spuzvicom ili vatom odstraniti viSak materijala sa zuba (osim s
povrsina koje se spajaju) buduci da je teSko odstraniti visak
materijala nakon stvrdnjavanja.
5) Ako se prije polimerizacije naneseni materijal onecisti vodom, krvi
ili slinom, materijal valja isprati, osusiti zub i ponoviti postupak.
. SVJETLOSNA POLIMERIZACIJA
Polimerizirati uredajem za polimerizaciju vidljivim svjetlom (slika 7).
Vrijeme osvijetljavanja
Halogeno / LED svjetlo (700 mW/cm?)
Plazmeno lu¢no svjetlo (2000 mW/cm?)
G-Light (1200 mW/cm?)

N

w

: 10 sekundi
3 sekunde
5 sekundi

Ako se vrh vodilice za svjetlo nalazi vise od 10 mm od povrsine za
osvjetljavanje, koristiti sljiedece vrijeme osvijetljavanja.

Halogeno / LED svjetlo (700 mW/cm?)  : 20 sekundi
Plazmeno lu¢no svjetlo (2000 mW/cm?) 6 sekundi
G-Light (1200 mW/cm?) : 10 sekundi

Paznja:
1) Za dobru ¢vrstoéu spajanja valja potpuno polimerizirati.
2) Tijekom polimerizacije koristiti zastitu za o¢i.

4A. PRIMJENA SVJETLOSNOPOLIMERIZIRAJUCIH KOMPOZITA |
KOMPOMERA
Nakon svjetlosne polimerizacije adheziva slijediti upute proizvodaca
za postavljanje, oblikovanje i svjetlosnu polimerizaciju kompozitnog
materijala izbora. i

4B. PRIMJENA DUALNO STVRDNJAVAJUCIH KOMPOZITA
Nakon svjetlosne polimerizacije adheziva valja zasebno polimerizirati
dvostruko polimeriziraju¢i kompozit. U protivnome,
samostvrdnjavanjem Ce se postici losa adhezija.

5. ZAVRSNA OBRADA

Ispun zavr§no obraditi i polirati standardnim tehnikama.

CUVANJE

Ako se ne koristi duzZe vrijeme, €uvati u hladnjaku, inae na sobnoj
temperaturi (1 - 28°C).

Rok valjanosti: 2 godine od datuma proizvodnje.

PAKIRANJE
Komplet sadrzi:
5 mL tekucine (1), posudu (br. 1) (1), aplikator s mikro vrhom (50)

UPOZORENJE

1. G-BOND je zapaljiv. Ne koristiti ni/niti skladistiti ga blizu otvorenog
plamena. Drzati ga dalje od izvora vatre. Ne uvati velike koli¢ine na
jednom mijestu. Ne izlagati direktnom sunéevom svjetlu.

2. G-BOND je hlapljiv. Koristiti ga u dobro provjetrenom prostoru.

3. U slucaju dodira s o¢ima odmah isprati vodom i potraZiti lije¢nika.

4. U slu€aju dodira s oralnim tkivom ili koZom odmah odstraniti vatom ili
spuzvicom namo¢enom u alkohol. Nakon zavr$etka ispuna isprati
temeljito vodom.

. Ako tkivo nakon kontakta s materijalom pobijeli ili nastane mjehur,

uputiti pacijenta da zahvaceno podrucje ne dira dok reakcija ne

nestane, obi¢no nakon 1-2 tiedna. Za izbjegavanje kontakta s tkivom
preporu¢amo koristiti kakao maslac na podrucju koje ne pokriva
koferdam.

Izbjegavati inhalaciju ili gutanje materijala.

Ako se materijal prolije po stolu ili podu, valja ga odmah odstraniti

suhom krpom.

Ne mijesati s drugim sli¢nim proizvodima.

Zbrinjavati sav otpad u skladu s lokalnim propisima.

o

No

©®

Zadnje izdanje : 08/2008

Hasznélat az Gtmutatot
olvassa el figyelmesen!

G-BOND™

EGYKOMPONENSU, ONSAVAZO, FENYRE KEMENYEDO ADHEZIV

Felhasznalasat csak szakképzett fogaszati személyzetnek javasoljuk a
megadott felhasznalasi terileten.

AJANLOTT ALKALMAZASI TERULET

1. Fényre keményedd kompozitok és kompomerek ragasztasa a
fogszerkezethez

2. Dualkotésli ragaszto- és csonkfelépité kompozitok ragasztasa a
fogszerkezethez, amennyiben fényre keményed6 anyagokrél van szé

ELLENJAVALLATOK

1. Pulpasapkazas.

2. A termék ritkan érzékenységi reakciot valthat ki egyes személyeken.
Amennyiben hasonlét tapasztal, fliggessze fel a termék hasznalatat, és
paciense forduljon szakorvoshoz.

NEM ALKALMAZHATO AZ ALABBI ESETEKBEN

1. Kémiai kétésii kompozit rezinek alkalmazasakor

2. Eugenolt tartalmazo anyagok alkalmazasakor, melyek gatolhatjak a
G-BOND megfelel6 megszilardulasat illetve rogziléseét

3. Erzékenységet csokkent6 anyagok alkalmazéasakor, melyek gatolhatjak
a G-BOND megfelelé megszilardulasat illetve rogziilését

4. Dualkotési rogzits- és csonkfelépité kompozitok alkalmazasakor,
amennyiben ezek az anyagok nem fényre keményedék

HASZNALATI UTMUTATO
1. A KAVITAS PREPARALASA

Alakitsa ki a kavitast hagyomanyos médon. A védelem érdekében

hasznaljon kofferddamot. Enyhe levegéarammal széritsa meg a

preparalt fogfelszint.

Megjegyzés:

Pulpasapkazashoz hasznaljon kalcium-hidroxidot.

. APPLIKALAS

a) Az adagolas el6tt alaposan razza fel a G-BOND (livegét (1. abra).

b) Adagoljon ki néhany cseppet egy tiszta adagolé talba (2. abra).

c) A kupakot az adagolast kdvetéen azonnal helyezze vissza (3. abra).

d) AZONNAL vigye fel a preparéalt zomanc- és dentinfelszinre az
eldobhat6 applikator segitségével (4. abra).

e) A felvitel utan 5-10 masodpercig hagyja érintetlendl (5. abra).

f) Ezt koveten 5 masodperc alatt alaposan szaritsa le olajmentes,
szaraz levegével, MAXIMALIS légnyoméassal. Hasznéljon elszivast,
igy megel6zheti az adheziv szétfrocskolését (6. abra).

A végeredmény egy vékony, érdes adheziv film, melynek
megjelenése a fagyott livegre hasonlit, és tovabbi [égnyomasra nem
mozdul el.
Megjegyzés:
1)Amennyiben hosszan tart6 tarolas utan veszi el6 a G-BOND-ot a
hiitészekrénybél, a hasznalat megkezdése elétt hagyja néhany
percig szobah6mérsékleten allni.
2)A preparalatlan zomancot a G-BOND alkalmazasa elétt kezelje
35-40%-os foszforsavval, dblitse le vizzel és szaritsa le.
3)A G-BOND illékony oldészert tartalmaz, ezért azonnal applikalja.
4)A fogon maradt fol6sleges anyagot (az 6sszes nem bondozandé
feliilet) tavolitsa el egy vattagomboc, vagy szivacsdarab
segitségével, mivel az anyagfolosleg eltavolitasa a fénykezelés
utan elég nehéz.
5)Amennyiben a fénykezelés el6tt az anyag vizzel, nyallal vagy
vérrel szennyezddik, akkor mossa és szaritsa le a fogat, majd
_ ismételje meg az anyag felvitelét.
3. FENYKEZELES
Fénykezelje egy lathaté fényt kibocsaté fénypolimerizalé késziilékkel
(7. abra).
Megvilagitasi id6:
Halogén / LED (700 mW/cm?) :
Plasma Arc (2000 mW/cm?)
G-Light (1200 mW/cm?)

N

10 masodperc
3 masodperc
5 masodperc

Amennyiben a fényvezet6 csér a felszintél tobb mint 10 mm-re van,
akkor az alabbi megvilagitasi idoket alkalmazza:
Halogén / LED (700 mW/cm?) : 20 masodperc
Plasma Arc (2000 mW/cm?) 6 masodperc
G-Light (1200 mW/cm?) 10 masodperc

Megjegyzés:

1) A megfelel6 kotés érdekében a fénykezelést tokéletesen végezze.

2) A fénykezelés alatt hasznaljon véddpajzsot vagy mas, szemet védé
eszkozt.

4A. A FENYRE KEMENYEDO KOMPOZITOK ES KOMPOMEREK
APPLIKALASA
Az adheziv fénykezelését kdvetden a kompozit behelyezését,
kontlrozasat és fénykezelését a gyartd hasznalati Gtmutatéjanak
megfeleléen végezze el. o

4B. DUALKOTESU KOMPOZITOK APPLIKALASA
Az adheziv fénykezelését kovetden, fénykezelje a dualkétési
kompozitot kiilonalléan. Az énkotés nem biztosit megfelel6 rogzitést.

5. FINIROZAS

Igazitsa és polirozza a helyreallitast hagyomanyos médon.

TAROLAS

Amennyiben hosszu ideig nem hasznalja, tarolja hiitve, egyébként
szobahémérsékleten tarolhato (1-28 °C) (33,8-82,4°F).
Eltarthatésag: gyartastol szamitott 2 év

KISZERELES
A készlet tartalma:
5mL folyadék (1), adagolétalka (No.1) (1), eldobhaté applikator (50)

FIGYELMEZTETES

1. A G-BOND gyulékony anyag. Ne hasznalja nyilt lang mellett. Tartsa
tavol a gyujtéforrasoktdl. Ne taroljon nagy mennyiséget egy térben.
Kozvetlen napfénytdl tartsa tavol.

2. A G-BOND illékony. Megfelel6 szell6zési helyen hasznalja.

3. Amennyiben az anyag szembe kertiil, azonnal 6blitse ki és forduljon
orvoshoz.

4. Amennyiben az anyag nyalkahartyara vagy bérre kerll, azonnal
tavolitsa el egy szivacs- vagy vattadarab segitségével. A helyredllitas
befejezése utan alaposan oblitse le vizzel.

5. Amennyiben az anyaggal érintkez6 szévet kifehéredik vagy
felholyagosodik, tanacsolja paciensének, hogy hagyja érintetleniil a
terlletet az elvaltozas eltlinéséig. Ez altalaban 1-2 hetet vesz igénybe.
Az érintkezés elkeriilése érdekében a kofferdammal nem fedett
teriileteken kakadvaj hasznalata ajanlott.

6. Keriilje el az anyag lenyelését vagy belélegzését.

7. Amennyiben a munkapultra vagy a foldre cséppen, azonnal tordlje fel
egy szaraz ruhaval.

8. Ne keverje 6ssze mas termékekkel.

9. A hulladékot a helyi szabalyoknak megfeleléen semmisitse meg.

Utoljara moédositva : 08/2008

Przed uzyciem przeczytaj uwaznie
instrukcje stosowania.

G-BOND™ .

JEDNOSKEADNIKOWY SAMOWYTRAWIAJACY SYSTEM LtACZACY
UTWARDZANY SWIATLEM

Wytgcznie do stosowania przez lekarza dentyste wedtug zalecanych
wskazan.

WSKAZANIA

1. Laczenie $wiattoutwardzalnych kompozytéw i kompozytéw
modyfikowanych kwasami (kompomeréw) z tkankami zgba

2. kaczenie podwdjnie wigzacych kompozytéw do osadzania i odbudowy
zrebu korony do tkanek zeba pod warunkiem, ze sg to materiaty
utwardzane $wiattem

PRZECIWWSKAZANIA

1. Pokrycie obnazonej miazgi.

2. W rzadkich przypadkach, u niektérych oséb produkt moze wywota¢
alergie. Jezeli dojdzie do takich reakcji, nalezy przerwac stosowanie
produktu i skonsultowac¢ sie z lekarzem.

NIE STOSOWAC

1. W potaczeniu z wigzacymi chemicznie zywicami kompozytowymi.

2. W potaczeniu z materiatami zawierajgcymi eugenol, gdyz eugenol
moze hamowac wiasciwe wigzanie lub faczenie G-BOND.

3. W potaczeniu ze $rodkami do znoszenia nadwrazliwosci, gdyz $rodki
te mogq hamowa¢ witasciwe wigzanie lub taczenie G-BOND.

4. W potaczeniu z podwdjnie wiazacymi kompozytami do osadzania
i odbudowy zrebu korony w przypadku, gdy nie sg to materiaty
utwardzane $wiattem.

INSTRUKCJA STOSOWANIA
1. PREPARACJA UBYTKU

Ubytek opracowac w standardowy sposob. Zastosowac koferdam do

ochrony przed dostepem wilgoci. Opracowane powierzchnie zgba

osuszy¢ delikatnym strumieniem sprgzonego powietrza.

Uwaga:

Do przykrycia miazgi zastosowac¢ preparat wodorotlenkowo wapniowy.

. APLIKACJA

a) Przed uzyciem doktadnie wstrzasna¢ butelke G-BOND (ryc. 1).

b) Odmierzy¢ kilka kropel do czystego pojemniczka (ryc. 2).

c) Zakreci¢ butelke bezposrednio po uzyciu. (ryc. 3).

d) NATYCHMIAST natozy¢ na spreparowane szkliwo i zgbine przy
pomocy jednorazowego aplikatora (ryc. 4).

e) Pozostawi¢ na 5-10 sekund po zakonczeniu aplikacji (ryc. 5).

f) Potem osuszy¢ doktadnie przez 5 sekund MAKSYMALNIE silnym
nie zawierajacym oleju strumieniem sprezonego powietrza. Uzy¢
ssaka, by zapobiec rozpryskiwaniu sig systemu taczacego (ryc. 6).
Rezultatem koncowym powinna by¢ cienka, chropowata, adhezyjna
warstewka o wygladzie zmrozonego szkia, ktéra nie porusza sie pod
strumieniem powietrza.

Uwaga:
1) Po dtuzszym przechowywaniu w lodéwce, butelkg G-BOND przed
uzyciem pozostawi¢ na kilka minut w temperaturze pokojowej.
2) Nieoszlifowana powierzchnia szkliwa przed natozeniem G-BOND
powinna by¢ wytrawiona zelem zawierajacym kwas fosforowy
o stezeniu 35-40%, nastgpnie sptukana woda i delikatnie
osuszona.
3) G-BOND naktada¢ bezposrednio po pobraniu, gdyz materiat
zawiera lotny rozpuszczalnik.
4)Usuna¢ nadmiar materiatu z powierzchni zeba (innych niz
podlegajace taczeniu) przy pomocy gabki lub wacika, poniewaz po
utwardzeniu jest on trudny do usunigcia.
5) Jezeli przed utwardzeniem natozony materiat zostat
zanieczyszczony woda, krwig lub $lina, zmy¢, wysuszy¢ zab
i powtorzy¢ procedure aplikacji systemu taczacego.
3. UTWARDZANIE SWIATLEM
Naswietla¢ uzywajac lampy polimeryzacyjnej emitujgcej $wiatto
widzialne (ryc. 7).
Czas naswietlania:

N

Halogen/LED (700 mW/cm?)  : 10 sekund
tuk plazmowy (2000 mW/cm?) : 3 sekundy
G-Light (1200 mW/cm?) 5 sekund

W przypadku, gdy $wiattowdd jest oddalony o wigcej niz 10 mm od
naswietlanej powierzchni, czas naswietlania powinien by¢ nastepujacy:

Halogen/LED (700 mW/cm?)  : 20 sekund
tuk plazmowy (2000 mW/cm?) : 6 sekund
G-Light (1200 mW/cm?) : 10 sekund

Uwaga:

1) Aby uzyska¢ skuteczng site potaczenia system taczacy musi by¢
catkowicie utwardzony.

2) Podczas naswietlania uzywa¢ okularéw lub oston ochronnych.

4A. NAKLADANIE $WIATLOUTWARDZALNYCH KOMPOZYTOW
| KOMPOMEROW
Po utwardzeniu systemu taczacego, wybrany materiat kompozytowy
natozy¢, uksztattowac i utwardzi¢ $wiattem zgodnie z instrukcjg,
producenta. ) )

4B. NAKLADANIE KOMPOZYTOW O PODWOJNYM WIAZANIU
Po utwardzeniu systemu faczacego takze kompozyt podwdjnie
wigzacy musi by¢ oddzielnie utwardzony $wiattem. Samo chemiczne
wigzanie nie zapewni wtasciwej adhezji.

5. OPRACOWANIE

Wypetnienie opracowac i wypolerowa¢ w standardowy sposéb.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nieuzywany w diuzszym okresie czasu przechowywac¢ w chtodziarce,
w innym przypadku w temperaturze pokojowej (1-28°C).

Okres przydatnosci do uzycia: 2 lata od daty produkcji.

OPAKOWANIA
Zestaw zawiera:
ptyn 5mL (1), pojemnik do pobierania (Nr 1) (1), jednorazowy aplikator (50)

SRODKI OSTROZNOSCI

1. G-BOND jest substancjg tatwopalna. Nie stosowa¢ w poblizu otwartego
ognia. Trzymac z dala od zrédet zapalnych. Nie przechowywa¢ duzych
ilosci materiatu w jednym miejscu. Chroni¢ przed bezpos$rednim
Swiattem stonecznym.

G-BOND jest substancjg lotng. Stosowa¢ w pomieszczeniach dobrze
wentylowanych.

. W przypadku kontaktu z gatka oczna, natychmiast sptuka¢ woda

i skonsultowac¢ sig¢ z lekarzem specijalista.

W przypadku kontaktu z btong $luzowa jamy ustnej lub skéra,
niezwtocznie usuna¢ gabka lub wacikiem. Po opracowaniu wypetnienia,
sptuka¢ doktadnie woda.

5. Gdy bfona $luzowa w zetknigciu z materiatem stanie sie biata lub
powstanie pecherz, poinstruowac¢ pacjenta, aby nie dotykat zmienionej
tkanki do momentu ustapienia zmian, zwykle przez okres 1-2 tygodni.
W celu unikniecia kontaktu, na obszary nie przykryte koferdamem
zalecane jest natozenie masta kakaowego.

Unika¢ wdychania i chroni¢ pacjenta przed potknigciem materiatu.
Materiat rozpry$nigty na blacie lub podtodze od razu usuna¢ sucha
Scierka.

Nie miesza¢ z innymi materiatami.

. Odpady utylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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inainte de utilizare, cititi cu atentie
instructiunile de folosire.

G-BOND™

ADEZIV MONOCOMPONENT AUTODEMINERALIZANT
FOTO-POLIMERIZABIL

A se folosi doar de catre medicii stomatologi conform indicatiilor
recomandate.

INDICATII RECOMANDATE

1. Adeziunea compozitelor foto-polimerizabile si a compozitelor
modificate cu acid (compomerilor) la structura dintelui.

2. Adeziunea cimenturilor cu prizé duala si a compozitelor pentru refaceri
de bonturi la structura dintelui atata timp cat aceste materiale sunt
foto-polimerizate.

CONTRAINDICATII

1. Coafaj direct.

2. In cazuri rare produsul poate cauza sensibilitate la anumite persoane.
Daca apar astfel de reactii, incetati utilizarea produsului si adresati-va
unui medic.

A NU SE FOLOSI

1. In combinatie cu rasini compozite polimerizate chimic.

2. In combinatie cu materiale care contin eugenol deoarece eugenolul
poate impiedica G-BOND-ul s& faca prizé& sau sa adere in mod corect.

3. In combinatie cu desensibilizante deoarece desensibilizantele pot
impiedica G-BOND-ul sa faca priza sau sa adere in mod corect.

4. In combinatie cu cimenturi cu priza duala si cu compozite pentru
refaceri de bonturi fn cazul in care aceste materiale nu vor fi
foto-polimerizate.

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

1. PREGATIREA CAVITATII

Pregatiti dintele folosind tehnicile standard. Folositi diga pentru

protectie. Uscati bland suprafata pregatita a dintelui cu ajutorul unei

seringi cu aer.

Nota:

Pentru coafajul direct, folositi hidroxid de calciu.

APLICAREA

a) Inainte de aplicare, agitati bine sticla de G-BOND (Fig.1).

b) Dozati cateva picaturi intr-un recipient de dozare (Fig.2).

c) Inchideti capacul sticlei imediat dupa utilizare (Fig.3).

d) Aplicati IMEDIAT pe suprafata pregatita a smaltului sau a dentinei
folosind aplicatorul (Fig.4).

N

e)Lasati neatins timp de 5-10 secunde dupa terminarea aplicérii (Fig.5).

f) Apoi, uscati bine timp de 5 secunde cu aer necontaminat cu uleiuri la
presiune MAXIMA. Folositi aspiratorul de saliva pentru a preveni
impréastierea adezivului (Fig.6). Rezultatul final trebuie sa fie un film
adeziv subtire, aspru avand aspectul sticlei inghetate si care nu se
mai migca in mod vizibil sub presiunea aerului.

Nota:

1) Atunci cand a fost depozitata o perioada lunga de timp la frigider,
sticla de G-BOND trebuie lasata la temperatura camerei timp de
cateva minute inainte de a fi folosita.

2) Smaltul nepreparat trebuie tratat cu gel acid fosforic 35-40%, clatit
cu apa si uscat bland Tnainte de folosirea G-BOND-ului.

3) Aplicati G-BOND imediat deoarece materialul contine un solvent
volatil.

4) indepénagi excesul de material ramas pe dinte (altul decat cel de
pe suprafetele care trebuie sa adere) folosind un burete sau o
buletd deoarece materialul rezidual este greu de indepartat dupa
foto-polimerizare.

5) In cazul in care materialul aplicat este contaminat inainte de
foto-polimerizare cu apé, sange sau saliva, spélati si uscati dintele
si repetati procedura prin re-aplicarea materialului.

3.FOTO-POLIMERIZAREA

Foto-polimerizati folosind o lampa de foto-polimerizare cu lumina

vizibila (Fig.7).

Timp de iradiere

Halogen / LED (700 mW/cm?) : 10 secunde
Plasma (2000 mW/cm?) 3 secunde
G-Light (1200 mW/cm?) 5 secunde

Tn cazul in care varful luminos al I&mpii este la o distantd mai mare de
10mm fata de suprafata care trebuie iradiata, foto-polimerizati timp de:
Halogen / LED (700 mW/cm?) : 20 secunde
Plasma (2000 mW/cm?) 6 secunde
G-Light (1200 mW/cm?) : 10 secunde

Nota:

1) Foto-polimerizati complet pentru o adeziune eficienta.

2) Folositi ochelari de protectie sau o protectie similara pentru ochi in
timpul foto-polimerizarii.

4A. APLICAREA COMPOZITULUI FOTO-POLIMERIZABIL $I A
COMPOMERILOR
Dupa foto-polimerizarea adezivului, urmati instructiunile de folosire
ale producatorului pentru a aplica, contura si foto-polimeriza
compozitul rasinic ales. . .

4B. APLICAREA COMPOZITELOR CU PRIZA DUALA
Dupa foto-polimerizarea adezivului, aveti grija sa foto-polimerizati
separat compozitul rasinic cu priza duala. Daca folositi doar
auto-polimerizarea veti obtine ca rezultat o adeziune incorecta.

5. FINISAREA

Ajustati restaurarea si lustruti folosind tehnicile standard.

DEPOZITAREA

Dacé nu este folosit pentru o perioada prelungita de timp, depozitati in
frigider, altfel depozitati la temperatura camerei (1-28°C)
(33,8-82,4°F).

Valabilitate pe raft: 2 ani de la data fabricarii.

AMBALARE
Kitul contine:
5mL lichid (1), vas de dozare(Nr.1) (1), aplicatoare (50)

ATENTIE
1. G-BOND este inflamabil. A nu se folosi in apropierea unei flacari libere.

A se feri de surse de aprindere. A nu se depozita cantitati mari intr-o

singura zona. A se feri de lumina solara directa.

G-BOND este volatil. A se folosi intr-un spatiu bine ventilat.

. In cazul contactului cu ochii, clatiti imediat cu multa apa si consultati
medicul oftalmolog.

. In cazul contactului cu mucoasa sau pielea, indepartati imediat cu un
burete sau cu o buletd. Dupa ce restaurarea este terminata, clatiti bine
cu apa.

. Daca tesutul care a intrat in contact cu material capata culoarea alba
sau formeaza o pustuld, sfatuiti pacientul sa nu atinga zona afectata
pana cand semnul dispare, de obicei in 1-2 saptdmani. Pentru a se
evita contactul, este recomandata izolarea zonei care nu este acoperita
de diga cu unt de cacao.

. Evitati inhalarea sau ingerarea materialului.

.In cazul in care este varsat pe masa sau pe podea, stergeti imediat cu
o carpa uscata.

8. Nu amestecati cu alte produse.

9. Aruncati toate reziduurile conform regulilor locale.

FNEEANN
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BHUMAaTENbHO NPOYMUTaNTE NHCTPYKLNIO
nepef NpUMeHeHNeM.

G-BOND™
IKW-BOHA

OAHOKOMMOHEHTHAA CAMOINPOTPABJ/IMBAIOLLAA
CBETOOTBEPXOAEMAA AOME3MBHAA CUCTEMA

MaTepman npeaHasHavyeH ToNbKo Ans Hqu)eCCVIOHaﬂbHOFO NpUMEeHeHnsA
B COOTBETCTBUM C NOKa3aHWSIMU, ONMUCAHHLIMW B HACTOSALLEN WHCTPYKUNW.

MOKA3AHUA K MPUMEHEHUIO

1. EOH[JVIHF CBeTooTBEepXAaeMblX KOMMNO3UTOB U MO/ZLI/I(*)VILLI/IpoBaHHbIX
KOMMO3WTOB (KOMMOMEpPOB) K CTPYKTypam 3y6oB.

2. BOHAVHT K CTPYKTypam 3y60B (hUKCUPYIOLLIMX MaTeprarnoB ABOMHOMO
OTBEPXAEHWSI U MaTepuanos AN BOCCTAHOBNEHUs KynbTu 3yba
ﬂBOVIHOFO OTBEPXAEeHMA B TEX Crny4asx, ecnv 3Tn martepuansl
CBETOOTBEPXKAAEMbI.

NPOTUBOMOKA3AHUA

1. MpsAmMoe nepekpbITUE Mynbbl.

2. B peakvx cnyyasx y HEKOTOPbIX NauueHToB Habnoganacs
NoBbILLEHHast YyBCTBUTENBHOCTL K MaTepuany. B cnyvae
BO3HUKHOBEHUS annepriyecknx peakLmin Heobxoanmo npexkpaTuTb
MCNonb3oBaHve matepuana v 0b6paTUTLCs k Bpady COOTBETCTBYHOLLEN
cneuvanuaaumum.

HE MPUMEHATb

1.B KOM6I/IHaL|I/II/I C KOMMO3UTHbIMU LleMeHTaMn XMMU4YeCKoro
OTBEPXKAEHNS.

2. B koMbyHaLmu ¢ MaTepuanamu, CoaepXaLlnmm aBreHor, Tak kak
9BreHo MOXeT BOCNPenATCTBOBaTb HOPMaribHOMY HaHEeCEHUo 1
agresun G-BOND.

3. B kombuHauum ¢ aeceHcnbunusatopamu, Tak kak OHU MoryT
BOCMPensTCTBOBaTb HOPMarnbHOMY HaHeceHuo 1 agreann G-BOND.

4. B kOMBUHaLUM € (hUKCUPYOLLMMY MaTepuanamm ABOAHOro
OTBEPXAEHUA U maTtepuanamMmn Ans BOCCTAHOBMEHUA KynbTU 3y6a
[IBOVHOTO OTBEPX/AEHWS B TEX Cryyasix, €cnn 3T maTepuansi HE
CBETOOTBEPXKAAEMbI.

WHCTPYKLUMA NO IKCMNYATALMU
1. NOArOTOBKA MNONOCTU

OtnpenapupyiTe 3y6, NPUMEHAS CTaHAAPTHYIO TEXHUKY. [l 3aLmThl

npunerarLmx TkaHen ucnonbaynte pabbep-gam. MpocywnTe

NnoAroTOBMNEHHbIE MOBEPXHOCTK, crerka o6ayBasi ux Bosayxom 6e3

npumMecen.

Mpumeyanwe:

[ns nepekpbITUS Nynbbl UCNONb3YNTE MMAPOOKUCH KanbLUs.

2. HAHECEHME MPEMNAPATA

a) Mepepn Tem, Kak BblAaBNMBaTL Npenapat, XOpoLLO BCTPSIXHUTE
ByTbinoyky G-BOND (puc. 1).

b) BbiaaBuTe HECKOMbKO Kanenb matepuana Ha YUCTbii 6rok ans
3amelumBaHus (puc. 2).

c) Cpaay e NnoTHO 3akpoinTe ByTbINOYKY KpbIlwKoW (puc. 3).

d) CPA3Y XE HaHecuTe maTepuan Ha NOAroTOBIIEHHbIE NOBEPXHOCTU
aManu n AeHTMHa ¢ NOMOLLbIO OAHOPA30Boro annnukartopa (puc. 4).

e) [Mocne HaHeceHus fanTe matepuany NoAcoXHyTb B TedeHue 5-10
cekyHp, (puc. 5).

f) 3aTtem TwaTensHo npocywnTe B Te4eHne 5 cekyHp CTpyel Boayxa
6e3 npumecen nog MAKCUMATbHbBIM aasnexvem. Bo nabexaHue
pasbpbI3rBaHVs aareanBa UCMONb3yNTE BaKyyMHbI OTCOC (puc. 6).
B pesynbTaTe gomKHa NONy4YMTLCS TOHKAA WepoxoBaTas neHka
afresnBa, BHELLHe NOX0Xas Ha MaTMPOBaHHOE CTEKIO, KoTopas He
caBuraeTcs noa AanbHenLIM BO3AeNCTBMEM CTPYM BO3aAyXa.
Mpumeyanne:

1) Mocne gonroro xpaHeHus npenaparta B XONoAUNbHUKE Nepes ero
npumMeHeHvem cneayeT Aatb 6yTbinoyke G-BOND noctosTb
HECKOMbKO MUHYT NpW KOMHaTHOW Temneparype.

2) Mepen npumereHnem G-BOND Ha HenpenapupoBaHHoO amanuv ee
cnepyeT obpaboTatb 35-40% renem ¢pocchopHON KUCMOThI,
NPOMbITb BOAOW U @KKypaTHO MOACYLUNTb.

3) Hanocute G-BOND cpasy nocne useneveHus matepuana us
6yTbIJ‘IO‘4KM, TaK KaK OH COAEePXUT NneTy4yme KOMNOHEHTbI.

4) YpanuTe nanuLikn matepuana, ocTaBLUMECH Ha NOBEPXHOCTN
3yba (3a UcknoYeHnem NoBepxHOCTEN, noanexalunx 6oHANHIY) ¢
NOMOLLBbIO I'y6KI/I WUNn BaTHOro TaMmnoHa, Tak Kak Ux CroXXHo
yaanuTb No3aHee, nocne CBeTOOTBEPXKAEHUA.

5) Ecnu 1o cBETOOTBEPXAEHNS NOBEPXHOCTL MaTepuana beina
3arpsi3HeHa BO/OM, KPOBbIO UMK CIIIOHOWA, MPOMOTE 1 NpocyLnTe
3yb cHoBa 1 NOBTOPUTE NpoLeAypy HaHECeHUs MaTepuana.

3.CBETOOTBEPXOEHWE

MNponsseaunTe cBETOOTBEPX/AEHNE C MOMOLLLIO

hOTONONMMEPU3ALIMOHHON YCTAHOBKM C [fIMHON BOSTHbLI BUAUMOTO

cnekTpa (puc. 7).

Bpems obnyyenus

[anorex/LED (700 mB/cm?) 110 cekyHA
MnasmexHas ayra (2000 mB/cm?) : 3 cekyHAabl
G-Light (1200 mB/cm?) 5 cekyHp

B cnyyae ecnu HakoHEUHWK UCTOYHMKA CBETA HaxoauTcs Gonee Yem B
10 MM OT 0B1y4aemolt NMoBEPXHOCTY, CBETOOTBEPXKAEHME MPOBOANTCH B
TeueHu1e CreayLero BpeMeHu:

[anorer/LED (700 mB/cm?) 1 20 cekyHn
MnasmeHHas gyra (2000 mB/cm?) : 6 cekyH
G-Light (1200 mB/cm?) 1 10 cekyHn

Mpumeyanve:

1) MpoBoauTe NonHoe CBETOOTBEPX/AEHUE AN [JOCTKEHNS
MaKCUManbHOM NMPOYHOCTM aareanu.

2) Bo Bpemsi CBETOOTBEPXAEHNS NOMNb3YyWTECh 3aALLUUTHOM
3KPaHUPYIOLLIEN HAacaaKoy Unn ApyrMy CpeacTBaMu 3alluTbl
OpraHoB 3peHus.

4A. HAHECEHME CBETOOTBEPXOAEMbIX KOMMO3UTOB U
KOMMNOMEPOB
Mocne cBeTooTBEPXAEHUA afiresvBa crneayiTe MHCTPYKLMAM
NPOU3BOANTENS MO HAHECEHWIO, OKOHTYPUBAHUIO 1
CBETOOTBEPXKAEHMIO BbIGPaHHOr0 Bamn KOMNO3MTHOTO MaTepuana.
4B. HAHECEHME KOMMNO3MTOB 1IBOMHOIO OTBEPXAEHWA
Mocne cBeTooTBEpPX/AEHUSA afre3vBa oba3aTensHoO nposeanTe
0T/eNbHOe CBETOOTBEPXAEHWE KOMMO3NTHOTO MaTepuana 4BOMHOro
oTBepxaeHus. Ecnu aTo matepuan Tonbko XMMU4eckoro
OTBEPXKAEHUS!, TO 3TO HE MO3BONMUT JOBUTLCS HYXXHOW NPOYHOCTH
agresnu.
5. OKOHYATENBbHAA OBPABOTKA
MpoBeauTe pectaBpaLyio 1 ee NONMPOBKY C NPUMEHEHEM
CTaHAapTHbIX METOAOB.

XPAHEHUE

Ecnu npenapat He ucnonbayeTcst 4ONroe Bpemsi, XpaHuTb B
xonogunbHWKe, B NPOTUBHOM Cry4ae XpaHuTb npu KOMHaTHOMN
Temnepatype (1-28°C) (33,8-82,4°F).

CpoK rofHOCTI: 2 roaa oT yka3aHHOW AaTbl MPOU3BOACTBA.

YMNAKOBKA

Habop conepxwT:

5 mn xuakoctu (1), 6nok ans 3amewwmsanus (Ne 1) (1), ogHopasosble
annnukartopsbl (50)

MEPbI NPEAOCTOPOXHOCTH

1. G-BOND sBnsieTca orHeonacHbIM BeLecTBOM. He vcnonb3oBaTb
B6nuan OTKPbITOrO NiaMmeHun. Xpawm; BAaNM OT UCTOYHMKOB
BO3ropaHus. He XpPaHUTb 6onblune o6beMbl maTtepuana B O4HOM
nometleHnn. He gonyckaTb nonagaHnst MpsMbIX COMHEYHbIX JTyyel.

. G-BOND copepxuT nety4ne KOMMoHeHTbl. Micnonbayiite matepman B
XOpOLLO NPOBETPMBAEMOM MOMELLEHUN.

. Flpm nonagaHuu B rnasa HemeaneHHo I'IpOMOI;ITe Gonblumnm
KONIM4EeCTBOM BOZbI M 0GpaTUTECh K Bpayy-odTanbMornory.

.Mpu nonapaHnu matepuana Ha CIM3NUCTbIE MOMOCTY PTa UK Ha KOXY
HeMeANeHHo yaanuTe matepuan rybkon unu BaTHbIM TaMMoOHOM.
Mocne 3aseplieHus I'IJ'IOMGI/IPOBEHI/IH TwarenbHo HpOMOVITe
NOPaXXeHHbI y4acToK BOJON.

. Ecnun npu koHTaKTe ¢ MaTepuanom Ha TkaHsix MonocTv pTa
obpaszoBanock 6enecoe NATHO UNU BONAbIPb, PEKOMEHAYWATE NaLNeHTy
He Tporatb I'IOBpe)KﬂeHHbIﬁ Yy4acTOK, NOKa NopakeHne He UcCHesHeT,
06bI4HO B TeueHune 1-2 Hegenb. YTo6bl n3bexatb nonagaHns
maTepuana Ha CIiuaucTble 1 KOXy, HaHOCUTe Macro kakao Ha Te
obnacTtu, koTopble He 3akpbiBaeT pabbep-aam.

. N3berante nonagaHus matepuana B AblXaTesnbHble NyTU N
nULLEeBaPUTENbHBIA TPAKT.

. Mpu nonagaxny npenapata Ha CTOIN UMK Mof HeMeANeHHO coTpuTe

NATHO CyXOM TKaHbIO.

He cmeluvBaiiTe matepuan ¢ ApyruMu npoaykTamu.

YTUnusupyiTe oTxofpl Mocre UCMomnb3oBaHUs MaTepuana B

COOTBETCTBUM C MECTHBIM MPaBOBbLIM PETYNNPOBAHUEM.
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si dékladne

precitajte navod na pouzitie

G-BOND™

JEDNOZLOZKOVE SAMOLEPTACIE SVETLOM TUHNUCE
ADHEZIVUM

Na pouzitie len v stomatologickej praxi v doporuéenych indikaciach.

DOPORUCENE INDIKACIE

1. Bonding svetlom tuhnucich kompozitov a kompozitov modifikovanych
kyselinou (kompomérov) na $trukturu zuba.

2. Bonding duélne tuhnucich fixaénych kompozitov a kompozitov na
dostavbu pahyla v pripade, Ze tieto materialy budu vytvrdzované svetiom.

KONTRAINDIKACIE

1. Priame prekrytie pulpy.

2.V ojedinelych pripadoch méze vyrobok spésobit’ citlivost' u niektorych
os6b. Ak sa vyskytne takato reakcia, preruste pouzivanie vyrobku a
vyhladajte lekara.

NEPOUZIVAJTE

1.V kombinacii s chemicky tuhnticou kompozitnou Zivicou.

2.V kombinacii s materialmi obsahujicimi eugenol, kedZe eugenol moze
narusit tuhnutie alebo viazanie G-BONDU.

3. V kombinécii s flegmatizatormi, kedZe flegmatizatory mézu narusit’
tuhnutie alebo viazanie G-BONDU.

4.V kombinacii s dualne tuhnucimi fixacnymi kompozitmi a kompozitmi na
dostavbu pahyla, ak tieto materialy nebudu vytvrdzované svetlom.

NAVOD NA POUZITIE
1. PREPARACIA KAVITY
Zub preparujte beznym spésobom. Na ochranu pouzite koferdam.
Povrch preparovaného zuba osuste jemnym oftknutim vzduchovou
striekackou.
Poznamka:
Na prekrytie pulpy pouZite hydroxid vapenaty.

. APLIKACIA

a) Pred davkovanim G-BONDU dokladne potraste flastickou (obr. 1).

b) Do cistej davkovacej nadobky odkvapnite niekolko kvapiek (obr. 2).

c) Po pouziti fasticku ihned uzatvorte (obr. 3).

d) Pomocou jednorazového aplikatora IHNED naneste na povrch
skloviny a dentinu (obr. 4).

e) Po skonceni nanasania nechajte 5-10 sekund v klude (obr. 5).

f) Potom 5 sekind dokladne suste bezolejovym vzduchom pod
MAXIMALNYM tlakom vzduchu. Aby ste sa vyhli vystreknutiu
adheziva, pouzite vakuové sanie (obr. 6). Kone¢nym vysledkom by
mal byt tenky, drsny adhezivny film vzhladu zamrznutého skla, ktory
sa pod dal$im tlakom vzduchu viditelne nepohybuje.

Poznamka:

1)Ak G-BOND vyberate z chladni¢ky po dlhodobom skladovani,
nechajte flasticku pred pouzitim niekolko minut stat pri izbovej
teplote.

2)Nepreparovanu sklovinu treba pred pouzitim G-BONDU oSetrit' 35
—40% gélom kyseliny fosforecnej, oplachnut vodou a jemne osusit.

3)G-BOND nanasajte ihned, kedze material obsahuje prchavé
rozpustadlo.

4)Nadbytocny material zo zuba (nie z povrchov, ktoré maju byt
bondované) odstrarite pomocou $pongie alebo vatového tampodna,
pretoZe po vytvrdeni sa zvysky materialu tazko odstraruju.

5)V pripade, Ze pred vytvrdenim svetlom dojde ku kontaminacii
nanasaného materialu vodou, krvou alebo slinami, zub omyte,
osuste a postup opakujte opatovnym nanesenim materialu.

VYTVRDZOVANIE SVETLOM

Vytvrdzovanie pomocou pristroja na vytvrdzovanie viditelnym svetlom

(obr. 7).

Cas osvietenia

N

w

Halogén / LED (700 mW/cm?) : 10 sekind
Plazma (2000 mW/cm?) : 3 sekundy
G-Light (1200 mW/cm?) 5 sekund

Ak je $pica svetlovodu dalej ako 10 mm od povrchu, ktory ma byt
oziareny, ¢as vytvrdzovania svetlom je nasledovny.

Halogén / LED (700 mW/cm?) : 20 sekdnd
Plazma (2000 mW/cm?) 6 sekund
G-Light (1200 mW/cm?) : 10 sekund

Poznamka:

1) U€innu vazobnu silu dosiahnete kompletnym vytvrdenim.

2) Pri vytvrdzovani svetlom si chrarite oci ochrannym stitom alebo
okuliarmi.

4A. NANASANIE SVETLOM TUHNUCICH KOMPOZITOV A
KOMPOMEROV
Po vytvrdeni adheziva svetlom aplikujte kompozitnu Zivicu podla
vlastného vyberu. Pri jej nanasani, kontdrovani a vytvrdzovani
svetlom dodrziavajte pokyny vyrobcu.

4B. NANASANIE DUALNE TUHNUCICH KOMPOZITOV
Po vytvrdeni adheziva svetlom dbajte, aby sa duélne tuhnuci
material vytvrdzoval svetlom osobitne. Len samotuhnutie bude mat’
za nasledok nespravnu adhéziu.

5. KONECNE OPRACOVANIE

Koneénu Upravu vykonaijte a lestite beznym spésobom.

USKLADNENIE

Ak material dlh$i ¢as nepouzivate, uchovavajte ho v chladnicke, v
opacnom pripade skladujte pri izbovej teplote (1 - 28°C) (33,8-82,4°F).
Trvanlivost: 2 roky od datumu vyroby.

BALENIE
Suprava obsahuje:
5 mL tekutiny (1), dadvkovaciu nadobku (€. 1), (1), jednorazovy aplikator

(50)

UPOZORNENIE

1.1. G-BOND je horfavy. Nepouzivajte v blizkosti otvoreného plamena.
Uchovavaijte mimo dosahu zdrojov zapalenia. Neskladujte vacsie
mnozstvo na jednom mieste. Chrarite pred priamym slne¢nym Ziarenim.

2. G-BOND je prchavy. Pouzivajte v riadne vetranej miestnosti.

3.V pripade zasiahnutia o¢i okamzite vyplachnite vodou a vyhladajte

lekara.

4.V pripade zasiahnutia Ustnej sliznice alebo pokoZzky ihned odstrarite
pomocou Spongie alebo vatového tampéna. Po dokonéeni vyplne
dokladne vyplachnite vodou.

. Ak sliznica po kontakte s materidlom zbelie, pripadne sa na nej objavi

pluzgier, poradte pacientovi, aby postihnuté miesto nedrazdil, kym

priznaky neustupia, zvy€ajne 1 — 2 tyZzdne. Na zabranenie kontaktu sa
odporuca natriet oblast, ktori nemozno pokryt koferdamom, kakaovym
maslom. )

Vystrihajte sa vdychovania ¢i prehltania materialu.

. V pripade rozliatia na stdl alebo dlazku ihned zotrite suchou

handri¢kou.

Nemiesajte s inymi vyrobkami.

V3etok odpad zlikvidujte v stlade s miestnymi nariadeniami.

(S
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Pred uporabo previdno preberite
navodila za uporabo.

G-BOND™

ENOKOMPONENTNI SAMOJEDKAJOCI SVETLOBNOSTRJUJOCI
VEZAVNI SISTEM

Uporaba samo za profesionalne namene in za priporo¢ene indikacije.

PRIPOROCENE INDIKACIJE

1. Vez med svetlobnosrtjujo¢im kompozitom in kompomerom na zobno
substanco.

2. Vez med dvojno strujojo¢im kompozitom za cementiranje in dograditve
na zobno substanco, ¢e se le ti polimerizirajo s svetlobo.

KONTRAINDIKACIJE

1. Zas¢ita pulpe.

2.V redkih primerih lahko izdelek pri nekaterih ljudeh povzrogi
preobcutljivost. V takem primeru prekinite z uporabo izdelka in napotite
pacienta k zdravniku.

PREPOVEDANA JE UPORABA

1.V kombinaciji s kemi¢no strjujo¢im kompozitom.

2. G-BOND ne uporabljajte skupaj z drugimi materiali kateri vsebujejo
evgenol, ker evgenol preprecuje strditev le teh.

3. V kombinaciji s sredstvi za desenzibilizacijo, ker lahko onemogocajo
vezavo in strjevanje G-BOND-a.

4. Vez med dvojno strujojo¢im kompozitom za cementiranje in dograditve
na zobno substanco, ¢e se le ti ne polimerizirajo s svetlobo.

NAVODILA ZA UPORABO
1. PREPARACIJA KAVITETE

Zob preparirati po standardni tehniki. Uporabite koferdam za zas¢ito.

Osusite pripravljene zobne povrsine z rahlim zraénim pritiskom.

Pomembno:

Za prekrivanje pulpe uporabite kalcijev hidroksid.

. APLIKACIJA

a) Pred uporabo dobro pretresite steklenicko. (slika 1).

b) Istisnite nekoliko kapljic v posodico (slika 2).

c) Steklenicko zaprite takoj po uporabi (slika 3).

d) Material TAKOJ nanesite na preparirane povrsine sklenine in dentina
s pomocjo mikro Copica (slika 4).

e) Pustite delovati 5-10 sekund po nanosu (slika 5).

f) Nato temeljito posusiti 5 sekund z nemastnim zrakom pod
MAKSIMALNIM pritiskom. Uporabite sesalec za sesanje
razpréenega materiala (slika 6). Konéni rezultat more biti tanka,
hrapava, adhezivna povrsina, katera ima izgled zmrznjenega stekla
in katera se ne premika pod zra¢nim pritiskom.

Pomembno:
1)Po dalj$em hranjenju v hladilniku, stekleni¢ko pred uporabo
pustimo nekaj minut na sobni temperaturi.
2)Pred uporabo G-BOND-a nebruseno sklenino obdelati s 35-40%
gelom fosforne kisline, sprati z vodo in rahlo posusiti.
3)G-BOND nanesti takoj, glede na to da vsebuje hlapljive snovi.
4)Z gobico ali vato odstraniti viSke materiala z zoba (razen s
povrsine, katera se veze), ker kasneje je tezko odstraniti viske.
5)Ce se pred polimerizacijo material kontaminira z vodo, krvjo ali
slino ga je potrebno sprati z vodo in postopek ponoviti.
.SVETLOBNA POLIMERIZACIJA
Polimerizirati z lu¢ko za polimerizacijo (slika 7).
Cas polimerizacije

N

w

Halogena / LED lu¢ka (700 mW/cm?) 10 sekund
Plazma lu¢ (2000 mW/cm?) 3 sekunde
G-Light (1200 mW/cm?) 5 sekund

Ce se vrh svetlobnega nastavka nahaja veé kot 10mm od povr§ine
katero polimeriziramo, uporabite naslednje ¢ase strjevanja.

Halogena / LED lu¢ (700 mW/cm?) 20 sekund
Plazma lu¢ (2000 mW/cm?) 6 sekund
G-Light (1200 mW/cm?) 10 sekund

Pomembno:
1) Za dobro vez je potrebna popolna polimerizacija.
2) Med polimerizacijo je obvezna uporaba zasc¢itnih ocal.

4A. NANOS SVETLOBNO POLIMERIZIRAJOCIH KOMPOZITOV IN
KOMPOMEROV
Po svetlobni polimerizaciji adheziva, slediti navodilom za nanos,
oblikovanje in polimerizacijo kompozitnega materiala.

4B. NANOS DVOJNO STRJUJOCIH KOMPOZITOV
Po svetlobni polimerizaciji adheziva je potrebno posebej
polimerizirati dvojno strjojo¢ kompozitni material. V nasprotnem se z
samovezavo doseze slaba vez.

5. KONCNA OBDELAVA

Polnitev obdelati in polirati po standardnih postopkih.

SHRANJEVANJE

Ce se uporablja dalj ¢asa v hladilniku, druga¢e na sobni temperaturi
(1-28°C).

Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje.

PAKIRANJE
Komplet vsebuje:
5 mL tekocine (1), posodico (br. 1) (1), aplikator z mikro konico. (50)

OPOZORILO

1. G-BOND je vnetljiv. Ne uporabljajte niti ga ne skladiscite blizu odprtega

ognja. Hraniti ga dale¢ od izvora ognja. Ne shranjujte velikih koli¢in na

enem mestu. Ne izpostavljajte ga direktni son¢ni svetlobi.

G-BOND je hlapljiv. Uporabljati ga v dobro prezracenem prostoru.

. V slu¢aju kontakta z oémi takoj sprati z vodo in poiskati zdravnika.

.V slucaju stika z oralnim tkivom ali kozo, takoj odstranite z vato ali

%obico pomoceno v alkohol. Po koncu polnitve temeljito isprati z vodo.
e tkivo po kontaktu z materialom postane belkasto ali nastane mehur

poducite pacienta da se ne dotika dokler reakcija ne preneha, obi¢ajno

po 1-2 tednih. Za preprecitev kontakta s tkivom uporabiti kakavovo

maslo na podrogjih, ki jih ne pokriva koferdam.

. Izogibati se inhalaciji ali poziranju materiala.

. Ce se material polije po mizi ali tleh, ga je potrebno takoj odstraniti s
suho krpo.

8. Ne mesati z drugimi sli¢nimi proizvodi.

9. Hraniti odpadke v skladu z lokalnimi predpisi.

INFAINY
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Pre upotrebe pazljivo pro¢itati uputstvo.

G-BOND™

JEDNOKOMPONENTNI SAMQNAGRIZAJUCI
SVETLOSNOPOLIMERIZUJUCI ADHEZIV

Samo za struénu stomatolosku upotrebu u navedenim indikacijama.

PREPORUCENE INDIKACIJE

1. Spajanje svetlosnopolimerizujucih kompozita i kiselinom modifikovanih
kompozita (kompomera) za zubno tkivo.

2. Spajanje dvostruko polimerizuju¢ih kompozita za cementiranje i
nadogradnje za zubno tkivo ako se ti materijali polimerizuju svetlom.

KONTRAINDIKACIJE

1. Prekrivanje pulpa.

2. U retkim slu¢ajevima ovaj proizvod moZze da izazove preosetljivost kod
nekih osoba. U sluaju takvih reakcija treba prekinuti upotrebu
proizvoda i potraziti lekara.

NE SME SE KORISTITI

1. U kombinaciji sa hemijski stvrdnjavaju¢im kompozitima.

2. U kombinaciji sa materijalima koji sadrze eugenol buduéi da eugenol
moze sprecavati pravilno stvrdnjavanje ili spajanje G-BOND-a.

3. U kombinaciji sa sredstvima za desenzibilizaciju buduc¢i da mogu
sprecavati pravilno stvrdnjavanje ili spajanje G-BOND-a.

4. U kombinaciji sa dvostruko polimerizujuc¢im kompozitima za
cementiranje i nadogradnje ako se ti materijali ne polimerizuju.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
1. PREPARACIJA KAVITETA
Zub preparirati standardnim tehnikama. Koristiti koferdam za zastitu.
Osusiti pripremljene zubne povrsine blagim mlazom pustera.
Paznja:
Za prekrivanje pulpe koristiti kalcijum hidroksid.
. PRIMENA
a) Pre upotrebe dobro protresti bogicu G-BOND (slika 1).
b) Istisnuti nekoliko kapi na €istu posudu (slika 2).
c) Bocicu zatvoriti odmah nakon upotrebe (slika 3).
d) Materijal ODMAH naneti na preparirane povrsine gledi i dentina
pomocu aplikatora sa mikro vrhom (slika 4).
e) Ostaviti 5-10 sekundi nakon nano$enja (slika 5).
Zatim temeljno osusiti 5 sekundi nemasnim vazdusnim mlazom pod
MAKSIMALNIM pritiskom. Koristiti vakum za usisavanje rasprSenog
materijala (slika 8). Zavrsni rezultat treba biti tanak, hrapav,
adhezivni sloj koji izgleda poput smrznutog stakla i koji se vidljivo ne
pomera pod vazdu$nim pritiskom.
Paznja:
1)Posle duzeg ¢uvanja u frizideru bocicu G-BOND pre upotrebe
ostaviti nekoliko minuta na sobnoj temperaturi.
2)Pre upotrebe G-BOND-a nebrusenu gled obraditi 35-40%-tnim
gelom fosforne kiseline, isprati vodom i lagano osusiti.
3)G-BOND uvek odmah naneti buduéi da sadrzi isparljiv rastvor.
4)Sunderom ili vatom odstraniti viSak materijala sa zuba (osim sa
povrsina koje se spajaju) buduéi da je teSko odstraniti visak
materijala posle stvrdnjavanja.
5)Ako se pre polimerizacije nanesen materijal uprlja vodom, krvlju ili
pliuvackom, materijal treba isprati, osusiti zub i ponoviti postupak.
SVETLOSNA POLIMERIZACIJA
Polimerizovati uredajem za polimerizaciju vidljivim svetlom (slika 7).
Vreme osvetljavanja
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Halogeno / LED svetlo (700 mW/cm?)  : 10 sekundi
Plazmeno lu¢no svetlo (2000 mW/cm?) 3 sekunde
G-Light (1200 mW/cm?) 5 sekundi

Ako se vrh vodilice za svetlo nalazi vise od 10 mm od povrSine za
osvetljavanje, koristiti sledece vreme osvetljavanja.

Halogeno / LED svetlo (700 mW/cm?)  : 20 sekundi
Plazmeno IuEno svetlo (2000 mW/cm?) : 6 sekundi
G-Light (1200 mW/cm?) : 10 sekundi

Paznja:
1) Za dobru ¢vrsto¢u spajanja treba potpuno polimerizovati.
2) Tokom polimerizacije koristiti zastitu za oci.

4A. PRIMENA i
SVETLOSNOPOLIMERIZUJUCIH KOMPOZITA | KOMPOMERA
Posle svetlosne polimerizacije adheziva slediti uputstvo proizvodaca
za postavljanje, oblikovanje i svetlosnu polimerizaciju kompozitnog
materijala izbora. i

4B. PRIMENA DVOSTRUKO STVRDNJAVAJUCIH KOMPOZITA
Posle svetlosne polimerizacije adheziva treba zasebno
polimerizovati dvostruko
polimerizujuci kompozit. U protivnom, samostvrdnjavanjem ée se
posti¢i loSa adhezija.

5.ZAVRSNA OBRADA

Ispun zavr$no obraditi i polirati standardnim tehnikama.

CUVANJE

Ako se ne koristi duze vreme, Cuvati u frizideru, inace na sobnoj
temperaturi (1 - 28°C).

Rok upotrebe: 2 godine od datuma proizvodnje.

PAKOVANJE
Komplet sadrzi:
5 mL tecnosti (1), posudu (br. 1) (1), aplikator sa mikro vrhom (50)

UPOZORENJE

1. G-BOND je zapaljiv. Ne koristiti ga ni/niti Cuvati blizu otvorenog
plamena. Drzati ga dalje od izvora vatre. Ne ¢uvati velike koli¢ine na
jednom mestu. Ne izlagati direktnom sun¢evom svetlu.

2. G-BOND je isparljiv. Koristiti ga u dobro provetrenom prostoru.

3. U slucaju dodira sa o¢ima odmah isprati vodom i potraZiti lekara.

4. U slu¢aju dodira sa oralnim tkivom ili koZom odmah odstraniti vatom ili
sunderom namoc¢enim u alkohol. Posle zavr§etka ispuna isprati dobro
vodom.

5. Ako tkivo posle kontakta sa materijalom pobeli ili nastane mehur,
uputiti pacijenta da zahvaéeno podrucje ne dira dok reakcija ne
nestane, obicno posle 1-2 nedelje. Za izbegavanje kontakta sa tkivom

preporuc¢ujemo GC Cocoa butter na podrucju koje ne pokriva koferdam.

6. Izbegavati inhalaciju ili gutanje materijala.

7. Ako se materijal prolije po stolu ili podu, treba ga odmah odstraniti
suvom krpom.

8. Ne mesati sa drugim sli¢nim proizvodima.

9. Zbrinjavati sav otpad u skladu sa lokalnim propisima.

Posljednja revizija : 08/2008

Mepen 3acTOCYBaHHSM YBaXHO NpouuTanTte
IHCTPYKLit0 3 BUKOPUCTaHHS.

G-BOND™

OAHOKOMIMOHEHTHWI CAMOTPOTPABJIIOIOYNIA AITE3VB
CBITNIOBOI NONIMEPU3ALI

[Inst BUKOPUCTaHHS NiLLIE NiKapSIMU-CTOMATONOraMut Y BUMNagkax, Lo
OnvcaHi B JaHiit iHCTPyKLi.

NMOKA3AHHSA

1. BOHAWHI KOMMNO3MTIB CBITNOBOI NoniMepu3aLli Ta MoANdIKOBaHMX
KCOTamMM KOMMO3WTIB (KOMMOMEPIB) 40 CTPYKTYp 3y6a.

2. BoHAuHT fo cTpykTyp 3yBa KOMMO3WTIB NOABIHOTO TBEPAIHHSA ANs
chikcaLii abo Haabya0BM KyKCK 3a YMOBW, LLO Lii MaTepiany 6yayTs
noniMepuyBaTucs CBITIoM.

NMPOTUMNOKA3AHHSA

1. MpsiMe nepekpuUTTA NynbNu.

2. B nooavHOKMX BUMagkax martepian MoXe BUKIIMKaTU YyTNUBICTb Y AESKUX
nauieHTiB. Y pasi BUHUKHEHHS! Takux peakUiil MPUMMHITE BUKOPUCTaHHS
Mmartepiarny Ta 3BepHiTbCA 40 nikaps BiAnoiaHoi cnevianiadii.

HE BUKOPUCTOBYBATU
1. Y komGiHaLii 3 KOMMO3UTamm XiMIYHOTO TBEPAIHHS.
2. Y kombiHaLii 3 MaTepianamu, Lo MICTSTb €BreHOo, OCKiNbKX eBreHon

MOXXe 3aLLKoAUTY noniMepu3aLyii abo oTpumaHHto HanexHoi agresii G-BOND.

3. Y koMmbiHaLii 3 aeceHceTan3epamu, OCKinbk1 4ECEHCETan3epyu MOXyTb
3awwkoanT nonimepm3adii abo oTpuMaHHio HanexHoi aaresii G-BOND.

4.Y komBiHaLii 3 koMno3uTamm NoABIHOro TBEPAIHHSA ANs dikcauii abo
HaaByaoBK KyKeu, SIKLLO B MoAanbLUoMy Lii MaTepianu He byayTs
nonimepu3yBaTucs CBIiTIom.

BKA3IBKM 10 BUKOPUCTAHHA

1. MIArOTOBKA NOPOXHUHA

Bignpenapyiite 3y6, 3aCTOCOBYOUM TpaauLIiiHy METOAMKY. [ins 3axucty

BUKOPUCTOBYIATE Kodepaam. Bucywwite BinnpenaposaHi nosepxHi 3yba

NOBITPSAM TMi] HEBENMKIM TUCKOM.

MpumiTka:

[Nt nepeKkpuTTS Nynbny BUKOPUCTOBYNTE MaTepiany Ha OCHOBI

rigpokcuay KanbLyjto.

HAHECEHHA

a) PeTenbHo 36oBTaiiTe nnsieyky 3 G-BOND nepes B1aaBnioBaHHSM
(Puc. 1).

6) Buaasith kinbka kpanens Ha yncTy nanety (Puc. 2).

B) 3akpusanTe nnaLeYKy oapasy nicns sukopuctanHs (Puc. 3).

r) HEFTAMHO 3a gonomMoroio 0aHOpa3oBoro annikatopa HaHeciTb
Mmartepian Ha noBepxHi emani Ta AeHTuHy (Puc. 4).

A)3anuwre Ha 5-10 cekyHa. (Puc. 5).

€) MNoTiM peTenbHO BUCYLLITL NOBITPAM 6e3 JoMiLLok Macna nig

MAKCUMAJTbHWM Tuckom npoTsirom 5 cekyHa. Bukopuctosyiite

nunococ Ans 3anobiraHHs po36puakyBaHHs aareausy (Puc. 6).

KiHueB\M pe3ynbTaTom noBuHHA ByTW TOHKA, LOPCTKyBaTa nniBka

apresusy, LLO Mae BUMS/, NOKPUTOTO iHEEM CKI1a Ta NMOMITHO He

MiHSIETBCS NPY NofarnbLIoMy 064yBaHHi MOBITPSM.

Mpumitka:

1) Micns nosroTpuBanoro 36epiraHHsA y XONoaunbHWKY nepes
BUKOPUCTaHHAM 3anuiiTe nnsiweyky 3 G-BOND Ha kinbka XBunvH
npw KiMHaTHIn Temnepartypi.

2) MNepen BukopuctaHHsm G-BOND He npenapoBaHy emarb HeobxiaHO
06pobuTn renem 35-40% opTohochOpHOT KUCIIOTH, MPOMUTU BOAOK
Ta 3nerka niacyLumTu.

3) HanocbTe G-BOND oppasy, ockinbkit MaTepian MiCTUTb neTiounin
PO3UUHHMK.

4) Buoanite Haanuwkn MaTepiary 3 NOBEPXOHb 3y6a, Lo He
npusHayeHi ans GoHAWHT, rybkoto abo BaTHOO KyIbKOH, OCKINbKU
nicnst nonimepu3avii 3pobuTi Lie Byae Baxko.

5) SKLLIO HaHeceHuit MaTepian 3abpyAHEHO BOLOH, KPOB'O UM CIIMHOKO
A0 nonimepusaii, npomuiiTe 3y6 BoAOIO, BUCYLLITL MOBITPSIM Ta
NOBTOPITb NPOLIEAYPY HAHECEHHS.

3. MONIMEPU3ALIIA CBIT/IOM

Bu1KOpUCTOBYITE NpuU3HaYeHnii Ans Lboro nonimepuaatop (Puc. 7).

Yac ekcnosuuii

anorexoswid/ CeitnoaioaHuid (700 mBt/cm?) @ 10 cekyHp,

Mna3smoBa ayra (2000 mBT1/cm?) 1 3 cekyHan

G-Light (1200 mBt/cm2) 5 cekyHn

Y BUNazKy, AKLLO CBITNOBOA BiAAaneHuii Big NoBEPXHI, LLIO ONPOMIHIOETLCS,
BinbLue Hix Ha 10 MM, NoniMepu3yiTe NPOTArOM Takoro Yacy.
anorexosuii/ CeitnopaiogHuii (700 mBt/cm?) : 20 cekyHa
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Mna3smosa ayra (2000 mB1/cm?) 6 cekyHn

G-Light (1200 mBT1/cm?) 1 10 cekyHp

MpumiTka:

1) Ans oTpUMaHHa MakcumManeHoi aareaii noniMepuayiite matepian
MOBHICTIO.

2) BUKOPUCTOBYIATE 3aXUCHWIA LLMTOK aB0 NoAibHMIA 3aXUCHWIA NPUCTPIN
NS oveld Mif Yac nonimepusadii CBiTriom.

4A. BHECEHHA KOMMNO3UTIB TA KOMIMOMEPIB CBITNOBOI
NONIMEPUSALLIT
[Micns nonimepu3adii aareavsy [OTPUMYIATECH IHCTPYKLIN BUPOBHWKa
LLIOAI0 BHECEHHS1, KOHTYPYBaHHS Ta nosiMepusaLii caitriom
KOMMO3MTHOrO MaTepiasy, Lo 3aCTOCOBYETLCS.

46. BHECEHHA KOMMO3WTIB NOABIMHOIO TBEPAIHHA
[Micns nonimepusadii agreavsy 060B'S3KOBO NoniMepu3yiTe CBITIIOM
MaTepian noABiHOro TBepAiHHSA okpemo. MNpocTo XiMiYHe TBepAiHHA
npv3Beae A0 OTPUMAHHSI HeoCTaTHBOT aaresii.

5. ®IHILUHA OBPOBKA

[iaroHky Ta NonipoBKy pecTaBpaLlii BUKOHyTE 3a CTaHOapTHOIO METOAVKOIO.

3BEPIFAHHA

36epiraiite maTepian y XonoaunbHWKY, SKLLO BiH HE BUKOPUCTOBYETLCSA
TPUBaNUI Yac; B iHLWOMY BUNaaKy, 36epiraiiTe Npu KiMHaTHI Temnepartypi
(1-28°C) (33,8-82,4°F).

TepmiH NpuaaTHOCTI: 2 POKW BiA AaT BUPOGHWMLITBA.

YMAKOBKA

Habip micTutb:

5mn piguhu (1), naneta ana suaasniosanHa (Ne1) (1), oagHopasosuii
annikatop (50)

YBATA

1. G-BOND - nerkosaiimucra pevosuHa. He BukopucrtosyiiTe 6ins
BiKpUTOro BOrHio. He Tpumarite 6nm3bko 4o mkepen 3aimanHs. He

36epiraiiTe BenuKky KinbKicTe MaTepiany B ogHomy Micui. He Tpumaiite nig
NPSIMAMMN COHSIYHUMM NPOMEHSIMMU.

G-BOND — neTtoya pevoBrHa. BUKOpUCTOBYINTE Y MPUMILLIEHHSX, LIO

[Ao6pe NpoBITPIOTLCS.

[Mpu noTpannsHHi y oui HeraHo NPOMWUIATE BOAOIO Ta 3BEPHITLCA A0 Nikapsi.

.Y BUNagKy KOHTaKTy Matepiany 3 M'SKMW TKaHUHaMK POTOBOI MOPOXHUHM
abo LWKIpoto HeraiiHo BuaaniTe matepian rybkoi abo BaTHO KymnbKoto.
[Micns 3aBepLueHHs pecTaBpaLlii peTeribHO NPOMUIATE BOAOHO.

. AKLWO AinsiHKa Ha Tini, LWo KOHTaKTyBana 3 maTepianom, nobinina abo
BKpUNacs nyxupsiMu, nopafbTe nauieHToBi He YinaT BpaXKeHy NOBEPXHIO

[OTW, AIOKW NOAPA3HEHHS He 3HUKHE (3a3Buyaii, 1-2 TwxHi). 3aans

3anobiraHHA TaKoro KOHTaKTy PEKOMEHYETbCSt HAHOCUTW Macrio Kakao Ha

AINSHKK, SIKi He MOXYTb ByTW i30MbOBaHi 3a 4ONOMOrolo Kodepaamy.

He ponyckaiite BAWXaHHS Ta KOBTaHHS mMaTepiany.

Mpv noTpannsaHHi MaTepiany Ha CTin Yu NiANory HeranHo npubepithb oro

CYXOH0 TKaHWHOIO.

8. He 3milyitTe 3 iHLLIMMK MaTepianamu.

9. YTunisyinTe 3anuiuku BianosigHoO A0 MiCLIEBUX Npasun.
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Kullanimdan énce , talimatlari
dikkatlice okuyunuz.
G-BOND™

TEK KOMPOENTLI KENDINDEN ASITLI ISIK ILE POLIMERIZE OLAN
ADEZIV

Sadece dis hekimleri ve dis teknisyenleri tarafindan 6nerilen endikasyonlarda
kullanilir

TAVSIYE EDILEN ENDIKASYONLAR

1. Isikla polimerize olan kompozitlerin ve asit modifiye
kompozitlerin(kompomer) dis yapisina baglanmasnda.

2. Dual - cure yapigtirma simanlarinda ve isikla polimerize olan kor yapim
kompozitlerinin dis yapisina baglanmasinda.

KONTRAENDIKASYONLAR

1. K&k Yizeyi Ortlict.

2. Urlin ender olarak bazi kisilerde alerjik reaksiyon olusturabilir.Bu tarz
durumda olustugunda, Uriiniin kullanimini durdurunuz ve uzmana
basvurunuz.

KULLANILMAMALI

1. Kimyasal polymerize olan rezin kompozitler ile birlikte

2. Ojenol iceren materyaller ile birlikte kullanmayiniz. G-bond'un
polimerizasyonunu ve baglantisi etkilemektedir.

3. Hassasiyet giderici iceren materyaller ile birlikte kullanmayiniz. G-bond’un
polimerizasyonunu ve baglantisi etkilemektedir.

4. Dual-cure yapistirma simanlari ve kor yapim materyalleri isikla polimerize
edilmedigi siirece birlikte kullanilmamalidir.

KULLANMA TALIMATI
1. KAVITE HAZIRLAMA
Kaviteyi standart yontemlerle hazirlayiniz. Koruma igin rubberdam
kullaniniz. Dis yiizeyini hafif hava ile kurulayiniz.
NOT:
Pulpa ortlicti olarak kalsiyum hidroksit kullaniniz.
UYGULAMA
a) Bondingi damlatmadan once siseyi bir kag dakika dik bir sekilde
calkaliyiniz. (Sek.1)
b) Temiz godeye bir kag damla damlatiniz. (Sek.2)
c) Sisenin kapagini kullandiktan sonra hizlica kapatiniz. (Sek.3)
d) Tek kullanimlik aplikatorler ile hizlica hazirlanmis mineye ve dentine
uygulayiniz. (Sek.4)
e) Uygulamanin ardindan 5-10 saniye bondu dagitmadan bekleyin. (Sek.5)
f) Daha sonra, Yag@siz hava ile maksimum hava basinci altinda 5 saniye
kurutunuz. Adezivin sigramasini énlemek igin tikirik emici
kullaniniz. (Sek.6) En son sonug, buzlu cam goriintiisiinde hava basici
altinda hareketi gériinmeyen ince, plriizlii adeziv film tabakasi
seklinde olmalidir.
Not:
1)Buz dolabinda saklanmis bodingleri kullanmadan 6nce birkag dakika
oda sicakliginda bekletiniz.
2)Kesilmemis mineye uygulamadan énce %35-40 fosforik asit
uygulayip, yikayip, kurutup, G-Bond'u uygulayiniz.
3)Materyal ugucu ¢oziicli igerdigi igin hizli bir sekilde uygulayiniz.
4)lIsik uyguladiktan sonra artik materyalleri dis ylizeyinden temizleyiniz.
Bondlanmasini istemediginiz ylizeyleri pamuk pellet ile temizleyiniz
yoksa Isik kiirlinden sonra gikarmasi zor olacaktir.
5) Eger materyal 11k uygulamadan 6nce su, kan veya tiikirik ile
kontamine olursa islemi tekrarlayiniz.
ISIK KURU
Isik Uygulama Stiresi:
Halojen/ LED(700 mW/cm?) : 10 saniye
Plazma ark (2000 mw/ cm?) 3 saniye
G-light (1200 mW/cm?) 5saniye
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Isik uygulanan alana isik cihazinin ucunun uzakhgr 10 mm fazla ise
asagidaki strelerde 1s1k uygulayiniz.

Halojen/ LED(700 mW/cm?) : 20 saniye

Plazma ark (2000 mw/ cm?) 6 saniye

G-light (1200 mW/cm2) 10 aniye

Not:
1) Isik Kiiri tamamlanmasi bondingin baglanma giicline bir etkendir.
2) Gozlerinizi 1siktan korumak igin koruyucu kullaniniz.

4A. ISIKLA POLIMERIZE OLAN KOMPOZIT VE KOMPOMER
YERLESTIRILMESI
Isikli adezivi uyguladiktan sonra, tretici firmanin talimatlarina gore
yerlestiriniz ve konturlayiniz ve segenege gore itk kiirli uygulayiniz.
4B . DUAL CURE KOMPOZIT YERLESTIRILMESI
Isikli adezivi uyguladiktan sonra, 1sik ile dual kiir materyalin polymerize
_edildiginden emin olun.
5. BITIRME
Restorasyonu uygulayiniz ve bilinen yontemlerle parlatma islemini yapiniz.

SAKLAMA KOSULLARI

Uzun sure kullanilmayacaksa buzdolabinda saklayabilirsiniz.

Diger durumlarda oda sicakliginda saklanmalidir. (1-28°C) (33,8-82,4°F).
Raf Omrii ,lretim tarihinden itibaren 2 yildir.

AMBALAJ
5 mL likit, 50 adet aplikator,1 adet aplikator tutucu ve 1 adet plastik gode

UYARILAR;

. G-BOND yanicidir. Tutusabilecedi ve ates alabilecegi alanlardan uzak
yerlerde kullaniniz ve saklayiniz.

G-BOND ugucudur. lyi havalandiriimis alanlarda kullaniniz.

Goz ile temas ettiginde direk su ile yikayiniz ve tibbi midahalede
bulununuz.

Eger G-bond oral doku ile temas ederse pamukla veya gazli bez ile
temizleyiniz. Restorasyonun yapimi bittikten sonra su ile yikayiniz.
Eger G-bond doku ile temas edip, doku beyaz bir hale dontsmds ise,
o bdlge iyilesene kadar o bolgeye dokunulmamasi 6nerilir ki genelde
iyilesmemesi 1-2 hafta kadar siirer. Temasi 6nlemek igin Rubberdam’in
kaplamadigi durumlarda kakao yag strebilirsiniz.

6. Urliniin solunmamasina ve yutulmamasina dikkat edilmemelidir.

7. Bir yere dokuldiigi zaman hemen kuru bir bezle temizleyiniz.

8. Diger trtnler ile karigtirmayiniz.

9. Yasal diizenlemelere gore bos kutulari yok ediniz

> wn
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Pirms lieto$anas rapigi izlasiet lietoSanas
instrukciju.

G-BOND™

VIENKOMPONENTA PASKODINOSS GAISMA CIETEJOSS ADHEZIVS

Paredzéts tikai zobarstniecibas specialistam izmanto$anai rekomendétas
indikacijas.

REKOMENDETAS INDIKACIJAS

1. Gaisma cietéjosu kompozitu un kompoméru saitéSana pie zoba
audiem.

2. Duali cietéjosu fiksacijas un zoba stumbra atjauno$anas kompozitu
saitéSana pie zoba audiem gadijumos, kad tie tiek cietinati ar gaismu.

KONTRINDIKACIJAS

1. Pulpas parklasana.

2. Retos gadijumos produkts var izsaukt jutigumu. Ja ir novérota $ada
reakcija partrauciet produkta izmanto$anu un vérsieties pie arsta.

NELIETOT

1. Kombinacija ar kimiski cietéjosiem sveku kompozitiem.

2. Kombinacija ar eigenolu saturo$iem materialiem, jo tie var traucét
GC G-BOND cietésanu vai ta adhezivas Tpasibas.

3. Kombinacija ar desensitaizeriem, jo desensitaizeri var traucét
GC G-BOND cietésanu vai ta adhezivas Tpasibas.

4. Kombinacija ar duali cietéjosiem fiksacijas un zoba stumbra
atjaunoSanas kompozitiem gadijumos, kad tie netiek cietinati ar gaismu.

LIETOSANAS NORADIJUMI
1. KAVITATES SAGATAVOSANA

Preparét zobu parastaja veida. Aizsardzibai izmantot koferdamu.

Nozaveéjiet preparéta zoba virsmas ar maigu gaisa plismu izmantojot

gaisa pusteri.

Piezime:

Pulpas parklasanai izmantojiet kalcija hidroksidu.

. SAITES UZKLASANA

a)Pirms aplikacijas sakratit G-Bond pudeli (1.att.).

b)leliet daZus pilienus traucina (2.att.)

c) Péc lietosanas nekavéjoties uzlikt pudelei vacinu (3.att.).

d) Ar vienreizlietojamo aplikatoru NEKAVEJOTIES uzklat uz preparétas
emaljas un dentina (4.att.).

e)Atstat uz virsmas uz 5-10 sekundém (5.att.).

f) Péc tam ar MAKSIMALU gaisa spiedienu 5 sekundes zavét.
Izmantojiet vakuuma atsticéju, lai novérstu adheziva $lakatas
(6.att.). Gala rezultatam jabat planam, raupjam adheziva slanim, kas
lidzinas apsarmojusam stiklam un tas vizuali vairs neparvietojas
gaisa plismas ietekmé.

Piezime:

1)Ja G-BOND ilgaku laiku tika glabats ledusskapt, pirms
lietoSanas paturiet to vairakas mindtes istabas temperatara.

2)Neapstradatu emalju pirms G-BOND aplikacijas vajag kodinat
ar 35-40% fosforskabi, noskalot ar Gdeni un maigi nozaveét.

3)G-BOND vajag aplicét nekavéjoties, jo materials satur atri
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4)Materiala parpalikumu no zoba virsmam (no tam virsmam, kuras
nav paredzeéts saitét) nonemt ar Svammiti vai vates peleti, jo
materiala parpalikumus pé&c polimerizacijas ir grati nonemt.
5)Ja materials pirms polimerizacijas ir nonacis kontakta ar Gdeni,
asinim vai siekalam zobu nomazgat un nozavét un atkartot saites
uzklasanas proceddaru.
.POLIMERIZACIJA
Materialu polimerizét ar redzamas gaismas polimerizacijas lampu
(7.att.).
Iradiacijas laiks:
Halogénlampa/ gaismas diozu lampa (700 mW/cm?) : 10 sekundes
Plazmas lampa (2000 mW/cm?) 3 sekundes
G-Light (1200 mW/cm?) 5 sekundes
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Gadijumos, ja gaismas vads ir vairak par 10 mm attaluma no
polimeriz&jamas virsmas polimeriz&jiet sekojosi:
Halogénlampa/gaismas diozu lampa (700 mW/cm?)
Plazmas lampa (2000 mW/cm?)

G-Light (1200 mW/cm?)

: 20 sekundes
: 6 sekundes
: 10 sekundes

Piezime:

1) Polimerizgjiet pilnigi, lai iegatu efektivu saites stipribu.

2) Polimerizacijas laika izmantojiet gaismas aizsargstiklu vai
lidzvertigas aizsargbrilles.

4A. GAISMA CIETEJOSU KOMPOZITU UN KOMPOMERU APLIKACIJA
Péc adheziva polimerizacijas sekojiet razotaja lietoSanas instrukcijas
noradijumiem attieciba uz izvéléta kompozita aplikaciju, konturésanu
un polimerizaciju.,

4B. DUALI CIETEJOSU KOMPOZITU APLIKACIJA
Péc adheziva polimerizacijas duali cietéjoSo kompozitu polimerizé&jiet
atseviski. Laujot duali cietéjoSam kompozitam polimerizéties kimiski
tas novedis pie nepareizas adhézijas.

5. APSTRADE

Pielagojiet restauraciju un pulgjiet to izmantojot standarta panémienus.

UZGLABASANA

Ja materials netiek ilgstosi izmantots uzglabat ledusskapr, citos
gadijumos uzglabat istabas temperatara (1 — 28°C) (33,8 — 82,4°F).
Deriguma termins: 2 gadi no razo$anas datuma.

IEPAKOJUMS
5 mL skidrums, traucini (Nr.1) (1), vienreizlietojamie aplikatori (50)

BRIDINAJUMS

1. G-BOND ir uzliesmojos$s. Nelietot atvértas liesmas tuvuma.

Turét prom no uzliesmojosiem avotiem. Neglabajiet lielus daudzumus

vienuviet. Neuzglabat tieSos saules staros.

G-BOND ir izgarojoss. Lietojiet labi ventiléjamas telpas.

. Kontakta gadijuma ar acim nekavéjoties noskalot ar Gdeni un vérsties
péc mediciniskas palidzibas.

Kontakta gadijuma ar mutes dobuma audiem vai adu nekavéjoties
nonemt ar Svammiti vai vati. PEc restauracijas pabeig$anas noskalot ar
adeni.

Ja audi, kas nonakusi kontakta ar adhezivu paliek balti vai izveidojas
Clla, iesakiet pacientam bojato vietu atstat netraucétu Iidz réta pazad,
parasti tas notiek 1-2 nedé|u laika. Lai izvairitos no kontakta ieteicams

vietas, kur nav koferdama aizsardzibas uzklat kakao sviestu.

. lzvairieties no materiala ieelpo$anas vai norisanas.

. Ja materials iz$|akstijies uz galda vai gridas, nekavéjoties noslauctt ar
sausu dranu.

8. Nejaukt kopa ar citiem produktiem.

9. Atkritumus izmest saskana ar vietéjiem noteikumiem.

Hown

o

~N o

Pédéjo reizi parskatits : 08/2008

Prie§ pradédami naudoti
atidZiai perskaitykite instrukcijas.

G-BOND™

VIENKOMPONENTIS SAVAIME ESDINANTIS SVIESOJE KIETEJANTIS
ADHEZYVAS

Skirtas tik gydytojy-odontology naudojimui pagal rekomenduojamas
indikacijas.

REKOMENDUOJAMOS INDIKACIJOS

1. Sviesoje kietéjanciy kompozity ir ragstimis modifikuoty kompozity
(kompomery) jungties sudarymui (bondingui) su danties audiniais.

2. Dvigubo kietéjimo bei kuléiy atstatymui skirty kompozity sujungimui su
danties audiniais, su salyga, kad Sios medziagos kietinamos $viesa.

KONTRAINDIKACIJOS

1. Tiesioginiam pulpos padengimui.

2. Retais atvejais $is produktas gali sukelti jautruma. Jei taip atsitiko,
nutraukite Sio produkto vartojima bei kreipkités | gydytoja.

NENAUDOTI

1. Kartu su cheminio kietéjimo kompozitais.

2. Kartu su eugenolio savo sudétyje turinéiomis medziagomis, kadangi
eugenolis gali sutrikdyti normaly G-BOND kietéjima ar jungimosi
savybes.

3. Kartu su danty nujautrinimo priemonémis, kadangi Sios gali sutrikdyti
normaly G BOND kietéjima ar jungimosi savybes.

4. Kartu su dvigubo kietéjimo bei kul€iy atstatymui skirtais kompozitais,
jei Sie néra kietinami Sviesa.

NAUDOJIMO BUDAS
1. ERTMES PARUOSIMAS

a)Paruoskite dantj naudodami standartines technikas. Apsaugai
naudokite koferdama. Paruostus danties pavirSius nusausinkite
$velnia oro srove.

Pastaba:
Pulpos apsaugai naudokite kalcio hidroksida.
2. APLIKACIJA

a) Prie$ naudojima, gerai sukratykite G-BOND buteliuka (Pav. 1).

b) |lasinkite keletg lasy | $vary maiSymo indelj (Pav. 2).

c¢) UzZsukite buteliukg kamsteliu tuoj po naudojimo (Pav. 3).

d) Vienkartiniu aplikatoriumi NEDELSIANT uztepkite medziagg ant
paruosty emalio ir dentino pavirsiy. (Pav. 4).

e) Palikite aplikacijg 5 -10 sekundziy padziati (Pav.5).

f) Tuomet, naudodami orapiite maksimaliu reZzimu , dZiovinkite
aplikacijg dar 5 sekundes. Naudokite atsiurbéja, kad iSvengtuméte
adhezyvo i$sitaskymo (Pav. 6). Galiausiai turi susiformuoti plonas
Siurkstus adhezyvo sluoksnis, primenantis matinj stikla, kurio
pavirsiuje, toliau puciant orapdte, nevyksta joks matomas medziagos
judéjimas.

Pastaba:

1)Po ilgalaikio saugojimo, i§émus G-BOND buteliuka i$ $aldytuvo,
prie$ naudojimag palaikykite ji keleta minuciy kambario
temperataroje.

2)Prie$ G-BOND naudojima ant graztu nepreparuoto emalio, jis turi
bati ésdinamas 35-40% fosforo riigstimi, nuplautas vandeniu ir
Svelniai nusausintas.

3)Aplikuokite G-BOND nedelsiant, kadangi medziagoje yra lakaus
tirpiklio.

4)Medziagos pertekliy nuo danties ( i§skyrus bondu pateptus
pavirSius) pasalinkite vatos tamponéliu ar kempinéle, kadangi po
sukietinimo $viesa tai bus sunku padaryti.

5)Jei aplikuota medziaga uzterSiama vandeniu, krauju ar seilémis,
prie$ kietinima iSplaukite ir iSdZiovinkite dantj bei pakartokite
aplikavimo procedura.

3. KIETINIMAS SVIESA

Kietinkite matomos Sviesos polimerizacine lempa (Pav. 7).

Svitinimo laikas

Halogenine/ LED (diodine) (700 mW/cm?) : 10 sekundziy

Plazmine (2000 mW/cm?) : 3 sekundés

G-Light (1200 mW/cm?) : 5 sekundés

Tais atvejais, kada Sviesolaidis laikomas toliau nei 10mm nuo
kietinamo pavirSiaus, kietinkite Siais intervalais.

Halogenine / LED (700 mW/cm?) : 20 sekundziy
Plazmine (2000 mW/cm?) : 6 sekundes
G-Light (1200 mW/cm?) : 10 sekundziy

Pastaba:

1) Norédami uztikrinti stiprig jungtj, medziaga gerai sukietinkite Sviesa.

2) Kietindami Sviesa, naudokite apsauginj skyda ar kitokig apsaugine
priemong akims.

4A. SVIESOJE KIETEJANCIY KOMPOZITY IR KOMPOMERY
|DEJIMAS
Sukietinus adhezyva Sviesa, teskite pasirinktos kompozicinés
medziagos {déjima, formavima ir kietinima Sviesa pagal gamintojo
instrukcija. X X

4B. DVIGUBO KIETEJIMO KOMPOZITY |DEJIMAS
Sukieting adhezyva Sviesa, bitinai sukietinkite ir dvigubo kietéjimo
kompozita. Vien tik savaiminis kietéjimas neuztikrins tinkamos
adhezijos.

5. POLIRAVIMAS

Pritaikykite ir nupoliruokite restauracija standartinias metodais.

LAIKYMAS

Jei nenaudojate ilgesnj laika, laikykite Saldytuve, visais kitais atvejais -
kambario temperattroje (1-28°C)(33,8-82,4°F).

Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos.

PAKUOTE
Rinkinj sudaro:
5 ml skyscio (1), indelis maiSymui (No.1) (1), Vienkartiniai aplikatoriai (50)

ATSARGIAI

1. G-BOND yra degus. Nenaudoti $alia atviros ugnies. Laikykite atokiai
nuo degimo $altiniy. Nelaikykite didelio kiekio vienoje vietoje. Laikykite
atokiai nuo tiesioginés saulés Sviesos.

G-BOND yra lakus. Naudoti gerai védinamoje vietoje.

Jei Sios medziagos pateko | akis, tuoj pat iSplaukite vandeniu
irkreipkités | gydytoja.

Jei Sios medziagos pateko ant odos ar kity burnos ertmés audiniy,
nedelsiant pasalinkite kempinéle ar vatos gabaliuku. Kada baigéte
restauravimo procedira, gerai nuplaukite vandeniu.

Jei audiniai, ant kuriy pateko medziagos, pabala ar susiformuoja
puslelés, patarkite pacientui tos vietos neliesti, kol pazeidimas iSnyksta.
Paprastai iSnyksta per 1-2 savaites. Norédami iSvengti
nepageidaujamo medziagos ir burnos audiniy kontakto - vietas , kuriy
neuzdengia koferdamas, izoliuokite kakavos sviestu.

Venkite medziagos {kvépimo ar prarijimo.

I18pylus ant stalo, grindy ar drabuziy, nedelsiant nuvalykite sausu
audiniu.

Nemaisykite su kitais produktais.

Utilizuokite likucius pagal vietiniy institucijy reikalavimus.
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Enne toote kasutamist lugeda hoolikalt
kasutamisjuhendit.

G-BOND™

UHEKOMPONENTNE ISESOOVITAV VALGUSKOVASTUV ADHESIIV
PUDELIS

Professionaalseks kasutamiseks hambaravis.

NAIDUSTUSED

1. Sidusainena kdikide valguskdvastuvate komposiit- ja kompomeer
restauratsioonide alla.

2. Sidusainena kahestikdvenevate luting ja kondi llesehitusmaterjalide
alla, kui need materjalid on valguskdvastuvad.

VASTUNAIDUSTUSED

1. Pulbi katmine.

2. Harvadel juhtudel véib toode pdhjustada tundlikkust. Sellisel juhul
koheselt katkestada toote kasutamine, vajadusel pé6rduda arsti poole.

MITTE KASUTADA

1. Keemiliselt kdvanevate komposiittaidismaterjalide sidustamiseks.

2. Kombineeritult eugenoli sisaldavate materjalidega kuna eugenol vdib
takistada G-BONDi kdvenemist.

3. Kombineeritult desensitizeritega kuna desensitizerid véivad takistada
G-BONDi kdvenemist.

4. Kombineeritult koos kahestikdvanevate luting ja kondi
llesehitusmaterjalidega juhul, kui neid materjale ei valguskdvastata.

KASUTUSJUHEND

1. KAVITEEDI PREPARATSIOON

Prepareeri hammas kasuta standard tehnikat. Kasuta rubber dam

kummi. Kuivata prepareeritud hammas ornalt dhuga.

Markus:

Pulbi katmiseks kasuta kaltsiumhtidroksiidi.

APLITSEERIMINE

a) Enne kasutamist raputa G-BOND pudelit pdhjalikult (Joon.1).

b) Doseeri méned tilgad puhtale segamisalusele (Joon.2).

c) Péarast kasutamist sule pudel koheselt korgiga (Joon.3).

d) Aplitseeri KOHESELT prepareeritud emaili ja dentiini pinnale kasuta
ihekordset applikaatorit (Joon.4).

e) Péarast aplitseerimist hoia materjali hairimatult 5-10 sekundit (Joon.5).

Seejarel kuivata 5 sekundit élivaba 6huga MAXIMUM survega.

Kasuta samaaegselt vaakumimemist valtimaks bondingu laiali

pritsimist (Joon. 6). Lépptulemusena peaks dhuke, kare adhesiivkiht

vélja ndgema mattklaasina ja 6huga survet avaldades visuaalselt
mitte likuma.

Markus:

1) Kui G-BONDi on sailitatud kilmkapis hoia pudelit enne
kasutamist méned minutid toatemperatuuril.

2) Sellisel juhul, kui hammast pole puuritud t66tle emaili pind
fosforhappega 35-40%, pese ja kuivata 6rnalt enne G-BONDi
kasutamist

3)Aplitseeri segamisaluselt G-BOND koheselt, sest materjal on
lenduv.

4)Eemalda materjali Glemaar hambalt (ka korval olevatelt
hambapindadelt) kasna voi vatikuuliga koheselt kuna parast
valguskdévastamist on see raskendatud.

5) Kui materjali pind on saastunud veega, vere voi siiljega peaks
enne valguskdvastamist eelnevalt uuesti pesema ja kuivatama
ning seejérel kordama aplitseerimis protseduuri.

. VALGUSKOVASTAMINE

Valguskdvastamiseks kasuta valguslamppi (Joon. 7).
Kdvastamisaeg

N

=

w

Halogen / LED (700 mW/cm?) : 10 sekundit
Plasma Arc (2000 mW/cm?) 3 sekundit
G-Light (1200 mW/cm?) 5 sekundit

Juhul, kui valgusjuht on hambapinnalt 10mm eemal peab
kdvastamisaega pikendama sama aja vorra.

Halogen / LED (700 mW/cm?) : 20 sekundit
Plasma Arc (2000 mW/cm?) 6 sekundit
G-Light (1200 mW/cm?) : 10 sekundit

Mérkus:

1) Valgusta bondig taielikult, et saavutada téhus kinnitustugevus.

2) Valguskdvastamise ajal kasuta silmade kaitseks kaitseekraani voi
prille.

4A. VALGUSKOVASTUVATE KOMPOSIIT-JA
KOMPOMEERTAIDISMATERJALIDE PAIGALDAMINE
Parast adhesiivi valguskdvastamist jargi tootjapoolseid materjalide
kasutamise, kontuuride ja valguskdvastamise instruktsioone.

4B. KAHESTIKOVANEVATE KOMPOSIITMATERJALIDE
PAIGALDAMINE
Parast adhesiivi valguskovastamist veendu, et valguskdvastad
kahestikdvenevat materjali eraldi. Ainult keemiline kdvenemine ei
anna soovitud adhesiooni.

5. VIIMISTLEMINE

Korrigeeri restauratsioon ja poleeri kasuta standard tehnikaid.

SAILITAMINE

Kui ei kasuta materjali pika perioodi jooksul, sailitada toodet kiilmkapis,
vastasel juhul séilitada toatemperatuuril (1-28°C) (33,8-82,4°F).
Sailivusaeg: 2 aastat alates tootmisest.

PAKENDID

Komplekt sisaldab:

5 mL vedelikku (1), segamisalus (Nr.1) (1),
ihekordsed aplikaatorid (50)

HOIATUS .

1. G-BOND on kergesti sittiv.Ara kasuta lahtise tule laheduses. Hoia

eemal iseslttivatest ainetest. Ara pane paksult. Hoia eemal paikese

valguse eest.

G-BOND on lenduv. Kasuta head ventilatsiooni.

Silma sattumisel loputa hoolikalt veega ja p66rdu vajadusel arsti poole.

. Kokkupuutel suu limaskesta voi nahaga eemalda see koheselt kasna
voi vatikuuliga. Parast, kui restauratsioon on I&petatud loputa pdhjalikult
veega.

. Kui kokkupuutes materjaliga muutub limaskest valgeks voi villiliseks
soovita patsiendile kahjustatud piirkond jatta puutumatta kuni
taastumiseni, kestab tavaliselt 1-2 nadalat. Valtimaks kokkupuudet on
soovitav tédpiirkond mida kumm ei kata maarida kakaovdiga.

. Hoidu materjali sissehingamisest.

. Kui materijali tilk satub lauale v&i pérandale tuleb see koheselt
kuivatada.

. Ara sega teiste materjalidega.

. Koik jaagid utiliseerida vastavalt ettenahtud kohalikule korrale.
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