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1 – SZABVÁNYOK ÉS ÁLTALÁNOS RENDSZABÁLYOK 

1.1 – BEVEZETÉS 
Ez a kéziköny a CARLO DE GIORGI S.r.l. tulajdona. Ezen kézikönyv 
tartalma nem sokszorosítható és nem adható át harmadik félnek. 
Minden jog fenntartva. 

1.2 – A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 
A szóbanforgó készülék egy, a fogak fehérítésére szolgáló eszköz, 
amely a fogak fehérítésére fényforrást és cianidot használ; a fogászati 
területen történı alkalmazásra gyártva. 
A készüléket kizárólag megfelelıen kiképzett és hozzáértı személyzet 
használhatja, akiknek az ilyenféle berendezések használatában kellı 
gyakorlatuk van. 
A fog-fehérítı használata elıtt kötelez ı ezen kézikönyv teljes 
tartalmának elolvasása, az összes kezelıszerv pozíciójának és 
funkciójának megértése, valamint figyelembe kell venni az összes 
figyelmeztetést és rendszabályt. 
A készülék ettıl eltérı, vagy helytelen használata a kezelı személy, a 
páciens vagy más, ott tartózkodó személy sérülését okozhatja. 

Ez a készülék az orvosi eszközökre vonatkozó 93/42/EEC irányelvek 
alá tartozik, és IIa típusú CE0476 eszközként van besorolva. 

SZIGORÚAN TILOS A KÉSZÜLÉK KINYITÁSA VAGY JAVÍTÁSA;  
HIBA VAGY RENDELLENESSÉG ESETÉN MINDIG FEL KELL 
VENNI A KAPCSOLATOT A CARLO DE GIORGI CÉGGEL. 

1.3 – HÍVATKOZOTT SZABVÁNYOK 
1.3.1 – Kötelez ı megfelel ıség 
- EEC 2006/95 irányelvek - Kisfeszültség (791/1977 sz. olasz törvény, 

626/1996 és 277/97 sz. törvényerejő rendeletek) 
- EEC 89/336 irányelvek az elektromágneses összeférhetıségrıl (EMC) - 

(615/1996 sz. olasz törvényerejő rendelet) 
- EEC 93/42 irányelvek: - Orvosi eszközök (46/1997 sz. törvényerejő 

rendelet) 
- DPR 27.4.1955 no.547, "Munkahelyi balesetek megelızésének 

szabványai" 
- DPR 27.4.1956 no.303, "Általános munka-higiéniai szabványok" 
- 277 sz., 1991. aug. 7-i olasz törvényerejő rendelet, a  80/605, 83/477, 

86/188, 88/642 sz. EEC irányelvek végrehajtásáról, a munkásoknak a 
kémiai, fizikai és biológiai hatóanyagok hatásából származó kockázat elleni 
védelmérıl. 
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1.3.2 – Önkéntes megfelel ıség 
 
- EN 60601-1 (2006), Orvosi elektromos berendezések. 1. rész: Általános 

biztonsági követelmények 
 

1.4 – AZ ÜGYFÉL FELEL İSSÉGE 

A felhasználónak egy alkalmas helyen kell installálnia a készüléket, 
ahol a helyi szabályoknak megfelelı elektromos rendszer áll 
rendelkezésre. 

A készüléket száraz helyen kell installálni, ahol a megvilágítás 
megfelel a helyi szabályok követelményeinek. 

MEGJEGYZÉS: A „helyi szabályok” kifejezés a felhasználó 
országában érvényes törvényekre vonatkozik. 

1.5 – SZERVIZ ÉS TARTALÉKALKATRÉSZ KÉRÉS 

Bármilyen elektromos karbantartási mőveletnél fel kell venni a 
kapcsolatot a gyártóval (CARLO DE GIORGI, Via Tonale 1, 
Baranzate.) 

Rendellenesség, hiba, stb. esetén a CARLO DE GIORGI technikusai 
számára kérjük megadni az észlelt hiba részletes leírását, feltüntetve 
az adattáblán található gyártási számot (batch number). 

2 – MŐSZAKI JELLEMZ İK 

A készülék kettıs szigeteléső (II. osztály), a szivárgási áram ellen és a 
megbízható földelés érdekében különleges védelemmel van ellátva. 
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3 – ALKOTÓRÉSZEK 
A csomag tartalma: 

850/00 855/00 
a) csuklós karra illesztett 
fényforrás, elektromos kábellel 

a) fényforrás 

b) tartó-állvány b) beállítható tartó-állvány, 
ellensúllyal 

c) alap a kerekekkel c) alap a kerekekkel 
d) hálózati kábel d) tartó kar 
e) kezelési utasítás e) hálózati kábel 
f) 1,5-3-5 mm-es imbusz-kulcsok f) kezelési utasítás 
 g) 1,5-2,5 mm-es imbusz-kulcsok 

A készüléket kézi mozgatásra tervezték. 

4 – INSTALLÁLÁS ÉS HASZNÁLAT 

4.1 – INSTALLÁLÁS 

4.1.1 – A 850/00 installálása 

 
 
1. Illesszük be az (1) tartó-állványt a 

(2) kerekekkel ellátott alapba. 

 
2. Emeljük le a (3) burkolatot az 

alapról, és rögzítsük a tartó-állványt 
a (4) csavarokkal. Használjuk az 5 
mm-es imbuszkulcsot. Csúsztassuk 
az alaprögzítõ győrő hornyát a 
tartóra. 
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 3. Illesszük be a fényforrással és 
hálózati kábellel szerelt (5) kart 
a tartó-állványba, ügyelve arra, 
hogy a karon és a tartón lévı 
(6) lyukak fedésben legyenek. 
Csavarokkal rögzítsük, a 3 mm-
es imbusz-kulccsal 

 

4. Csatlakoztassuk a fényforrás 
kábelét a megfelelı aljzatba 
(8). 

 

5. A huzalok csatlakoztatása után 
engedjük le a borítót és az 
alapot biztosító hornyos győrőt. 
A hornyos győrőt szorosan 
tartva, csavarral rögzítsük a 
helyén, a 3 mm-es imbusz-kulcs 
használatával (9). 

 

6. Csatlakoztassuk a (10) hálózati 
táp-kábelt a (3) alapon lévı 
aljzatba, majd dugjuk be egy 
megfelelı hálózati dugaljba. 

 

7. Állítsuk be a csuklós 
kapcsolódás merevségét az 
erre szolgáló (11) csavarokkal. 
Használjuk az 1,5 mm-es 
imbusz-kulcsot. 
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1. ábra 
 

Ne felejtsük el a készüléket minden egyes használat  után 
KIKAPCSOLNI, a hálózati f ıkapcsoló „O” állásba 
fordításával.  
 
4.1.2 – A 855/00 installálása 

 

FIGYELEM: 
Csak azután csatlakoztassuk 
a készüléket a hálózatra, 
miután ellen ıríztük a 
készülék adattábláján 
megadott értéket (120V vagy 
230V) 
 

1. Illesszük be az (1) tartó-
állványt a (2) kerekekkel 
ellátott alapba, a (3) rögzítı 
gomb segítségével. 

 

2. Illesszük be a (4) tartót az (1) 
tartó-állványba, és rögzítsük 
a helyén az (5) rögzítı gomb 
elforgatásával. 
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4. Helyezzük a (9) fényforrást 
a teleszkópos tartókarra. 

 
5. A tartó-állványon található 

(10) gombbal állítsuk be a 
fényforrás magasságát. 

6. Állítsuk be a csuklós 
kapcsolódás merevségét az 
erre szolgáló (11) 
csavarokkal. Használjuk az 
1,5 mm-es imbusz-kulcsot. 

 

7. Csatlakoztassuk a 
fényforrás (12) hálózati 
kábelét, és dugjuk be a 
hálózati dugaljba. Az ábra 
világosan mutatja a (13) 
hálózati fıkapcsolót és a 
(14) kettıs biztosítékot. 

 

3. A 2,5 mm-es imbusz-
kulccsal rögzítsük a (7) 
tartókarhoz a (6) ellensúlyt, 
tegyük fel azt a tartó-
állványra, és rögzítsük a (8) 
gombbal. 
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2. ábra 
 

Ne felejtsük el a készüléket minden egyes használat  után 
KIKAPCSOLNI, a hálózati f ıkapcsoló „O” állásba  
fordításával.  
 
4.2 – OPERÁTOR 

A gépet az operátor kapcsolja be a hálózati fıkapcsoló szándékos 
mőködtetésével, és mindig ı van közvetlenül kapcsolatban a készülék 
üzemelésével. 
 
4.3 – TERVEZETT ALKALMAZÁS 

A POLILUX fehérítı lámpát a kizárólag fogfehérítési alkalmazásra 
tervezték. 

A készüléket tilos bármilyen, a gyártó által specifikusan megjelölttıl 
eltérı célra használni 

4.4 – BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 

– A készüléket kizárólag olyan szakképzett személy kezelheti, aki 
tudatában van a potenciális veszélyeknek; 

– Ne használjuk a készüléket éghetı anyagok vagy gázok 
környezetében; 

– Ne szereljük szét a készüléket; 
– Viseljünk megfelelı munkaruhát és a munkahelyen fokozottan 

figyeljünk a biztonsági elıírásokra; 

FIGYELEM: 
Csak azután 
csatlakoztassuk a 
készüléket a hálózatra, 
miután ellen ıríztük a 
készülék adattábláján 
megadott értéket (120V 
vagy 230V)  
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– Bár a fényforrás fénye az ultraibolya sugárzás és a szórt fény 
elkerülése érdekében szőrve van, a tartós hatás károsíthatja a 
retinát, és túlmelegedést okozhat a szájüreg szöveteiben. 
Korlátozzuk a kitettséget a lehetı legkisebbre, a szem-problémák, a 
látás perzisztenciájának és a szövetek túlmelegedésének 
elkerülése érdekében. 

– Soha ne írányítsuk a fényt közvetlenül a szembe. 
– Soha ne nézzünk közvetlenül arra a pontra, ahol a fény kilép a 

fényforrásból, ne nézzük mereven a fogakról visszavert fényt. Soha 
ne irányítsuk a fényt olyan személyekre, akik különösen 
érzékenyek a fényre (szürke hályog operáció, fényérzékenységet 
okozó gyógyszerek alkalmazása, stb. miatt). A fog-fehérítési 
kezelés alatt mind a páciens, mind az operátor viseljen olyan 
fényvédı szemüveget, amely alkalmas az 550 nm-es sávban 
elhelyezkedı sugárzás kiszőrésére.  

– Kezeljük óvatosan a fényforrással felszerelt tartó-állványt. 
– Rendszeresen ellenırizzük a tartozékokat; különösen a kábel-

szigetelések állapotát. 
– Soha ne érintsük a fényforrás végét közvetlenül a f og-fehérít ı 

gélhez . 
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5 – UTASÍTÁSOK AZ OPERÁTOR RÉSZÉRE 

5.1 – KEZELİSZERVEK 

A készüléken az alábbi kezelıszervek vannak (3. ábra) : 
– hálózati fıkapcsoló O/I  (1 vagy 12); 
– kijelzı (2): jelzi az üzemelési idıt és a gép állapotát. 
– „Up” (fel) (3) és „Down” (le) (4) gombok a fehérítési ciklus 

idıtartamának beállítására (a fényforrás max. 20 percre 
kapcsolható be); 

– „Stop” gomb (5) a fehérítési ciklus leállítására és ezzel együtt a 
fényforrás kikapcsolására; 

– „Pause” (szünet) gomb (6) a fehérítési ciklus pillanatnyi 
megszakítására (a fényforrás bekapcsolva marad a gomb ismételt 
megnyomásáig); 

– „Start” gomb (7) a fehérítési ciklus elindítására és ezzel a fehérítési 
eljárás megkezdésére. 

3. ábra 
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5.2 – HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK 

5.2.1 – Üzembehelyezés 

Az installálási mővelet teljes befejezése után a készülék 
bekapcsolható (3. ábra) : 

 
 
FIGYELEM: 
A fehérítési eljárás megkezdése el ıtt mind az 
operátornak, mind a páciensnek fel kell vennie a 
védıszemüveget. 
 

1) Helyezzünk egy eldobható  átlátszó védıernyıt a fényforrás elé, és 
irányítsuk azt a legmegfelelıbben. 

2) A hálózati fıkapcsolóval kapcsoljuk be a készüléket (3. ábrán  1 
vagy 12). 

3) A termékkel szállított utasítások szerint alkalmazzuk a fogak 
felületére a gélt; javasolt a fogak köré ínyvédı gumi használata, 
elkerülendı, hogy a gél a páciens fogínyére kerüljön. 

4) Az „Up” és „Down” gombokkal (3. ábrán 3 és 4) állítsuk be a 
fehérítési ciklus idıtartamát, a beállított idı meg fog jelenni a 
kijelzın (3. ábrán 2). 

5) Pozícionáljuk az (eldobható védıernyıvel ellátott) fényforrást a 
páciens szája elé, és nyomjuk meg a „Start” gombot (3. ábrán 7), 
hogy elkezdıdjön a fehérítési ciklus. A ciklus visszaszámlálása (a 
ciklus végéig fennmaradó idı) megjelenik a kijelzın. A fehérítési 
ciklus folyamán a fényforrást tartsuk a páciens szájához közel. 

6) A fehérítési ciklus megállításához nyomjuk meg a „Stop” gombot (3. 
ábrán 5), amely kikapcsolja a fényforrást; ha csak idılegesen 
kívánjuk megszakítani az eljárást, a „Pause” gombot (3. ábrán 6) 
kell megnyomni. Amikor ezt a gombot újra megnyomjuk, a ciklus 
folytatódik attól a ponttól kezdve, ahol megszakítottuk. 

 
Megjegyzés: 
A fogakra alkalmazott gélt 10 és 20 perc között vál tozó 
ideig kell megvilágítani, amíg a gél teljesen el ne m tőnik. 
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Megjegyzés: 
Ha az „Up” és „Down” gombokat egyszerre nyomjuk 
meg, a kijelz ın a készülék által m őködéssel eltöltött 
összes üzemid ı jelenik meg óra-perc-másodperc 
formátumban. 
 

5.2.2 – Leállítás normál- és vészhelyzetben 

A készülék leállítható: 
– a hálózati fıkapcsoló (3. ábrán 1 vagy 12) OFF (O) állásba 

kapcsolásával; 
– hálózati kábel dugaljból történı kihúzásával. 

 
 
FIGYELEM: 
A MUNKA BEFEJEZTÉVEL ÉS MINDEN 
MEGÁLLÍTÁS UTÁN (TEKINTET NÉLKÜL ANNAK 
OKÁRA) A KÉSZÜLÉKET MINDIG KAPCSOLJUK 
KI. 
 
 
FIGYELEM: 
HIBÁS MŐKÖDÉS ÉSZLELÉSE ESETÉN 
AZONNAL KAPCSOLJUK KI A KÉSZÜLÉKET, ÉS 
VÁLASSZUK LE AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRÓL. 
ÚJRACSATLAKOZATÁS EL İTT KERESSÜK MEG 
A HIBA OKÁT, ÉS JAVÍTSUK KI AZT. PROBLÉMA 
ESETÉN KONZULTÁLJUNK A CARLO DE GIORGI-
VAL. 
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6 – KARBANTARTÁS 

Rendszeresen ellenırizni kell a kábel-szigetelések állapotát. A 
készülék kábeleit kizárólag megfelelıen kiképzett és arra feljogosított 
személy cserélheti. 

6.1 – TISZTÍTÁS 

A készülék, a munkaterületek rendszeres tisztításán kívül nem igényel 
külön karbantartási mőveleket: tisztítás elıtt a készüléket minden 
esetben csatlakoztassuk le a hálózatról. 

A készülék puha textiliával és szokásos, nem éghetı és nem mérgezı 
kereskedelmi tisztítószerekkel tisztítható. 

7 – HIBA-ELHÁRÍTÁS 

Ha a készülék nem üzemel, ellenırizni kell a hátsó részen (3. ábrán 
11), és az alapon (3. ábrán 13) található biztosítékokat. Ezek 
cseréjénél a 2, fejezet táblázatában megadott biztosítékok 
használhatók. 
Biztosítékok cseréje elıtt a készüléket ki kell kapcsolni, a hálózati 
fıkapcsoló (3. ábrán 1 vagy 12) O (OFF) állásba kapcsolásával, és a 
készüléket le kell választani a hálózatról; ellenırizzük a biztosítékok 
állapotát és cseréljük. Ha a biztosíték-fedél be van csukva, a hálózati 
kábelt vissza lehet dugni a hálózati dugaljba. 
 
Ha a rendellenesség és hibás mőködés továbbra is fennáll, húzzuk ki 
a készülék hálózati dugóját és konzultáljunk a CARLO DE GIORGI-val. 

 
 
FIGYELEM: 
A KÉSZÜLÉKEN BÁRMILYEN MUNKA CSAK A 
HÁLÓZATRÓL TÖRTÉNT LEVÁLASZTÁS UTÁN 
VÉGEZHETİ. 
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8 – HULLADÉK-KEZELÉS 

Az áthúzott kerekes kuka szimbólum jelzi, hogy a 
készülék nem dobható bele a szokásos szemetesbe. 

Élettartama végén a készülék megkülönböztetett 
hulladék-kezelését a gyártó szervezi és irányítja. Amikor 
a felhasználó ki akarja dobni a készüléket, a megfelelı 
hulladék-kezelés érdekében kapcsolatba kell lépnie a gyártóval, és 
követnie kell a gyártó által elfogadott rendszert. 

A megkülönböztetett hulladék-kezelés lehetıvé teszi az esetleges 
újrahasznosítást vagy környezetkímélı megsemmisítést, segíti az 
egészségre és a környezetre nem kívánatos hatások csökkentését, és 
támogatja a készüléket felépítı anyagok újra felhasználását és/vagy 
újrahasznosítását. 

A felhasználó országában érvényes rendelkezésekkel összhangban a 
szankciók a tulajdonost sújtják, ha a készülék hulladék-kezelése nem 
felel meg a jogszabályoknak. 

 
 
 
Magyarországi forgalmazó: 
 
Front-Dent Kft. 
1094 Budapest, Ferenc tér 5. 

Tel: 06-1-218 0244 
 
 
Garanciális szerviz Magyarországon: 
 
Vizuál-Dentál Kft. 
1094 Budapest, Ferenc tér 5. 
 Tel: 06-1-218 0245 

 
A fordítást a Front-Dent Kft. 
megbízása alapján készült.  
 


