
ENPrior to use, carefully read 
the instructions for use. DEVor der Benutzung bitte die 

Gebrauchsanweisung gründlich lesen. ITLeggere attentamente le 
istruzioni prima dell'uso.FRAvant toute utilisation, lire 

attentivement les instructions d’emploi. ESAntes de usar, lea detalladamente 
las instrucciones de uso.

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
Reproduction of gum tissue for crown restorations, such as implant 
superstructures and removable metal frames.

CONTRAINDICATIONS
In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. If 
such reactions are experienced, discontinue use of the product and 
refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE
For the following steps (No.1-5) of the procedure, refer to GC GRADIA 
instructions for use.
1.  Production of Metal Framework
 1)  Wax up framework in usual manner.
 2)  Cast in usual manner.
 3)  Using a carbide bur, adjust casting in usual manner.
2. Treatment of Metal Framework
 1)  Sandblast retention area using 50 to 110 micron aluminum oxide.
 2) Clean with dry, oil-free air.
3. Application of GC METALPRIMER II
 Apply one or two thin coats of GC METALPRIMER II to the retention
 area.
   Note : 
 After application of the GC METALPRIMER II, immediately start to
 apply GC GRADIA OPAQUE to avoid contamination of the retention
 area.
4. Application and Light curing of GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
   Apply a layer of GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE to the
 retention area to mask the metal colour. Light cure for 1 minute 
 using the GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing GC
 GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Build-up of veneer crown
   Apply GC GRADIA composite and light cure according to GC
 GRADIA instructions for use.
6. Application and Pre-light curing of Gum Opaque (GO)
    Apply two thin layers of Gum Opaque (GO) to the gum part of the
 metal framework. Temporarily light cure each layer for 1 minute
 using the GC LABOLIGHT LV-III.
 Note : 
 1) For light curing refer to the following chart of Irradiation time and
  Depth of cure.
    2) For colour adjustment, apply Gum Opaque Modifier (GOM51) to
  the light cured Gum Opaque. Light cure for 1 minute using the GC
  LABOLIGHT LV-III.
 3) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing 
  Gum Opaque and Gum Opaque Modifier.  
7.  Application, Pre-curing and Final curing of Gum (G)
   Apply Gum (G). Temporarily light cure for 30 seconds using the
 GC LABOLIGHT LV-III or for 10 seconds using the GC STEPLIGHT
 SL-I. Finally light cure for 3 minutes using the GC LABOLIGHT LV-III.
   Note :
 1) If gum application exceeds the depth of cure mentioned in the
  chart, apply in layers and light cure respectively (in the GC
  LABOLIGHT LV-III).
 2)  In case of long span restorations, apply in sections to each side of
  one tooth and carry out final cure respectively in order to minimise
  curing shrinkage.
 3) Apply Gum Modifier (GM) or Gum Translucent (GT)
  as necessary.
 4) If it is desired to reproduce blood vessels in the gum area,
  incorporate Gum Fiber (GF71) in translucent Gum Modifier (GM30)
  or material of another shade, mix, apply and light cure.  
 5) When using Gum Fiber, cover with Gum Translucent. Light cure
  and polish.
8. Removal of air inhibited layer and Shape adjustment 
    Remove air inhibited layer and adjust contour using a carbide bur,
 diamond point or carborundum point.
9. Finish
   Leave the margin thicker than desired and progressively finish using
 a rubber point or silicone point.
10. Polish and Buff
   Polish and buff in usual manner to complete the gum restoration.

STORAGE
Store in a cool place away from direct sunlight.
(Shelf life : 2 years from date of manufacture)

SHADES & PACKAGES (GRADIA gum shades)
1.  Starter Package
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO11)   1
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO13)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G21)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G22)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G23)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G24)   1
 Syringe of 2.4mL gel         - Gum Translucent (GT41)    1
 Disposable palette     5
 Light protective cover    1
 Mixing pad No. 22    1
 Brush No. 7     1
 Shade guide kit   1
 Color chart  1
2. Refill Packages
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Syringe of 2.4mL solution 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Syringe of 2.4mL solution
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
       Syringe of 2.9mL paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or
  GM36)
       Syringe of 2.4mL gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Syringe of 2.4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Bottle of 0.4g fibers

CAUTION
1.  In case of contact with oral tissues or skin, remove immediately with
 a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
 medical attention.
3. Take care to avoid ingestion of the material.
4. If material is stored in a refrigerator, remove from refrigerator and
 leave to stand at room temperature for at least 30 minutes before
 use. 
5. After dispensing material, use as quickly as possible. Be sure to
 remove any residual material from the tip of the syringe and   
 replace cap immediately after use. 
6. Do not mix with other materials.
7.  When light curing material, be sure to follow the irradiation time
 described in the above- mentioned chart. Do not use ultraviolet
 lights or visible light curing devices that can radiate ultraviolet light.
8. When light curing material, do not look directly into the light.
9. When adjusting or polishing composite resin, use a dust collector and
 wear a dust mask to avoid inhaling dust.  
10. The brush can be cleaned with alcohol after use.
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Light curing device  Pre-cure     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogen / G-Light  20 sec.    

Irradiation time for Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Irradiation time for Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Light curing device  Pre-cure  Final cure 
GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    
Halogen / G-Light    20 sec.          1 min. 

Depth of cure (using the GC Labolight LV- III)

Irradiation time

 0.2 mm 

Shades
Pre-cure
(30 sec.)

Pre-cure
 (1 min.)

Final cure
(3 min.)

Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Note : 
1) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used to light cure the above materials.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions
 for complete polymerization.

Note :
1) The GC STEPLIGHT SL- I cannot be used for final curing.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions for
 complete polymerization.

Note :
The depths of cure for translucent Gum (G20) and Gum Modifier
(GM30) are equivalent to that of Gum Translucent.

LICHTHÄRTENDES ZAHNFLEISCHFARBENES 
KOMPOSITSYSTEM

Nur von zahntechnischem / zahnärztlichem Fachpersonal für die 
genannten Anwendungsgebiete zu verwenden.

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE
Reproduktion von Zahnfleisch, implantatgetragenen Suprastrukturen 
und herausnehmbarem Zahnersatz.

GEGENANZEIGEN
In seltenen Fällen kann es zu einer Überempfindlichkeit kommen. In 
diesem Fall muß das Produkt sofort aus dem Mund entfernt werden 
und anschließend ein Arzt aufgesucht werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG
Für die folgenden Schritte (Nr.1-5) bitte auch die Gebrauchsanweisung 
für GC GRADIA beachten.
1. Herstellung von herausnehmbarem Zahnersatz
 1)  Zunächste wie gewohnt aufwachsen.
 2) Daraufhin einen Abdruck erstellen.
 3) Mit einem Polierer den Abdruck entsprechend anpassen.
2. Behandlung des metallischen Trägers
 1)  Die Retention mit Aluminiumoxid 50 bis 110 Micron Korngröße
   sandstrahlen.
 2)  Anschließend mit trockener und ölfreier Druckluft reinigen.
3. Anwendung von GC METALPRIMER II
 Die Retentionsfläche mit einem oder zwei dünnen
 Überzügen von GC METALPRIMER II versehen.
 BEMERKUNG :
 Unmittelbar nach der Anwendung von GC METAL PRIMER II mit
 dem Auftrag von GC GRADIA OPAQUE beginnen, um eine
 zwischenzeitliche Verunreinigung der Retentionsfläche zu
 vermeiden.
4. Aufbringen und Lichthärten von GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Um die Retentionsfläche des Gerüstes abzudecken, wird eine
 Schicht GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE auf die
 Retentionsfläche aufgebracht und anschließend eine Minute lang mit
 dem GC LABOLIGHT LV-III gehärtet.
 Anm. :
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE kann nicht mit dem GC
 STEPLIGHT SL-I ausgehärtet werden.
5. Aufbau eines Veneers
   Die Schritte zur Herstellung eines Veneers inklusive der
 Lichthärtezeiten befinden sich in der Arbeitsanleitung für GC
 GRADIA.
6. Anwendung und Lichthärtung von Gum Opaque (GO)
    Es werden zwei dünne Schichten von Gum Opaque (GO) auf den
 Zahnfleischbereich des Gerüstes aufgebracht. Jede Schicht eine
 Minute
 lang mit dem GC LABOLIGHT LV-III provisorisch lichthärten.
 BEMERKUNG :
 1) Um Materialien zu härten, bitte die nachfolgende Tabelle für
  Belichtungszeit und Belichtungstiefe beachten.
 2) Für Farbabstimmungen Gum Opaque Modifie (GOM51) auf den
  ausgehärteten Gum Opaque auftragen. Dann 1 Minute im
  LABOLIGHT LV-III aushärten.
 3) Gum Opaque und Gum Opaque Modifier können nicht mit dem
  GC STEPLIGHT SL-I ausgehärtet werden. 
7.  Auftragen, Zwischenhärten und Endhärtung des Gum (G)
   Zunächst wird Gum (G) aufgetragen. Anschließend 30 Sekunden
 lang Lichthärten mit dem GC LABOLIGHT LV-III oder 10 Sekunden
 mit dem GC STEPLIGHT SL-I. Die abschließende Aushärtung
 erfolgt im GC LABOLIGHT LV-III.   
 BEMERKUNG :
 1)  Wenn die Schichtstärke des aufgetragenen Materials die in der
  Belichtungstabelle angegebene übersteigt, so muß in mehreren
  Schichten gearbeitet und jeweils zwischengehärtet werden. 
 2)  Bei großspannigen Restauration immer eine Seite eines
  Zahnes auftragen und zwischenhärten, um Schrumpfungen zu
  vermeiden.
 3)  Wenn es notwendig ist, kann Gum Modifier und Gum Translucent
  aufgetragen werden.
 4)  Wenn die Reproduktion von Blutgefäßen erwünscht ist, kann Gum
  Fiber (GF71) in transluzentem Gum Modifier (GM30) oder einem
  Material mit anderem Farbton aufgelegt werden. Gum Translucent
  darüber geben und dann aushärten.
8. Wiederherstellung der Inhibitionsschicht zur Formkorrektur 
    Die Oberfläche mit einem Diamanten abreiben, Modifier auftragen
 und dann wie gewohnt weiterarbeiten.
9. Finish
   Die Schichtung sollte etwas dicker als gewünscht geschichtet
 werden und dann mit einem Silikonpolierer die gewünschte Endform
 ausarbeiten.
10. Polieren
  Wie gewohnt polieren um die Restauration fertigzustellen.

LAGERUNG
An einem trockenen Ort, abseits von direkter Sonneneinstrahlung 
aufbewahren.
(Haltbarkeit : 2 Jahre ab Herstellungsdatum)

FARBEN UND HANDELSFORMEN (GRADIA gum shades)
1. Starterpacket
 Spritze mit 2,4mL Lösung  - Gum Opaque (GO11)   1
 Spritze mit 2,4mL Lösung  - Gum Opaque (GO13 )  1
 Spritze mit 2,9mL Paste    - Gum (G21)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste    - Gum (G22)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste   - Gum (G23)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste   - Gum (G24)  1
 Spritze mit 2,4mL Gel        - Gum Translucent (GT41)   1
 Einwegpalette     5
 Lichtschutzhülle    1
 Anmischpad No, 22    1
 Pinsel No, 7    1
 Farbschlüsselset    1
 Farbtafel     1
2. Nachfüllpackungen
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Spritze mit 2,4mL Lösung
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Spritze mit 2,4mL Lösung
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
        Spritze mit 2,9mL Paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or GM36)
        Spritze mit 2,4mL Gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Spritze mit 2,4mL Gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
        Flasche mit 0,4g fibers

ACHTUNG
1.  Bei Kontakt mit Haut oder Schleimhaut, sofort mit einem in Alkohol
 getränktem Tuch entfernen. Mit Wasser spülen. 
2.  Bei Augenkontakt, mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
3.  Nicht für die Nahrungsaufnahme geeignet.
4.  Wenn das Material in einem Kühlschrank aufbewahrt wird, sollte es ca. 30
 Minuten vor der Anwendung herausgenommen werden, damit es sich auf   
 Raumtemperatur erwärmen kann. 
5.  Material nach der Entnahme aus der Spritze sofort verwenden ;
 anschließend die Spitze säubern und sofort wieder verschließen. 
6.  Nicht mit anderen Materialien vermischen.
7.  Zur Lichthärtung unbedingt die in der Tabelle oben angegebenen Zeiten
 beachten. Keine UV-Lampe bzw. eine Lampe, welche sichtbares Licht und
 UV-Licht abgibt, verwenden.
8.  Beim Aushärten nicht direkt in das Licht sehen.
9.  Beim Korrigieren und Polieren des Materials unbedingt einen Staubazug
 sowie eine Staubschutzmaske verwenden! 
10. Die Staubabzug kann nach dem Gebrauch mit Alkohol gereinigt werden.

Zuletzt aktualisiert : 08/2012
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SYSTÈME COMPOSITE PHOTOPOLYMÉRISABLE POUR LA 
REPRODUCTION DE FAUSSE GENCIVE

Ne doit être utilisé que par un professionnel de l'Art dentaire, dans les 
indications recommandées.

INDICATIONS RECOMMANDEES
Reproduction du tissu gingival dans les restaurations coronaires telles 
que les supra-structures implantaires ou prothèses adjointes à châssis 
métallique.

CONTRE INDICATION
Dans de rares cas, le produit peut causer une réaction chez certaines 
personnes. Si un tel phénomène apparaît, arrêter l'emploi du produit et 
consulter un médecin.

MODE D'EMPLOI
Pour les étapes qui suivent (1 à 5) de la procédure, se référer au mode 
d'emploi de GC GRADIA.
1.  Fabrication du châssis métallique.
 1) Réaliser la construction en cire de façon habituelle.
 2) Couler de manière habituelle.
 3) Ajuster la coulée de façon usuelle avec une fraise au carbure.
2.  Traitement du châssis métallique.
 1) Sabler les zones de rétention à l'oxyde d'alumine à 50-110.
 2) Sécher à l'air sec, sans trace d'huile.
3.  Application du GC METALPRIMER II
 Appliquer une ou deux fines couches de GC METALPRIMER II
 sur les zones de rétention.
 Note :
 Après application de GC METALPRIMER II commencer
 immédiatement l'application de GC GRADIA OPAQUE afin d'éviter
 toute contamination de la surface de rétention.
4.  Application et photopolymérisation de GC GRADIA
 FOUNDATION OPAQUE
 Appliquer une couche de GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE
 sur la zone de rétention pour masquer la couleur du métal.
 Photopolymériser pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV-III.
 Note :
 La GC STEPLIGHT SL-I  ne peut pas être utilisée pour la
 photopolymérisation de GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5.  Montage de la couronne à facette.
 Appliquer le composite GC GRADIA et photopolymériser selon le
 mode d'emploi de GC GRADIA.
6.  Application et prépolymérisation de Gum Opaque (GO)
 Appliquer deux couches fines de Gum Opaque (GO) sur la partie
 gingivale du châssis métallique. Photopolymériser temporairement
 chaque couche pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 1) Pour photopolymériser les matériaux Gum de type gencive, se
  reporter aux tableaux de temps de polymérisation et de
  profondeur de polymérisation ci-après.
 2) Pour l'ajustage de la teinte, appliquer Gum Opaque Modifier
  (GOM 51) sur le Gum Opaque polymérisé. Photopolymériser
  pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV- III.
 3) La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour    
  polymériser Gum Opaque et Gum Opaque Modifier.
7.  Application, pré-polymérisation et polymérisation finale du
 matériau Gum (G)
 Appliquer le matériau Gum (G). Le photopolymériser
 temporairement pendant 30 secondes dans le GC LABOLIGHT
 LV- III ou pendant 10 secondes avec la GC STEPLIGHT SL-I.   
 Procéder à la photopolymérisation finale pendant 3 minutes dans
 le GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 1) Si l'application de matériau Gum dépasse l'épaisseur    
  polymérisable telle qu'indiquée dans le tableau, l'appliquer par   
  couches et les photopolymériser au fur et à mesure (dans le 
  GC LABOLIGHT LV- III).
 2) Dans le cas de restauration longue portée, appliquer par
  zones successive de part et d'autre de chaque dent et procéder   
  aux polymérisations successives afin de minimiser le retrait de   
  polymérisation.
 3) Appliquer le Gum Modifier (GM) ou le Gum Translucent (GT)
  autant que nécessaire.
 4) Si l'on souhaite reproduire les vaisseaux sanguins dans la    
  gencive incorporer du Gum Fiber (GF71) (veinules) dans le    
  Gum Modifier transparent (GM 30) ou un matériau d'une autre
  teinte, mélanger, appliquer et photopolymériser.
 5) Lorsque l'on utilise le matériau Gum Fiber recouvrir avec du  
  Gum Translucent, photopolymériser et polir.
8.  Elimination de la couche d'inhibition avec AIR BARRIER et ajustage
 de la forme.
 Eliminer la couche d'inhibition par l'oxygène et achever la finition
 en utilisant une fraise au carbure, diamantée, ou une pointe au   
 carborundum.
9.  Finition.
 Laisser l'épaisseur marginale souhaitée et finir progressivement en   
 utilisant une pointe montée caoutchouc ou siliconée.
10. Polissage et Brillantage.
 Polir et brillanter de manière traditionnelle pour terminer la
 restauration de gencive.

STOCKAGE
Conserver dans un endroit sec et frais à l'écart de la lumière du soleil.
(Durée d'utilisation = Deux ans à compter de la date de fabrication)

TEINTES et CONDITIONNEMENTS (GRADIA gum shades)
1. Kit de base : "STARTER PACKAGE"
 Seringue de 2,4mL de pâte fluide  - Gum Opaque (GO11)  1
 Seringue de 2,4mL de pâte fluide - Gum Opaque (GO13)   1
 Seringue de 2,9mL de pâte        - Gum (G21)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte          - Gum (G22)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte   - Gum (G23)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte   - Gum (G24)  1
 Seringue de 2,4mL gel    - Gum Translucent (GT41)  1
 Palette jetable    5
 Couvercle de protection contre la lumière 1
 Bloc de mélange N 22     1
 Pinceau N 7    1
 Kit teintier    1
 Palette de teintes   1
2. Recharges.
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 et GO13)
  Seringue de 2,4mL de pâte fluide
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
  Seringue de 2,4mL de pâte fluide
 c. Gum ( G20, G21, G22, G23, et G24)
  Seringue de 2,9mL de pâte
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 et
  GM36)
  Seringue de 2,4mL de gel
 e. Gum Translucent (GT41)
  Seringue de 2,4mL de gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
   Flacon de 0,4g de veinules

ATTENTION !
1. En cas de réaction avec la muqueuse orale ou la peau, retirer
 immédiatement le matériau avec une petite éponge ou un coton
 imbibé d'alcool. Rincer à l'eau.
2. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau
 et consulter un médecin.
3. Ne pas ingérer le matériau.
4. Si le matériau est conservé au réfrigérateur sortez le au moins
 30min avant utilisation à température ambiante.
5. Après prélèvement du matériau, utilisez-le aussi rapidement que   
 possible. S'assurer de l'élimination de tout résidu sur l'embout de la
 seringue et refermer après extrusion du matériau la capuchon
 immédiatement après l'emploi.
6. Ne pas mélanger avec d'autres matériaux.     
7. Lorsque l'on procède à la photopolymérisation du matériau,
 s'assurer du respect des valeurs données dans les tableaux ci-  
 dessus. Ne pas utiliser d'activateurs à ultra-violets ou d'activateur à
 lumière visible pouvant émettre des rayons ultra-violets.
8. Lors de la photopolymérisation, ne jamais regarder directement la
 lumière.
9. Lors de l'ajustage de la forme et du polissage d'une résine
 composite, utiliser une aspiration et porter un masque afin d'éviter
 toute inhalation de poussière.
10.Le pinceau peut-être nettoyé avec de l'alcool après usage.

Dernière mise à jour : 08/2012
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SISTEMA COMPOSITO FOTOPOLIMERIZZABILE PER LA 
RIPRODUZIONE DEI TESSUTI GENGIVALI

Per uso esclusivamente professionale nelle indicazioni raccomandate.

ISTRUZIONI RACCOMANDATE
Riproduzione del tessuto gengivale per ricostruzioni su corone quali 
sovrastrutture su impianti e protesi mobili in metallo.

CONTROINDICAZIONI
In rari casi il prodotto può causare sensibilizzazione in alcune persone. 
Se si verificano tali reazioni, interrompere l'uso del prodotto e 
consultare un medico.

ISTRUZIONI PER L'USO
Per i passaggi della procedura illustrati di seguito (N 1-5), consultare le 
istruzioni per l'uso di GC GRADIA.
1.  Realizzazione di strutture in metallo
 1)  Eseguire la ceratura diagnostica della struttura procedendo nel
  modo consueto.
 2) Realizzare il modello nel modo consueto.
 3) Utilizzando una fresa al tungsteno, regolare il modello nel modo   
 consueto.
2. Trattamento delle strutture in metallo
 1)  Sabbiare l'area di ritenzione utilizzando ossido di alluminio da
  50-110 micron.
 2) Pulire con aria asciutta e priva di olio.
3. Applicazione di GC METALPRIMER II
 Applicare uno o due strati sottili di GC METALPRIMER II sull'area
 di ritenzione.
 Nota : 
 Dopo aver applicato GC METALPRIMER II, iniziare
 immediatamente ad applicare GC GRADIA OPAQUE per evitare
 qualunque contaminazione dell'area di ritenzione.
4. Applicazione e fotopolimerizzazione di GC GRADIA
 FOUNDATION OPAQUE
 Applicare uno strato di GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE   
 sull'area di ritenzione in modo da mascherare il colore del metallo.
 Fotopolimerizzare per 1 minuto utilizzando GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
  Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per fotopolimerizzare
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Stratificazione delle corone veneer 
   Applicare il composito GC GRADIA e fotopolimerizzare come   
 indicato nelle istruzioni per l'uso di GC GRADIA.
6. Applicazione e potopolimerizzazione preliminare di Gum
 Opaque (GO)
    Applicare due strati sottili di Gum Opaque (GO) sulla parte di
 gengiva della struttura in metallo. Fotopolimerizzare
 temporaneamente ciascuno strato per 1 minuto utilizzando 
 GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota : 
 1)  Per la fotopolimerizzazione dei materiali Gum consultare il
  grafico dei tempi di irraggiamento e delle profondità di 
  polimerizzazione riportato di seguito.
 2) Per la regolazione del colore, applicare Gum Opaque Modifier
  (GOM51) sullo strato fotopolimerizzato di Gum  Opaque.    
  Fotopolimerizzare per 1 minuto utilizzando GC LABOLIGHT
  LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I non può essere utilizzato per    
  fotopolimerizzare Gum Opaque o Gum Opaque Modifier.  
7.  Applicazione, polimerizzazione preliminare e polimerizzazione
 finale del materiale Gum (G)
 Applicare il materiale Gum (G).  Fotopolimerizzare 
 temporaneamente per 30 secondi utilizzando GC LABOLIGHT
 LV-III oppure per 10 secondi usando GC STEPLIGHT SL-I.    
 Eseguire la fotopolimerizzazione finale per 3 minuti utilizzando 
 GC LABOLIGHT LV-III.
    Nota :
 1)  Se l'applicazione del materiale per gengive ha una profondità di   
  polimerizzazione superiore a quella indicata nel grafico,    
  applicare il materiale in diversi strati e fotopolimerizzare    
  ciascuno strato (con GC LABOLIGHT LV-III).
 2) In caso di ricostruzioni estese, applicare in sezioni su ciascun   
  lato del dente ed eseguire la fotopolimerizzazione finale di    
  ciascuna sezione per minimizzare la contrazione dovuta alla   
  polimerizzazione.
 3) Applicare Gum Modifier (GM) oppure Gum Translucent (GT)
  secondo necessità.
 4) Se si vogliono riprodurre i vasi sanguigni nell'area gengivale,   
  incorporare Gum Fiber (GF71) nel materiale traslucido Gum   
  Modifier (GM30) o materiale di altro colore, miscelare, applicare
  e fotopolimerizzare.  
 5) Quando si usa Gum Fiber, ricoprire con Gum Translucent,
  fotopolimerizzare e lucidare.
8. Eliminazione dello strato inibito dall'aria e modellazione della forma 
 Eliminare lo strato inibito dall'aria e regolare il contorno utilizzando
 una fresa con punta di tungsteno, di diamante, oppure di
 carborundum.
9. Rifinitura 
 Lasciare un margine più spesso del necessario e rifinire    
 gradualmente utilizzando una punta in gomma o silicone.
10.Levigatura e lucidatura
 Levigare e lucidare nel modo consueto per completare la
 ricostruzione della gengiva.

 

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e lontano dalla luce solare diretta.
(Durata utile : 2 anni dalla data di produzione)

COLORI E CONFEZIONI (GRADIA gum shades)
1.  Confezione iniziale
 Siringa da 2,4mL di soluzione - Gum Opaque (GO11)    1
 Siringa da 2,4mL di soluzione - Gum Opaque (GO13 )   1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G21)  1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G22)  1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G23) 1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G24)  1
 Siringa da 2,4mL di gel        - Gum Translucent (GT41)   1
 Tavoletta usa e getta 5
 Coperchio fotoprotettivo 1
 Blocchetto di miscelazione N 22  1
 Pennello N 7 1
 Kit scala colori 1
 Tabella colori 1
2. Confezioni di ricambi
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 o GO13)
         Siringa da 2,4mL di soluzione 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Siringa da 2,4mL di soluzione
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 o G24)
        Siringa da 2,9mL di pasta
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 o
  GM36)
       Siringa da 2,4mL di gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Siringa da 2,4mL di gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Flacone da 0,4g di fibre

AVVERTENZE
1.  In caso di contatto con i tessuti orali o la cute, eliminare    
 immediatamente il prodotto con una spugna o del cotone
 imbevuto d'alcol e sciacquare con acqua.
2. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con
 acqua e consultare un medico.
3. Evitare che il materiale venga ingerito.
4. Se il materiale viene conservato in frigorifero, estrarlo dal
 frigorifero e lasciarlo a temperatura ambiente per almeno 30 minuti
 prima dell'uso. 
5. Una volta estratto il materiale, utilizzarlo appena possibile.
 Accertarsi di togliere l'eventuale materiale residuo dalla punta della
 siringa e riapplicare il cappuccio immediatamente dopo l'uso. 
6. Non mischiare con altri materiali.
7.  In fase di fotopolimerizzazione, attenersi ai tempi di
 irraggiamento descritti nella tabella precedentemente riportata.   
 Non utilizzare lampade ultraviolette o fotopolimerizzaatori a luce
 visibile che possono irradiare luce ultravioletta.
8. Durante la fotopolimerizzazione del materiale, evitare di
 guardare direttamente la lampada.
9. Durante la regolazione o la lucidatura della resina composita,
 utilizzare un aspiratore di polveri e indossare l'apposita mascherina
 per evitare di inalare la polvere.  
10. Dopo l'uso, il pennello può essere pulito con alcool.

Ultima revisione : 08/2012
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SISTEMA FOTOPOLIMERIZABLE DE COMPOSITE PARA LA 
REPRODUCCIÓN DEL TEJIDO GINGIVAL

Sólo para uso dental profesional y con las recomendaciones indicadas.

INDICACIONES
Elaboración del tejido gingival para restauraciones de coronas, 
supraestructuras de implantes y estructuras de metal removibles.

CONTRAINDICACIONES
En algunos casos puede causar sensibilidad a algunas personas. En 
este caso, dejar de usarlo, y consultar al médico.

INSTRUCCIONES DE USO
Para los siguientes pasos (No.1-5) seguir las instruciones de uso de GC 
GRADIA.
1. La elaboración de la estructura de metal
 1) Encerar la estructura de metal de la manera usual.
 2) Modelar de la manera usual.
 3) Usar una fresa de carburo, ajustando el modelo de la manera usual.
2. El tratamiento de la estructura de metal
 1) Tratar con chorro de arena el área de retención, usando 50 a 110
  micras de óxido de aluminio.
 2) Limpiar con aire seco, sin aceite.
3. La aplicación del GC METALPRIMER II
 Aplicar una o dos capas finas del GC METALPRIMER II en el
 área de retención.
 Nota :
 Después de haber aplicado el GC METALPRIMER II, comenzar
 inmediatamente con la aplicación del GC GRADIA OPAQUE, evitando
 así, la contaminación del área de retención.
4. La aplicación y polimerización del GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Aplicar el GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE en el área de   
 retención para cubrir el color del metal. Fotopolimerizar durante un
 minuto, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para la polimerización del
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. La elaboración de la corona veneer
 Aplicar el GC GRADIA composite y fotopolimerizar según las
 instrucciones de uso.
6. La aplicación y polimerización del Gum Opaque (GO)
 Aplicar dos capas finas de Gum Opaque (GO) en la parte gingival de
 la estructura de metal. Fotopolimerizar temporalmente cada una de
 las capas durante 1 minuto, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 1) Para fotopolimerizar el material GUM, observar el siguiente cuadro
  sobre tiempo de irradiación e intensidad de polimerización.
 2) Para el ajuste del color, aplicar Gum Opaque Modifier (GOM51) al
  GUM Opaque fotopolimerizado. Polimerizar durante 1 minuto,
  usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los
  Gum Opaque y Gum Opaque Modifier.
7. La aplicación, pre-polimerización y polimerización final del material
 Gum (G) 
 Aplicar el material Gum (G). Fotopolimerizar temporalmente durante
 30 segundos usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III o por 10
 segundos, usando GC STEPLIGHT SL-I. Efectuar la polimerización
 final durante 3 minutos, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 1) Si la aplicación del material gingival excede el grosor que se indica
  en el cuadro de abajo, aplicar en capas y fotopolimerizar
  respectivamente (en GC LABOLIGHT LV-III).
 2) En caso de restauraciones extensas aplicar en secciones en cada
  lado del diente y proseguir con la polimerización final
  respectivamente, para así disminuir la contracción durante la   
  polimerización.
 3) Aplicar lo que se necesite de Gum Modifier (GM) o Gum   
  Translucent (GT).
 4) Si se desea, reproducir canales en el área gingival, incorporar
  Gum Fiber (GF71) en la Gum Modifier (Gum 30) Translucent o
  material de otro tono, mezclar, aplicar y fotopolimerizar.
 5) Cuando se use Gum Fiber, cubrirla con Gum Translucent.
  Fotopolimerizar y pulir. 
8.Eliminar la capa de aire inhibido y ajustar la forma
 Quitar la capa de aire inhibido y ajustar los contornos, usando una
 fresa de carbudo, una punta diamantada o una punta de carborundo.
9. Acabado
 Dejar el márgen más grueso de lo que se desea y terminar
 progresivamente usando una punta de goma o de silicona.
10.Pulido y brillo
 Pulir de la manera habitual para finalizar la restauración gingival.

 

ALMACENAJE 
Almacenarlo en un lugar fresco y lejos de los rayos directos del sol.
(Fecha de caducidad : 2 años después de su fabricación)

COLORES Y ENVASE (GRADIA gum shades)
1. Set básico
 Jeringa de 2,4mL solución - Gum Opaque (GC11)  1
 Jeringa de 2,4mL solución - Gum Opaque (GO13)  1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G21)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G22)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G23)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G24)    1
 Jeringa de 2,4mL gel - Gum Translucent (GT41)   1
 Espátula disponible      5
 Protectores de luz       1
 Bloc de mezcla No, 22      1
 Cepillo No, 7      1
 Guía de tonalidades      1
 Escala de colores      1
2. Reposiciones
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 o GO 13)
  Jeringa de 2,4mL solución
 b. Gum Opaque Modifier  (GOM51)
  Jeringa de 2,4mL solución
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 o G24)
  Jeringa de 2,9mL pasta
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 o GM36)
  Jeringa de 2,4mL gel
 e. Gum Translucent (GT41)
  Jeringa de 2,4mL gel
 f. Gum Fiber (GF71)
  Tarro 0,4gr. fibra.

PRECAUCIÓN
1. En caso de contacto con el tejido oral o con la piel, limpiar
 inmediatamente con una esponja o algodón, humedecido en alcohol.
 Lavar con agua.
2. En caso de contacto o que entre en los ojos, lavar con agua
 inmediatamente y consultar al médico.
3. Poner atención de no ingerir el material.
4. Si el material está almacenado en el frigorífico, sacarlo y antes de
 usarlo, mantenerlo a temperatura ambiental por lo menos durante
 30 minutos.
5.Usar el material inmediatamente después de haberlo sacado.
 Asegurarse de haber quitado todo el material restante de la punta
 de la jeringa y colocar la tapa inmediatamente después de usarse.
6.No mezclarlo con otros materiales.
7. Cuando se efectúa la polimerización del material, hay que
 asegurarse de seguir las indicaciones descritas en el cuadro de   
 tiempo de irradiación, arriba descrito. No usar rayos de luces
 ultravioletas o unidades de polimerización visibles, que puedan   
 emitir rayos de luz ultravioleta.  
8. Cuando se está polimerizando el material, no se debe mirar
 directamente la luz.
9. Cuando se ajusta o se pule la resina de composite, hay que usar un
 colector de polvo y usar una mascarilla para evitar inhalar el polvo.
10.Hay que limpiar el cepillo con alcohol después de usarlo.
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Lichthärtegerät  Vorhärtung     
GC LABOLIGHT LV- III, II       1 Min. 
Halogen / G-Light     20 Sek.

Belichtungszeit für Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

BEMERKUNG :
1) Das GC STEPLIGHT SL-I kann nicht zur Endhärtung verwendet werden.
2) Bei Benutzung eines Handlichthärtungsgerätes* bitte von allen Seiten
 belichten, um eine vollständige Polymerisation sicherzustellen.

Belichtungszeit für Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Lichthärtungsgerät  Vorhärtung  Aushärtung 
GC LABOLIGHT LV- III, II       30 Sek.         3 Min. 
GC STEPLIGHT SL- I       10 Sek.    
Halogen / G-Light       20 Sek.       1 Min.
Bemerkung :
1) Die GC STEPLIGHT SL-I kann nicht zur Endpolimerisation benützt werden. 
2)  Bei Benutzung eines Handlichthärtungsgerätes* bitte von allen Seiten
 belichten, um eine vollständige Polymerisation sicherzustellen.

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Belichtungszeit

0,2 mm 
0,2 mm 

Farbton
Vorhärtung.
 (30 Sek.) 

Vorhärtung.
(1 Min.)

Aushärtung.
(3 Min.)

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

Härtungstiefe (bei Gebrauch von GC LABOLIGHT LV- III)

Bemerkung :
Die Härtungstiefe für transluzente Farbtöne G20 und GM30 sind 
entsprechend der von Gum Translucent.

Note :
Les profondeurs de polymérisation du transparent Gum (G20) et Gum Modifier 
(GM30) sont équivalentes à celles du Gum Translucent.

 Temps d'insolation

0,2 mm 
0,2 mm 

Teintes

Pré-
Polymérisation 

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

     (30 sec)

Pré-
Polymérisation

   (1 min.)

Polymérisation
Finale
 (3 min.)

GC LABOLIGHT LV-III, II   30 sec.              3 min.
GC STEPLIGHT SL-I  10 sec.
Halogen / G-Light   20 sec.  1 min.

Type d'activateur lumineux  Prépolymérisation
GC LABOLIGHT LV- III, II          1 min.
Halogen / G-Light          20 sec.

Temps d'irradiation lumineuse pour Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Note :
1)  La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour polymériser les
 matériaux présentés ci-dessus.
2)  Lorsque l'on utilise un activateur lumineux de type pistolet*, irradier le
 matériau dans toutes les directions pour obtenir une polymérisation complète.

Note  :
1)  La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour la polymérisation finale
 des matériaux présentés ci-dessus.
2)  Lorsque l'on utilise un activateur lumineux de type pistolet*, irradier le matériau
 dans toutes les directions pour obtenir une polymérisation complète.

Temps d'irradiation lumineuse pour Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

Profondeur de polymérisation (Avec le GC LABOLIGHT LV- III)

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Type d'activateur  lumineux    Prépolymérisation  Polymérisation finale

GC LABOLIGHT LV- III, II          1 min.
Halogen / G-Light          20 sec.
Note :
1) Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per fotopolimerizzare i materiali
 sopra indicati.
2)  Quando si usa un fotopolimerizzatore manuale*, applicare la luce in tutte le
 direzioni per ottenere una polimerizzazione completa.

Tempi di irraggiamento per Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Note :
Le profondità di polimerizzazione per il materiale traslucido Gum (G20) e Gum 
Modifier (GM30) sono equivalenti a quelle di Gum Translucent.

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Tempo 
di irraggiamento

0,2 mm 
0,2 mm 

Colori

Polimerizzazione 
preliminare
       (30 sec.)

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

Polimerizzazione 
preliminare
        (1 min.)

Profondità di polimerizzazione (con GC LABOLIGHT LV-III)

Aparato de polimerización

GC LABOLIGHT LV -III, II
Halógena / G-Light    20 seg.

Pre-polimerización

  1 min. 

Tiempo de irradiación del Gum Opaque ; Gum Opaque Modifier

Nota :
1) GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los materiales
 arriba mencionados.
2)  Cuando se usa una unidad de polimerización de mano*, aplicar la
 polimerización en todas las direcciones para completar la polimerización.

GCLABOLIGHT LV-III, II  
GC STEPLLICHT SL-I  
Halógena / G-Light   

Pre-polimerización Polimerización final

     30 seg.    3 min.
     10 seg.

Aparato de polimerización

20 seg. 1 min.

Tiempo de irriación del Gum; Gum Modifier ; Gum Translucent

Nota :
1) GC SEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los materiales arriba
 mencionados.
2)  Cuando se usa una unidad de polimerización de mano*, aplicar la polimerización
 en todas las direcciones por completar la polimerización

Gum Opaque
Gum Opaque Modifier
Gum
Gum Modifier
Gum Translucent 

0,2 mm 
0,2 mm 

Colores      (30 seg.)

Pre-
polimerización

Pre-
polimerización

Polimerización
final

1,1 mm
0,8 mm
3,0 mm

2,5 mm
1,5 mm
5,0 mm

  (1 min.)    (3 min.)

Tiempo de irradiación

Nota :
La intensidad de la polimerización para los translúcidos Gum (G20) y 
Gum Modifier (GM30) son equivalentes a los del Gum Translucent.

Intensidad de Polimerización (usando GC LABOLIGHT LV-III)

GC LABOLIGHT LV-III, II             30 sec.              3 min.
GC STEPLIGHT SL-I            10 sec.
Halogen / G-Light             20 sec.           1 min.

Note :
1)  Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per  fotopolimerizzare i materiali
 sopra indicati.
2)  Quando si usa un fotopolimerizzatore manuale*, applicare la luce in tutte le
 direzioni per ottenere una polimerizzazione completa.

Tempi di irraggiamento per Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

Fotopolimerizzatore Polimerizzazione 
preliminare

Polimerizzazione 
finale

Polimerizzazione 
preliminareFotopolimerizzatore  

Polimerizzazione
finale
       (3 min.)
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LIGHT-CURED GUM SHADE COMPOSITE SYSTEM

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
Reproduction of gum tissue for crown restorations, such as implant 
superstructures and removable metal frames.

CONTRAINDICATIONS
In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. If 
such reactions are experienced, discontinue use of the product and 
refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE
For the following steps (No.1-5) of the procedure, refer to GC GRADIA 
instructions for use.
1.  Production of Metal Framework
 1)  Wax up framework in usual manner.
 2)  Cast in usual manner.
 3)  Using a carbide bur, adjust casting in usual manner.
2. Treatment of Metal Framework
 1)  Sandblast retention area using 50 to 110 micron aluminum oxide.
 2) Clean with dry, oil-free air.
3. Application of GC METALPRIMER II
 Apply one or two thin coats of GC METALPRIMER II to the retention
 area.
   Note : 
 After application of the GC METALPRIMER II, immediately start to
 apply GC GRADIA OPAQUE to avoid contamination of the retention
 area.
4. Application and Light curing of GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
   Apply a layer of GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE to the
 retention area to mask the metal colour. Light cure for 1 minute 
 using the GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing GC
 GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Build-up of veneer crown
   Apply GC GRADIA composite and light cure according to GC
 GRADIA instructions for use.
6. Application and Pre-light curing of Gum Opaque (GO)
    Apply two thin layers of Gum Opaque (GO) to the gum part of the
 metal framework. Temporarily light cure each layer for 1 minute
 using the GC LABOLIGHT LV-III.
 Note : 
 1) For light curing refer to the following chart of Irradiation time and
  Depth of cure.
    2) For colour adjustment, apply Gum Opaque Modifier (GOM51) to
  the light cured Gum Opaque. Light cure for 1 minute using the GC
  LABOLIGHT LV-III.
 3) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing 
  Gum Opaque and Gum Opaque Modifier.  
7.  Application, Pre-curing and Final curing of Gum (G)
   Apply Gum (G). Temporarily light cure for 30 seconds using the
 GC LABOLIGHT LV-III or for 10 seconds using the GC STEPLIGHT
 SL-I. Finally light cure for 3 minutes using the GC LABOLIGHT LV-III.
   Note :
 1) If gum application exceeds the depth of cure mentioned in the
  chart, apply in layers and light cure respectively (in the GC
  LABOLIGHT LV-III).
 2)  In case of long span restorations, apply in sections to each side of
  one tooth and carry out final cure respectively in order to minimise
  curing shrinkage.
 3) Apply Gum Modifier (GM) or Gum Translucent (GT)
  as necessary.
 4) If it is desired to reproduce blood vessels in the gum area,
  incorporate Gum Fiber (GF71) in translucent Gum Modifier (GM30)
  or material of another shade, mix, apply and light cure.  
 5) When using Gum Fiber, cover with Gum Translucent. Light cure
  and polish.
8. Removal of air inhibited layer and Shape adjustment 
    Remove air inhibited layer and adjust contour using a carbide bur,
 diamond point or carborundum point.
9. Finish
   Leave the margin thicker than desired and progressively finish using
 a rubber point or silicone point.
10. Polish and Buff
   Polish and buff in usual manner to complete the gum restoration.

STORAGE
Store in a cool place away from direct sunlight.
(Shelf life : 2 years from date of manufacture)

SHADES & PACKAGES (GRADIA gum shades)
1.  Starter Package
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO11)   1
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO13)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G21)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G22)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G23)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G24)   1
 Syringe of 2.4mL gel         - Gum Translucent (GT41)    1
 Disposable palette     5
 Light protective cover    1
 Mixing pad No. 22    1
 Brush No. 7     1
 Shade guide kit   1
 Color chart  1
2. Refill Packages
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Syringe of 2.4mL solution 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Syringe of 2.4mL solution
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
       Syringe of 2.9mL paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or
  GM36)
       Syringe of 2.4mL gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Syringe of 2.4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Bottle of 0.4g fibers

CAUTION
1.  In case of contact with oral tissues or skin, remove immediately with
 a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
 medical attention.
3. Take care to avoid ingestion of the material.
4. If material is stored in a refrigerator, remove from refrigerator and
 leave to stand at room temperature for at least 30 minutes before
 use. 
5. After dispensing material, use as quickly as possible. Be sure to
 remove any residual material from the tip of the syringe and   
 replace cap immediately after use. 
6. Do not mix with other materials.
7.  When light curing material, be sure to follow the irradiation time
 described in the above- mentioned chart. Do not use ultraviolet
 lights or visible light curing devices that can radiate ultraviolet light.
8. When light curing material, do not look directly into the light.
9. When adjusting or polishing composite resin, use a dust collector and
 wear a dust mask to avoid inhaling dust.  
10. The brush can be cleaned with alcohol after use.

Last revised : 08/2012

Light curing device  Pre-cure     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogen / G-Light  20 sec.    

Irradiation time for Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Irradiation time for Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Light curing device  Pre-cure  Final cure 
GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    
Halogen / G-Light    20 sec.          1 min. 

Depth of cure (using the GC Labolight LV- III)

Irradiation time

 0.2 mm 

Shades
Pre-cure
(30 sec.)

Pre-cure
 (1 min.)

Final cure
(3 min.)

Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Note : 
1) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used to light cure the above materials.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions
 for complete polymerization.

Note :
1) The GC STEPLIGHT SL- I cannot be used for final curing.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions for
 complete polymerization.

Note :
The depths of cure for translucent Gum (G20) and Gum Modifier
(GM30) are equivalent to that of Gum Translucent.
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ENPrior to use, carefully read 
the instructions for use. DEVor der Benutzung bitte die 

Gebrauchsanweisung gründlich lesen. ITLeggere attentamente le 
istruzioni prima dell'uso.FRAvant toute utilisation, lire 

attentivement les instructions d’emploi. ESAntes de usar, lea detalladamente 
las instrucciones de uso.

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
Reproduction of gum tissue for crown restorations, such as implant 
superstructures and removable metal frames.

CONTRAINDICATIONS
In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. If 
such reactions are experienced, discontinue use of the product and 
refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE
For the following steps (No.1-5) of the procedure, refer to GC GRADIA 
instructions for use.
1.  Production of Metal Framework
 1)  Wax up framework in usual manner.
 2)  Cast in usual manner.
 3)  Using a carbide bur, adjust casting in usual manner.
2. Treatment of Metal Framework
 1)  Sandblast retention area using 50 to 110 micron aluminum oxide.
 2) Clean with dry, oil-free air.
3. Application of GC METALPRIMER II
 Apply one or two thin coats of GC METALPRIMER II to the retention
 area.
   Note : 
 After application of the GC METALPRIMER II, immediately start to
 apply GC GRADIA OPAQUE to avoid contamination of the retention
 area.
4. Application and Light curing of GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
   Apply a layer of GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE to the
 retention area to mask the metal colour. Light cure for 1 minute 
 using the GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing GC
 GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Build-up of veneer crown
   Apply GC GRADIA composite and light cure according to GC
 GRADIA instructions for use.
6. Application and Pre-light curing of Gum Opaque (GO)
    Apply two thin layers of Gum Opaque (GO) to the gum part of the
 metal framework. Temporarily light cure each layer for 1 minute
 using the GC LABOLIGHT LV-III.
 Note : 
 1) For light curing refer to the following chart of Irradiation time and
  Depth of cure.
    2) For colour adjustment, apply Gum Opaque Modifier (GOM51) to
  the light cured Gum Opaque. Light cure for 1 minute using the GC
  LABOLIGHT LV-III.
 3) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing 
  Gum Opaque and Gum Opaque Modifier.  
7.  Application, Pre-curing and Final curing of Gum (G)
   Apply Gum (G). Temporarily light cure for 30 seconds using the
 GC LABOLIGHT LV-III or for 10 seconds using the GC STEPLIGHT
 SL-I. Finally light cure for 3 minutes using the GC LABOLIGHT LV-III.
   Note :
 1) If gum application exceeds the depth of cure mentioned in the
  chart, apply in layers and light cure respectively (in the GC
  LABOLIGHT LV-III).
 2)  In case of long span restorations, apply in sections to each side of
  one tooth and carry out final cure respectively in order to minimise
  curing shrinkage.
 3) Apply Gum Modifier (GM) or Gum Translucent (GT)
  as necessary.
 4) If it is desired to reproduce blood vessels in the gum area,
  incorporate Gum Fiber (GF71) in translucent Gum Modifier (GM30)
  or material of another shade, mix, apply and light cure.  
 5) When using Gum Fiber, cover with Gum Translucent. Light cure
  and polish.
8. Removal of air inhibited layer and Shape adjustment 
    Remove air inhibited layer and adjust contour using a carbide bur,
 diamond point or carborundum point.
9. Finish
   Leave the margin thicker than desired and progressively finish using
 a rubber point or silicone point.
10. Polish and Buff
   Polish and buff in usual manner to complete the gum restoration.

STORAGE
Store in a cool place away from direct sunlight.
(Shelf life : 2 years from date of manufacture)

SHADES & PACKAGES (GRADIA gum shades)
1.  Starter Package
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO11)   1
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO13)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G21)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G22)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G23)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G24)   1
 Syringe of 2.4mL gel         - Gum Translucent (GT41)    1
 Disposable palette     5
 Light protective cover    1
 Mixing pad No. 22    1
 Brush No. 7     1
 Shade guide kit   1
 Color chart  1
2. Refill Packages
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Syringe of 2.4mL solution 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Syringe of 2.4mL solution
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
       Syringe of 2.9mL paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or
  GM36)
       Syringe of 2.4mL gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Syringe of 2.4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Bottle of 0.4g fibers

CAUTION
1.  In case of contact with oral tissues or skin, remove immediately with
 a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
 medical attention.
3. Take care to avoid ingestion of the material.
4. If material is stored in a refrigerator, remove from refrigerator and
 leave to stand at room temperature for at least 30 minutes before
 use. 
5. After dispensing material, use as quickly as possible. Be sure to
 remove any residual material from the tip of the syringe and   
 replace cap immediately after use. 
6. Do not mix with other materials.
7.  When light curing material, be sure to follow the irradiation time
 described in the above- mentioned chart. Do not use ultraviolet
 lights or visible light curing devices that can radiate ultraviolet light.
8. When light curing material, do not look directly into the light.
9. When adjusting or polishing composite resin, use a dust collector and
 wear a dust mask to avoid inhaling dust.  
10. The brush can be cleaned with alcohol after use.
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Light curing device  Pre-cure     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogen / G-Light  20 sec.    

Irradiation time for Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Irradiation time for Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Light curing device  Pre-cure  Final cure 
GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    
Halogen / G-Light    20 sec.          1 min. 

Depth of cure (using the GC Labolight LV- III)

Irradiation time

 0.2 mm 

Shades
Pre-cure
(30 sec.)

Pre-cure
 (1 min.)

Final cure
(3 min.)

Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Note : 
1) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used to light cure the above materials.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions
 for complete polymerization.

Note :
1) The GC STEPLIGHT SL- I cannot be used for final curing.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions for
 complete polymerization.

Note :
The depths of cure for translucent Gum (G20) and Gum Modifier
(GM30) are equivalent to that of Gum Translucent.

LICHTHÄRTENDES ZAHNFLEISCHFARBENES 
KOMPOSITSYSTEM

Nur von zahntechnischem / zahnärztlichem Fachpersonal für die 
genannten Anwendungsgebiete zu verwenden.

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE
Reproduktion von Zahnfleisch, implantatgetragenen Suprastrukturen 
und herausnehmbarem Zahnersatz.

GEGENANZEIGEN
In seltenen Fällen kann es zu einer Überempfindlichkeit kommen. In 
diesem Fall muß das Produkt sofort aus dem Mund entfernt werden 
und anschließend ein Arzt aufgesucht werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG
Für die folgenden Schritte (Nr.1-5) bitte auch die Gebrauchsanweisung 
für GC GRADIA beachten.
1. Herstellung von herausnehmbarem Zahnersatz
 1)  Zunächste wie gewohnt aufwachsen.
 2) Daraufhin einen Abdruck erstellen.
 3) Mit einem Polierer den Abdruck entsprechend anpassen.
2. Behandlung des metallischen Trägers
 1)  Die Retention mit Aluminiumoxid 50 bis 110 Micron Korngröße
   sandstrahlen.
 2)  Anschließend mit trockener und ölfreier Druckluft reinigen.
3. Anwendung von GC METALPRIMER II
 Die Retentionsfläche mit einem oder zwei dünnen
 Überzügen von GC METALPRIMER II versehen.
 BEMERKUNG :
 Unmittelbar nach der Anwendung von GC METAL PRIMER II mit
 dem Auftrag von GC GRADIA OPAQUE beginnen, um eine
 zwischenzeitliche Verunreinigung der Retentionsfläche zu
 vermeiden.
4. Aufbringen und Lichthärten von GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Um die Retentionsfläche des Gerüstes abzudecken, wird eine
 Schicht GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE auf die
 Retentionsfläche aufgebracht und anschließend eine Minute lang mit
 dem GC LABOLIGHT LV-III gehärtet.
 Anm. :
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE kann nicht mit dem GC
 STEPLIGHT SL-I ausgehärtet werden.
5. Aufbau eines Veneers
   Die Schritte zur Herstellung eines Veneers inklusive der
 Lichthärtezeiten befinden sich in der Arbeitsanleitung für GC
 GRADIA.
6. Anwendung und Lichthärtung von Gum Opaque (GO)
    Es werden zwei dünne Schichten von Gum Opaque (GO) auf den
 Zahnfleischbereich des Gerüstes aufgebracht. Jede Schicht eine
 Minute
 lang mit dem GC LABOLIGHT LV-III provisorisch lichthärten.
 BEMERKUNG :
 1) Um Materialien zu härten, bitte die nachfolgende Tabelle für
  Belichtungszeit und Belichtungstiefe beachten.
 2) Für Farbabstimmungen Gum Opaque Modifie (GOM51) auf den
  ausgehärteten Gum Opaque auftragen. Dann 1 Minute im
  LABOLIGHT LV-III aushärten.
 3) Gum Opaque und Gum Opaque Modifier können nicht mit dem
  GC STEPLIGHT SL-I ausgehärtet werden. 
7.  Auftragen, Zwischenhärten und Endhärtung des Gum (G)
   Zunächst wird Gum (G) aufgetragen. Anschließend 30 Sekunden
 lang Lichthärten mit dem GC LABOLIGHT LV-III oder 10 Sekunden
 mit dem GC STEPLIGHT SL-I. Die abschließende Aushärtung
 erfolgt im GC LABOLIGHT LV-III.   
 BEMERKUNG :
 1)  Wenn die Schichtstärke des aufgetragenen Materials die in der
  Belichtungstabelle angegebene übersteigt, so muß in mehreren
  Schichten gearbeitet und jeweils zwischengehärtet werden. 
 2)  Bei großspannigen Restauration immer eine Seite eines
  Zahnes auftragen und zwischenhärten, um Schrumpfungen zu
  vermeiden.
 3)  Wenn es notwendig ist, kann Gum Modifier und Gum Translucent
  aufgetragen werden.
 4)  Wenn die Reproduktion von Blutgefäßen erwünscht ist, kann Gum
  Fiber (GF71) in transluzentem Gum Modifier (GM30) oder einem
  Material mit anderem Farbton aufgelegt werden. Gum Translucent
  darüber geben und dann aushärten.
8. Wiederherstellung der Inhibitionsschicht zur Formkorrektur 
    Die Oberfläche mit einem Diamanten abreiben, Modifier auftragen
 und dann wie gewohnt weiterarbeiten.
9. Finish
   Die Schichtung sollte etwas dicker als gewünscht geschichtet
 werden und dann mit einem Silikonpolierer die gewünschte Endform
 ausarbeiten.
10. Polieren
  Wie gewohnt polieren um die Restauration fertigzustellen.

LAGERUNG
An einem trockenen Ort, abseits von direkter Sonneneinstrahlung 
aufbewahren.
(Haltbarkeit : 2 Jahre ab Herstellungsdatum)

FARBEN UND HANDELSFORMEN (GRADIA gum shades)
1. Starterpacket
 Spritze mit 2,4mL Lösung  - Gum Opaque (GO11)   1
 Spritze mit 2,4mL Lösung  - Gum Opaque (GO13 )  1
 Spritze mit 2,9mL Paste    - Gum (G21)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste    - Gum (G22)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste   - Gum (G23)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste   - Gum (G24)  1
 Spritze mit 2,4mL Gel        - Gum Translucent (GT41)   1
 Einwegpalette     5
 Lichtschutzhülle    1
 Anmischpad No, 22    1
 Pinsel No, 7    1
 Farbschlüsselset    1
 Farbtafel     1
2. Nachfüllpackungen
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Spritze mit 2,4mL Lösung
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Spritze mit 2,4mL Lösung
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
        Spritze mit 2,9mL Paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or GM36)
        Spritze mit 2,4mL Gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Spritze mit 2,4mL Gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
        Flasche mit 0,4g fibers

ACHTUNG
1.  Bei Kontakt mit Haut oder Schleimhaut, sofort mit einem in Alkohol
 getränktem Tuch entfernen. Mit Wasser spülen. 
2.  Bei Augenkontakt, mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
3.  Nicht für die Nahrungsaufnahme geeignet.
4.  Wenn das Material in einem Kühlschrank aufbewahrt wird, sollte es ca. 30
 Minuten vor der Anwendung herausgenommen werden, damit es sich auf   
 Raumtemperatur erwärmen kann. 
5.  Material nach der Entnahme aus der Spritze sofort verwenden ;
 anschließend die Spitze säubern und sofort wieder verschließen. 
6.  Nicht mit anderen Materialien vermischen.
7.  Zur Lichthärtung unbedingt die in der Tabelle oben angegebenen Zeiten
 beachten. Keine UV-Lampe bzw. eine Lampe, welche sichtbares Licht und
 UV-Licht abgibt, verwenden.
8.  Beim Aushärten nicht direkt in das Licht sehen.
9.  Beim Korrigieren und Polieren des Materials unbedingt einen Staubazug
 sowie eine Staubschutzmaske verwenden! 
10. Die Staubabzug kann nach dem Gebrauch mit Alkohol gereinigt werden.
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SYSTÈME COMPOSITE PHOTOPOLYMÉRISABLE POUR LA 
REPRODUCTION DE FAUSSE GENCIVE

Ne doit être utilisé que par un professionnel de l'Art dentaire, dans les 
indications recommandées.

INDICATIONS RECOMMANDEES
Reproduction du tissu gingival dans les restaurations coronaires telles 
que les supra-structures implantaires ou prothèses adjointes à châssis 
métallique.

CONTRE INDICATION
Dans de rares cas, le produit peut causer une réaction chez certaines 
personnes. Si un tel phénomène apparaît, arrêter l'emploi du produit et 
consulter un médecin.

MODE D'EMPLOI
Pour les étapes qui suivent (1 à 5) de la procédure, se référer au mode 
d'emploi de GC GRADIA.
1.  Fabrication du châssis métallique.
 1) Réaliser la construction en cire de façon habituelle.
 2) Couler de manière habituelle.
 3) Ajuster la coulée de façon usuelle avec une fraise au carbure.
2.  Traitement du châssis métallique.
 1) Sabler les zones de rétention à l'oxyde d'alumine à 50-110.
 2) Sécher à l'air sec, sans trace d'huile.
3.  Application du GC METALPRIMER II
 Appliquer une ou deux fines couches de GC METALPRIMER II
 sur les zones de rétention.
 Note :
 Après application de GC METALPRIMER II commencer
 immédiatement l'application de GC GRADIA OPAQUE afin d'éviter
 toute contamination de la surface de rétention.
4.  Application et photopolymérisation de GC GRADIA
 FOUNDATION OPAQUE
 Appliquer une couche de GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE
 sur la zone de rétention pour masquer la couleur du métal.
 Photopolymériser pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV-III.
 Note :
 La GC STEPLIGHT SL-I  ne peut pas être utilisée pour la
 photopolymérisation de GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5.  Montage de la couronne à facette.
 Appliquer le composite GC GRADIA et photopolymériser selon le
 mode d'emploi de GC GRADIA.
6.  Application et prépolymérisation de Gum Opaque (GO)
 Appliquer deux couches fines de Gum Opaque (GO) sur la partie
 gingivale du châssis métallique. Photopolymériser temporairement
 chaque couche pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 1) Pour photopolymériser les matériaux Gum de type gencive, se
  reporter aux tableaux de temps de polymérisation et de
  profondeur de polymérisation ci-après.
 2) Pour l'ajustage de la teinte, appliquer Gum Opaque Modifier
  (GOM 51) sur le Gum Opaque polymérisé. Photopolymériser
  pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV- III.
 3) La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour    
  polymériser Gum Opaque et Gum Opaque Modifier.
7.  Application, pré-polymérisation et polymérisation finale du
 matériau Gum (G)
 Appliquer le matériau Gum (G). Le photopolymériser
 temporairement pendant 30 secondes dans le GC LABOLIGHT
 LV- III ou pendant 10 secondes avec la GC STEPLIGHT SL-I.   
 Procéder à la photopolymérisation finale pendant 3 minutes dans
 le GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 1) Si l'application de matériau Gum dépasse l'épaisseur    
  polymérisable telle qu'indiquée dans le tableau, l'appliquer par   
  couches et les photopolymériser au fur et à mesure (dans le 
  GC LABOLIGHT LV- III).
 2) Dans le cas de restauration longue portée, appliquer par
  zones successive de part et d'autre de chaque dent et procéder   
  aux polymérisations successives afin de minimiser le retrait de   
  polymérisation.
 3) Appliquer le Gum Modifier (GM) ou le Gum Translucent (GT)
  autant que nécessaire.
 4) Si l'on souhaite reproduire les vaisseaux sanguins dans la    
  gencive incorporer du Gum Fiber (GF71) (veinules) dans le    
  Gum Modifier transparent (GM 30) ou un matériau d'une autre
  teinte, mélanger, appliquer et photopolymériser.
 5) Lorsque l'on utilise le matériau Gum Fiber recouvrir avec du  
  Gum Translucent, photopolymériser et polir.
8.  Elimination de la couche d'inhibition avec AIR BARRIER et ajustage
 de la forme.
 Eliminer la couche d'inhibition par l'oxygène et achever la finition
 en utilisant une fraise au carbure, diamantée, ou une pointe au   
 carborundum.
9.  Finition.
 Laisser l'épaisseur marginale souhaitée et finir progressivement en   
 utilisant une pointe montée caoutchouc ou siliconée.
10. Polissage et Brillantage.
 Polir et brillanter de manière traditionnelle pour terminer la
 restauration de gencive.

STOCKAGE
Conserver dans un endroit sec et frais à l'écart de la lumière du soleil.
(Durée d'utilisation = Deux ans à compter de la date de fabrication)

TEINTES et CONDITIONNEMENTS (GRADIA gum shades)
1. Kit de base : "STARTER PACKAGE"
 Seringue de 2,4mL de pâte fluide  - Gum Opaque (GO11)  1
 Seringue de 2,4mL de pâte fluide - Gum Opaque (GO13)   1
 Seringue de 2,9mL de pâte        - Gum (G21)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte          - Gum (G22)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte   - Gum (G23)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte   - Gum (G24)  1
 Seringue de 2,4mL gel    - Gum Translucent (GT41)  1
 Palette jetable    5
 Couvercle de protection contre la lumière 1
 Bloc de mélange N 22     1
 Pinceau N 7    1
 Kit teintier    1
 Palette de teintes   1
2. Recharges.
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 et GO13)
  Seringue de 2,4mL de pâte fluide
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
  Seringue de 2,4mL de pâte fluide
 c. Gum ( G20, G21, G22, G23, et G24)
  Seringue de 2,9mL de pâte
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 et
  GM36)
  Seringue de 2,4mL de gel
 e. Gum Translucent (GT41)
  Seringue de 2,4mL de gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
   Flacon de 0,4g de veinules

ATTENTION !
1. En cas de réaction avec la muqueuse orale ou la peau, retirer
 immédiatement le matériau avec une petite éponge ou un coton
 imbibé d'alcool. Rincer à l'eau.
2. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau
 et consulter un médecin.
3. Ne pas ingérer le matériau.
4. Si le matériau est conservé au réfrigérateur sortez le au moins
 30min avant utilisation à température ambiante.
5. Après prélèvement du matériau, utilisez-le aussi rapidement que   
 possible. S'assurer de l'élimination de tout résidu sur l'embout de la
 seringue et refermer après extrusion du matériau la capuchon
 immédiatement après l'emploi.
6. Ne pas mélanger avec d'autres matériaux.     
7. Lorsque l'on procède à la photopolymérisation du matériau,
 s'assurer du respect des valeurs données dans les tableaux ci-  
 dessus. Ne pas utiliser d'activateurs à ultra-violets ou d'activateur à
 lumière visible pouvant émettre des rayons ultra-violets.
8. Lors de la photopolymérisation, ne jamais regarder directement la
 lumière.
9. Lors de l'ajustage de la forme et du polissage d'une résine
 composite, utiliser une aspiration et porter un masque afin d'éviter
 toute inhalation de poussière.
10.Le pinceau peut-être nettoyé avec de l'alcool après usage.
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SISTEMA COMPOSITO FOTOPOLIMERIZZABILE PER LA 
RIPRODUZIONE DEI TESSUTI GENGIVALI

Per uso esclusivamente professionale nelle indicazioni raccomandate.

ISTRUZIONI RACCOMANDATE
Riproduzione del tessuto gengivale per ricostruzioni su corone quali 
sovrastrutture su impianti e protesi mobili in metallo.

CONTROINDICAZIONI
In rari casi il prodotto può causare sensibilizzazione in alcune persone. 
Se si verificano tali reazioni, interrompere l'uso del prodotto e 
consultare un medico.

ISTRUZIONI PER L'USO
Per i passaggi della procedura illustrati di seguito (N 1-5), consultare le 
istruzioni per l'uso di GC GRADIA.
1.  Realizzazione di strutture in metallo
 1)  Eseguire la ceratura diagnostica della struttura procedendo nel
  modo consueto.
 2) Realizzare il modello nel modo consueto.
 3) Utilizzando una fresa al tungsteno, regolare il modello nel modo   
 consueto.
2. Trattamento delle strutture in metallo
 1)  Sabbiare l'area di ritenzione utilizzando ossido di alluminio da
  50-110 micron.
 2) Pulire con aria asciutta e priva di olio.
3. Applicazione di GC METALPRIMER II
 Applicare uno o due strati sottili di GC METALPRIMER II sull'area
 di ritenzione.
 Nota : 
 Dopo aver applicato GC METALPRIMER II, iniziare
 immediatamente ad applicare GC GRADIA OPAQUE per evitare
 qualunque contaminazione dell'area di ritenzione.
4. Applicazione e fotopolimerizzazione di GC GRADIA
 FOUNDATION OPAQUE
 Applicare uno strato di GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE   
 sull'area di ritenzione in modo da mascherare il colore del metallo.
 Fotopolimerizzare per 1 minuto utilizzando GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
  Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per fotopolimerizzare
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Stratificazione delle corone veneer 
   Applicare il composito GC GRADIA e fotopolimerizzare come   
 indicato nelle istruzioni per l'uso di GC GRADIA.
6. Applicazione e potopolimerizzazione preliminare di Gum
 Opaque (GO)
    Applicare due strati sottili di Gum Opaque (GO) sulla parte di
 gengiva della struttura in metallo. Fotopolimerizzare
 temporaneamente ciascuno strato per 1 minuto utilizzando 
 GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota : 
 1)  Per la fotopolimerizzazione dei materiali Gum consultare il
  grafico dei tempi di irraggiamento e delle profondità di 
  polimerizzazione riportato di seguito.
 2) Per la regolazione del colore, applicare Gum Opaque Modifier
  (GOM51) sullo strato fotopolimerizzato di Gum  Opaque.    
  Fotopolimerizzare per 1 minuto utilizzando GC LABOLIGHT
  LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I non può essere utilizzato per    
  fotopolimerizzare Gum Opaque o Gum Opaque Modifier.  
7.  Applicazione, polimerizzazione preliminare e polimerizzazione
 finale del materiale Gum (G)
 Applicare il materiale Gum (G).  Fotopolimerizzare 
 temporaneamente per 30 secondi utilizzando GC LABOLIGHT
 LV-III oppure per 10 secondi usando GC STEPLIGHT SL-I.    
 Eseguire la fotopolimerizzazione finale per 3 minuti utilizzando 
 GC LABOLIGHT LV-III.
    Nota :
 1)  Se l'applicazione del materiale per gengive ha una profondità di   
  polimerizzazione superiore a quella indicata nel grafico,    
  applicare il materiale in diversi strati e fotopolimerizzare    
  ciascuno strato (con GC LABOLIGHT LV-III).
 2) In caso di ricostruzioni estese, applicare in sezioni su ciascun   
  lato del dente ed eseguire la fotopolimerizzazione finale di    
  ciascuna sezione per minimizzare la contrazione dovuta alla   
  polimerizzazione.
 3) Applicare Gum Modifier (GM) oppure Gum Translucent (GT)
  secondo necessità.
 4) Se si vogliono riprodurre i vasi sanguigni nell'area gengivale,   
  incorporare Gum Fiber (GF71) nel materiale traslucido Gum   
  Modifier (GM30) o materiale di altro colore, miscelare, applicare
  e fotopolimerizzare.  
 5) Quando si usa Gum Fiber, ricoprire con Gum Translucent,
  fotopolimerizzare e lucidare.
8. Eliminazione dello strato inibito dall'aria e modellazione della forma 
 Eliminare lo strato inibito dall'aria e regolare il contorno utilizzando
 una fresa con punta di tungsteno, di diamante, oppure di
 carborundum.
9. Rifinitura 
 Lasciare un margine più spesso del necessario e rifinire    
 gradualmente utilizzando una punta in gomma o silicone.
10.Levigatura e lucidatura
 Levigare e lucidare nel modo consueto per completare la
 ricostruzione della gengiva.

 

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e lontano dalla luce solare diretta.
(Durata utile : 2 anni dalla data di produzione)

COLORI E CONFEZIONI (GRADIA gum shades)
1.  Confezione iniziale
 Siringa da 2,4mL di soluzione - Gum Opaque (GO11)    1
 Siringa da 2,4mL di soluzione - Gum Opaque (GO13 )   1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G21)  1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G22)  1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G23) 1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G24)  1
 Siringa da 2,4mL di gel        - Gum Translucent (GT41)   1
 Tavoletta usa e getta 5
 Coperchio fotoprotettivo 1
 Blocchetto di miscelazione N 22  1
 Pennello N 7 1
 Kit scala colori 1
 Tabella colori 1
2. Confezioni di ricambi
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 o GO13)
         Siringa da 2,4mL di soluzione 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Siringa da 2,4mL di soluzione
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 o G24)
        Siringa da 2,9mL di pasta
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 o
  GM36)
       Siringa da 2,4mL di gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Siringa da 2,4mL di gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Flacone da 0,4g di fibre

AVVERTENZE
1.  In caso di contatto con i tessuti orali o la cute, eliminare    
 immediatamente il prodotto con una spugna o del cotone
 imbevuto d'alcol e sciacquare con acqua.
2. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con
 acqua e consultare un medico.
3. Evitare che il materiale venga ingerito.
4. Se il materiale viene conservato in frigorifero, estrarlo dal
 frigorifero e lasciarlo a temperatura ambiente per almeno 30 minuti
 prima dell'uso. 
5. Una volta estratto il materiale, utilizzarlo appena possibile.
 Accertarsi di togliere l'eventuale materiale residuo dalla punta della
 siringa e riapplicare il cappuccio immediatamente dopo l'uso. 
6. Non mischiare con altri materiali.
7.  In fase di fotopolimerizzazione, attenersi ai tempi di
 irraggiamento descritti nella tabella precedentemente riportata.   
 Non utilizzare lampade ultraviolette o fotopolimerizzaatori a luce
 visibile che possono irradiare luce ultravioletta.
8. Durante la fotopolimerizzazione del materiale, evitare di
 guardare direttamente la lampada.
9. Durante la regolazione o la lucidatura della resina composita,
 utilizzare un aspiratore di polveri e indossare l'apposita mascherina
 per evitare di inalare la polvere.  
10. Dopo l'uso, il pennello può essere pulito con alcool.

Ultima revisione : 08/2012
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SISTEMA FOTOPOLIMERIZABLE DE COMPOSITE PARA LA 
REPRODUCCIÓN DEL TEJIDO GINGIVAL

Sólo para uso dental profesional y con las recomendaciones indicadas.

INDICACIONES
Elaboración del tejido gingival para restauraciones de coronas, 
supraestructuras de implantes y estructuras de metal removibles.

CONTRAINDICACIONES
En algunos casos puede causar sensibilidad a algunas personas. En 
este caso, dejar de usarlo, y consultar al médico.

INSTRUCCIONES DE USO
Para los siguientes pasos (No.1-5) seguir las instruciones de uso de GC 
GRADIA.
1. La elaboración de la estructura de metal
 1) Encerar la estructura de metal de la manera usual.
 2) Modelar de la manera usual.
 3) Usar una fresa de carburo, ajustando el modelo de la manera usual.
2. El tratamiento de la estructura de metal
 1) Tratar con chorro de arena el área de retención, usando 50 a 110
  micras de óxido de aluminio.
 2) Limpiar con aire seco, sin aceite.
3. La aplicación del GC METALPRIMER II
 Aplicar una o dos capas finas del GC METALPRIMER II en el
 área de retención.
 Nota :
 Después de haber aplicado el GC METALPRIMER II, comenzar
 inmediatamente con la aplicación del GC GRADIA OPAQUE, evitando
 así, la contaminación del área de retención.
4. La aplicación y polimerización del GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Aplicar el GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE en el área de   
 retención para cubrir el color del metal. Fotopolimerizar durante un
 minuto, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para la polimerización del
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. La elaboración de la corona veneer
 Aplicar el GC GRADIA composite y fotopolimerizar según las
 instrucciones de uso.
6. La aplicación y polimerización del Gum Opaque (GO)
 Aplicar dos capas finas de Gum Opaque (GO) en la parte gingival de
 la estructura de metal. Fotopolimerizar temporalmente cada una de
 las capas durante 1 minuto, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 1) Para fotopolimerizar el material GUM, observar el siguiente cuadro
  sobre tiempo de irradiación e intensidad de polimerización.
 2) Para el ajuste del color, aplicar Gum Opaque Modifier (GOM51) al
  GUM Opaque fotopolimerizado. Polimerizar durante 1 minuto,
  usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los
  Gum Opaque y Gum Opaque Modifier.
7. La aplicación, pre-polimerización y polimerización final del material
 Gum (G) 
 Aplicar el material Gum (G). Fotopolimerizar temporalmente durante
 30 segundos usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III o por 10
 segundos, usando GC STEPLIGHT SL-I. Efectuar la polimerización
 final durante 3 minutos, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 1) Si la aplicación del material gingival excede el grosor que se indica
  en el cuadro de abajo, aplicar en capas y fotopolimerizar
  respectivamente (en GC LABOLIGHT LV-III).
 2) En caso de restauraciones extensas aplicar en secciones en cada
  lado del diente y proseguir con la polimerización final
  respectivamente, para así disminuir la contracción durante la   
  polimerización.
 3) Aplicar lo que se necesite de Gum Modifier (GM) o Gum   
  Translucent (GT).
 4) Si se desea, reproducir canales en el área gingival, incorporar
  Gum Fiber (GF71) en la Gum Modifier (Gum 30) Translucent o
  material de otro tono, mezclar, aplicar y fotopolimerizar.
 5) Cuando se use Gum Fiber, cubrirla con Gum Translucent.
  Fotopolimerizar y pulir. 
8.Eliminar la capa de aire inhibido y ajustar la forma
 Quitar la capa de aire inhibido y ajustar los contornos, usando una
 fresa de carbudo, una punta diamantada o una punta de carborundo.
9. Acabado
 Dejar el márgen más grueso de lo que se desea y terminar
 progresivamente usando una punta de goma o de silicona.
10.Pulido y brillo
 Pulir de la manera habitual para finalizar la restauración gingival.

 

ALMACENAJE 
Almacenarlo en un lugar fresco y lejos de los rayos directos del sol.
(Fecha de caducidad : 2 años después de su fabricación)

COLORES Y ENVASE (GRADIA gum shades)
1. Set básico
 Jeringa de 2,4mL solución - Gum Opaque (GC11)  1
 Jeringa de 2,4mL solución - Gum Opaque (GO13)  1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G21)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G22)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G23)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G24)    1
 Jeringa de 2,4mL gel - Gum Translucent (GT41)   1
 Espátula disponible      5
 Protectores de luz       1
 Bloc de mezcla No, 22      1
 Cepillo No, 7      1
 Guía de tonalidades      1
 Escala de colores      1
2. Reposiciones
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 o GO 13)
  Jeringa de 2,4mL solución
 b. Gum Opaque Modifier  (GOM51)
  Jeringa de 2,4mL solución
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 o G24)
  Jeringa de 2,9mL pasta
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 o GM36)
  Jeringa de 2,4mL gel
 e. Gum Translucent (GT41)
  Jeringa de 2,4mL gel
 f. Gum Fiber (GF71)
  Tarro 0,4gr. fibra.

PRECAUCIÓN
1. En caso de contacto con el tejido oral o con la piel, limpiar
 inmediatamente con una esponja o algodón, humedecido en alcohol.
 Lavar con agua.
2. En caso de contacto o que entre en los ojos, lavar con agua
 inmediatamente y consultar al médico.
3. Poner atención de no ingerir el material.
4. Si el material está almacenado en el frigorífico, sacarlo y antes de
 usarlo, mantenerlo a temperatura ambiental por lo menos durante
 30 minutos.
5.Usar el material inmediatamente después de haberlo sacado.
 Asegurarse de haber quitado todo el material restante de la punta
 de la jeringa y colocar la tapa inmediatamente después de usarse.
6.No mezclarlo con otros materiales.
7. Cuando se efectúa la polimerización del material, hay que
 asegurarse de seguir las indicaciones descritas en el cuadro de   
 tiempo de irradiación, arriba descrito. No usar rayos de luces
 ultravioletas o unidades de polimerización visibles, que puedan   
 emitir rayos de luz ultravioleta.  
8. Cuando se está polimerizando el material, no se debe mirar
 directamente la luz.
9. Cuando se ajusta o se pule la resina de composite, hay que usar un
 colector de polvo y usar una mascarilla para evitar inhalar el polvo.
10.Hay que limpiar el cepillo con alcohol después de usarlo.
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Lichthärtegerät  Vorhärtung     
GC LABOLIGHT LV- III, II       1 Min. 
Halogen / G-Light     20 Sek.

Belichtungszeit für Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

BEMERKUNG :
1) Das GC STEPLIGHT SL-I kann nicht zur Endhärtung verwendet werden.
2) Bei Benutzung eines Handlichthärtungsgerätes* bitte von allen Seiten
 belichten, um eine vollständige Polymerisation sicherzustellen.

Belichtungszeit für Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Lichthärtungsgerät  Vorhärtung  Aushärtung 
GC LABOLIGHT LV- III, II       30 Sek.         3 Min. 
GC STEPLIGHT SL- I       10 Sek.    
Halogen / G-Light       20 Sek.       1 Min.
Bemerkung :
1) Die GC STEPLIGHT SL-I kann nicht zur Endpolimerisation benützt werden. 
2)  Bei Benutzung eines Handlichthärtungsgerätes* bitte von allen Seiten
 belichten, um eine vollständige Polymerisation sicherzustellen.

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Belichtungszeit

0,2 mm 
0,2 mm 

Farbton
Vorhärtung.
 (30 Sek.) 

Vorhärtung.
(1 Min.)

Aushärtung.
(3 Min.)

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

Härtungstiefe (bei Gebrauch von GC LABOLIGHT LV- III)

Bemerkung :
Die Härtungstiefe für transluzente Farbtöne G20 und GM30 sind 
entsprechend der von Gum Translucent.

Note :
Les profondeurs de polymérisation du transparent Gum (G20) et Gum Modifier 
(GM30) sont équivalentes à celles du Gum Translucent.

 Temps d'insolation

0,2 mm 
0,2 mm 

Teintes

Pré-
Polymérisation 

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

     (30 sec)

Pré-
Polymérisation

   (1 min.)

Polymérisation
Finale
 (3 min.)

GC LABOLIGHT LV-III, II   30 sec.              3 min.
GC STEPLIGHT SL-I  10 sec.
Halogen / G-Light   20 sec.  1 min.

Type d'activateur lumineux  Prépolymérisation
GC LABOLIGHT LV- III, II          1 min.
Halogen / G-Light          20 sec.

Temps d'irradiation lumineuse pour Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Note :
1)  La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour polymériser les
 matériaux présentés ci-dessus.
2)  Lorsque l'on utilise un activateur lumineux de type pistolet*, irradier le
 matériau dans toutes les directions pour obtenir une polymérisation complète.

Note  :
1)  La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour la polymérisation finale
 des matériaux présentés ci-dessus.
2)  Lorsque l'on utilise un activateur lumineux de type pistolet*, irradier le matériau
 dans toutes les directions pour obtenir une polymérisation complète.

Temps d'irradiation lumineuse pour Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

Profondeur de polymérisation (Avec le GC LABOLIGHT LV- III)

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Type d'activateur  lumineux    Prépolymérisation  Polymérisation finale

GC LABOLIGHT LV- III, II          1 min.
Halogen / G-Light          20 sec.
Note :
1) Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per fotopolimerizzare i materiali
 sopra indicati.
2)  Quando si usa un fotopolimerizzatore manuale*, applicare la luce in tutte le
 direzioni per ottenere una polimerizzazione completa.

Tempi di irraggiamento per Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Note :
Le profondità di polimerizzazione per il materiale traslucido Gum (G20) e Gum 
Modifier (GM30) sono equivalenti a quelle di Gum Translucent.

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Tempo 
di irraggiamento

0,2 mm 
0,2 mm 

Colori

Polimerizzazione 
preliminare
       (30 sec.)

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

Polimerizzazione 
preliminare
        (1 min.)

Profondità di polimerizzazione (con GC LABOLIGHT LV-III)

Aparato de polimerización

GC LABOLIGHT LV -III, II
Halógena / G-Light    20 seg.

Pre-polimerización

  1 min. 

Tiempo de irradiación del Gum Opaque ; Gum Opaque Modifier

Nota :
1) GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los materiales
 arriba mencionados.
2)  Cuando se usa una unidad de polimerización de mano*, aplicar la
 polimerización en todas las direcciones para completar la polimerización.

GCLABOLIGHT LV-III, II  
GC STEPLLICHT SL-I  
Halógena / G-Light   

Pre-polimerización Polimerización final

     30 seg.    3 min.
     10 seg.

Aparato de polimerización

20 seg. 1 min.

Tiempo de irriación del Gum; Gum Modifier ; Gum Translucent

Nota :
1) GC SEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los materiales arriba
 mencionados.
2)  Cuando se usa una unidad de polimerización de mano*, aplicar la polimerización
 en todas las direcciones por completar la polimerización

Gum Opaque
Gum Opaque Modifier
Gum
Gum Modifier
Gum Translucent 

0,2 mm 
0,2 mm 

Colores      (30 seg.)

Pre-
polimerización

Pre-
polimerización

Polimerización
final

1,1 mm
0,8 mm
3,0 mm

2,5 mm
1,5 mm
5,0 mm

  (1 min.)    (3 min.)

Tiempo de irradiación

Nota :
La intensidad de la polimerización para los translúcidos Gum (G20) y 
Gum Modifier (GM30) son equivalentes a los del Gum Translucent.

Intensidad de Polimerización (usando GC LABOLIGHT LV-III)

GC LABOLIGHT LV-III, II             30 sec.              3 min.
GC STEPLIGHT SL-I            10 sec.
Halogen / G-Light             20 sec.           1 min.

Note :
1)  Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per  fotopolimerizzare i materiali
 sopra indicati.
2)  Quando si usa un fotopolimerizzatore manuale*, applicare la luce in tutte le
 direzioni per ottenere una polimerizzazione completa.

Tempi di irraggiamento per Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

Fotopolimerizzatore Polimerizzazione 
preliminare

Polimerizzazione 
finale

Polimerizzazione 
preliminareFotopolimerizzatore  

Polimerizzazione
finale
       (3 min.)
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 01/2013

 01/2013

 01/2013

 01/2013

  PRINTED IN BELGIUM

LIGHT-CURED GUM SHADE COMPOSITE SYSTEM

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
Reproduction of gum tissue for crown restorations, such as implant 
superstructures and removable metal frames.

CONTRAINDICATIONS
In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. If 
such reactions are experienced, discontinue use of the product and 
refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE
For the following steps (No.1-5) of the procedure, refer to GC GRADIA 
instructions for use.
1.  Production of Metal Framework
 1)  Wax up framework in usual manner.
 2)  Cast in usual manner.
 3)  Using a carbide bur, adjust casting in usual manner.
2. Treatment of Metal Framework
 1)  Sandblast retention area using 50 to 110 micron aluminum oxide.
 2) Clean with dry, oil-free air.
3. Application of GC METALPRIMER II
 Apply one or two thin coats of GC METALPRIMER II to the retention
 area.
   Note : 
 After application of the GC METALPRIMER II, immediately start to
 apply GC GRADIA OPAQUE to avoid contamination of the retention
 area.
4. Application and Light curing of GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
   Apply a layer of GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE to the
 retention area to mask the metal colour. Light cure for 1 minute 
 using the GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing GC
 GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Build-up of veneer crown
   Apply GC GRADIA composite and light cure according to GC
 GRADIA instructions for use.
6. Application and Pre-light curing of Gum Opaque (GO)
    Apply two thin layers of Gum Opaque (GO) to the gum part of the
 metal framework. Temporarily light cure each layer for 1 minute
 using the GC LABOLIGHT LV-III.
 Note : 
 1) For light curing refer to the following chart of Irradiation time and
  Depth of cure.
    2) For colour adjustment, apply Gum Opaque Modifier (GOM51) to
  the light cured Gum Opaque. Light cure for 1 minute using the GC
  LABOLIGHT LV-III.
 3) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing 
  Gum Opaque and Gum Opaque Modifier.  
7.  Application, Pre-curing and Final curing of Gum (G)
   Apply Gum (G). Temporarily light cure for 30 seconds using the
 GC LABOLIGHT LV-III or for 10 seconds using the GC STEPLIGHT
 SL-I. Finally light cure for 3 minutes using the GC LABOLIGHT LV-III.
   Note :
 1) If gum application exceeds the depth of cure mentioned in the
  chart, apply in layers and light cure respectively (in the GC
  LABOLIGHT LV-III).
 2)  In case of long span restorations, apply in sections to each side of
  one tooth and carry out final cure respectively in order to minimise
  curing shrinkage.
 3) Apply Gum Modifier (GM) or Gum Translucent (GT)
  as necessary.
 4) If it is desired to reproduce blood vessels in the gum area,
  incorporate Gum Fiber (GF71) in translucent Gum Modifier (GM30)
  or material of another shade, mix, apply and light cure.  
 5) When using Gum Fiber, cover with Gum Translucent. Light cure
  and polish.
8. Removal of air inhibited layer and Shape adjustment 
    Remove air inhibited layer and adjust contour using a carbide bur,
 diamond point or carborundum point.
9. Finish
   Leave the margin thicker than desired and progressively finish using
 a rubber point or silicone point.
10. Polish and Buff
   Polish and buff in usual manner to complete the gum restoration.

STORAGE
Store in a cool place away from direct sunlight.
(Shelf life : 2 years from date of manufacture)

SHADES & PACKAGES (GRADIA gum shades)
1.  Starter Package
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO11)   1
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO13)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G21)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G22)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G23)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G24)   1
 Syringe of 2.4mL gel         - Gum Translucent (GT41)    1
 Disposable palette     5
 Light protective cover    1
 Mixing pad No. 22    1
 Brush No. 7     1
 Shade guide kit   1
 Color chart  1
2. Refill Packages
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Syringe of 2.4mL solution 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Syringe of 2.4mL solution
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
       Syringe of 2.9mL paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or
  GM36)
       Syringe of 2.4mL gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Syringe of 2.4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Bottle of 0.4g fibers

CAUTION
1.  In case of contact with oral tissues or skin, remove immediately with
 a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
 medical attention.
3. Take care to avoid ingestion of the material.
4. If material is stored in a refrigerator, remove from refrigerator and
 leave to stand at room temperature for at least 30 minutes before
 use. 
5. After dispensing material, use as quickly as possible. Be sure to
 remove any residual material from the tip of the syringe and   
 replace cap immediately after use. 
6. Do not mix with other materials.
7.  When light curing material, be sure to follow the irradiation time
 described in the above- mentioned chart. Do not use ultraviolet
 lights or visible light curing devices that can radiate ultraviolet light.
8. When light curing material, do not look directly into the light.
9. When adjusting or polishing composite resin, use a dust collector and
 wear a dust mask to avoid inhaling dust.  
10. The brush can be cleaned with alcohol after use.

Last revised : 08/2012

Light curing device  Pre-cure     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogen / G-Light  20 sec.    

Irradiation time for Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Irradiation time for Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Light curing device  Pre-cure  Final cure 
GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    
Halogen / G-Light    20 sec.          1 min. 

Depth of cure (using the GC Labolight LV- III)

Irradiation time

 0.2 mm 

Shades
Pre-cure
(30 sec.)

Pre-cure
 (1 min.)

Final cure
(3 min.)

Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Note : 
1) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used to light cure the above materials.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions
 for complete polymerization.

Note :
1) The GC STEPLIGHT SL- I cannot be used for final curing.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions for
 complete polymerization.

Note :
The depths of cure for translucent Gum (G20) and Gum Modifier
(GM30) are equivalent to that of Gum Translucent.
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ENPrior to use, carefully read 
the instructions for use. DEVor der Benutzung bitte die 

Gebrauchsanweisung gründlich lesen. ITLeggere attentamente le 
istruzioni prima dell'uso.FRAvant toute utilisation, lire 

attentivement les instructions d’emploi. ESAntes de usar, lea detalladamente 
las instrucciones de uso.

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
Reproduction of gum tissue for crown restorations, such as implant 
superstructures and removable metal frames.

CONTRAINDICATIONS
In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. If 
such reactions are experienced, discontinue use of the product and 
refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE
For the following steps (No.1-5) of the procedure, refer to GC GRADIA 
instructions for use.
1.  Production of Metal Framework
 1)  Wax up framework in usual manner.
 2)  Cast in usual manner.
 3)  Using a carbide bur, adjust casting in usual manner.
2. Treatment of Metal Framework
 1)  Sandblast retention area using 50 to 110 micron aluminum oxide.
 2) Clean with dry, oil-free air.
3. Application of GC METALPRIMER II
 Apply one or two thin coats of GC METALPRIMER II to the retention
 area.
   Note : 
 After application of the GC METALPRIMER II, immediately start to
 apply GC GRADIA OPAQUE to avoid contamination of the retention
 area.
4. Application and Light curing of GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
   Apply a layer of GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE to the
 retention area to mask the metal colour. Light cure for 1 minute 
 using the GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing GC
 GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Build-up of veneer crown
   Apply GC GRADIA composite and light cure according to GC
 GRADIA instructions for use.
6. Application and Pre-light curing of Gum Opaque (GO)
    Apply two thin layers of Gum Opaque (GO) to the gum part of the
 metal framework. Temporarily light cure each layer for 1 minute
 using the GC LABOLIGHT LV-III.
 Note : 
 1) For light curing refer to the following chart of Irradiation time and
  Depth of cure.
    2) For colour adjustment, apply Gum Opaque Modifier (GOM51) to
  the light cured Gum Opaque. Light cure for 1 minute using the GC
  LABOLIGHT LV-III.
 3) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing 
  Gum Opaque and Gum Opaque Modifier.  
7.  Application, Pre-curing and Final curing of Gum (G)
   Apply Gum (G). Temporarily light cure for 30 seconds using the
 GC LABOLIGHT LV-III or for 10 seconds using the GC STEPLIGHT
 SL-I. Finally light cure for 3 minutes using the GC LABOLIGHT LV-III.
   Note :
 1) If gum application exceeds the depth of cure mentioned in the
  chart, apply in layers and light cure respectively (in the GC
  LABOLIGHT LV-III).
 2)  In case of long span restorations, apply in sections to each side of
  one tooth and carry out final cure respectively in order to minimise
  curing shrinkage.
 3) Apply Gum Modifier (GM) or Gum Translucent (GT)
  as necessary.
 4) If it is desired to reproduce blood vessels in the gum area,
  incorporate Gum Fiber (GF71) in translucent Gum Modifier (GM30)
  or material of another shade, mix, apply and light cure.  
 5) When using Gum Fiber, cover with Gum Translucent. Light cure
  and polish.
8. Removal of air inhibited layer and Shape adjustment 
    Remove air inhibited layer and adjust contour using a carbide bur,
 diamond point or carborundum point.
9. Finish
   Leave the margin thicker than desired and progressively finish using
 a rubber point or silicone point.
10. Polish and Buff
   Polish and buff in usual manner to complete the gum restoration.

STORAGE
Store in a cool place away from direct sunlight.
(Shelf life : 2 years from date of manufacture)

SHADES & PACKAGES (GRADIA gum shades)
1.  Starter Package
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO11)   1
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO13)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G21)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G22)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G23)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G24)   1
 Syringe of 2.4mL gel         - Gum Translucent (GT41)    1
 Disposable palette     5
 Light protective cover    1
 Mixing pad No. 22    1
 Brush No. 7     1
 Shade guide kit   1
 Color chart  1
2. Refill Packages
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Syringe of 2.4mL solution 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Syringe of 2.4mL solution
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
       Syringe of 2.9mL paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or
  GM36)
       Syringe of 2.4mL gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Syringe of 2.4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Bottle of 0.4g fibers

CAUTION
1.  In case of contact with oral tissues or skin, remove immediately with
 a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
 medical attention.
3. Take care to avoid ingestion of the material.
4. If material is stored in a refrigerator, remove from refrigerator and
 leave to stand at room temperature for at least 30 minutes before
 use. 
5. After dispensing material, use as quickly as possible. Be sure to
 remove any residual material from the tip of the syringe and   
 replace cap immediately after use. 
6. Do not mix with other materials.
7.  When light curing material, be sure to follow the irradiation time
 described in the above- mentioned chart. Do not use ultraviolet
 lights or visible light curing devices that can radiate ultraviolet light.
8. When light curing material, do not look directly into the light.
9. When adjusting or polishing composite resin, use a dust collector and
 wear a dust mask to avoid inhaling dust.  
10. The brush can be cleaned with alcohol after use.
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Light curing device  Pre-cure     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogen / G-Light  20 sec.    

Irradiation time for Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Irradiation time for Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Light curing device  Pre-cure  Final cure 
GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    
Halogen / G-Light    20 sec.          1 min. 

Depth of cure (using the GC Labolight LV- III)

Irradiation time

 0.2 mm 

Shades
Pre-cure
(30 sec.)

Pre-cure
 (1 min.)

Final cure
(3 min.)

Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Note : 
1) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used to light cure the above materials.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions
 for complete polymerization.

Note :
1) The GC STEPLIGHT SL- I cannot be used for final curing.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions for
 complete polymerization.

Note :
The depths of cure for translucent Gum (G20) and Gum Modifier
(GM30) are equivalent to that of Gum Translucent.

LICHTHÄRTENDES ZAHNFLEISCHFARBENES 
KOMPOSITSYSTEM

Nur von zahntechnischem / zahnärztlichem Fachpersonal für die 
genannten Anwendungsgebiete zu verwenden.

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE
Reproduktion von Zahnfleisch, implantatgetragenen Suprastrukturen 
und herausnehmbarem Zahnersatz.

GEGENANZEIGEN
In seltenen Fällen kann es zu einer Überempfindlichkeit kommen. In 
diesem Fall muß das Produkt sofort aus dem Mund entfernt werden 
und anschließend ein Arzt aufgesucht werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG
Für die folgenden Schritte (Nr.1-5) bitte auch die Gebrauchsanweisung 
für GC GRADIA beachten.
1. Herstellung von herausnehmbarem Zahnersatz
 1)  Zunächste wie gewohnt aufwachsen.
 2) Daraufhin einen Abdruck erstellen.
 3) Mit einem Polierer den Abdruck entsprechend anpassen.
2. Behandlung des metallischen Trägers
 1)  Die Retention mit Aluminiumoxid 50 bis 110 Micron Korngröße
   sandstrahlen.
 2)  Anschließend mit trockener und ölfreier Druckluft reinigen.
3. Anwendung von GC METALPRIMER II
 Die Retentionsfläche mit einem oder zwei dünnen
 Überzügen von GC METALPRIMER II versehen.
 BEMERKUNG :
 Unmittelbar nach der Anwendung von GC METAL PRIMER II mit
 dem Auftrag von GC GRADIA OPAQUE beginnen, um eine
 zwischenzeitliche Verunreinigung der Retentionsfläche zu
 vermeiden.
4. Aufbringen und Lichthärten von GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Um die Retentionsfläche des Gerüstes abzudecken, wird eine
 Schicht GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE auf die
 Retentionsfläche aufgebracht und anschließend eine Minute lang mit
 dem GC LABOLIGHT LV-III gehärtet.
 Anm. :
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE kann nicht mit dem GC
 STEPLIGHT SL-I ausgehärtet werden.
5. Aufbau eines Veneers
   Die Schritte zur Herstellung eines Veneers inklusive der
 Lichthärtezeiten befinden sich in der Arbeitsanleitung für GC
 GRADIA.
6. Anwendung und Lichthärtung von Gum Opaque (GO)
    Es werden zwei dünne Schichten von Gum Opaque (GO) auf den
 Zahnfleischbereich des Gerüstes aufgebracht. Jede Schicht eine
 Minute
 lang mit dem GC LABOLIGHT LV-III provisorisch lichthärten.
 BEMERKUNG :
 1) Um Materialien zu härten, bitte die nachfolgende Tabelle für
  Belichtungszeit und Belichtungstiefe beachten.
 2) Für Farbabstimmungen Gum Opaque Modifie (GOM51) auf den
  ausgehärteten Gum Opaque auftragen. Dann 1 Minute im
  LABOLIGHT LV-III aushärten.
 3) Gum Opaque und Gum Opaque Modifier können nicht mit dem
  GC STEPLIGHT SL-I ausgehärtet werden. 
7.  Auftragen, Zwischenhärten und Endhärtung des Gum (G)
   Zunächst wird Gum (G) aufgetragen. Anschließend 30 Sekunden
 lang Lichthärten mit dem GC LABOLIGHT LV-III oder 10 Sekunden
 mit dem GC STEPLIGHT SL-I. Die abschließende Aushärtung
 erfolgt im GC LABOLIGHT LV-III.   
 BEMERKUNG :
 1)  Wenn die Schichtstärke des aufgetragenen Materials die in der
  Belichtungstabelle angegebene übersteigt, so muß in mehreren
  Schichten gearbeitet und jeweils zwischengehärtet werden. 
 2)  Bei großspannigen Restauration immer eine Seite eines
  Zahnes auftragen und zwischenhärten, um Schrumpfungen zu
  vermeiden.
 3)  Wenn es notwendig ist, kann Gum Modifier und Gum Translucent
  aufgetragen werden.
 4)  Wenn die Reproduktion von Blutgefäßen erwünscht ist, kann Gum
  Fiber (GF71) in transluzentem Gum Modifier (GM30) oder einem
  Material mit anderem Farbton aufgelegt werden. Gum Translucent
  darüber geben und dann aushärten.
8. Wiederherstellung der Inhibitionsschicht zur Formkorrektur 
    Die Oberfläche mit einem Diamanten abreiben, Modifier auftragen
 und dann wie gewohnt weiterarbeiten.
9. Finish
   Die Schichtung sollte etwas dicker als gewünscht geschichtet
 werden und dann mit einem Silikonpolierer die gewünschte Endform
 ausarbeiten.
10. Polieren
  Wie gewohnt polieren um die Restauration fertigzustellen.

LAGERUNG
An einem trockenen Ort, abseits von direkter Sonneneinstrahlung 
aufbewahren.
(Haltbarkeit : 2 Jahre ab Herstellungsdatum)

FARBEN UND HANDELSFORMEN (GRADIA gum shades)
1. Starterpacket
 Spritze mit 2,4mL Lösung  - Gum Opaque (GO11)   1
 Spritze mit 2,4mL Lösung  - Gum Opaque (GO13 )  1
 Spritze mit 2,9mL Paste    - Gum (G21)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste    - Gum (G22)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste   - Gum (G23)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste   - Gum (G24)  1
 Spritze mit 2,4mL Gel        - Gum Translucent (GT41)   1
 Einwegpalette     5
 Lichtschutzhülle    1
 Anmischpad No, 22    1
 Pinsel No, 7    1
 Farbschlüsselset    1
 Farbtafel     1
2. Nachfüllpackungen
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Spritze mit 2,4mL Lösung
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Spritze mit 2,4mL Lösung
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
        Spritze mit 2,9mL Paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or GM36)
        Spritze mit 2,4mL Gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Spritze mit 2,4mL Gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
        Flasche mit 0,4g fibers

ACHTUNG
1.  Bei Kontakt mit Haut oder Schleimhaut, sofort mit einem in Alkohol
 getränktem Tuch entfernen. Mit Wasser spülen. 
2.  Bei Augenkontakt, mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
3.  Nicht für die Nahrungsaufnahme geeignet.
4.  Wenn das Material in einem Kühlschrank aufbewahrt wird, sollte es ca. 30
 Minuten vor der Anwendung herausgenommen werden, damit es sich auf   
 Raumtemperatur erwärmen kann. 
5.  Material nach der Entnahme aus der Spritze sofort verwenden ;
 anschließend die Spitze säubern und sofort wieder verschließen. 
6.  Nicht mit anderen Materialien vermischen.
7.  Zur Lichthärtung unbedingt die in der Tabelle oben angegebenen Zeiten
 beachten. Keine UV-Lampe bzw. eine Lampe, welche sichtbares Licht und
 UV-Licht abgibt, verwenden.
8.  Beim Aushärten nicht direkt in das Licht sehen.
9.  Beim Korrigieren und Polieren des Materials unbedingt einen Staubazug
 sowie eine Staubschutzmaske verwenden! 
10. Die Staubabzug kann nach dem Gebrauch mit Alkohol gereinigt werden.

Zuletzt aktualisiert : 08/2012
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SYSTÈME COMPOSITE PHOTOPOLYMÉRISABLE POUR LA 
REPRODUCTION DE FAUSSE GENCIVE

Ne doit être utilisé que par un professionnel de l'Art dentaire, dans les 
indications recommandées.

INDICATIONS RECOMMANDEES
Reproduction du tissu gingival dans les restaurations coronaires telles 
que les supra-structures implantaires ou prothèses adjointes à châssis 
métallique.

CONTRE INDICATION
Dans de rares cas, le produit peut causer une réaction chez certaines 
personnes. Si un tel phénomène apparaît, arrêter l'emploi du produit et 
consulter un médecin.

MODE D'EMPLOI
Pour les étapes qui suivent (1 à 5) de la procédure, se référer au mode 
d'emploi de GC GRADIA.
1.  Fabrication du châssis métallique.
 1) Réaliser la construction en cire de façon habituelle.
 2) Couler de manière habituelle.
 3) Ajuster la coulée de façon usuelle avec une fraise au carbure.
2.  Traitement du châssis métallique.
 1) Sabler les zones de rétention à l'oxyde d'alumine à 50-110.
 2) Sécher à l'air sec, sans trace d'huile.
3.  Application du GC METALPRIMER II
 Appliquer une ou deux fines couches de GC METALPRIMER II
 sur les zones de rétention.
 Note :
 Après application de GC METALPRIMER II commencer
 immédiatement l'application de GC GRADIA OPAQUE afin d'éviter
 toute contamination de la surface de rétention.
4.  Application et photopolymérisation de GC GRADIA
 FOUNDATION OPAQUE
 Appliquer une couche de GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE
 sur la zone de rétention pour masquer la couleur du métal.
 Photopolymériser pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV-III.
 Note :
 La GC STEPLIGHT SL-I  ne peut pas être utilisée pour la
 photopolymérisation de GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5.  Montage de la couronne à facette.
 Appliquer le composite GC GRADIA et photopolymériser selon le
 mode d'emploi de GC GRADIA.
6.  Application et prépolymérisation de Gum Opaque (GO)
 Appliquer deux couches fines de Gum Opaque (GO) sur la partie
 gingivale du châssis métallique. Photopolymériser temporairement
 chaque couche pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 1) Pour photopolymériser les matériaux Gum de type gencive, se
  reporter aux tableaux de temps de polymérisation et de
  profondeur de polymérisation ci-après.
 2) Pour l'ajustage de la teinte, appliquer Gum Opaque Modifier
  (GOM 51) sur le Gum Opaque polymérisé. Photopolymériser
  pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV- III.
 3) La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour    
  polymériser Gum Opaque et Gum Opaque Modifier.
7.  Application, pré-polymérisation et polymérisation finale du
 matériau Gum (G)
 Appliquer le matériau Gum (G). Le photopolymériser
 temporairement pendant 30 secondes dans le GC LABOLIGHT
 LV- III ou pendant 10 secondes avec la GC STEPLIGHT SL-I.   
 Procéder à la photopolymérisation finale pendant 3 minutes dans
 le GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 1) Si l'application de matériau Gum dépasse l'épaisseur    
  polymérisable telle qu'indiquée dans le tableau, l'appliquer par   
  couches et les photopolymériser au fur et à mesure (dans le 
  GC LABOLIGHT LV- III).
 2) Dans le cas de restauration longue portée, appliquer par
  zones successive de part et d'autre de chaque dent et procéder   
  aux polymérisations successives afin de minimiser le retrait de   
  polymérisation.
 3) Appliquer le Gum Modifier (GM) ou le Gum Translucent (GT)
  autant que nécessaire.
 4) Si l'on souhaite reproduire les vaisseaux sanguins dans la    
  gencive incorporer du Gum Fiber (GF71) (veinules) dans le    
  Gum Modifier transparent (GM 30) ou un matériau d'une autre
  teinte, mélanger, appliquer et photopolymériser.
 5) Lorsque l'on utilise le matériau Gum Fiber recouvrir avec du  
  Gum Translucent, photopolymériser et polir.
8.  Elimination de la couche d'inhibition avec AIR BARRIER et ajustage
 de la forme.
 Eliminer la couche d'inhibition par l'oxygène et achever la finition
 en utilisant une fraise au carbure, diamantée, ou une pointe au   
 carborundum.
9.  Finition.
 Laisser l'épaisseur marginale souhaitée et finir progressivement en   
 utilisant une pointe montée caoutchouc ou siliconée.
10. Polissage et Brillantage.
 Polir et brillanter de manière traditionnelle pour terminer la
 restauration de gencive.

STOCKAGE
Conserver dans un endroit sec et frais à l'écart de la lumière du soleil.
(Durée d'utilisation = Deux ans à compter de la date de fabrication)

TEINTES et CONDITIONNEMENTS (GRADIA gum shades)
1. Kit de base : "STARTER PACKAGE"
 Seringue de 2,4mL de pâte fluide  - Gum Opaque (GO11)  1
 Seringue de 2,4mL de pâte fluide - Gum Opaque (GO13)   1
 Seringue de 2,9mL de pâte        - Gum (G21)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte          - Gum (G22)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte   - Gum (G23)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte   - Gum (G24)  1
 Seringue de 2,4mL gel    - Gum Translucent (GT41)  1
 Palette jetable    5
 Couvercle de protection contre la lumière 1
 Bloc de mélange N 22     1
 Pinceau N 7    1
 Kit teintier    1
 Palette de teintes   1
2. Recharges.
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 et GO13)
  Seringue de 2,4mL de pâte fluide
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
  Seringue de 2,4mL de pâte fluide
 c. Gum ( G20, G21, G22, G23, et G24)
  Seringue de 2,9mL de pâte
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 et
  GM36)
  Seringue de 2,4mL de gel
 e. Gum Translucent (GT41)
  Seringue de 2,4mL de gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
   Flacon de 0,4g de veinules

ATTENTION !
1. En cas de réaction avec la muqueuse orale ou la peau, retirer
 immédiatement le matériau avec une petite éponge ou un coton
 imbibé d'alcool. Rincer à l'eau.
2. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau
 et consulter un médecin.
3. Ne pas ingérer le matériau.
4. Si le matériau est conservé au réfrigérateur sortez le au moins
 30min avant utilisation à température ambiante.
5. Après prélèvement du matériau, utilisez-le aussi rapidement que   
 possible. S'assurer de l'élimination de tout résidu sur l'embout de la
 seringue et refermer après extrusion du matériau la capuchon
 immédiatement après l'emploi.
6. Ne pas mélanger avec d'autres matériaux.     
7. Lorsque l'on procède à la photopolymérisation du matériau,
 s'assurer du respect des valeurs données dans les tableaux ci-  
 dessus. Ne pas utiliser d'activateurs à ultra-violets ou d'activateur à
 lumière visible pouvant émettre des rayons ultra-violets.
8. Lors de la photopolymérisation, ne jamais regarder directement la
 lumière.
9. Lors de l'ajustage de la forme et du polissage d'une résine
 composite, utiliser une aspiration et porter un masque afin d'éviter
 toute inhalation de poussière.
10.Le pinceau peut-être nettoyé avec de l'alcool après usage.

Dernière mise à jour : 08/2012
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SISTEMA COMPOSITO FOTOPOLIMERIZZABILE PER LA 
RIPRODUZIONE DEI TESSUTI GENGIVALI

Per uso esclusivamente professionale nelle indicazioni raccomandate.

ISTRUZIONI RACCOMANDATE
Riproduzione del tessuto gengivale per ricostruzioni su corone quali 
sovrastrutture su impianti e protesi mobili in metallo.

CONTROINDICAZIONI
In rari casi il prodotto può causare sensibilizzazione in alcune persone. 
Se si verificano tali reazioni, interrompere l'uso del prodotto e 
consultare un medico.

ISTRUZIONI PER L'USO
Per i passaggi della procedura illustrati di seguito (N 1-5), consultare le 
istruzioni per l'uso di GC GRADIA.
1.  Realizzazione di strutture in metallo
 1)  Eseguire la ceratura diagnostica della struttura procedendo nel
  modo consueto.
 2) Realizzare il modello nel modo consueto.
 3) Utilizzando una fresa al tungsteno, regolare il modello nel modo   
 consueto.
2. Trattamento delle strutture in metallo
 1)  Sabbiare l'area di ritenzione utilizzando ossido di alluminio da
  50-110 micron.
 2) Pulire con aria asciutta e priva di olio.
3. Applicazione di GC METALPRIMER II
 Applicare uno o due strati sottili di GC METALPRIMER II sull'area
 di ritenzione.
 Nota : 
 Dopo aver applicato GC METALPRIMER II, iniziare
 immediatamente ad applicare GC GRADIA OPAQUE per evitare
 qualunque contaminazione dell'area di ritenzione.
4. Applicazione e fotopolimerizzazione di GC GRADIA
 FOUNDATION OPAQUE
 Applicare uno strato di GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE   
 sull'area di ritenzione in modo da mascherare il colore del metallo.
 Fotopolimerizzare per 1 minuto utilizzando GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
  Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per fotopolimerizzare
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Stratificazione delle corone veneer 
   Applicare il composito GC GRADIA e fotopolimerizzare come   
 indicato nelle istruzioni per l'uso di GC GRADIA.
6. Applicazione e potopolimerizzazione preliminare di Gum
 Opaque (GO)
    Applicare due strati sottili di Gum Opaque (GO) sulla parte di
 gengiva della struttura in metallo. Fotopolimerizzare
 temporaneamente ciascuno strato per 1 minuto utilizzando 
 GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota : 
 1)  Per la fotopolimerizzazione dei materiali Gum consultare il
  grafico dei tempi di irraggiamento e delle profondità di 
  polimerizzazione riportato di seguito.
 2) Per la regolazione del colore, applicare Gum Opaque Modifier
  (GOM51) sullo strato fotopolimerizzato di Gum  Opaque.    
  Fotopolimerizzare per 1 minuto utilizzando GC LABOLIGHT
  LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I non può essere utilizzato per    
  fotopolimerizzare Gum Opaque o Gum Opaque Modifier.  
7.  Applicazione, polimerizzazione preliminare e polimerizzazione
 finale del materiale Gum (G)
 Applicare il materiale Gum (G).  Fotopolimerizzare 
 temporaneamente per 30 secondi utilizzando GC LABOLIGHT
 LV-III oppure per 10 secondi usando GC STEPLIGHT SL-I.    
 Eseguire la fotopolimerizzazione finale per 3 minuti utilizzando 
 GC LABOLIGHT LV-III.
    Nota :
 1)  Se l'applicazione del materiale per gengive ha una profondità di   
  polimerizzazione superiore a quella indicata nel grafico,    
  applicare il materiale in diversi strati e fotopolimerizzare    
  ciascuno strato (con GC LABOLIGHT LV-III).
 2) In caso di ricostruzioni estese, applicare in sezioni su ciascun   
  lato del dente ed eseguire la fotopolimerizzazione finale di    
  ciascuna sezione per minimizzare la contrazione dovuta alla   
  polimerizzazione.
 3) Applicare Gum Modifier (GM) oppure Gum Translucent (GT)
  secondo necessità.
 4) Se si vogliono riprodurre i vasi sanguigni nell'area gengivale,   
  incorporare Gum Fiber (GF71) nel materiale traslucido Gum   
  Modifier (GM30) o materiale di altro colore, miscelare, applicare
  e fotopolimerizzare.  
 5) Quando si usa Gum Fiber, ricoprire con Gum Translucent,
  fotopolimerizzare e lucidare.
8. Eliminazione dello strato inibito dall'aria e modellazione della forma 
 Eliminare lo strato inibito dall'aria e regolare il contorno utilizzando
 una fresa con punta di tungsteno, di diamante, oppure di
 carborundum.
9. Rifinitura 
 Lasciare un margine più spesso del necessario e rifinire    
 gradualmente utilizzando una punta in gomma o silicone.
10.Levigatura e lucidatura
 Levigare e lucidare nel modo consueto per completare la
 ricostruzione della gengiva.

 

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e lontano dalla luce solare diretta.
(Durata utile : 2 anni dalla data di produzione)

COLORI E CONFEZIONI (GRADIA gum shades)
1.  Confezione iniziale
 Siringa da 2,4mL di soluzione - Gum Opaque (GO11)    1
 Siringa da 2,4mL di soluzione - Gum Opaque (GO13 )   1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G21)  1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G22)  1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G23) 1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G24)  1
 Siringa da 2,4mL di gel        - Gum Translucent (GT41)   1
 Tavoletta usa e getta 5
 Coperchio fotoprotettivo 1
 Blocchetto di miscelazione N 22  1
 Pennello N 7 1
 Kit scala colori 1
 Tabella colori 1
2. Confezioni di ricambi
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 o GO13)
         Siringa da 2,4mL di soluzione 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Siringa da 2,4mL di soluzione
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 o G24)
        Siringa da 2,9mL di pasta
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 o
  GM36)
       Siringa da 2,4mL di gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Siringa da 2,4mL di gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Flacone da 0,4g di fibre

AVVERTENZE
1.  In caso di contatto con i tessuti orali o la cute, eliminare    
 immediatamente il prodotto con una spugna o del cotone
 imbevuto d'alcol e sciacquare con acqua.
2. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con
 acqua e consultare un medico.
3. Evitare che il materiale venga ingerito.
4. Se il materiale viene conservato in frigorifero, estrarlo dal
 frigorifero e lasciarlo a temperatura ambiente per almeno 30 minuti
 prima dell'uso. 
5. Una volta estratto il materiale, utilizzarlo appena possibile.
 Accertarsi di togliere l'eventuale materiale residuo dalla punta della
 siringa e riapplicare il cappuccio immediatamente dopo l'uso. 
6. Non mischiare con altri materiali.
7.  In fase di fotopolimerizzazione, attenersi ai tempi di
 irraggiamento descritti nella tabella precedentemente riportata.   
 Non utilizzare lampade ultraviolette o fotopolimerizzaatori a luce
 visibile che possono irradiare luce ultravioletta.
8. Durante la fotopolimerizzazione del materiale, evitare di
 guardare direttamente la lampada.
9. Durante la regolazione o la lucidatura della resina composita,
 utilizzare un aspiratore di polveri e indossare l'apposita mascherina
 per evitare di inalare la polvere.  
10. Dopo l'uso, il pennello può essere pulito con alcool.

Ultima revisione : 08/2012
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SISTEMA FOTOPOLIMERIZABLE DE COMPOSITE PARA LA 
REPRODUCCIÓN DEL TEJIDO GINGIVAL

Sólo para uso dental profesional y con las recomendaciones indicadas.

INDICACIONES
Elaboración del tejido gingival para restauraciones de coronas, 
supraestructuras de implantes y estructuras de metal removibles.

CONTRAINDICACIONES
En algunos casos puede causar sensibilidad a algunas personas. En 
este caso, dejar de usarlo, y consultar al médico.

INSTRUCCIONES DE USO
Para los siguientes pasos (No.1-5) seguir las instruciones de uso de GC 
GRADIA.
1. La elaboración de la estructura de metal
 1) Encerar la estructura de metal de la manera usual.
 2) Modelar de la manera usual.
 3) Usar una fresa de carburo, ajustando el modelo de la manera usual.
2. El tratamiento de la estructura de metal
 1) Tratar con chorro de arena el área de retención, usando 50 a 110
  micras de óxido de aluminio.
 2) Limpiar con aire seco, sin aceite.
3. La aplicación del GC METALPRIMER II
 Aplicar una o dos capas finas del GC METALPRIMER II en el
 área de retención.
 Nota :
 Después de haber aplicado el GC METALPRIMER II, comenzar
 inmediatamente con la aplicación del GC GRADIA OPAQUE, evitando
 así, la contaminación del área de retención.
4. La aplicación y polimerización del GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Aplicar el GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE en el área de   
 retención para cubrir el color del metal. Fotopolimerizar durante un
 minuto, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para la polimerización del
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. La elaboración de la corona veneer
 Aplicar el GC GRADIA composite y fotopolimerizar según las
 instrucciones de uso.
6. La aplicación y polimerización del Gum Opaque (GO)
 Aplicar dos capas finas de Gum Opaque (GO) en la parte gingival de
 la estructura de metal. Fotopolimerizar temporalmente cada una de
 las capas durante 1 minuto, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 1) Para fotopolimerizar el material GUM, observar el siguiente cuadro
  sobre tiempo de irradiación e intensidad de polimerización.
 2) Para el ajuste del color, aplicar Gum Opaque Modifier (GOM51) al
  GUM Opaque fotopolimerizado. Polimerizar durante 1 minuto,
  usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los
  Gum Opaque y Gum Opaque Modifier.
7. La aplicación, pre-polimerización y polimerización final del material
 Gum (G) 
 Aplicar el material Gum (G). Fotopolimerizar temporalmente durante
 30 segundos usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III o por 10
 segundos, usando GC STEPLIGHT SL-I. Efectuar la polimerización
 final durante 3 minutos, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 1) Si la aplicación del material gingival excede el grosor que se indica
  en el cuadro de abajo, aplicar en capas y fotopolimerizar
  respectivamente (en GC LABOLIGHT LV-III).
 2) En caso de restauraciones extensas aplicar en secciones en cada
  lado del diente y proseguir con la polimerización final
  respectivamente, para así disminuir la contracción durante la   
  polimerización.
 3) Aplicar lo que se necesite de Gum Modifier (GM) o Gum   
  Translucent (GT).
 4) Si se desea, reproducir canales en el área gingival, incorporar
  Gum Fiber (GF71) en la Gum Modifier (Gum 30) Translucent o
  material de otro tono, mezclar, aplicar y fotopolimerizar.
 5) Cuando se use Gum Fiber, cubrirla con Gum Translucent.
  Fotopolimerizar y pulir. 
8.Eliminar la capa de aire inhibido y ajustar la forma
 Quitar la capa de aire inhibido y ajustar los contornos, usando una
 fresa de carbudo, una punta diamantada o una punta de carborundo.
9. Acabado
 Dejar el márgen más grueso de lo que se desea y terminar
 progresivamente usando una punta de goma o de silicona.
10.Pulido y brillo
 Pulir de la manera habitual para finalizar la restauración gingival.

 

ALMACENAJE 
Almacenarlo en un lugar fresco y lejos de los rayos directos del sol.
(Fecha de caducidad : 2 años después de su fabricación)

COLORES Y ENVASE (GRADIA gum shades)
1. Set básico
 Jeringa de 2,4mL solución - Gum Opaque (GC11)  1
 Jeringa de 2,4mL solución - Gum Opaque (GO13)  1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G21)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G22)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G23)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G24)    1
 Jeringa de 2,4mL gel - Gum Translucent (GT41)   1
 Espátula disponible      5
 Protectores de luz       1
 Bloc de mezcla No, 22      1
 Cepillo No, 7      1
 Guía de tonalidades      1
 Escala de colores      1
2. Reposiciones
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 o GO 13)
  Jeringa de 2,4mL solución
 b. Gum Opaque Modifier  (GOM51)
  Jeringa de 2,4mL solución
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 o G24)
  Jeringa de 2,9mL pasta
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 o GM36)
  Jeringa de 2,4mL gel
 e. Gum Translucent (GT41)
  Jeringa de 2,4mL gel
 f. Gum Fiber (GF71)
  Tarro 0,4gr. fibra.

PRECAUCIÓN
1. En caso de contacto con el tejido oral o con la piel, limpiar
 inmediatamente con una esponja o algodón, humedecido en alcohol.
 Lavar con agua.
2. En caso de contacto o que entre en los ojos, lavar con agua
 inmediatamente y consultar al médico.
3. Poner atención de no ingerir el material.
4. Si el material está almacenado en el frigorífico, sacarlo y antes de
 usarlo, mantenerlo a temperatura ambiental por lo menos durante
 30 minutos.
5.Usar el material inmediatamente después de haberlo sacado.
 Asegurarse de haber quitado todo el material restante de la punta
 de la jeringa y colocar la tapa inmediatamente después de usarse.
6.No mezclarlo con otros materiales.
7. Cuando se efectúa la polimerización del material, hay que
 asegurarse de seguir las indicaciones descritas en el cuadro de   
 tiempo de irradiación, arriba descrito. No usar rayos de luces
 ultravioletas o unidades de polimerización visibles, que puedan   
 emitir rayos de luz ultravioleta.  
8. Cuando se está polimerizando el material, no se debe mirar
 directamente la luz.
9. Cuando se ajusta o se pule la resina de composite, hay que usar un
 colector de polvo y usar una mascarilla para evitar inhalar el polvo.
10.Hay que limpiar el cepillo con alcohol después de usarlo.

Última revisión: 08/2012
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Lichthärtegerät  Vorhärtung     
GC LABOLIGHT LV- III, II       1 Min. 
Halogen / G-Light     20 Sek.

Belichtungszeit für Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

BEMERKUNG :
1) Das GC STEPLIGHT SL-I kann nicht zur Endhärtung verwendet werden.
2) Bei Benutzung eines Handlichthärtungsgerätes* bitte von allen Seiten
 belichten, um eine vollständige Polymerisation sicherzustellen.

Belichtungszeit für Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Lichthärtungsgerät  Vorhärtung  Aushärtung 
GC LABOLIGHT LV- III, II       30 Sek.         3 Min. 
GC STEPLIGHT SL- I       10 Sek.    
Halogen / G-Light       20 Sek.       1 Min.
Bemerkung :
1) Die GC STEPLIGHT SL-I kann nicht zur Endpolimerisation benützt werden. 
2)  Bei Benutzung eines Handlichthärtungsgerätes* bitte von allen Seiten
 belichten, um eine vollständige Polymerisation sicherzustellen.

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Belichtungszeit

0,2 mm 
0,2 mm 

Farbton
Vorhärtung.
 (30 Sek.) 

Vorhärtung.
(1 Min.)

Aushärtung.
(3 Min.)

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

Härtungstiefe (bei Gebrauch von GC LABOLIGHT LV- III)

Bemerkung :
Die Härtungstiefe für transluzente Farbtöne G20 und GM30 sind 
entsprechend der von Gum Translucent.

Note :
Les profondeurs de polymérisation du transparent Gum (G20) et Gum Modifier 
(GM30) sont équivalentes à celles du Gum Translucent.

 Temps d'insolation

0,2 mm 
0,2 mm 

Teintes

Pré-
Polymérisation 

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

     (30 sec)

Pré-
Polymérisation

   (1 min.)

Polymérisation
Finale
 (3 min.)

GC LABOLIGHT LV-III, II   30 sec.              3 min.
GC STEPLIGHT SL-I  10 sec.
Halogen / G-Light   20 sec.  1 min.

Type d'activateur lumineux  Prépolymérisation
GC LABOLIGHT LV- III, II          1 min.
Halogen / G-Light          20 sec.

Temps d'irradiation lumineuse pour Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Note :
1)  La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour polymériser les
 matériaux présentés ci-dessus.
2)  Lorsque l'on utilise un activateur lumineux de type pistolet*, irradier le
 matériau dans toutes les directions pour obtenir une polymérisation complète.

Note  :
1)  La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour la polymérisation finale
 des matériaux présentés ci-dessus.
2)  Lorsque l'on utilise un activateur lumineux de type pistolet*, irradier le matériau
 dans toutes les directions pour obtenir une polymérisation complète.

Temps d'irradiation lumineuse pour Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

Profondeur de polymérisation (Avec le GC LABOLIGHT LV- III)

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Type d'activateur  lumineux    Prépolymérisation  Polymérisation finale

GC LABOLIGHT LV- III, II          1 min.
Halogen / G-Light          20 sec.
Note :
1) Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per fotopolimerizzare i materiali
 sopra indicati.
2)  Quando si usa un fotopolimerizzatore manuale*, applicare la luce in tutte le
 direzioni per ottenere una polimerizzazione completa.

Tempi di irraggiamento per Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Note :
Le profondità di polimerizzazione per il materiale traslucido Gum (G20) e Gum 
Modifier (GM30) sono equivalenti a quelle di Gum Translucent.

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Tempo 
di irraggiamento

0,2 mm 
0,2 mm 

Colori

Polimerizzazione 
preliminare
       (30 sec.)

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

Polimerizzazione 
preliminare
        (1 min.)

Profondità di polimerizzazione (con GC LABOLIGHT LV-III)

Aparato de polimerización

GC LABOLIGHT LV -III, II
Halógena / G-Light    20 seg.

Pre-polimerización

  1 min. 

Tiempo de irradiación del Gum Opaque ; Gum Opaque Modifier

Nota :
1) GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los materiales
 arriba mencionados.
2)  Cuando se usa una unidad de polimerización de mano*, aplicar la
 polimerización en todas las direcciones para completar la polimerización.

GCLABOLIGHT LV-III, II  
GC STEPLLICHT SL-I  
Halógena / G-Light   

Pre-polimerización Polimerización final

     30 seg.    3 min.
     10 seg.

Aparato de polimerización

20 seg. 1 min.

Tiempo de irriación del Gum; Gum Modifier ; Gum Translucent

Nota :
1) GC SEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los materiales arriba
 mencionados.
2)  Cuando se usa una unidad de polimerización de mano*, aplicar la polimerización
 en todas las direcciones por completar la polimerización

Gum Opaque
Gum Opaque Modifier
Gum
Gum Modifier
Gum Translucent 

0,2 mm 
0,2 mm 

Colores      (30 seg.)

Pre-
polimerización

Pre-
polimerización

Polimerización
final

1,1 mm
0,8 mm
3,0 mm

2,5 mm
1,5 mm
5,0 mm

  (1 min.)    (3 min.)

Tiempo de irradiación

Nota :
La intensidad de la polimerización para los translúcidos Gum (G20) y 
Gum Modifier (GM30) son equivalentes a los del Gum Translucent.

Intensidad de Polimerización (usando GC LABOLIGHT LV-III)

GC LABOLIGHT LV-III, II             30 sec.              3 min.
GC STEPLIGHT SL-I            10 sec.
Halogen / G-Light             20 sec.           1 min.

Note :
1)  Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per  fotopolimerizzare i materiali
 sopra indicati.
2)  Quando si usa un fotopolimerizzatore manuale*, applicare la luce in tutte le
 direzioni per ottenere una polimerizzazione completa.

Tempi di irraggiamento per Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

Fotopolimerizzatore Polimerizzazione 
preliminare

Polimerizzazione 
finale

Polimerizzazione 
preliminareFotopolimerizzatore  

Polimerizzazione
finale
       (3 min.)
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LIGHT-CURED GUM SHADE COMPOSITE SYSTEM

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
Reproduction of gum tissue for crown restorations, such as implant 
superstructures and removable metal frames.

CONTRAINDICATIONS
In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. If 
such reactions are experienced, discontinue use of the product and 
refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE
For the following steps (No.1-5) of the procedure, refer to GC GRADIA 
instructions for use.
1.  Production of Metal Framework
 1)  Wax up framework in usual manner.
 2)  Cast in usual manner.
 3)  Using a carbide bur, adjust casting in usual manner.
2. Treatment of Metal Framework
 1)  Sandblast retention area using 50 to 110 micron aluminum oxide.
 2) Clean with dry, oil-free air.
3. Application of GC METALPRIMER II
 Apply one or two thin coats of GC METALPRIMER II to the retention
 area.
   Note : 
 After application of the GC METALPRIMER II, immediately start to
 apply GC GRADIA OPAQUE to avoid contamination of the retention
 area.
4. Application and Light curing of GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
   Apply a layer of GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE to the
 retention area to mask the metal colour. Light cure for 1 minute 
 using the GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing GC
 GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Build-up of veneer crown
   Apply GC GRADIA composite and light cure according to GC
 GRADIA instructions for use.
6. Application and Pre-light curing of Gum Opaque (GO)
    Apply two thin layers of Gum Opaque (GO) to the gum part of the
 metal framework. Temporarily light cure each layer for 1 minute
 using the GC LABOLIGHT LV-III.
 Note : 
 1) For light curing refer to the following chart of Irradiation time and
  Depth of cure.
    2) For colour adjustment, apply Gum Opaque Modifier (GOM51) to
  the light cured Gum Opaque. Light cure for 1 minute using the GC
  LABOLIGHT LV-III.
 3) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing 
  Gum Opaque and Gum Opaque Modifier.  
7.  Application, Pre-curing and Final curing of Gum (G)
   Apply Gum (G). Temporarily light cure for 30 seconds using the
 GC LABOLIGHT LV-III or for 10 seconds using the GC STEPLIGHT
 SL-I. Finally light cure for 3 minutes using the GC LABOLIGHT LV-III.
   Note :
 1) If gum application exceeds the depth of cure mentioned in the
  chart, apply in layers and light cure respectively (in the GC
  LABOLIGHT LV-III).
 2)  In case of long span restorations, apply in sections to each side of
  one tooth and carry out final cure respectively in order to minimise
  curing shrinkage.
 3) Apply Gum Modifier (GM) or Gum Translucent (GT)
  as necessary.
 4) If it is desired to reproduce blood vessels in the gum area,
  incorporate Gum Fiber (GF71) in translucent Gum Modifier (GM30)
  or material of another shade, mix, apply and light cure.  
 5) When using Gum Fiber, cover with Gum Translucent. Light cure
  and polish.
8. Removal of air inhibited layer and Shape adjustment 
    Remove air inhibited layer and adjust contour using a carbide bur,
 diamond point or carborundum point.
9. Finish
   Leave the margin thicker than desired and progressively finish using
 a rubber point or silicone point.
10. Polish and Buff
   Polish and buff in usual manner to complete the gum restoration.

STORAGE
Store in a cool place away from direct sunlight.
(Shelf life : 2 years from date of manufacture)

SHADES & PACKAGES (GRADIA gum shades)
1.  Starter Package
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO11)   1
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO13)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G21)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G22)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G23)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G24)   1
 Syringe of 2.4mL gel         - Gum Translucent (GT41)    1
 Disposable palette     5
 Light protective cover    1
 Mixing pad No. 22    1
 Brush No. 7     1
 Shade guide kit   1
 Color chart  1
2. Refill Packages
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Syringe of 2.4mL solution 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Syringe of 2.4mL solution
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
       Syringe of 2.9mL paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or
  GM36)
       Syringe of 2.4mL gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Syringe of 2.4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Bottle of 0.4g fibers

CAUTION
1.  In case of contact with oral tissues or skin, remove immediately with
 a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
 medical attention.
3. Take care to avoid ingestion of the material.
4. If material is stored in a refrigerator, remove from refrigerator and
 leave to stand at room temperature for at least 30 minutes before
 use. 
5. After dispensing material, use as quickly as possible. Be sure to
 remove any residual material from the tip of the syringe and   
 replace cap immediately after use. 
6. Do not mix with other materials.
7.  When light curing material, be sure to follow the irradiation time
 described in the above- mentioned chart. Do not use ultraviolet
 lights or visible light curing devices that can radiate ultraviolet light.
8. When light curing material, do not look directly into the light.
9. When adjusting or polishing composite resin, use a dust collector and
 wear a dust mask to avoid inhaling dust.  
10. The brush can be cleaned with alcohol after use.

Last revised : 08/2012

Light curing device  Pre-cure     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogen / G-Light  20 sec.    

Irradiation time for Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Irradiation time for Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Light curing device  Pre-cure  Final cure 
GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    
Halogen / G-Light    20 sec.          1 min. 

Depth of cure (using the GC Labolight LV- III)

Irradiation time

 0.2 mm 

Shades
Pre-cure
(30 sec.)

Pre-cure
 (1 min.)

Final cure
(3 min.)

Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Note : 
1) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used to light cure the above materials.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions
 for complete polymerization.

Note :
1) The GC STEPLIGHT SL- I cannot be used for final curing.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions for
 complete polymerization.

Note :
The depths of cure for translucent Gum (G20) and Gum Modifier
(GM30) are equivalent to that of Gum Translucent.
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ENPrior to use, carefully read 
the instructions for use. DEVor der Benutzung bitte die 

Gebrauchsanweisung gründlich lesen. ITLeggere attentamente le 
istruzioni prima dell'uso.FRAvant toute utilisation, lire 

attentivement les instructions d’emploi. ESAntes de usar, lea detalladamente 
las instrucciones de uso.

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
Reproduction of gum tissue for crown restorations, such as implant 
superstructures and removable metal frames.

CONTRAINDICATIONS
In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. If 
such reactions are experienced, discontinue use of the product and 
refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE
For the following steps (No.1-5) of the procedure, refer to GC GRADIA 
instructions for use.
1.  Production of Metal Framework
 1)  Wax up framework in usual manner.
 2)  Cast in usual manner.
 3)  Using a carbide bur, adjust casting in usual manner.
2. Treatment of Metal Framework
 1)  Sandblast retention area using 50 to 110 micron aluminum oxide.
 2) Clean with dry, oil-free air.
3. Application of GC METALPRIMER II
 Apply one or two thin coats of GC METALPRIMER II to the retention
 area.
   Note : 
 After application of the GC METALPRIMER II, immediately start to
 apply GC GRADIA OPAQUE to avoid contamination of the retention
 area.
4. Application and Light curing of GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
   Apply a layer of GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE to the
 retention area to mask the metal colour. Light cure for 1 minute 
 using the GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing GC
 GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Build-up of veneer crown
   Apply GC GRADIA composite and light cure according to GC
 GRADIA instructions for use.
6. Application and Pre-light curing of Gum Opaque (GO)
    Apply two thin layers of Gum Opaque (GO) to the gum part of the
 metal framework. Temporarily light cure each layer for 1 minute
 using the GC LABOLIGHT LV-III.
 Note : 
 1) For light curing refer to the following chart of Irradiation time and
  Depth of cure.
    2) For colour adjustment, apply Gum Opaque Modifier (GOM51) to
  the light cured Gum Opaque. Light cure for 1 minute using the GC
  LABOLIGHT LV-III.
 3) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing 
  Gum Opaque and Gum Opaque Modifier.  
7.  Application, Pre-curing and Final curing of Gum (G)
   Apply Gum (G). Temporarily light cure for 30 seconds using the
 GC LABOLIGHT LV-III or for 10 seconds using the GC STEPLIGHT
 SL-I. Finally light cure for 3 minutes using the GC LABOLIGHT LV-III.
   Note :
 1) If gum application exceeds the depth of cure mentioned in the
  chart, apply in layers and light cure respectively (in the GC
  LABOLIGHT LV-III).
 2)  In case of long span restorations, apply in sections to each side of
  one tooth and carry out final cure respectively in order to minimise
  curing shrinkage.
 3) Apply Gum Modifier (GM) or Gum Translucent (GT)
  as necessary.
 4) If it is desired to reproduce blood vessels in the gum area,
  incorporate Gum Fiber (GF71) in translucent Gum Modifier (GM30)
  or material of another shade, mix, apply and light cure.  
 5) When using Gum Fiber, cover with Gum Translucent. Light cure
  and polish.
8. Removal of air inhibited layer and Shape adjustment 
    Remove air inhibited layer and adjust contour using a carbide bur,
 diamond point or carborundum point.
9. Finish
   Leave the margin thicker than desired and progressively finish using
 a rubber point or silicone point.
10. Polish and Buff
   Polish and buff in usual manner to complete the gum restoration.

STORAGE
Store in a cool place away from direct sunlight.
(Shelf life : 2 years from date of manufacture)

SHADES & PACKAGES (GRADIA gum shades)
1.  Starter Package
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO11)   1
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO13)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G21)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G22)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G23)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G24)   1
 Syringe of 2.4mL gel         - Gum Translucent (GT41)    1
 Disposable palette     5
 Light protective cover    1
 Mixing pad No. 22    1
 Brush No. 7     1
 Shade guide kit   1
 Color chart  1
2. Refill Packages
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Syringe of 2.4mL solution 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Syringe of 2.4mL solution
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
       Syringe of 2.9mL paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or
  GM36)
       Syringe of 2.4mL gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Syringe of 2.4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Bottle of 0.4g fibers

CAUTION
1.  In case of contact with oral tissues or skin, remove immediately with
 a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
 medical attention.
3. Take care to avoid ingestion of the material.
4. If material is stored in a refrigerator, remove from refrigerator and
 leave to stand at room temperature for at least 30 minutes before
 use. 
5. After dispensing material, use as quickly as possible. Be sure to
 remove any residual material from the tip of the syringe and   
 replace cap immediately after use. 
6. Do not mix with other materials.
7.  When light curing material, be sure to follow the irradiation time
 described in the above- mentioned chart. Do not use ultraviolet
 lights or visible light curing devices that can radiate ultraviolet light.
8. When light curing material, do not look directly into the light.
9. When adjusting or polishing composite resin, use a dust collector and
 wear a dust mask to avoid inhaling dust.  
10. The brush can be cleaned with alcohol after use.
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Light curing device  Pre-cure     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogen / G-Light  20 sec.    

Irradiation time for Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Irradiation time for Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Light curing device  Pre-cure  Final cure 
GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    
Halogen / G-Light    20 sec.          1 min. 

Depth of cure (using the GC Labolight LV- III)

Irradiation time

 0.2 mm 

Shades
Pre-cure
(30 sec.)

Pre-cure
 (1 min.)

Final cure
(3 min.)

Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Note : 
1) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used to light cure the above materials.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions
 for complete polymerization.

Note :
1) The GC STEPLIGHT SL- I cannot be used for final curing.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions for
 complete polymerization.

Note :
The depths of cure for translucent Gum (G20) and Gum Modifier
(GM30) are equivalent to that of Gum Translucent.

LICHTHÄRTENDES ZAHNFLEISCHFARBENES 
KOMPOSITSYSTEM

Nur von zahntechnischem / zahnärztlichem Fachpersonal für die 
genannten Anwendungsgebiete zu verwenden.

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE
Reproduktion von Zahnfleisch, implantatgetragenen Suprastrukturen 
und herausnehmbarem Zahnersatz.

GEGENANZEIGEN
In seltenen Fällen kann es zu einer Überempfindlichkeit kommen. In 
diesem Fall muß das Produkt sofort aus dem Mund entfernt werden 
und anschließend ein Arzt aufgesucht werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG
Für die folgenden Schritte (Nr.1-5) bitte auch die Gebrauchsanweisung 
für GC GRADIA beachten.
1. Herstellung von herausnehmbarem Zahnersatz
 1)  Zunächste wie gewohnt aufwachsen.
 2) Daraufhin einen Abdruck erstellen.
 3) Mit einem Polierer den Abdruck entsprechend anpassen.
2. Behandlung des metallischen Trägers
 1)  Die Retention mit Aluminiumoxid 50 bis 110 Micron Korngröße
   sandstrahlen.
 2)  Anschließend mit trockener und ölfreier Druckluft reinigen.
3. Anwendung von GC METALPRIMER II
 Die Retentionsfläche mit einem oder zwei dünnen
 Überzügen von GC METALPRIMER II versehen.
 BEMERKUNG :
 Unmittelbar nach der Anwendung von GC METAL PRIMER II mit
 dem Auftrag von GC GRADIA OPAQUE beginnen, um eine
 zwischenzeitliche Verunreinigung der Retentionsfläche zu
 vermeiden.
4. Aufbringen und Lichthärten von GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Um die Retentionsfläche des Gerüstes abzudecken, wird eine
 Schicht GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE auf die
 Retentionsfläche aufgebracht und anschließend eine Minute lang mit
 dem GC LABOLIGHT LV-III gehärtet.
 Anm. :
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE kann nicht mit dem GC
 STEPLIGHT SL-I ausgehärtet werden.
5. Aufbau eines Veneers
   Die Schritte zur Herstellung eines Veneers inklusive der
 Lichthärtezeiten befinden sich in der Arbeitsanleitung für GC
 GRADIA.
6. Anwendung und Lichthärtung von Gum Opaque (GO)
    Es werden zwei dünne Schichten von Gum Opaque (GO) auf den
 Zahnfleischbereich des Gerüstes aufgebracht. Jede Schicht eine
 Minute
 lang mit dem GC LABOLIGHT LV-III provisorisch lichthärten.
 BEMERKUNG :
 1) Um Materialien zu härten, bitte die nachfolgende Tabelle für
  Belichtungszeit und Belichtungstiefe beachten.
 2) Für Farbabstimmungen Gum Opaque Modifie (GOM51) auf den
  ausgehärteten Gum Opaque auftragen. Dann 1 Minute im
  LABOLIGHT LV-III aushärten.
 3) Gum Opaque und Gum Opaque Modifier können nicht mit dem
  GC STEPLIGHT SL-I ausgehärtet werden. 
7.  Auftragen, Zwischenhärten und Endhärtung des Gum (G)
   Zunächst wird Gum (G) aufgetragen. Anschließend 30 Sekunden
 lang Lichthärten mit dem GC LABOLIGHT LV-III oder 10 Sekunden
 mit dem GC STEPLIGHT SL-I. Die abschließende Aushärtung
 erfolgt im GC LABOLIGHT LV-III.   
 BEMERKUNG :
 1)  Wenn die Schichtstärke des aufgetragenen Materials die in der
  Belichtungstabelle angegebene übersteigt, so muß in mehreren
  Schichten gearbeitet und jeweils zwischengehärtet werden. 
 2)  Bei großspannigen Restauration immer eine Seite eines
  Zahnes auftragen und zwischenhärten, um Schrumpfungen zu
  vermeiden.
 3)  Wenn es notwendig ist, kann Gum Modifier und Gum Translucent
  aufgetragen werden.
 4)  Wenn die Reproduktion von Blutgefäßen erwünscht ist, kann Gum
  Fiber (GF71) in transluzentem Gum Modifier (GM30) oder einem
  Material mit anderem Farbton aufgelegt werden. Gum Translucent
  darüber geben und dann aushärten.
8. Wiederherstellung der Inhibitionsschicht zur Formkorrektur 
    Die Oberfläche mit einem Diamanten abreiben, Modifier auftragen
 und dann wie gewohnt weiterarbeiten.
9. Finish
   Die Schichtung sollte etwas dicker als gewünscht geschichtet
 werden und dann mit einem Silikonpolierer die gewünschte Endform
 ausarbeiten.
10. Polieren
  Wie gewohnt polieren um die Restauration fertigzustellen.

LAGERUNG
An einem trockenen Ort, abseits von direkter Sonneneinstrahlung 
aufbewahren.
(Haltbarkeit : 2 Jahre ab Herstellungsdatum)

FARBEN UND HANDELSFORMEN (GRADIA gum shades)
1. Starterpacket
 Spritze mit 2,4mL Lösung  - Gum Opaque (GO11)   1
 Spritze mit 2,4mL Lösung  - Gum Opaque (GO13 )  1
 Spritze mit 2,9mL Paste    - Gum (G21)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste    - Gum (G22)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste   - Gum (G23)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste   - Gum (G24)  1
 Spritze mit 2,4mL Gel        - Gum Translucent (GT41)   1
 Einwegpalette     5
 Lichtschutzhülle    1
 Anmischpad No, 22    1
 Pinsel No, 7    1
 Farbschlüsselset    1
 Farbtafel     1
2. Nachfüllpackungen
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Spritze mit 2,4mL Lösung
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Spritze mit 2,4mL Lösung
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
        Spritze mit 2,9mL Paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or GM36)
        Spritze mit 2,4mL Gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Spritze mit 2,4mL Gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
        Flasche mit 0,4g fibers

ACHTUNG
1.  Bei Kontakt mit Haut oder Schleimhaut, sofort mit einem in Alkohol
 getränktem Tuch entfernen. Mit Wasser spülen. 
2.  Bei Augenkontakt, mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
3.  Nicht für die Nahrungsaufnahme geeignet.
4.  Wenn das Material in einem Kühlschrank aufbewahrt wird, sollte es ca. 30
 Minuten vor der Anwendung herausgenommen werden, damit es sich auf   
 Raumtemperatur erwärmen kann. 
5.  Material nach der Entnahme aus der Spritze sofort verwenden ;
 anschließend die Spitze säubern und sofort wieder verschließen. 
6.  Nicht mit anderen Materialien vermischen.
7.  Zur Lichthärtung unbedingt die in der Tabelle oben angegebenen Zeiten
 beachten. Keine UV-Lampe bzw. eine Lampe, welche sichtbares Licht und
 UV-Licht abgibt, verwenden.
8.  Beim Aushärten nicht direkt in das Licht sehen.
9.  Beim Korrigieren und Polieren des Materials unbedingt einen Staubazug
 sowie eine Staubschutzmaske verwenden! 
10. Die Staubabzug kann nach dem Gebrauch mit Alkohol gereinigt werden.

Zuletzt aktualisiert : 08/2012
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SYSTÈME COMPOSITE PHOTOPOLYMÉRISABLE POUR LA 
REPRODUCTION DE FAUSSE GENCIVE

Ne doit être utilisé que par un professionnel de l'Art dentaire, dans les 
indications recommandées.

INDICATIONS RECOMMANDEES
Reproduction du tissu gingival dans les restaurations coronaires telles 
que les supra-structures implantaires ou prothèses adjointes à châssis 
métallique.

CONTRE INDICATION
Dans de rares cas, le produit peut causer une réaction chez certaines 
personnes. Si un tel phénomène apparaît, arrêter l'emploi du produit et 
consulter un médecin.

MODE D'EMPLOI
Pour les étapes qui suivent (1 à 5) de la procédure, se référer au mode 
d'emploi de GC GRADIA.
1.  Fabrication du châssis métallique.
 1) Réaliser la construction en cire de façon habituelle.
 2) Couler de manière habituelle.
 3) Ajuster la coulée de façon usuelle avec une fraise au carbure.
2.  Traitement du châssis métallique.
 1) Sabler les zones de rétention à l'oxyde d'alumine à 50-110.
 2) Sécher à l'air sec, sans trace d'huile.
3.  Application du GC METALPRIMER II
 Appliquer une ou deux fines couches de GC METALPRIMER II
 sur les zones de rétention.
 Note :
 Après application de GC METALPRIMER II commencer
 immédiatement l'application de GC GRADIA OPAQUE afin d'éviter
 toute contamination de la surface de rétention.
4.  Application et photopolymérisation de GC GRADIA
 FOUNDATION OPAQUE
 Appliquer une couche de GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE
 sur la zone de rétention pour masquer la couleur du métal.
 Photopolymériser pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV-III.
 Note :
 La GC STEPLIGHT SL-I  ne peut pas être utilisée pour la
 photopolymérisation de GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5.  Montage de la couronne à facette.
 Appliquer le composite GC GRADIA et photopolymériser selon le
 mode d'emploi de GC GRADIA.
6.  Application et prépolymérisation de Gum Opaque (GO)
 Appliquer deux couches fines de Gum Opaque (GO) sur la partie
 gingivale du châssis métallique. Photopolymériser temporairement
 chaque couche pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 1) Pour photopolymériser les matériaux Gum de type gencive, se
  reporter aux tableaux de temps de polymérisation et de
  profondeur de polymérisation ci-après.
 2) Pour l'ajustage de la teinte, appliquer Gum Opaque Modifier
  (GOM 51) sur le Gum Opaque polymérisé. Photopolymériser
  pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV- III.
 3) La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour    
  polymériser Gum Opaque et Gum Opaque Modifier.
7.  Application, pré-polymérisation et polymérisation finale du
 matériau Gum (G)
 Appliquer le matériau Gum (G). Le photopolymériser
 temporairement pendant 30 secondes dans le GC LABOLIGHT
 LV- III ou pendant 10 secondes avec la GC STEPLIGHT SL-I.   
 Procéder à la photopolymérisation finale pendant 3 minutes dans
 le GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 1) Si l'application de matériau Gum dépasse l'épaisseur    
  polymérisable telle qu'indiquée dans le tableau, l'appliquer par   
  couches et les photopolymériser au fur et à mesure (dans le 
  GC LABOLIGHT LV- III).
 2) Dans le cas de restauration longue portée, appliquer par
  zones successive de part et d'autre de chaque dent et procéder   
  aux polymérisations successives afin de minimiser le retrait de   
  polymérisation.
 3) Appliquer le Gum Modifier (GM) ou le Gum Translucent (GT)
  autant que nécessaire.
 4) Si l'on souhaite reproduire les vaisseaux sanguins dans la    
  gencive incorporer du Gum Fiber (GF71) (veinules) dans le    
  Gum Modifier transparent (GM 30) ou un matériau d'une autre
  teinte, mélanger, appliquer et photopolymériser.
 5) Lorsque l'on utilise le matériau Gum Fiber recouvrir avec du  
  Gum Translucent, photopolymériser et polir.
8.  Elimination de la couche d'inhibition avec AIR BARRIER et ajustage
 de la forme.
 Eliminer la couche d'inhibition par l'oxygène et achever la finition
 en utilisant une fraise au carbure, diamantée, ou une pointe au   
 carborundum.
9.  Finition.
 Laisser l'épaisseur marginale souhaitée et finir progressivement en   
 utilisant une pointe montée caoutchouc ou siliconée.
10. Polissage et Brillantage.
 Polir et brillanter de manière traditionnelle pour terminer la
 restauration de gencive.

STOCKAGE
Conserver dans un endroit sec et frais à l'écart de la lumière du soleil.
(Durée d'utilisation = Deux ans à compter de la date de fabrication)

TEINTES et CONDITIONNEMENTS (GRADIA gum shades)
1. Kit de base : "STARTER PACKAGE"
 Seringue de 2,4mL de pâte fluide  - Gum Opaque (GO11)  1
 Seringue de 2,4mL de pâte fluide - Gum Opaque (GO13)   1
 Seringue de 2,9mL de pâte        - Gum (G21)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte          - Gum (G22)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte   - Gum (G23)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte   - Gum (G24)  1
 Seringue de 2,4mL gel    - Gum Translucent (GT41)  1
 Palette jetable    5
 Couvercle de protection contre la lumière 1
 Bloc de mélange N 22     1
 Pinceau N 7    1
 Kit teintier    1
 Palette de teintes   1
2. Recharges.
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 et GO13)
  Seringue de 2,4mL de pâte fluide
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
  Seringue de 2,4mL de pâte fluide
 c. Gum ( G20, G21, G22, G23, et G24)
  Seringue de 2,9mL de pâte
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 et
  GM36)
  Seringue de 2,4mL de gel
 e. Gum Translucent (GT41)
  Seringue de 2,4mL de gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
   Flacon de 0,4g de veinules

ATTENTION !
1. En cas de réaction avec la muqueuse orale ou la peau, retirer
 immédiatement le matériau avec une petite éponge ou un coton
 imbibé d'alcool. Rincer à l'eau.
2. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau
 et consulter un médecin.
3. Ne pas ingérer le matériau.
4. Si le matériau est conservé au réfrigérateur sortez le au moins
 30min avant utilisation à température ambiante.
5. Après prélèvement du matériau, utilisez-le aussi rapidement que   
 possible. S'assurer de l'élimination de tout résidu sur l'embout de la
 seringue et refermer après extrusion du matériau la capuchon
 immédiatement après l'emploi.
6. Ne pas mélanger avec d'autres matériaux.     
7. Lorsque l'on procède à la photopolymérisation du matériau,
 s'assurer du respect des valeurs données dans les tableaux ci-  
 dessus. Ne pas utiliser d'activateurs à ultra-violets ou d'activateur à
 lumière visible pouvant émettre des rayons ultra-violets.
8. Lors de la photopolymérisation, ne jamais regarder directement la
 lumière.
9. Lors de l'ajustage de la forme et du polissage d'une résine
 composite, utiliser une aspiration et porter un masque afin d'éviter
 toute inhalation de poussière.
10.Le pinceau peut-être nettoyé avec de l'alcool après usage.

Dernière mise à jour : 08/2012
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SISTEMA COMPOSITO FOTOPOLIMERIZZABILE PER LA 
RIPRODUZIONE DEI TESSUTI GENGIVALI

Per uso esclusivamente professionale nelle indicazioni raccomandate.

ISTRUZIONI RACCOMANDATE
Riproduzione del tessuto gengivale per ricostruzioni su corone quali 
sovrastrutture su impianti e protesi mobili in metallo.

CONTROINDICAZIONI
In rari casi il prodotto può causare sensibilizzazione in alcune persone. 
Se si verificano tali reazioni, interrompere l'uso del prodotto e 
consultare un medico.

ISTRUZIONI PER L'USO
Per i passaggi della procedura illustrati di seguito (N 1-5), consultare le 
istruzioni per l'uso di GC GRADIA.
1.  Realizzazione di strutture in metallo
 1)  Eseguire la ceratura diagnostica della struttura procedendo nel
  modo consueto.
 2) Realizzare il modello nel modo consueto.
 3) Utilizzando una fresa al tungsteno, regolare il modello nel modo   
 consueto.
2. Trattamento delle strutture in metallo
 1)  Sabbiare l'area di ritenzione utilizzando ossido di alluminio da
  50-110 micron.
 2) Pulire con aria asciutta e priva di olio.
3. Applicazione di GC METALPRIMER II
 Applicare uno o due strati sottili di GC METALPRIMER II sull'area
 di ritenzione.
 Nota : 
 Dopo aver applicato GC METALPRIMER II, iniziare
 immediatamente ad applicare GC GRADIA OPAQUE per evitare
 qualunque contaminazione dell'area di ritenzione.
4. Applicazione e fotopolimerizzazione di GC GRADIA
 FOUNDATION OPAQUE
 Applicare uno strato di GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE   
 sull'area di ritenzione in modo da mascherare il colore del metallo.
 Fotopolimerizzare per 1 minuto utilizzando GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
  Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per fotopolimerizzare
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Stratificazione delle corone veneer 
   Applicare il composito GC GRADIA e fotopolimerizzare come   
 indicato nelle istruzioni per l'uso di GC GRADIA.
6. Applicazione e potopolimerizzazione preliminare di Gum
 Opaque (GO)
    Applicare due strati sottili di Gum Opaque (GO) sulla parte di
 gengiva della struttura in metallo. Fotopolimerizzare
 temporaneamente ciascuno strato per 1 minuto utilizzando 
 GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota : 
 1)  Per la fotopolimerizzazione dei materiali Gum consultare il
  grafico dei tempi di irraggiamento e delle profondità di 
  polimerizzazione riportato di seguito.
 2) Per la regolazione del colore, applicare Gum Opaque Modifier
  (GOM51) sullo strato fotopolimerizzato di Gum  Opaque.    
  Fotopolimerizzare per 1 minuto utilizzando GC LABOLIGHT
  LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I non può essere utilizzato per    
  fotopolimerizzare Gum Opaque o Gum Opaque Modifier.  
7.  Applicazione, polimerizzazione preliminare e polimerizzazione
 finale del materiale Gum (G)
 Applicare il materiale Gum (G).  Fotopolimerizzare 
 temporaneamente per 30 secondi utilizzando GC LABOLIGHT
 LV-III oppure per 10 secondi usando GC STEPLIGHT SL-I.    
 Eseguire la fotopolimerizzazione finale per 3 minuti utilizzando 
 GC LABOLIGHT LV-III.
    Nota :
 1)  Se l'applicazione del materiale per gengive ha una profondità di   
  polimerizzazione superiore a quella indicata nel grafico,    
  applicare il materiale in diversi strati e fotopolimerizzare    
  ciascuno strato (con GC LABOLIGHT LV-III).
 2) In caso di ricostruzioni estese, applicare in sezioni su ciascun   
  lato del dente ed eseguire la fotopolimerizzazione finale di    
  ciascuna sezione per minimizzare la contrazione dovuta alla   
  polimerizzazione.
 3) Applicare Gum Modifier (GM) oppure Gum Translucent (GT)
  secondo necessità.
 4) Se si vogliono riprodurre i vasi sanguigni nell'area gengivale,   
  incorporare Gum Fiber (GF71) nel materiale traslucido Gum   
  Modifier (GM30) o materiale di altro colore, miscelare, applicare
  e fotopolimerizzare.  
 5) Quando si usa Gum Fiber, ricoprire con Gum Translucent,
  fotopolimerizzare e lucidare.
8. Eliminazione dello strato inibito dall'aria e modellazione della forma 
 Eliminare lo strato inibito dall'aria e regolare il contorno utilizzando
 una fresa con punta di tungsteno, di diamante, oppure di
 carborundum.
9. Rifinitura 
 Lasciare un margine più spesso del necessario e rifinire    
 gradualmente utilizzando una punta in gomma o silicone.
10.Levigatura e lucidatura
 Levigare e lucidare nel modo consueto per completare la
 ricostruzione della gengiva.

 

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e lontano dalla luce solare diretta.
(Durata utile : 2 anni dalla data di produzione)

COLORI E CONFEZIONI (GRADIA gum shades)
1.  Confezione iniziale
 Siringa da 2,4mL di soluzione - Gum Opaque (GO11)    1
 Siringa da 2,4mL di soluzione - Gum Opaque (GO13 )   1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G21)  1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G22)  1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G23) 1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G24)  1
 Siringa da 2,4mL di gel        - Gum Translucent (GT41)   1
 Tavoletta usa e getta 5
 Coperchio fotoprotettivo 1
 Blocchetto di miscelazione N 22  1
 Pennello N 7 1
 Kit scala colori 1
 Tabella colori 1
2. Confezioni di ricambi
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 o GO13)
         Siringa da 2,4mL di soluzione 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Siringa da 2,4mL di soluzione
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 o G24)
        Siringa da 2,9mL di pasta
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 o
  GM36)
       Siringa da 2,4mL di gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Siringa da 2,4mL di gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Flacone da 0,4g di fibre

AVVERTENZE
1.  In caso di contatto con i tessuti orali o la cute, eliminare    
 immediatamente il prodotto con una spugna o del cotone
 imbevuto d'alcol e sciacquare con acqua.
2. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con
 acqua e consultare un medico.
3. Evitare che il materiale venga ingerito.
4. Se il materiale viene conservato in frigorifero, estrarlo dal
 frigorifero e lasciarlo a temperatura ambiente per almeno 30 minuti
 prima dell'uso. 
5. Una volta estratto il materiale, utilizzarlo appena possibile.
 Accertarsi di togliere l'eventuale materiale residuo dalla punta della
 siringa e riapplicare il cappuccio immediatamente dopo l'uso. 
6. Non mischiare con altri materiali.
7.  In fase di fotopolimerizzazione, attenersi ai tempi di
 irraggiamento descritti nella tabella precedentemente riportata.   
 Non utilizzare lampade ultraviolette o fotopolimerizzaatori a luce
 visibile che possono irradiare luce ultravioletta.
8. Durante la fotopolimerizzazione del materiale, evitare di
 guardare direttamente la lampada.
9. Durante la regolazione o la lucidatura della resina composita,
 utilizzare un aspiratore di polveri e indossare l'apposita mascherina
 per evitare di inalare la polvere.  
10. Dopo l'uso, il pennello può essere pulito con alcool.

Ultima revisione : 08/2012
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SISTEMA FOTOPOLIMERIZABLE DE COMPOSITE PARA LA 
REPRODUCCIÓN DEL TEJIDO GINGIVAL

Sólo para uso dental profesional y con las recomendaciones indicadas.

INDICACIONES
Elaboración del tejido gingival para restauraciones de coronas, 
supraestructuras de implantes y estructuras de metal removibles.

CONTRAINDICACIONES
En algunos casos puede causar sensibilidad a algunas personas. En 
este caso, dejar de usarlo, y consultar al médico.

INSTRUCCIONES DE USO
Para los siguientes pasos (No.1-5) seguir las instruciones de uso de GC 
GRADIA.
1. La elaboración de la estructura de metal
 1) Encerar la estructura de metal de la manera usual.
 2) Modelar de la manera usual.
 3) Usar una fresa de carburo, ajustando el modelo de la manera usual.
2. El tratamiento de la estructura de metal
 1) Tratar con chorro de arena el área de retención, usando 50 a 110
  micras de óxido de aluminio.
 2) Limpiar con aire seco, sin aceite.
3. La aplicación del GC METALPRIMER II
 Aplicar una o dos capas finas del GC METALPRIMER II en el
 área de retención.
 Nota :
 Después de haber aplicado el GC METALPRIMER II, comenzar
 inmediatamente con la aplicación del GC GRADIA OPAQUE, evitando
 así, la contaminación del área de retención.
4. La aplicación y polimerización del GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Aplicar el GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE en el área de   
 retención para cubrir el color del metal. Fotopolimerizar durante un
 minuto, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para la polimerización del
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. La elaboración de la corona veneer
 Aplicar el GC GRADIA composite y fotopolimerizar según las
 instrucciones de uso.
6. La aplicación y polimerización del Gum Opaque (GO)
 Aplicar dos capas finas de Gum Opaque (GO) en la parte gingival de
 la estructura de metal. Fotopolimerizar temporalmente cada una de
 las capas durante 1 minuto, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 1) Para fotopolimerizar el material GUM, observar el siguiente cuadro
  sobre tiempo de irradiación e intensidad de polimerización.
 2) Para el ajuste del color, aplicar Gum Opaque Modifier (GOM51) al
  GUM Opaque fotopolimerizado. Polimerizar durante 1 minuto,
  usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los
  Gum Opaque y Gum Opaque Modifier.
7. La aplicación, pre-polimerización y polimerización final del material
 Gum (G) 
 Aplicar el material Gum (G). Fotopolimerizar temporalmente durante
 30 segundos usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III o por 10
 segundos, usando GC STEPLIGHT SL-I. Efectuar la polimerización
 final durante 3 minutos, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 1) Si la aplicación del material gingival excede el grosor que se indica
  en el cuadro de abajo, aplicar en capas y fotopolimerizar
  respectivamente (en GC LABOLIGHT LV-III).
 2) En caso de restauraciones extensas aplicar en secciones en cada
  lado del diente y proseguir con la polimerización final
  respectivamente, para así disminuir la contracción durante la   
  polimerización.
 3) Aplicar lo que se necesite de Gum Modifier (GM) o Gum   
  Translucent (GT).
 4) Si se desea, reproducir canales en el área gingival, incorporar
  Gum Fiber (GF71) en la Gum Modifier (Gum 30) Translucent o
  material de otro tono, mezclar, aplicar y fotopolimerizar.
 5) Cuando se use Gum Fiber, cubrirla con Gum Translucent.
  Fotopolimerizar y pulir. 
8.Eliminar la capa de aire inhibido y ajustar la forma
 Quitar la capa de aire inhibido y ajustar los contornos, usando una
 fresa de carbudo, una punta diamantada o una punta de carborundo.
9. Acabado
 Dejar el márgen más grueso de lo que se desea y terminar
 progresivamente usando una punta de goma o de silicona.
10.Pulido y brillo
 Pulir de la manera habitual para finalizar la restauración gingival.

 

ALMACENAJE 
Almacenarlo en un lugar fresco y lejos de los rayos directos del sol.
(Fecha de caducidad : 2 años después de su fabricación)

COLORES Y ENVASE (GRADIA gum shades)
1. Set básico
 Jeringa de 2,4mL solución - Gum Opaque (GC11)  1
 Jeringa de 2,4mL solución - Gum Opaque (GO13)  1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G21)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G22)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G23)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G24)    1
 Jeringa de 2,4mL gel - Gum Translucent (GT41)   1
 Espátula disponible      5
 Protectores de luz       1
 Bloc de mezcla No, 22      1
 Cepillo No, 7      1
 Guía de tonalidades      1
 Escala de colores      1
2. Reposiciones
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 o GO 13)
  Jeringa de 2,4mL solución
 b. Gum Opaque Modifier  (GOM51)
  Jeringa de 2,4mL solución
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 o G24)
  Jeringa de 2,9mL pasta
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 o GM36)
  Jeringa de 2,4mL gel
 e. Gum Translucent (GT41)
  Jeringa de 2,4mL gel
 f. Gum Fiber (GF71)
  Tarro 0,4gr. fibra.

PRECAUCIÓN
1. En caso de contacto con el tejido oral o con la piel, limpiar
 inmediatamente con una esponja o algodón, humedecido en alcohol.
 Lavar con agua.
2. En caso de contacto o que entre en los ojos, lavar con agua
 inmediatamente y consultar al médico.
3. Poner atención de no ingerir el material.
4. Si el material está almacenado en el frigorífico, sacarlo y antes de
 usarlo, mantenerlo a temperatura ambiental por lo menos durante
 30 minutos.
5.Usar el material inmediatamente después de haberlo sacado.
 Asegurarse de haber quitado todo el material restante de la punta
 de la jeringa y colocar la tapa inmediatamente después de usarse.
6.No mezclarlo con otros materiales.
7. Cuando se efectúa la polimerización del material, hay que
 asegurarse de seguir las indicaciones descritas en el cuadro de   
 tiempo de irradiación, arriba descrito. No usar rayos de luces
 ultravioletas o unidades de polimerización visibles, que puedan   
 emitir rayos de luz ultravioleta.  
8. Cuando se está polimerizando el material, no se debe mirar
 directamente la luz.
9. Cuando se ajusta o se pule la resina de composite, hay que usar un
 colector de polvo y usar una mascarilla para evitar inhalar el polvo.
10.Hay que limpiar el cepillo con alcohol después de usarlo.
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Lichthärtegerät  Vorhärtung     
GC LABOLIGHT LV- III, II       1 Min. 
Halogen / G-Light     20 Sek.

Belichtungszeit für Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

BEMERKUNG :
1) Das GC STEPLIGHT SL-I kann nicht zur Endhärtung verwendet werden.
2) Bei Benutzung eines Handlichthärtungsgerätes* bitte von allen Seiten
 belichten, um eine vollständige Polymerisation sicherzustellen.

Belichtungszeit für Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Lichthärtungsgerät  Vorhärtung  Aushärtung 
GC LABOLIGHT LV- III, II       30 Sek.         3 Min. 
GC STEPLIGHT SL- I       10 Sek.    
Halogen / G-Light       20 Sek.       1 Min.
Bemerkung :
1) Die GC STEPLIGHT SL-I kann nicht zur Endpolimerisation benützt werden. 
2)  Bei Benutzung eines Handlichthärtungsgerätes* bitte von allen Seiten
 belichten, um eine vollständige Polymerisation sicherzustellen.

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Belichtungszeit

0,2 mm 
0,2 mm 

Farbton
Vorhärtung.
 (30 Sek.) 

Vorhärtung.
(1 Min.)

Aushärtung.
(3 Min.)

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

Härtungstiefe (bei Gebrauch von GC LABOLIGHT LV- III)

Bemerkung :
Die Härtungstiefe für transluzente Farbtöne G20 und GM30 sind 
entsprechend der von Gum Translucent.

Note :
Les profondeurs de polymérisation du transparent Gum (G20) et Gum Modifier 
(GM30) sont équivalentes à celles du Gum Translucent.

 Temps d'insolation

0,2 mm 
0,2 mm 

Teintes

Pré-
Polymérisation 

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

     (30 sec)

Pré-
Polymérisation

   (1 min.)

Polymérisation
Finale
 (3 min.)

GC LABOLIGHT LV-III, II   30 sec.              3 min.
GC STEPLIGHT SL-I  10 sec.
Halogen / G-Light   20 sec.  1 min.

Type d'activateur lumineux  Prépolymérisation
GC LABOLIGHT LV- III, II          1 min.
Halogen / G-Light          20 sec.

Temps d'irradiation lumineuse pour Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Note :
1)  La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour polymériser les
 matériaux présentés ci-dessus.
2)  Lorsque l'on utilise un activateur lumineux de type pistolet*, irradier le
 matériau dans toutes les directions pour obtenir une polymérisation complète.

Note  :
1)  La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour la polymérisation finale
 des matériaux présentés ci-dessus.
2)  Lorsque l'on utilise un activateur lumineux de type pistolet*, irradier le matériau
 dans toutes les directions pour obtenir une polymérisation complète.

Temps d'irradiation lumineuse pour Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

Profondeur de polymérisation (Avec le GC LABOLIGHT LV- III)

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Type d'activateur  lumineux    Prépolymérisation  Polymérisation finale

GC LABOLIGHT LV- III, II          1 min.
Halogen / G-Light          20 sec.
Note :
1) Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per fotopolimerizzare i materiali
 sopra indicati.
2)  Quando si usa un fotopolimerizzatore manuale*, applicare la luce in tutte le
 direzioni per ottenere una polimerizzazione completa.

Tempi di irraggiamento per Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Note :
Le profondità di polimerizzazione per il materiale traslucido Gum (G20) e Gum 
Modifier (GM30) sono equivalenti a quelle di Gum Translucent.

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Tempo 
di irraggiamento

0,2 mm 
0,2 mm 

Colori

Polimerizzazione 
preliminare
       (30 sec.)

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

Polimerizzazione 
preliminare
        (1 min.)

Profondità di polimerizzazione (con GC LABOLIGHT LV-III)

Aparato de polimerización

GC LABOLIGHT LV -III, II
Halógena / G-Light    20 seg.

Pre-polimerización

  1 min. 

Tiempo de irradiación del Gum Opaque ; Gum Opaque Modifier

Nota :
1) GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los materiales
 arriba mencionados.
2)  Cuando se usa una unidad de polimerización de mano*, aplicar la
 polimerización en todas las direcciones para completar la polimerización.

GCLABOLIGHT LV-III, II  
GC STEPLLICHT SL-I  
Halógena / G-Light   

Pre-polimerización Polimerización final

     30 seg.    3 min.
     10 seg.

Aparato de polimerización

20 seg. 1 min.

Tiempo de irriación del Gum; Gum Modifier ; Gum Translucent

Nota :
1) GC SEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los materiales arriba
 mencionados.
2)  Cuando se usa una unidad de polimerización de mano*, aplicar la polimerización
 en todas las direcciones por completar la polimerización

Gum Opaque
Gum Opaque Modifier
Gum
Gum Modifier
Gum Translucent 

0,2 mm 
0,2 mm 

Colores      (30 seg.)

Pre-
polimerización

Pre-
polimerización

Polimerización
final

1,1 mm
0,8 mm
3,0 mm

2,5 mm
1,5 mm
5,0 mm

  (1 min.)    (3 min.)

Tiempo de irradiación

Nota :
La intensidad de la polimerización para los translúcidos Gum (G20) y 
Gum Modifier (GM30) son equivalentes a los del Gum Translucent.

Intensidad de Polimerización (usando GC LABOLIGHT LV-III)

GC LABOLIGHT LV-III, II             30 sec.              3 min.
GC STEPLIGHT SL-I            10 sec.
Halogen / G-Light             20 sec.           1 min.

Note :
1)  Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per  fotopolimerizzare i materiali
 sopra indicati.
2)  Quando si usa un fotopolimerizzatore manuale*, applicare la luce in tutte le
 direzioni per ottenere una polimerizzazione completa.

Tempi di irraggiamento per Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

Fotopolimerizzatore Polimerizzazione 
preliminare

Polimerizzazione 
finale

Polimerizzazione 
preliminareFotopolimerizzatore  

Polimerizzazione
finale
       (3 min.)
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LIGHT-CURED GUM SHADE COMPOSITE SYSTEM

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
Reproduction of gum tissue for crown restorations, such as implant 
superstructures and removable metal frames.

CONTRAINDICATIONS
In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. If 
such reactions are experienced, discontinue use of the product and 
refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE
For the following steps (No.1-5) of the procedure, refer to GC GRADIA 
instructions for use.
1.  Production of Metal Framework
 1)  Wax up framework in usual manner.
 2)  Cast in usual manner.
 3)  Using a carbide bur, adjust casting in usual manner.
2. Treatment of Metal Framework
 1)  Sandblast retention area using 50 to 110 micron aluminum oxide.
 2) Clean with dry, oil-free air.
3. Application of GC METALPRIMER II
 Apply one or two thin coats of GC METALPRIMER II to the retention
 area.
   Note : 
 After application of the GC METALPRIMER II, immediately start to
 apply GC GRADIA OPAQUE to avoid contamination of the retention
 area.
4. Application and Light curing of GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
   Apply a layer of GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE to the
 retention area to mask the metal colour. Light cure for 1 minute 
 using the GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing GC
 GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Build-up of veneer crown
   Apply GC GRADIA composite and light cure according to GC
 GRADIA instructions for use.
6. Application and Pre-light curing of Gum Opaque (GO)
    Apply two thin layers of Gum Opaque (GO) to the gum part of the
 metal framework. Temporarily light cure each layer for 1 minute
 using the GC LABOLIGHT LV-III.
 Note : 
 1) For light curing refer to the following chart of Irradiation time and
  Depth of cure.
    2) For colour adjustment, apply Gum Opaque Modifier (GOM51) to
  the light cured Gum Opaque. Light cure for 1 minute using the GC
  LABOLIGHT LV-III.
 3) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing 
  Gum Opaque and Gum Opaque Modifier.  
7.  Application, Pre-curing and Final curing of Gum (G)
   Apply Gum (G). Temporarily light cure for 30 seconds using the
 GC LABOLIGHT LV-III or for 10 seconds using the GC STEPLIGHT
 SL-I. Finally light cure for 3 minutes using the GC LABOLIGHT LV-III.
   Note :
 1) If gum application exceeds the depth of cure mentioned in the
  chart, apply in layers and light cure respectively (in the GC
  LABOLIGHT LV-III).
 2)  In case of long span restorations, apply in sections to each side of
  one tooth and carry out final cure respectively in order to minimise
  curing shrinkage.
 3) Apply Gum Modifier (GM) or Gum Translucent (GT)
  as necessary.
 4) If it is desired to reproduce blood vessels in the gum area,
  incorporate Gum Fiber (GF71) in translucent Gum Modifier (GM30)
  or material of another shade, mix, apply and light cure.  
 5) When using Gum Fiber, cover with Gum Translucent. Light cure
  and polish.
8. Removal of air inhibited layer and Shape adjustment 
    Remove air inhibited layer and adjust contour using a carbide bur,
 diamond point or carborundum point.
9. Finish
   Leave the margin thicker than desired and progressively finish using
 a rubber point or silicone point.
10. Polish and Buff
   Polish and buff in usual manner to complete the gum restoration.

STORAGE
Store in a cool place away from direct sunlight.
(Shelf life : 2 years from date of manufacture)

SHADES & PACKAGES (GRADIA gum shades)
1.  Starter Package
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO11)   1
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO13)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G21)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G22)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G23)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G24)   1
 Syringe of 2.4mL gel         - Gum Translucent (GT41)    1
 Disposable palette     5
 Light protective cover    1
 Mixing pad No. 22    1
 Brush No. 7     1
 Shade guide kit   1
 Color chart  1
2. Refill Packages
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Syringe of 2.4mL solution 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Syringe of 2.4mL solution
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
       Syringe of 2.9mL paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or
  GM36)
       Syringe of 2.4mL gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Syringe of 2.4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Bottle of 0.4g fibers

CAUTION
1.  In case of contact with oral tissues or skin, remove immediately with
 a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
 medical attention.
3. Take care to avoid ingestion of the material.
4. If material is stored in a refrigerator, remove from refrigerator and
 leave to stand at room temperature for at least 30 minutes before
 use. 
5. After dispensing material, use as quickly as possible. Be sure to
 remove any residual material from the tip of the syringe and   
 replace cap immediately after use. 
6. Do not mix with other materials.
7.  When light curing material, be sure to follow the irradiation time
 described in the above- mentioned chart. Do not use ultraviolet
 lights or visible light curing devices that can radiate ultraviolet light.
8. When light curing material, do not look directly into the light.
9. When adjusting or polishing composite resin, use a dust collector and
 wear a dust mask to avoid inhaling dust.  
10. The brush can be cleaned with alcohol after use.

Last revised : 08/2012

Light curing device  Pre-cure     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogen / G-Light  20 sec.    

Irradiation time for Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Irradiation time for Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Light curing device  Pre-cure  Final cure 
GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    
Halogen / G-Light    20 sec.          1 min. 

Depth of cure (using the GC Labolight LV- III)

Irradiation time

 0.2 mm 

Shades
Pre-cure
(30 sec.)

Pre-cure
 (1 min.)

Final cure
(3 min.)

Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Note : 
1) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used to light cure the above materials.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions
 for complete polymerization.

Note :
1) The GC STEPLIGHT SL- I cannot be used for final curing.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions for
 complete polymerization.

Note :
The depths of cure for translucent Gum (G20) and Gum Modifier
(GM30) are equivalent to that of Gum Translucent.
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ENPrior to use, carefully read 
the instructions for use. DEVor der Benutzung bitte die 

Gebrauchsanweisung gründlich lesen. ITLeggere attentamente le 
istruzioni prima dell'uso.FRAvant toute utilisation, lire 

attentivement les instructions d’emploi. ESAntes de usar, lea detalladamente 
las instrucciones de uso.

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
Reproduction of gum tissue for crown restorations, such as implant 
superstructures and removable metal frames.

CONTRAINDICATIONS
In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. If 
such reactions are experienced, discontinue use of the product and 
refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE
For the following steps (No.1-5) of the procedure, refer to GC GRADIA 
instructions for use.
1.  Production of Metal Framework
 1)  Wax up framework in usual manner.
 2)  Cast in usual manner.
 3)  Using a carbide bur, adjust casting in usual manner.
2. Treatment of Metal Framework
 1)  Sandblast retention area using 50 to 110 micron aluminum oxide.
 2) Clean with dry, oil-free air.
3. Application of GC METALPRIMER II
 Apply one or two thin coats of GC METALPRIMER II to the retention
 area.
   Note : 
 After application of the GC METALPRIMER II, immediately start to
 apply GC GRADIA OPAQUE to avoid contamination of the retention
 area.
4. Application and Light curing of GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
   Apply a layer of GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE to the
 retention area to mask the metal colour. Light cure for 1 minute 
 using the GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing GC
 GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Build-up of veneer crown
   Apply GC GRADIA composite and light cure according to GC
 GRADIA instructions for use.
6. Application and Pre-light curing of Gum Opaque (GO)
    Apply two thin layers of Gum Opaque (GO) to the gum part of the
 metal framework. Temporarily light cure each layer for 1 minute
 using the GC LABOLIGHT LV-III.
 Note : 
 1) For light curing refer to the following chart of Irradiation time and
  Depth of cure.
    2) For colour adjustment, apply Gum Opaque Modifier (GOM51) to
  the light cured Gum Opaque. Light cure for 1 minute using the GC
  LABOLIGHT LV-III.
 3) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing 
  Gum Opaque and Gum Opaque Modifier.  
7.  Application, Pre-curing and Final curing of Gum (G)
   Apply Gum (G). Temporarily light cure for 30 seconds using the
 GC LABOLIGHT LV-III or for 10 seconds using the GC STEPLIGHT
 SL-I. Finally light cure for 3 minutes using the GC LABOLIGHT LV-III.
   Note :
 1) If gum application exceeds the depth of cure mentioned in the
  chart, apply in layers and light cure respectively (in the GC
  LABOLIGHT LV-III).
 2)  In case of long span restorations, apply in sections to each side of
  one tooth and carry out final cure respectively in order to minimise
  curing shrinkage.
 3) Apply Gum Modifier (GM) or Gum Translucent (GT)
  as necessary.
 4) If it is desired to reproduce blood vessels in the gum area,
  incorporate Gum Fiber (GF71) in translucent Gum Modifier (GM30)
  or material of another shade, mix, apply and light cure.  
 5) When using Gum Fiber, cover with Gum Translucent. Light cure
  and polish.
8. Removal of air inhibited layer and Shape adjustment 
    Remove air inhibited layer and adjust contour using a carbide bur,
 diamond point or carborundum point.
9. Finish
   Leave the margin thicker than desired and progressively finish using
 a rubber point or silicone point.
10. Polish and Buff
   Polish and buff in usual manner to complete the gum restoration.

STORAGE
Store in a cool place away from direct sunlight.
(Shelf life : 2 years from date of manufacture)

SHADES & PACKAGES (GRADIA gum shades)
1.  Starter Package
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO11)   1
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO13)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G21)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G22)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G23)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G24)   1
 Syringe of 2.4mL gel         - Gum Translucent (GT41)    1
 Disposable palette     5
 Light protective cover    1
 Mixing pad No. 22    1
 Brush No. 7     1
 Shade guide kit   1
 Color chart  1
2. Refill Packages
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Syringe of 2.4mL solution 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Syringe of 2.4mL solution
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
       Syringe of 2.9mL paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or
  GM36)
       Syringe of 2.4mL gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Syringe of 2.4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Bottle of 0.4g fibers

CAUTION
1.  In case of contact with oral tissues or skin, remove immediately with
 a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
 medical attention.
3. Take care to avoid ingestion of the material.
4. If material is stored in a refrigerator, remove from refrigerator and
 leave to stand at room temperature for at least 30 minutes before
 use. 
5. After dispensing material, use as quickly as possible. Be sure to
 remove any residual material from the tip of the syringe and   
 replace cap immediately after use. 
6. Do not mix with other materials.
7.  When light curing material, be sure to follow the irradiation time
 described in the above- mentioned chart. Do not use ultraviolet
 lights or visible light curing devices that can radiate ultraviolet light.
8. When light curing material, do not look directly into the light.
9. When adjusting or polishing composite resin, use a dust collector and
 wear a dust mask to avoid inhaling dust.  
10. The brush can be cleaned with alcohol after use.
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Light curing device  Pre-cure     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogen / G-Light  20 sec.    

Irradiation time for Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Irradiation time for Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Light curing device  Pre-cure  Final cure 
GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    
Halogen / G-Light    20 sec.          1 min. 

Depth of cure (using the GC Labolight LV- III)

Irradiation time

 0.2 mm 

Shades
Pre-cure
(30 sec.)

Pre-cure
 (1 min.)

Final cure
(3 min.)

Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Note : 
1) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used to light cure the above materials.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions
 for complete polymerization.

Note :
1) The GC STEPLIGHT SL- I cannot be used for final curing.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions for
 complete polymerization.

Note :
The depths of cure for translucent Gum (G20) and Gum Modifier
(GM30) are equivalent to that of Gum Translucent.

LICHTHÄRTENDES ZAHNFLEISCHFARBENES 
KOMPOSITSYSTEM

Nur von zahntechnischem / zahnärztlichem Fachpersonal für die 
genannten Anwendungsgebiete zu verwenden.

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE
Reproduktion von Zahnfleisch, implantatgetragenen Suprastrukturen 
und herausnehmbarem Zahnersatz.

GEGENANZEIGEN
In seltenen Fällen kann es zu einer Überempfindlichkeit kommen. In 
diesem Fall muß das Produkt sofort aus dem Mund entfernt werden 
und anschließend ein Arzt aufgesucht werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG
Für die folgenden Schritte (Nr.1-5) bitte auch die Gebrauchsanweisung 
für GC GRADIA beachten.
1. Herstellung von herausnehmbarem Zahnersatz
 1)  Zunächste wie gewohnt aufwachsen.
 2) Daraufhin einen Abdruck erstellen.
 3) Mit einem Polierer den Abdruck entsprechend anpassen.
2. Behandlung des metallischen Trägers
 1)  Die Retention mit Aluminiumoxid 50 bis 110 Micron Korngröße
   sandstrahlen.
 2)  Anschließend mit trockener und ölfreier Druckluft reinigen.
3. Anwendung von GC METALPRIMER II
 Die Retentionsfläche mit einem oder zwei dünnen
 Überzügen von GC METALPRIMER II versehen.
 BEMERKUNG :
 Unmittelbar nach der Anwendung von GC METAL PRIMER II mit
 dem Auftrag von GC GRADIA OPAQUE beginnen, um eine
 zwischenzeitliche Verunreinigung der Retentionsfläche zu
 vermeiden.
4. Aufbringen und Lichthärten von GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Um die Retentionsfläche des Gerüstes abzudecken, wird eine
 Schicht GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE auf die
 Retentionsfläche aufgebracht und anschließend eine Minute lang mit
 dem GC LABOLIGHT LV-III gehärtet.
 Anm. :
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE kann nicht mit dem GC
 STEPLIGHT SL-I ausgehärtet werden.
5. Aufbau eines Veneers
   Die Schritte zur Herstellung eines Veneers inklusive der
 Lichthärtezeiten befinden sich in der Arbeitsanleitung für GC
 GRADIA.
6. Anwendung und Lichthärtung von Gum Opaque (GO)
    Es werden zwei dünne Schichten von Gum Opaque (GO) auf den
 Zahnfleischbereich des Gerüstes aufgebracht. Jede Schicht eine
 Minute
 lang mit dem GC LABOLIGHT LV-III provisorisch lichthärten.
 BEMERKUNG :
 1) Um Materialien zu härten, bitte die nachfolgende Tabelle für
  Belichtungszeit und Belichtungstiefe beachten.
 2) Für Farbabstimmungen Gum Opaque Modifie (GOM51) auf den
  ausgehärteten Gum Opaque auftragen. Dann 1 Minute im
  LABOLIGHT LV-III aushärten.
 3) Gum Opaque und Gum Opaque Modifier können nicht mit dem
  GC STEPLIGHT SL-I ausgehärtet werden. 
7.  Auftragen, Zwischenhärten und Endhärtung des Gum (G)
   Zunächst wird Gum (G) aufgetragen. Anschließend 30 Sekunden
 lang Lichthärten mit dem GC LABOLIGHT LV-III oder 10 Sekunden
 mit dem GC STEPLIGHT SL-I. Die abschließende Aushärtung
 erfolgt im GC LABOLIGHT LV-III.   
 BEMERKUNG :
 1)  Wenn die Schichtstärke des aufgetragenen Materials die in der
  Belichtungstabelle angegebene übersteigt, so muß in mehreren
  Schichten gearbeitet und jeweils zwischengehärtet werden. 
 2)  Bei großspannigen Restauration immer eine Seite eines
  Zahnes auftragen und zwischenhärten, um Schrumpfungen zu
  vermeiden.
 3)  Wenn es notwendig ist, kann Gum Modifier und Gum Translucent
  aufgetragen werden.
 4)  Wenn die Reproduktion von Blutgefäßen erwünscht ist, kann Gum
  Fiber (GF71) in transluzentem Gum Modifier (GM30) oder einem
  Material mit anderem Farbton aufgelegt werden. Gum Translucent
  darüber geben und dann aushärten.
8. Wiederherstellung der Inhibitionsschicht zur Formkorrektur 
    Die Oberfläche mit einem Diamanten abreiben, Modifier auftragen
 und dann wie gewohnt weiterarbeiten.
9. Finish
   Die Schichtung sollte etwas dicker als gewünscht geschichtet
 werden und dann mit einem Silikonpolierer die gewünschte Endform
 ausarbeiten.
10. Polieren
  Wie gewohnt polieren um die Restauration fertigzustellen.

LAGERUNG
An einem trockenen Ort, abseits von direkter Sonneneinstrahlung 
aufbewahren.
(Haltbarkeit : 2 Jahre ab Herstellungsdatum)

FARBEN UND HANDELSFORMEN (GRADIA gum shades)
1. Starterpacket
 Spritze mit 2,4mL Lösung  - Gum Opaque (GO11)   1
 Spritze mit 2,4mL Lösung  - Gum Opaque (GO13 )  1
 Spritze mit 2,9mL Paste    - Gum (G21)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste    - Gum (G22)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste   - Gum (G23)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste   - Gum (G24)  1
 Spritze mit 2,4mL Gel        - Gum Translucent (GT41)   1
 Einwegpalette     5
 Lichtschutzhülle    1
 Anmischpad No, 22    1
 Pinsel No, 7    1
 Farbschlüsselset    1
 Farbtafel     1
2. Nachfüllpackungen
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Spritze mit 2,4mL Lösung
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Spritze mit 2,4mL Lösung
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
        Spritze mit 2,9mL Paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or GM36)
        Spritze mit 2,4mL Gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Spritze mit 2,4mL Gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
        Flasche mit 0,4g fibers

ACHTUNG
1.  Bei Kontakt mit Haut oder Schleimhaut, sofort mit einem in Alkohol
 getränktem Tuch entfernen. Mit Wasser spülen. 
2.  Bei Augenkontakt, mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
3.  Nicht für die Nahrungsaufnahme geeignet.
4.  Wenn das Material in einem Kühlschrank aufbewahrt wird, sollte es ca. 30
 Minuten vor der Anwendung herausgenommen werden, damit es sich auf   
 Raumtemperatur erwärmen kann. 
5.  Material nach der Entnahme aus der Spritze sofort verwenden ;
 anschließend die Spitze säubern und sofort wieder verschließen. 
6.  Nicht mit anderen Materialien vermischen.
7.  Zur Lichthärtung unbedingt die in der Tabelle oben angegebenen Zeiten
 beachten. Keine UV-Lampe bzw. eine Lampe, welche sichtbares Licht und
 UV-Licht abgibt, verwenden.
8.  Beim Aushärten nicht direkt in das Licht sehen.
9.  Beim Korrigieren und Polieren des Materials unbedingt einen Staubazug
 sowie eine Staubschutzmaske verwenden! 
10. Die Staubabzug kann nach dem Gebrauch mit Alkohol gereinigt werden.

Zuletzt aktualisiert : 08/2012
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SYSTÈME COMPOSITE PHOTOPOLYMÉRISABLE POUR LA 
REPRODUCTION DE FAUSSE GENCIVE

Ne doit être utilisé que par un professionnel de l'Art dentaire, dans les 
indications recommandées.

INDICATIONS RECOMMANDEES
Reproduction du tissu gingival dans les restaurations coronaires telles 
que les supra-structures implantaires ou prothèses adjointes à châssis 
métallique.

CONTRE INDICATION
Dans de rares cas, le produit peut causer une réaction chez certaines 
personnes. Si un tel phénomène apparaît, arrêter l'emploi du produit et 
consulter un médecin.

MODE D'EMPLOI
Pour les étapes qui suivent (1 à 5) de la procédure, se référer au mode 
d'emploi de GC GRADIA.
1.  Fabrication du châssis métallique.
 1) Réaliser la construction en cire de façon habituelle.
 2) Couler de manière habituelle.
 3) Ajuster la coulée de façon usuelle avec une fraise au carbure.
2.  Traitement du châssis métallique.
 1) Sabler les zones de rétention à l'oxyde d'alumine à 50-110.
 2) Sécher à l'air sec, sans trace d'huile.
3.  Application du GC METALPRIMER II
 Appliquer une ou deux fines couches de GC METALPRIMER II
 sur les zones de rétention.
 Note :
 Après application de GC METALPRIMER II commencer
 immédiatement l'application de GC GRADIA OPAQUE afin d'éviter
 toute contamination de la surface de rétention.
4.  Application et photopolymérisation de GC GRADIA
 FOUNDATION OPAQUE
 Appliquer une couche de GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE
 sur la zone de rétention pour masquer la couleur du métal.
 Photopolymériser pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV-III.
 Note :
 La GC STEPLIGHT SL-I  ne peut pas être utilisée pour la
 photopolymérisation de GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5.  Montage de la couronne à facette.
 Appliquer le composite GC GRADIA et photopolymériser selon le
 mode d'emploi de GC GRADIA.
6.  Application et prépolymérisation de Gum Opaque (GO)
 Appliquer deux couches fines de Gum Opaque (GO) sur la partie
 gingivale du châssis métallique. Photopolymériser temporairement
 chaque couche pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 1) Pour photopolymériser les matériaux Gum de type gencive, se
  reporter aux tableaux de temps de polymérisation et de
  profondeur de polymérisation ci-après.
 2) Pour l'ajustage de la teinte, appliquer Gum Opaque Modifier
  (GOM 51) sur le Gum Opaque polymérisé. Photopolymériser
  pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV- III.
 3) La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour    
  polymériser Gum Opaque et Gum Opaque Modifier.
7.  Application, pré-polymérisation et polymérisation finale du
 matériau Gum (G)
 Appliquer le matériau Gum (G). Le photopolymériser
 temporairement pendant 30 secondes dans le GC LABOLIGHT
 LV- III ou pendant 10 secondes avec la GC STEPLIGHT SL-I.   
 Procéder à la photopolymérisation finale pendant 3 minutes dans
 le GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 1) Si l'application de matériau Gum dépasse l'épaisseur    
  polymérisable telle qu'indiquée dans le tableau, l'appliquer par   
  couches et les photopolymériser au fur et à mesure (dans le 
  GC LABOLIGHT LV- III).
 2) Dans le cas de restauration longue portée, appliquer par
  zones successive de part et d'autre de chaque dent et procéder   
  aux polymérisations successives afin de minimiser le retrait de   
  polymérisation.
 3) Appliquer le Gum Modifier (GM) ou le Gum Translucent (GT)
  autant que nécessaire.
 4) Si l'on souhaite reproduire les vaisseaux sanguins dans la    
  gencive incorporer du Gum Fiber (GF71) (veinules) dans le    
  Gum Modifier transparent (GM 30) ou un matériau d'une autre
  teinte, mélanger, appliquer et photopolymériser.
 5) Lorsque l'on utilise le matériau Gum Fiber recouvrir avec du  
  Gum Translucent, photopolymériser et polir.
8.  Elimination de la couche d'inhibition avec AIR BARRIER et ajustage
 de la forme.
 Eliminer la couche d'inhibition par l'oxygène et achever la finition
 en utilisant une fraise au carbure, diamantée, ou une pointe au   
 carborundum.
9.  Finition.
 Laisser l'épaisseur marginale souhaitée et finir progressivement en   
 utilisant une pointe montée caoutchouc ou siliconée.
10. Polissage et Brillantage.
 Polir et brillanter de manière traditionnelle pour terminer la
 restauration de gencive.

STOCKAGE
Conserver dans un endroit sec et frais à l'écart de la lumière du soleil.
(Durée d'utilisation = Deux ans à compter de la date de fabrication)

TEINTES et CONDITIONNEMENTS (GRADIA gum shades)
1. Kit de base : "STARTER PACKAGE"
 Seringue de 2,4mL de pâte fluide  - Gum Opaque (GO11)  1
 Seringue de 2,4mL de pâte fluide - Gum Opaque (GO13)   1
 Seringue de 2,9mL de pâte        - Gum (G21)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte          - Gum (G22)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte   - Gum (G23)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte   - Gum (G24)  1
 Seringue de 2,4mL gel    - Gum Translucent (GT41)  1
 Palette jetable    5
 Couvercle de protection contre la lumière 1
 Bloc de mélange N 22     1
 Pinceau N 7    1
 Kit teintier    1
 Palette de teintes   1
2. Recharges.
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 et GO13)
  Seringue de 2,4mL de pâte fluide
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
  Seringue de 2,4mL de pâte fluide
 c. Gum ( G20, G21, G22, G23, et G24)
  Seringue de 2,9mL de pâte
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 et
  GM36)
  Seringue de 2,4mL de gel
 e. Gum Translucent (GT41)
  Seringue de 2,4mL de gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
   Flacon de 0,4g de veinules

ATTENTION !
1. En cas de réaction avec la muqueuse orale ou la peau, retirer
 immédiatement le matériau avec une petite éponge ou un coton
 imbibé d'alcool. Rincer à l'eau.
2. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau
 et consulter un médecin.
3. Ne pas ingérer le matériau.
4. Si le matériau est conservé au réfrigérateur sortez le au moins
 30min avant utilisation à température ambiante.
5. Après prélèvement du matériau, utilisez-le aussi rapidement que   
 possible. S'assurer de l'élimination de tout résidu sur l'embout de la
 seringue et refermer après extrusion du matériau la capuchon
 immédiatement après l'emploi.
6. Ne pas mélanger avec d'autres matériaux.     
7. Lorsque l'on procède à la photopolymérisation du matériau,
 s'assurer du respect des valeurs données dans les tableaux ci-  
 dessus. Ne pas utiliser d'activateurs à ultra-violets ou d'activateur à
 lumière visible pouvant émettre des rayons ultra-violets.
8. Lors de la photopolymérisation, ne jamais regarder directement la
 lumière.
9. Lors de l'ajustage de la forme et du polissage d'une résine
 composite, utiliser une aspiration et porter un masque afin d'éviter
 toute inhalation de poussière.
10.Le pinceau peut-être nettoyé avec de l'alcool après usage.

Dernière mise à jour : 08/2012
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SISTEMA COMPOSITO FOTOPOLIMERIZZABILE PER LA 
RIPRODUZIONE DEI TESSUTI GENGIVALI

Per uso esclusivamente professionale nelle indicazioni raccomandate.

ISTRUZIONI RACCOMANDATE
Riproduzione del tessuto gengivale per ricostruzioni su corone quali 
sovrastrutture su impianti e protesi mobili in metallo.

CONTROINDICAZIONI
In rari casi il prodotto può causare sensibilizzazione in alcune persone. 
Se si verificano tali reazioni, interrompere l'uso del prodotto e 
consultare un medico.

ISTRUZIONI PER L'USO
Per i passaggi della procedura illustrati di seguito (N 1-5), consultare le 
istruzioni per l'uso di GC GRADIA.
1.  Realizzazione di strutture in metallo
 1)  Eseguire la ceratura diagnostica della struttura procedendo nel
  modo consueto.
 2) Realizzare il modello nel modo consueto.
 3) Utilizzando una fresa al tungsteno, regolare il modello nel modo   
 consueto.
2. Trattamento delle strutture in metallo
 1)  Sabbiare l'area di ritenzione utilizzando ossido di alluminio da
  50-110 micron.
 2) Pulire con aria asciutta e priva di olio.
3. Applicazione di GC METALPRIMER II
 Applicare uno o due strati sottili di GC METALPRIMER II sull'area
 di ritenzione.
 Nota : 
 Dopo aver applicato GC METALPRIMER II, iniziare
 immediatamente ad applicare GC GRADIA OPAQUE per evitare
 qualunque contaminazione dell'area di ritenzione.
4. Applicazione e fotopolimerizzazione di GC GRADIA
 FOUNDATION OPAQUE
 Applicare uno strato di GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE   
 sull'area di ritenzione in modo da mascherare il colore del metallo.
 Fotopolimerizzare per 1 minuto utilizzando GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
  Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per fotopolimerizzare
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Stratificazione delle corone veneer 
   Applicare il composito GC GRADIA e fotopolimerizzare come   
 indicato nelle istruzioni per l'uso di GC GRADIA.
6. Applicazione e potopolimerizzazione preliminare di Gum
 Opaque (GO)
    Applicare due strati sottili di Gum Opaque (GO) sulla parte di
 gengiva della struttura in metallo. Fotopolimerizzare
 temporaneamente ciascuno strato per 1 minuto utilizzando 
 GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota : 
 1)  Per la fotopolimerizzazione dei materiali Gum consultare il
  grafico dei tempi di irraggiamento e delle profondità di 
  polimerizzazione riportato di seguito.
 2) Per la regolazione del colore, applicare Gum Opaque Modifier
  (GOM51) sullo strato fotopolimerizzato di Gum  Opaque.    
  Fotopolimerizzare per 1 minuto utilizzando GC LABOLIGHT
  LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I non può essere utilizzato per    
  fotopolimerizzare Gum Opaque o Gum Opaque Modifier.  
7.  Applicazione, polimerizzazione preliminare e polimerizzazione
 finale del materiale Gum (G)
 Applicare il materiale Gum (G).  Fotopolimerizzare 
 temporaneamente per 30 secondi utilizzando GC LABOLIGHT
 LV-III oppure per 10 secondi usando GC STEPLIGHT SL-I.    
 Eseguire la fotopolimerizzazione finale per 3 minuti utilizzando 
 GC LABOLIGHT LV-III.
    Nota :
 1)  Se l'applicazione del materiale per gengive ha una profondità di   
  polimerizzazione superiore a quella indicata nel grafico,    
  applicare il materiale in diversi strati e fotopolimerizzare    
  ciascuno strato (con GC LABOLIGHT LV-III).
 2) In caso di ricostruzioni estese, applicare in sezioni su ciascun   
  lato del dente ed eseguire la fotopolimerizzazione finale di    
  ciascuna sezione per minimizzare la contrazione dovuta alla   
  polimerizzazione.
 3) Applicare Gum Modifier (GM) oppure Gum Translucent (GT)
  secondo necessità.
 4) Se si vogliono riprodurre i vasi sanguigni nell'area gengivale,   
  incorporare Gum Fiber (GF71) nel materiale traslucido Gum   
  Modifier (GM30) o materiale di altro colore, miscelare, applicare
  e fotopolimerizzare.  
 5) Quando si usa Gum Fiber, ricoprire con Gum Translucent,
  fotopolimerizzare e lucidare.
8. Eliminazione dello strato inibito dall'aria e modellazione della forma 
 Eliminare lo strato inibito dall'aria e regolare il contorno utilizzando
 una fresa con punta di tungsteno, di diamante, oppure di
 carborundum.
9. Rifinitura 
 Lasciare un margine più spesso del necessario e rifinire    
 gradualmente utilizzando una punta in gomma o silicone.
10.Levigatura e lucidatura
 Levigare e lucidare nel modo consueto per completare la
 ricostruzione della gengiva.

 

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e lontano dalla luce solare diretta.
(Durata utile : 2 anni dalla data di produzione)

COLORI E CONFEZIONI (GRADIA gum shades)
1.  Confezione iniziale
 Siringa da 2,4mL di soluzione - Gum Opaque (GO11)    1
 Siringa da 2,4mL di soluzione - Gum Opaque (GO13 )   1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G21)  1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G22)  1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G23) 1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G24)  1
 Siringa da 2,4mL di gel        - Gum Translucent (GT41)   1
 Tavoletta usa e getta 5
 Coperchio fotoprotettivo 1
 Blocchetto di miscelazione N 22  1
 Pennello N 7 1
 Kit scala colori 1
 Tabella colori 1
2. Confezioni di ricambi
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 o GO13)
         Siringa da 2,4mL di soluzione 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Siringa da 2,4mL di soluzione
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 o G24)
        Siringa da 2,9mL di pasta
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 o
  GM36)
       Siringa da 2,4mL di gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Siringa da 2,4mL di gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Flacone da 0,4g di fibre

AVVERTENZE
1.  In caso di contatto con i tessuti orali o la cute, eliminare    
 immediatamente il prodotto con una spugna o del cotone
 imbevuto d'alcol e sciacquare con acqua.
2. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con
 acqua e consultare un medico.
3. Evitare che il materiale venga ingerito.
4. Se il materiale viene conservato in frigorifero, estrarlo dal
 frigorifero e lasciarlo a temperatura ambiente per almeno 30 minuti
 prima dell'uso. 
5. Una volta estratto il materiale, utilizzarlo appena possibile.
 Accertarsi di togliere l'eventuale materiale residuo dalla punta della
 siringa e riapplicare il cappuccio immediatamente dopo l'uso. 
6. Non mischiare con altri materiali.
7.  In fase di fotopolimerizzazione, attenersi ai tempi di
 irraggiamento descritti nella tabella precedentemente riportata.   
 Non utilizzare lampade ultraviolette o fotopolimerizzaatori a luce
 visibile che possono irradiare luce ultravioletta.
8. Durante la fotopolimerizzazione del materiale, evitare di
 guardare direttamente la lampada.
9. Durante la regolazione o la lucidatura della resina composita,
 utilizzare un aspiratore di polveri e indossare l'apposita mascherina
 per evitare di inalare la polvere.  
10. Dopo l'uso, il pennello può essere pulito con alcool.

Ultima revisione : 08/2012
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SISTEMA FOTOPOLIMERIZABLE DE COMPOSITE PARA LA 
REPRODUCCIÓN DEL TEJIDO GINGIVAL

Sólo para uso dental profesional y con las recomendaciones indicadas.

INDICACIONES
Elaboración del tejido gingival para restauraciones de coronas, 
supraestructuras de implantes y estructuras de metal removibles.

CONTRAINDICACIONES
En algunos casos puede causar sensibilidad a algunas personas. En 
este caso, dejar de usarlo, y consultar al médico.

INSTRUCCIONES DE USO
Para los siguientes pasos (No.1-5) seguir las instruciones de uso de GC 
GRADIA.
1. La elaboración de la estructura de metal
 1) Encerar la estructura de metal de la manera usual.
 2) Modelar de la manera usual.
 3) Usar una fresa de carburo, ajustando el modelo de la manera usual.
2. El tratamiento de la estructura de metal
 1) Tratar con chorro de arena el área de retención, usando 50 a 110
  micras de óxido de aluminio.
 2) Limpiar con aire seco, sin aceite.
3. La aplicación del GC METALPRIMER II
 Aplicar una o dos capas finas del GC METALPRIMER II en el
 área de retención.
 Nota :
 Después de haber aplicado el GC METALPRIMER II, comenzar
 inmediatamente con la aplicación del GC GRADIA OPAQUE, evitando
 así, la contaminación del área de retención.
4. La aplicación y polimerización del GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Aplicar el GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE en el área de   
 retención para cubrir el color del metal. Fotopolimerizar durante un
 minuto, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para la polimerización del
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. La elaboración de la corona veneer
 Aplicar el GC GRADIA composite y fotopolimerizar según las
 instrucciones de uso.
6. La aplicación y polimerización del Gum Opaque (GO)
 Aplicar dos capas finas de Gum Opaque (GO) en la parte gingival de
 la estructura de metal. Fotopolimerizar temporalmente cada una de
 las capas durante 1 minuto, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 1) Para fotopolimerizar el material GUM, observar el siguiente cuadro
  sobre tiempo de irradiación e intensidad de polimerización.
 2) Para el ajuste del color, aplicar Gum Opaque Modifier (GOM51) al
  GUM Opaque fotopolimerizado. Polimerizar durante 1 minuto,
  usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los
  Gum Opaque y Gum Opaque Modifier.
7. La aplicación, pre-polimerización y polimerización final del material
 Gum (G) 
 Aplicar el material Gum (G). Fotopolimerizar temporalmente durante
 30 segundos usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III o por 10
 segundos, usando GC STEPLIGHT SL-I. Efectuar la polimerización
 final durante 3 minutos, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 1) Si la aplicación del material gingival excede el grosor que se indica
  en el cuadro de abajo, aplicar en capas y fotopolimerizar
  respectivamente (en GC LABOLIGHT LV-III).
 2) En caso de restauraciones extensas aplicar en secciones en cada
  lado del diente y proseguir con la polimerización final
  respectivamente, para así disminuir la contracción durante la   
  polimerización.
 3) Aplicar lo que se necesite de Gum Modifier (GM) o Gum   
  Translucent (GT).
 4) Si se desea, reproducir canales en el área gingival, incorporar
  Gum Fiber (GF71) en la Gum Modifier (Gum 30) Translucent o
  material de otro tono, mezclar, aplicar y fotopolimerizar.
 5) Cuando se use Gum Fiber, cubrirla con Gum Translucent.
  Fotopolimerizar y pulir. 
8.Eliminar la capa de aire inhibido y ajustar la forma
 Quitar la capa de aire inhibido y ajustar los contornos, usando una
 fresa de carbudo, una punta diamantada o una punta de carborundo.
9. Acabado
 Dejar el márgen más grueso de lo que se desea y terminar
 progresivamente usando una punta de goma o de silicona.
10.Pulido y brillo
 Pulir de la manera habitual para finalizar la restauración gingival.

 

ALMACENAJE 
Almacenarlo en un lugar fresco y lejos de los rayos directos del sol.
(Fecha de caducidad : 2 años después de su fabricación)

COLORES Y ENVASE (GRADIA gum shades)
1. Set básico
 Jeringa de 2,4mL solución - Gum Opaque (GC11)  1
 Jeringa de 2,4mL solución - Gum Opaque (GO13)  1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G21)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G22)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G23)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G24)    1
 Jeringa de 2,4mL gel - Gum Translucent (GT41)   1
 Espátula disponible      5
 Protectores de luz       1
 Bloc de mezcla No, 22      1
 Cepillo No, 7      1
 Guía de tonalidades      1
 Escala de colores      1
2. Reposiciones
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 o GO 13)
  Jeringa de 2,4mL solución
 b. Gum Opaque Modifier  (GOM51)
  Jeringa de 2,4mL solución
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 o G24)
  Jeringa de 2,9mL pasta
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 o GM36)
  Jeringa de 2,4mL gel
 e. Gum Translucent (GT41)
  Jeringa de 2,4mL gel
 f. Gum Fiber (GF71)
  Tarro 0,4gr. fibra.

PRECAUCIÓN
1. En caso de contacto con el tejido oral o con la piel, limpiar
 inmediatamente con una esponja o algodón, humedecido en alcohol.
 Lavar con agua.
2. En caso de contacto o que entre en los ojos, lavar con agua
 inmediatamente y consultar al médico.
3. Poner atención de no ingerir el material.
4. Si el material está almacenado en el frigorífico, sacarlo y antes de
 usarlo, mantenerlo a temperatura ambiental por lo menos durante
 30 minutos.
5.Usar el material inmediatamente después de haberlo sacado.
 Asegurarse de haber quitado todo el material restante de la punta
 de la jeringa y colocar la tapa inmediatamente después de usarse.
6.No mezclarlo con otros materiales.
7. Cuando se efectúa la polimerización del material, hay que
 asegurarse de seguir las indicaciones descritas en el cuadro de   
 tiempo de irradiación, arriba descrito. No usar rayos de luces
 ultravioletas o unidades de polimerización visibles, que puedan   
 emitir rayos de luz ultravioleta.  
8. Cuando se está polimerizando el material, no se debe mirar
 directamente la luz.
9. Cuando se ajusta o se pule la resina de composite, hay que usar un
 colector de polvo y usar una mascarilla para evitar inhalar el polvo.
10.Hay que limpiar el cepillo con alcohol después de usarlo.
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Lichthärtegerät  Vorhärtung     
GC LABOLIGHT LV- III, II       1 Min. 
Halogen / G-Light     20 Sek.

Belichtungszeit für Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

BEMERKUNG :
1) Das GC STEPLIGHT SL-I kann nicht zur Endhärtung verwendet werden.
2) Bei Benutzung eines Handlichthärtungsgerätes* bitte von allen Seiten
 belichten, um eine vollständige Polymerisation sicherzustellen.

Belichtungszeit für Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Lichthärtungsgerät  Vorhärtung  Aushärtung 
GC LABOLIGHT LV- III, II       30 Sek.         3 Min. 
GC STEPLIGHT SL- I       10 Sek.    
Halogen / G-Light       20 Sek.       1 Min.
Bemerkung :
1) Die GC STEPLIGHT SL-I kann nicht zur Endpolimerisation benützt werden. 
2)  Bei Benutzung eines Handlichthärtungsgerätes* bitte von allen Seiten
 belichten, um eine vollständige Polymerisation sicherzustellen.

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Belichtungszeit

0,2 mm 
0,2 mm 

Farbton
Vorhärtung.
 (30 Sek.) 

Vorhärtung.
(1 Min.)

Aushärtung.
(3 Min.)

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

Härtungstiefe (bei Gebrauch von GC LABOLIGHT LV- III)

Bemerkung :
Die Härtungstiefe für transluzente Farbtöne G20 und GM30 sind 
entsprechend der von Gum Translucent.

Note :
Les profondeurs de polymérisation du transparent Gum (G20) et Gum Modifier 
(GM30) sont équivalentes à celles du Gum Translucent.

 Temps d'insolation

0,2 mm 
0,2 mm 

Teintes

Pré-
Polymérisation 

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

     (30 sec)

Pré-
Polymérisation

   (1 min.)

Polymérisation
Finale
 (3 min.)

GC LABOLIGHT LV-III, II   30 sec.              3 min.
GC STEPLIGHT SL-I  10 sec.
Halogen / G-Light   20 sec.  1 min.

Type d'activateur lumineux  Prépolymérisation
GC LABOLIGHT LV- III, II          1 min.
Halogen / G-Light          20 sec.

Temps d'irradiation lumineuse pour Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Note :
1)  La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour polymériser les
 matériaux présentés ci-dessus.
2)  Lorsque l'on utilise un activateur lumineux de type pistolet*, irradier le
 matériau dans toutes les directions pour obtenir une polymérisation complète.

Note  :
1)  La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour la polymérisation finale
 des matériaux présentés ci-dessus.
2)  Lorsque l'on utilise un activateur lumineux de type pistolet*, irradier le matériau
 dans toutes les directions pour obtenir une polymérisation complète.

Temps d'irradiation lumineuse pour Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

Profondeur de polymérisation (Avec le GC LABOLIGHT LV- III)

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Type d'activateur  lumineux    Prépolymérisation  Polymérisation finale

GC LABOLIGHT LV- III, II          1 min.
Halogen / G-Light          20 sec.
Note :
1) Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per fotopolimerizzare i materiali
 sopra indicati.
2)  Quando si usa un fotopolimerizzatore manuale*, applicare la luce in tutte le
 direzioni per ottenere una polimerizzazione completa.

Tempi di irraggiamento per Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Note :
Le profondità di polimerizzazione per il materiale traslucido Gum (G20) e Gum 
Modifier (GM30) sono equivalenti a quelle di Gum Translucent.

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Tempo 
di irraggiamento

0,2 mm 
0,2 mm 

Colori

Polimerizzazione 
preliminare
       (30 sec.)

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

Polimerizzazione 
preliminare
        (1 min.)

Profondità di polimerizzazione (con GC LABOLIGHT LV-III)

Aparato de polimerización

GC LABOLIGHT LV -III, II
Halógena / G-Light    20 seg.

Pre-polimerización

  1 min. 

Tiempo de irradiación del Gum Opaque ; Gum Opaque Modifier

Nota :
1) GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los materiales
 arriba mencionados.
2)  Cuando se usa una unidad de polimerización de mano*, aplicar la
 polimerización en todas las direcciones para completar la polimerización.

GCLABOLIGHT LV-III, II  
GC STEPLLICHT SL-I  
Halógena / G-Light   

Pre-polimerización Polimerización final

     30 seg.    3 min.
     10 seg.

Aparato de polimerización

20 seg. 1 min.

Tiempo de irriación del Gum; Gum Modifier ; Gum Translucent

Nota :
1) GC SEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los materiales arriba
 mencionados.
2)  Cuando se usa una unidad de polimerización de mano*, aplicar la polimerización
 en todas las direcciones por completar la polimerización

Gum Opaque
Gum Opaque Modifier
Gum
Gum Modifier
Gum Translucent 

0,2 mm 
0,2 mm 

Colores      (30 seg.)

Pre-
polimerización

Pre-
polimerización

Polimerización
final

1,1 mm
0,8 mm
3,0 mm

2,5 mm
1,5 mm
5,0 mm

  (1 min.)    (3 min.)

Tiempo de irradiación

Nota :
La intensidad de la polimerización para los translúcidos Gum (G20) y 
Gum Modifier (GM30) son equivalentes a los del Gum Translucent.

Intensidad de Polimerización (usando GC LABOLIGHT LV-III)

GC LABOLIGHT LV-III, II             30 sec.              3 min.
GC STEPLIGHT SL-I            10 sec.
Halogen / G-Light             20 sec.           1 min.

Note :
1)  Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per  fotopolimerizzare i materiali
 sopra indicati.
2)  Quando si usa un fotopolimerizzatore manuale*, applicare la luce in tutte le
 direzioni per ottenere una polimerizzazione completa.

Tempi di irraggiamento per Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

Fotopolimerizzatore Polimerizzazione 
preliminare

Polimerizzazione 
finale

Polimerizzazione 
preliminareFotopolimerizzatore  

Polimerizzazione
finale
       (3 min.)
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LIGHT-CURED GUM SHADE COMPOSITE SYSTEM

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
Reproduction of gum tissue for crown restorations, such as implant 
superstructures and removable metal frames.

CONTRAINDICATIONS
In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. If 
such reactions are experienced, discontinue use of the product and 
refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE
For the following steps (No.1-5) of the procedure, refer to GC GRADIA 
instructions for use.
1.  Production of Metal Framework
 1)  Wax up framework in usual manner.
 2)  Cast in usual manner.
 3)  Using a carbide bur, adjust casting in usual manner.
2. Treatment of Metal Framework
 1)  Sandblast retention area using 50 to 110 micron aluminum oxide.
 2) Clean with dry, oil-free air.
3. Application of GC METALPRIMER II
 Apply one or two thin coats of GC METALPRIMER II to the retention
 area.
   Note : 
 After application of the GC METALPRIMER II, immediately start to
 apply GC GRADIA OPAQUE to avoid contamination of the retention
 area.
4. Application and Light curing of GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
   Apply a layer of GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE to the
 retention area to mask the metal colour. Light cure for 1 minute 
 using the GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing GC
 GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Build-up of veneer crown
   Apply GC GRADIA composite and light cure according to GC
 GRADIA instructions for use.
6. Application and Pre-light curing of Gum Opaque (GO)
    Apply two thin layers of Gum Opaque (GO) to the gum part of the
 metal framework. Temporarily light cure each layer for 1 minute
 using the GC LABOLIGHT LV-III.
 Note : 
 1) For light curing refer to the following chart of Irradiation time and
  Depth of cure.
    2) For colour adjustment, apply Gum Opaque Modifier (GOM51) to
  the light cured Gum Opaque. Light cure for 1 minute using the GC
  LABOLIGHT LV-III.
 3) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing 
  Gum Opaque and Gum Opaque Modifier.  
7.  Application, Pre-curing and Final curing of Gum (G)
   Apply Gum (G). Temporarily light cure for 30 seconds using the
 GC LABOLIGHT LV-III or for 10 seconds using the GC STEPLIGHT
 SL-I. Finally light cure for 3 minutes using the GC LABOLIGHT LV-III.
   Note :
 1) If gum application exceeds the depth of cure mentioned in the
  chart, apply in layers and light cure respectively (in the GC
  LABOLIGHT LV-III).
 2)  In case of long span restorations, apply in sections to each side of
  one tooth and carry out final cure respectively in order to minimise
  curing shrinkage.
 3) Apply Gum Modifier (GM) or Gum Translucent (GT)
  as necessary.
 4) If it is desired to reproduce blood vessels in the gum area,
  incorporate Gum Fiber (GF71) in translucent Gum Modifier (GM30)
  or material of another shade, mix, apply and light cure.  
 5) When using Gum Fiber, cover with Gum Translucent. Light cure
  and polish.
8. Removal of air inhibited layer and Shape adjustment 
    Remove air inhibited layer and adjust contour using a carbide bur,
 diamond point or carborundum point.
9. Finish
   Leave the margin thicker than desired and progressively finish using
 a rubber point or silicone point.
10. Polish and Buff
   Polish and buff in usual manner to complete the gum restoration.

STORAGE
Store in a cool place away from direct sunlight.
(Shelf life : 2 years from date of manufacture)

SHADES & PACKAGES (GRADIA gum shades)
1.  Starter Package
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO11)   1
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO13)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G21)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G22)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G23)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G24)   1
 Syringe of 2.4mL gel         - Gum Translucent (GT41)    1
 Disposable palette     5
 Light protective cover    1
 Mixing pad No. 22    1
 Brush No. 7     1
 Shade guide kit   1
 Color chart  1
2. Refill Packages
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Syringe of 2.4mL solution 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Syringe of 2.4mL solution
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
       Syringe of 2.9mL paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or
  GM36)
       Syringe of 2.4mL gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Syringe of 2.4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Bottle of 0.4g fibers

CAUTION
1.  In case of contact with oral tissues or skin, remove immediately with
 a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
 medical attention.
3. Take care to avoid ingestion of the material.
4. If material is stored in a refrigerator, remove from refrigerator and
 leave to stand at room temperature for at least 30 minutes before
 use. 
5. After dispensing material, use as quickly as possible. Be sure to
 remove any residual material from the tip of the syringe and   
 replace cap immediately after use. 
6. Do not mix with other materials.
7.  When light curing material, be sure to follow the irradiation time
 described in the above- mentioned chart. Do not use ultraviolet
 lights or visible light curing devices that can radiate ultraviolet light.
8. When light curing material, do not look directly into the light.
9. When adjusting or polishing composite resin, use a dust collector and
 wear a dust mask to avoid inhaling dust.  
10. The brush can be cleaned with alcohol after use.

Last revised : 08/2012

Light curing device  Pre-cure     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogen / G-Light  20 sec.    

Irradiation time for Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Irradiation time for Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Light curing device  Pre-cure  Final cure 
GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    
Halogen / G-Light    20 sec.          1 min. 

Depth of cure (using the GC Labolight LV- III)

Irradiation time

 0.2 mm 

Shades
Pre-cure
(30 sec.)

Pre-cure
 (1 min.)

Final cure
(3 min.)

Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Note : 
1) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used to light cure the above materials.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions
 for complete polymerization.

Note :
1) The GC STEPLIGHT SL- I cannot be used for final curing.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions for
 complete polymerization.

Note :
The depths of cure for translucent Gum (G20) and Gum Modifier
(GM30) are equivalent to that of Gum Translucent.
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ENPrior to use, carefully read 
the instructions for use. DEVor der Benutzung bitte die 

Gebrauchsanweisung gründlich lesen. ITLeggere attentamente le 
istruzioni prima dell'uso.FRAvant toute utilisation, lire 

attentivement les instructions d’emploi. ESAntes de usar, lea detalladamente 
las instrucciones de uso.

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
Reproduction of gum tissue for crown restorations, such as implant 
superstructures and removable metal frames.

CONTRAINDICATIONS
In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. If 
such reactions are experienced, discontinue use of the product and 
refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE
For the following steps (No.1-5) of the procedure, refer to GC GRADIA 
instructions for use.
1.  Production of Metal Framework
 1)  Wax up framework in usual manner.
 2)  Cast in usual manner.
 3)  Using a carbide bur, adjust casting in usual manner.
2. Treatment of Metal Framework
 1)  Sandblast retention area using 50 to 110 micron aluminum oxide.
 2) Clean with dry, oil-free air.
3. Application of GC METALPRIMER II
 Apply one or two thin coats of GC METALPRIMER II to the retention
 area.
   Note : 
 After application of the GC METALPRIMER II, immediately start to
 apply GC GRADIA OPAQUE to avoid contamination of the retention
 area.
4. Application and Light curing of GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
   Apply a layer of GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE to the
 retention area to mask the metal colour. Light cure for 1 minute 
 using the GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing GC
 GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Build-up of veneer crown
   Apply GC GRADIA composite and light cure according to GC
 GRADIA instructions for use.
6. Application and Pre-light curing of Gum Opaque (GO)
    Apply two thin layers of Gum Opaque (GO) to the gum part of the
 metal framework. Temporarily light cure each layer for 1 minute
 using the GC LABOLIGHT LV-III.
 Note : 
 1) For light curing refer to the following chart of Irradiation time and
  Depth of cure.
    2) For colour adjustment, apply Gum Opaque Modifier (GOM51) to
  the light cured Gum Opaque. Light cure for 1 minute using the GC
  LABOLIGHT LV-III.
 3) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing 
  Gum Opaque and Gum Opaque Modifier.  
7.  Application, Pre-curing and Final curing of Gum (G)
   Apply Gum (G). Temporarily light cure for 30 seconds using the
 GC LABOLIGHT LV-III or for 10 seconds using the GC STEPLIGHT
 SL-I. Finally light cure for 3 minutes using the GC LABOLIGHT LV-III.
   Note :
 1) If gum application exceeds the depth of cure mentioned in the
  chart, apply in layers and light cure respectively (in the GC
  LABOLIGHT LV-III).
 2)  In case of long span restorations, apply in sections to each side of
  one tooth and carry out final cure respectively in order to minimise
  curing shrinkage.
 3) Apply Gum Modifier (GM) or Gum Translucent (GT)
  as necessary.
 4) If it is desired to reproduce blood vessels in the gum area,
  incorporate Gum Fiber (GF71) in translucent Gum Modifier (GM30)
  or material of another shade, mix, apply and light cure.  
 5) When using Gum Fiber, cover with Gum Translucent. Light cure
  and polish.
8. Removal of air inhibited layer and Shape adjustment 
    Remove air inhibited layer and adjust contour using a carbide bur,
 diamond point or carborundum point.
9. Finish
   Leave the margin thicker than desired and progressively finish using
 a rubber point or silicone point.
10. Polish and Buff
   Polish and buff in usual manner to complete the gum restoration.

STORAGE
Store in a cool place away from direct sunlight.
(Shelf life : 2 years from date of manufacture)

SHADES & PACKAGES (GRADIA gum shades)
1.  Starter Package
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO11)   1
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO13)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G21)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G22)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G23)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G24)   1
 Syringe of 2.4mL gel         - Gum Translucent (GT41)    1
 Disposable palette     5
 Light protective cover    1
 Mixing pad No. 22    1
 Brush No. 7     1
 Shade guide kit   1
 Color chart  1
2. Refill Packages
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Syringe of 2.4mL solution 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Syringe of 2.4mL solution
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
       Syringe of 2.9mL paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or
  GM36)
       Syringe of 2.4mL gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Syringe of 2.4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Bottle of 0.4g fibers

CAUTION
1.  In case of contact with oral tissues or skin, remove immediately with
 a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
 medical attention.
3. Take care to avoid ingestion of the material.
4. If material is stored in a refrigerator, remove from refrigerator and
 leave to stand at room temperature for at least 30 minutes before
 use. 
5. After dispensing material, use as quickly as possible. Be sure to
 remove any residual material from the tip of the syringe and   
 replace cap immediately after use. 
6. Do not mix with other materials.
7.  When light curing material, be sure to follow the irradiation time
 described in the above- mentioned chart. Do not use ultraviolet
 lights or visible light curing devices that can radiate ultraviolet light.
8. When light curing material, do not look directly into the light.
9. When adjusting or polishing composite resin, use a dust collector and
 wear a dust mask to avoid inhaling dust.  
10. The brush can be cleaned with alcohol after use.

Last revised : 08/2012

®

Light curing device  Pre-cure     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogen / G-Light  20 sec.    

Irradiation time for Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Irradiation time for Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Light curing device  Pre-cure  Final cure 
GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    
Halogen / G-Light    20 sec.          1 min. 

Depth of cure (using the GC Labolight LV- III)

Irradiation time

 0.2 mm 

Shades
Pre-cure
(30 sec.)

Pre-cure
 (1 min.)

Final cure
(3 min.)

Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Note : 
1) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used to light cure the above materials.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions
 for complete polymerization.

Note :
1) The GC STEPLIGHT SL- I cannot be used for final curing.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions for
 complete polymerization.

Note :
The depths of cure for translucent Gum (G20) and Gum Modifier
(GM30) are equivalent to that of Gum Translucent.

LICHTHÄRTENDES ZAHNFLEISCHFARBENES 
KOMPOSITSYSTEM

Nur von zahntechnischem / zahnärztlichem Fachpersonal für die 
genannten Anwendungsgebiete zu verwenden.

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE
Reproduktion von Zahnfleisch, implantatgetragenen Suprastrukturen 
und herausnehmbarem Zahnersatz.

GEGENANZEIGEN
In seltenen Fällen kann es zu einer Überempfindlichkeit kommen. In 
diesem Fall muß das Produkt sofort aus dem Mund entfernt werden 
und anschließend ein Arzt aufgesucht werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG
Für die folgenden Schritte (Nr.1-5) bitte auch die Gebrauchsanweisung 
für GC GRADIA beachten.
1. Herstellung von herausnehmbarem Zahnersatz
 1)  Zunächste wie gewohnt aufwachsen.
 2) Daraufhin einen Abdruck erstellen.
 3) Mit einem Polierer den Abdruck entsprechend anpassen.
2. Behandlung des metallischen Trägers
 1)  Die Retention mit Aluminiumoxid 50 bis 110 Micron Korngröße
   sandstrahlen.
 2)  Anschließend mit trockener und ölfreier Druckluft reinigen.
3. Anwendung von GC METALPRIMER II
 Die Retentionsfläche mit einem oder zwei dünnen
 Überzügen von GC METALPRIMER II versehen.
 BEMERKUNG :
 Unmittelbar nach der Anwendung von GC METAL PRIMER II mit
 dem Auftrag von GC GRADIA OPAQUE beginnen, um eine
 zwischenzeitliche Verunreinigung der Retentionsfläche zu
 vermeiden.
4. Aufbringen und Lichthärten von GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Um die Retentionsfläche des Gerüstes abzudecken, wird eine
 Schicht GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE auf die
 Retentionsfläche aufgebracht und anschließend eine Minute lang mit
 dem GC LABOLIGHT LV-III gehärtet.
 Anm. :
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE kann nicht mit dem GC
 STEPLIGHT SL-I ausgehärtet werden.
5. Aufbau eines Veneers
   Die Schritte zur Herstellung eines Veneers inklusive der
 Lichthärtezeiten befinden sich in der Arbeitsanleitung für GC
 GRADIA.
6. Anwendung und Lichthärtung von Gum Opaque (GO)
    Es werden zwei dünne Schichten von Gum Opaque (GO) auf den
 Zahnfleischbereich des Gerüstes aufgebracht. Jede Schicht eine
 Minute
 lang mit dem GC LABOLIGHT LV-III provisorisch lichthärten.
 BEMERKUNG :
 1) Um Materialien zu härten, bitte die nachfolgende Tabelle für
  Belichtungszeit und Belichtungstiefe beachten.
 2) Für Farbabstimmungen Gum Opaque Modifie (GOM51) auf den
  ausgehärteten Gum Opaque auftragen. Dann 1 Minute im
  LABOLIGHT LV-III aushärten.
 3) Gum Opaque und Gum Opaque Modifier können nicht mit dem
  GC STEPLIGHT SL-I ausgehärtet werden. 
7.  Auftragen, Zwischenhärten und Endhärtung des Gum (G)
   Zunächst wird Gum (G) aufgetragen. Anschließend 30 Sekunden
 lang Lichthärten mit dem GC LABOLIGHT LV-III oder 10 Sekunden
 mit dem GC STEPLIGHT SL-I. Die abschließende Aushärtung
 erfolgt im GC LABOLIGHT LV-III.   
 BEMERKUNG :
 1)  Wenn die Schichtstärke des aufgetragenen Materials die in der
  Belichtungstabelle angegebene übersteigt, so muß in mehreren
  Schichten gearbeitet und jeweils zwischengehärtet werden. 
 2)  Bei großspannigen Restauration immer eine Seite eines
  Zahnes auftragen und zwischenhärten, um Schrumpfungen zu
  vermeiden.
 3)  Wenn es notwendig ist, kann Gum Modifier und Gum Translucent
  aufgetragen werden.
 4)  Wenn die Reproduktion von Blutgefäßen erwünscht ist, kann Gum
  Fiber (GF71) in transluzentem Gum Modifier (GM30) oder einem
  Material mit anderem Farbton aufgelegt werden. Gum Translucent
  darüber geben und dann aushärten.
8. Wiederherstellung der Inhibitionsschicht zur Formkorrektur 
    Die Oberfläche mit einem Diamanten abreiben, Modifier auftragen
 und dann wie gewohnt weiterarbeiten.
9. Finish
   Die Schichtung sollte etwas dicker als gewünscht geschichtet
 werden und dann mit einem Silikonpolierer die gewünschte Endform
 ausarbeiten.
10. Polieren
  Wie gewohnt polieren um die Restauration fertigzustellen.

LAGERUNG
An einem trockenen Ort, abseits von direkter Sonneneinstrahlung 
aufbewahren.
(Haltbarkeit : 2 Jahre ab Herstellungsdatum)

FARBEN UND HANDELSFORMEN (GRADIA gum shades)
1. Starterpacket
 Spritze mit 2,4mL Lösung  - Gum Opaque (GO11)   1
 Spritze mit 2,4mL Lösung  - Gum Opaque (GO13 )  1
 Spritze mit 2,9mL Paste    - Gum (G21)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste    - Gum (G22)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste   - Gum (G23)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste   - Gum (G24)  1
 Spritze mit 2,4mL Gel        - Gum Translucent (GT41)   1
 Einwegpalette     5
 Lichtschutzhülle    1
 Anmischpad No, 22    1
 Pinsel No, 7    1
 Farbschlüsselset    1
 Farbtafel     1
2. Nachfüllpackungen
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Spritze mit 2,4mL Lösung
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Spritze mit 2,4mL Lösung
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
        Spritze mit 2,9mL Paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or GM36)
        Spritze mit 2,4mL Gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Spritze mit 2,4mL Gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
        Flasche mit 0,4g fibers

ACHTUNG
1.  Bei Kontakt mit Haut oder Schleimhaut, sofort mit einem in Alkohol
 getränktem Tuch entfernen. Mit Wasser spülen. 
2.  Bei Augenkontakt, mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
3.  Nicht für die Nahrungsaufnahme geeignet.
4.  Wenn das Material in einem Kühlschrank aufbewahrt wird, sollte es ca. 30
 Minuten vor der Anwendung herausgenommen werden, damit es sich auf   
 Raumtemperatur erwärmen kann. 
5.  Material nach der Entnahme aus der Spritze sofort verwenden ;
 anschließend die Spitze säubern und sofort wieder verschließen. 
6.  Nicht mit anderen Materialien vermischen.
7.  Zur Lichthärtung unbedingt die in der Tabelle oben angegebenen Zeiten
 beachten. Keine UV-Lampe bzw. eine Lampe, welche sichtbares Licht und
 UV-Licht abgibt, verwenden.
8.  Beim Aushärten nicht direkt in das Licht sehen.
9.  Beim Korrigieren und Polieren des Materials unbedingt einen Staubazug
 sowie eine Staubschutzmaske verwenden! 
10. Die Staubabzug kann nach dem Gebrauch mit Alkohol gereinigt werden.

Zuletzt aktualisiert : 08/2012
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SYSTÈME COMPOSITE PHOTOPOLYMÉRISABLE POUR LA 
REPRODUCTION DE FAUSSE GENCIVE

Ne doit être utilisé que par un professionnel de l'Art dentaire, dans les 
indications recommandées.

INDICATIONS RECOMMANDEES
Reproduction du tissu gingival dans les restaurations coronaires telles 
que les supra-structures implantaires ou prothèses adjointes à châssis 
métallique.

CONTRE INDICATION
Dans de rares cas, le produit peut causer une réaction chez certaines 
personnes. Si un tel phénomène apparaît, arrêter l'emploi du produit et 
consulter un médecin.

MODE D'EMPLOI
Pour les étapes qui suivent (1 à 5) de la procédure, se référer au mode 
d'emploi de GC GRADIA.
1.  Fabrication du châssis métallique.
 1) Réaliser la construction en cire de façon habituelle.
 2) Couler de manière habituelle.
 3) Ajuster la coulée de façon usuelle avec une fraise au carbure.
2.  Traitement du châssis métallique.
 1) Sabler les zones de rétention à l'oxyde d'alumine à 50-110.
 2) Sécher à l'air sec, sans trace d'huile.
3.  Application du GC METALPRIMER II
 Appliquer une ou deux fines couches de GC METALPRIMER II
 sur les zones de rétention.
 Note :
 Après application de GC METALPRIMER II commencer
 immédiatement l'application de GC GRADIA OPAQUE afin d'éviter
 toute contamination de la surface de rétention.
4.  Application et photopolymérisation de GC GRADIA
 FOUNDATION OPAQUE
 Appliquer une couche de GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE
 sur la zone de rétention pour masquer la couleur du métal.
 Photopolymériser pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV-III.
 Note :
 La GC STEPLIGHT SL-I  ne peut pas être utilisée pour la
 photopolymérisation de GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5.  Montage de la couronne à facette.
 Appliquer le composite GC GRADIA et photopolymériser selon le
 mode d'emploi de GC GRADIA.
6.  Application et prépolymérisation de Gum Opaque (GO)
 Appliquer deux couches fines de Gum Opaque (GO) sur la partie
 gingivale du châssis métallique. Photopolymériser temporairement
 chaque couche pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 1) Pour photopolymériser les matériaux Gum de type gencive, se
  reporter aux tableaux de temps de polymérisation et de
  profondeur de polymérisation ci-après.
 2) Pour l'ajustage de la teinte, appliquer Gum Opaque Modifier
  (GOM 51) sur le Gum Opaque polymérisé. Photopolymériser
  pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV- III.
 3) La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour    
  polymériser Gum Opaque et Gum Opaque Modifier.
7.  Application, pré-polymérisation et polymérisation finale du
 matériau Gum (G)
 Appliquer le matériau Gum (G). Le photopolymériser
 temporairement pendant 30 secondes dans le GC LABOLIGHT
 LV- III ou pendant 10 secondes avec la GC STEPLIGHT SL-I.   
 Procéder à la photopolymérisation finale pendant 3 minutes dans
 le GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 1) Si l'application de matériau Gum dépasse l'épaisseur    
  polymérisable telle qu'indiquée dans le tableau, l'appliquer par   
  couches et les photopolymériser au fur et à mesure (dans le 
  GC LABOLIGHT LV- III).
 2) Dans le cas de restauration longue portée, appliquer par
  zones successive de part et d'autre de chaque dent et procéder   
  aux polymérisations successives afin de minimiser le retrait de   
  polymérisation.
 3) Appliquer le Gum Modifier (GM) ou le Gum Translucent (GT)
  autant que nécessaire.
 4) Si l'on souhaite reproduire les vaisseaux sanguins dans la    
  gencive incorporer du Gum Fiber (GF71) (veinules) dans le    
  Gum Modifier transparent (GM 30) ou un matériau d'une autre
  teinte, mélanger, appliquer et photopolymériser.
 5) Lorsque l'on utilise le matériau Gum Fiber recouvrir avec du  
  Gum Translucent, photopolymériser et polir.
8.  Elimination de la couche d'inhibition avec AIR BARRIER et ajustage
 de la forme.
 Eliminer la couche d'inhibition par l'oxygène et achever la finition
 en utilisant une fraise au carbure, diamantée, ou une pointe au   
 carborundum.
9.  Finition.
 Laisser l'épaisseur marginale souhaitée et finir progressivement en   
 utilisant une pointe montée caoutchouc ou siliconée.
10. Polissage et Brillantage.
 Polir et brillanter de manière traditionnelle pour terminer la
 restauration de gencive.

STOCKAGE
Conserver dans un endroit sec et frais à l'écart de la lumière du soleil.
(Durée d'utilisation = Deux ans à compter de la date de fabrication)

TEINTES et CONDITIONNEMENTS (GRADIA gum shades)
1. Kit de base : "STARTER PACKAGE"
 Seringue de 2,4mL de pâte fluide  - Gum Opaque (GO11)  1
 Seringue de 2,4mL de pâte fluide - Gum Opaque (GO13)   1
 Seringue de 2,9mL de pâte        - Gum (G21)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte          - Gum (G22)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte   - Gum (G23)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte   - Gum (G24)  1
 Seringue de 2,4mL gel    - Gum Translucent (GT41)  1
 Palette jetable    5
 Couvercle de protection contre la lumière 1
 Bloc de mélange N 22     1
 Pinceau N 7    1
 Kit teintier    1
 Palette de teintes   1
2. Recharges.
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 et GO13)
  Seringue de 2,4mL de pâte fluide
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
  Seringue de 2,4mL de pâte fluide
 c. Gum ( G20, G21, G22, G23, et G24)
  Seringue de 2,9mL de pâte
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 et
  GM36)
  Seringue de 2,4mL de gel
 e. Gum Translucent (GT41)
  Seringue de 2,4mL de gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
   Flacon de 0,4g de veinules

ATTENTION !
1. En cas de réaction avec la muqueuse orale ou la peau, retirer
 immédiatement le matériau avec une petite éponge ou un coton
 imbibé d'alcool. Rincer à l'eau.
2. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau
 et consulter un médecin.
3. Ne pas ingérer le matériau.
4. Si le matériau est conservé au réfrigérateur sortez le au moins
 30min avant utilisation à température ambiante.
5. Après prélèvement du matériau, utilisez-le aussi rapidement que   
 possible. S'assurer de l'élimination de tout résidu sur l'embout de la
 seringue et refermer après extrusion du matériau la capuchon
 immédiatement après l'emploi.
6. Ne pas mélanger avec d'autres matériaux.     
7. Lorsque l'on procède à la photopolymérisation du matériau,
 s'assurer du respect des valeurs données dans les tableaux ci-  
 dessus. Ne pas utiliser d'activateurs à ultra-violets ou d'activateur à
 lumière visible pouvant émettre des rayons ultra-violets.
8. Lors de la photopolymérisation, ne jamais regarder directement la
 lumière.
9. Lors de l'ajustage de la forme et du polissage d'une résine
 composite, utiliser une aspiration et porter un masque afin d'éviter
 toute inhalation de poussière.
10.Le pinceau peut-être nettoyé avec de l'alcool après usage.

Dernière mise à jour : 08/2012
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SISTEMA COMPOSITO FOTOPOLIMERIZZABILE PER LA 
RIPRODUZIONE DEI TESSUTI GENGIVALI

Per uso esclusivamente professionale nelle indicazioni raccomandate.

ISTRUZIONI RACCOMANDATE
Riproduzione del tessuto gengivale per ricostruzioni su corone quali 
sovrastrutture su impianti e protesi mobili in metallo.

CONTROINDICAZIONI
In rari casi il prodotto può causare sensibilizzazione in alcune persone. 
Se si verificano tali reazioni, interrompere l'uso del prodotto e 
consultare un medico.

ISTRUZIONI PER L'USO
Per i passaggi della procedura illustrati di seguito (N 1-5), consultare le 
istruzioni per l'uso di GC GRADIA.
1.  Realizzazione di strutture in metallo
 1)  Eseguire la ceratura diagnostica della struttura procedendo nel
  modo consueto.
 2) Realizzare il modello nel modo consueto.
 3) Utilizzando una fresa al tungsteno, regolare il modello nel modo   
 consueto.
2. Trattamento delle strutture in metallo
 1)  Sabbiare l'area di ritenzione utilizzando ossido di alluminio da
  50-110 micron.
 2) Pulire con aria asciutta e priva di olio.
3. Applicazione di GC METALPRIMER II
 Applicare uno o due strati sottili di GC METALPRIMER II sull'area
 di ritenzione.
 Nota : 
 Dopo aver applicato GC METALPRIMER II, iniziare
 immediatamente ad applicare GC GRADIA OPAQUE per evitare
 qualunque contaminazione dell'area di ritenzione.
4. Applicazione e fotopolimerizzazione di GC GRADIA
 FOUNDATION OPAQUE
 Applicare uno strato di GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE   
 sull'area di ritenzione in modo da mascherare il colore del metallo.
 Fotopolimerizzare per 1 minuto utilizzando GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
  Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per fotopolimerizzare
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Stratificazione delle corone veneer 
   Applicare il composito GC GRADIA e fotopolimerizzare come   
 indicato nelle istruzioni per l'uso di GC GRADIA.
6. Applicazione e potopolimerizzazione preliminare di Gum
 Opaque (GO)
    Applicare due strati sottili di Gum Opaque (GO) sulla parte di
 gengiva della struttura in metallo. Fotopolimerizzare
 temporaneamente ciascuno strato per 1 minuto utilizzando 
 GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota : 
 1)  Per la fotopolimerizzazione dei materiali Gum consultare il
  grafico dei tempi di irraggiamento e delle profondità di 
  polimerizzazione riportato di seguito.
 2) Per la regolazione del colore, applicare Gum Opaque Modifier
  (GOM51) sullo strato fotopolimerizzato di Gum  Opaque.    
  Fotopolimerizzare per 1 minuto utilizzando GC LABOLIGHT
  LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I non può essere utilizzato per    
  fotopolimerizzare Gum Opaque o Gum Opaque Modifier.  
7.  Applicazione, polimerizzazione preliminare e polimerizzazione
 finale del materiale Gum (G)
 Applicare il materiale Gum (G).  Fotopolimerizzare 
 temporaneamente per 30 secondi utilizzando GC LABOLIGHT
 LV-III oppure per 10 secondi usando GC STEPLIGHT SL-I.    
 Eseguire la fotopolimerizzazione finale per 3 minuti utilizzando 
 GC LABOLIGHT LV-III.
    Nota :
 1)  Se l'applicazione del materiale per gengive ha una profondità di   
  polimerizzazione superiore a quella indicata nel grafico,    
  applicare il materiale in diversi strati e fotopolimerizzare    
  ciascuno strato (con GC LABOLIGHT LV-III).
 2) In caso di ricostruzioni estese, applicare in sezioni su ciascun   
  lato del dente ed eseguire la fotopolimerizzazione finale di    
  ciascuna sezione per minimizzare la contrazione dovuta alla   
  polimerizzazione.
 3) Applicare Gum Modifier (GM) oppure Gum Translucent (GT)
  secondo necessità.
 4) Se si vogliono riprodurre i vasi sanguigni nell'area gengivale,   
  incorporare Gum Fiber (GF71) nel materiale traslucido Gum   
  Modifier (GM30) o materiale di altro colore, miscelare, applicare
  e fotopolimerizzare.  
 5) Quando si usa Gum Fiber, ricoprire con Gum Translucent,
  fotopolimerizzare e lucidare.
8. Eliminazione dello strato inibito dall'aria e modellazione della forma 
 Eliminare lo strato inibito dall'aria e regolare il contorno utilizzando
 una fresa con punta di tungsteno, di diamante, oppure di
 carborundum.
9. Rifinitura 
 Lasciare un margine più spesso del necessario e rifinire    
 gradualmente utilizzando una punta in gomma o silicone.
10.Levigatura e lucidatura
 Levigare e lucidare nel modo consueto per completare la
 ricostruzione della gengiva.

 

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e lontano dalla luce solare diretta.
(Durata utile : 2 anni dalla data di produzione)

COLORI E CONFEZIONI (GRADIA gum shades)
1.  Confezione iniziale
 Siringa da 2,4mL di soluzione - Gum Opaque (GO11)    1
 Siringa da 2,4mL di soluzione - Gum Opaque (GO13 )   1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G21)  1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G22)  1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G23) 1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G24)  1
 Siringa da 2,4mL di gel        - Gum Translucent (GT41)   1
 Tavoletta usa e getta 5
 Coperchio fotoprotettivo 1
 Blocchetto di miscelazione N 22  1
 Pennello N 7 1
 Kit scala colori 1
 Tabella colori 1
2. Confezioni di ricambi
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 o GO13)
         Siringa da 2,4mL di soluzione 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Siringa da 2,4mL di soluzione
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 o G24)
        Siringa da 2,9mL di pasta
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 o
  GM36)
       Siringa da 2,4mL di gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Siringa da 2,4mL di gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Flacone da 0,4g di fibre

AVVERTENZE
1.  In caso di contatto con i tessuti orali o la cute, eliminare    
 immediatamente il prodotto con una spugna o del cotone
 imbevuto d'alcol e sciacquare con acqua.
2. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con
 acqua e consultare un medico.
3. Evitare che il materiale venga ingerito.
4. Se il materiale viene conservato in frigorifero, estrarlo dal
 frigorifero e lasciarlo a temperatura ambiente per almeno 30 minuti
 prima dell'uso. 
5. Una volta estratto il materiale, utilizzarlo appena possibile.
 Accertarsi di togliere l'eventuale materiale residuo dalla punta della
 siringa e riapplicare il cappuccio immediatamente dopo l'uso. 
6. Non mischiare con altri materiali.
7.  In fase di fotopolimerizzazione, attenersi ai tempi di
 irraggiamento descritti nella tabella precedentemente riportata.   
 Non utilizzare lampade ultraviolette o fotopolimerizzaatori a luce
 visibile che possono irradiare luce ultravioletta.
8. Durante la fotopolimerizzazione del materiale, evitare di
 guardare direttamente la lampada.
9. Durante la regolazione o la lucidatura della resina composita,
 utilizzare un aspiratore di polveri e indossare l'apposita mascherina
 per evitare di inalare la polvere.  
10. Dopo l'uso, il pennello può essere pulito con alcool.

Ultima revisione : 08/2012
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SISTEMA FOTOPOLIMERIZABLE DE COMPOSITE PARA LA 
REPRODUCCIÓN DEL TEJIDO GINGIVAL

Sólo para uso dental profesional y con las recomendaciones indicadas.

INDICACIONES
Elaboración del tejido gingival para restauraciones de coronas, 
supraestructuras de implantes y estructuras de metal removibles.

CONTRAINDICACIONES
En algunos casos puede causar sensibilidad a algunas personas. En 
este caso, dejar de usarlo, y consultar al médico.

INSTRUCCIONES DE USO
Para los siguientes pasos (No.1-5) seguir las instruciones de uso de GC 
GRADIA.
1. La elaboración de la estructura de metal
 1) Encerar la estructura de metal de la manera usual.
 2) Modelar de la manera usual.
 3) Usar una fresa de carburo, ajustando el modelo de la manera usual.
2. El tratamiento de la estructura de metal
 1) Tratar con chorro de arena el área de retención, usando 50 a 110
  micras de óxido de aluminio.
 2) Limpiar con aire seco, sin aceite.
3. La aplicación del GC METALPRIMER II
 Aplicar una o dos capas finas del GC METALPRIMER II en el
 área de retención.
 Nota :
 Después de haber aplicado el GC METALPRIMER II, comenzar
 inmediatamente con la aplicación del GC GRADIA OPAQUE, evitando
 así, la contaminación del área de retención.
4. La aplicación y polimerización del GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Aplicar el GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE en el área de   
 retención para cubrir el color del metal. Fotopolimerizar durante un
 minuto, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para la polimerización del
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. La elaboración de la corona veneer
 Aplicar el GC GRADIA composite y fotopolimerizar según las
 instrucciones de uso.
6. La aplicación y polimerización del Gum Opaque (GO)
 Aplicar dos capas finas de Gum Opaque (GO) en la parte gingival de
 la estructura de metal. Fotopolimerizar temporalmente cada una de
 las capas durante 1 minuto, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 1) Para fotopolimerizar el material GUM, observar el siguiente cuadro
  sobre tiempo de irradiación e intensidad de polimerización.
 2) Para el ajuste del color, aplicar Gum Opaque Modifier (GOM51) al
  GUM Opaque fotopolimerizado. Polimerizar durante 1 minuto,
  usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los
  Gum Opaque y Gum Opaque Modifier.
7. La aplicación, pre-polimerización y polimerización final del material
 Gum (G) 
 Aplicar el material Gum (G). Fotopolimerizar temporalmente durante
 30 segundos usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III o por 10
 segundos, usando GC STEPLIGHT SL-I. Efectuar la polimerización
 final durante 3 minutos, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 1) Si la aplicación del material gingival excede el grosor que se indica
  en el cuadro de abajo, aplicar en capas y fotopolimerizar
  respectivamente (en GC LABOLIGHT LV-III).
 2) En caso de restauraciones extensas aplicar en secciones en cada
  lado del diente y proseguir con la polimerización final
  respectivamente, para así disminuir la contracción durante la   
  polimerización.
 3) Aplicar lo que se necesite de Gum Modifier (GM) o Gum   
  Translucent (GT).
 4) Si se desea, reproducir canales en el área gingival, incorporar
  Gum Fiber (GF71) en la Gum Modifier (Gum 30) Translucent o
  material de otro tono, mezclar, aplicar y fotopolimerizar.
 5) Cuando se use Gum Fiber, cubrirla con Gum Translucent.
  Fotopolimerizar y pulir. 
8.Eliminar la capa de aire inhibido y ajustar la forma
 Quitar la capa de aire inhibido y ajustar los contornos, usando una
 fresa de carbudo, una punta diamantada o una punta de carborundo.
9. Acabado
 Dejar el márgen más grueso de lo que se desea y terminar
 progresivamente usando una punta de goma o de silicona.
10.Pulido y brillo
 Pulir de la manera habitual para finalizar la restauración gingival.

 

ALMACENAJE 
Almacenarlo en un lugar fresco y lejos de los rayos directos del sol.
(Fecha de caducidad : 2 años después de su fabricación)

COLORES Y ENVASE (GRADIA gum shades)
1. Set básico
 Jeringa de 2,4mL solución - Gum Opaque (GC11)  1
 Jeringa de 2,4mL solución - Gum Opaque (GO13)  1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G21)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G22)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G23)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G24)    1
 Jeringa de 2,4mL gel - Gum Translucent (GT41)   1
 Espátula disponible      5
 Protectores de luz       1
 Bloc de mezcla No, 22      1
 Cepillo No, 7      1
 Guía de tonalidades      1
 Escala de colores      1
2. Reposiciones
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 o GO 13)
  Jeringa de 2,4mL solución
 b. Gum Opaque Modifier  (GOM51)
  Jeringa de 2,4mL solución
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 o G24)
  Jeringa de 2,9mL pasta
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 o GM36)
  Jeringa de 2,4mL gel
 e. Gum Translucent (GT41)
  Jeringa de 2,4mL gel
 f. Gum Fiber (GF71)
  Tarro 0,4gr. fibra.

PRECAUCIÓN
1. En caso de contacto con el tejido oral o con la piel, limpiar
 inmediatamente con una esponja o algodón, humedecido en alcohol.
 Lavar con agua.
2. En caso de contacto o que entre en los ojos, lavar con agua
 inmediatamente y consultar al médico.
3. Poner atención de no ingerir el material.
4. Si el material está almacenado en el frigorífico, sacarlo y antes de
 usarlo, mantenerlo a temperatura ambiental por lo menos durante
 30 minutos.
5.Usar el material inmediatamente después de haberlo sacado.
 Asegurarse de haber quitado todo el material restante de la punta
 de la jeringa y colocar la tapa inmediatamente después de usarse.
6.No mezclarlo con otros materiales.
7. Cuando se efectúa la polimerización del material, hay que
 asegurarse de seguir las indicaciones descritas en el cuadro de   
 tiempo de irradiación, arriba descrito. No usar rayos de luces
 ultravioletas o unidades de polimerización visibles, que puedan   
 emitir rayos de luz ultravioleta.  
8. Cuando se está polimerizando el material, no se debe mirar
 directamente la luz.
9. Cuando se ajusta o se pule la resina de composite, hay que usar un
 colector de polvo y usar una mascarilla para evitar inhalar el polvo.
10.Hay que limpiar el cepillo con alcohol después de usarlo.

Última revisión: 08/2012
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Lichthärtegerät  Vorhärtung     
GC LABOLIGHT LV- III, II       1 Min. 
Halogen / G-Light     20 Sek.

Belichtungszeit für Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

BEMERKUNG :
1) Das GC STEPLIGHT SL-I kann nicht zur Endhärtung verwendet werden.
2) Bei Benutzung eines Handlichthärtungsgerätes* bitte von allen Seiten
 belichten, um eine vollständige Polymerisation sicherzustellen.

Belichtungszeit für Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Lichthärtungsgerät  Vorhärtung  Aushärtung 
GC LABOLIGHT LV- III, II       30 Sek.         3 Min. 
GC STEPLIGHT SL- I       10 Sek.    
Halogen / G-Light       20 Sek.       1 Min.
Bemerkung :
1) Die GC STEPLIGHT SL-I kann nicht zur Endpolimerisation benützt werden. 
2)  Bei Benutzung eines Handlichthärtungsgerätes* bitte von allen Seiten
 belichten, um eine vollständige Polymerisation sicherzustellen.

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Belichtungszeit

0,2 mm 
0,2 mm 

Farbton
Vorhärtung.
 (30 Sek.) 

Vorhärtung.
(1 Min.)

Aushärtung.
(3 Min.)

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

Härtungstiefe (bei Gebrauch von GC LABOLIGHT LV- III)

Bemerkung :
Die Härtungstiefe für transluzente Farbtöne G20 und GM30 sind 
entsprechend der von Gum Translucent.

Note :
Les profondeurs de polymérisation du transparent Gum (G20) et Gum Modifier 
(GM30) sont équivalentes à celles du Gum Translucent.

 Temps d'insolation

0,2 mm 
0,2 mm 

Teintes

Pré-
Polymérisation 

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

     (30 sec)

Pré-
Polymérisation

   (1 min.)

Polymérisation
Finale
 (3 min.)

GC LABOLIGHT LV-III, II   30 sec.              3 min.
GC STEPLIGHT SL-I  10 sec.
Halogen / G-Light   20 sec.  1 min.

Type d'activateur lumineux  Prépolymérisation
GC LABOLIGHT LV- III, II          1 min.
Halogen / G-Light          20 sec.

Temps d'irradiation lumineuse pour Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Note :
1)  La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour polymériser les
 matériaux présentés ci-dessus.
2)  Lorsque l'on utilise un activateur lumineux de type pistolet*, irradier le
 matériau dans toutes les directions pour obtenir une polymérisation complète.

Note  :
1)  La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour la polymérisation finale
 des matériaux présentés ci-dessus.
2)  Lorsque l'on utilise un activateur lumineux de type pistolet*, irradier le matériau
 dans toutes les directions pour obtenir une polymérisation complète.

Temps d'irradiation lumineuse pour Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

Profondeur de polymérisation (Avec le GC LABOLIGHT LV- III)

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Type d'activateur  lumineux    Prépolymérisation  Polymérisation finale

GC LABOLIGHT LV- III, II          1 min.
Halogen / G-Light          20 sec.
Note :
1) Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per fotopolimerizzare i materiali
 sopra indicati.
2)  Quando si usa un fotopolimerizzatore manuale*, applicare la luce in tutte le
 direzioni per ottenere una polimerizzazione completa.

Tempi di irraggiamento per Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Note :
Le profondità di polimerizzazione per il materiale traslucido Gum (G20) e Gum 
Modifier (GM30) sono equivalenti a quelle di Gum Translucent.

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Tempo 
di irraggiamento

0,2 mm 
0,2 mm 

Colori

Polimerizzazione 
preliminare
       (30 sec.)

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

Polimerizzazione 
preliminare
        (1 min.)

Profondità di polimerizzazione (con GC LABOLIGHT LV-III)

Aparato de polimerización

GC LABOLIGHT LV -III, II
Halógena / G-Light    20 seg.

Pre-polimerización

  1 min. 

Tiempo de irradiación del Gum Opaque ; Gum Opaque Modifier

Nota :
1) GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los materiales
 arriba mencionados.
2)  Cuando se usa una unidad de polimerización de mano*, aplicar la
 polimerización en todas las direcciones para completar la polimerización.

GCLABOLIGHT LV-III, II  
GC STEPLLICHT SL-I  
Halógena / G-Light   

Pre-polimerización Polimerización final

     30 seg.    3 min.
     10 seg.

Aparato de polimerización

20 seg. 1 min.

Tiempo de irriación del Gum; Gum Modifier ; Gum Translucent

Nota :
1) GC SEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los materiales arriba
 mencionados.
2)  Cuando se usa una unidad de polimerización de mano*, aplicar la polimerización
 en todas las direcciones por completar la polimerización

Gum Opaque
Gum Opaque Modifier
Gum
Gum Modifier
Gum Translucent 

0,2 mm 
0,2 mm 

Colores      (30 seg.)

Pre-
polimerización

Pre-
polimerización

Polimerización
final

1,1 mm
0,8 mm
3,0 mm

2,5 mm
1,5 mm
5,0 mm

  (1 min.)    (3 min.)

Tiempo de irradiación

Nota :
La intensidad de la polimerización para los translúcidos Gum (G20) y 
Gum Modifier (GM30) son equivalentes a los del Gum Translucent.

Intensidad de Polimerización (usando GC LABOLIGHT LV-III)

GC LABOLIGHT LV-III, II             30 sec.              3 min.
GC STEPLIGHT SL-I            10 sec.
Halogen / G-Light             20 sec.           1 min.

Note :
1)  Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per  fotopolimerizzare i materiali
 sopra indicati.
2)  Quando si usa un fotopolimerizzatore manuale*, applicare la luce in tutte le
 direzioni per ottenere una polimerizzazione completa.

Tempi di irraggiamento per Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

Fotopolimerizzatore Polimerizzazione 
preliminare

Polimerizzazione 
finale

Polimerizzazione 
preliminareFotopolimerizzatore  

Polimerizzazione
finale
       (3 min.)
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LIGHT-CURED GUM SHADE COMPOSITE SYSTEM

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
Reproduction of gum tissue for crown restorations, such as implant 
superstructures and removable metal frames.

CONTRAINDICATIONS
In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. If 
such reactions are experienced, discontinue use of the product and 
refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE
For the following steps (No.1-5) of the procedure, refer to GC GRADIA 
instructions for use.
1.  Production of Metal Framework
 1)  Wax up framework in usual manner.
 2)  Cast in usual manner.
 3)  Using a carbide bur, adjust casting in usual manner.
2. Treatment of Metal Framework
 1)  Sandblast retention area using 50 to 110 micron aluminum oxide.
 2) Clean with dry, oil-free air.
3. Application of GC METALPRIMER II
 Apply one or two thin coats of GC METALPRIMER II to the retention
 area.
   Note : 
 After application of the GC METALPRIMER II, immediately start to
 apply GC GRADIA OPAQUE to avoid contamination of the retention
 area.
4. Application and Light curing of GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
   Apply a layer of GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE to the
 retention area to mask the metal colour. Light cure for 1 minute 
 using the GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing GC
 GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Build-up of veneer crown
   Apply GC GRADIA composite and light cure according to GC
 GRADIA instructions for use.
6. Application and Pre-light curing of Gum Opaque (GO)
    Apply two thin layers of Gum Opaque (GO) to the gum part of the
 metal framework. Temporarily light cure each layer for 1 minute
 using the GC LABOLIGHT LV-III.
 Note : 
 1) For light curing refer to the following chart of Irradiation time and
  Depth of cure.
    2) For colour adjustment, apply Gum Opaque Modifier (GOM51) to
  the light cured Gum Opaque. Light cure for 1 minute using the GC
  LABOLIGHT LV-III.
 3) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing 
  Gum Opaque and Gum Opaque Modifier.  
7.  Application, Pre-curing and Final curing of Gum (G)
   Apply Gum (G). Temporarily light cure for 30 seconds using the
 GC LABOLIGHT LV-III or for 10 seconds using the GC STEPLIGHT
 SL-I. Finally light cure for 3 minutes using the GC LABOLIGHT LV-III.
   Note :
 1) If gum application exceeds the depth of cure mentioned in the
  chart, apply in layers and light cure respectively (in the GC
  LABOLIGHT LV-III).
 2)  In case of long span restorations, apply in sections to each side of
  one tooth and carry out final cure respectively in order to minimise
  curing shrinkage.
 3) Apply Gum Modifier (GM) or Gum Translucent (GT)
  as necessary.
 4) If it is desired to reproduce blood vessels in the gum area,
  incorporate Gum Fiber (GF71) in translucent Gum Modifier (GM30)
  or material of another shade, mix, apply and light cure.  
 5) When using Gum Fiber, cover with Gum Translucent. Light cure
  and polish.
8. Removal of air inhibited layer and Shape adjustment 
    Remove air inhibited layer and adjust contour using a carbide bur,
 diamond point or carborundum point.
9. Finish
   Leave the margin thicker than desired and progressively finish using
 a rubber point or silicone point.
10. Polish and Buff
   Polish and buff in usual manner to complete the gum restoration.

STORAGE
Store in a cool place away from direct sunlight.
(Shelf life : 2 years from date of manufacture)

SHADES & PACKAGES (GRADIA gum shades)
1.  Starter Package
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO11)   1
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO13)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G21)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G22)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G23)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G24)   1
 Syringe of 2.4mL gel         - Gum Translucent (GT41)    1
 Disposable palette     5
 Light protective cover    1
 Mixing pad No. 22    1
 Brush No. 7     1
 Shade guide kit   1
 Color chart  1
2. Refill Packages
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Syringe of 2.4mL solution 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Syringe of 2.4mL solution
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
       Syringe of 2.9mL paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or
  GM36)
       Syringe of 2.4mL gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Syringe of 2.4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Bottle of 0.4g fibers

CAUTION
1.  In case of contact with oral tissues or skin, remove immediately with
 a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
 medical attention.
3. Take care to avoid ingestion of the material.
4. If material is stored in a refrigerator, remove from refrigerator and
 leave to stand at room temperature for at least 30 minutes before
 use. 
5. After dispensing material, use as quickly as possible. Be sure to
 remove any residual material from the tip of the syringe and   
 replace cap immediately after use. 
6. Do not mix with other materials.
7.  When light curing material, be sure to follow the irradiation time
 described in the above- mentioned chart. Do not use ultraviolet
 lights or visible light curing devices that can radiate ultraviolet light.
8. When light curing material, do not look directly into the light.
9. When adjusting or polishing composite resin, use a dust collector and
 wear a dust mask to avoid inhaling dust.  
10. The brush can be cleaned with alcohol after use.

Last revised : 08/2012

Light curing device  Pre-cure     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogen / G-Light  20 sec.    

Irradiation time for Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Irradiation time for Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Light curing device  Pre-cure  Final cure 
GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    
Halogen / G-Light    20 sec.          1 min. 

Depth of cure (using the GC Labolight LV- III)

Irradiation time

 0.2 mm 

Shades
Pre-cure
(30 sec.)

Pre-cure
 (1 min.)

Final cure
(3 min.)

Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Note : 
1) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used to light cure the above materials.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions
 for complete polymerization.

Note :
1) The GC STEPLIGHT SL- I cannot be used for final curing.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions for
 complete polymerization.

Note :
The depths of cure for translucent Gum (G20) and Gum Modifier
(GM30) are equivalent to that of Gum Translucent.
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ENPrior to use, carefully read 
the instructions for use. DEVor der Benutzung bitte die 

Gebrauchsanweisung gründlich lesen. ITLeggere attentamente le 
istruzioni prima dell'uso.FRAvant toute utilisation, lire 

attentivement les instructions d’emploi. ESAntes de usar, lea detalladamente 
las instrucciones de uso.

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
Reproduction of gum tissue for crown restorations, such as implant 
superstructures and removable metal frames.

CONTRAINDICATIONS
In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. If 
such reactions are experienced, discontinue use of the product and 
refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE
For the following steps (No.1-5) of the procedure, refer to GC GRADIA 
instructions for use.
1.  Production of Metal Framework
 1)  Wax up framework in usual manner.
 2)  Cast in usual manner.
 3)  Using a carbide bur, adjust casting in usual manner.
2. Treatment of Metal Framework
 1)  Sandblast retention area using 50 to 110 micron aluminum oxide.
 2) Clean with dry, oil-free air.
3. Application of GC METALPRIMER II
 Apply one or two thin coats of GC METALPRIMER II to the retention
 area.
   Note : 
 After application of the GC METALPRIMER II, immediately start to
 apply GC GRADIA OPAQUE to avoid contamination of the retention
 area.
4. Application and Light curing of GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
   Apply a layer of GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE to the
 retention area to mask the metal colour. Light cure for 1 minute 
 using the GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing GC
 GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Build-up of veneer crown
   Apply GC GRADIA composite and light cure according to GC
 GRADIA instructions for use.
6. Application and Pre-light curing of Gum Opaque (GO)
    Apply two thin layers of Gum Opaque (GO) to the gum part of the
 metal framework. Temporarily light cure each layer for 1 minute
 using the GC LABOLIGHT LV-III.
 Note : 
 1) For light curing refer to the following chart of Irradiation time and
  Depth of cure.
    2) For colour adjustment, apply Gum Opaque Modifier (GOM51) to
  the light cured Gum Opaque. Light cure for 1 minute using the GC
  LABOLIGHT LV-III.
 3) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing 
  Gum Opaque and Gum Opaque Modifier.  
7.  Application, Pre-curing and Final curing of Gum (G)
   Apply Gum (G). Temporarily light cure for 30 seconds using the
 GC LABOLIGHT LV-III or for 10 seconds using the GC STEPLIGHT
 SL-I. Finally light cure for 3 minutes using the GC LABOLIGHT LV-III.
   Note :
 1) If gum application exceeds the depth of cure mentioned in the
  chart, apply in layers and light cure respectively (in the GC
  LABOLIGHT LV-III).
 2)  In case of long span restorations, apply in sections to each side of
  one tooth and carry out final cure respectively in order to minimise
  curing shrinkage.
 3) Apply Gum Modifier (GM) or Gum Translucent (GT)
  as necessary.
 4) If it is desired to reproduce blood vessels in the gum area,
  incorporate Gum Fiber (GF71) in translucent Gum Modifier (GM30)
  or material of another shade, mix, apply and light cure.  
 5) When using Gum Fiber, cover with Gum Translucent. Light cure
  and polish.
8. Removal of air inhibited layer and Shape adjustment 
    Remove air inhibited layer and adjust contour using a carbide bur,
 diamond point or carborundum point.
9. Finish
   Leave the margin thicker than desired and progressively finish using
 a rubber point or silicone point.
10. Polish and Buff
   Polish and buff in usual manner to complete the gum restoration.

STORAGE
Store in a cool place away from direct sunlight.
(Shelf life : 2 years from date of manufacture)

SHADES & PACKAGES (GRADIA gum shades)
1.  Starter Package
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO11)   1
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO13)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G21)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G22)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G23)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G24)   1
 Syringe of 2.4mL gel         - Gum Translucent (GT41)    1
 Disposable palette     5
 Light protective cover    1
 Mixing pad No. 22    1
 Brush No. 7     1
 Shade guide kit   1
 Color chart  1
2. Refill Packages
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Syringe of 2.4mL solution 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Syringe of 2.4mL solution
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
       Syringe of 2.9mL paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or
  GM36)
       Syringe of 2.4mL gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Syringe of 2.4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Bottle of 0.4g fibers

CAUTION
1.  In case of contact with oral tissues or skin, remove immediately with
 a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
 medical attention.
3. Take care to avoid ingestion of the material.
4. If material is stored in a refrigerator, remove from refrigerator and
 leave to stand at room temperature for at least 30 minutes before
 use. 
5. After dispensing material, use as quickly as possible. Be sure to
 remove any residual material from the tip of the syringe and   
 replace cap immediately after use. 
6. Do not mix with other materials.
7.  When light curing material, be sure to follow the irradiation time
 described in the above- mentioned chart. Do not use ultraviolet
 lights or visible light curing devices that can radiate ultraviolet light.
8. When light curing material, do not look directly into the light.
9. When adjusting or polishing composite resin, use a dust collector and
 wear a dust mask to avoid inhaling dust.  
10. The brush can be cleaned with alcohol after use.
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Light curing device  Pre-cure     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogen / G-Light  20 sec.    

Irradiation time for Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Irradiation time for Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Light curing device  Pre-cure  Final cure 
GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    
Halogen / G-Light    20 sec.          1 min. 

Depth of cure (using the GC Labolight LV- III)

Irradiation time

 0.2 mm 

Shades
Pre-cure
(30 sec.)

Pre-cure
 (1 min.)

Final cure
(3 min.)

Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Note : 
1) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used to light cure the above materials.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions
 for complete polymerization.

Note :
1) The GC STEPLIGHT SL- I cannot be used for final curing.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions for
 complete polymerization.

Note :
The depths of cure for translucent Gum (G20) and Gum Modifier
(GM30) are equivalent to that of Gum Translucent.

LICHTHÄRTENDES ZAHNFLEISCHFARBENES 
KOMPOSITSYSTEM

Nur von zahntechnischem / zahnärztlichem Fachpersonal für die 
genannten Anwendungsgebiete zu verwenden.

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE
Reproduktion von Zahnfleisch, implantatgetragenen Suprastrukturen 
und herausnehmbarem Zahnersatz.

GEGENANZEIGEN
In seltenen Fällen kann es zu einer Überempfindlichkeit kommen. In 
diesem Fall muß das Produkt sofort aus dem Mund entfernt werden 
und anschließend ein Arzt aufgesucht werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG
Für die folgenden Schritte (Nr.1-5) bitte auch die Gebrauchsanweisung 
für GC GRADIA beachten.
1. Herstellung von herausnehmbarem Zahnersatz
 1)  Zunächste wie gewohnt aufwachsen.
 2) Daraufhin einen Abdruck erstellen.
 3) Mit einem Polierer den Abdruck entsprechend anpassen.
2. Behandlung des metallischen Trägers
 1)  Die Retention mit Aluminiumoxid 50 bis 110 Micron Korngröße
   sandstrahlen.
 2)  Anschließend mit trockener und ölfreier Druckluft reinigen.
3. Anwendung von GC METALPRIMER II
 Die Retentionsfläche mit einem oder zwei dünnen
 Überzügen von GC METALPRIMER II versehen.
 BEMERKUNG :
 Unmittelbar nach der Anwendung von GC METAL PRIMER II mit
 dem Auftrag von GC GRADIA OPAQUE beginnen, um eine
 zwischenzeitliche Verunreinigung der Retentionsfläche zu
 vermeiden.
4. Aufbringen und Lichthärten von GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Um die Retentionsfläche des Gerüstes abzudecken, wird eine
 Schicht GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE auf die
 Retentionsfläche aufgebracht und anschließend eine Minute lang mit
 dem GC LABOLIGHT LV-III gehärtet.
 Anm. :
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE kann nicht mit dem GC
 STEPLIGHT SL-I ausgehärtet werden.
5. Aufbau eines Veneers
   Die Schritte zur Herstellung eines Veneers inklusive der
 Lichthärtezeiten befinden sich in der Arbeitsanleitung für GC
 GRADIA.
6. Anwendung und Lichthärtung von Gum Opaque (GO)
    Es werden zwei dünne Schichten von Gum Opaque (GO) auf den
 Zahnfleischbereich des Gerüstes aufgebracht. Jede Schicht eine
 Minute
 lang mit dem GC LABOLIGHT LV-III provisorisch lichthärten.
 BEMERKUNG :
 1) Um Materialien zu härten, bitte die nachfolgende Tabelle für
  Belichtungszeit und Belichtungstiefe beachten.
 2) Für Farbabstimmungen Gum Opaque Modifie (GOM51) auf den
  ausgehärteten Gum Opaque auftragen. Dann 1 Minute im
  LABOLIGHT LV-III aushärten.
 3) Gum Opaque und Gum Opaque Modifier können nicht mit dem
  GC STEPLIGHT SL-I ausgehärtet werden. 
7.  Auftragen, Zwischenhärten und Endhärtung des Gum (G)
   Zunächst wird Gum (G) aufgetragen. Anschließend 30 Sekunden
 lang Lichthärten mit dem GC LABOLIGHT LV-III oder 10 Sekunden
 mit dem GC STEPLIGHT SL-I. Die abschließende Aushärtung
 erfolgt im GC LABOLIGHT LV-III.   
 BEMERKUNG :
 1)  Wenn die Schichtstärke des aufgetragenen Materials die in der
  Belichtungstabelle angegebene übersteigt, so muß in mehreren
  Schichten gearbeitet und jeweils zwischengehärtet werden. 
 2)  Bei großspannigen Restauration immer eine Seite eines
  Zahnes auftragen und zwischenhärten, um Schrumpfungen zu
  vermeiden.
 3)  Wenn es notwendig ist, kann Gum Modifier und Gum Translucent
  aufgetragen werden.
 4)  Wenn die Reproduktion von Blutgefäßen erwünscht ist, kann Gum
  Fiber (GF71) in transluzentem Gum Modifier (GM30) oder einem
  Material mit anderem Farbton aufgelegt werden. Gum Translucent
  darüber geben und dann aushärten.
8. Wiederherstellung der Inhibitionsschicht zur Formkorrektur 
    Die Oberfläche mit einem Diamanten abreiben, Modifier auftragen
 und dann wie gewohnt weiterarbeiten.
9. Finish
   Die Schichtung sollte etwas dicker als gewünscht geschichtet
 werden und dann mit einem Silikonpolierer die gewünschte Endform
 ausarbeiten.
10. Polieren
  Wie gewohnt polieren um die Restauration fertigzustellen.

LAGERUNG
An einem trockenen Ort, abseits von direkter Sonneneinstrahlung 
aufbewahren.
(Haltbarkeit : 2 Jahre ab Herstellungsdatum)

FARBEN UND HANDELSFORMEN (GRADIA gum shades)
1. Starterpacket
 Spritze mit 2,4mL Lösung  - Gum Opaque (GO11)   1
 Spritze mit 2,4mL Lösung  - Gum Opaque (GO13 )  1
 Spritze mit 2,9mL Paste    - Gum (G21)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste    - Gum (G22)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste   - Gum (G23)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste   - Gum (G24)  1
 Spritze mit 2,4mL Gel        - Gum Translucent (GT41)   1
 Einwegpalette     5
 Lichtschutzhülle    1
 Anmischpad No, 22    1
 Pinsel No, 7    1
 Farbschlüsselset    1
 Farbtafel     1
2. Nachfüllpackungen
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Spritze mit 2,4mL Lösung
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Spritze mit 2,4mL Lösung
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
        Spritze mit 2,9mL Paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or GM36)
        Spritze mit 2,4mL Gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Spritze mit 2,4mL Gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
        Flasche mit 0,4g fibers

ACHTUNG
1.  Bei Kontakt mit Haut oder Schleimhaut, sofort mit einem in Alkohol
 getränktem Tuch entfernen. Mit Wasser spülen. 
2.  Bei Augenkontakt, mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
3.  Nicht für die Nahrungsaufnahme geeignet.
4.  Wenn das Material in einem Kühlschrank aufbewahrt wird, sollte es ca. 30
 Minuten vor der Anwendung herausgenommen werden, damit es sich auf   
 Raumtemperatur erwärmen kann. 
5.  Material nach der Entnahme aus der Spritze sofort verwenden ;
 anschließend die Spitze säubern und sofort wieder verschließen. 
6.  Nicht mit anderen Materialien vermischen.
7.  Zur Lichthärtung unbedingt die in der Tabelle oben angegebenen Zeiten
 beachten. Keine UV-Lampe bzw. eine Lampe, welche sichtbares Licht und
 UV-Licht abgibt, verwenden.
8.  Beim Aushärten nicht direkt in das Licht sehen.
9.  Beim Korrigieren und Polieren des Materials unbedingt einen Staubazug
 sowie eine Staubschutzmaske verwenden! 
10. Die Staubabzug kann nach dem Gebrauch mit Alkohol gereinigt werden.

Zuletzt aktualisiert : 08/2012
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SYSTÈME COMPOSITE PHOTOPOLYMÉRISABLE POUR LA 
REPRODUCTION DE FAUSSE GENCIVE

Ne doit être utilisé que par un professionnel de l'Art dentaire, dans les 
indications recommandées.

INDICATIONS RECOMMANDEES
Reproduction du tissu gingival dans les restaurations coronaires telles 
que les supra-structures implantaires ou prothèses adjointes à châssis 
métallique.

CONTRE INDICATION
Dans de rares cas, le produit peut causer une réaction chez certaines 
personnes. Si un tel phénomène apparaît, arrêter l'emploi du produit et 
consulter un médecin.

MODE D'EMPLOI
Pour les étapes qui suivent (1 à 5) de la procédure, se référer au mode 
d'emploi de GC GRADIA.
1.  Fabrication du châssis métallique.
 1) Réaliser la construction en cire de façon habituelle.
 2) Couler de manière habituelle.
 3) Ajuster la coulée de façon usuelle avec une fraise au carbure.
2.  Traitement du châssis métallique.
 1) Sabler les zones de rétention à l'oxyde d'alumine à 50-110.
 2) Sécher à l'air sec, sans trace d'huile.
3.  Application du GC METALPRIMER II
 Appliquer une ou deux fines couches de GC METALPRIMER II
 sur les zones de rétention.
 Note :
 Après application de GC METALPRIMER II commencer
 immédiatement l'application de GC GRADIA OPAQUE afin d'éviter
 toute contamination de la surface de rétention.
4.  Application et photopolymérisation de GC GRADIA
 FOUNDATION OPAQUE
 Appliquer une couche de GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE
 sur la zone de rétention pour masquer la couleur du métal.
 Photopolymériser pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV-III.
 Note :
 La GC STEPLIGHT SL-I  ne peut pas être utilisée pour la
 photopolymérisation de GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5.  Montage de la couronne à facette.
 Appliquer le composite GC GRADIA et photopolymériser selon le
 mode d'emploi de GC GRADIA.
6.  Application et prépolymérisation de Gum Opaque (GO)
 Appliquer deux couches fines de Gum Opaque (GO) sur la partie
 gingivale du châssis métallique. Photopolymériser temporairement
 chaque couche pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 1) Pour photopolymériser les matériaux Gum de type gencive, se
  reporter aux tableaux de temps de polymérisation et de
  profondeur de polymérisation ci-après.
 2) Pour l'ajustage de la teinte, appliquer Gum Opaque Modifier
  (GOM 51) sur le Gum Opaque polymérisé. Photopolymériser
  pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV- III.
 3) La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour    
  polymériser Gum Opaque et Gum Opaque Modifier.
7.  Application, pré-polymérisation et polymérisation finale du
 matériau Gum (G)
 Appliquer le matériau Gum (G). Le photopolymériser
 temporairement pendant 30 secondes dans le GC LABOLIGHT
 LV- III ou pendant 10 secondes avec la GC STEPLIGHT SL-I.   
 Procéder à la photopolymérisation finale pendant 3 minutes dans
 le GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 1) Si l'application de matériau Gum dépasse l'épaisseur    
  polymérisable telle qu'indiquée dans le tableau, l'appliquer par   
  couches et les photopolymériser au fur et à mesure (dans le 
  GC LABOLIGHT LV- III).
 2) Dans le cas de restauration longue portée, appliquer par
  zones successive de part et d'autre de chaque dent et procéder   
  aux polymérisations successives afin de minimiser le retrait de   
  polymérisation.
 3) Appliquer le Gum Modifier (GM) ou le Gum Translucent (GT)
  autant que nécessaire.
 4) Si l'on souhaite reproduire les vaisseaux sanguins dans la    
  gencive incorporer du Gum Fiber (GF71) (veinules) dans le    
  Gum Modifier transparent (GM 30) ou un matériau d'une autre
  teinte, mélanger, appliquer et photopolymériser.
 5) Lorsque l'on utilise le matériau Gum Fiber recouvrir avec du  
  Gum Translucent, photopolymériser et polir.
8.  Elimination de la couche d'inhibition avec AIR BARRIER et ajustage
 de la forme.
 Eliminer la couche d'inhibition par l'oxygène et achever la finition
 en utilisant une fraise au carbure, diamantée, ou une pointe au   
 carborundum.
9.  Finition.
 Laisser l'épaisseur marginale souhaitée et finir progressivement en   
 utilisant une pointe montée caoutchouc ou siliconée.
10. Polissage et Brillantage.
 Polir et brillanter de manière traditionnelle pour terminer la
 restauration de gencive.

STOCKAGE
Conserver dans un endroit sec et frais à l'écart de la lumière du soleil.
(Durée d'utilisation = Deux ans à compter de la date de fabrication)

TEINTES et CONDITIONNEMENTS (GRADIA gum shades)
1. Kit de base : "STARTER PACKAGE"
 Seringue de 2,4mL de pâte fluide  - Gum Opaque (GO11)  1
 Seringue de 2,4mL de pâte fluide - Gum Opaque (GO13)   1
 Seringue de 2,9mL de pâte        - Gum (G21)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte          - Gum (G22)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte   - Gum (G23)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte   - Gum (G24)  1
 Seringue de 2,4mL gel    - Gum Translucent (GT41)  1
 Palette jetable    5
 Couvercle de protection contre la lumière 1
 Bloc de mélange N 22     1
 Pinceau N 7    1
 Kit teintier    1
 Palette de teintes   1
2. Recharges.
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 et GO13)
  Seringue de 2,4mL de pâte fluide
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
  Seringue de 2,4mL de pâte fluide
 c. Gum ( G20, G21, G22, G23, et G24)
  Seringue de 2,9mL de pâte
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 et
  GM36)
  Seringue de 2,4mL de gel
 e. Gum Translucent (GT41)
  Seringue de 2,4mL de gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
   Flacon de 0,4g de veinules

ATTENTION !
1. En cas de réaction avec la muqueuse orale ou la peau, retirer
 immédiatement le matériau avec une petite éponge ou un coton
 imbibé d'alcool. Rincer à l'eau.
2. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau
 et consulter un médecin.
3. Ne pas ingérer le matériau.
4. Si le matériau est conservé au réfrigérateur sortez le au moins
 30min avant utilisation à température ambiante.
5. Après prélèvement du matériau, utilisez-le aussi rapidement que   
 possible. S'assurer de l'élimination de tout résidu sur l'embout de la
 seringue et refermer après extrusion du matériau la capuchon
 immédiatement après l'emploi.
6. Ne pas mélanger avec d'autres matériaux.     
7. Lorsque l'on procède à la photopolymérisation du matériau,
 s'assurer du respect des valeurs données dans les tableaux ci-  
 dessus. Ne pas utiliser d'activateurs à ultra-violets ou d'activateur à
 lumière visible pouvant émettre des rayons ultra-violets.
8. Lors de la photopolymérisation, ne jamais regarder directement la
 lumière.
9. Lors de l'ajustage de la forme et du polissage d'une résine
 composite, utiliser une aspiration et porter un masque afin d'éviter
 toute inhalation de poussière.
10.Le pinceau peut-être nettoyé avec de l'alcool après usage.

Dernière mise à jour : 08/2012
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SISTEMA COMPOSITO FOTOPOLIMERIZZABILE PER LA 
RIPRODUZIONE DEI TESSUTI GENGIVALI

Per uso esclusivamente professionale nelle indicazioni raccomandate.

ISTRUZIONI RACCOMANDATE
Riproduzione del tessuto gengivale per ricostruzioni su corone quali 
sovrastrutture su impianti e protesi mobili in metallo.

CONTROINDICAZIONI
In rari casi il prodotto può causare sensibilizzazione in alcune persone. 
Se si verificano tali reazioni, interrompere l'uso del prodotto e 
consultare un medico.

ISTRUZIONI PER L'USO
Per i passaggi della procedura illustrati di seguito (N 1-5), consultare le 
istruzioni per l'uso di GC GRADIA.
1.  Realizzazione di strutture in metallo
 1)  Eseguire la ceratura diagnostica della struttura procedendo nel
  modo consueto.
 2) Realizzare il modello nel modo consueto.
 3) Utilizzando una fresa al tungsteno, regolare il modello nel modo   
 consueto.
2. Trattamento delle strutture in metallo
 1)  Sabbiare l'area di ritenzione utilizzando ossido di alluminio da
  50-110 micron.
 2) Pulire con aria asciutta e priva di olio.
3. Applicazione di GC METALPRIMER II
 Applicare uno o due strati sottili di GC METALPRIMER II sull'area
 di ritenzione.
 Nota : 
 Dopo aver applicato GC METALPRIMER II, iniziare
 immediatamente ad applicare GC GRADIA OPAQUE per evitare
 qualunque contaminazione dell'area di ritenzione.
4. Applicazione e fotopolimerizzazione di GC GRADIA
 FOUNDATION OPAQUE
 Applicare uno strato di GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE   
 sull'area di ritenzione in modo da mascherare il colore del metallo.
 Fotopolimerizzare per 1 minuto utilizzando GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
  Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per fotopolimerizzare
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Stratificazione delle corone veneer 
   Applicare il composito GC GRADIA e fotopolimerizzare come   
 indicato nelle istruzioni per l'uso di GC GRADIA.
6. Applicazione e potopolimerizzazione preliminare di Gum
 Opaque (GO)
    Applicare due strati sottili di Gum Opaque (GO) sulla parte di
 gengiva della struttura in metallo. Fotopolimerizzare
 temporaneamente ciascuno strato per 1 minuto utilizzando 
 GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota : 
 1)  Per la fotopolimerizzazione dei materiali Gum consultare il
  grafico dei tempi di irraggiamento e delle profondità di 
  polimerizzazione riportato di seguito.
 2) Per la regolazione del colore, applicare Gum Opaque Modifier
  (GOM51) sullo strato fotopolimerizzato di Gum  Opaque.    
  Fotopolimerizzare per 1 minuto utilizzando GC LABOLIGHT
  LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I non può essere utilizzato per    
  fotopolimerizzare Gum Opaque o Gum Opaque Modifier.  
7.  Applicazione, polimerizzazione preliminare e polimerizzazione
 finale del materiale Gum (G)
 Applicare il materiale Gum (G).  Fotopolimerizzare 
 temporaneamente per 30 secondi utilizzando GC LABOLIGHT
 LV-III oppure per 10 secondi usando GC STEPLIGHT SL-I.    
 Eseguire la fotopolimerizzazione finale per 3 minuti utilizzando 
 GC LABOLIGHT LV-III.
    Nota :
 1)  Se l'applicazione del materiale per gengive ha una profondità di   
  polimerizzazione superiore a quella indicata nel grafico,    
  applicare il materiale in diversi strati e fotopolimerizzare    
  ciascuno strato (con GC LABOLIGHT LV-III).
 2) In caso di ricostruzioni estese, applicare in sezioni su ciascun   
  lato del dente ed eseguire la fotopolimerizzazione finale di    
  ciascuna sezione per minimizzare la contrazione dovuta alla   
  polimerizzazione.
 3) Applicare Gum Modifier (GM) oppure Gum Translucent (GT)
  secondo necessità.
 4) Se si vogliono riprodurre i vasi sanguigni nell'area gengivale,   
  incorporare Gum Fiber (GF71) nel materiale traslucido Gum   
  Modifier (GM30) o materiale di altro colore, miscelare, applicare
  e fotopolimerizzare.  
 5) Quando si usa Gum Fiber, ricoprire con Gum Translucent,
  fotopolimerizzare e lucidare.
8. Eliminazione dello strato inibito dall'aria e modellazione della forma 
 Eliminare lo strato inibito dall'aria e regolare il contorno utilizzando
 una fresa con punta di tungsteno, di diamante, oppure di
 carborundum.
9. Rifinitura 
 Lasciare un margine più spesso del necessario e rifinire    
 gradualmente utilizzando una punta in gomma o silicone.
10.Levigatura e lucidatura
 Levigare e lucidare nel modo consueto per completare la
 ricostruzione della gengiva.

 

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e lontano dalla luce solare diretta.
(Durata utile : 2 anni dalla data di produzione)

COLORI E CONFEZIONI (GRADIA gum shades)
1.  Confezione iniziale
 Siringa da 2,4mL di soluzione - Gum Opaque (GO11)    1
 Siringa da 2,4mL di soluzione - Gum Opaque (GO13 )   1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G21)  1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G22)  1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G23) 1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G24)  1
 Siringa da 2,4mL di gel        - Gum Translucent (GT41)   1
 Tavoletta usa e getta 5
 Coperchio fotoprotettivo 1
 Blocchetto di miscelazione N 22  1
 Pennello N 7 1
 Kit scala colori 1
 Tabella colori 1
2. Confezioni di ricambi
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 o GO13)
         Siringa da 2,4mL di soluzione 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Siringa da 2,4mL di soluzione
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 o G24)
        Siringa da 2,9mL di pasta
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 o
  GM36)
       Siringa da 2,4mL di gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Siringa da 2,4mL di gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Flacone da 0,4g di fibre

AVVERTENZE
1.  In caso di contatto con i tessuti orali o la cute, eliminare    
 immediatamente il prodotto con una spugna o del cotone
 imbevuto d'alcol e sciacquare con acqua.
2. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con
 acqua e consultare un medico.
3. Evitare che il materiale venga ingerito.
4. Se il materiale viene conservato in frigorifero, estrarlo dal
 frigorifero e lasciarlo a temperatura ambiente per almeno 30 minuti
 prima dell'uso. 
5. Una volta estratto il materiale, utilizzarlo appena possibile.
 Accertarsi di togliere l'eventuale materiale residuo dalla punta della
 siringa e riapplicare il cappuccio immediatamente dopo l'uso. 
6. Non mischiare con altri materiali.
7.  In fase di fotopolimerizzazione, attenersi ai tempi di
 irraggiamento descritti nella tabella precedentemente riportata.   
 Non utilizzare lampade ultraviolette o fotopolimerizzaatori a luce
 visibile che possono irradiare luce ultravioletta.
8. Durante la fotopolimerizzazione del materiale, evitare di
 guardare direttamente la lampada.
9. Durante la regolazione o la lucidatura della resina composita,
 utilizzare un aspiratore di polveri e indossare l'apposita mascherina
 per evitare di inalare la polvere.  
10. Dopo l'uso, il pennello può essere pulito con alcool.

Ultima revisione : 08/2012
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SISTEMA FOTOPOLIMERIZABLE DE COMPOSITE PARA LA 
REPRODUCCIÓN DEL TEJIDO GINGIVAL

Sólo para uso dental profesional y con las recomendaciones indicadas.

INDICACIONES
Elaboración del tejido gingival para restauraciones de coronas, 
supraestructuras de implantes y estructuras de metal removibles.

CONTRAINDICACIONES
En algunos casos puede causar sensibilidad a algunas personas. En 
este caso, dejar de usarlo, y consultar al médico.

INSTRUCCIONES DE USO
Para los siguientes pasos (No.1-5) seguir las instruciones de uso de GC 
GRADIA.
1. La elaboración de la estructura de metal
 1) Encerar la estructura de metal de la manera usual.
 2) Modelar de la manera usual.
 3) Usar una fresa de carburo, ajustando el modelo de la manera usual.
2. El tratamiento de la estructura de metal
 1) Tratar con chorro de arena el área de retención, usando 50 a 110
  micras de óxido de aluminio.
 2) Limpiar con aire seco, sin aceite.
3. La aplicación del GC METALPRIMER II
 Aplicar una o dos capas finas del GC METALPRIMER II en el
 área de retención.
 Nota :
 Después de haber aplicado el GC METALPRIMER II, comenzar
 inmediatamente con la aplicación del GC GRADIA OPAQUE, evitando
 así, la contaminación del área de retención.
4. La aplicación y polimerización del GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Aplicar el GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE en el área de   
 retención para cubrir el color del metal. Fotopolimerizar durante un
 minuto, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para la polimerización del
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. La elaboración de la corona veneer
 Aplicar el GC GRADIA composite y fotopolimerizar según las
 instrucciones de uso.
6. La aplicación y polimerización del Gum Opaque (GO)
 Aplicar dos capas finas de Gum Opaque (GO) en la parte gingival de
 la estructura de metal. Fotopolimerizar temporalmente cada una de
 las capas durante 1 minuto, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 1) Para fotopolimerizar el material GUM, observar el siguiente cuadro
  sobre tiempo de irradiación e intensidad de polimerización.
 2) Para el ajuste del color, aplicar Gum Opaque Modifier (GOM51) al
  GUM Opaque fotopolimerizado. Polimerizar durante 1 minuto,
  usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los
  Gum Opaque y Gum Opaque Modifier.
7. La aplicación, pre-polimerización y polimerización final del material
 Gum (G) 
 Aplicar el material Gum (G). Fotopolimerizar temporalmente durante
 30 segundos usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III o por 10
 segundos, usando GC STEPLIGHT SL-I. Efectuar la polimerización
 final durante 3 minutos, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 1) Si la aplicación del material gingival excede el grosor que se indica
  en el cuadro de abajo, aplicar en capas y fotopolimerizar
  respectivamente (en GC LABOLIGHT LV-III).
 2) En caso de restauraciones extensas aplicar en secciones en cada
  lado del diente y proseguir con la polimerización final
  respectivamente, para así disminuir la contracción durante la   
  polimerización.
 3) Aplicar lo que se necesite de Gum Modifier (GM) o Gum   
  Translucent (GT).
 4) Si se desea, reproducir canales en el área gingival, incorporar
  Gum Fiber (GF71) en la Gum Modifier (Gum 30) Translucent o
  material de otro tono, mezclar, aplicar y fotopolimerizar.
 5) Cuando se use Gum Fiber, cubrirla con Gum Translucent.
  Fotopolimerizar y pulir. 
8.Eliminar la capa de aire inhibido y ajustar la forma
 Quitar la capa de aire inhibido y ajustar los contornos, usando una
 fresa de carbudo, una punta diamantada o una punta de carborundo.
9. Acabado
 Dejar el márgen más grueso de lo que se desea y terminar
 progresivamente usando una punta de goma o de silicona.
10.Pulido y brillo
 Pulir de la manera habitual para finalizar la restauración gingival.

 

ALMACENAJE 
Almacenarlo en un lugar fresco y lejos de los rayos directos del sol.
(Fecha de caducidad : 2 años después de su fabricación)

COLORES Y ENVASE (GRADIA gum shades)
1. Set básico
 Jeringa de 2,4mL solución - Gum Opaque (GC11)  1
 Jeringa de 2,4mL solución - Gum Opaque (GO13)  1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G21)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G22)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G23)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G24)    1
 Jeringa de 2,4mL gel - Gum Translucent (GT41)   1
 Espátula disponible      5
 Protectores de luz       1
 Bloc de mezcla No, 22      1
 Cepillo No, 7      1
 Guía de tonalidades      1
 Escala de colores      1
2. Reposiciones
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 o GO 13)
  Jeringa de 2,4mL solución
 b. Gum Opaque Modifier  (GOM51)
  Jeringa de 2,4mL solución
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 o G24)
  Jeringa de 2,9mL pasta
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 o GM36)
  Jeringa de 2,4mL gel
 e. Gum Translucent (GT41)
  Jeringa de 2,4mL gel
 f. Gum Fiber (GF71)
  Tarro 0,4gr. fibra.

PRECAUCIÓN
1. En caso de contacto con el tejido oral o con la piel, limpiar
 inmediatamente con una esponja o algodón, humedecido en alcohol.
 Lavar con agua.
2. En caso de contacto o que entre en los ojos, lavar con agua
 inmediatamente y consultar al médico.
3. Poner atención de no ingerir el material.
4. Si el material está almacenado en el frigorífico, sacarlo y antes de
 usarlo, mantenerlo a temperatura ambiental por lo menos durante
 30 minutos.
5.Usar el material inmediatamente después de haberlo sacado.
 Asegurarse de haber quitado todo el material restante de la punta
 de la jeringa y colocar la tapa inmediatamente después de usarse.
6.No mezclarlo con otros materiales.
7. Cuando se efectúa la polimerización del material, hay que
 asegurarse de seguir las indicaciones descritas en el cuadro de   
 tiempo de irradiación, arriba descrito. No usar rayos de luces
 ultravioletas o unidades de polimerización visibles, que puedan   
 emitir rayos de luz ultravioleta.  
8. Cuando se está polimerizando el material, no se debe mirar
 directamente la luz.
9. Cuando se ajusta o se pule la resina de composite, hay que usar un
 colector de polvo y usar una mascarilla para evitar inhalar el polvo.
10.Hay que limpiar el cepillo con alcohol después de usarlo.

Última revisión: 08/2012
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Lichthärtegerät  Vorhärtung     
GC LABOLIGHT LV- III, II       1 Min. 
Halogen / G-Light     20 Sek.

Belichtungszeit für Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

BEMERKUNG :
1) Das GC STEPLIGHT SL-I kann nicht zur Endhärtung verwendet werden.
2) Bei Benutzung eines Handlichthärtungsgerätes* bitte von allen Seiten
 belichten, um eine vollständige Polymerisation sicherzustellen.

Belichtungszeit für Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Lichthärtungsgerät  Vorhärtung  Aushärtung 
GC LABOLIGHT LV- III, II       30 Sek.         3 Min. 
GC STEPLIGHT SL- I       10 Sek.    
Halogen / G-Light       20 Sek.       1 Min.
Bemerkung :
1) Die GC STEPLIGHT SL-I kann nicht zur Endpolimerisation benützt werden. 
2)  Bei Benutzung eines Handlichthärtungsgerätes* bitte von allen Seiten
 belichten, um eine vollständige Polymerisation sicherzustellen.

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Belichtungszeit

0,2 mm 
0,2 mm 

Farbton
Vorhärtung.
 (30 Sek.) 

Vorhärtung.
(1 Min.)

Aushärtung.
(3 Min.)

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

Härtungstiefe (bei Gebrauch von GC LABOLIGHT LV- III)

Bemerkung :
Die Härtungstiefe für transluzente Farbtöne G20 und GM30 sind 
entsprechend der von Gum Translucent.

Note :
Les profondeurs de polymérisation du transparent Gum (G20) et Gum Modifier 
(GM30) sont équivalentes à celles du Gum Translucent.

 Temps d'insolation

0,2 mm 
0,2 mm 

Teintes

Pré-
Polymérisation 

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

     (30 sec)

Pré-
Polymérisation

   (1 min.)

Polymérisation
Finale
 (3 min.)

GC LABOLIGHT LV-III, II   30 sec.              3 min.
GC STEPLIGHT SL-I  10 sec.
Halogen / G-Light   20 sec.  1 min.

Type d'activateur lumineux  Prépolymérisation
GC LABOLIGHT LV- III, II          1 min.
Halogen / G-Light          20 sec.

Temps d'irradiation lumineuse pour Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Note :
1)  La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour polymériser les
 matériaux présentés ci-dessus.
2)  Lorsque l'on utilise un activateur lumineux de type pistolet*, irradier le
 matériau dans toutes les directions pour obtenir une polymérisation complète.

Note  :
1)  La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour la polymérisation finale
 des matériaux présentés ci-dessus.
2)  Lorsque l'on utilise un activateur lumineux de type pistolet*, irradier le matériau
 dans toutes les directions pour obtenir une polymérisation complète.

Temps d'irradiation lumineuse pour Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

Profondeur de polymérisation (Avec le GC LABOLIGHT LV- III)

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Type d'activateur  lumineux    Prépolymérisation  Polymérisation finale

GC LABOLIGHT LV- III, II          1 min.
Halogen / G-Light          20 sec.
Note :
1) Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per fotopolimerizzare i materiali
 sopra indicati.
2)  Quando si usa un fotopolimerizzatore manuale*, applicare la luce in tutte le
 direzioni per ottenere una polimerizzazione completa.

Tempi di irraggiamento per Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Note :
Le profondità di polimerizzazione per il materiale traslucido Gum (G20) e Gum 
Modifier (GM30) sono equivalenti a quelle di Gum Translucent.

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Tempo 
di irraggiamento

0,2 mm 
0,2 mm 

Colori

Polimerizzazione 
preliminare
       (30 sec.)

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

Polimerizzazione 
preliminare
        (1 min.)

Profondità di polimerizzazione (con GC LABOLIGHT LV-III)

Aparato de polimerización

GC LABOLIGHT LV -III, II
Halógena / G-Light    20 seg.

Pre-polimerización

  1 min. 

Tiempo de irradiación del Gum Opaque ; Gum Opaque Modifier

Nota :
1) GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los materiales
 arriba mencionados.
2)  Cuando se usa una unidad de polimerización de mano*, aplicar la
 polimerización en todas las direcciones para completar la polimerización.

GCLABOLIGHT LV-III, II  
GC STEPLLICHT SL-I  
Halógena / G-Light   

Pre-polimerización Polimerización final

     30 seg.    3 min.
     10 seg.

Aparato de polimerización

20 seg. 1 min.

Tiempo de irriación del Gum; Gum Modifier ; Gum Translucent

Nota :
1) GC SEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los materiales arriba
 mencionados.
2)  Cuando se usa una unidad de polimerización de mano*, aplicar la polimerización
 en todas las direcciones por completar la polimerización

Gum Opaque
Gum Opaque Modifier
Gum
Gum Modifier
Gum Translucent 

0,2 mm 
0,2 mm 

Colores      (30 seg.)

Pre-
polimerización

Pre-
polimerización

Polimerización
final

1,1 mm
0,8 mm
3,0 mm

2,5 mm
1,5 mm
5,0 mm

  (1 min.)    (3 min.)

Tiempo de irradiación

Nota :
La intensidad de la polimerización para los translúcidos Gum (G20) y 
Gum Modifier (GM30) son equivalentes a los del Gum Translucent.

Intensidad de Polimerización (usando GC LABOLIGHT LV-III)

GC LABOLIGHT LV-III, II             30 sec.              3 min.
GC STEPLIGHT SL-I            10 sec.
Halogen / G-Light             20 sec.           1 min.

Note :
1)  Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per  fotopolimerizzare i materiali
 sopra indicati.
2)  Quando si usa un fotopolimerizzatore manuale*, applicare la luce in tutte le
 direzioni per ottenere una polimerizzazione completa.

Tempi di irraggiamento per Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

Fotopolimerizzatore Polimerizzazione 
preliminare

Polimerizzazione 
finale

Polimerizzazione 
preliminareFotopolimerizzatore  

Polimerizzazione
finale
       (3 min.)
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LIGHT-CURED GUM SHADE COMPOSITE SYSTEM

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
Reproduction of gum tissue for crown restorations, such as implant 
superstructures and removable metal frames.

CONTRAINDICATIONS
In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. If 
such reactions are experienced, discontinue use of the product and 
refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE
For the following steps (No.1-5) of the procedure, refer to GC GRADIA 
instructions for use.
1.  Production of Metal Framework
 1)  Wax up framework in usual manner.
 2)  Cast in usual manner.
 3)  Using a carbide bur, adjust casting in usual manner.
2. Treatment of Metal Framework
 1)  Sandblast retention area using 50 to 110 micron aluminum oxide.
 2) Clean with dry, oil-free air.
3. Application of GC METALPRIMER II
 Apply one or two thin coats of GC METALPRIMER II to the retention
 area.
   Note : 
 After application of the GC METALPRIMER II, immediately start to
 apply GC GRADIA OPAQUE to avoid contamination of the retention
 area.
4. Application and Light curing of GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
   Apply a layer of GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE to the
 retention area to mask the metal colour. Light cure for 1 minute 
 using the GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing GC
 GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Build-up of veneer crown
   Apply GC GRADIA composite and light cure according to GC
 GRADIA instructions for use.
6. Application and Pre-light curing of Gum Opaque (GO)
    Apply two thin layers of Gum Opaque (GO) to the gum part of the
 metal framework. Temporarily light cure each layer for 1 minute
 using the GC LABOLIGHT LV-III.
 Note : 
 1) For light curing refer to the following chart of Irradiation time and
  Depth of cure.
    2) For colour adjustment, apply Gum Opaque Modifier (GOM51) to
  the light cured Gum Opaque. Light cure for 1 minute using the GC
  LABOLIGHT LV-III.
 3) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing 
  Gum Opaque and Gum Opaque Modifier.  
7.  Application, Pre-curing and Final curing of Gum (G)
   Apply Gum (G). Temporarily light cure for 30 seconds using the
 GC LABOLIGHT LV-III or for 10 seconds using the GC STEPLIGHT
 SL-I. Finally light cure for 3 minutes using the GC LABOLIGHT LV-III.
   Note :
 1) If gum application exceeds the depth of cure mentioned in the
  chart, apply in layers and light cure respectively (in the GC
  LABOLIGHT LV-III).
 2)  In case of long span restorations, apply in sections to each side of
  one tooth and carry out final cure respectively in order to minimise
  curing shrinkage.
 3) Apply Gum Modifier (GM) or Gum Translucent (GT)
  as necessary.
 4) If it is desired to reproduce blood vessels in the gum area,
  incorporate Gum Fiber (GF71) in translucent Gum Modifier (GM30)
  or material of another shade, mix, apply and light cure.  
 5) When using Gum Fiber, cover with Gum Translucent. Light cure
  and polish.
8. Removal of air inhibited layer and Shape adjustment 
    Remove air inhibited layer and adjust contour using a carbide bur,
 diamond point or carborundum point.
9. Finish
   Leave the margin thicker than desired and progressively finish using
 a rubber point or silicone point.
10. Polish and Buff
   Polish and buff in usual manner to complete the gum restoration.

STORAGE
Store in a cool place away from direct sunlight.
(Shelf life : 2 years from date of manufacture)

SHADES & PACKAGES (GRADIA gum shades)
1.  Starter Package
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO11)   1
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO13)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G21)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G22)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G23)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G24)   1
 Syringe of 2.4mL gel         - Gum Translucent (GT41)    1
 Disposable palette     5
 Light protective cover    1
 Mixing pad No. 22    1
 Brush No. 7     1
 Shade guide kit   1
 Color chart  1
2. Refill Packages
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Syringe of 2.4mL solution 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Syringe of 2.4mL solution
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
       Syringe of 2.9mL paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or
  GM36)
       Syringe of 2.4mL gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Syringe of 2.4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Bottle of 0.4g fibers

CAUTION
1.  In case of contact with oral tissues or skin, remove immediately with
 a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
 medical attention.
3. Take care to avoid ingestion of the material.
4. If material is stored in a refrigerator, remove from refrigerator and
 leave to stand at room temperature for at least 30 minutes before
 use. 
5. After dispensing material, use as quickly as possible. Be sure to
 remove any residual material from the tip of the syringe and   
 replace cap immediately after use. 
6. Do not mix with other materials.
7.  When light curing material, be sure to follow the irradiation time
 described in the above- mentioned chart. Do not use ultraviolet
 lights or visible light curing devices that can radiate ultraviolet light.
8. When light curing material, do not look directly into the light.
9. When adjusting or polishing composite resin, use a dust collector and
 wear a dust mask to avoid inhaling dust.  
10. The brush can be cleaned with alcohol after use.

Last revised : 08/2012

Light curing device  Pre-cure     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogen / G-Light  20 sec.    

Irradiation time for Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Irradiation time for Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Light curing device  Pre-cure  Final cure 
GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    
Halogen / G-Light    20 sec.          1 min. 

Depth of cure (using the GC Labolight LV- III)

Irradiation time

 0.2 mm 

Shades
Pre-cure
(30 sec.)

Pre-cure
 (1 min.)

Final cure
(3 min.)

Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Note : 
1) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used to light cure the above materials.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions
 for complete polymerization.

Note :
1) The GC STEPLIGHT SL- I cannot be used for final curing.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions for
 complete polymerization.

Note :
The depths of cure for translucent Gum (G20) and Gum Modifier
(GM30) are equivalent to that of Gum Translucent.
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GRADIA®

GRADIA®

ENPrior to use, carefully read 
the instructions for use. DEVor der Benutzung bitte die 

Gebrauchsanweisung gründlich lesen. ITLeggere attentamente le 
istruzioni prima dell'uso.FRAvant toute utilisation, lire 

attentivement les instructions d’emploi. ESAntes de usar, lea detalladamente 
las instrucciones de uso.

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
Reproduction of gum tissue for crown restorations, such as implant 
superstructures and removable metal frames.

CONTRAINDICATIONS
In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. If 
such reactions are experienced, discontinue use of the product and 
refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE
For the following steps (No.1-5) of the procedure, refer to GC GRADIA 
instructions for use.
1.  Production of Metal Framework
 1)  Wax up framework in usual manner.
 2)  Cast in usual manner.
 3)  Using a carbide bur, adjust casting in usual manner.
2. Treatment of Metal Framework
 1)  Sandblast retention area using 50 to 110 micron aluminum oxide.
 2) Clean with dry, oil-free air.
3. Application of GC METALPRIMER II
 Apply one or two thin coats of GC METALPRIMER II to the retention
 area.
   Note : 
 After application of the GC METALPRIMER II, immediately start to
 apply GC GRADIA OPAQUE to avoid contamination of the retention
 area.
4. Application and Light curing of GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
   Apply a layer of GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE to the
 retention area to mask the metal colour. Light cure for 1 minute 
 using the GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing GC
 GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Build-up of veneer crown
   Apply GC GRADIA composite and light cure according to GC
 GRADIA instructions for use.
6. Application and Pre-light curing of Gum Opaque (GO)
    Apply two thin layers of Gum Opaque (GO) to the gum part of the
 metal framework. Temporarily light cure each layer for 1 minute
 using the GC LABOLIGHT LV-III.
 Note : 
 1) For light curing refer to the following chart of Irradiation time and
  Depth of cure.
    2) For colour adjustment, apply Gum Opaque Modifier (GOM51) to
  the light cured Gum Opaque. Light cure for 1 minute using the GC
  LABOLIGHT LV-III.
 3) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing 
  Gum Opaque and Gum Opaque Modifier.  
7.  Application, Pre-curing and Final curing of Gum (G)
   Apply Gum (G). Temporarily light cure for 30 seconds using the
 GC LABOLIGHT LV-III or for 10 seconds using the GC STEPLIGHT
 SL-I. Finally light cure for 3 minutes using the GC LABOLIGHT LV-III.
   Note :
 1) If gum application exceeds the depth of cure mentioned in the
  chart, apply in layers and light cure respectively (in the GC
  LABOLIGHT LV-III).
 2)  In case of long span restorations, apply in sections to each side of
  one tooth and carry out final cure respectively in order to minimise
  curing shrinkage.
 3) Apply Gum Modifier (GM) or Gum Translucent (GT)
  as necessary.
 4) If it is desired to reproduce blood vessels in the gum area,
  incorporate Gum Fiber (GF71) in translucent Gum Modifier (GM30)
  or material of another shade, mix, apply and light cure.  
 5) When using Gum Fiber, cover with Gum Translucent. Light cure
  and polish.
8. Removal of air inhibited layer and Shape adjustment 
    Remove air inhibited layer and adjust contour using a carbide bur,
 diamond point or carborundum point.
9. Finish
   Leave the margin thicker than desired and progressively finish using
 a rubber point or silicone point.
10. Polish and Buff
   Polish and buff in usual manner to complete the gum restoration.

STORAGE
Store in a cool place away from direct sunlight.
(Shelf life : 2 years from date of manufacture)

SHADES & PACKAGES (GRADIA gum shades)
1.  Starter Package
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO11)   1
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO13)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G21)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G22)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G23)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G24)   1
 Syringe of 2.4mL gel         - Gum Translucent (GT41)    1
 Disposable palette     5
 Light protective cover    1
 Mixing pad No. 22    1
 Brush No. 7     1
 Shade guide kit   1
 Color chart  1
2. Refill Packages
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Syringe of 2.4mL solution 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Syringe of 2.4mL solution
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
       Syringe of 2.9mL paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or
  GM36)
       Syringe of 2.4mL gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Syringe of 2.4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Bottle of 0.4g fibers

CAUTION
1.  In case of contact with oral tissues or skin, remove immediately with
 a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
 medical attention.
3. Take care to avoid ingestion of the material.
4. If material is stored in a refrigerator, remove from refrigerator and
 leave to stand at room temperature for at least 30 minutes before
 use. 
5. After dispensing material, use as quickly as possible. Be sure to
 remove any residual material from the tip of the syringe and   
 replace cap immediately after use. 
6. Do not mix with other materials.
7.  When light curing material, be sure to follow the irradiation time
 described in the above- mentioned chart. Do not use ultraviolet
 lights or visible light curing devices that can radiate ultraviolet light.
8. When light curing material, do not look directly into the light.
9. When adjusting or polishing composite resin, use a dust collector and
 wear a dust mask to avoid inhaling dust.  
10. The brush can be cleaned with alcohol after use.
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Light curing device  Pre-cure     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogen / G-Light  20 sec.    

Irradiation time for Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Irradiation time for Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Light curing device  Pre-cure  Final cure 
GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    
Halogen / G-Light    20 sec.          1 min. 

Depth of cure (using the GC Labolight LV- III)

Irradiation time

 0.2 mm 

Shades
Pre-cure
(30 sec.)

Pre-cure
 (1 min.)

Final cure
(3 min.)

Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Note : 
1) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used to light cure the above materials.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions
 for complete polymerization.

Note :
1) The GC STEPLIGHT SL- I cannot be used for final curing.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions for
 complete polymerization.

Note :
The depths of cure for translucent Gum (G20) and Gum Modifier
(GM30) are equivalent to that of Gum Translucent.

LICHTHÄRTENDES ZAHNFLEISCHFARBENES 
KOMPOSITSYSTEM

Nur von zahntechnischem / zahnärztlichem Fachpersonal für die 
genannten Anwendungsgebiete zu verwenden.

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE
Reproduktion von Zahnfleisch, implantatgetragenen Suprastrukturen 
und herausnehmbarem Zahnersatz.

GEGENANZEIGEN
In seltenen Fällen kann es zu einer Überempfindlichkeit kommen. In 
diesem Fall muß das Produkt sofort aus dem Mund entfernt werden 
und anschließend ein Arzt aufgesucht werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG
Für die folgenden Schritte (Nr.1-5) bitte auch die Gebrauchsanweisung 
für GC GRADIA beachten.
1. Herstellung von herausnehmbarem Zahnersatz
 1)  Zunächste wie gewohnt aufwachsen.
 2) Daraufhin einen Abdruck erstellen.
 3) Mit einem Polierer den Abdruck entsprechend anpassen.
2. Behandlung des metallischen Trägers
 1)  Die Retention mit Aluminiumoxid 50 bis 110 Micron Korngröße
   sandstrahlen.
 2)  Anschließend mit trockener und ölfreier Druckluft reinigen.
3. Anwendung von GC METALPRIMER II
 Die Retentionsfläche mit einem oder zwei dünnen
 Überzügen von GC METALPRIMER II versehen.
 BEMERKUNG :
 Unmittelbar nach der Anwendung von GC METAL PRIMER II mit
 dem Auftrag von GC GRADIA OPAQUE beginnen, um eine
 zwischenzeitliche Verunreinigung der Retentionsfläche zu
 vermeiden.
4. Aufbringen und Lichthärten von GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Um die Retentionsfläche des Gerüstes abzudecken, wird eine
 Schicht GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE auf die
 Retentionsfläche aufgebracht und anschließend eine Minute lang mit
 dem GC LABOLIGHT LV-III gehärtet.
 Anm. :
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE kann nicht mit dem GC
 STEPLIGHT SL-I ausgehärtet werden.
5. Aufbau eines Veneers
   Die Schritte zur Herstellung eines Veneers inklusive der
 Lichthärtezeiten befinden sich in der Arbeitsanleitung für GC
 GRADIA.
6. Anwendung und Lichthärtung von Gum Opaque (GO)
    Es werden zwei dünne Schichten von Gum Opaque (GO) auf den
 Zahnfleischbereich des Gerüstes aufgebracht. Jede Schicht eine
 Minute
 lang mit dem GC LABOLIGHT LV-III provisorisch lichthärten.
 BEMERKUNG :
 1) Um Materialien zu härten, bitte die nachfolgende Tabelle für
  Belichtungszeit und Belichtungstiefe beachten.
 2) Für Farbabstimmungen Gum Opaque Modifie (GOM51) auf den
  ausgehärteten Gum Opaque auftragen. Dann 1 Minute im
  LABOLIGHT LV-III aushärten.
 3) Gum Opaque und Gum Opaque Modifier können nicht mit dem
  GC STEPLIGHT SL-I ausgehärtet werden. 
7.  Auftragen, Zwischenhärten und Endhärtung des Gum (G)
   Zunächst wird Gum (G) aufgetragen. Anschließend 30 Sekunden
 lang Lichthärten mit dem GC LABOLIGHT LV-III oder 10 Sekunden
 mit dem GC STEPLIGHT SL-I. Die abschließende Aushärtung
 erfolgt im GC LABOLIGHT LV-III.   
 BEMERKUNG :
 1)  Wenn die Schichtstärke des aufgetragenen Materials die in der
  Belichtungstabelle angegebene übersteigt, so muß in mehreren
  Schichten gearbeitet und jeweils zwischengehärtet werden. 
 2)  Bei großspannigen Restauration immer eine Seite eines
  Zahnes auftragen und zwischenhärten, um Schrumpfungen zu
  vermeiden.
 3)  Wenn es notwendig ist, kann Gum Modifier und Gum Translucent
  aufgetragen werden.
 4)  Wenn die Reproduktion von Blutgefäßen erwünscht ist, kann Gum
  Fiber (GF71) in transluzentem Gum Modifier (GM30) oder einem
  Material mit anderem Farbton aufgelegt werden. Gum Translucent
  darüber geben und dann aushärten.
8. Wiederherstellung der Inhibitionsschicht zur Formkorrektur 
    Die Oberfläche mit einem Diamanten abreiben, Modifier auftragen
 und dann wie gewohnt weiterarbeiten.
9. Finish
   Die Schichtung sollte etwas dicker als gewünscht geschichtet
 werden und dann mit einem Silikonpolierer die gewünschte Endform
 ausarbeiten.
10. Polieren
  Wie gewohnt polieren um die Restauration fertigzustellen.

LAGERUNG
An einem trockenen Ort, abseits von direkter Sonneneinstrahlung 
aufbewahren.
(Haltbarkeit : 2 Jahre ab Herstellungsdatum)

FARBEN UND HANDELSFORMEN (GRADIA gum shades)
1. Starterpacket
 Spritze mit 2,4mL Lösung  - Gum Opaque (GO11)   1
 Spritze mit 2,4mL Lösung  - Gum Opaque (GO13 )  1
 Spritze mit 2,9mL Paste    - Gum (G21)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste    - Gum (G22)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste   - Gum (G23)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste   - Gum (G24)  1
 Spritze mit 2,4mL Gel        - Gum Translucent (GT41)   1
 Einwegpalette     5
 Lichtschutzhülle    1
 Anmischpad No, 22    1
 Pinsel No, 7    1
 Farbschlüsselset    1
 Farbtafel     1
2. Nachfüllpackungen
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Spritze mit 2,4mL Lösung
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Spritze mit 2,4mL Lösung
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
        Spritze mit 2,9mL Paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or GM36)
        Spritze mit 2,4mL Gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Spritze mit 2,4mL Gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
        Flasche mit 0,4g fibers

ACHTUNG
1.  Bei Kontakt mit Haut oder Schleimhaut, sofort mit einem in Alkohol
 getränktem Tuch entfernen. Mit Wasser spülen. 
2.  Bei Augenkontakt, mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
3.  Nicht für die Nahrungsaufnahme geeignet.
4.  Wenn das Material in einem Kühlschrank aufbewahrt wird, sollte es ca. 30
 Minuten vor der Anwendung herausgenommen werden, damit es sich auf   
 Raumtemperatur erwärmen kann. 
5.  Material nach der Entnahme aus der Spritze sofort verwenden ;
 anschließend die Spitze säubern und sofort wieder verschließen. 
6.  Nicht mit anderen Materialien vermischen.
7.  Zur Lichthärtung unbedingt die in der Tabelle oben angegebenen Zeiten
 beachten. Keine UV-Lampe bzw. eine Lampe, welche sichtbares Licht und
 UV-Licht abgibt, verwenden.
8.  Beim Aushärten nicht direkt in das Licht sehen.
9.  Beim Korrigieren und Polieren des Materials unbedingt einen Staubazug
 sowie eine Staubschutzmaske verwenden! 
10. Die Staubabzug kann nach dem Gebrauch mit Alkohol gereinigt werden.

Zuletzt aktualisiert : 08/2012
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SYSTÈME COMPOSITE PHOTOPOLYMÉRISABLE POUR LA 
REPRODUCTION DE FAUSSE GENCIVE

Ne doit être utilisé que par un professionnel de l'Art dentaire, dans les 
indications recommandées.

INDICATIONS RECOMMANDEES
Reproduction du tissu gingival dans les restaurations coronaires telles 
que les supra-structures implantaires ou prothèses adjointes à châssis 
métallique.

CONTRE INDICATION
Dans de rares cas, le produit peut causer une réaction chez certaines 
personnes. Si un tel phénomène apparaît, arrêter l'emploi du produit et 
consulter un médecin.

MODE D'EMPLOI
Pour les étapes qui suivent (1 à 5) de la procédure, se référer au mode 
d'emploi de GC GRADIA.
1.  Fabrication du châssis métallique.
 1) Réaliser la construction en cire de façon habituelle.
 2) Couler de manière habituelle.
 3) Ajuster la coulée de façon usuelle avec une fraise au carbure.
2.  Traitement du châssis métallique.
 1) Sabler les zones de rétention à l'oxyde d'alumine à 50-110.
 2) Sécher à l'air sec, sans trace d'huile.
3.  Application du GC METALPRIMER II
 Appliquer une ou deux fines couches de GC METALPRIMER II
 sur les zones de rétention.
 Note :
 Après application de GC METALPRIMER II commencer
 immédiatement l'application de GC GRADIA OPAQUE afin d'éviter
 toute contamination de la surface de rétention.
4.  Application et photopolymérisation de GC GRADIA
 FOUNDATION OPAQUE
 Appliquer une couche de GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE
 sur la zone de rétention pour masquer la couleur du métal.
 Photopolymériser pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV-III.
 Note :
 La GC STEPLIGHT SL-I  ne peut pas être utilisée pour la
 photopolymérisation de GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5.  Montage de la couronne à facette.
 Appliquer le composite GC GRADIA et photopolymériser selon le
 mode d'emploi de GC GRADIA.
6.  Application et prépolymérisation de Gum Opaque (GO)
 Appliquer deux couches fines de Gum Opaque (GO) sur la partie
 gingivale du châssis métallique. Photopolymériser temporairement
 chaque couche pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 1) Pour photopolymériser les matériaux Gum de type gencive, se
  reporter aux tableaux de temps de polymérisation et de
  profondeur de polymérisation ci-après.
 2) Pour l'ajustage de la teinte, appliquer Gum Opaque Modifier
  (GOM 51) sur le Gum Opaque polymérisé. Photopolymériser
  pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV- III.
 3) La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour    
  polymériser Gum Opaque et Gum Opaque Modifier.
7.  Application, pré-polymérisation et polymérisation finale du
 matériau Gum (G)
 Appliquer le matériau Gum (G). Le photopolymériser
 temporairement pendant 30 secondes dans le GC LABOLIGHT
 LV- III ou pendant 10 secondes avec la GC STEPLIGHT SL-I.   
 Procéder à la photopolymérisation finale pendant 3 minutes dans
 le GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 1) Si l'application de matériau Gum dépasse l'épaisseur    
  polymérisable telle qu'indiquée dans le tableau, l'appliquer par   
  couches et les photopolymériser au fur et à mesure (dans le 
  GC LABOLIGHT LV- III).
 2) Dans le cas de restauration longue portée, appliquer par
  zones successive de part et d'autre de chaque dent et procéder   
  aux polymérisations successives afin de minimiser le retrait de   
  polymérisation.
 3) Appliquer le Gum Modifier (GM) ou le Gum Translucent (GT)
  autant que nécessaire.
 4) Si l'on souhaite reproduire les vaisseaux sanguins dans la    
  gencive incorporer du Gum Fiber (GF71) (veinules) dans le    
  Gum Modifier transparent (GM 30) ou un matériau d'une autre
  teinte, mélanger, appliquer et photopolymériser.
 5) Lorsque l'on utilise le matériau Gum Fiber recouvrir avec du  
  Gum Translucent, photopolymériser et polir.
8.  Elimination de la couche d'inhibition avec AIR BARRIER et ajustage
 de la forme.
 Eliminer la couche d'inhibition par l'oxygène et achever la finition
 en utilisant une fraise au carbure, diamantée, ou une pointe au   
 carborundum.
9.  Finition.
 Laisser l'épaisseur marginale souhaitée et finir progressivement en   
 utilisant une pointe montée caoutchouc ou siliconée.
10. Polissage et Brillantage.
 Polir et brillanter de manière traditionnelle pour terminer la
 restauration de gencive.

STOCKAGE
Conserver dans un endroit sec et frais à l'écart de la lumière du soleil.
(Durée d'utilisation = Deux ans à compter de la date de fabrication)

TEINTES et CONDITIONNEMENTS (GRADIA gum shades)
1. Kit de base : "STARTER PACKAGE"
 Seringue de 2,4mL de pâte fluide  - Gum Opaque (GO11)  1
 Seringue de 2,4mL de pâte fluide - Gum Opaque (GO13)   1
 Seringue de 2,9mL de pâte        - Gum (G21)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte          - Gum (G22)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte   - Gum (G23)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte   - Gum (G24)  1
 Seringue de 2,4mL gel    - Gum Translucent (GT41)  1
 Palette jetable    5
 Couvercle de protection contre la lumière 1
 Bloc de mélange N 22     1
 Pinceau N 7    1
 Kit teintier    1
 Palette de teintes   1
2. Recharges.
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 et GO13)
  Seringue de 2,4mL de pâte fluide
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
  Seringue de 2,4mL de pâte fluide
 c. Gum ( G20, G21, G22, G23, et G24)
  Seringue de 2,9mL de pâte
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 et
  GM36)
  Seringue de 2,4mL de gel
 e. Gum Translucent (GT41)
  Seringue de 2,4mL de gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
   Flacon de 0,4g de veinules

ATTENTION !
1. En cas de réaction avec la muqueuse orale ou la peau, retirer
 immédiatement le matériau avec une petite éponge ou un coton
 imbibé d'alcool. Rincer à l'eau.
2. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau
 et consulter un médecin.
3. Ne pas ingérer le matériau.
4. Si le matériau est conservé au réfrigérateur sortez le au moins
 30min avant utilisation à température ambiante.
5. Après prélèvement du matériau, utilisez-le aussi rapidement que   
 possible. S'assurer de l'élimination de tout résidu sur l'embout de la
 seringue et refermer après extrusion du matériau la capuchon
 immédiatement après l'emploi.
6. Ne pas mélanger avec d'autres matériaux.     
7. Lorsque l'on procède à la photopolymérisation du matériau,
 s'assurer du respect des valeurs données dans les tableaux ci-  
 dessus. Ne pas utiliser d'activateurs à ultra-violets ou d'activateur à
 lumière visible pouvant émettre des rayons ultra-violets.
8. Lors de la photopolymérisation, ne jamais regarder directement la
 lumière.
9. Lors de l'ajustage de la forme et du polissage d'une résine
 composite, utiliser une aspiration et porter un masque afin d'éviter
 toute inhalation de poussière.
10.Le pinceau peut-être nettoyé avec de l'alcool après usage.

Dernière mise à jour : 08/2012
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SISTEMA COMPOSITO FOTOPOLIMERIZZABILE PER LA 
RIPRODUZIONE DEI TESSUTI GENGIVALI

Per uso esclusivamente professionale nelle indicazioni raccomandate.

ISTRUZIONI RACCOMANDATE
Riproduzione del tessuto gengivale per ricostruzioni su corone quali 
sovrastrutture su impianti e protesi mobili in metallo.

CONTROINDICAZIONI
In rari casi il prodotto può causare sensibilizzazione in alcune persone. 
Se si verificano tali reazioni, interrompere l'uso del prodotto e 
consultare un medico.

ISTRUZIONI PER L'USO
Per i passaggi della procedura illustrati di seguito (N 1-5), consultare le 
istruzioni per l'uso di GC GRADIA.
1.  Realizzazione di strutture in metallo
 1)  Eseguire la ceratura diagnostica della struttura procedendo nel
  modo consueto.
 2) Realizzare il modello nel modo consueto.
 3) Utilizzando una fresa al tungsteno, regolare il modello nel modo   
 consueto.
2. Trattamento delle strutture in metallo
 1)  Sabbiare l'area di ritenzione utilizzando ossido di alluminio da
  50-110 micron.
 2) Pulire con aria asciutta e priva di olio.
3. Applicazione di GC METALPRIMER II
 Applicare uno o due strati sottili di GC METALPRIMER II sull'area
 di ritenzione.
 Nota : 
 Dopo aver applicato GC METALPRIMER II, iniziare
 immediatamente ad applicare GC GRADIA OPAQUE per evitare
 qualunque contaminazione dell'area di ritenzione.
4. Applicazione e fotopolimerizzazione di GC GRADIA
 FOUNDATION OPAQUE
 Applicare uno strato di GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE   
 sull'area di ritenzione in modo da mascherare il colore del metallo.
 Fotopolimerizzare per 1 minuto utilizzando GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
  Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per fotopolimerizzare
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Stratificazione delle corone veneer 
   Applicare il composito GC GRADIA e fotopolimerizzare come   
 indicato nelle istruzioni per l'uso di GC GRADIA.
6. Applicazione e potopolimerizzazione preliminare di Gum
 Opaque (GO)
    Applicare due strati sottili di Gum Opaque (GO) sulla parte di
 gengiva della struttura in metallo. Fotopolimerizzare
 temporaneamente ciascuno strato per 1 minuto utilizzando 
 GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota : 
 1)  Per la fotopolimerizzazione dei materiali Gum consultare il
  grafico dei tempi di irraggiamento e delle profondità di 
  polimerizzazione riportato di seguito.
 2) Per la regolazione del colore, applicare Gum Opaque Modifier
  (GOM51) sullo strato fotopolimerizzato di Gum  Opaque.    
  Fotopolimerizzare per 1 minuto utilizzando GC LABOLIGHT
  LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I non può essere utilizzato per    
  fotopolimerizzare Gum Opaque o Gum Opaque Modifier.  
7.  Applicazione, polimerizzazione preliminare e polimerizzazione
 finale del materiale Gum (G)
 Applicare il materiale Gum (G).  Fotopolimerizzare 
 temporaneamente per 30 secondi utilizzando GC LABOLIGHT
 LV-III oppure per 10 secondi usando GC STEPLIGHT SL-I.    
 Eseguire la fotopolimerizzazione finale per 3 minuti utilizzando 
 GC LABOLIGHT LV-III.
    Nota :
 1)  Se l'applicazione del materiale per gengive ha una profondità di   
  polimerizzazione superiore a quella indicata nel grafico,    
  applicare il materiale in diversi strati e fotopolimerizzare    
  ciascuno strato (con GC LABOLIGHT LV-III).
 2) In caso di ricostruzioni estese, applicare in sezioni su ciascun   
  lato del dente ed eseguire la fotopolimerizzazione finale di    
  ciascuna sezione per minimizzare la contrazione dovuta alla   
  polimerizzazione.
 3) Applicare Gum Modifier (GM) oppure Gum Translucent (GT)
  secondo necessità.
 4) Se si vogliono riprodurre i vasi sanguigni nell'area gengivale,   
  incorporare Gum Fiber (GF71) nel materiale traslucido Gum   
  Modifier (GM30) o materiale di altro colore, miscelare, applicare
  e fotopolimerizzare.  
 5) Quando si usa Gum Fiber, ricoprire con Gum Translucent,
  fotopolimerizzare e lucidare.
8. Eliminazione dello strato inibito dall'aria e modellazione della forma 
 Eliminare lo strato inibito dall'aria e regolare il contorno utilizzando
 una fresa con punta di tungsteno, di diamante, oppure di
 carborundum.
9. Rifinitura 
 Lasciare un margine più spesso del necessario e rifinire    
 gradualmente utilizzando una punta in gomma o silicone.
10.Levigatura e lucidatura
 Levigare e lucidare nel modo consueto per completare la
 ricostruzione della gengiva.

 

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e lontano dalla luce solare diretta.
(Durata utile : 2 anni dalla data di produzione)

COLORI E CONFEZIONI (GRADIA gum shades)
1.  Confezione iniziale
 Siringa da 2,4mL di soluzione - Gum Opaque (GO11)    1
 Siringa da 2,4mL di soluzione - Gum Opaque (GO13 )   1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G21)  1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G22)  1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G23) 1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G24)  1
 Siringa da 2,4mL di gel        - Gum Translucent (GT41)   1
 Tavoletta usa e getta 5
 Coperchio fotoprotettivo 1
 Blocchetto di miscelazione N 22  1
 Pennello N 7 1
 Kit scala colori 1
 Tabella colori 1
2. Confezioni di ricambi
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 o GO13)
         Siringa da 2,4mL di soluzione 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Siringa da 2,4mL di soluzione
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 o G24)
        Siringa da 2,9mL di pasta
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 o
  GM36)
       Siringa da 2,4mL di gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Siringa da 2,4mL di gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Flacone da 0,4g di fibre

AVVERTENZE
1.  In caso di contatto con i tessuti orali o la cute, eliminare    
 immediatamente il prodotto con una spugna o del cotone
 imbevuto d'alcol e sciacquare con acqua.
2. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con
 acqua e consultare un medico.
3. Evitare che il materiale venga ingerito.
4. Se il materiale viene conservato in frigorifero, estrarlo dal
 frigorifero e lasciarlo a temperatura ambiente per almeno 30 minuti
 prima dell'uso. 
5. Una volta estratto il materiale, utilizzarlo appena possibile.
 Accertarsi di togliere l'eventuale materiale residuo dalla punta della
 siringa e riapplicare il cappuccio immediatamente dopo l'uso. 
6. Non mischiare con altri materiali.
7.  In fase di fotopolimerizzazione, attenersi ai tempi di
 irraggiamento descritti nella tabella precedentemente riportata.   
 Non utilizzare lampade ultraviolette o fotopolimerizzaatori a luce
 visibile che possono irradiare luce ultravioletta.
8. Durante la fotopolimerizzazione del materiale, evitare di
 guardare direttamente la lampada.
9. Durante la regolazione o la lucidatura della resina composita,
 utilizzare un aspiratore di polveri e indossare l'apposita mascherina
 per evitare di inalare la polvere.  
10. Dopo l'uso, il pennello può essere pulito con alcool.

Ultima revisione : 08/2012
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SISTEMA FOTOPOLIMERIZABLE DE COMPOSITE PARA LA 
REPRODUCCIÓN DEL TEJIDO GINGIVAL

Sólo para uso dental profesional y con las recomendaciones indicadas.

INDICACIONES
Elaboración del tejido gingival para restauraciones de coronas, 
supraestructuras de implantes y estructuras de metal removibles.

CONTRAINDICACIONES
En algunos casos puede causar sensibilidad a algunas personas. En 
este caso, dejar de usarlo, y consultar al médico.

INSTRUCCIONES DE USO
Para los siguientes pasos (No.1-5) seguir las instruciones de uso de GC 
GRADIA.
1. La elaboración de la estructura de metal
 1) Encerar la estructura de metal de la manera usual.
 2) Modelar de la manera usual.
 3) Usar una fresa de carburo, ajustando el modelo de la manera usual.
2. El tratamiento de la estructura de metal
 1) Tratar con chorro de arena el área de retención, usando 50 a 110
  micras de óxido de aluminio.
 2) Limpiar con aire seco, sin aceite.
3. La aplicación del GC METALPRIMER II
 Aplicar una o dos capas finas del GC METALPRIMER II en el
 área de retención.
 Nota :
 Después de haber aplicado el GC METALPRIMER II, comenzar
 inmediatamente con la aplicación del GC GRADIA OPAQUE, evitando
 así, la contaminación del área de retención.
4. La aplicación y polimerización del GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Aplicar el GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE en el área de   
 retención para cubrir el color del metal. Fotopolimerizar durante un
 minuto, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para la polimerización del
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. La elaboración de la corona veneer
 Aplicar el GC GRADIA composite y fotopolimerizar según las
 instrucciones de uso.
6. La aplicación y polimerización del Gum Opaque (GO)
 Aplicar dos capas finas de Gum Opaque (GO) en la parte gingival de
 la estructura de metal. Fotopolimerizar temporalmente cada una de
 las capas durante 1 minuto, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 1) Para fotopolimerizar el material GUM, observar el siguiente cuadro
  sobre tiempo de irradiación e intensidad de polimerización.
 2) Para el ajuste del color, aplicar Gum Opaque Modifier (GOM51) al
  GUM Opaque fotopolimerizado. Polimerizar durante 1 minuto,
  usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los
  Gum Opaque y Gum Opaque Modifier.
7. La aplicación, pre-polimerización y polimerización final del material
 Gum (G) 
 Aplicar el material Gum (G). Fotopolimerizar temporalmente durante
 30 segundos usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III o por 10
 segundos, usando GC STEPLIGHT SL-I. Efectuar la polimerización
 final durante 3 minutos, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 1) Si la aplicación del material gingival excede el grosor que se indica
  en el cuadro de abajo, aplicar en capas y fotopolimerizar
  respectivamente (en GC LABOLIGHT LV-III).
 2) En caso de restauraciones extensas aplicar en secciones en cada
  lado del diente y proseguir con la polimerización final
  respectivamente, para así disminuir la contracción durante la   
  polimerización.
 3) Aplicar lo que se necesite de Gum Modifier (GM) o Gum   
  Translucent (GT).
 4) Si se desea, reproducir canales en el área gingival, incorporar
  Gum Fiber (GF71) en la Gum Modifier (Gum 30) Translucent o
  material de otro tono, mezclar, aplicar y fotopolimerizar.
 5) Cuando se use Gum Fiber, cubrirla con Gum Translucent.
  Fotopolimerizar y pulir. 
8.Eliminar la capa de aire inhibido y ajustar la forma
 Quitar la capa de aire inhibido y ajustar los contornos, usando una
 fresa de carbudo, una punta diamantada o una punta de carborundo.
9. Acabado
 Dejar el márgen más grueso de lo que se desea y terminar
 progresivamente usando una punta de goma o de silicona.
10.Pulido y brillo
 Pulir de la manera habitual para finalizar la restauración gingival.

 

ALMACENAJE 
Almacenarlo en un lugar fresco y lejos de los rayos directos del sol.
(Fecha de caducidad : 2 años después de su fabricación)

COLORES Y ENVASE (GRADIA gum shades)
1. Set básico
 Jeringa de 2,4mL solución - Gum Opaque (GC11)  1
 Jeringa de 2,4mL solución - Gum Opaque (GO13)  1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G21)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G22)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G23)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G24)    1
 Jeringa de 2,4mL gel - Gum Translucent (GT41)   1
 Espátula disponible      5
 Protectores de luz       1
 Bloc de mezcla No, 22      1
 Cepillo No, 7      1
 Guía de tonalidades      1
 Escala de colores      1
2. Reposiciones
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 o GO 13)
  Jeringa de 2,4mL solución
 b. Gum Opaque Modifier  (GOM51)
  Jeringa de 2,4mL solución
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 o G24)
  Jeringa de 2,9mL pasta
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 o GM36)
  Jeringa de 2,4mL gel
 e. Gum Translucent (GT41)
  Jeringa de 2,4mL gel
 f. Gum Fiber (GF71)
  Tarro 0,4gr. fibra.

PRECAUCIÓN
1. En caso de contacto con el tejido oral o con la piel, limpiar
 inmediatamente con una esponja o algodón, humedecido en alcohol.
 Lavar con agua.
2. En caso de contacto o que entre en los ojos, lavar con agua
 inmediatamente y consultar al médico.
3. Poner atención de no ingerir el material.
4. Si el material está almacenado en el frigorífico, sacarlo y antes de
 usarlo, mantenerlo a temperatura ambiental por lo menos durante
 30 minutos.
5.Usar el material inmediatamente después de haberlo sacado.
 Asegurarse de haber quitado todo el material restante de la punta
 de la jeringa y colocar la tapa inmediatamente después de usarse.
6.No mezclarlo con otros materiales.
7. Cuando se efectúa la polimerización del material, hay que
 asegurarse de seguir las indicaciones descritas en el cuadro de   
 tiempo de irradiación, arriba descrito. No usar rayos de luces
 ultravioletas o unidades de polimerización visibles, que puedan   
 emitir rayos de luz ultravioleta.  
8. Cuando se está polimerizando el material, no se debe mirar
 directamente la luz.
9. Cuando se ajusta o se pule la resina de composite, hay que usar un
 colector de polvo y usar una mascarilla para evitar inhalar el polvo.
10.Hay que limpiar el cepillo con alcohol después de usarlo.

Última revisión: 08/2012
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Lichthärtegerät  Vorhärtung     
GC LABOLIGHT LV- III, II       1 Min. 
Halogen / G-Light     20 Sek.

Belichtungszeit für Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

BEMERKUNG :
1) Das GC STEPLIGHT SL-I kann nicht zur Endhärtung verwendet werden.
2) Bei Benutzung eines Handlichthärtungsgerätes* bitte von allen Seiten
 belichten, um eine vollständige Polymerisation sicherzustellen.

Belichtungszeit für Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Lichthärtungsgerät  Vorhärtung  Aushärtung 
GC LABOLIGHT LV- III, II       30 Sek.         3 Min. 
GC STEPLIGHT SL- I       10 Sek.    
Halogen / G-Light       20 Sek.       1 Min.
Bemerkung :
1) Die GC STEPLIGHT SL-I kann nicht zur Endpolimerisation benützt werden. 
2)  Bei Benutzung eines Handlichthärtungsgerätes* bitte von allen Seiten
 belichten, um eine vollständige Polymerisation sicherzustellen.

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Belichtungszeit

0,2 mm 
0,2 mm 

Farbton
Vorhärtung.
 (30 Sek.) 

Vorhärtung.
(1 Min.)

Aushärtung.
(3 Min.)

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

Härtungstiefe (bei Gebrauch von GC LABOLIGHT LV- III)

Bemerkung :
Die Härtungstiefe für transluzente Farbtöne G20 und GM30 sind 
entsprechend der von Gum Translucent.

Note :
Les profondeurs de polymérisation du transparent Gum (G20) et Gum Modifier 
(GM30) sont équivalentes à celles du Gum Translucent.

 Temps d'insolation

0,2 mm 
0,2 mm 

Teintes

Pré-
Polymérisation 

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

     (30 sec)

Pré-
Polymérisation

   (1 min.)

Polymérisation
Finale
 (3 min.)

GC LABOLIGHT LV-III, II   30 sec.              3 min.
GC STEPLIGHT SL-I  10 sec.
Halogen / G-Light   20 sec.  1 min.

Type d'activateur lumineux  Prépolymérisation
GC LABOLIGHT LV- III, II          1 min.
Halogen / G-Light          20 sec.

Temps d'irradiation lumineuse pour Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Note :
1)  La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour polymériser les
 matériaux présentés ci-dessus.
2)  Lorsque l'on utilise un activateur lumineux de type pistolet*, irradier le
 matériau dans toutes les directions pour obtenir une polymérisation complète.

Note  :
1)  La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour la polymérisation finale
 des matériaux présentés ci-dessus.
2)  Lorsque l'on utilise un activateur lumineux de type pistolet*, irradier le matériau
 dans toutes les directions pour obtenir une polymérisation complète.

Temps d'irradiation lumineuse pour Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

Profondeur de polymérisation (Avec le GC LABOLIGHT LV- III)

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Type d'activateur  lumineux    Prépolymérisation  Polymérisation finale

GC LABOLIGHT LV- III, II          1 min.
Halogen / G-Light          20 sec.
Note :
1) Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per fotopolimerizzare i materiali
 sopra indicati.
2)  Quando si usa un fotopolimerizzatore manuale*, applicare la luce in tutte le
 direzioni per ottenere una polimerizzazione completa.

Tempi di irraggiamento per Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Note :
Le profondità di polimerizzazione per il materiale traslucido Gum (G20) e Gum 
Modifier (GM30) sono equivalenti a quelle di Gum Translucent.

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Tempo 
di irraggiamento

0,2 mm 
0,2 mm 

Colori

Polimerizzazione 
preliminare
       (30 sec.)

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

Polimerizzazione 
preliminare
        (1 min.)

Profondità di polimerizzazione (con GC LABOLIGHT LV-III)

Aparato de polimerización

GC LABOLIGHT LV -III, II
Halógena / G-Light    20 seg.

Pre-polimerización

  1 min. 

Tiempo de irradiación del Gum Opaque ; Gum Opaque Modifier

Nota :
1) GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los materiales
 arriba mencionados.
2)  Cuando se usa una unidad de polimerización de mano*, aplicar la
 polimerización en todas las direcciones para completar la polimerización.

GCLABOLIGHT LV-III, II  
GC STEPLLICHT SL-I  
Halógena / G-Light   

Pre-polimerización Polimerización final

     30 seg.    3 min.
     10 seg.

Aparato de polimerización

20 seg. 1 min.

Tiempo de irriación del Gum; Gum Modifier ; Gum Translucent

Nota :
1) GC SEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los materiales arriba
 mencionados.
2)  Cuando se usa una unidad de polimerización de mano*, aplicar la polimerización
 en todas las direcciones por completar la polimerización

Gum Opaque
Gum Opaque Modifier
Gum
Gum Modifier
Gum Translucent 

0,2 mm 
0,2 mm 

Colores      (30 seg.)

Pre-
polimerización

Pre-
polimerización

Polimerización
final

1,1 mm
0,8 mm
3,0 mm

2,5 mm
1,5 mm
5,0 mm

  (1 min.)    (3 min.)

Tiempo de irradiación

Nota :
La intensidad de la polimerización para los translúcidos Gum (G20) y 
Gum Modifier (GM30) son equivalentes a los del Gum Translucent.

Intensidad de Polimerización (usando GC LABOLIGHT LV-III)

GC LABOLIGHT LV-III, II             30 sec.              3 min.
GC STEPLIGHT SL-I            10 sec.
Halogen / G-Light             20 sec.           1 min.

Note :
1)  Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per  fotopolimerizzare i materiali
 sopra indicati.
2)  Quando si usa un fotopolimerizzatore manuale*, applicare la luce in tutte le
 direzioni per ottenere una polimerizzazione completa.

Tempi di irraggiamento per Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

Fotopolimerizzatore Polimerizzazione 
preliminare

Polimerizzazione 
finale

Polimerizzazione 
preliminareFotopolimerizzatore  

Polimerizzazione
finale
       (3 min.)
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LIGHT-CURED GUM SHADE COMPOSITE SYSTEM

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
Reproduction of gum tissue for crown restorations, such as implant 
superstructures and removable metal frames.

CONTRAINDICATIONS
In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. If 
such reactions are experienced, discontinue use of the product and 
refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE
For the following steps (No.1-5) of the procedure, refer to GC GRADIA 
instructions for use.
1.  Production of Metal Framework
 1)  Wax up framework in usual manner.
 2)  Cast in usual manner.
 3)  Using a carbide bur, adjust casting in usual manner.
2. Treatment of Metal Framework
 1)  Sandblast retention area using 50 to 110 micron aluminum oxide.
 2) Clean with dry, oil-free air.
3. Application of GC METALPRIMER II
 Apply one or two thin coats of GC METALPRIMER II to the retention
 area.
   Note : 
 After application of the GC METALPRIMER II, immediately start to
 apply GC GRADIA OPAQUE to avoid contamination of the retention
 area.
4. Application and Light curing of GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
   Apply a layer of GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE to the
 retention area to mask the metal colour. Light cure for 1 minute 
 using the GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing GC
 GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Build-up of veneer crown
   Apply GC GRADIA composite and light cure according to GC
 GRADIA instructions for use.
6. Application and Pre-light curing of Gum Opaque (GO)
    Apply two thin layers of Gum Opaque (GO) to the gum part of the
 metal framework. Temporarily light cure each layer for 1 minute
 using the GC LABOLIGHT LV-III.
 Note : 
 1) For light curing refer to the following chart of Irradiation time and
  Depth of cure.
    2) For colour adjustment, apply Gum Opaque Modifier (GOM51) to
  the light cured Gum Opaque. Light cure for 1 minute using the GC
  LABOLIGHT LV-III.
 3) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing 
  Gum Opaque and Gum Opaque Modifier.  
7.  Application, Pre-curing and Final curing of Gum (G)
   Apply Gum (G). Temporarily light cure for 30 seconds using the
 GC LABOLIGHT LV-III or for 10 seconds using the GC STEPLIGHT
 SL-I. Finally light cure for 3 minutes using the GC LABOLIGHT LV-III.
   Note :
 1) If gum application exceeds the depth of cure mentioned in the
  chart, apply in layers and light cure respectively (in the GC
  LABOLIGHT LV-III).
 2)  In case of long span restorations, apply in sections to each side of
  one tooth and carry out final cure respectively in order to minimise
  curing shrinkage.
 3) Apply Gum Modifier (GM) or Gum Translucent (GT)
  as necessary.
 4) If it is desired to reproduce blood vessels in the gum area,
  incorporate Gum Fiber (GF71) in translucent Gum Modifier (GM30)
  or material of another shade, mix, apply and light cure.  
 5) When using Gum Fiber, cover with Gum Translucent. Light cure
  and polish.
8. Removal of air inhibited layer and Shape adjustment 
    Remove air inhibited layer and adjust contour using a carbide bur,
 diamond point or carborundum point.
9. Finish
   Leave the margin thicker than desired and progressively finish using
 a rubber point or silicone point.
10. Polish and Buff
   Polish and buff in usual manner to complete the gum restoration.

STORAGE
Store in a cool place away from direct sunlight.
(Shelf life : 2 years from date of manufacture)

SHADES & PACKAGES (GRADIA gum shades)
1.  Starter Package
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO11)   1
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO13)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G21)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G22)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G23)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G24)   1
 Syringe of 2.4mL gel         - Gum Translucent (GT41)    1
 Disposable palette     5
 Light protective cover    1
 Mixing pad No. 22    1
 Brush No. 7     1
 Shade guide kit   1
 Color chart  1
2. Refill Packages
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Syringe of 2.4mL solution 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Syringe of 2.4mL solution
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
       Syringe of 2.9mL paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or
  GM36)
       Syringe of 2.4mL gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Syringe of 2.4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Bottle of 0.4g fibers

CAUTION
1.  In case of contact with oral tissues or skin, remove immediately with
 a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
 medical attention.
3. Take care to avoid ingestion of the material.
4. If material is stored in a refrigerator, remove from refrigerator and
 leave to stand at room temperature for at least 30 minutes before
 use. 
5. After dispensing material, use as quickly as possible. Be sure to
 remove any residual material from the tip of the syringe and   
 replace cap immediately after use. 
6. Do not mix with other materials.
7.  When light curing material, be sure to follow the irradiation time
 described in the above- mentioned chart. Do not use ultraviolet
 lights or visible light curing devices that can radiate ultraviolet light.
8. When light curing material, do not look directly into the light.
9. When adjusting or polishing composite resin, use a dust collector and
 wear a dust mask to avoid inhaling dust.  
10. The brush can be cleaned with alcohol after use.

Last revised : 08/2012

Light curing device  Pre-cure     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogen / G-Light  20 sec.    

Irradiation time for Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Irradiation time for Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Light curing device  Pre-cure  Final cure 
GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    
Halogen / G-Light    20 sec.          1 min. 

Depth of cure (using the GC Labolight LV- III)

Irradiation time

 0.2 mm 

Shades
Pre-cure
(30 sec.)

Pre-cure
 (1 min.)

Final cure
(3 min.)

Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Note : 
1) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used to light cure the above materials.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions
 for complete polymerization.

Note :
1) The GC STEPLIGHT SL- I cannot be used for final curing.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions for
 complete polymerization.

Note :
The depths of cure for translucent Gum (G20) and Gum Modifier
(GM30) are equivalent to that of Gum Translucent.
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NLLees voor gebruik zorgvuldig 
de gebruiksaanwijzing. SVLäs noggrant anvisningarna 

innan användning.DALæs omhyggeligt 
brugsanvisningen inden brug. ELAntes de utilizar, leia cuidadosamente as 

instruções de utilização. PT

13007441
180131DK

LICHTUITHARDEND TANDVLEESKLEURIG 
COMPOSIETSYSTEEM

Alleen te gebruiken in de vermelde toepassingen door tandheelkundig 
gekwalificeerden.

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN
Reproductie van het tandvlees voor kroon restauraties, zoals 
implantaat gedragen suprastructuren en verwijderbare skelet 
prothesen (frames).

CONTRA INDICATIES
Bij sommige personen kan een overgevoeligheid voor het materiaal 
niet worden uitgesloten. Mochten zich allergische reacties voordoen, 
dan moet de toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts 
worden geraadpleegd. 

GEBRUIKSAANWIJZING
Voor de hiernavolgende stappen (No,1-5) van de procedure, verwijzen 
wij u naar de gebruiksaanwijzing van GC GRADIA.
1.  Vervaardigen van het metalen frame
 1) Het frame opwassen volgens de gebruikelijke methode.
 2) Inbedden en uitbedden volgens de gebruikelijke methode. 
 3) Pas het gietstuk op de gebruikelijke manier aan met een   
  hardstalen boor.
2.  Voorbehandelen van het metalen frame
 1) Het retentiegebied zandstralen met 50 tot 110 micron aluminium  
  oxide.
 2) Reinigen met droge, olievrije lucht.
3.  Het aanbrengen van GC METALPRIMER II
 Breng één of twee dunne laagjes GC METALPRIMER II aan op
 het retentiegebied.
 Opmerking : 
 Na het aanbrengen van GC METALPRIMER II, onmiddellijk
 GC GRADIA OPAQUE aanbrengen om oppervlakte contaminatie  
 te voorkomen.
4. Het aanbrengen en lichtuitharden van GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Breng GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE op het retentiegebied
 aan om de metaalkleur te maskeren. Belicht gedurende 1 minuut in
 de GC LABOLIGHT LV-III.
 Opmerking :
 De GC STEPLIGHT SL-I mag niet worden gebruikt voor het   
 uitharden van GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5.  Het opbouwen van een veneer-kroon
 Breng GC GRADIA composiet aan en belicht volgens de 
 GC GRADIA gebruiksaanwijzing.
6.  Het aanbrengen en pre-polymeriseren van Gum Opaque (GO)
 Breng twee dunne lagen Gum Opaque (GO) aan op het te vormen
 tandvleesdeel van het metalen frame. Belicht iedere laag gedurende 
 1 minuut in de GC LABOLIGHT LV-III.
 Opmerkingen : 
 1) Voor het belichten van Gum (tandvlees) materialen, verwijzen wij
  u naar de hiernavolgende tabellen betreffende belichtingstijden
  en diepten van uitharding.
 2) Voor kleuraanpassingen brengt u Gum Opaque Modifier
  (GOM51) aan op de uitgeharde Gum Opaque. Belicht
  gedurende1 minuut  in de GC LABOLIGHT LV-III.
 3) De GC STEPLIGHT SL-I mag niet worden gebruikt voor het   
  uitharden van Gum Opaque en Gum Opaque Modifier.  
7.  Applicatie, pre-polymerisatie en definitieve polymerisatie van het
 Gum (tandvlees) materiaal (G)
 Breng Gum materiaal aan (G). Belicht gedurende 30 seconden in  
 de GC LABOLIGHT LV-III of gedurende 10 seconden onder de
 GC STEPLIGHT SL-I. Ten slotte gedurende drie minuten definitief  
 belichten in de GC LABOLIGHT LV-III.
 Opmerking :
 1) Wanneer de gum applicatie de diepte van uitharding, genoemd in
  de tabel, overschrijdt, breng dan in lagen aan en hard iedere laag
  apart uit. (in de GC LABOLIGHT LV-III).
 2) In het geval van grote overspanningen, in delen aanbrengen aan
  iedere kant van een element en hard ieder deel apart en definitief
  uit; dit om de uithardingkrimp te minimaliseren.
 3) Breng, zo nodig, Gum Modifier (GM) of Gum Translucent (GT)
  aan. Lichtuitharden en polijsten.
 4) Wanneer het wenselijk is om de bloedadertjes in het tandvlees  
  te reproduceren, voeg dan Gum Fiber (GF71) of materiaal van
  een andere kleur toe aan de transparante Gum Modifier   
  (GM30). Mengen, aanbrengen en uitharden.
 5) Wanneer u gebruik maakt van Gum Fiber, bedek het dan met
  Gum Translucent. Licht uitharden en polijsten.
8.  Verwijdering van de zuurstof inhibitielaag en vormaanpassing 
 Verwijder de zuurstof inhibitielaag en pas de contour aan met een  
 hardstalen boor, diamant of carborundum steen.
9.  Afwerken
 Laat de rand dikker dan gewenst en werk progressief af met een
 rubber of een siliconen punt. 
10. Polijsten en politoeren
 Polijst en politoer op de gebruikelijke manier om de tandvlees
 restauratie te vervolmaken.

 

OPSLAG
Bewaar op een koele plaats buiten bereik van zonlicht.
(Houdbaarheid : 2 jaar vanaf de productiedatum)

KLEUREN & VERPAKKINGEN (GRADIA gum shades)
1.  Starter verpakking
 Spuitje met 2,4mL oplossing - Gum Opaque (GO11)   1
 Spuitje met 2,4mL oplossing - Gum Opaque (GO13 )  1
 Spuitje met 2,9mL pasta      - Gum (G21)  1
 Spuitje met 2,9mL pasta      - Gum (G22)  1
 Spuitje met 2,9mL pasta       - Gum (G23)  1
 Spuitje met 2,9mL pasta       - Gum (G24)  1
 Spuitje met 2,4mL gel           - Gum Translucent (GT41)   1
 Wegwerp palet    5
 Licht afscherm kap   1
 Mengblok No, 22   1
 Penseeltje No, 7   1
 Individuele kleurensleutel   1
 Kleurenkaart   1
2.  Navul verpakkingen
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 of GO13)
         Spuitje met 2,4mL oplossing 
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Spuitje met 2,4mL oplossing
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 of G24)
       Spuitje met 2,9mL pasta
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 of
  GM36)
       Spuitje met 2,4mL gel
 e. Gum Translucent (GT41)
        Spuitje met 2,4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Flesje met 0,4g vezels

WAARSCHUWINGEN
1.  Bij aanraking met het tandvlees of de huid, onmiddellijk
 verwijderen met een wattenrol of katoenen doekje gedrenkt in
 alcohol. Spoel na met water.
2.  Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk spoelen met water en
 medisch advies inwinnen.
3.  Zorg ervoor dat het materiaal niet wordt ingeslikt.
4.  Wanneer het materiaal in een koelkast wordt bewaard, haal het dan
 minstens 30 minuten voor gebruik uit de koelkast om het materiaal
 op kamertemperatuur te laten komen. 
5.  Na het extruderen alle restmateriaal van de tip verwijderen en de
 dop herplaatsen. Het ge-extrudeerde materiaal direct verwerken.
6.  Niet mengen met andere materialen.
7.  Wanneer het materiaal wordt belicht zorg er dan voor dat u zich
 houdt aan de belichtingstijden zoals aangegeven in bovenstaande
 tabel. Gebruik geen ultraviolet licht of zichtbaar licht polymerisatie
 apparaten welke ultra violet licht kunnen uitstralen.
8.  Tijdens het belichten, niet direct in het licht kijken.
9.  Gebruik tijdens het afwerken en polijsten van composiet een
 afzuiger en draag een stofmasker, dit om inhalatie van stof te 
 voorkomen.  
10. Het penseeltje kan na gebruik worden gereinigd met alcohol.

Laatste herziening: 09/2012
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Lichtpolymerisatie apparaten  Pre-polymerisatie     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogen / G-Light  20 sec.    

Belichtingstijden voor Gum Opaque en Gum Opaque Modifier

Belysningstid ved Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

 GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    
Halogen / G-Light    20 sec.          1 min. 

Diepten van uitharding (gebruik makende van de GC LABOLIGHT LV-III)

Belichtingstijd

 0.2 mm 

Kleuren

Pre-polymeri
satie
(30 sec.)

Pre-polymeri
satie
 (1 min.)

Definitieve
polymerisatie
(3 min.)

Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Opmerkingen : 
1) De GC STEPLIGHT SL-I mag niet worden gebruikt voor polymerisatie van
 bovengenoemde materialen.
2) Wanneer u een hand belichtingslamp* gebruikt, belicht dan alle vlakken om
 volledige polymerisatie te verkrijgen. 

Opmerkingen :
1) De GC STEPLIGHT SL-I kan niet voor definitieve polymerisatie worden
 gebruikt.
2) Wanneer u een hand belichtingslamp* gebruikt, belicht dan alle vlakken om
 volledige polymerisatie te verkrijgen.

Opmerkingen :
De diepten van uitharding voor de transparante Gum (G20) en de Gum Modifier 
(GM30) zijn gelijk aan die van de Gum Translucent.

TANDKØDSFARVET LYSPOLYMERISERENDE 
KOMPOSITSYSTEM

Kun til brug af tandplejepersonale ved anbefalede indikationer.

REKOMMENDEREDE INDIKATIONER
Til reproduktion af tandkødsvæv ved implantatrestaureringer, og 
aftagelige metalkonstruktioner.

KONTRAINDIKATIONER
I særtilfælde kan produktet fremkalde overfølsomhed hos visse 
personer. Skulle en sådan reaktion fremkomme skal anvendelsen af 
produktet ophøre og patienten bør kontakte en læge.

BRUGSANVISNING
Ved følgende trin (Nr,1-5) af behandlingen, henviser vi til 
GC GRADIA´s brugsanvisning.
1.  Fremstilling af metal konstruktionen
 1) Metal konstruktionen vokses op på konventionel måde.
 2) Støb på sædvanlig måde.
 3) Anvend et hårdmetalbor, juster den støbte konstruktion som   
 sædvanligt.
2.  Behandling af metal konstruktionen
 1) Sandblæs retentionsoverfladen med 50 til 110 mikron   
  aluminium oxid.
 2) Blæs rent med tør, oliefri luft.
3.  Applicering af GC METALPRIMER II
   Applicer et eller to tynde lag GC METALPRIMER II på
 retentionsoverfladen.
   Bemærk : 
 Efter applicering af GC METALPRIMER II, applicer umiddelbart  
 GC GRADIA for at undgå kontaminering af den ætsede   
 overflade.
4.  Applicering og lyspolymerisering af GC GRADIA
 FOUNDATION OPAQUE
   Applicer et lag GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE på   
 retentionsoverfladen for at dække metallet. Lyspolymeriser i 1
 minut med GC LABOLIGHT LV-III.
 Bemærk :
 GC STEPLIGHT SL-I kan ikke anvendes til lyspolymerisering af  
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5.  Opbygning af facadekrone
 Applicer GC GRADIA komposit og lyspolymeriser ifølge 
 GC GRADIA´s brugsanvisning.
6.  Applicering og lyspolymerisering af Gum Opaque (GO)
    Applicer to tynde lag Gum Opaque (GO) på tandkødsdelen af
 metalkonstruktionen. Lyshærd temporært hvert lag i 1 minut med
 GC LABOLIGHT LV-III.
 Bemærk : 
 1) Ved lyspolymerisering af Gum materiale, jvf. tabel over   
  belysningstid og polymeriseringsdybde.
 2) Til farve korrigering, applicer Gum Opaque Modifier    
  (GOM51) på det lyspolymeriserede Gum Opaque materiale.   
  Lyspolymeriser i 1 minut med GC LABOLIGHT LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I kan ikke anvendes til lyspolymerisering  
  af Gum Opaque og Gum Opaque Modifier.  
7.  Applicering, forpolymerisering og slutpolymerisering af   
 Gum Materiale (G)
 Applicer Gum materiale (G). Lyspolymeriser temporært i 30   
 sek. med GC LABOLIGHT LV-III eller i 10 sek. med 
 GC STEPLIGHT SL-I. Færdig lyspolymerisation sker i 3 min.
 med GC LABOLIGHT LV-III.
 Bemærk :
 1) Hvis appliceringen af Gum materiale er dybere end den i   
  tabellen angivne max. dybde skal materialet appliceres i lag   
  og lyspolymeriseres efter respektive lag (i GC LABOLIGHT 
  LV-III).
 2) Ved restaurationer med lange span, så appliceres materialet i  
  sektioner på hver sin side af tanden med lyspolymerisering   
  for respektive sektion for at minimere de negativ effekter af   
  polymeriseringskrympningen.
 3) Applicer Gum Modifier (GM) eller Gum Translucent (GT) efter
  behov. 
 4) Er der behov for at simulere blodkar i tandkødsområdet, så   
  appliceres Gum Fiber (GF71) i translucent Gum Modifier   
  (GM30) eller et materiale af en anden farve, bland, applicer   
  og lyspolymeriser.
 5) Ved anvendelse af Gum Fiber, så bør den dækkes med Gum   
  Translucent. Lyspolymeriser og poler.
8.  Fjernelse af syreinhiberet lag og konturering 
    Fjern det syreinhiberede lag og konturer med et hårdmetalbor,
 diamant eller karborundum spids.
9.  Finishering
 Lad kanttilslutningen være tykkere end ønsket ved det færdige
 resultat. Finisher successivt med en gummi- eller silikonespids.
10. Polering og højglanspolering
 Poler og højglans poler på traditionel vis for at færdiggøre   
 tandkødsrestaurationen.

 

OPBEVARING
Opbevares køligt og beskyttet imod direkte sollys.
(Holdbarhed : 2 år fra produktionsdato)

FARVER OG PAKNINGER (GRADIA gum shades)
1.  Start pakning
 Sprøjte á 2,4mL væske  - Gum Opaque (GO11)   1
 Sprøjte á 2,4mL væske- Gum Opaque (GO13 )   1
 Sprøjte á 2,9mL materiale - Gum (G21)   1
 Sprøjte á 2,9mL materiale- Gum (G22)   1
 Sprøjte á 2,9mL materiale - Gum (G23)   1
 Sprøjte á 2,9mL materiale  - Gum (G24)   1
 Sprøjte á 2,4mL gel          - Gum Translucent (GT41)   1
 Engangs palet   5
 Lysbeskyttende låg  1
 Blandingsblok Nr, 22  1
 Pensel Nr, 7  1
 Farveskala  1
 Farvekombinationstabel  1
2.  Refill pakninger
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 eller GO13)
         Sprøjte á 2,4mL væske 
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Sprøjte á 2,4mL væske
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
       Sprøjte á 2,9mL materiale
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or   
  GM36)
       Sprøjte á 2,4mL gel
 e. Gum Translucent (GT41)
        Sprøjte á 2,4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Flaske á 0,4g fiber

BEMÆRK
1. Ved kontakt med hud eller oral væv, fjernes materialet
 umiddelbart med gage eller lignende vædet med alkohol. Skyl med
 vand.
2.  Ved øjenkontakt, skyl umiddelbart med vand og opsøg derefter en
 læge.
3.  Undgå at synke materialet.
4.  Hvis materialet opbevares i køleskab, tages det frem 30   
 minutter før brug for at det kan temperere i rumtemperatur.
5.  Materialet bør anvendes så hurtigt som muligt efter dosering. 
 Vær omhyggelig med af fjerne alle rester fra sprøjtespidsen og
 at sætte beskyttelshætten på efter brug.
6.  Materialet må ikke blandes med andre materialer.
7.  Ved lyspolymeriserende materiale skal belysningstiderne i   
 ovenfor tabeller følges. Anvend ikke UV-lys eller lamper med s.k.
 synligt lys som kan indeholde UV-lys.
8.  Undgå at se ind i lyset under selve lyspolymeriseringen.
9. Ved justering eller polering af kompositmateriale skal udsug og
 ansigtsmaske anvendes for at undgå indånding af
 kompositstøv/partikler.
10. Penslen rengøres med alkohol efter brug.

Sidst revideret : 09/2012
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LJUSHÄRDANDE KOMPOSITBASERAT MJUKVÄVNADSSYSTEM

Enbart för bruk av tandvårdspersonal vid rekommenderade 
indikationer.

REKOMMENDERADE INDIKATIONER
För reproducering av tandköttsvävnad vid implantatrestaurationer, och 
avtagbara metallkonstruktioner.

KONTRAINDIKATIONER
Vid sällsynta fall kan produkten orsaka överkänslighet hos vissa 
personer. Skulle sådan reaktion uppstå, avbryt omedelbart 
användningen av produkten och kontakta läkare.

BRUKSANVISNING
För följande steg (Nr.1-5) av behandlingen, ber vi att få referera till GC 
GRADIA´s bruksanvisning.
1.  Framställning av metall konstruktionen
 1) Vaxa up metall konstruktionen på konventionellt manér.
 2) Gjut på vanligt sätt.
 3) Använd ett hårdmetallborr, justera den gjutna konstruktionen   
  som vanligt.
2. Behandling av metall konstruktionen
 1) Sandblästra retentionsytan med 50 till 110 mikron aluminium
  oxid.
 2) Blås rent med torr, oljefri luft.
3. Applicering av GC METALPRIMER II
 Applicera ett eller två tunna skikt GC METALPRIMER II på
 retensionsytan.
 Observera : 
 Efter applicering av GC METALPRIMER II, applicera omedelbart
 GC GRADIA för att undvika kontaminering av den etsade ytan.
4. Applicering och ljuspolymerisering av GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Applicera ett lager GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE på
 retentionsytan för att maska ut metallfärgen. Ljuspolymerisera
 under 1 minut med GC LABOLIGHT LV-III.
 Observera :
 GC STEPLIGHT SL-I kan inte användas för ljuspolymerisering
 av GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Uppbyggnad av fasadkrona
 Applicera GC GRADIA komposit och ljuspolymerisera enligt 
 GC GRADIA´s bruksanvisning.
6. Applicering och ljuspolymerisering av Gum Opaque (GO)
 Applicera två tunna lager Gum Opaque (GO) på tandköttsdelen av
 metallkonstruktionen. Ljushärda temporärt varje lager i 1 minut med
 GC LABOLIGHT LV-III.
 Observera : 
 1) För ljuspolymerisering av Gum material, se bif. tabell över
  belysningstid och polymeriseringsdjup.
 2) För färgkorrigering, applicera Gum Opaque Modifier (GOM51) på
  det ljuspolymeriserade Gum Opaque materialet.    
  Ljuspolymerisera under 1 minut med GC LABOLIGHT LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I  kan inte användas för    
  ljuspolymerisering av Gum Opaque och Gum Opaque Modifier.  
7.  Applicering, förpolymerisering och slutlig polymerisering av Gum
 Material (G)
 Applicera Gum material (G). Ljuspolymerisera temporärt i 30 sek.
 med GC LABOLIGHT LV-III eller i 10 sek. med GC STEPLIGHT
 SL-I. Slutlig ljuspolymerisation sker under 3 min. med GC
 LABOLIGHT LV-III.
   Observera :
 1) Om appliceringen av Gum materialet är djupare än det i    
  tabellen angivna max. djupet skall materialet appliceras i skikt  
  och ljuspolymeriseras efter resp. skikt (i GC LABOLIGHT LV-III).
 2) Vid restaurationer med långa spann, appliceras materialet i
  sektioner på varsin sida om en tand med ljuspolymerisering
  för resp. sektion för att minimera de negativa effekterna av
  polymeriseringskrympningen.
 3) Applicera Gum Modifier (GM) eller Gum Translucent (GT) vid   
  behov. 
 4) Vid behov av att simulera blodkärl i tandköttsområdet, appliceras
  Gum Fiber (GF71) i translucent Gum Modifier (GM30) eller ett
  material av någon annan färg, blanda, applicera och
  ljuspolymerisera.  
 5) Vid användning av Gum Fiber, bör den täckas med Gum    
  Translucent. Ljuspolymerisera och polera.
8. Avlägsnande av syreinhiberat skikt och konturering 
    Avlägsna det syreinhiberade skiktet och konturera med ett
 hårdmetallborr, diamant eller karborundum spets.
9. Finishering
   Lämna kantanslutningen tjockare än vad som önskas vid det
 slutliga resultatet. Finishera successivt med en gummi-eller
 silikonspets.
10. Polering och höglanspolering 
 Polera och högglanspolera på traditionellt vis för att färdigställa
 tandköttsrestaurationen.

 

FÖRVARING
Förvaras svalt, skyddat ifrån solljus.
(Lagringstid : 2 år ifrån tillverkningsdatum)

FÄRGER OCH FÖRPACKNINGAR (GRADIA gum shades)
1.  Start förpackning
 Spruta á 2,4mL vätska    - Gum Opaque (GO11)   1
 Spruta á 2,4mL vätska    - Gum Opaque (GO13 )  1
 Spruta á 2,9mL material  - Gum (G21)  1
 Spruta á 2,9mL material  - Gum (G22)  1
 Spruta á 2,9mL material  - Gum (G23)  1
 Spruta á 2,9mL material - Gum (G24)  1
 Spruta á 2,4mL gel  - Gum Translucent (GT41)   1
 Engångspalett 5
 Ljusskyddande lock 1
 Blandningsblock Nr, 22 1
 Pensel Nr, 7 1
 Färgskala 1
 Färgkombinationstabell 1
2. Refill förpackningar
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 eller GO13)
        Spruta á 2,4mL vätska 
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
        Spruta á 2,4mL vätska
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
  Spruta á 2,9mL material
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or   
  GM36)
  Spruta á 2,4mL gel
 e. Gum Translucent (GT41)
  Spruta á 2,4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
  Flaska á 0,4g fiber

ATT OBSERVERA
1. Vid kontakt med oral vävnad eller hud, avlägsna omedelbart med
 en svamp eller bomull dränkt i vatten. Skölj med vatten.
2. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med vatten och  uppsök
 läkare.
3. Undvik att svälja material.
4. Om materialet är kylskåpsförvarat skall det tas fram för temperering
 i rumstemperatur minst 30 min. före det att det skall användas. 
5. Använd materialet så snabbt som möjligt efter dosering. Var noga
 med att avlägsna alla eventuella rester av material från
 sprutspetsen och sätt på skyddshättan omedelbart efter
 användning. 
6. Skall ej blandas med andra material.
7.  Vid ljuspolymerisering av materialet, använd inte någon ljuskälla
 som kan producera UV - ljus, eller polymerisationslampor som kan
 ha visst mått av UV - ljus.
8. Se inte in i ljuset vid ljuspolymeriseringen.
9. Vid konturering och polering av kompositmaterial, använd ett utsug
 och använd munskydd för att undvika inandning av damm.  
10. Penseln kan rengöras med alkohol efter användning.

Reviderad senast : 09/2012

®

Ljuspolymeriseringsenhet  För-polymerisering     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogen / G-Light  20 sek.    

Belysningstid för Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Belysningstid för Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

 GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sek.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sek.    
Halogen / G-Light    20 sek.          1 min. 

Polymeriseringsdjup (vid användning av GC LABOLIGHT LV-III)

Belysningstid

 0.2 mm 

Färger
Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Observera : 
1) GC STEPLIGHT SL- I kan inte användas för ljuspolymerisering av ovan
 material.
2) Vid användning av handhållen typ av ljuspolymeriseringslampa*, applicera
 ljus i alla riktningar för komplett polymerisering.

Observera :
1) GC STEPLIGHT SL-I kan inte användas för slutlig polymerisering.
2) Vid användning av handhållen typ av ljuspolymeriseringslampa*, applicera
 ljus i alla riktningar för komplett polymerisering. 

Observera :
Polymeriseringsdjupet för translucent Gum (G20) och Gum Modifier (GM30) är 
detsamma som för Gum Translucent.

SISTEMA DE COMPÓSITO FOTOPOLIMERIZÁVEL COR GENGIVAL

Para utilização exclusiva por um profissional segundo as indicações 
recomendadas.

INDICAÇÕES
Reprodução de tecido gengival para restaurações de coroa, tais como 
supraestruturas de implante e estruturas metálicas fixas.

CONTRA-INDICAÇÕES
Em casos raros, o produto pode provocar reações de sensibilidade 
nalgumas pessoas. Caso se observem reações desse género, 
interrompa o uso do produto e consulte um médico.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Para os passos seguintes (n.º 1-5) do procedimento, consulte as 
instruções de utilização de GC GRADIA.
1. Produção da Estrutura Metálica
 1) Proceda ao enceramento da estrutura da maneira habitual.
 2) Proceda à fundição da maneira habitual.
 3) Com uma broca de tungsténio, ajuste o modelo da maneira
  habitual.
2. Tratamento da estrutura metálica
 1) Trate a área de retenção com jato de óxido de alumínio de 50 a
  110 mícron.
 2) Limpe com ar seco, isento de óleo.
3. Aplicação de GC METALPRIMER II
 Aplique uma ou duas camadas finas de GC METALPRIMER II na
 área de retenção.
   Nota: 
 Depois de aplicar GC METALPRIMER II, comece imediatamente a
 aplicar GC GRADIA OPAQUE para evitar a contaminação da área
 de retenção.
4. Aplicação e fotopolimerização de GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Aplique uma camada de GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE à
 área de retenção para mascarar a cor do metal. Fotopolimerize
 durante 1 minuto com o dispositivo GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota:
 O dispositivo GC STEPLIGHT SL-I não pode ser usado para
 fotopolimerizar GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Construção da coroa faceta
 Aplique compósito GC GRADIA e fotopolimerize de acordo com as
 instruções de utilização de GC GRADIA.
6. Aplicação e pré-fotopolimerização de Gum Opaque (GO)
 Aplique duas camadas finas de Gum Opaque (GO) à parte da
 gengiva da estrutura metálica. Proceda à fotopolimerização
 temporária de cada camada durante 1 minuto com o dispositivo
 GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota: 
 1) Para a fotopolimerização, consulte o gráfico seguinte do Tempo
  de irradiação e Profundidade de polimerização.
 2) Para ajustes de cor, aplique Gum Opaque Modifier (GOM51) ao
  Gum Opaque fotopolimerizado. Fotopolimerize durante 1 minuto
  com o dispositivo GC LABOLIGHT LV-III.
 3) O dispositivo GC STEPLIGHT SL-I não pode ser usado para
  fotopolimerizar Gum Opaque e Gum Opaque Modifier.  
7. Aplicação, pré-fotopolimerização e polimerização final de Gum (G) 
 Aplique Gum (G). Proceda à fotopolimerização provisória durante
 30 segundos com o dispositivo GC LABOLIGHT LV-III ou durante
 10 segundos com o GC STEPLIGHT SL-I. Proceda à
 fotopolimerização final durante 3 minutos com o GC LABOLIGHT
 LV-III.
 Nota:
 1) Se a aplicação de Gum exceder a profundidade de polimerização
  mencionada no gráfico, proceda à aplicação por camadas e
  fotopolimerize-as uma a uma (com o GC LABOLIGHT LV-III).
 2) No caso de restaurações com comprimentos grandes, aplique
  por secções de cada lado de um dente e proceda à
  polimerização final de cada secção a fim de minimizar a
  contração durante a polimerização.
 3) Aplique Gum Modifier (GM) ou Gum Translucent (GT) conforme
  necessário.
 4) Se for desejável reproduzir vasos sanguíneos na área gengival,
  incorpore Gum Fiber (GF71) no Gum Modifier (GM30) translúcido
  ou material de outra cor, misture, aplique e fotopolimerize. 
 5) Quando usar Gum Fiber, cubra com Gum Translucent. Proceda à
  fotopolimerização e ao polimento.
8. Remoção da camada inibida pelo ar e Ajuste da forma
 Remova a camada inibida pelo ar e esculpa o contorno com uma
 broca de tungsténio, ponta de diamante ou ponta de carborundum.
9. Acabamento
 Deixe a margem mais grossa que o desejado e proceda ao
 acabamento progressivamente com uma ponta de borracha ou de
 silicone.
10.Polimento e Brilho
   Proceda ao polimento e brilho da maneira habitual, para completar
 a restauração gengival.

      

ARMAZENAMENTO
Conservar em local fresco, protegido da luz direta do sol.
(Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabrico)

CORES & EMBALAGENS (tonalidades gengivais GRADIA)
1. Embalagem Inicial
 Seringa com 2,4 ml de solução - Gum Opaque (GO11) 1
 Seringa com 2,4 ml de solução - Gum Opaque (GO13) 1
 Seringa com 2,9 ml de pasta- Gum (G21) 1
 Seringa com 2,9 ml de pasta- Gum (G22) 1
 Seringa com 2,9 ml de pasta- Gum (G23) 1
 Seringa com 2,9 ml de pasta- Gum (G24) 1
 Seringa com 2,4 ml de gel- Gum Translucent (GT41) 1
 Paleta descartável 5
 Tampa de proteção contra a luz 1
 Placa de mistura n.º 22 1
 Pincel n.º 7 1
 Kit de guia de tonalidades 1
 Quadro de cores 1
2. Embalagens de Reposição
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 ou GO13)
   Seringa com 2,4 mL de solução 
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
   Seringa com 2,4 mL de solução
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 ou G24)
  Seringa com 2,9 mL de pasta
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 ou
  GM36)
  Seringa com 2,4 mL de gel
 e. Gum Translucent (GT41)
   Seringa com 2,4 mL de gel
 f.  Fibras (GF71)
  Frasco com 0,4g de fibras

CUIDADO
1. Em caso de contacto com a mucosa oral ou pele, retire
 imediatamente com uma esponja ou algodão embebido em álcool.
 Lave com água.
2. Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com água
 e consulte o médico.
3.  Tome precauções para evitar a ingestão do material.
4.  Se o material for guardado num frigorífico, retire-o do frigorífico e
 deixe-o aclimatar à temperatura ambiente durante pelo menos 30
 minutos antes de usar. 
5.  Depois de dispensar, utilize o mais rapidamente possível.
 Assegure-se de que removeu todos os resíduos de material da
 ponta da seringa e reponha a tampa imediatamente depois de usar. 
6.  Não misturar com outros materiais.
7.  Quando fotopolimerizar o material, certifique-se de que respeita o
 tempo de irradiação descrito no gráfico acima mencionado. Não
 use dispositivos de fotopolimerização de luz ultravioleta ou de luz
 visível que possam emitir luz ultravioleta.
8. Ao fotopolimerizar o material, não olhe diretamente para a luz.
9. Durante o procedimento complexo de polimento e ajuste da resina
 composta, use um aspirador e uma máscara de proteção para
 evitar a inalação do pó. 
10. O pincel pode ser limpo com álcool depois de usar.

Última revisão: 09/2012
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Definitieve 
polymerisatie

Lichtpolymerisatie 
apparaten

Pre-poly 
merisatie

       
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 

 / G-Light  20 sec.    

 GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    

 / G-Light    20 sec.          1 min. 

III)

 0.2 mm 

(30 sec.) (1 min.) (3 min.)
Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

I

I

Aparelho de fotopolimerização  Pré-polimerização     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogéneo / G-Light  20 sec.    

Tempo de irradiação para Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Tempo de irradiação para Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

 GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    
Halogéneo / G-Light    20 sec.          1 min. 

Profundidade de polimerização (com GC Labolight LV-III)

Tempo de irradiação

 0.2 mm 

Tonalidades

Pré-polimer
ização
(30 seg.)

Pré-polimer
ização
(1 min.) 

Polimerização 
final
(3 min.)

Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Nota: 
1)  O dispositivo GC STEPLIGHT SL-I não pode ser utilizado para
 fotopolimerizar os materiais acima.
2)  Se utilizar um aparelho de fotopolimerização do tipo manual*, aplique a luz
 em todas as direções para uma polimerização completa.

Nota:
1) O GC STEPLIGHT SL-I não pode ser utilizado para a polimerização final.
2) Se utilizar um aparelho de fotopolimerização do tipo manual*, aplique a luz
 em todas as direções para uma polimerização completa.

Nota:
As profundidades de polimerização de Gum (G20) translúcido e Gum Modifier 
(GM30) são equivalentes à de Gum Translucent.

Aparelho de 
fotopolimerização

Pré-polimer
ização

Polimeri
zação final

Förpolymeri- 
sering

(30 sek.)

Förpolymeri-
sering

(1 min.)

Slutlig 
polymerisering

(3 min.)

Ljuspolymeriseringsenhet För
polymerisera

Slutlig polymeri-  
sering

GC LABOLIGHT LV-III, II 30 sek.                    3 min. 
GC STEPLIGHT SL-I 10 sek.   
Halogen / G-Light 20 sek.                    1 min. 

Lyspolymerisering
senhed Forpoly-meriser Slut- polymeri-

sering

Bemærk :
1) GC STEPLIGHT SL-I kan ikke anvendes til slutpolymerisering .
2) Ved anvendelse af håndholdt type af lyspolymeriseringslampe*,
 applicer lys i alle retninger for at opnå en komplet polymerisering.

Belysningstid ved Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

0,2 mm 
0,2 mm 

5,0 mm 
1,5 mm 
2,5 mm 

3,0 mm 
0,8 mm 
1,1 mm 

Belysningstid

Farver

Forpolymeri- 
sering
(30 sek.)

Forpolymeri-
sering
(1 min.)

Slut 
polymerisering
(3 min.)

Gum Opaque
Gum Opaque Modifier

Gum Modifier 
Gum

Gum Translucent

Bemærk :
Polymeriseringsdybden ved translucent Gum (G20) og Gum Modifier 
(GM30) er den samme som ved Gum Translucent.

Polymeriseringsdybde (ved anvendelse af GC LABOLIGHT LV-III)

Bemærk : 
1) GC STEPLIGHT SL-I kan ikke anvendes til lyspolymerisering af
 ovenfor nævnte materialer.
2) Ved anvendelse af håndholdt type af lyspolymeriseringslampe*, applicer
 lys i alle retninger for at opnå en komplet polymerisering.

Lyspolymeriseringsenhed 

GC LABOLIGHT LV-III, II  1 min. 
Halogen / G-Light 20 sek.

Forpolymerisering

Belysningstid ved Gum Opaque, Gum Opaque Modifier
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ENPrior to use, carefully read 
the instructions for use. DEVor der Benutzung bitte die 

Gebrauchsanweisung gründlich lesen. ITLeggere attentamente le 
istruzioni prima dell'uso.FRAvant toute utilisation, lire 

attentivement les instructions d’emploi. ESAntes de usar, lea detalladamente 
las instrucciones de uso.

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
Reproduction of gum tissue for crown restorations, such as implant 
superstructures and removable metal frames.

CONTRAINDICATIONS
In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. If 
such reactions are experienced, discontinue use of the product and 
refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE
For the following steps (No.1-5) of the procedure, refer to GC GRADIA 
instructions for use.
1.  Production of Metal Framework
 1)  Wax up framework in usual manner.
 2)  Cast in usual manner.
 3)  Using a carbide bur, adjust casting in usual manner.
2. Treatment of Metal Framework
 1)  Sandblast retention area using 50 to 110 micron aluminum oxide.
 2) Clean with dry, oil-free air.
3. Application of GC METALPRIMER II
 Apply one or two thin coats of GC METALPRIMER II to the retention
 area.
   Note : 
 After application of the GC METALPRIMER II, immediately start to
 apply GC GRADIA OPAQUE to avoid contamination of the retention
 area.
4. Application and Light curing of GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
   Apply a layer of GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE to the
 retention area to mask the metal colour. Light cure for 1 minute 
 using the GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing GC
 GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Build-up of veneer crown
   Apply GC GRADIA composite and light cure according to GC
 GRADIA instructions for use.
6. Application and Pre-light curing of Gum Opaque (GO)
    Apply two thin layers of Gum Opaque (GO) to the gum part of the
 metal framework. Temporarily light cure each layer for 1 minute
 using the GC LABOLIGHT LV-III.
 Note : 
 1) For light curing refer to the following chart of Irradiation time and
  Depth of cure.
    2) For colour adjustment, apply Gum Opaque Modifier (GOM51) to
  the light cured Gum Opaque. Light cure for 1 minute using the GC
  LABOLIGHT LV-III.
 3) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing 
  Gum Opaque and Gum Opaque Modifier.  
7.  Application, Pre-curing and Final curing of Gum (G)
   Apply Gum (G). Temporarily light cure for 30 seconds using the
 GC LABOLIGHT LV-III or for 10 seconds using the GC STEPLIGHT
 SL-I. Finally light cure for 3 minutes using the GC LABOLIGHT LV-III.
   Note :
 1) If gum application exceeds the depth of cure mentioned in the
  chart, apply in layers and light cure respectively (in the GC
  LABOLIGHT LV-III).
 2)  In case of long span restorations, apply in sections to each side of
  one tooth and carry out final cure respectively in order to minimise
  curing shrinkage.
 3) Apply Gum Modifier (GM) or Gum Translucent (GT)
  as necessary.
 4) If it is desired to reproduce blood vessels in the gum area,
  incorporate Gum Fiber (GF71) in translucent Gum Modifier (GM30)
  or material of another shade, mix, apply and light cure.  
 5) When using Gum Fiber, cover with Gum Translucent. Light cure
  and polish.
8. Removal of air inhibited layer and Shape adjustment 
    Remove air inhibited layer and adjust contour using a carbide bur,
 diamond point or carborundum point.
9. Finish
   Leave the margin thicker than desired and progressively finish using
 a rubber point or silicone point.
10. Polish and Buff
   Polish and buff in usual manner to complete the gum restoration.

STORAGE
Store in a cool place away from direct sunlight.
(Shelf life : 2 years from date of manufacture)

SHADES & PACKAGES (GRADIA gum shades)
1.  Starter Package
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO11)   1
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO13)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G21)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G22)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G23)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G24)   1
 Syringe of 2.4mL gel         - Gum Translucent (GT41)    1
 Disposable palette     5
 Light protective cover    1
 Mixing pad No. 22    1
 Brush No. 7     1
 Shade guide kit   1
 Color chart  1
2. Refill Packages
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Syringe of 2.4mL solution 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Syringe of 2.4mL solution
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
       Syringe of 2.9mL paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or
  GM36)
       Syringe of 2.4mL gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Syringe of 2.4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Bottle of 0.4g fibers

CAUTION
1.  In case of contact with oral tissues or skin, remove immediately with
 a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
 medical attention.
3. Take care to avoid ingestion of the material.
4. If material is stored in a refrigerator, remove from refrigerator and
 leave to stand at room temperature for at least 30 minutes before
 use. 
5. After dispensing material, use as quickly as possible. Be sure to
 remove any residual material from the tip of the syringe and   
 replace cap immediately after use. 
6. Do not mix with other materials.
7.  When light curing material, be sure to follow the irradiation time
 described in the above- mentioned chart. Do not use ultraviolet
 lights or visible light curing devices that can radiate ultraviolet light.
8. When light curing material, do not look directly into the light.
9. When adjusting or polishing composite resin, use a dust collector and
 wear a dust mask to avoid inhaling dust.  
10. The brush can be cleaned with alcohol after use.

Last revised : 08/2012
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Light curing device  Pre-cure     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogen / G-Light  20 sec.    

Irradiation time for Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Irradiation time for Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Light curing device  Pre-cure  Final cure 
GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    
Halogen / G-Light    20 sec.          1 min. 

Depth of cure (using the GC Labolight LV- III)

Irradiation time

 0.2 mm 

Shades
Pre-cure
(30 sec.)

Pre-cure
 (1 min.)

Final cure
(3 min.)

Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Note : 
1) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used to light cure the above materials.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions
 for complete polymerization.

Note :
1) The GC STEPLIGHT SL- I cannot be used for final curing.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions for
 complete polymerization.

Note :
The depths of cure for translucent Gum (G20) and Gum Modifier
(GM30) are equivalent to that of Gum Translucent.

LICHTHÄRTENDES ZAHNFLEISCHFARBENES 
KOMPOSITSYSTEM

Nur von zahntechnischem / zahnärztlichem Fachpersonal für die 
genannten Anwendungsgebiete zu verwenden.

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE
Reproduktion von Zahnfleisch, implantatgetragenen Suprastrukturen 
und herausnehmbarem Zahnersatz.

GEGENANZEIGEN
In seltenen Fällen kann es zu einer Überempfindlichkeit kommen. In 
diesem Fall muß das Produkt sofort aus dem Mund entfernt werden 
und anschließend ein Arzt aufgesucht werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG
Für die folgenden Schritte (Nr.1-5) bitte auch die Gebrauchsanweisung 
für GC GRADIA beachten.
1. Herstellung von herausnehmbarem Zahnersatz
 1)  Zunächste wie gewohnt aufwachsen.
 2) Daraufhin einen Abdruck erstellen.
 3) Mit einem Polierer den Abdruck entsprechend anpassen.
2. Behandlung des metallischen Trägers
 1)  Die Retention mit Aluminiumoxid 50 bis 110 Micron Korngröße
   sandstrahlen.
 2)  Anschließend mit trockener und ölfreier Druckluft reinigen.
3. Anwendung von GC METALPRIMER II
 Die Retentionsfläche mit einem oder zwei dünnen
 Überzügen von GC METALPRIMER II versehen.
 BEMERKUNG :
 Unmittelbar nach der Anwendung von GC METAL PRIMER II mit
 dem Auftrag von GC GRADIA OPAQUE beginnen, um eine
 zwischenzeitliche Verunreinigung der Retentionsfläche zu
 vermeiden.
4. Aufbringen und Lichthärten von GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Um die Retentionsfläche des Gerüstes abzudecken, wird eine
 Schicht GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE auf die
 Retentionsfläche aufgebracht und anschließend eine Minute lang mit
 dem GC LABOLIGHT LV-III gehärtet.
 Anm. :
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE kann nicht mit dem GC
 STEPLIGHT SL-I ausgehärtet werden.
5. Aufbau eines Veneers
   Die Schritte zur Herstellung eines Veneers inklusive der
 Lichthärtezeiten befinden sich in der Arbeitsanleitung für GC
 GRADIA.
6. Anwendung und Lichthärtung von Gum Opaque (GO)
    Es werden zwei dünne Schichten von Gum Opaque (GO) auf den
 Zahnfleischbereich des Gerüstes aufgebracht. Jede Schicht eine
 Minute
 lang mit dem GC LABOLIGHT LV-III provisorisch lichthärten.
 BEMERKUNG :
 1) Um Materialien zu härten, bitte die nachfolgende Tabelle für
  Belichtungszeit und Belichtungstiefe beachten.
 2) Für Farbabstimmungen Gum Opaque Modifie (GOM51) auf den
  ausgehärteten Gum Opaque auftragen. Dann 1 Minute im
  LABOLIGHT LV-III aushärten.
 3) Gum Opaque und Gum Opaque Modifier können nicht mit dem
  GC STEPLIGHT SL-I ausgehärtet werden. 
7.  Auftragen, Zwischenhärten und Endhärtung des Gum (G)
   Zunächst wird Gum (G) aufgetragen. Anschließend 30 Sekunden
 lang Lichthärten mit dem GC LABOLIGHT LV-III oder 10 Sekunden
 mit dem GC STEPLIGHT SL-I. Die abschließende Aushärtung
 erfolgt im GC LABOLIGHT LV-III.   
 BEMERKUNG :
 1)  Wenn die Schichtstärke des aufgetragenen Materials die in der
  Belichtungstabelle angegebene übersteigt, so muß in mehreren
  Schichten gearbeitet und jeweils zwischengehärtet werden. 
 2)  Bei großspannigen Restauration immer eine Seite eines
  Zahnes auftragen und zwischenhärten, um Schrumpfungen zu
  vermeiden.
 3)  Wenn es notwendig ist, kann Gum Modifier und Gum Translucent
  aufgetragen werden.
 4)  Wenn die Reproduktion von Blutgefäßen erwünscht ist, kann Gum
  Fiber (GF71) in transluzentem Gum Modifier (GM30) oder einem
  Material mit anderem Farbton aufgelegt werden. Gum Translucent
  darüber geben und dann aushärten.
8. Wiederherstellung der Inhibitionsschicht zur Formkorrektur 
    Die Oberfläche mit einem Diamanten abreiben, Modifier auftragen
 und dann wie gewohnt weiterarbeiten.
9. Finish
   Die Schichtung sollte etwas dicker als gewünscht geschichtet
 werden und dann mit einem Silikonpolierer die gewünschte Endform
 ausarbeiten.
10. Polieren
  Wie gewohnt polieren um die Restauration fertigzustellen.

LAGERUNG
An einem trockenen Ort, abseits von direkter Sonneneinstrahlung 
aufbewahren.
(Haltbarkeit : 2 Jahre ab Herstellungsdatum)

FARBEN UND HANDELSFORMEN (GRADIA gum shades)
1. Starterpacket
 Spritze mit 2,4mL Lösung  - Gum Opaque (GO11)   1
 Spritze mit 2,4mL Lösung  - Gum Opaque (GO13 )  1
 Spritze mit 2,9mL Paste    - Gum (G21)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste    - Gum (G22)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste   - Gum (G23)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste   - Gum (G24)  1
 Spritze mit 2,4mL Gel        - Gum Translucent (GT41)   1
 Einwegpalette     5
 Lichtschutzhülle    1
 Anmischpad No, 22    1
 Pinsel No, 7    1
 Farbschlüsselset    1
 Farbtafel     1
2. Nachfüllpackungen
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Spritze mit 2,4mL Lösung
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Spritze mit 2,4mL Lösung
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
        Spritze mit 2,9mL Paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or GM36)
        Spritze mit 2,4mL Gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Spritze mit 2,4mL Gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
        Flasche mit 0,4g fibers

ACHTUNG
1.  Bei Kontakt mit Haut oder Schleimhaut, sofort mit einem in Alkohol
 getränktem Tuch entfernen. Mit Wasser spülen. 
2.  Bei Augenkontakt, mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
3.  Nicht für die Nahrungsaufnahme geeignet.
4.  Wenn das Material in einem Kühlschrank aufbewahrt wird, sollte es ca. 30
 Minuten vor der Anwendung herausgenommen werden, damit es sich auf   
 Raumtemperatur erwärmen kann. 
5.  Material nach der Entnahme aus der Spritze sofort verwenden ;
 anschließend die Spitze säubern und sofort wieder verschließen. 
6.  Nicht mit anderen Materialien vermischen.
7.  Zur Lichthärtung unbedingt die in der Tabelle oben angegebenen Zeiten
 beachten. Keine UV-Lampe bzw. eine Lampe, welche sichtbares Licht und
 UV-Licht abgibt, verwenden.
8.  Beim Aushärten nicht direkt in das Licht sehen.
9.  Beim Korrigieren und Polieren des Materials unbedingt einen Staubazug
 sowie eine Staubschutzmaske verwenden! 
10. Die Staubabzug kann nach dem Gebrauch mit Alkohol gereinigt werden.

Zuletzt aktualisiert : 08/2012
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SYSTÈME COMPOSITE PHOTOPOLYMÉRISABLE POUR LA 
REPRODUCTION DE FAUSSE GENCIVE

Ne doit être utilisé que par un professionnel de l'Art dentaire, dans les 
indications recommandées.

INDICATIONS RECOMMANDEES
Reproduction du tissu gingival dans les restaurations coronaires telles 
que les supra-structures implantaires ou prothèses adjointes à châssis 
métallique.

CONTRE INDICATION
Dans de rares cas, le produit peut causer une réaction chez certaines 
personnes. Si un tel phénomène apparaît, arrêter l'emploi du produit et 
consulter un médecin.

MODE D'EMPLOI
Pour les étapes qui suivent (1 à 5) de la procédure, se référer au mode 
d'emploi de GC GRADIA.
1.  Fabrication du châssis métallique.
 1) Réaliser la construction en cire de façon habituelle.
 2) Couler de manière habituelle.
 3) Ajuster la coulée de façon usuelle avec une fraise au carbure.
2.  Traitement du châssis métallique.
 1) Sabler les zones de rétention à l'oxyde d'alumine à 50-110.
 2) Sécher à l'air sec, sans trace d'huile.
3.  Application du GC METALPRIMER II
 Appliquer une ou deux fines couches de GC METALPRIMER II
 sur les zones de rétention.
 Note :
 Après application de GC METALPRIMER II commencer
 immédiatement l'application de GC GRADIA OPAQUE afin d'éviter
 toute contamination de la surface de rétention.
4.  Application et photopolymérisation de GC GRADIA
 FOUNDATION OPAQUE
 Appliquer une couche de GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE
 sur la zone de rétention pour masquer la couleur du métal.
 Photopolymériser pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV-III.
 Note :
 La GC STEPLIGHT SL-I  ne peut pas être utilisée pour la
 photopolymérisation de GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5.  Montage de la couronne à facette.
 Appliquer le composite GC GRADIA et photopolymériser selon le
 mode d'emploi de GC GRADIA.
6.  Application et prépolymérisation de Gum Opaque (GO)
 Appliquer deux couches fines de Gum Opaque (GO) sur la partie
 gingivale du châssis métallique. Photopolymériser temporairement
 chaque couche pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 1) Pour photopolymériser les matériaux Gum de type gencive, se
  reporter aux tableaux de temps de polymérisation et de
  profondeur de polymérisation ci-après.
 2) Pour l'ajustage de la teinte, appliquer Gum Opaque Modifier
  (GOM 51) sur le Gum Opaque polymérisé. Photopolymériser
  pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV- III.
 3) La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour    
  polymériser Gum Opaque et Gum Opaque Modifier.
7.  Application, pré-polymérisation et polymérisation finale du
 matériau Gum (G)
 Appliquer le matériau Gum (G). Le photopolymériser
 temporairement pendant 30 secondes dans le GC LABOLIGHT
 LV- III ou pendant 10 secondes avec la GC STEPLIGHT SL-I.   
 Procéder à la photopolymérisation finale pendant 3 minutes dans
 le GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 1) Si l'application de matériau Gum dépasse l'épaisseur    
  polymérisable telle qu'indiquée dans le tableau, l'appliquer par   
  couches et les photopolymériser au fur et à mesure (dans le 
  GC LABOLIGHT LV- III).
 2) Dans le cas de restauration longue portée, appliquer par
  zones successive de part et d'autre de chaque dent et procéder   
  aux polymérisations successives afin de minimiser le retrait de   
  polymérisation.
 3) Appliquer le Gum Modifier (GM) ou le Gum Translucent (GT)
  autant que nécessaire.
 4) Si l'on souhaite reproduire les vaisseaux sanguins dans la    
  gencive incorporer du Gum Fiber (GF71) (veinules) dans le    
  Gum Modifier transparent (GM 30) ou un matériau d'une autre
  teinte, mélanger, appliquer et photopolymériser.
 5) Lorsque l'on utilise le matériau Gum Fiber recouvrir avec du  
  Gum Translucent, photopolymériser et polir.
8.  Elimination de la couche d'inhibition avec AIR BARRIER et ajustage
 de la forme.
 Eliminer la couche d'inhibition par l'oxygène et achever la finition
 en utilisant une fraise au carbure, diamantée, ou une pointe au   
 carborundum.
9.  Finition.
 Laisser l'épaisseur marginale souhaitée et finir progressivement en   
 utilisant une pointe montée caoutchouc ou siliconée.
10. Polissage et Brillantage.
 Polir et brillanter de manière traditionnelle pour terminer la
 restauration de gencive.

STOCKAGE
Conserver dans un endroit sec et frais à l'écart de la lumière du soleil.
(Durée d'utilisation = Deux ans à compter de la date de fabrication)

TEINTES et CONDITIONNEMENTS (GRADIA gum shades)
1. Kit de base : "STARTER PACKAGE"
 Seringue de 2,4mL de pâte fluide  - Gum Opaque (GO11)  1
 Seringue de 2,4mL de pâte fluide - Gum Opaque (GO13)   1
 Seringue de 2,9mL de pâte        - Gum (G21)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte          - Gum (G22)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte   - Gum (G23)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte   - Gum (G24)  1
 Seringue de 2,4mL gel    - Gum Translucent (GT41)  1
 Palette jetable    5
 Couvercle de protection contre la lumière 1
 Bloc de mélange N 22     1
 Pinceau N 7    1
 Kit teintier    1
 Palette de teintes   1
2. Recharges.
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 et GO13)
  Seringue de 2,4mL de pâte fluide
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
  Seringue de 2,4mL de pâte fluide
 c. Gum ( G20, G21, G22, G23, et G24)
  Seringue de 2,9mL de pâte
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 et
  GM36)
  Seringue de 2,4mL de gel
 e. Gum Translucent (GT41)
  Seringue de 2,4mL de gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
   Flacon de 0,4g de veinules

ATTENTION !
1. En cas de réaction avec la muqueuse orale ou la peau, retirer
 immédiatement le matériau avec une petite éponge ou un coton
 imbibé d'alcool. Rincer à l'eau.
2. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau
 et consulter un médecin.
3. Ne pas ingérer le matériau.
4. Si le matériau est conservé au réfrigérateur sortez le au moins
 30min avant utilisation à température ambiante.
5. Après prélèvement du matériau, utilisez-le aussi rapidement que   
 possible. S'assurer de l'élimination de tout résidu sur l'embout de la
 seringue et refermer après extrusion du matériau la capuchon
 immédiatement après l'emploi.
6. Ne pas mélanger avec d'autres matériaux.     
7. Lorsque l'on procède à la photopolymérisation du matériau,
 s'assurer du respect des valeurs données dans les tableaux ci-  
 dessus. Ne pas utiliser d'activateurs à ultra-violets ou d'activateur à
 lumière visible pouvant émettre des rayons ultra-violets.
8. Lors de la photopolymérisation, ne jamais regarder directement la
 lumière.
9. Lors de l'ajustage de la forme et du polissage d'une résine
 composite, utiliser une aspiration et porter un masque afin d'éviter
 toute inhalation de poussière.
10.Le pinceau peut-être nettoyé avec de l'alcool après usage.

Dernière mise à jour : 08/2012
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SISTEMA COMPOSITO FOTOPOLIMERIZZABILE PER LA 
RIPRODUZIONE DEI TESSUTI GENGIVALI

Per uso esclusivamente professionale nelle indicazioni raccomandate.

ISTRUZIONI RACCOMANDATE
Riproduzione del tessuto gengivale per ricostruzioni su corone quali 
sovrastrutture su impianti e protesi mobili in metallo.

CONTROINDICAZIONI
In rari casi il prodotto può causare sensibilizzazione in alcune persone. 
Se si verificano tali reazioni, interrompere l'uso del prodotto e 
consultare un medico.

ISTRUZIONI PER L'USO
Per i passaggi della procedura illustrati di seguito (N 1-5), consultare le 
istruzioni per l'uso di GC GRADIA.
1.  Realizzazione di strutture in metallo
 1)  Eseguire la ceratura diagnostica della struttura procedendo nel
  modo consueto.
 2) Realizzare il modello nel modo consueto.
 3) Utilizzando una fresa al tungsteno, regolare il modello nel modo   
 consueto.
2. Trattamento delle strutture in metallo
 1)  Sabbiare l'area di ritenzione utilizzando ossido di alluminio da
  50-110 micron.
 2) Pulire con aria asciutta e priva di olio.
3. Applicazione di GC METALPRIMER II
 Applicare uno o due strati sottili di GC METALPRIMER II sull'area
 di ritenzione.
 Nota : 
 Dopo aver applicato GC METALPRIMER II, iniziare
 immediatamente ad applicare GC GRADIA OPAQUE per evitare
 qualunque contaminazione dell'area di ritenzione.
4. Applicazione e fotopolimerizzazione di GC GRADIA
 FOUNDATION OPAQUE
 Applicare uno strato di GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE   
 sull'area di ritenzione in modo da mascherare il colore del metallo.
 Fotopolimerizzare per 1 minuto utilizzando GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
  Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per fotopolimerizzare
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Stratificazione delle corone veneer 
   Applicare il composito GC GRADIA e fotopolimerizzare come   
 indicato nelle istruzioni per l'uso di GC GRADIA.
6. Applicazione e potopolimerizzazione preliminare di Gum
 Opaque (GO)
    Applicare due strati sottili di Gum Opaque (GO) sulla parte di
 gengiva della struttura in metallo. Fotopolimerizzare
 temporaneamente ciascuno strato per 1 minuto utilizzando 
 GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota : 
 1)  Per la fotopolimerizzazione dei materiali Gum consultare il
  grafico dei tempi di irraggiamento e delle profondità di 
  polimerizzazione riportato di seguito.
 2) Per la regolazione del colore, applicare Gum Opaque Modifier
  (GOM51) sullo strato fotopolimerizzato di Gum  Opaque.    
  Fotopolimerizzare per 1 minuto utilizzando GC LABOLIGHT
  LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I non può essere utilizzato per    
  fotopolimerizzare Gum Opaque o Gum Opaque Modifier.  
7.  Applicazione, polimerizzazione preliminare e polimerizzazione
 finale del materiale Gum (G)
 Applicare il materiale Gum (G).  Fotopolimerizzare 
 temporaneamente per 30 secondi utilizzando GC LABOLIGHT
 LV-III oppure per 10 secondi usando GC STEPLIGHT SL-I.    
 Eseguire la fotopolimerizzazione finale per 3 minuti utilizzando 
 GC LABOLIGHT LV-III.
    Nota :
 1)  Se l'applicazione del materiale per gengive ha una profondità di   
  polimerizzazione superiore a quella indicata nel grafico,    
  applicare il materiale in diversi strati e fotopolimerizzare    
  ciascuno strato (con GC LABOLIGHT LV-III).
 2) In caso di ricostruzioni estese, applicare in sezioni su ciascun   
  lato del dente ed eseguire la fotopolimerizzazione finale di    
  ciascuna sezione per minimizzare la contrazione dovuta alla   
  polimerizzazione.
 3) Applicare Gum Modifier (GM) oppure Gum Translucent (GT)
  secondo necessità.
 4) Se si vogliono riprodurre i vasi sanguigni nell'area gengivale,   
  incorporare Gum Fiber (GF71) nel materiale traslucido Gum   
  Modifier (GM30) o materiale di altro colore, miscelare, applicare
  e fotopolimerizzare.  
 5) Quando si usa Gum Fiber, ricoprire con Gum Translucent,
  fotopolimerizzare e lucidare.
8. Eliminazione dello strato inibito dall'aria e modellazione della forma 
 Eliminare lo strato inibito dall'aria e regolare il contorno utilizzando
 una fresa con punta di tungsteno, di diamante, oppure di
 carborundum.
9. Rifinitura 
 Lasciare un margine più spesso del necessario e rifinire    
 gradualmente utilizzando una punta in gomma o silicone.
10.Levigatura e lucidatura
 Levigare e lucidare nel modo consueto per completare la
 ricostruzione della gengiva.

 

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e lontano dalla luce solare diretta.
(Durata utile : 2 anni dalla data di produzione)

COLORI E CONFEZIONI (GRADIA gum shades)
1.  Confezione iniziale
 Siringa da 2,4mL di soluzione - Gum Opaque (GO11)    1
 Siringa da 2,4mL di soluzione - Gum Opaque (GO13 )   1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G21)  1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G22)  1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G23) 1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G24)  1
 Siringa da 2,4mL di gel        - Gum Translucent (GT41)   1
 Tavoletta usa e getta 5
 Coperchio fotoprotettivo 1
 Blocchetto di miscelazione N 22  1
 Pennello N 7 1
 Kit scala colori 1
 Tabella colori 1
2. Confezioni di ricambi
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 o GO13)
         Siringa da 2,4mL di soluzione 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Siringa da 2,4mL di soluzione
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 o G24)
        Siringa da 2,9mL di pasta
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 o
  GM36)
       Siringa da 2,4mL di gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Siringa da 2,4mL di gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Flacone da 0,4g di fibre

AVVERTENZE
1.  In caso di contatto con i tessuti orali o la cute, eliminare    
 immediatamente il prodotto con una spugna o del cotone
 imbevuto d'alcol e sciacquare con acqua.
2. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con
 acqua e consultare un medico.
3. Evitare che il materiale venga ingerito.
4. Se il materiale viene conservato in frigorifero, estrarlo dal
 frigorifero e lasciarlo a temperatura ambiente per almeno 30 minuti
 prima dell'uso. 
5. Una volta estratto il materiale, utilizzarlo appena possibile.
 Accertarsi di togliere l'eventuale materiale residuo dalla punta della
 siringa e riapplicare il cappuccio immediatamente dopo l'uso. 
6. Non mischiare con altri materiali.
7.  In fase di fotopolimerizzazione, attenersi ai tempi di
 irraggiamento descritti nella tabella precedentemente riportata.   
 Non utilizzare lampade ultraviolette o fotopolimerizzaatori a luce
 visibile che possono irradiare luce ultravioletta.
8. Durante la fotopolimerizzazione del materiale, evitare di
 guardare direttamente la lampada.
9. Durante la regolazione o la lucidatura della resina composita,
 utilizzare un aspiratore di polveri e indossare l'apposita mascherina
 per evitare di inalare la polvere.  
10. Dopo l'uso, il pennello può essere pulito con alcool.

Ultima revisione : 08/2012
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SISTEMA FOTOPOLIMERIZABLE DE COMPOSITE PARA LA 
REPRODUCCIÓN DEL TEJIDO GINGIVAL

Sólo para uso dental profesional y con las recomendaciones indicadas.

INDICACIONES
Elaboración del tejido gingival para restauraciones de coronas, 
supraestructuras de implantes y estructuras de metal removibles.

CONTRAINDICACIONES
En algunos casos puede causar sensibilidad a algunas personas. En 
este caso, dejar de usarlo, y consultar al médico.

INSTRUCCIONES DE USO
Para los siguientes pasos (No.1-5) seguir las instruciones de uso de GC 
GRADIA.
1. La elaboración de la estructura de metal
 1) Encerar la estructura de metal de la manera usual.
 2) Modelar de la manera usual.
 3) Usar una fresa de carburo, ajustando el modelo de la manera usual.
2. El tratamiento de la estructura de metal
 1) Tratar con chorro de arena el área de retención, usando 50 a 110
  micras de óxido de aluminio.
 2) Limpiar con aire seco, sin aceite.
3. La aplicación del GC METALPRIMER II
 Aplicar una o dos capas finas del GC METALPRIMER II en el
 área de retención.
 Nota :
 Después de haber aplicado el GC METALPRIMER II, comenzar
 inmediatamente con la aplicación del GC GRADIA OPAQUE, evitando
 así, la contaminación del área de retención.
4. La aplicación y polimerización del GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Aplicar el GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE en el área de   
 retención para cubrir el color del metal. Fotopolimerizar durante un
 minuto, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para la polimerización del
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. La elaboración de la corona veneer
 Aplicar el GC GRADIA composite y fotopolimerizar según las
 instrucciones de uso.
6. La aplicación y polimerización del Gum Opaque (GO)
 Aplicar dos capas finas de Gum Opaque (GO) en la parte gingival de
 la estructura de metal. Fotopolimerizar temporalmente cada una de
 las capas durante 1 minuto, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 1) Para fotopolimerizar el material GUM, observar el siguiente cuadro
  sobre tiempo de irradiación e intensidad de polimerización.
 2) Para el ajuste del color, aplicar Gum Opaque Modifier (GOM51) al
  GUM Opaque fotopolimerizado. Polimerizar durante 1 minuto,
  usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los
  Gum Opaque y Gum Opaque Modifier.
7. La aplicación, pre-polimerización y polimerización final del material
 Gum (G) 
 Aplicar el material Gum (G). Fotopolimerizar temporalmente durante
 30 segundos usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III o por 10
 segundos, usando GC STEPLIGHT SL-I. Efectuar la polimerización
 final durante 3 minutos, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 1) Si la aplicación del material gingival excede el grosor que se indica
  en el cuadro de abajo, aplicar en capas y fotopolimerizar
  respectivamente (en GC LABOLIGHT LV-III).
 2) En caso de restauraciones extensas aplicar en secciones en cada
  lado del diente y proseguir con la polimerización final
  respectivamente, para así disminuir la contracción durante la   
  polimerización.
 3) Aplicar lo que se necesite de Gum Modifier (GM) o Gum   
  Translucent (GT).
 4) Si se desea, reproducir canales en el área gingival, incorporar
  Gum Fiber (GF71) en la Gum Modifier (Gum 30) Translucent o
  material de otro tono, mezclar, aplicar y fotopolimerizar.
 5) Cuando se use Gum Fiber, cubrirla con Gum Translucent.
  Fotopolimerizar y pulir. 
8.Eliminar la capa de aire inhibido y ajustar la forma
 Quitar la capa de aire inhibido y ajustar los contornos, usando una
 fresa de carbudo, una punta diamantada o una punta de carborundo.
9. Acabado
 Dejar el márgen más grueso de lo que se desea y terminar
 progresivamente usando una punta de goma o de silicona.
10.Pulido y brillo
 Pulir de la manera habitual para finalizar la restauración gingival.

 

ALMACENAJE 
Almacenarlo en un lugar fresco y lejos de los rayos directos del sol.
(Fecha de caducidad : 2 años después de su fabricación)

COLORES Y ENVASE (GRADIA gum shades)
1. Set básico
 Jeringa de 2,4mL solución - Gum Opaque (GC11)  1
 Jeringa de 2,4mL solución - Gum Opaque (GO13)  1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G21)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G22)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G23)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G24)    1
 Jeringa de 2,4mL gel - Gum Translucent (GT41)   1
 Espátula disponible      5
 Protectores de luz       1
 Bloc de mezcla No, 22      1
 Cepillo No, 7      1
 Guía de tonalidades      1
 Escala de colores      1
2. Reposiciones
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 o GO 13)
  Jeringa de 2,4mL solución
 b. Gum Opaque Modifier  (GOM51)
  Jeringa de 2,4mL solución
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 o G24)
  Jeringa de 2,9mL pasta
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 o GM36)
  Jeringa de 2,4mL gel
 e. Gum Translucent (GT41)
  Jeringa de 2,4mL gel
 f. Gum Fiber (GF71)
  Tarro 0,4gr. fibra.

PRECAUCIÓN
1. En caso de contacto con el tejido oral o con la piel, limpiar
 inmediatamente con una esponja o algodón, humedecido en alcohol.
 Lavar con agua.
2. En caso de contacto o que entre en los ojos, lavar con agua
 inmediatamente y consultar al médico.
3. Poner atención de no ingerir el material.
4. Si el material está almacenado en el frigorífico, sacarlo y antes de
 usarlo, mantenerlo a temperatura ambiental por lo menos durante
 30 minutos.
5.Usar el material inmediatamente después de haberlo sacado.
 Asegurarse de haber quitado todo el material restante de la punta
 de la jeringa y colocar la tapa inmediatamente después de usarse.
6.No mezclarlo con otros materiales.
7. Cuando se efectúa la polimerización del material, hay que
 asegurarse de seguir las indicaciones descritas en el cuadro de   
 tiempo de irradiación, arriba descrito. No usar rayos de luces
 ultravioletas o unidades de polimerización visibles, que puedan   
 emitir rayos de luz ultravioleta.  
8. Cuando se está polimerizando el material, no se debe mirar
 directamente la luz.
9. Cuando se ajusta o se pule la resina de composite, hay que usar un
 colector de polvo y usar una mascarilla para evitar inhalar el polvo.
10.Hay que limpiar el cepillo con alcohol después de usarlo.

Última revisión: 08/2012
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Lichthärtegerät  Vorhärtung     
GC LABOLIGHT LV- III, II       1 Min. 
Halogen / G-Light     20 Sek.

Belichtungszeit für Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

BEMERKUNG :
1) Das GC STEPLIGHT SL-I kann nicht zur Endhärtung verwendet werden.
2) Bei Benutzung eines Handlichthärtungsgerätes* bitte von allen Seiten
 belichten, um eine vollständige Polymerisation sicherzustellen.

Belichtungszeit für Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Lichthärtungsgerät  Vorhärtung  Aushärtung 
GC LABOLIGHT LV- III, II       30 Sek.         3 Min. 
GC STEPLIGHT SL- I       10 Sek.    
Halogen / G-Light       20 Sek.       1 Min.
Bemerkung :
1) Die GC STEPLIGHT SL-I kann nicht zur Endpolimerisation benützt werden. 
2)  Bei Benutzung eines Handlichthärtungsgerätes* bitte von allen Seiten
 belichten, um eine vollständige Polymerisation sicherzustellen.

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Belichtungszeit

0,2 mm 
0,2 mm 

Farbton
Vorhärtung.
 (30 Sek.) 

Vorhärtung.
(1 Min.)

Aushärtung.
(3 Min.)

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

Härtungstiefe (bei Gebrauch von GC LABOLIGHT LV- III)

Bemerkung :
Die Härtungstiefe für transluzente Farbtöne G20 und GM30 sind 
entsprechend der von Gum Translucent.

Note :
Les profondeurs de polymérisation du transparent Gum (G20) et Gum Modifier 
(GM30) sont équivalentes à celles du Gum Translucent.

 Temps d'insolation

0,2 mm 
0,2 mm 

Teintes

Pré-
Polymérisation 

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

     (30 sec)

Pré-
Polymérisation

   (1 min.)

Polymérisation
Finale
 (3 min.)

GC LABOLIGHT LV-III, II   30 sec.              3 min.
GC STEPLIGHT SL-I  10 sec.
Halogen / G-Light   20 sec.  1 min.

Type d'activateur lumineux  Prépolymérisation
GC LABOLIGHT LV- III, II          1 min.
Halogen / G-Light          20 sec.

Temps d'irradiation lumineuse pour Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Note :
1)  La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour polymériser les
 matériaux présentés ci-dessus.
2)  Lorsque l'on utilise un activateur lumineux de type pistolet*, irradier le
 matériau dans toutes les directions pour obtenir une polymérisation complète.

Note  :
1)  La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour la polymérisation finale
 des matériaux présentés ci-dessus.
2)  Lorsque l'on utilise un activateur lumineux de type pistolet*, irradier le matériau
 dans toutes les directions pour obtenir une polymérisation complète.

Temps d'irradiation lumineuse pour Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

Profondeur de polymérisation (Avec le GC LABOLIGHT LV- III)

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Type d'activateur  lumineux    Prépolymérisation  Polymérisation finale

GC LABOLIGHT LV- III, II          1 min.
Halogen / G-Light          20 sec.
Note :
1) Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per fotopolimerizzare i materiali
 sopra indicati.
2)  Quando si usa un fotopolimerizzatore manuale*, applicare la luce in tutte le
 direzioni per ottenere una polimerizzazione completa.

Tempi di irraggiamento per Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Note :
Le profondità di polimerizzazione per il materiale traslucido Gum (G20) e Gum 
Modifier (GM30) sono equivalenti a quelle di Gum Translucent.

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Tempo 
di irraggiamento

0,2 mm 
0,2 mm 

Colori

Polimerizzazione 
preliminare
       (30 sec.)

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

Polimerizzazione 
preliminare
        (1 min.)

Profondità di polimerizzazione (con GC LABOLIGHT LV-III)

Aparato de polimerización

GC LABOLIGHT LV -III, II
Halógena / G-Light    20 seg.

Pre-polimerización

  1 min. 

Tiempo de irradiación del Gum Opaque ; Gum Opaque Modifier

Nota :
1) GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los materiales
 arriba mencionados.
2)  Cuando se usa una unidad de polimerización de mano*, aplicar la
 polimerización en todas las direcciones para completar la polimerización.

GCLABOLIGHT LV-III, II  
GC STEPLLICHT SL-I  
Halógena / G-Light   

Pre-polimerización Polimerización final

     30 seg.    3 min.
     10 seg.

Aparato de polimerización

20 seg. 1 min.

Tiempo de irriación del Gum; Gum Modifier ; Gum Translucent

Nota :
1) GC SEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los materiales arriba
 mencionados.
2)  Cuando se usa una unidad de polimerización de mano*, aplicar la polimerización
 en todas las direcciones por completar la polimerización

Gum Opaque
Gum Opaque Modifier
Gum
Gum Modifier
Gum Translucent 

0,2 mm 
0,2 mm 

Colores      (30 seg.)

Pre-
polimerización

Pre-
polimerización

Polimerización
final

1,1 mm
0,8 mm
3,0 mm

2,5 mm
1,5 mm
5,0 mm

  (1 min.)    (3 min.)

Tiempo de irradiación

Nota :
La intensidad de la polimerización para los translúcidos Gum (G20) y 
Gum Modifier (GM30) son equivalentes a los del Gum Translucent.

Intensidad de Polimerización (usando GC LABOLIGHT LV-III)

GC LABOLIGHT LV-III, II             30 sec.              3 min.
GC STEPLIGHT SL-I            10 sec.
Halogen / G-Light             20 sec.           1 min.

Note :
1)  Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per  fotopolimerizzare i materiali
 sopra indicati.
2)  Quando si usa un fotopolimerizzatore manuale*, applicare la luce in tutte le
 direzioni per ottenere una polimerizzazione completa.

Tempi di irraggiamento per Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

Fotopolimerizzatore Polimerizzazione 
preliminare

Polimerizzazione 
finale

Polimerizzazione 
preliminareFotopolimerizzatore  

Polimerizzazione
finale
       (3 min.)
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LIGHT-CURED GUM SHADE COMPOSITE SYSTEM

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
Reproduction of gum tissue for crown restorations, such as implant 
superstructures and removable metal frames.

CONTRAINDICATIONS
In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. If 
such reactions are experienced, discontinue use of the product and 
refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE
For the following steps (No.1-5) of the procedure, refer to GC GRADIA 
instructions for use.
1.  Production of Metal Framework
 1)  Wax up framework in usual manner.
 2)  Cast in usual manner.
 3)  Using a carbide bur, adjust casting in usual manner.
2. Treatment of Metal Framework
 1)  Sandblast retention area using 50 to 110 micron aluminum oxide.
 2) Clean with dry, oil-free air.
3. Application of GC METALPRIMER II
 Apply one or two thin coats of GC METALPRIMER II to the retention
 area.
   Note : 
 After application of the GC METALPRIMER II, immediately start to
 apply GC GRADIA OPAQUE to avoid contamination of the retention
 area.
4. Application and Light curing of GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
   Apply a layer of GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE to the
 retention area to mask the metal colour. Light cure for 1 minute 
 using the GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing GC
 GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Build-up of veneer crown
   Apply GC GRADIA composite and light cure according to GC
 GRADIA instructions for use.
6. Application and Pre-light curing of Gum Opaque (GO)
    Apply two thin layers of Gum Opaque (GO) to the gum part of the
 metal framework. Temporarily light cure each layer for 1 minute
 using the GC LABOLIGHT LV-III.
 Note : 
 1) For light curing refer to the following chart of Irradiation time and
  Depth of cure.
    2) For colour adjustment, apply Gum Opaque Modifier (GOM51) to
  the light cured Gum Opaque. Light cure for 1 minute using the GC
  LABOLIGHT LV-III.
 3) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing 
  Gum Opaque and Gum Opaque Modifier.  
7.  Application, Pre-curing and Final curing of Gum (G)
   Apply Gum (G). Temporarily light cure for 30 seconds using the
 GC LABOLIGHT LV-III or for 10 seconds using the GC STEPLIGHT
 SL-I. Finally light cure for 3 minutes using the GC LABOLIGHT LV-III.
   Note :
 1) If gum application exceeds the depth of cure mentioned in the
  chart, apply in layers and light cure respectively (in the GC
  LABOLIGHT LV-III).
 2)  In case of long span restorations, apply in sections to each side of
  one tooth and carry out final cure respectively in order to minimise
  curing shrinkage.
 3) Apply Gum Modifier (GM) or Gum Translucent (GT)
  as necessary.
 4) If it is desired to reproduce blood vessels in the gum area,
  incorporate Gum Fiber (GF71) in translucent Gum Modifier (GM30)
  or material of another shade, mix, apply and light cure.  
 5) When using Gum Fiber, cover with Gum Translucent. Light cure
  and polish.
8. Removal of air inhibited layer and Shape adjustment 
    Remove air inhibited layer and adjust contour using a carbide bur,
 diamond point or carborundum point.
9. Finish
   Leave the margin thicker than desired and progressively finish using
 a rubber point or silicone point.
10. Polish and Buff
   Polish and buff in usual manner to complete the gum restoration.

STORAGE
Store in a cool place away from direct sunlight.
(Shelf life : 2 years from date of manufacture)

SHADES & PACKAGES (GRADIA gum shades)
1.  Starter Package
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO11)   1
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO13)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G21)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G22)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G23)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G24)   1
 Syringe of 2.4mL gel         - Gum Translucent (GT41)    1
 Disposable palette     5
 Light protective cover    1
 Mixing pad No. 22    1
 Brush No. 7     1
 Shade guide kit   1
 Color chart  1
2. Refill Packages
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Syringe of 2.4mL solution 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Syringe of 2.4mL solution
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
       Syringe of 2.9mL paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or
  GM36)
       Syringe of 2.4mL gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Syringe of 2.4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Bottle of 0.4g fibers

CAUTION
1.  In case of contact with oral tissues or skin, remove immediately with
 a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
 medical attention.
3. Take care to avoid ingestion of the material.
4. If material is stored in a refrigerator, remove from refrigerator and
 leave to stand at room temperature for at least 30 minutes before
 use. 
5. After dispensing material, use as quickly as possible. Be sure to
 remove any residual material from the tip of the syringe and   
 replace cap immediately after use. 
6. Do not mix with other materials.
7.  When light curing material, be sure to follow the irradiation time
 described in the above- mentioned chart. Do not use ultraviolet
 lights or visible light curing devices that can radiate ultraviolet light.
8. When light curing material, do not look directly into the light.
9. When adjusting or polishing composite resin, use a dust collector and
 wear a dust mask to avoid inhaling dust.  
10. The brush can be cleaned with alcohol after use.

Last revised : 08/2012

Light curing device  Pre-cure     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogen / G-Light  20 sec.    

Irradiation time for Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Irradiation time for Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Light curing device  Pre-cure  Final cure 
GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    
Halogen / G-Light    20 sec.          1 min. 

Depth of cure (using the GC Labolight LV- III)

Irradiation time

 0.2 mm 

Shades
Pre-cure
(30 sec.)

Pre-cure
 (1 min.)

Final cure
(3 min.)

Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Note : 
1) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used to light cure the above materials.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions
 for complete polymerization.

Note :
1) The GC STEPLIGHT SL- I cannot be used for final curing.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions for
 complete polymerization.

Note :
The depths of cure for translucent Gum (G20) and Gum Modifier
(GM30) are equivalent to that of Gum Translucent.
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ENPrior to use, carefully read 
the instructions for use. DEVor der Benutzung bitte die 

Gebrauchsanweisung gründlich lesen. ITLeggere attentamente le 
istruzioni prima dell'uso.FRAvant toute utilisation, lire 

attentivement les instructions d’emploi. ESAntes de usar, lea detalladamente 
las instrucciones de uso.

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
Reproduction of gum tissue for crown restorations, such as implant 
superstructures and removable metal frames.

CONTRAINDICATIONS
In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. If 
such reactions are experienced, discontinue use of the product and 
refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE
For the following steps (No.1-5) of the procedure, refer to GC GRADIA 
instructions for use.
1.  Production of Metal Framework
 1)  Wax up framework in usual manner.
 2)  Cast in usual manner.
 3)  Using a carbide bur, adjust casting in usual manner.
2. Treatment of Metal Framework
 1)  Sandblast retention area using 50 to 110 micron aluminum oxide.
 2) Clean with dry, oil-free air.
3. Application of GC METALPRIMER II
 Apply one or two thin coats of GC METALPRIMER II to the retention
 area.
   Note : 
 After application of the GC METALPRIMER II, immediately start to
 apply GC GRADIA OPAQUE to avoid contamination of the retention
 area.
4. Application and Light curing of GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
   Apply a layer of GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE to the
 retention area to mask the metal colour. Light cure for 1 minute 
 using the GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing GC
 GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Build-up of veneer crown
   Apply GC GRADIA composite and light cure according to GC
 GRADIA instructions for use.
6. Application and Pre-light curing of Gum Opaque (GO)
    Apply two thin layers of Gum Opaque (GO) to the gum part of the
 metal framework. Temporarily light cure each layer for 1 minute
 using the GC LABOLIGHT LV-III.
 Note : 
 1) For light curing refer to the following chart of Irradiation time and
  Depth of cure.
    2) For colour adjustment, apply Gum Opaque Modifier (GOM51) to
  the light cured Gum Opaque. Light cure for 1 minute using the GC
  LABOLIGHT LV-III.
 3) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing 
  Gum Opaque and Gum Opaque Modifier.  
7.  Application, Pre-curing and Final curing of Gum (G)
   Apply Gum (G). Temporarily light cure for 30 seconds using the
 GC LABOLIGHT LV-III or for 10 seconds using the GC STEPLIGHT
 SL-I. Finally light cure for 3 minutes using the GC LABOLIGHT LV-III.
   Note :
 1) If gum application exceeds the depth of cure mentioned in the
  chart, apply in layers and light cure respectively (in the GC
  LABOLIGHT LV-III).
 2)  In case of long span restorations, apply in sections to each side of
  one tooth and carry out final cure respectively in order to minimise
  curing shrinkage.
 3) Apply Gum Modifier (GM) or Gum Translucent (GT)
  as necessary.
 4) If it is desired to reproduce blood vessels in the gum area,
  incorporate Gum Fiber (GF71) in translucent Gum Modifier (GM30)
  or material of another shade, mix, apply and light cure.  
 5) When using Gum Fiber, cover with Gum Translucent. Light cure
  and polish.
8. Removal of air inhibited layer and Shape adjustment 
    Remove air inhibited layer and adjust contour using a carbide bur,
 diamond point or carborundum point.
9. Finish
   Leave the margin thicker than desired and progressively finish using
 a rubber point or silicone point.
10. Polish and Buff
   Polish and buff in usual manner to complete the gum restoration.

STORAGE
Store in a cool place away from direct sunlight.
(Shelf life : 2 years from date of manufacture)

SHADES & PACKAGES (GRADIA gum shades)
1.  Starter Package
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO11)   1
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO13)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G21)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G22)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G23)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G24)   1
 Syringe of 2.4mL gel         - Gum Translucent (GT41)    1
 Disposable palette     5
 Light protective cover    1
 Mixing pad No. 22    1
 Brush No. 7     1
 Shade guide kit   1
 Color chart  1
2. Refill Packages
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Syringe of 2.4mL solution 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Syringe of 2.4mL solution
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
       Syringe of 2.9mL paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or
  GM36)
       Syringe of 2.4mL gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Syringe of 2.4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Bottle of 0.4g fibers

CAUTION
1.  In case of contact with oral tissues or skin, remove immediately with
 a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
 medical attention.
3. Take care to avoid ingestion of the material.
4. If material is stored in a refrigerator, remove from refrigerator and
 leave to stand at room temperature for at least 30 minutes before
 use. 
5. After dispensing material, use as quickly as possible. Be sure to
 remove any residual material from the tip of the syringe and   
 replace cap immediately after use. 
6. Do not mix with other materials.
7.  When light curing material, be sure to follow the irradiation time
 described in the above- mentioned chart. Do not use ultraviolet
 lights or visible light curing devices that can radiate ultraviolet light.
8. When light curing material, do not look directly into the light.
9. When adjusting or polishing composite resin, use a dust collector and
 wear a dust mask to avoid inhaling dust.  
10. The brush can be cleaned with alcohol after use.
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Light curing device  Pre-cure     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogen / G-Light  20 sec.    

Irradiation time for Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Irradiation time for Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Light curing device  Pre-cure  Final cure 
GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    
Halogen / G-Light    20 sec.          1 min. 

Depth of cure (using the GC Labolight LV- III)

Irradiation time

 0.2 mm 

Shades
Pre-cure
(30 sec.)

Pre-cure
 (1 min.)

Final cure
(3 min.)

Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Note : 
1) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used to light cure the above materials.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions
 for complete polymerization.

Note :
1) The GC STEPLIGHT SL- I cannot be used for final curing.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions for
 complete polymerization.

Note :
The depths of cure for translucent Gum (G20) and Gum Modifier
(GM30) are equivalent to that of Gum Translucent.

LICHTHÄRTENDES ZAHNFLEISCHFARBENES 
KOMPOSITSYSTEM

Nur von zahntechnischem / zahnärztlichem Fachpersonal für die 
genannten Anwendungsgebiete zu verwenden.

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE
Reproduktion von Zahnfleisch, implantatgetragenen Suprastrukturen 
und herausnehmbarem Zahnersatz.

GEGENANZEIGEN
In seltenen Fällen kann es zu einer Überempfindlichkeit kommen. In 
diesem Fall muß das Produkt sofort aus dem Mund entfernt werden 
und anschließend ein Arzt aufgesucht werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG
Für die folgenden Schritte (Nr.1-5) bitte auch die Gebrauchsanweisung 
für GC GRADIA beachten.
1. Herstellung von herausnehmbarem Zahnersatz
 1)  Zunächste wie gewohnt aufwachsen.
 2) Daraufhin einen Abdruck erstellen.
 3) Mit einem Polierer den Abdruck entsprechend anpassen.
2. Behandlung des metallischen Trägers
 1)  Die Retention mit Aluminiumoxid 50 bis 110 Micron Korngröße
   sandstrahlen.
 2)  Anschließend mit trockener und ölfreier Druckluft reinigen.
3. Anwendung von GC METALPRIMER II
 Die Retentionsfläche mit einem oder zwei dünnen
 Überzügen von GC METALPRIMER II versehen.
 BEMERKUNG :
 Unmittelbar nach der Anwendung von GC METAL PRIMER II mit
 dem Auftrag von GC GRADIA OPAQUE beginnen, um eine
 zwischenzeitliche Verunreinigung der Retentionsfläche zu
 vermeiden.
4. Aufbringen und Lichthärten von GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Um die Retentionsfläche des Gerüstes abzudecken, wird eine
 Schicht GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE auf die
 Retentionsfläche aufgebracht und anschließend eine Minute lang mit
 dem GC LABOLIGHT LV-III gehärtet.
 Anm. :
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE kann nicht mit dem GC
 STEPLIGHT SL-I ausgehärtet werden.
5. Aufbau eines Veneers
   Die Schritte zur Herstellung eines Veneers inklusive der
 Lichthärtezeiten befinden sich in der Arbeitsanleitung für GC
 GRADIA.
6. Anwendung und Lichthärtung von Gum Opaque (GO)
    Es werden zwei dünne Schichten von Gum Opaque (GO) auf den
 Zahnfleischbereich des Gerüstes aufgebracht. Jede Schicht eine
 Minute
 lang mit dem GC LABOLIGHT LV-III provisorisch lichthärten.
 BEMERKUNG :
 1) Um Materialien zu härten, bitte die nachfolgende Tabelle für
  Belichtungszeit und Belichtungstiefe beachten.
 2) Für Farbabstimmungen Gum Opaque Modifie (GOM51) auf den
  ausgehärteten Gum Opaque auftragen. Dann 1 Minute im
  LABOLIGHT LV-III aushärten.
 3) Gum Opaque und Gum Opaque Modifier können nicht mit dem
  GC STEPLIGHT SL-I ausgehärtet werden. 
7.  Auftragen, Zwischenhärten und Endhärtung des Gum (G)
   Zunächst wird Gum (G) aufgetragen. Anschließend 30 Sekunden
 lang Lichthärten mit dem GC LABOLIGHT LV-III oder 10 Sekunden
 mit dem GC STEPLIGHT SL-I. Die abschließende Aushärtung
 erfolgt im GC LABOLIGHT LV-III.   
 BEMERKUNG :
 1)  Wenn die Schichtstärke des aufgetragenen Materials die in der
  Belichtungstabelle angegebene übersteigt, so muß in mehreren
  Schichten gearbeitet und jeweils zwischengehärtet werden. 
 2)  Bei großspannigen Restauration immer eine Seite eines
  Zahnes auftragen und zwischenhärten, um Schrumpfungen zu
  vermeiden.
 3)  Wenn es notwendig ist, kann Gum Modifier und Gum Translucent
  aufgetragen werden.
 4)  Wenn die Reproduktion von Blutgefäßen erwünscht ist, kann Gum
  Fiber (GF71) in transluzentem Gum Modifier (GM30) oder einem
  Material mit anderem Farbton aufgelegt werden. Gum Translucent
  darüber geben und dann aushärten.
8. Wiederherstellung der Inhibitionsschicht zur Formkorrektur 
    Die Oberfläche mit einem Diamanten abreiben, Modifier auftragen
 und dann wie gewohnt weiterarbeiten.
9. Finish
   Die Schichtung sollte etwas dicker als gewünscht geschichtet
 werden und dann mit einem Silikonpolierer die gewünschte Endform
 ausarbeiten.
10. Polieren
  Wie gewohnt polieren um die Restauration fertigzustellen.

LAGERUNG
An einem trockenen Ort, abseits von direkter Sonneneinstrahlung 
aufbewahren.
(Haltbarkeit : 2 Jahre ab Herstellungsdatum)

FARBEN UND HANDELSFORMEN (GRADIA gum shades)
1. Starterpacket
 Spritze mit 2,4mL Lösung  - Gum Opaque (GO11)   1
 Spritze mit 2,4mL Lösung  - Gum Opaque (GO13 )  1
 Spritze mit 2,9mL Paste    - Gum (G21)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste    - Gum (G22)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste   - Gum (G23)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste   - Gum (G24)  1
 Spritze mit 2,4mL Gel        - Gum Translucent (GT41)   1
 Einwegpalette     5
 Lichtschutzhülle    1
 Anmischpad No, 22    1
 Pinsel No, 7    1
 Farbschlüsselset    1
 Farbtafel     1
2. Nachfüllpackungen
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Spritze mit 2,4mL Lösung
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Spritze mit 2,4mL Lösung
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
        Spritze mit 2,9mL Paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or GM36)
        Spritze mit 2,4mL Gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Spritze mit 2,4mL Gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
        Flasche mit 0,4g fibers

ACHTUNG
1.  Bei Kontakt mit Haut oder Schleimhaut, sofort mit einem in Alkohol
 getränktem Tuch entfernen. Mit Wasser spülen. 
2.  Bei Augenkontakt, mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
3.  Nicht für die Nahrungsaufnahme geeignet.
4.  Wenn das Material in einem Kühlschrank aufbewahrt wird, sollte es ca. 30
 Minuten vor der Anwendung herausgenommen werden, damit es sich auf   
 Raumtemperatur erwärmen kann. 
5.  Material nach der Entnahme aus der Spritze sofort verwenden ;
 anschließend die Spitze säubern und sofort wieder verschließen. 
6.  Nicht mit anderen Materialien vermischen.
7.  Zur Lichthärtung unbedingt die in der Tabelle oben angegebenen Zeiten
 beachten. Keine UV-Lampe bzw. eine Lampe, welche sichtbares Licht und
 UV-Licht abgibt, verwenden.
8.  Beim Aushärten nicht direkt in das Licht sehen.
9.  Beim Korrigieren und Polieren des Materials unbedingt einen Staubazug
 sowie eine Staubschutzmaske verwenden! 
10. Die Staubabzug kann nach dem Gebrauch mit Alkohol gereinigt werden.

Zuletzt aktualisiert : 08/2012
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SYSTÈME COMPOSITE PHOTOPOLYMÉRISABLE POUR LA 
REPRODUCTION DE FAUSSE GENCIVE

Ne doit être utilisé que par un professionnel de l'Art dentaire, dans les 
indications recommandées.

INDICATIONS RECOMMANDEES
Reproduction du tissu gingival dans les restaurations coronaires telles 
que les supra-structures implantaires ou prothèses adjointes à châssis 
métallique.

CONTRE INDICATION
Dans de rares cas, le produit peut causer une réaction chez certaines 
personnes. Si un tel phénomène apparaît, arrêter l'emploi du produit et 
consulter un médecin.

MODE D'EMPLOI
Pour les étapes qui suivent (1 à 5) de la procédure, se référer au mode 
d'emploi de GC GRADIA.
1.  Fabrication du châssis métallique.
 1) Réaliser la construction en cire de façon habituelle.
 2) Couler de manière habituelle.
 3) Ajuster la coulée de façon usuelle avec une fraise au carbure.
2.  Traitement du châssis métallique.
 1) Sabler les zones de rétention à l'oxyde d'alumine à 50-110.
 2) Sécher à l'air sec, sans trace d'huile.
3.  Application du GC METALPRIMER II
 Appliquer une ou deux fines couches de GC METALPRIMER II
 sur les zones de rétention.
 Note :
 Après application de GC METALPRIMER II commencer
 immédiatement l'application de GC GRADIA OPAQUE afin d'éviter
 toute contamination de la surface de rétention.
4.  Application et photopolymérisation de GC GRADIA
 FOUNDATION OPAQUE
 Appliquer une couche de GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE
 sur la zone de rétention pour masquer la couleur du métal.
 Photopolymériser pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV-III.
 Note :
 La GC STEPLIGHT SL-I  ne peut pas être utilisée pour la
 photopolymérisation de GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5.  Montage de la couronne à facette.
 Appliquer le composite GC GRADIA et photopolymériser selon le
 mode d'emploi de GC GRADIA.
6.  Application et prépolymérisation de Gum Opaque (GO)
 Appliquer deux couches fines de Gum Opaque (GO) sur la partie
 gingivale du châssis métallique. Photopolymériser temporairement
 chaque couche pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 1) Pour photopolymériser les matériaux Gum de type gencive, se
  reporter aux tableaux de temps de polymérisation et de
  profondeur de polymérisation ci-après.
 2) Pour l'ajustage de la teinte, appliquer Gum Opaque Modifier
  (GOM 51) sur le Gum Opaque polymérisé. Photopolymériser
  pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV- III.
 3) La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour    
  polymériser Gum Opaque et Gum Opaque Modifier.
7.  Application, pré-polymérisation et polymérisation finale du
 matériau Gum (G)
 Appliquer le matériau Gum (G). Le photopolymériser
 temporairement pendant 30 secondes dans le GC LABOLIGHT
 LV- III ou pendant 10 secondes avec la GC STEPLIGHT SL-I.   
 Procéder à la photopolymérisation finale pendant 3 minutes dans
 le GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 1) Si l'application de matériau Gum dépasse l'épaisseur    
  polymérisable telle qu'indiquée dans le tableau, l'appliquer par   
  couches et les photopolymériser au fur et à mesure (dans le 
  GC LABOLIGHT LV- III).
 2) Dans le cas de restauration longue portée, appliquer par
  zones successive de part et d'autre de chaque dent et procéder   
  aux polymérisations successives afin de minimiser le retrait de   
  polymérisation.
 3) Appliquer le Gum Modifier (GM) ou le Gum Translucent (GT)
  autant que nécessaire.
 4) Si l'on souhaite reproduire les vaisseaux sanguins dans la    
  gencive incorporer du Gum Fiber (GF71) (veinules) dans le    
  Gum Modifier transparent (GM 30) ou un matériau d'une autre
  teinte, mélanger, appliquer et photopolymériser.
 5) Lorsque l'on utilise le matériau Gum Fiber recouvrir avec du  
  Gum Translucent, photopolymériser et polir.
8.  Elimination de la couche d'inhibition avec AIR BARRIER et ajustage
 de la forme.
 Eliminer la couche d'inhibition par l'oxygène et achever la finition
 en utilisant une fraise au carbure, diamantée, ou une pointe au   
 carborundum.
9.  Finition.
 Laisser l'épaisseur marginale souhaitée et finir progressivement en   
 utilisant une pointe montée caoutchouc ou siliconée.
10. Polissage et Brillantage.
 Polir et brillanter de manière traditionnelle pour terminer la
 restauration de gencive.

STOCKAGE
Conserver dans un endroit sec et frais à l'écart de la lumière du soleil.
(Durée d'utilisation = Deux ans à compter de la date de fabrication)

TEINTES et CONDITIONNEMENTS (GRADIA gum shades)
1. Kit de base : "STARTER PACKAGE"
 Seringue de 2,4mL de pâte fluide  - Gum Opaque (GO11)  1
 Seringue de 2,4mL de pâte fluide - Gum Opaque (GO13)   1
 Seringue de 2,9mL de pâte        - Gum (G21)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte          - Gum (G22)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte   - Gum (G23)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte   - Gum (G24)  1
 Seringue de 2,4mL gel    - Gum Translucent (GT41)  1
 Palette jetable    5
 Couvercle de protection contre la lumière 1
 Bloc de mélange N 22     1
 Pinceau N 7    1
 Kit teintier    1
 Palette de teintes   1
2. Recharges.
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 et GO13)
  Seringue de 2,4mL de pâte fluide
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
  Seringue de 2,4mL de pâte fluide
 c. Gum ( G20, G21, G22, G23, et G24)
  Seringue de 2,9mL de pâte
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 et
  GM36)
  Seringue de 2,4mL de gel
 e. Gum Translucent (GT41)
  Seringue de 2,4mL de gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
   Flacon de 0,4g de veinules

ATTENTION !
1. En cas de réaction avec la muqueuse orale ou la peau, retirer
 immédiatement le matériau avec une petite éponge ou un coton
 imbibé d'alcool. Rincer à l'eau.
2. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau
 et consulter un médecin.
3. Ne pas ingérer le matériau.
4. Si le matériau est conservé au réfrigérateur sortez le au moins
 30min avant utilisation à température ambiante.
5. Après prélèvement du matériau, utilisez-le aussi rapidement que   
 possible. S'assurer de l'élimination de tout résidu sur l'embout de la
 seringue et refermer après extrusion du matériau la capuchon
 immédiatement après l'emploi.
6. Ne pas mélanger avec d'autres matériaux.     
7. Lorsque l'on procède à la photopolymérisation du matériau,
 s'assurer du respect des valeurs données dans les tableaux ci-  
 dessus. Ne pas utiliser d'activateurs à ultra-violets ou d'activateur à
 lumière visible pouvant émettre des rayons ultra-violets.
8. Lors de la photopolymérisation, ne jamais regarder directement la
 lumière.
9. Lors de l'ajustage de la forme et du polissage d'une résine
 composite, utiliser une aspiration et porter un masque afin d'éviter
 toute inhalation de poussière.
10.Le pinceau peut-être nettoyé avec de l'alcool après usage.
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SISTEMA COMPOSITO FOTOPOLIMERIZZABILE PER LA 
RIPRODUZIONE DEI TESSUTI GENGIVALI

Per uso esclusivamente professionale nelle indicazioni raccomandate.

ISTRUZIONI RACCOMANDATE
Riproduzione del tessuto gengivale per ricostruzioni su corone quali 
sovrastrutture su impianti e protesi mobili in metallo.

CONTROINDICAZIONI
In rari casi il prodotto può causare sensibilizzazione in alcune persone. 
Se si verificano tali reazioni, interrompere l'uso del prodotto e 
consultare un medico.

ISTRUZIONI PER L'USO
Per i passaggi della procedura illustrati di seguito (N 1-5), consultare le 
istruzioni per l'uso di GC GRADIA.
1.  Realizzazione di strutture in metallo
 1)  Eseguire la ceratura diagnostica della struttura procedendo nel
  modo consueto.
 2) Realizzare il modello nel modo consueto.
 3) Utilizzando una fresa al tungsteno, regolare il modello nel modo   
 consueto.
2. Trattamento delle strutture in metallo
 1)  Sabbiare l'area di ritenzione utilizzando ossido di alluminio da
  50-110 micron.
 2) Pulire con aria asciutta e priva di olio.
3. Applicazione di GC METALPRIMER II
 Applicare uno o due strati sottili di GC METALPRIMER II sull'area
 di ritenzione.
 Nota : 
 Dopo aver applicato GC METALPRIMER II, iniziare
 immediatamente ad applicare GC GRADIA OPAQUE per evitare
 qualunque contaminazione dell'area di ritenzione.
4. Applicazione e fotopolimerizzazione di GC GRADIA
 FOUNDATION OPAQUE
 Applicare uno strato di GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE   
 sull'area di ritenzione in modo da mascherare il colore del metallo.
 Fotopolimerizzare per 1 minuto utilizzando GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
  Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per fotopolimerizzare
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Stratificazione delle corone veneer 
   Applicare il composito GC GRADIA e fotopolimerizzare come   
 indicato nelle istruzioni per l'uso di GC GRADIA.
6. Applicazione e potopolimerizzazione preliminare di Gum
 Opaque (GO)
    Applicare due strati sottili di Gum Opaque (GO) sulla parte di
 gengiva della struttura in metallo. Fotopolimerizzare
 temporaneamente ciascuno strato per 1 minuto utilizzando 
 GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota : 
 1)  Per la fotopolimerizzazione dei materiali Gum consultare il
  grafico dei tempi di irraggiamento e delle profondità di 
  polimerizzazione riportato di seguito.
 2) Per la regolazione del colore, applicare Gum Opaque Modifier
  (GOM51) sullo strato fotopolimerizzato di Gum  Opaque.    
  Fotopolimerizzare per 1 minuto utilizzando GC LABOLIGHT
  LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I non può essere utilizzato per    
  fotopolimerizzare Gum Opaque o Gum Opaque Modifier.  
7.  Applicazione, polimerizzazione preliminare e polimerizzazione
 finale del materiale Gum (G)
 Applicare il materiale Gum (G).  Fotopolimerizzare 
 temporaneamente per 30 secondi utilizzando GC LABOLIGHT
 LV-III oppure per 10 secondi usando GC STEPLIGHT SL-I.    
 Eseguire la fotopolimerizzazione finale per 3 minuti utilizzando 
 GC LABOLIGHT LV-III.
    Nota :
 1)  Se l'applicazione del materiale per gengive ha una profondità di   
  polimerizzazione superiore a quella indicata nel grafico,    
  applicare il materiale in diversi strati e fotopolimerizzare    
  ciascuno strato (con GC LABOLIGHT LV-III).
 2) In caso di ricostruzioni estese, applicare in sezioni su ciascun   
  lato del dente ed eseguire la fotopolimerizzazione finale di    
  ciascuna sezione per minimizzare la contrazione dovuta alla   
  polimerizzazione.
 3) Applicare Gum Modifier (GM) oppure Gum Translucent (GT)
  secondo necessità.
 4) Se si vogliono riprodurre i vasi sanguigni nell'area gengivale,   
  incorporare Gum Fiber (GF71) nel materiale traslucido Gum   
  Modifier (GM30) o materiale di altro colore, miscelare, applicare
  e fotopolimerizzare.  
 5) Quando si usa Gum Fiber, ricoprire con Gum Translucent,
  fotopolimerizzare e lucidare.
8. Eliminazione dello strato inibito dall'aria e modellazione della forma 
 Eliminare lo strato inibito dall'aria e regolare il contorno utilizzando
 una fresa con punta di tungsteno, di diamante, oppure di
 carborundum.
9. Rifinitura 
 Lasciare un margine più spesso del necessario e rifinire    
 gradualmente utilizzando una punta in gomma o silicone.
10.Levigatura e lucidatura
 Levigare e lucidare nel modo consueto per completare la
 ricostruzione della gengiva.

 

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e lontano dalla luce solare diretta.
(Durata utile : 2 anni dalla data di produzione)

COLORI E CONFEZIONI (GRADIA gum shades)
1.  Confezione iniziale
 Siringa da 2,4mL di soluzione - Gum Opaque (GO11)    1
 Siringa da 2,4mL di soluzione - Gum Opaque (GO13 )   1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G21)  1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G22)  1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G23) 1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G24)  1
 Siringa da 2,4mL di gel        - Gum Translucent (GT41)   1
 Tavoletta usa e getta 5
 Coperchio fotoprotettivo 1
 Blocchetto di miscelazione N 22  1
 Pennello N 7 1
 Kit scala colori 1
 Tabella colori 1
2. Confezioni di ricambi
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 o GO13)
         Siringa da 2,4mL di soluzione 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Siringa da 2,4mL di soluzione
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 o G24)
        Siringa da 2,9mL di pasta
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 o
  GM36)
       Siringa da 2,4mL di gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Siringa da 2,4mL di gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Flacone da 0,4g di fibre

AVVERTENZE
1.  In caso di contatto con i tessuti orali o la cute, eliminare    
 immediatamente il prodotto con una spugna o del cotone
 imbevuto d'alcol e sciacquare con acqua.
2. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con
 acqua e consultare un medico.
3. Evitare che il materiale venga ingerito.
4. Se il materiale viene conservato in frigorifero, estrarlo dal
 frigorifero e lasciarlo a temperatura ambiente per almeno 30 minuti
 prima dell'uso. 
5. Una volta estratto il materiale, utilizzarlo appena possibile.
 Accertarsi di togliere l'eventuale materiale residuo dalla punta della
 siringa e riapplicare il cappuccio immediatamente dopo l'uso. 
6. Non mischiare con altri materiali.
7.  In fase di fotopolimerizzazione, attenersi ai tempi di
 irraggiamento descritti nella tabella precedentemente riportata.   
 Non utilizzare lampade ultraviolette o fotopolimerizzaatori a luce
 visibile che possono irradiare luce ultravioletta.
8. Durante la fotopolimerizzazione del materiale, evitare di
 guardare direttamente la lampada.
9. Durante la regolazione o la lucidatura della resina composita,
 utilizzare un aspiratore di polveri e indossare l'apposita mascherina
 per evitare di inalare la polvere.  
10. Dopo l'uso, il pennello può essere pulito con alcool.
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SISTEMA FOTOPOLIMERIZABLE DE COMPOSITE PARA LA 
REPRODUCCIÓN DEL TEJIDO GINGIVAL

Sólo para uso dental profesional y con las recomendaciones indicadas.

INDICACIONES
Elaboración del tejido gingival para restauraciones de coronas, 
supraestructuras de implantes y estructuras de metal removibles.

CONTRAINDICACIONES
En algunos casos puede causar sensibilidad a algunas personas. En 
este caso, dejar de usarlo, y consultar al médico.

INSTRUCCIONES DE USO
Para los siguientes pasos (No.1-5) seguir las instruciones de uso de GC 
GRADIA.
1. La elaboración de la estructura de metal
 1) Encerar la estructura de metal de la manera usual.
 2) Modelar de la manera usual.
 3) Usar una fresa de carburo, ajustando el modelo de la manera usual.
2. El tratamiento de la estructura de metal
 1) Tratar con chorro de arena el área de retención, usando 50 a 110
  micras de óxido de aluminio.
 2) Limpiar con aire seco, sin aceite.
3. La aplicación del GC METALPRIMER II
 Aplicar una o dos capas finas del GC METALPRIMER II en el
 área de retención.
 Nota :
 Después de haber aplicado el GC METALPRIMER II, comenzar
 inmediatamente con la aplicación del GC GRADIA OPAQUE, evitando
 así, la contaminación del área de retención.
4. La aplicación y polimerización del GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Aplicar el GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE en el área de   
 retención para cubrir el color del metal. Fotopolimerizar durante un
 minuto, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para la polimerización del
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. La elaboración de la corona veneer
 Aplicar el GC GRADIA composite y fotopolimerizar según las
 instrucciones de uso.
6. La aplicación y polimerización del Gum Opaque (GO)
 Aplicar dos capas finas de Gum Opaque (GO) en la parte gingival de
 la estructura de metal. Fotopolimerizar temporalmente cada una de
 las capas durante 1 minuto, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 1) Para fotopolimerizar el material GUM, observar el siguiente cuadro
  sobre tiempo de irradiación e intensidad de polimerización.
 2) Para el ajuste del color, aplicar Gum Opaque Modifier (GOM51) al
  GUM Opaque fotopolimerizado. Polimerizar durante 1 minuto,
  usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los
  Gum Opaque y Gum Opaque Modifier.
7. La aplicación, pre-polimerización y polimerización final del material
 Gum (G) 
 Aplicar el material Gum (G). Fotopolimerizar temporalmente durante
 30 segundos usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III o por 10
 segundos, usando GC STEPLIGHT SL-I. Efectuar la polimerización
 final durante 3 minutos, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 1) Si la aplicación del material gingival excede el grosor que se indica
  en el cuadro de abajo, aplicar en capas y fotopolimerizar
  respectivamente (en GC LABOLIGHT LV-III).
 2) En caso de restauraciones extensas aplicar en secciones en cada
  lado del diente y proseguir con la polimerización final
  respectivamente, para así disminuir la contracción durante la   
  polimerización.
 3) Aplicar lo que se necesite de Gum Modifier (GM) o Gum   
  Translucent (GT).
 4) Si se desea, reproducir canales en el área gingival, incorporar
  Gum Fiber (GF71) en la Gum Modifier (Gum 30) Translucent o
  material de otro tono, mezclar, aplicar y fotopolimerizar.
 5) Cuando se use Gum Fiber, cubrirla con Gum Translucent.
  Fotopolimerizar y pulir. 
8.Eliminar la capa de aire inhibido y ajustar la forma
 Quitar la capa de aire inhibido y ajustar los contornos, usando una
 fresa de carbudo, una punta diamantada o una punta de carborundo.
9. Acabado
 Dejar el márgen más grueso de lo que se desea y terminar
 progresivamente usando una punta de goma o de silicona.
10.Pulido y brillo
 Pulir de la manera habitual para finalizar la restauración gingival.

 

ALMACENAJE 
Almacenarlo en un lugar fresco y lejos de los rayos directos del sol.
(Fecha de caducidad : 2 años después de su fabricación)

COLORES Y ENVASE (GRADIA gum shades)
1. Set básico
 Jeringa de 2,4mL solución - Gum Opaque (GC11)  1
 Jeringa de 2,4mL solución - Gum Opaque (GO13)  1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G21)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G22)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G23)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G24)    1
 Jeringa de 2,4mL gel - Gum Translucent (GT41)   1
 Espátula disponible      5
 Protectores de luz       1
 Bloc de mezcla No, 22      1
 Cepillo No, 7      1
 Guía de tonalidades      1
 Escala de colores      1
2. Reposiciones
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 o GO 13)
  Jeringa de 2,4mL solución
 b. Gum Opaque Modifier  (GOM51)
  Jeringa de 2,4mL solución
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 o G24)
  Jeringa de 2,9mL pasta
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 o GM36)
  Jeringa de 2,4mL gel
 e. Gum Translucent (GT41)
  Jeringa de 2,4mL gel
 f. Gum Fiber (GF71)
  Tarro 0,4gr. fibra.

PRECAUCIÓN
1. En caso de contacto con el tejido oral o con la piel, limpiar
 inmediatamente con una esponja o algodón, humedecido en alcohol.
 Lavar con agua.
2. En caso de contacto o que entre en los ojos, lavar con agua
 inmediatamente y consultar al médico.
3. Poner atención de no ingerir el material.
4. Si el material está almacenado en el frigorífico, sacarlo y antes de
 usarlo, mantenerlo a temperatura ambiental por lo menos durante
 30 minutos.
5.Usar el material inmediatamente después de haberlo sacado.
 Asegurarse de haber quitado todo el material restante de la punta
 de la jeringa y colocar la tapa inmediatamente después de usarse.
6.No mezclarlo con otros materiales.
7. Cuando se efectúa la polimerización del material, hay que
 asegurarse de seguir las indicaciones descritas en el cuadro de   
 tiempo de irradiación, arriba descrito. No usar rayos de luces
 ultravioletas o unidades de polimerización visibles, que puedan   
 emitir rayos de luz ultravioleta.  
8. Cuando se está polimerizando el material, no se debe mirar
 directamente la luz.
9. Cuando se ajusta o se pule la resina de composite, hay que usar un
 colector de polvo y usar una mascarilla para evitar inhalar el polvo.
10.Hay que limpiar el cepillo con alcohol después de usarlo.
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Lichthärtegerät  Vorhärtung     
GC LABOLIGHT LV- III, II       1 Min. 
Halogen / G-Light     20 Sek.

Belichtungszeit für Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

BEMERKUNG :
1) Das GC STEPLIGHT SL-I kann nicht zur Endhärtung verwendet werden.
2) Bei Benutzung eines Handlichthärtungsgerätes* bitte von allen Seiten
 belichten, um eine vollständige Polymerisation sicherzustellen.

Belichtungszeit für Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Lichthärtungsgerät  Vorhärtung  Aushärtung 
GC LABOLIGHT LV- III, II       30 Sek.         3 Min. 
GC STEPLIGHT SL- I       10 Sek.    
Halogen / G-Light       20 Sek.       1 Min.
Bemerkung :
1) Die GC STEPLIGHT SL-I kann nicht zur Endpolimerisation benützt werden. 
2)  Bei Benutzung eines Handlichthärtungsgerätes* bitte von allen Seiten
 belichten, um eine vollständige Polymerisation sicherzustellen.

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Belichtungszeit

0,2 mm 
0,2 mm 

Farbton
Vorhärtung.
 (30 Sek.) 

Vorhärtung.
(1 Min.)

Aushärtung.
(3 Min.)

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

Härtungstiefe (bei Gebrauch von GC LABOLIGHT LV- III)

Bemerkung :
Die Härtungstiefe für transluzente Farbtöne G20 und GM30 sind 
entsprechend der von Gum Translucent.

Note :
Les profondeurs de polymérisation du transparent Gum (G20) et Gum Modifier 
(GM30) sont équivalentes à celles du Gum Translucent.

 Temps d'insolation

0,2 mm 
0,2 mm 

Teintes

Pré-
Polymérisation 

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

     (30 sec)

Pré-
Polymérisation

   (1 min.)

Polymérisation
Finale
 (3 min.)

GC LABOLIGHT LV-III, II   30 sec.              3 min.
GC STEPLIGHT SL-I  10 sec.
Halogen / G-Light   20 sec.  1 min.

Type d'activateur lumineux  Prépolymérisation
GC LABOLIGHT LV- III, II          1 min.
Halogen / G-Light          20 sec.

Temps d'irradiation lumineuse pour Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Note :
1)  La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour polymériser les
 matériaux présentés ci-dessus.
2)  Lorsque l'on utilise un activateur lumineux de type pistolet*, irradier le
 matériau dans toutes les directions pour obtenir une polymérisation complète.

Note  :
1)  La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour la polymérisation finale
 des matériaux présentés ci-dessus.
2)  Lorsque l'on utilise un activateur lumineux de type pistolet*, irradier le matériau
 dans toutes les directions pour obtenir une polymérisation complète.

Temps d'irradiation lumineuse pour Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

Profondeur de polymérisation (Avec le GC LABOLIGHT LV- III)

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Type d'activateur  lumineux    Prépolymérisation  Polymérisation finale

GC LABOLIGHT LV- III, II          1 min.
Halogen / G-Light          20 sec.
Note :
1) Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per fotopolimerizzare i materiali
 sopra indicati.
2)  Quando si usa un fotopolimerizzatore manuale*, applicare la luce in tutte le
 direzioni per ottenere una polimerizzazione completa.

Tempi di irraggiamento per Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Note :
Le profondità di polimerizzazione per il materiale traslucido Gum (G20) e Gum 
Modifier (GM30) sono equivalenti a quelle di Gum Translucent.

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Tempo 
di irraggiamento

0,2 mm 
0,2 mm 

Colori

Polimerizzazione 
preliminare
       (30 sec.)

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

Polimerizzazione 
preliminare
        (1 min.)

Profondità di polimerizzazione (con GC LABOLIGHT LV-III)

Aparato de polimerización

GC LABOLIGHT LV -III, II
Halógena / G-Light    20 seg.

Pre-polimerización

  1 min. 

Tiempo de irradiación del Gum Opaque ; Gum Opaque Modifier

Nota :
1) GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los materiales
 arriba mencionados.
2)  Cuando se usa una unidad de polimerización de mano*, aplicar la
 polimerización en todas las direcciones para completar la polimerización.

GCLABOLIGHT LV-III, II  
GC STEPLLICHT SL-I  
Halógena / G-Light   

Pre-polimerización Polimerización final

     30 seg.    3 min.
     10 seg.

Aparato de polimerización

20 seg. 1 min.

Tiempo de irriación del Gum; Gum Modifier ; Gum Translucent

Nota :
1) GC SEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los materiales arriba
 mencionados.
2)  Cuando se usa una unidad de polimerización de mano*, aplicar la polimerización
 en todas las direcciones por completar la polimerización

Gum Opaque
Gum Opaque Modifier
Gum
Gum Modifier
Gum Translucent 

0,2 mm 
0,2 mm 

Colores      (30 seg.)

Pre-
polimerización

Pre-
polimerización

Polimerización
final

1,1 mm
0,8 mm
3,0 mm

2,5 mm
1,5 mm
5,0 mm

  (1 min.)    (3 min.)

Tiempo de irradiación

Nota :
La intensidad de la polimerización para los translúcidos Gum (G20) y 
Gum Modifier (GM30) son equivalentes a los del Gum Translucent.

Intensidad de Polimerización (usando GC LABOLIGHT LV-III)

GC LABOLIGHT LV-III, II             30 sec.              3 min.
GC STEPLIGHT SL-I            10 sec.
Halogen / G-Light             20 sec.           1 min.

Note :
1)  Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per  fotopolimerizzare i materiali
 sopra indicati.
2)  Quando si usa un fotopolimerizzatore manuale*, applicare la luce in tutte le
 direzioni per ottenere una polimerizzazione completa.

Tempi di irraggiamento per Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

Fotopolimerizzatore Polimerizzazione 
preliminare

Polimerizzazione 
finale

Polimerizzazione 
preliminareFotopolimerizzatore  

Polimerizzazione
finale
       (3 min.)
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LIGHT-CURED GUM SHADE COMPOSITE SYSTEM

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
Reproduction of gum tissue for crown restorations, such as implant 
superstructures and removable metal frames.

CONTRAINDICATIONS
In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. If 
such reactions are experienced, discontinue use of the product and 
refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE
For the following steps (No.1-5) of the procedure, refer to GC GRADIA 
instructions for use.
1.  Production of Metal Framework
 1)  Wax up framework in usual manner.
 2)  Cast in usual manner.
 3)  Using a carbide bur, adjust casting in usual manner.
2. Treatment of Metal Framework
 1)  Sandblast retention area using 50 to 110 micron aluminum oxide.
 2) Clean with dry, oil-free air.
3. Application of GC METALPRIMER II
 Apply one or two thin coats of GC METALPRIMER II to the retention
 area.
   Note : 
 After application of the GC METALPRIMER II, immediately start to
 apply GC GRADIA OPAQUE to avoid contamination of the retention
 area.
4. Application and Light curing of GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
   Apply a layer of GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE to the
 retention area to mask the metal colour. Light cure for 1 minute 
 using the GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing GC
 GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Build-up of veneer crown
   Apply GC GRADIA composite and light cure according to GC
 GRADIA instructions for use.
6. Application and Pre-light curing of Gum Opaque (GO)
    Apply two thin layers of Gum Opaque (GO) to the gum part of the
 metal framework. Temporarily light cure each layer for 1 minute
 using the GC LABOLIGHT LV-III.
 Note : 
 1) For light curing refer to the following chart of Irradiation time and
  Depth of cure.
    2) For colour adjustment, apply Gum Opaque Modifier (GOM51) to
  the light cured Gum Opaque. Light cure for 1 minute using the GC
  LABOLIGHT LV-III.
 3) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing 
  Gum Opaque and Gum Opaque Modifier.  
7.  Application, Pre-curing and Final curing of Gum (G)
   Apply Gum (G). Temporarily light cure for 30 seconds using the
 GC LABOLIGHT LV-III or for 10 seconds using the GC STEPLIGHT
 SL-I. Finally light cure for 3 minutes using the GC LABOLIGHT LV-III.
   Note :
 1) If gum application exceeds the depth of cure mentioned in the
  chart, apply in layers and light cure respectively (in the GC
  LABOLIGHT LV-III).
 2)  In case of long span restorations, apply in sections to each side of
  one tooth and carry out final cure respectively in order to minimise
  curing shrinkage.
 3) Apply Gum Modifier (GM) or Gum Translucent (GT)
  as necessary.
 4) If it is desired to reproduce blood vessels in the gum area,
  incorporate Gum Fiber (GF71) in translucent Gum Modifier (GM30)
  or material of another shade, mix, apply and light cure.  
 5) When using Gum Fiber, cover with Gum Translucent. Light cure
  and polish.
8. Removal of air inhibited layer and Shape adjustment 
    Remove air inhibited layer and adjust contour using a carbide bur,
 diamond point or carborundum point.
9. Finish
   Leave the margin thicker than desired and progressively finish using
 a rubber point or silicone point.
10. Polish and Buff
   Polish and buff in usual manner to complete the gum restoration.

STORAGE
Store in a cool place away from direct sunlight.
(Shelf life : 2 years from date of manufacture)

SHADES & PACKAGES (GRADIA gum shades)
1.  Starter Package
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO11)   1
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO13)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G21)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G22)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G23)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G24)   1
 Syringe of 2.4mL gel         - Gum Translucent (GT41)    1
 Disposable palette     5
 Light protective cover    1
 Mixing pad No. 22    1
 Brush No. 7     1
 Shade guide kit   1
 Color chart  1
2. Refill Packages
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Syringe of 2.4mL solution 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Syringe of 2.4mL solution
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
       Syringe of 2.9mL paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or
  GM36)
       Syringe of 2.4mL gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Syringe of 2.4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Bottle of 0.4g fibers

CAUTION
1.  In case of contact with oral tissues or skin, remove immediately with
 a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
 medical attention.
3. Take care to avoid ingestion of the material.
4. If material is stored in a refrigerator, remove from refrigerator and
 leave to stand at room temperature for at least 30 minutes before
 use. 
5. After dispensing material, use as quickly as possible. Be sure to
 remove any residual material from the tip of the syringe and   
 replace cap immediately after use. 
6. Do not mix with other materials.
7.  When light curing material, be sure to follow the irradiation time
 described in the above- mentioned chart. Do not use ultraviolet
 lights or visible light curing devices that can radiate ultraviolet light.
8. When light curing material, do not look directly into the light.
9. When adjusting or polishing composite resin, use a dust collector and
 wear a dust mask to avoid inhaling dust.  
10. The brush can be cleaned with alcohol after use.

Last revised : 08/2012

Light curing device  Pre-cure     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogen / G-Light  20 sec.    

Irradiation time for Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Irradiation time for Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Light curing device  Pre-cure  Final cure 
GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    
Halogen / G-Light    20 sec.          1 min. 

Depth of cure (using the GC Labolight LV- III)

Irradiation time

 0.2 mm 

Shades
Pre-cure
(30 sec.)

Pre-cure
 (1 min.)

Final cure
(3 min.)

Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Note : 
1) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used to light cure the above materials.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions
 for complete polymerization.

Note :
1) The GC STEPLIGHT SL- I cannot be used for final curing.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions for
 complete polymerization.

Note :
The depths of cure for translucent Gum (G20) and Gum Modifier
(GM30) are equivalent to that of Gum Translucent.
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ENPrior to use, carefully read 
the instructions for use. DEVor der Benutzung bitte die 

Gebrauchsanweisung gründlich lesen. ITLeggere attentamente le 
istruzioni prima dell'uso.FRAvant toute utilisation, lire 

attentivement les instructions d’emploi. ESAntes de usar, lea detalladamente 
las instrucciones de uso.

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
Reproduction of gum tissue for crown restorations, such as implant 
superstructures and removable metal frames.

CONTRAINDICATIONS
In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. If 
such reactions are experienced, discontinue use of the product and 
refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE
For the following steps (No.1-5) of the procedure, refer to GC GRADIA 
instructions for use.
1.  Production of Metal Framework
 1)  Wax up framework in usual manner.
 2)  Cast in usual manner.
 3)  Using a carbide bur, adjust casting in usual manner.
2. Treatment of Metal Framework
 1)  Sandblast retention area using 50 to 110 micron aluminum oxide.
 2) Clean with dry, oil-free air.
3. Application of GC METALPRIMER II
 Apply one or two thin coats of GC METALPRIMER II to the retention
 area.
   Note : 
 After application of the GC METALPRIMER II, immediately start to
 apply GC GRADIA OPAQUE to avoid contamination of the retention
 area.
4. Application and Light curing of GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
   Apply a layer of GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE to the
 retention area to mask the metal colour. Light cure for 1 minute 
 using the GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing GC
 GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Build-up of veneer crown
   Apply GC GRADIA composite and light cure according to GC
 GRADIA instructions for use.
6. Application and Pre-light curing of Gum Opaque (GO)
    Apply two thin layers of Gum Opaque (GO) to the gum part of the
 metal framework. Temporarily light cure each layer for 1 minute
 using the GC LABOLIGHT LV-III.
 Note : 
 1) For light curing refer to the following chart of Irradiation time and
  Depth of cure.
    2) For colour adjustment, apply Gum Opaque Modifier (GOM51) to
  the light cured Gum Opaque. Light cure for 1 minute using the GC
  LABOLIGHT LV-III.
 3) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing 
  Gum Opaque and Gum Opaque Modifier.  
7.  Application, Pre-curing and Final curing of Gum (G)
   Apply Gum (G). Temporarily light cure for 30 seconds using the
 GC LABOLIGHT LV-III or for 10 seconds using the GC STEPLIGHT
 SL-I. Finally light cure for 3 minutes using the GC LABOLIGHT LV-III.
   Note :
 1) If gum application exceeds the depth of cure mentioned in the
  chart, apply in layers and light cure respectively (in the GC
  LABOLIGHT LV-III).
 2)  In case of long span restorations, apply in sections to each side of
  one tooth and carry out final cure respectively in order to minimise
  curing shrinkage.
 3) Apply Gum Modifier (GM) or Gum Translucent (GT)
  as necessary.
 4) If it is desired to reproduce blood vessels in the gum area,
  incorporate Gum Fiber (GF71) in translucent Gum Modifier (GM30)
  or material of another shade, mix, apply and light cure.  
 5) When using Gum Fiber, cover with Gum Translucent. Light cure
  and polish.
8. Removal of air inhibited layer and Shape adjustment 
    Remove air inhibited layer and adjust contour using a carbide bur,
 diamond point or carborundum point.
9. Finish
   Leave the margin thicker than desired and progressively finish using
 a rubber point or silicone point.
10. Polish and Buff
   Polish and buff in usual manner to complete the gum restoration.

STORAGE
Store in a cool place away from direct sunlight.
(Shelf life : 2 years from date of manufacture)

SHADES & PACKAGES (GRADIA gum shades)
1.  Starter Package
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO11)   1
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO13)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G21)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G22)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G23)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G24)   1
 Syringe of 2.4mL gel         - Gum Translucent (GT41)    1
 Disposable palette     5
 Light protective cover    1
 Mixing pad No. 22    1
 Brush No. 7     1
 Shade guide kit   1
 Color chart  1
2. Refill Packages
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Syringe of 2.4mL solution 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Syringe of 2.4mL solution
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
       Syringe of 2.9mL paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or
  GM36)
       Syringe of 2.4mL gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Syringe of 2.4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Bottle of 0.4g fibers

CAUTION
1.  In case of contact with oral tissues or skin, remove immediately with
 a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
 medical attention.
3. Take care to avoid ingestion of the material.
4. If material is stored in a refrigerator, remove from refrigerator and
 leave to stand at room temperature for at least 30 minutes before
 use. 
5. After dispensing material, use as quickly as possible. Be sure to
 remove any residual material from the tip of the syringe and   
 replace cap immediately after use. 
6. Do not mix with other materials.
7.  When light curing material, be sure to follow the irradiation time
 described in the above- mentioned chart. Do not use ultraviolet
 lights or visible light curing devices that can radiate ultraviolet light.
8. When light curing material, do not look directly into the light.
9. When adjusting or polishing composite resin, use a dust collector and
 wear a dust mask to avoid inhaling dust.  
10. The brush can be cleaned with alcohol after use.
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Light curing device  Pre-cure     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogen / G-Light  20 sec.    

Irradiation time for Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Irradiation time for Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Light curing device  Pre-cure  Final cure 
GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    
Halogen / G-Light    20 sec.          1 min. 

Depth of cure (using the GC Labolight LV- III)

Irradiation time

 0.2 mm 

Shades
Pre-cure
(30 sec.)

Pre-cure
 (1 min.)

Final cure
(3 min.)

Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Note : 
1) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used to light cure the above materials.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions
 for complete polymerization.

Note :
1) The GC STEPLIGHT SL- I cannot be used for final curing.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions for
 complete polymerization.

Note :
The depths of cure for translucent Gum (G20) and Gum Modifier
(GM30) are equivalent to that of Gum Translucent.

LICHTHÄRTENDES ZAHNFLEISCHFARBENES 
KOMPOSITSYSTEM

Nur von zahntechnischem / zahnärztlichem Fachpersonal für die 
genannten Anwendungsgebiete zu verwenden.

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE
Reproduktion von Zahnfleisch, implantatgetragenen Suprastrukturen 
und herausnehmbarem Zahnersatz.

GEGENANZEIGEN
In seltenen Fällen kann es zu einer Überempfindlichkeit kommen. In 
diesem Fall muß das Produkt sofort aus dem Mund entfernt werden 
und anschließend ein Arzt aufgesucht werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG
Für die folgenden Schritte (Nr.1-5) bitte auch die Gebrauchsanweisung 
für GC GRADIA beachten.
1. Herstellung von herausnehmbarem Zahnersatz
 1)  Zunächste wie gewohnt aufwachsen.
 2) Daraufhin einen Abdruck erstellen.
 3) Mit einem Polierer den Abdruck entsprechend anpassen.
2. Behandlung des metallischen Trägers
 1)  Die Retention mit Aluminiumoxid 50 bis 110 Micron Korngröße
   sandstrahlen.
 2)  Anschließend mit trockener und ölfreier Druckluft reinigen.
3. Anwendung von GC METALPRIMER II
 Die Retentionsfläche mit einem oder zwei dünnen
 Überzügen von GC METALPRIMER II versehen.
 BEMERKUNG :
 Unmittelbar nach der Anwendung von GC METAL PRIMER II mit
 dem Auftrag von GC GRADIA OPAQUE beginnen, um eine
 zwischenzeitliche Verunreinigung der Retentionsfläche zu
 vermeiden.
4. Aufbringen und Lichthärten von GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Um die Retentionsfläche des Gerüstes abzudecken, wird eine
 Schicht GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE auf die
 Retentionsfläche aufgebracht und anschließend eine Minute lang mit
 dem GC LABOLIGHT LV-III gehärtet.
 Anm. :
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE kann nicht mit dem GC
 STEPLIGHT SL-I ausgehärtet werden.
5. Aufbau eines Veneers
   Die Schritte zur Herstellung eines Veneers inklusive der
 Lichthärtezeiten befinden sich in der Arbeitsanleitung für GC
 GRADIA.
6. Anwendung und Lichthärtung von Gum Opaque (GO)
    Es werden zwei dünne Schichten von Gum Opaque (GO) auf den
 Zahnfleischbereich des Gerüstes aufgebracht. Jede Schicht eine
 Minute
 lang mit dem GC LABOLIGHT LV-III provisorisch lichthärten.
 BEMERKUNG :
 1) Um Materialien zu härten, bitte die nachfolgende Tabelle für
  Belichtungszeit und Belichtungstiefe beachten.
 2) Für Farbabstimmungen Gum Opaque Modifie (GOM51) auf den
  ausgehärteten Gum Opaque auftragen. Dann 1 Minute im
  LABOLIGHT LV-III aushärten.
 3) Gum Opaque und Gum Opaque Modifier können nicht mit dem
  GC STEPLIGHT SL-I ausgehärtet werden. 
7.  Auftragen, Zwischenhärten und Endhärtung des Gum (G)
   Zunächst wird Gum (G) aufgetragen. Anschließend 30 Sekunden
 lang Lichthärten mit dem GC LABOLIGHT LV-III oder 10 Sekunden
 mit dem GC STEPLIGHT SL-I. Die abschließende Aushärtung
 erfolgt im GC LABOLIGHT LV-III.   
 BEMERKUNG :
 1)  Wenn die Schichtstärke des aufgetragenen Materials die in der
  Belichtungstabelle angegebene übersteigt, so muß in mehreren
  Schichten gearbeitet und jeweils zwischengehärtet werden. 
 2)  Bei großspannigen Restauration immer eine Seite eines
  Zahnes auftragen und zwischenhärten, um Schrumpfungen zu
  vermeiden.
 3)  Wenn es notwendig ist, kann Gum Modifier und Gum Translucent
  aufgetragen werden.
 4)  Wenn die Reproduktion von Blutgefäßen erwünscht ist, kann Gum
  Fiber (GF71) in transluzentem Gum Modifier (GM30) oder einem
  Material mit anderem Farbton aufgelegt werden. Gum Translucent
  darüber geben und dann aushärten.
8. Wiederherstellung der Inhibitionsschicht zur Formkorrektur 
    Die Oberfläche mit einem Diamanten abreiben, Modifier auftragen
 und dann wie gewohnt weiterarbeiten.
9. Finish
   Die Schichtung sollte etwas dicker als gewünscht geschichtet
 werden und dann mit einem Silikonpolierer die gewünschte Endform
 ausarbeiten.
10. Polieren
  Wie gewohnt polieren um die Restauration fertigzustellen.

LAGERUNG
An einem trockenen Ort, abseits von direkter Sonneneinstrahlung 
aufbewahren.
(Haltbarkeit : 2 Jahre ab Herstellungsdatum)

FARBEN UND HANDELSFORMEN (GRADIA gum shades)
1. Starterpacket
 Spritze mit 2,4mL Lösung  - Gum Opaque (GO11)   1
 Spritze mit 2,4mL Lösung  - Gum Opaque (GO13 )  1
 Spritze mit 2,9mL Paste    - Gum (G21)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste    - Gum (G22)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste   - Gum (G23)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste   - Gum (G24)  1
 Spritze mit 2,4mL Gel        - Gum Translucent (GT41)   1
 Einwegpalette     5
 Lichtschutzhülle    1
 Anmischpad No, 22    1
 Pinsel No, 7    1
 Farbschlüsselset    1
 Farbtafel     1
2. Nachfüllpackungen
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Spritze mit 2,4mL Lösung
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Spritze mit 2,4mL Lösung
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
        Spritze mit 2,9mL Paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or GM36)
        Spritze mit 2,4mL Gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Spritze mit 2,4mL Gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
        Flasche mit 0,4g fibers

ACHTUNG
1.  Bei Kontakt mit Haut oder Schleimhaut, sofort mit einem in Alkohol
 getränktem Tuch entfernen. Mit Wasser spülen. 
2.  Bei Augenkontakt, mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
3.  Nicht für die Nahrungsaufnahme geeignet.
4.  Wenn das Material in einem Kühlschrank aufbewahrt wird, sollte es ca. 30
 Minuten vor der Anwendung herausgenommen werden, damit es sich auf   
 Raumtemperatur erwärmen kann. 
5.  Material nach der Entnahme aus der Spritze sofort verwenden ;
 anschließend die Spitze säubern und sofort wieder verschließen. 
6.  Nicht mit anderen Materialien vermischen.
7.  Zur Lichthärtung unbedingt die in der Tabelle oben angegebenen Zeiten
 beachten. Keine UV-Lampe bzw. eine Lampe, welche sichtbares Licht und
 UV-Licht abgibt, verwenden.
8.  Beim Aushärten nicht direkt in das Licht sehen.
9.  Beim Korrigieren und Polieren des Materials unbedingt einen Staubazug
 sowie eine Staubschutzmaske verwenden! 
10. Die Staubabzug kann nach dem Gebrauch mit Alkohol gereinigt werden.

Zuletzt aktualisiert : 08/2012
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SYSTÈME COMPOSITE PHOTOPOLYMÉRISABLE POUR LA 
REPRODUCTION DE FAUSSE GENCIVE

Ne doit être utilisé que par un professionnel de l'Art dentaire, dans les 
indications recommandées.

INDICATIONS RECOMMANDEES
Reproduction du tissu gingival dans les restaurations coronaires telles 
que les supra-structures implantaires ou prothèses adjointes à châssis 
métallique.

CONTRE INDICATION
Dans de rares cas, le produit peut causer une réaction chez certaines 
personnes. Si un tel phénomène apparaît, arrêter l'emploi du produit et 
consulter un médecin.

MODE D'EMPLOI
Pour les étapes qui suivent (1 à 5) de la procédure, se référer au mode 
d'emploi de GC GRADIA.
1.  Fabrication du châssis métallique.
 1) Réaliser la construction en cire de façon habituelle.
 2) Couler de manière habituelle.
 3) Ajuster la coulée de façon usuelle avec une fraise au carbure.
2.  Traitement du châssis métallique.
 1) Sabler les zones de rétention à l'oxyde d'alumine à 50-110.
 2) Sécher à l'air sec, sans trace d'huile.
3.  Application du GC METALPRIMER II
 Appliquer une ou deux fines couches de GC METALPRIMER II
 sur les zones de rétention.
 Note :
 Après application de GC METALPRIMER II commencer
 immédiatement l'application de GC GRADIA OPAQUE afin d'éviter
 toute contamination de la surface de rétention.
4.  Application et photopolymérisation de GC GRADIA
 FOUNDATION OPAQUE
 Appliquer une couche de GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE
 sur la zone de rétention pour masquer la couleur du métal.
 Photopolymériser pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV-III.
 Note :
 La GC STEPLIGHT SL-I  ne peut pas être utilisée pour la
 photopolymérisation de GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5.  Montage de la couronne à facette.
 Appliquer le composite GC GRADIA et photopolymériser selon le
 mode d'emploi de GC GRADIA.
6.  Application et prépolymérisation de Gum Opaque (GO)
 Appliquer deux couches fines de Gum Opaque (GO) sur la partie
 gingivale du châssis métallique. Photopolymériser temporairement
 chaque couche pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 1) Pour photopolymériser les matériaux Gum de type gencive, se
  reporter aux tableaux de temps de polymérisation et de
  profondeur de polymérisation ci-après.
 2) Pour l'ajustage de la teinte, appliquer Gum Opaque Modifier
  (GOM 51) sur le Gum Opaque polymérisé. Photopolymériser
  pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV- III.
 3) La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour    
  polymériser Gum Opaque et Gum Opaque Modifier.
7.  Application, pré-polymérisation et polymérisation finale du
 matériau Gum (G)
 Appliquer le matériau Gum (G). Le photopolymériser
 temporairement pendant 30 secondes dans le GC LABOLIGHT
 LV- III ou pendant 10 secondes avec la GC STEPLIGHT SL-I.   
 Procéder à la photopolymérisation finale pendant 3 minutes dans
 le GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 1) Si l'application de matériau Gum dépasse l'épaisseur    
  polymérisable telle qu'indiquée dans le tableau, l'appliquer par   
  couches et les photopolymériser au fur et à mesure (dans le 
  GC LABOLIGHT LV- III).
 2) Dans le cas de restauration longue portée, appliquer par
  zones successive de part et d'autre de chaque dent et procéder   
  aux polymérisations successives afin de minimiser le retrait de   
  polymérisation.
 3) Appliquer le Gum Modifier (GM) ou le Gum Translucent (GT)
  autant que nécessaire.
 4) Si l'on souhaite reproduire les vaisseaux sanguins dans la    
  gencive incorporer du Gum Fiber (GF71) (veinules) dans le    
  Gum Modifier transparent (GM 30) ou un matériau d'une autre
  teinte, mélanger, appliquer et photopolymériser.
 5) Lorsque l'on utilise le matériau Gum Fiber recouvrir avec du  
  Gum Translucent, photopolymériser et polir.
8.  Elimination de la couche d'inhibition avec AIR BARRIER et ajustage
 de la forme.
 Eliminer la couche d'inhibition par l'oxygène et achever la finition
 en utilisant une fraise au carbure, diamantée, ou une pointe au   
 carborundum.
9.  Finition.
 Laisser l'épaisseur marginale souhaitée et finir progressivement en   
 utilisant une pointe montée caoutchouc ou siliconée.
10. Polissage et Brillantage.
 Polir et brillanter de manière traditionnelle pour terminer la
 restauration de gencive.

STOCKAGE
Conserver dans un endroit sec et frais à l'écart de la lumière du soleil.
(Durée d'utilisation = Deux ans à compter de la date de fabrication)

TEINTES et CONDITIONNEMENTS (GRADIA gum shades)
1. Kit de base : "STARTER PACKAGE"
 Seringue de 2,4mL de pâte fluide  - Gum Opaque (GO11)  1
 Seringue de 2,4mL de pâte fluide - Gum Opaque (GO13)   1
 Seringue de 2,9mL de pâte        - Gum (G21)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte          - Gum (G22)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte   - Gum (G23)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte   - Gum (G24)  1
 Seringue de 2,4mL gel    - Gum Translucent (GT41)  1
 Palette jetable    5
 Couvercle de protection contre la lumière 1
 Bloc de mélange N 22     1
 Pinceau N 7    1
 Kit teintier    1
 Palette de teintes   1
2. Recharges.
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 et GO13)
  Seringue de 2,4mL de pâte fluide
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
  Seringue de 2,4mL de pâte fluide
 c. Gum ( G20, G21, G22, G23, et G24)
  Seringue de 2,9mL de pâte
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 et
  GM36)
  Seringue de 2,4mL de gel
 e. Gum Translucent (GT41)
  Seringue de 2,4mL de gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
   Flacon de 0,4g de veinules

ATTENTION !
1. En cas de réaction avec la muqueuse orale ou la peau, retirer
 immédiatement le matériau avec une petite éponge ou un coton
 imbibé d'alcool. Rincer à l'eau.
2. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau
 et consulter un médecin.
3. Ne pas ingérer le matériau.
4. Si le matériau est conservé au réfrigérateur sortez le au moins
 30min avant utilisation à température ambiante.
5. Après prélèvement du matériau, utilisez-le aussi rapidement que   
 possible. S'assurer de l'élimination de tout résidu sur l'embout de la
 seringue et refermer après extrusion du matériau la capuchon
 immédiatement après l'emploi.
6. Ne pas mélanger avec d'autres matériaux.     
7. Lorsque l'on procède à la photopolymérisation du matériau,
 s'assurer du respect des valeurs données dans les tableaux ci-  
 dessus. Ne pas utiliser d'activateurs à ultra-violets ou d'activateur à
 lumière visible pouvant émettre des rayons ultra-violets.
8. Lors de la photopolymérisation, ne jamais regarder directement la
 lumière.
9. Lors de l'ajustage de la forme et du polissage d'une résine
 composite, utiliser une aspiration et porter un masque afin d'éviter
 toute inhalation de poussière.
10.Le pinceau peut-être nettoyé avec de l'alcool après usage.
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SISTEMA COMPOSITO FOTOPOLIMERIZZABILE PER LA 
RIPRODUZIONE DEI TESSUTI GENGIVALI

Per uso esclusivamente professionale nelle indicazioni raccomandate.

ISTRUZIONI RACCOMANDATE
Riproduzione del tessuto gengivale per ricostruzioni su corone quali 
sovrastrutture su impianti e protesi mobili in metallo.

CONTROINDICAZIONI
In rari casi il prodotto può causare sensibilizzazione in alcune persone. 
Se si verificano tali reazioni, interrompere l'uso del prodotto e 
consultare un medico.

ISTRUZIONI PER L'USO
Per i passaggi della procedura illustrati di seguito (N 1-5), consultare le 
istruzioni per l'uso di GC GRADIA.
1.  Realizzazione di strutture in metallo
 1)  Eseguire la ceratura diagnostica della struttura procedendo nel
  modo consueto.
 2) Realizzare il modello nel modo consueto.
 3) Utilizzando una fresa al tungsteno, regolare il modello nel modo   
 consueto.
2. Trattamento delle strutture in metallo
 1)  Sabbiare l'area di ritenzione utilizzando ossido di alluminio da
  50-110 micron.
 2) Pulire con aria asciutta e priva di olio.
3. Applicazione di GC METALPRIMER II
 Applicare uno o due strati sottili di GC METALPRIMER II sull'area
 di ritenzione.
 Nota : 
 Dopo aver applicato GC METALPRIMER II, iniziare
 immediatamente ad applicare GC GRADIA OPAQUE per evitare
 qualunque contaminazione dell'area di ritenzione.
4. Applicazione e fotopolimerizzazione di GC GRADIA
 FOUNDATION OPAQUE
 Applicare uno strato di GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE   
 sull'area di ritenzione in modo da mascherare il colore del metallo.
 Fotopolimerizzare per 1 minuto utilizzando GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
  Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per fotopolimerizzare
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Stratificazione delle corone veneer 
   Applicare il composito GC GRADIA e fotopolimerizzare come   
 indicato nelle istruzioni per l'uso di GC GRADIA.
6. Applicazione e potopolimerizzazione preliminare di Gum
 Opaque (GO)
    Applicare due strati sottili di Gum Opaque (GO) sulla parte di
 gengiva della struttura in metallo. Fotopolimerizzare
 temporaneamente ciascuno strato per 1 minuto utilizzando 
 GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota : 
 1)  Per la fotopolimerizzazione dei materiali Gum consultare il
  grafico dei tempi di irraggiamento e delle profondità di 
  polimerizzazione riportato di seguito.
 2) Per la regolazione del colore, applicare Gum Opaque Modifier
  (GOM51) sullo strato fotopolimerizzato di Gum  Opaque.    
  Fotopolimerizzare per 1 minuto utilizzando GC LABOLIGHT
  LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I non può essere utilizzato per    
  fotopolimerizzare Gum Opaque o Gum Opaque Modifier.  
7.  Applicazione, polimerizzazione preliminare e polimerizzazione
 finale del materiale Gum (G)
 Applicare il materiale Gum (G).  Fotopolimerizzare 
 temporaneamente per 30 secondi utilizzando GC LABOLIGHT
 LV-III oppure per 10 secondi usando GC STEPLIGHT SL-I.    
 Eseguire la fotopolimerizzazione finale per 3 minuti utilizzando 
 GC LABOLIGHT LV-III.
    Nota :
 1)  Se l'applicazione del materiale per gengive ha una profondità di   
  polimerizzazione superiore a quella indicata nel grafico,    
  applicare il materiale in diversi strati e fotopolimerizzare    
  ciascuno strato (con GC LABOLIGHT LV-III).
 2) In caso di ricostruzioni estese, applicare in sezioni su ciascun   
  lato del dente ed eseguire la fotopolimerizzazione finale di    
  ciascuna sezione per minimizzare la contrazione dovuta alla   
  polimerizzazione.
 3) Applicare Gum Modifier (GM) oppure Gum Translucent (GT)
  secondo necessità.
 4) Se si vogliono riprodurre i vasi sanguigni nell'area gengivale,   
  incorporare Gum Fiber (GF71) nel materiale traslucido Gum   
  Modifier (GM30) o materiale di altro colore, miscelare, applicare
  e fotopolimerizzare.  
 5) Quando si usa Gum Fiber, ricoprire con Gum Translucent,
  fotopolimerizzare e lucidare.
8. Eliminazione dello strato inibito dall'aria e modellazione della forma 
 Eliminare lo strato inibito dall'aria e regolare il contorno utilizzando
 una fresa con punta di tungsteno, di diamante, oppure di
 carborundum.
9. Rifinitura 
 Lasciare un margine più spesso del necessario e rifinire    
 gradualmente utilizzando una punta in gomma o silicone.
10.Levigatura e lucidatura
 Levigare e lucidare nel modo consueto per completare la
 ricostruzione della gengiva.

 

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e lontano dalla luce solare diretta.
(Durata utile : 2 anni dalla data di produzione)

COLORI E CONFEZIONI (GRADIA gum shades)
1.  Confezione iniziale
 Siringa da 2,4mL di soluzione - Gum Opaque (GO11)    1
 Siringa da 2,4mL di soluzione - Gum Opaque (GO13 )   1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G21)  1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G22)  1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G23) 1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G24)  1
 Siringa da 2,4mL di gel        - Gum Translucent (GT41)   1
 Tavoletta usa e getta 5
 Coperchio fotoprotettivo 1
 Blocchetto di miscelazione N 22  1
 Pennello N 7 1
 Kit scala colori 1
 Tabella colori 1
2. Confezioni di ricambi
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 o GO13)
         Siringa da 2,4mL di soluzione 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Siringa da 2,4mL di soluzione
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 o G24)
        Siringa da 2,9mL di pasta
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 o
  GM36)
       Siringa da 2,4mL di gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Siringa da 2,4mL di gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Flacone da 0,4g di fibre

AVVERTENZE
1.  In caso di contatto con i tessuti orali o la cute, eliminare    
 immediatamente il prodotto con una spugna o del cotone
 imbevuto d'alcol e sciacquare con acqua.
2. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con
 acqua e consultare un medico.
3. Evitare che il materiale venga ingerito.
4. Se il materiale viene conservato in frigorifero, estrarlo dal
 frigorifero e lasciarlo a temperatura ambiente per almeno 30 minuti
 prima dell'uso. 
5. Una volta estratto il materiale, utilizzarlo appena possibile.
 Accertarsi di togliere l'eventuale materiale residuo dalla punta della
 siringa e riapplicare il cappuccio immediatamente dopo l'uso. 
6. Non mischiare con altri materiali.
7.  In fase di fotopolimerizzazione, attenersi ai tempi di
 irraggiamento descritti nella tabella precedentemente riportata.   
 Non utilizzare lampade ultraviolette o fotopolimerizzaatori a luce
 visibile che possono irradiare luce ultravioletta.
8. Durante la fotopolimerizzazione del materiale, evitare di
 guardare direttamente la lampada.
9. Durante la regolazione o la lucidatura della resina composita,
 utilizzare un aspiratore di polveri e indossare l'apposita mascherina
 per evitare di inalare la polvere.  
10. Dopo l'uso, il pennello può essere pulito con alcool.
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SISTEMA FOTOPOLIMERIZABLE DE COMPOSITE PARA LA 
REPRODUCCIÓN DEL TEJIDO GINGIVAL

Sólo para uso dental profesional y con las recomendaciones indicadas.

INDICACIONES
Elaboración del tejido gingival para restauraciones de coronas, 
supraestructuras de implantes y estructuras de metal removibles.

CONTRAINDICACIONES
En algunos casos puede causar sensibilidad a algunas personas. En 
este caso, dejar de usarlo, y consultar al médico.

INSTRUCCIONES DE USO
Para los siguientes pasos (No.1-5) seguir las instruciones de uso de GC 
GRADIA.
1. La elaboración de la estructura de metal
 1) Encerar la estructura de metal de la manera usual.
 2) Modelar de la manera usual.
 3) Usar una fresa de carburo, ajustando el modelo de la manera usual.
2. El tratamiento de la estructura de metal
 1) Tratar con chorro de arena el área de retención, usando 50 a 110
  micras de óxido de aluminio.
 2) Limpiar con aire seco, sin aceite.
3. La aplicación del GC METALPRIMER II
 Aplicar una o dos capas finas del GC METALPRIMER II en el
 área de retención.
 Nota :
 Después de haber aplicado el GC METALPRIMER II, comenzar
 inmediatamente con la aplicación del GC GRADIA OPAQUE, evitando
 así, la contaminación del área de retención.
4. La aplicación y polimerización del GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Aplicar el GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE en el área de   
 retención para cubrir el color del metal. Fotopolimerizar durante un
 minuto, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para la polimerización del
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. La elaboración de la corona veneer
 Aplicar el GC GRADIA composite y fotopolimerizar según las
 instrucciones de uso.
6. La aplicación y polimerización del Gum Opaque (GO)
 Aplicar dos capas finas de Gum Opaque (GO) en la parte gingival de
 la estructura de metal. Fotopolimerizar temporalmente cada una de
 las capas durante 1 minuto, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 1) Para fotopolimerizar el material GUM, observar el siguiente cuadro
  sobre tiempo de irradiación e intensidad de polimerización.
 2) Para el ajuste del color, aplicar Gum Opaque Modifier (GOM51) al
  GUM Opaque fotopolimerizado. Polimerizar durante 1 minuto,
  usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los
  Gum Opaque y Gum Opaque Modifier.
7. La aplicación, pre-polimerización y polimerización final del material
 Gum (G) 
 Aplicar el material Gum (G). Fotopolimerizar temporalmente durante
 30 segundos usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III o por 10
 segundos, usando GC STEPLIGHT SL-I. Efectuar la polimerización
 final durante 3 minutos, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 1) Si la aplicación del material gingival excede el grosor que se indica
  en el cuadro de abajo, aplicar en capas y fotopolimerizar
  respectivamente (en GC LABOLIGHT LV-III).
 2) En caso de restauraciones extensas aplicar en secciones en cada
  lado del diente y proseguir con la polimerización final
  respectivamente, para así disminuir la contracción durante la   
  polimerización.
 3) Aplicar lo que se necesite de Gum Modifier (GM) o Gum   
  Translucent (GT).
 4) Si se desea, reproducir canales en el área gingival, incorporar
  Gum Fiber (GF71) en la Gum Modifier (Gum 30) Translucent o
  material de otro tono, mezclar, aplicar y fotopolimerizar.
 5) Cuando se use Gum Fiber, cubrirla con Gum Translucent.
  Fotopolimerizar y pulir. 
8.Eliminar la capa de aire inhibido y ajustar la forma
 Quitar la capa de aire inhibido y ajustar los contornos, usando una
 fresa de carbudo, una punta diamantada o una punta de carborundo.
9. Acabado
 Dejar el márgen más grueso de lo que se desea y terminar
 progresivamente usando una punta de goma o de silicona.
10.Pulido y brillo
 Pulir de la manera habitual para finalizar la restauración gingival.

 

ALMACENAJE 
Almacenarlo en un lugar fresco y lejos de los rayos directos del sol.
(Fecha de caducidad : 2 años después de su fabricación)

COLORES Y ENVASE (GRADIA gum shades)
1. Set básico
 Jeringa de 2,4mL solución - Gum Opaque (GC11)  1
 Jeringa de 2,4mL solución - Gum Opaque (GO13)  1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G21)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G22)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G23)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G24)    1
 Jeringa de 2,4mL gel - Gum Translucent (GT41)   1
 Espátula disponible      5
 Protectores de luz       1
 Bloc de mezcla No, 22      1
 Cepillo No, 7      1
 Guía de tonalidades      1
 Escala de colores      1
2. Reposiciones
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 o GO 13)
  Jeringa de 2,4mL solución
 b. Gum Opaque Modifier  (GOM51)
  Jeringa de 2,4mL solución
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 o G24)
  Jeringa de 2,9mL pasta
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 o GM36)
  Jeringa de 2,4mL gel
 e. Gum Translucent (GT41)
  Jeringa de 2,4mL gel
 f. Gum Fiber (GF71)
  Tarro 0,4gr. fibra.

PRECAUCIÓN
1. En caso de contacto con el tejido oral o con la piel, limpiar
 inmediatamente con una esponja o algodón, humedecido en alcohol.
 Lavar con agua.
2. En caso de contacto o que entre en los ojos, lavar con agua
 inmediatamente y consultar al médico.
3. Poner atención de no ingerir el material.
4. Si el material está almacenado en el frigorífico, sacarlo y antes de
 usarlo, mantenerlo a temperatura ambiental por lo menos durante
 30 minutos.
5.Usar el material inmediatamente después de haberlo sacado.
 Asegurarse de haber quitado todo el material restante de la punta
 de la jeringa y colocar la tapa inmediatamente después de usarse.
6.No mezclarlo con otros materiales.
7. Cuando se efectúa la polimerización del material, hay que
 asegurarse de seguir las indicaciones descritas en el cuadro de   
 tiempo de irradiación, arriba descrito. No usar rayos de luces
 ultravioletas o unidades de polimerización visibles, que puedan   
 emitir rayos de luz ultravioleta.  
8. Cuando se está polimerizando el material, no se debe mirar
 directamente la luz.
9. Cuando se ajusta o se pule la resina de composite, hay que usar un
 colector de polvo y usar una mascarilla para evitar inhalar el polvo.
10.Hay que limpiar el cepillo con alcohol después de usarlo.
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Lichthärtegerät  Vorhärtung     
GC LABOLIGHT LV- III, II       1 Min. 
Halogen / G-Light     20 Sek.

Belichtungszeit für Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

BEMERKUNG :
1) Das GC STEPLIGHT SL-I kann nicht zur Endhärtung verwendet werden.
2) Bei Benutzung eines Handlichthärtungsgerätes* bitte von allen Seiten
 belichten, um eine vollständige Polymerisation sicherzustellen.

Belichtungszeit für Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Lichthärtungsgerät  Vorhärtung  Aushärtung 
GC LABOLIGHT LV- III, II       30 Sek.         3 Min. 
GC STEPLIGHT SL- I       10 Sek.    
Halogen / G-Light       20 Sek.       1 Min.
Bemerkung :
1) Die GC STEPLIGHT SL-I kann nicht zur Endpolimerisation benützt werden. 
2)  Bei Benutzung eines Handlichthärtungsgerätes* bitte von allen Seiten
 belichten, um eine vollständige Polymerisation sicherzustellen.

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Belichtungszeit

0,2 mm 
0,2 mm 

Farbton
Vorhärtung.
 (30 Sek.) 

Vorhärtung.
(1 Min.)

Aushärtung.
(3 Min.)

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

Härtungstiefe (bei Gebrauch von GC LABOLIGHT LV- III)

Bemerkung :
Die Härtungstiefe für transluzente Farbtöne G20 und GM30 sind 
entsprechend der von Gum Translucent.

Note :
Les profondeurs de polymérisation du transparent Gum (G20) et Gum Modifier 
(GM30) sont équivalentes à celles du Gum Translucent.

 Temps d'insolation

0,2 mm 
0,2 mm 

Teintes

Pré-
Polymérisation 

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

     (30 sec)

Pré-
Polymérisation

   (1 min.)

Polymérisation
Finale
 (3 min.)

GC LABOLIGHT LV-III, II   30 sec.              3 min.
GC STEPLIGHT SL-I  10 sec.
Halogen / G-Light   20 sec.  1 min.

Type d'activateur lumineux  Prépolymérisation
GC LABOLIGHT LV- III, II          1 min.
Halogen / G-Light          20 sec.

Temps d'irradiation lumineuse pour Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Note :
1)  La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour polymériser les
 matériaux présentés ci-dessus.
2)  Lorsque l'on utilise un activateur lumineux de type pistolet*, irradier le
 matériau dans toutes les directions pour obtenir une polymérisation complète.

Note  :
1)  La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour la polymérisation finale
 des matériaux présentés ci-dessus.
2)  Lorsque l'on utilise un activateur lumineux de type pistolet*, irradier le matériau
 dans toutes les directions pour obtenir une polymérisation complète.

Temps d'irradiation lumineuse pour Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

Profondeur de polymérisation (Avec le GC LABOLIGHT LV- III)

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Type d'activateur  lumineux    Prépolymérisation  Polymérisation finale

GC LABOLIGHT LV- III, II          1 min.
Halogen / G-Light          20 sec.
Note :
1) Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per fotopolimerizzare i materiali
 sopra indicati.
2)  Quando si usa un fotopolimerizzatore manuale*, applicare la luce in tutte le
 direzioni per ottenere una polimerizzazione completa.

Tempi di irraggiamento per Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Note :
Le profondità di polimerizzazione per il materiale traslucido Gum (G20) e Gum 
Modifier (GM30) sono equivalenti a quelle di Gum Translucent.

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Tempo 
di irraggiamento

0,2 mm 
0,2 mm 

Colori

Polimerizzazione 
preliminare
       (30 sec.)

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

Polimerizzazione 
preliminare
        (1 min.)

Profondità di polimerizzazione (con GC LABOLIGHT LV-III)

Aparato de polimerización

GC LABOLIGHT LV -III, II
Halógena / G-Light    20 seg.

Pre-polimerización

  1 min. 

Tiempo de irradiación del Gum Opaque ; Gum Opaque Modifier

Nota :
1) GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los materiales
 arriba mencionados.
2)  Cuando se usa una unidad de polimerización de mano*, aplicar la
 polimerización en todas las direcciones para completar la polimerización.

GCLABOLIGHT LV-III, II  
GC STEPLLICHT SL-I  
Halógena / G-Light   

Pre-polimerización Polimerización final

     30 seg.    3 min.
     10 seg.

Aparato de polimerización

20 seg. 1 min.

Tiempo de irriación del Gum; Gum Modifier ; Gum Translucent

Nota :
1) GC SEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los materiales arriba
 mencionados.
2)  Cuando se usa una unidad de polimerización de mano*, aplicar la polimerización
 en todas las direcciones por completar la polimerización

Gum Opaque
Gum Opaque Modifier
Gum
Gum Modifier
Gum Translucent 

0,2 mm 
0,2 mm 

Colores      (30 seg.)

Pre-
polimerización

Pre-
polimerización

Polimerización
final

1,1 mm
0,8 mm
3,0 mm

2,5 mm
1,5 mm
5,0 mm

  (1 min.)    (3 min.)

Tiempo de irradiación

Nota :
La intensidad de la polimerización para los translúcidos Gum (G20) y 
Gum Modifier (GM30) son equivalentes a los del Gum Translucent.

Intensidad de Polimerización (usando GC LABOLIGHT LV-III)

GC LABOLIGHT LV-III, II             30 sec.              3 min.
GC STEPLIGHT SL-I            10 sec.
Halogen / G-Light             20 sec.           1 min.

Note :
1)  Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per  fotopolimerizzare i materiali
 sopra indicati.
2)  Quando si usa un fotopolimerizzatore manuale*, applicare la luce in tutte le
 direzioni per ottenere una polimerizzazione completa.

Tempi di irraggiamento per Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

Fotopolimerizzatore Polimerizzazione 
preliminare

Polimerizzazione 
finale

Polimerizzazione 
preliminareFotopolimerizzatore  

Polimerizzazione
finale
       (3 min.)
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LIGHT-CURED GUM SHADE COMPOSITE SYSTEM

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
Reproduction of gum tissue for crown restorations, such as implant 
superstructures and removable metal frames.

CONTRAINDICATIONS
In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. If 
such reactions are experienced, discontinue use of the product and 
refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE
For the following steps (No.1-5) of the procedure, refer to GC GRADIA 
instructions for use.
1.  Production of Metal Framework
 1)  Wax up framework in usual manner.
 2)  Cast in usual manner.
 3)  Using a carbide bur, adjust casting in usual manner.
2. Treatment of Metal Framework
 1)  Sandblast retention area using 50 to 110 micron aluminum oxide.
 2) Clean with dry, oil-free air.
3. Application of GC METALPRIMER II
 Apply one or two thin coats of GC METALPRIMER II to the retention
 area.
   Note : 
 After application of the GC METALPRIMER II, immediately start to
 apply GC GRADIA OPAQUE to avoid contamination of the retention
 area.
4. Application and Light curing of GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
   Apply a layer of GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE to the
 retention area to mask the metal colour. Light cure for 1 minute 
 using the GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing GC
 GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Build-up of veneer crown
   Apply GC GRADIA composite and light cure according to GC
 GRADIA instructions for use.
6. Application and Pre-light curing of Gum Opaque (GO)
    Apply two thin layers of Gum Opaque (GO) to the gum part of the
 metal framework. Temporarily light cure each layer for 1 minute
 using the GC LABOLIGHT LV-III.
 Note : 
 1) For light curing refer to the following chart of Irradiation time and
  Depth of cure.
    2) For colour adjustment, apply Gum Opaque Modifier (GOM51) to
  the light cured Gum Opaque. Light cure for 1 minute using the GC
  LABOLIGHT LV-III.
 3) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing 
  Gum Opaque and Gum Opaque Modifier.  
7.  Application, Pre-curing and Final curing of Gum (G)
   Apply Gum (G). Temporarily light cure for 30 seconds using the
 GC LABOLIGHT LV-III or for 10 seconds using the GC STEPLIGHT
 SL-I. Finally light cure for 3 minutes using the GC LABOLIGHT LV-III.
   Note :
 1) If gum application exceeds the depth of cure mentioned in the
  chart, apply in layers and light cure respectively (in the GC
  LABOLIGHT LV-III).
 2)  In case of long span restorations, apply in sections to each side of
  one tooth and carry out final cure respectively in order to minimise
  curing shrinkage.
 3) Apply Gum Modifier (GM) or Gum Translucent (GT)
  as necessary.
 4) If it is desired to reproduce blood vessels in the gum area,
  incorporate Gum Fiber (GF71) in translucent Gum Modifier (GM30)
  or material of another shade, mix, apply and light cure.  
 5) When using Gum Fiber, cover with Gum Translucent. Light cure
  and polish.
8. Removal of air inhibited layer and Shape adjustment 
    Remove air inhibited layer and adjust contour using a carbide bur,
 diamond point or carborundum point.
9. Finish
   Leave the margin thicker than desired and progressively finish using
 a rubber point or silicone point.
10. Polish and Buff
   Polish and buff in usual manner to complete the gum restoration.

STORAGE
Store in a cool place away from direct sunlight.
(Shelf life : 2 years from date of manufacture)

SHADES & PACKAGES (GRADIA gum shades)
1.  Starter Package
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO11)   1
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO13)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G21)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G22)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G23)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G24)   1
 Syringe of 2.4mL gel         - Gum Translucent (GT41)    1
 Disposable palette     5
 Light protective cover    1
 Mixing pad No. 22    1
 Brush No. 7     1
 Shade guide kit   1
 Color chart  1
2. Refill Packages
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Syringe of 2.4mL solution 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Syringe of 2.4mL solution
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
       Syringe of 2.9mL paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or
  GM36)
       Syringe of 2.4mL gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Syringe of 2.4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Bottle of 0.4g fibers

CAUTION
1.  In case of contact with oral tissues or skin, remove immediately with
 a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
 medical attention.
3. Take care to avoid ingestion of the material.
4. If material is stored in a refrigerator, remove from refrigerator and
 leave to stand at room temperature for at least 30 minutes before
 use. 
5. After dispensing material, use as quickly as possible. Be sure to
 remove any residual material from the tip of the syringe and   
 replace cap immediately after use. 
6. Do not mix with other materials.
7.  When light curing material, be sure to follow the irradiation time
 described in the above- mentioned chart. Do not use ultraviolet
 lights or visible light curing devices that can radiate ultraviolet light.
8. When light curing material, do not look directly into the light.
9. When adjusting or polishing composite resin, use a dust collector and
 wear a dust mask to avoid inhaling dust.  
10. The brush can be cleaned with alcohol after use.

Last revised : 08/2012

Light curing device  Pre-cure     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogen / G-Light  20 sec.    

Irradiation time for Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Irradiation time for Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Light curing device  Pre-cure  Final cure 
GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    
Halogen / G-Light    20 sec.          1 min. 

Depth of cure (using the GC Labolight LV- III)

Irradiation time

 0.2 mm 

Shades
Pre-cure
(30 sec.)

Pre-cure
 (1 min.)

Final cure
(3 min.)

Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Note : 
1) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used to light cure the above materials.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions
 for complete polymerization.

Note :
1) The GC STEPLIGHT SL- I cannot be used for final curing.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions for
 complete polymerization.

Note :
The depths of cure for translucent Gum (G20) and Gum Modifier
(GM30) are equivalent to that of Gum Translucent.
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ENPrior to use, carefully read 
the instructions for use. DEVor der Benutzung bitte die 

Gebrauchsanweisung gründlich lesen. ITLeggere attentamente le 
istruzioni prima dell'uso.FRAvant toute utilisation, lire 

attentivement les instructions d’emploi. ESAntes de usar, lea detalladamente 
las instrucciones de uso.

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
Reproduction of gum tissue for crown restorations, such as implant 
superstructures and removable metal frames.

CONTRAINDICATIONS
In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. If 
such reactions are experienced, discontinue use of the product and 
refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE
For the following steps (No.1-5) of the procedure, refer to GC GRADIA 
instructions for use.
1.  Production of Metal Framework
 1)  Wax up framework in usual manner.
 2)  Cast in usual manner.
 3)  Using a carbide bur, adjust casting in usual manner.
2. Treatment of Metal Framework
 1)  Sandblast retention area using 50 to 110 micron aluminum oxide.
 2) Clean with dry, oil-free air.
3. Application of GC METALPRIMER II
 Apply one or two thin coats of GC METALPRIMER II to the retention
 area.
   Note : 
 After application of the GC METALPRIMER II, immediately start to
 apply GC GRADIA OPAQUE to avoid contamination of the retention
 area.
4. Application and Light curing of GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
   Apply a layer of GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE to the
 retention area to mask the metal colour. Light cure for 1 minute 
 using the GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing GC
 GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Build-up of veneer crown
   Apply GC GRADIA composite and light cure according to GC
 GRADIA instructions for use.
6. Application and Pre-light curing of Gum Opaque (GO)
    Apply two thin layers of Gum Opaque (GO) to the gum part of the
 metal framework. Temporarily light cure each layer for 1 minute
 using the GC LABOLIGHT LV-III.
 Note : 
 1) For light curing refer to the following chart of Irradiation time and
  Depth of cure.
    2) For colour adjustment, apply Gum Opaque Modifier (GOM51) to
  the light cured Gum Opaque. Light cure for 1 minute using the GC
  LABOLIGHT LV-III.
 3) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing 
  Gum Opaque and Gum Opaque Modifier.  
7.  Application, Pre-curing and Final curing of Gum (G)
   Apply Gum (G). Temporarily light cure for 30 seconds using the
 GC LABOLIGHT LV-III or for 10 seconds using the GC STEPLIGHT
 SL-I. Finally light cure for 3 minutes using the GC LABOLIGHT LV-III.
   Note :
 1) If gum application exceeds the depth of cure mentioned in the
  chart, apply in layers and light cure respectively (in the GC
  LABOLIGHT LV-III).
 2)  In case of long span restorations, apply in sections to each side of
  one tooth and carry out final cure respectively in order to minimise
  curing shrinkage.
 3) Apply Gum Modifier (GM) or Gum Translucent (GT)
  as necessary.
 4) If it is desired to reproduce blood vessels in the gum area,
  incorporate Gum Fiber (GF71) in translucent Gum Modifier (GM30)
  or material of another shade, mix, apply and light cure.  
 5) When using Gum Fiber, cover with Gum Translucent. Light cure
  and polish.
8. Removal of air inhibited layer and Shape adjustment 
    Remove air inhibited layer and adjust contour using a carbide bur,
 diamond point or carborundum point.
9. Finish
   Leave the margin thicker than desired and progressively finish using
 a rubber point or silicone point.
10. Polish and Buff
   Polish and buff in usual manner to complete the gum restoration.

STORAGE
Store in a cool place away from direct sunlight.
(Shelf life : 2 years from date of manufacture)

SHADES & PACKAGES (GRADIA gum shades)
1.  Starter Package
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO11)   1
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO13)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G21)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G22)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G23)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G24)   1
 Syringe of 2.4mL gel         - Gum Translucent (GT41)    1
 Disposable palette     5
 Light protective cover    1
 Mixing pad No. 22    1
 Brush No. 7     1
 Shade guide kit   1
 Color chart  1
2. Refill Packages
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Syringe of 2.4mL solution 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Syringe of 2.4mL solution
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
       Syringe of 2.9mL paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or
  GM36)
       Syringe of 2.4mL gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Syringe of 2.4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Bottle of 0.4g fibers

CAUTION
1.  In case of contact with oral tissues or skin, remove immediately with
 a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
 medical attention.
3. Take care to avoid ingestion of the material.
4. If material is stored in a refrigerator, remove from refrigerator and
 leave to stand at room temperature for at least 30 minutes before
 use. 
5. After dispensing material, use as quickly as possible. Be sure to
 remove any residual material from the tip of the syringe and   
 replace cap immediately after use. 
6. Do not mix with other materials.
7.  When light curing material, be sure to follow the irradiation time
 described in the above- mentioned chart. Do not use ultraviolet
 lights or visible light curing devices that can radiate ultraviolet light.
8. When light curing material, do not look directly into the light.
9. When adjusting or polishing composite resin, use a dust collector and
 wear a dust mask to avoid inhaling dust.  
10. The brush can be cleaned with alcohol after use.
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Light curing device  Pre-cure     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogen / G-Light  20 sec.    

Irradiation time for Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Irradiation time for Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Light curing device  Pre-cure  Final cure 
GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    
Halogen / G-Light    20 sec.          1 min. 

Depth of cure (using the GC Labolight LV- III)

Irradiation time

 0.2 mm 

Shades
Pre-cure
(30 sec.)

Pre-cure
 (1 min.)

Final cure
(3 min.)

Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Note : 
1) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used to light cure the above materials.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions
 for complete polymerization.

Note :
1) The GC STEPLIGHT SL- I cannot be used for final curing.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions for
 complete polymerization.

Note :
The depths of cure for translucent Gum (G20) and Gum Modifier
(GM30) are equivalent to that of Gum Translucent.

LICHTHÄRTENDES ZAHNFLEISCHFARBENES 
KOMPOSITSYSTEM

Nur von zahntechnischem / zahnärztlichem Fachpersonal für die 
genannten Anwendungsgebiete zu verwenden.

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE
Reproduktion von Zahnfleisch, implantatgetragenen Suprastrukturen 
und herausnehmbarem Zahnersatz.

GEGENANZEIGEN
In seltenen Fällen kann es zu einer Überempfindlichkeit kommen. In 
diesem Fall muß das Produkt sofort aus dem Mund entfernt werden 
und anschließend ein Arzt aufgesucht werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG
Für die folgenden Schritte (Nr.1-5) bitte auch die Gebrauchsanweisung 
für GC GRADIA beachten.
1. Herstellung von herausnehmbarem Zahnersatz
 1)  Zunächste wie gewohnt aufwachsen.
 2) Daraufhin einen Abdruck erstellen.
 3) Mit einem Polierer den Abdruck entsprechend anpassen.
2. Behandlung des metallischen Trägers
 1)  Die Retention mit Aluminiumoxid 50 bis 110 Micron Korngröße
   sandstrahlen.
 2)  Anschließend mit trockener und ölfreier Druckluft reinigen.
3. Anwendung von GC METALPRIMER II
 Die Retentionsfläche mit einem oder zwei dünnen
 Überzügen von GC METALPRIMER II versehen.
 BEMERKUNG :
 Unmittelbar nach der Anwendung von GC METAL PRIMER II mit
 dem Auftrag von GC GRADIA OPAQUE beginnen, um eine
 zwischenzeitliche Verunreinigung der Retentionsfläche zu
 vermeiden.
4. Aufbringen und Lichthärten von GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Um die Retentionsfläche des Gerüstes abzudecken, wird eine
 Schicht GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE auf die
 Retentionsfläche aufgebracht und anschließend eine Minute lang mit
 dem GC LABOLIGHT LV-III gehärtet.
 Anm. :
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE kann nicht mit dem GC
 STEPLIGHT SL-I ausgehärtet werden.
5. Aufbau eines Veneers
   Die Schritte zur Herstellung eines Veneers inklusive der
 Lichthärtezeiten befinden sich in der Arbeitsanleitung für GC
 GRADIA.
6. Anwendung und Lichthärtung von Gum Opaque (GO)
    Es werden zwei dünne Schichten von Gum Opaque (GO) auf den
 Zahnfleischbereich des Gerüstes aufgebracht. Jede Schicht eine
 Minute
 lang mit dem GC LABOLIGHT LV-III provisorisch lichthärten.
 BEMERKUNG :
 1) Um Materialien zu härten, bitte die nachfolgende Tabelle für
  Belichtungszeit und Belichtungstiefe beachten.
 2) Für Farbabstimmungen Gum Opaque Modifie (GOM51) auf den
  ausgehärteten Gum Opaque auftragen. Dann 1 Minute im
  LABOLIGHT LV-III aushärten.
 3) Gum Opaque und Gum Opaque Modifier können nicht mit dem
  GC STEPLIGHT SL-I ausgehärtet werden. 
7.  Auftragen, Zwischenhärten und Endhärtung des Gum (G)
   Zunächst wird Gum (G) aufgetragen. Anschließend 30 Sekunden
 lang Lichthärten mit dem GC LABOLIGHT LV-III oder 10 Sekunden
 mit dem GC STEPLIGHT SL-I. Die abschließende Aushärtung
 erfolgt im GC LABOLIGHT LV-III.   
 BEMERKUNG :
 1)  Wenn die Schichtstärke des aufgetragenen Materials die in der
  Belichtungstabelle angegebene übersteigt, so muß in mehreren
  Schichten gearbeitet und jeweils zwischengehärtet werden. 
 2)  Bei großspannigen Restauration immer eine Seite eines
  Zahnes auftragen und zwischenhärten, um Schrumpfungen zu
  vermeiden.
 3)  Wenn es notwendig ist, kann Gum Modifier und Gum Translucent
  aufgetragen werden.
 4)  Wenn die Reproduktion von Blutgefäßen erwünscht ist, kann Gum
  Fiber (GF71) in transluzentem Gum Modifier (GM30) oder einem
  Material mit anderem Farbton aufgelegt werden. Gum Translucent
  darüber geben und dann aushärten.
8. Wiederherstellung der Inhibitionsschicht zur Formkorrektur 
    Die Oberfläche mit einem Diamanten abreiben, Modifier auftragen
 und dann wie gewohnt weiterarbeiten.
9. Finish
   Die Schichtung sollte etwas dicker als gewünscht geschichtet
 werden und dann mit einem Silikonpolierer die gewünschte Endform
 ausarbeiten.
10. Polieren
  Wie gewohnt polieren um die Restauration fertigzustellen.

LAGERUNG
An einem trockenen Ort, abseits von direkter Sonneneinstrahlung 
aufbewahren.
(Haltbarkeit : 2 Jahre ab Herstellungsdatum)

FARBEN UND HANDELSFORMEN (GRADIA gum shades)
1. Starterpacket
 Spritze mit 2,4mL Lösung  - Gum Opaque (GO11)   1
 Spritze mit 2,4mL Lösung  - Gum Opaque (GO13 )  1
 Spritze mit 2,9mL Paste    - Gum (G21)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste    - Gum (G22)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste   - Gum (G23)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste   - Gum (G24)  1
 Spritze mit 2,4mL Gel        - Gum Translucent (GT41)   1
 Einwegpalette     5
 Lichtschutzhülle    1
 Anmischpad No, 22    1
 Pinsel No, 7    1
 Farbschlüsselset    1
 Farbtafel     1
2. Nachfüllpackungen
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Spritze mit 2,4mL Lösung
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Spritze mit 2,4mL Lösung
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
        Spritze mit 2,9mL Paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or GM36)
        Spritze mit 2,4mL Gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Spritze mit 2,4mL Gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
        Flasche mit 0,4g fibers

ACHTUNG
1.  Bei Kontakt mit Haut oder Schleimhaut, sofort mit einem in Alkohol
 getränktem Tuch entfernen. Mit Wasser spülen. 
2.  Bei Augenkontakt, mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
3.  Nicht für die Nahrungsaufnahme geeignet.
4.  Wenn das Material in einem Kühlschrank aufbewahrt wird, sollte es ca. 30
 Minuten vor der Anwendung herausgenommen werden, damit es sich auf   
 Raumtemperatur erwärmen kann. 
5.  Material nach der Entnahme aus der Spritze sofort verwenden ;
 anschließend die Spitze säubern und sofort wieder verschließen. 
6.  Nicht mit anderen Materialien vermischen.
7.  Zur Lichthärtung unbedingt die in der Tabelle oben angegebenen Zeiten
 beachten. Keine UV-Lampe bzw. eine Lampe, welche sichtbares Licht und
 UV-Licht abgibt, verwenden.
8.  Beim Aushärten nicht direkt in das Licht sehen.
9.  Beim Korrigieren und Polieren des Materials unbedingt einen Staubazug
 sowie eine Staubschutzmaske verwenden! 
10. Die Staubabzug kann nach dem Gebrauch mit Alkohol gereinigt werden.

Zuletzt aktualisiert : 08/2012
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SYSTÈME COMPOSITE PHOTOPOLYMÉRISABLE POUR LA 
REPRODUCTION DE FAUSSE GENCIVE

Ne doit être utilisé que par un professionnel de l'Art dentaire, dans les 
indications recommandées.

INDICATIONS RECOMMANDEES
Reproduction du tissu gingival dans les restaurations coronaires telles 
que les supra-structures implantaires ou prothèses adjointes à châssis 
métallique.

CONTRE INDICATION
Dans de rares cas, le produit peut causer une réaction chez certaines 
personnes. Si un tel phénomène apparaît, arrêter l'emploi du produit et 
consulter un médecin.

MODE D'EMPLOI
Pour les étapes qui suivent (1 à 5) de la procédure, se référer au mode 
d'emploi de GC GRADIA.
1.  Fabrication du châssis métallique.
 1) Réaliser la construction en cire de façon habituelle.
 2) Couler de manière habituelle.
 3) Ajuster la coulée de façon usuelle avec une fraise au carbure.
2.  Traitement du châssis métallique.
 1) Sabler les zones de rétention à l'oxyde d'alumine à 50-110.
 2) Sécher à l'air sec, sans trace d'huile.
3.  Application du GC METALPRIMER II
 Appliquer une ou deux fines couches de GC METALPRIMER II
 sur les zones de rétention.
 Note :
 Après application de GC METALPRIMER II commencer
 immédiatement l'application de GC GRADIA OPAQUE afin d'éviter
 toute contamination de la surface de rétention.
4.  Application et photopolymérisation de GC GRADIA
 FOUNDATION OPAQUE
 Appliquer une couche de GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE
 sur la zone de rétention pour masquer la couleur du métal.
 Photopolymériser pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV-III.
 Note :
 La GC STEPLIGHT SL-I  ne peut pas être utilisée pour la
 photopolymérisation de GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5.  Montage de la couronne à facette.
 Appliquer le composite GC GRADIA et photopolymériser selon le
 mode d'emploi de GC GRADIA.
6.  Application et prépolymérisation de Gum Opaque (GO)
 Appliquer deux couches fines de Gum Opaque (GO) sur la partie
 gingivale du châssis métallique. Photopolymériser temporairement
 chaque couche pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 1) Pour photopolymériser les matériaux Gum de type gencive, se
  reporter aux tableaux de temps de polymérisation et de
  profondeur de polymérisation ci-après.
 2) Pour l'ajustage de la teinte, appliquer Gum Opaque Modifier
  (GOM 51) sur le Gum Opaque polymérisé. Photopolymériser
  pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV- III.
 3) La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour    
  polymériser Gum Opaque et Gum Opaque Modifier.
7.  Application, pré-polymérisation et polymérisation finale du
 matériau Gum (G)
 Appliquer le matériau Gum (G). Le photopolymériser
 temporairement pendant 30 secondes dans le GC LABOLIGHT
 LV- III ou pendant 10 secondes avec la GC STEPLIGHT SL-I.   
 Procéder à la photopolymérisation finale pendant 3 minutes dans
 le GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 1) Si l'application de matériau Gum dépasse l'épaisseur    
  polymérisable telle qu'indiquée dans le tableau, l'appliquer par   
  couches et les photopolymériser au fur et à mesure (dans le 
  GC LABOLIGHT LV- III).
 2) Dans le cas de restauration longue portée, appliquer par
  zones successive de part et d'autre de chaque dent et procéder   
  aux polymérisations successives afin de minimiser le retrait de   
  polymérisation.
 3) Appliquer le Gum Modifier (GM) ou le Gum Translucent (GT)
  autant que nécessaire.
 4) Si l'on souhaite reproduire les vaisseaux sanguins dans la    
  gencive incorporer du Gum Fiber (GF71) (veinules) dans le    
  Gum Modifier transparent (GM 30) ou un matériau d'une autre
  teinte, mélanger, appliquer et photopolymériser.
 5) Lorsque l'on utilise le matériau Gum Fiber recouvrir avec du  
  Gum Translucent, photopolymériser et polir.
8.  Elimination de la couche d'inhibition avec AIR BARRIER et ajustage
 de la forme.
 Eliminer la couche d'inhibition par l'oxygène et achever la finition
 en utilisant une fraise au carbure, diamantée, ou une pointe au   
 carborundum.
9.  Finition.
 Laisser l'épaisseur marginale souhaitée et finir progressivement en   
 utilisant une pointe montée caoutchouc ou siliconée.
10. Polissage et Brillantage.
 Polir et brillanter de manière traditionnelle pour terminer la
 restauration de gencive.

STOCKAGE
Conserver dans un endroit sec et frais à l'écart de la lumière du soleil.
(Durée d'utilisation = Deux ans à compter de la date de fabrication)

TEINTES et CONDITIONNEMENTS (GRADIA gum shades)
1. Kit de base : "STARTER PACKAGE"
 Seringue de 2,4mL de pâte fluide  - Gum Opaque (GO11)  1
 Seringue de 2,4mL de pâte fluide - Gum Opaque (GO13)   1
 Seringue de 2,9mL de pâte        - Gum (G21)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte          - Gum (G22)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte   - Gum (G23)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte   - Gum (G24)  1
 Seringue de 2,4mL gel    - Gum Translucent (GT41)  1
 Palette jetable    5
 Couvercle de protection contre la lumière 1
 Bloc de mélange N 22     1
 Pinceau N 7    1
 Kit teintier    1
 Palette de teintes   1
2. Recharges.
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 et GO13)
  Seringue de 2,4mL de pâte fluide
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
  Seringue de 2,4mL de pâte fluide
 c. Gum ( G20, G21, G22, G23, et G24)
  Seringue de 2,9mL de pâte
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 et
  GM36)
  Seringue de 2,4mL de gel
 e. Gum Translucent (GT41)
  Seringue de 2,4mL de gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
   Flacon de 0,4g de veinules

ATTENTION !
1. En cas de réaction avec la muqueuse orale ou la peau, retirer
 immédiatement le matériau avec une petite éponge ou un coton
 imbibé d'alcool. Rincer à l'eau.
2. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau
 et consulter un médecin.
3. Ne pas ingérer le matériau.
4. Si le matériau est conservé au réfrigérateur sortez le au moins
 30min avant utilisation à température ambiante.
5. Après prélèvement du matériau, utilisez-le aussi rapidement que   
 possible. S'assurer de l'élimination de tout résidu sur l'embout de la
 seringue et refermer après extrusion du matériau la capuchon
 immédiatement après l'emploi.
6. Ne pas mélanger avec d'autres matériaux.     
7. Lorsque l'on procède à la photopolymérisation du matériau,
 s'assurer du respect des valeurs données dans les tableaux ci-  
 dessus. Ne pas utiliser d'activateurs à ultra-violets ou d'activateur à
 lumière visible pouvant émettre des rayons ultra-violets.
8. Lors de la photopolymérisation, ne jamais regarder directement la
 lumière.
9. Lors de l'ajustage de la forme et du polissage d'une résine
 composite, utiliser une aspiration et porter un masque afin d'éviter
 toute inhalation de poussière.
10.Le pinceau peut-être nettoyé avec de l'alcool après usage.
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SISTEMA COMPOSITO FOTOPOLIMERIZZABILE PER LA 
RIPRODUZIONE DEI TESSUTI GENGIVALI

Per uso esclusivamente professionale nelle indicazioni raccomandate.

ISTRUZIONI RACCOMANDATE
Riproduzione del tessuto gengivale per ricostruzioni su corone quali 
sovrastrutture su impianti e protesi mobili in metallo.

CONTROINDICAZIONI
In rari casi il prodotto può causare sensibilizzazione in alcune persone. 
Se si verificano tali reazioni, interrompere l'uso del prodotto e 
consultare un medico.

ISTRUZIONI PER L'USO
Per i passaggi della procedura illustrati di seguito (N 1-5), consultare le 
istruzioni per l'uso di GC GRADIA.
1.  Realizzazione di strutture in metallo
 1)  Eseguire la ceratura diagnostica della struttura procedendo nel
  modo consueto.
 2) Realizzare il modello nel modo consueto.
 3) Utilizzando una fresa al tungsteno, regolare il modello nel modo   
 consueto.
2. Trattamento delle strutture in metallo
 1)  Sabbiare l'area di ritenzione utilizzando ossido di alluminio da
  50-110 micron.
 2) Pulire con aria asciutta e priva di olio.
3. Applicazione di GC METALPRIMER II
 Applicare uno o due strati sottili di GC METALPRIMER II sull'area
 di ritenzione.
 Nota : 
 Dopo aver applicato GC METALPRIMER II, iniziare
 immediatamente ad applicare GC GRADIA OPAQUE per evitare
 qualunque contaminazione dell'area di ritenzione.
4. Applicazione e fotopolimerizzazione di GC GRADIA
 FOUNDATION OPAQUE
 Applicare uno strato di GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE   
 sull'area di ritenzione in modo da mascherare il colore del metallo.
 Fotopolimerizzare per 1 minuto utilizzando GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
  Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per fotopolimerizzare
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Stratificazione delle corone veneer 
   Applicare il composito GC GRADIA e fotopolimerizzare come   
 indicato nelle istruzioni per l'uso di GC GRADIA.
6. Applicazione e potopolimerizzazione preliminare di Gum
 Opaque (GO)
    Applicare due strati sottili di Gum Opaque (GO) sulla parte di
 gengiva della struttura in metallo. Fotopolimerizzare
 temporaneamente ciascuno strato per 1 minuto utilizzando 
 GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota : 
 1)  Per la fotopolimerizzazione dei materiali Gum consultare il
  grafico dei tempi di irraggiamento e delle profondità di 
  polimerizzazione riportato di seguito.
 2) Per la regolazione del colore, applicare Gum Opaque Modifier
  (GOM51) sullo strato fotopolimerizzato di Gum  Opaque.    
  Fotopolimerizzare per 1 minuto utilizzando GC LABOLIGHT
  LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I non può essere utilizzato per    
  fotopolimerizzare Gum Opaque o Gum Opaque Modifier.  
7.  Applicazione, polimerizzazione preliminare e polimerizzazione
 finale del materiale Gum (G)
 Applicare il materiale Gum (G).  Fotopolimerizzare 
 temporaneamente per 30 secondi utilizzando GC LABOLIGHT
 LV-III oppure per 10 secondi usando GC STEPLIGHT SL-I.    
 Eseguire la fotopolimerizzazione finale per 3 minuti utilizzando 
 GC LABOLIGHT LV-III.
    Nota :
 1)  Se l'applicazione del materiale per gengive ha una profondità di   
  polimerizzazione superiore a quella indicata nel grafico,    
  applicare il materiale in diversi strati e fotopolimerizzare    
  ciascuno strato (con GC LABOLIGHT LV-III).
 2) In caso di ricostruzioni estese, applicare in sezioni su ciascun   
  lato del dente ed eseguire la fotopolimerizzazione finale di    
  ciascuna sezione per minimizzare la contrazione dovuta alla   
  polimerizzazione.
 3) Applicare Gum Modifier (GM) oppure Gum Translucent (GT)
  secondo necessità.
 4) Se si vogliono riprodurre i vasi sanguigni nell'area gengivale,   
  incorporare Gum Fiber (GF71) nel materiale traslucido Gum   
  Modifier (GM30) o materiale di altro colore, miscelare, applicare
  e fotopolimerizzare.  
 5) Quando si usa Gum Fiber, ricoprire con Gum Translucent,
  fotopolimerizzare e lucidare.
8. Eliminazione dello strato inibito dall'aria e modellazione della forma 
 Eliminare lo strato inibito dall'aria e regolare il contorno utilizzando
 una fresa con punta di tungsteno, di diamante, oppure di
 carborundum.
9. Rifinitura 
 Lasciare un margine più spesso del necessario e rifinire    
 gradualmente utilizzando una punta in gomma o silicone.
10.Levigatura e lucidatura
 Levigare e lucidare nel modo consueto per completare la
 ricostruzione della gengiva.

 

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e lontano dalla luce solare diretta.
(Durata utile : 2 anni dalla data di produzione)

COLORI E CONFEZIONI (GRADIA gum shades)
1.  Confezione iniziale
 Siringa da 2,4mL di soluzione - Gum Opaque (GO11)    1
 Siringa da 2,4mL di soluzione - Gum Opaque (GO13 )   1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G21)  1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G22)  1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G23) 1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G24)  1
 Siringa da 2,4mL di gel        - Gum Translucent (GT41)   1
 Tavoletta usa e getta 5
 Coperchio fotoprotettivo 1
 Blocchetto di miscelazione N 22  1
 Pennello N 7 1
 Kit scala colori 1
 Tabella colori 1
2. Confezioni di ricambi
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 o GO13)
         Siringa da 2,4mL di soluzione 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Siringa da 2,4mL di soluzione
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 o G24)
        Siringa da 2,9mL di pasta
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 o
  GM36)
       Siringa da 2,4mL di gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Siringa da 2,4mL di gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Flacone da 0,4g di fibre

AVVERTENZE
1.  In caso di contatto con i tessuti orali o la cute, eliminare    
 immediatamente il prodotto con una spugna o del cotone
 imbevuto d'alcol e sciacquare con acqua.
2. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con
 acqua e consultare un medico.
3. Evitare che il materiale venga ingerito.
4. Se il materiale viene conservato in frigorifero, estrarlo dal
 frigorifero e lasciarlo a temperatura ambiente per almeno 30 minuti
 prima dell'uso. 
5. Una volta estratto il materiale, utilizzarlo appena possibile.
 Accertarsi di togliere l'eventuale materiale residuo dalla punta della
 siringa e riapplicare il cappuccio immediatamente dopo l'uso. 
6. Non mischiare con altri materiali.
7.  In fase di fotopolimerizzazione, attenersi ai tempi di
 irraggiamento descritti nella tabella precedentemente riportata.   
 Non utilizzare lampade ultraviolette o fotopolimerizzaatori a luce
 visibile che possono irradiare luce ultravioletta.
8. Durante la fotopolimerizzazione del materiale, evitare di
 guardare direttamente la lampada.
9. Durante la regolazione o la lucidatura della resina composita,
 utilizzare un aspiratore di polveri e indossare l'apposita mascherina
 per evitare di inalare la polvere.  
10. Dopo l'uso, il pennello può essere pulito con alcool.
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SISTEMA FOTOPOLIMERIZABLE DE COMPOSITE PARA LA 
REPRODUCCIÓN DEL TEJIDO GINGIVAL

Sólo para uso dental profesional y con las recomendaciones indicadas.

INDICACIONES
Elaboración del tejido gingival para restauraciones de coronas, 
supraestructuras de implantes y estructuras de metal removibles.

CONTRAINDICACIONES
En algunos casos puede causar sensibilidad a algunas personas. En 
este caso, dejar de usarlo, y consultar al médico.

INSTRUCCIONES DE USO
Para los siguientes pasos (No.1-5) seguir las instruciones de uso de GC 
GRADIA.
1. La elaboración de la estructura de metal
 1) Encerar la estructura de metal de la manera usual.
 2) Modelar de la manera usual.
 3) Usar una fresa de carburo, ajustando el modelo de la manera usual.
2. El tratamiento de la estructura de metal
 1) Tratar con chorro de arena el área de retención, usando 50 a 110
  micras de óxido de aluminio.
 2) Limpiar con aire seco, sin aceite.
3. La aplicación del GC METALPRIMER II
 Aplicar una o dos capas finas del GC METALPRIMER II en el
 área de retención.
 Nota :
 Después de haber aplicado el GC METALPRIMER II, comenzar
 inmediatamente con la aplicación del GC GRADIA OPAQUE, evitando
 así, la contaminación del área de retención.
4. La aplicación y polimerización del GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Aplicar el GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE en el área de   
 retención para cubrir el color del metal. Fotopolimerizar durante un
 minuto, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para la polimerización del
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. La elaboración de la corona veneer
 Aplicar el GC GRADIA composite y fotopolimerizar según las
 instrucciones de uso.
6. La aplicación y polimerización del Gum Opaque (GO)
 Aplicar dos capas finas de Gum Opaque (GO) en la parte gingival de
 la estructura de metal. Fotopolimerizar temporalmente cada una de
 las capas durante 1 minuto, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 1) Para fotopolimerizar el material GUM, observar el siguiente cuadro
  sobre tiempo de irradiación e intensidad de polimerización.
 2) Para el ajuste del color, aplicar Gum Opaque Modifier (GOM51) al
  GUM Opaque fotopolimerizado. Polimerizar durante 1 minuto,
  usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los
  Gum Opaque y Gum Opaque Modifier.
7. La aplicación, pre-polimerización y polimerización final del material
 Gum (G) 
 Aplicar el material Gum (G). Fotopolimerizar temporalmente durante
 30 segundos usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III o por 10
 segundos, usando GC STEPLIGHT SL-I. Efectuar la polimerización
 final durante 3 minutos, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 1) Si la aplicación del material gingival excede el grosor que se indica
  en el cuadro de abajo, aplicar en capas y fotopolimerizar
  respectivamente (en GC LABOLIGHT LV-III).
 2) En caso de restauraciones extensas aplicar en secciones en cada
  lado del diente y proseguir con la polimerización final
  respectivamente, para así disminuir la contracción durante la   
  polimerización.
 3) Aplicar lo que se necesite de Gum Modifier (GM) o Gum   
  Translucent (GT).
 4) Si se desea, reproducir canales en el área gingival, incorporar
  Gum Fiber (GF71) en la Gum Modifier (Gum 30) Translucent o
  material de otro tono, mezclar, aplicar y fotopolimerizar.
 5) Cuando se use Gum Fiber, cubrirla con Gum Translucent.
  Fotopolimerizar y pulir. 
8.Eliminar la capa de aire inhibido y ajustar la forma
 Quitar la capa de aire inhibido y ajustar los contornos, usando una
 fresa de carbudo, una punta diamantada o una punta de carborundo.
9. Acabado
 Dejar el márgen más grueso de lo que se desea y terminar
 progresivamente usando una punta de goma o de silicona.
10.Pulido y brillo
 Pulir de la manera habitual para finalizar la restauración gingival.

 

ALMACENAJE 
Almacenarlo en un lugar fresco y lejos de los rayos directos del sol.
(Fecha de caducidad : 2 años después de su fabricación)

COLORES Y ENVASE (GRADIA gum shades)
1. Set básico
 Jeringa de 2,4mL solución - Gum Opaque (GC11)  1
 Jeringa de 2,4mL solución - Gum Opaque (GO13)  1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G21)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G22)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G23)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G24)    1
 Jeringa de 2,4mL gel - Gum Translucent (GT41)   1
 Espátula disponible      5
 Protectores de luz       1
 Bloc de mezcla No, 22      1
 Cepillo No, 7      1
 Guía de tonalidades      1
 Escala de colores      1
2. Reposiciones
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 o GO 13)
  Jeringa de 2,4mL solución
 b. Gum Opaque Modifier  (GOM51)
  Jeringa de 2,4mL solución
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 o G24)
  Jeringa de 2,9mL pasta
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 o GM36)
  Jeringa de 2,4mL gel
 e. Gum Translucent (GT41)
  Jeringa de 2,4mL gel
 f. Gum Fiber (GF71)
  Tarro 0,4gr. fibra.

PRECAUCIÓN
1. En caso de contacto con el tejido oral o con la piel, limpiar
 inmediatamente con una esponja o algodón, humedecido en alcohol.
 Lavar con agua.
2. En caso de contacto o que entre en los ojos, lavar con agua
 inmediatamente y consultar al médico.
3. Poner atención de no ingerir el material.
4. Si el material está almacenado en el frigorífico, sacarlo y antes de
 usarlo, mantenerlo a temperatura ambiental por lo menos durante
 30 minutos.
5.Usar el material inmediatamente después de haberlo sacado.
 Asegurarse de haber quitado todo el material restante de la punta
 de la jeringa y colocar la tapa inmediatamente después de usarse.
6.No mezclarlo con otros materiales.
7. Cuando se efectúa la polimerización del material, hay que
 asegurarse de seguir las indicaciones descritas en el cuadro de   
 tiempo de irradiación, arriba descrito. No usar rayos de luces
 ultravioletas o unidades de polimerización visibles, que puedan   
 emitir rayos de luz ultravioleta.  
8. Cuando se está polimerizando el material, no se debe mirar
 directamente la luz.
9. Cuando se ajusta o se pule la resina de composite, hay que usar un
 colector de polvo y usar una mascarilla para evitar inhalar el polvo.
10.Hay que limpiar el cepillo con alcohol después de usarlo.
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Lichthärtegerät  Vorhärtung     
GC LABOLIGHT LV- III, II       1 Min. 
Halogen / G-Light     20 Sek.

Belichtungszeit für Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

BEMERKUNG :
1) Das GC STEPLIGHT SL-I kann nicht zur Endhärtung verwendet werden.
2) Bei Benutzung eines Handlichthärtungsgerätes* bitte von allen Seiten
 belichten, um eine vollständige Polymerisation sicherzustellen.

Belichtungszeit für Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Lichthärtungsgerät  Vorhärtung  Aushärtung 
GC LABOLIGHT LV- III, II       30 Sek.         3 Min. 
GC STEPLIGHT SL- I       10 Sek.    
Halogen / G-Light       20 Sek.       1 Min.
Bemerkung :
1) Die GC STEPLIGHT SL-I kann nicht zur Endpolimerisation benützt werden. 
2)  Bei Benutzung eines Handlichthärtungsgerätes* bitte von allen Seiten
 belichten, um eine vollständige Polymerisation sicherzustellen.

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Belichtungszeit

0,2 mm 
0,2 mm 

Farbton
Vorhärtung.
 (30 Sek.) 

Vorhärtung.
(1 Min.)

Aushärtung.
(3 Min.)

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

Härtungstiefe (bei Gebrauch von GC LABOLIGHT LV- III)

Bemerkung :
Die Härtungstiefe für transluzente Farbtöne G20 und GM30 sind 
entsprechend der von Gum Translucent.

Note :
Les profondeurs de polymérisation du transparent Gum (G20) et Gum Modifier 
(GM30) sont équivalentes à celles du Gum Translucent.

 Temps d'insolation

0,2 mm 
0,2 mm 

Teintes

Pré-
Polymérisation 

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

     (30 sec)

Pré-
Polymérisation

   (1 min.)

Polymérisation
Finale
 (3 min.)

GC LABOLIGHT LV-III, II   30 sec.              3 min.
GC STEPLIGHT SL-I  10 sec.
Halogen / G-Light   20 sec.  1 min.

Type d'activateur lumineux  Prépolymérisation
GC LABOLIGHT LV- III, II          1 min.
Halogen / G-Light          20 sec.

Temps d'irradiation lumineuse pour Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Note :
1)  La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour polymériser les
 matériaux présentés ci-dessus.
2)  Lorsque l'on utilise un activateur lumineux de type pistolet*, irradier le
 matériau dans toutes les directions pour obtenir une polymérisation complète.

Note  :
1)  La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour la polymérisation finale
 des matériaux présentés ci-dessus.
2)  Lorsque l'on utilise un activateur lumineux de type pistolet*, irradier le matériau
 dans toutes les directions pour obtenir une polymérisation complète.

Temps d'irradiation lumineuse pour Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

Profondeur de polymérisation (Avec le GC LABOLIGHT LV- III)

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Type d'activateur  lumineux    Prépolymérisation  Polymérisation finale

GC LABOLIGHT LV- III, II          1 min.
Halogen / G-Light          20 sec.
Note :
1) Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per fotopolimerizzare i materiali
 sopra indicati.
2)  Quando si usa un fotopolimerizzatore manuale*, applicare la luce in tutte le
 direzioni per ottenere una polimerizzazione completa.

Tempi di irraggiamento per Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Note :
Le profondità di polimerizzazione per il materiale traslucido Gum (G20) e Gum 
Modifier (GM30) sono equivalenti a quelle di Gum Translucent.

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Tempo 
di irraggiamento

0,2 mm 
0,2 mm 

Colori

Polimerizzazione 
preliminare
       (30 sec.)

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

Polimerizzazione 
preliminare
        (1 min.)

Profondità di polimerizzazione (con GC LABOLIGHT LV-III)

Aparato de polimerización

GC LABOLIGHT LV -III, II
Halógena / G-Light    20 seg.

Pre-polimerización

  1 min. 

Tiempo de irradiación del Gum Opaque ; Gum Opaque Modifier

Nota :
1) GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los materiales
 arriba mencionados.
2)  Cuando se usa una unidad de polimerización de mano*, aplicar la
 polimerización en todas las direcciones para completar la polimerización.

GCLABOLIGHT LV-III, II  
GC STEPLLICHT SL-I  
Halógena / G-Light   

Pre-polimerización Polimerización final

     30 seg.    3 min.
     10 seg.

Aparato de polimerización

20 seg. 1 min.

Tiempo de irriación del Gum; Gum Modifier ; Gum Translucent

Nota :
1) GC SEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los materiales arriba
 mencionados.
2)  Cuando se usa una unidad de polimerización de mano*, aplicar la polimerización
 en todas las direcciones por completar la polimerización

Gum Opaque
Gum Opaque Modifier
Gum
Gum Modifier
Gum Translucent 

0,2 mm 
0,2 mm 

Colores      (30 seg.)

Pre-
polimerización

Pre-
polimerización

Polimerización
final

1,1 mm
0,8 mm
3,0 mm

2,5 mm
1,5 mm
5,0 mm

  (1 min.)    (3 min.)

Tiempo de irradiación

Nota :
La intensidad de la polimerización para los translúcidos Gum (G20) y 
Gum Modifier (GM30) son equivalentes a los del Gum Translucent.

Intensidad de Polimerización (usando GC LABOLIGHT LV-III)

GC LABOLIGHT LV-III, II             30 sec.              3 min.
GC STEPLIGHT SL-I            10 sec.
Halogen / G-Light             20 sec.           1 min.

Note :
1)  Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per  fotopolimerizzare i materiali
 sopra indicati.
2)  Quando si usa un fotopolimerizzatore manuale*, applicare la luce in tutte le
 direzioni per ottenere una polimerizzazione completa.

Tempi di irraggiamento per Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

Fotopolimerizzatore Polimerizzazione 
preliminare

Polimerizzazione 
finale

Polimerizzazione 
preliminareFotopolimerizzatore  

Polimerizzazione
finale
       (3 min.)
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LIGHT-CURED GUM SHADE COMPOSITE SYSTEM

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
Reproduction of gum tissue for crown restorations, such as implant 
superstructures and removable metal frames.

CONTRAINDICATIONS
In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. If 
such reactions are experienced, discontinue use of the product and 
refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE
For the following steps (No.1-5) of the procedure, refer to GC GRADIA 
instructions for use.
1.  Production of Metal Framework
 1)  Wax up framework in usual manner.
 2)  Cast in usual manner.
 3)  Using a carbide bur, adjust casting in usual manner.
2. Treatment of Metal Framework
 1)  Sandblast retention area using 50 to 110 micron aluminum oxide.
 2) Clean with dry, oil-free air.
3. Application of GC METALPRIMER II
 Apply one or two thin coats of GC METALPRIMER II to the retention
 area.
   Note : 
 After application of the GC METALPRIMER II, immediately start to
 apply GC GRADIA OPAQUE to avoid contamination of the retention
 area.
4. Application and Light curing of GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
   Apply a layer of GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE to the
 retention area to mask the metal colour. Light cure for 1 minute 
 using the GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing GC
 GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Build-up of veneer crown
   Apply GC GRADIA composite and light cure according to GC
 GRADIA instructions for use.
6. Application and Pre-light curing of Gum Opaque (GO)
    Apply two thin layers of Gum Opaque (GO) to the gum part of the
 metal framework. Temporarily light cure each layer for 1 minute
 using the GC LABOLIGHT LV-III.
 Note : 
 1) For light curing refer to the following chart of Irradiation time and
  Depth of cure.
    2) For colour adjustment, apply Gum Opaque Modifier (GOM51) to
  the light cured Gum Opaque. Light cure for 1 minute using the GC
  LABOLIGHT LV-III.
 3) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing 
  Gum Opaque and Gum Opaque Modifier.  
7.  Application, Pre-curing and Final curing of Gum (G)
   Apply Gum (G). Temporarily light cure for 30 seconds using the
 GC LABOLIGHT LV-III or for 10 seconds using the GC STEPLIGHT
 SL-I. Finally light cure for 3 minutes using the GC LABOLIGHT LV-III.
   Note :
 1) If gum application exceeds the depth of cure mentioned in the
  chart, apply in layers and light cure respectively (in the GC
  LABOLIGHT LV-III).
 2)  In case of long span restorations, apply in sections to each side of
  one tooth and carry out final cure respectively in order to minimise
  curing shrinkage.
 3) Apply Gum Modifier (GM) or Gum Translucent (GT)
  as necessary.
 4) If it is desired to reproduce blood vessels in the gum area,
  incorporate Gum Fiber (GF71) in translucent Gum Modifier (GM30)
  or material of another shade, mix, apply and light cure.  
 5) When using Gum Fiber, cover with Gum Translucent. Light cure
  and polish.
8. Removal of air inhibited layer and Shape adjustment 
    Remove air inhibited layer and adjust contour using a carbide bur,
 diamond point or carborundum point.
9. Finish
   Leave the margin thicker than desired and progressively finish using
 a rubber point or silicone point.
10. Polish and Buff
   Polish and buff in usual manner to complete the gum restoration.

STORAGE
Store in a cool place away from direct sunlight.
(Shelf life : 2 years from date of manufacture)

SHADES & PACKAGES (GRADIA gum shades)
1.  Starter Package
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO11)   1
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO13)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G21)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G22)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G23)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G24)   1
 Syringe of 2.4mL gel         - Gum Translucent (GT41)    1
 Disposable palette     5
 Light protective cover    1
 Mixing pad No. 22    1
 Brush No. 7     1
 Shade guide kit   1
 Color chart  1
2. Refill Packages
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Syringe of 2.4mL solution 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Syringe of 2.4mL solution
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
       Syringe of 2.9mL paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or
  GM36)
       Syringe of 2.4mL gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Syringe of 2.4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Bottle of 0.4g fibers

CAUTION
1.  In case of contact with oral tissues or skin, remove immediately with
 a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
 medical attention.
3. Take care to avoid ingestion of the material.
4. If material is stored in a refrigerator, remove from refrigerator and
 leave to stand at room temperature for at least 30 minutes before
 use. 
5. After dispensing material, use as quickly as possible. Be sure to
 remove any residual material from the tip of the syringe and   
 replace cap immediately after use. 
6. Do not mix with other materials.
7.  When light curing material, be sure to follow the irradiation time
 described in the above- mentioned chart. Do not use ultraviolet
 lights or visible light curing devices that can radiate ultraviolet light.
8. When light curing material, do not look directly into the light.
9. When adjusting or polishing composite resin, use a dust collector and
 wear a dust mask to avoid inhaling dust.  
10. The brush can be cleaned with alcohol after use.

Last revised : 08/2012

Light curing device  Pre-cure     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogen / G-Light  20 sec.    

Irradiation time for Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Irradiation time for Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Light curing device  Pre-cure  Final cure 
GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    
Halogen / G-Light    20 sec.          1 min. 

Depth of cure (using the GC Labolight LV- III)

Irradiation time

 0.2 mm 

Shades
Pre-cure
(30 sec.)

Pre-cure
 (1 min.)

Final cure
(3 min.)

Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Note : 
1) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used to light cure the above materials.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions
 for complete polymerization.

Note :
1) The GC STEPLIGHT SL- I cannot be used for final curing.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions for
 complete polymerization.

Note :
The depths of cure for translucent Gum (G20) and Gum Modifier
(GM30) are equivalent to that of Gum Translucent.
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ENPrior to use, carefully read 
the instructions for use. DEVor der Benutzung bitte die 

Gebrauchsanweisung gründlich lesen. ITLeggere attentamente le 
istruzioni prima dell'uso.FRAvant toute utilisation, lire 

attentivement les instructions d’emploi. ESAntes de usar, lea detalladamente 
las instrucciones de uso.

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
Reproduction of gum tissue for crown restorations, such as implant 
superstructures and removable metal frames.

CONTRAINDICATIONS
In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. If 
such reactions are experienced, discontinue use of the product and 
refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE
For the following steps (No.1-5) of the procedure, refer to GC GRADIA 
instructions for use.
1.  Production of Metal Framework
 1)  Wax up framework in usual manner.
 2)  Cast in usual manner.
 3)  Using a carbide bur, adjust casting in usual manner.
2. Treatment of Metal Framework
 1)  Sandblast retention area using 50 to 110 micron aluminum oxide.
 2) Clean with dry, oil-free air.
3. Application of GC METALPRIMER II
 Apply one or two thin coats of GC METALPRIMER II to the retention
 area.
   Note : 
 After application of the GC METALPRIMER II, immediately start to
 apply GC GRADIA OPAQUE to avoid contamination of the retention
 area.
4. Application and Light curing of GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
   Apply a layer of GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE to the
 retention area to mask the metal colour. Light cure for 1 minute 
 using the GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing GC
 GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Build-up of veneer crown
   Apply GC GRADIA composite and light cure according to GC
 GRADIA instructions for use.
6. Application and Pre-light curing of Gum Opaque (GO)
    Apply two thin layers of Gum Opaque (GO) to the gum part of the
 metal framework. Temporarily light cure each layer for 1 minute
 using the GC LABOLIGHT LV-III.
 Note : 
 1) For light curing refer to the following chart of Irradiation time and
  Depth of cure.
    2) For colour adjustment, apply Gum Opaque Modifier (GOM51) to
  the light cured Gum Opaque. Light cure for 1 minute using the GC
  LABOLIGHT LV-III.
 3) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing 
  Gum Opaque and Gum Opaque Modifier.  
7.  Application, Pre-curing and Final curing of Gum (G)
   Apply Gum (G). Temporarily light cure for 30 seconds using the
 GC LABOLIGHT LV-III or for 10 seconds using the GC STEPLIGHT
 SL-I. Finally light cure for 3 minutes using the GC LABOLIGHT LV-III.
   Note :
 1) If gum application exceeds the depth of cure mentioned in the
  chart, apply in layers and light cure respectively (in the GC
  LABOLIGHT LV-III).
 2)  In case of long span restorations, apply in sections to each side of
  one tooth and carry out final cure respectively in order to minimise
  curing shrinkage.
 3) Apply Gum Modifier (GM) or Gum Translucent (GT)
  as necessary.
 4) If it is desired to reproduce blood vessels in the gum area,
  incorporate Gum Fiber (GF71) in translucent Gum Modifier (GM30)
  or material of another shade, mix, apply and light cure.  
 5) When using Gum Fiber, cover with Gum Translucent. Light cure
  and polish.
8. Removal of air inhibited layer and Shape adjustment 
    Remove air inhibited layer and adjust contour using a carbide bur,
 diamond point or carborundum point.
9. Finish
   Leave the margin thicker than desired and progressively finish using
 a rubber point or silicone point.
10. Polish and Buff
   Polish and buff in usual manner to complete the gum restoration.

STORAGE
Store in a cool place away from direct sunlight.
(Shelf life : 2 years from date of manufacture)

SHADES & PACKAGES (GRADIA gum shades)
1.  Starter Package
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO11)   1
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO13)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G21)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G22)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G23)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G24)   1
 Syringe of 2.4mL gel         - Gum Translucent (GT41)    1
 Disposable palette     5
 Light protective cover    1
 Mixing pad No. 22    1
 Brush No. 7     1
 Shade guide kit   1
 Color chart  1
2. Refill Packages
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Syringe of 2.4mL solution 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Syringe of 2.4mL solution
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
       Syringe of 2.9mL paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or
  GM36)
       Syringe of 2.4mL gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Syringe of 2.4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Bottle of 0.4g fibers

CAUTION
1.  In case of contact with oral tissues or skin, remove immediately with
 a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
 medical attention.
3. Take care to avoid ingestion of the material.
4. If material is stored in a refrigerator, remove from refrigerator and
 leave to stand at room temperature for at least 30 minutes before
 use. 
5. After dispensing material, use as quickly as possible. Be sure to
 remove any residual material from the tip of the syringe and   
 replace cap immediately after use. 
6. Do not mix with other materials.
7.  When light curing material, be sure to follow the irradiation time
 described in the above- mentioned chart. Do not use ultraviolet
 lights or visible light curing devices that can radiate ultraviolet light.
8. When light curing material, do not look directly into the light.
9. When adjusting or polishing composite resin, use a dust collector and
 wear a dust mask to avoid inhaling dust.  
10. The brush can be cleaned with alcohol after use.
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Light curing device  Pre-cure     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogen / G-Light  20 sec.    

Irradiation time for Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Irradiation time for Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Light curing device  Pre-cure  Final cure 
GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    
Halogen / G-Light    20 sec.          1 min. 

Depth of cure (using the GC Labolight LV- III)

Irradiation time

 0.2 mm 

Shades
Pre-cure
(30 sec.)

Pre-cure
 (1 min.)

Final cure
(3 min.)

Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Note : 
1) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used to light cure the above materials.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions
 for complete polymerization.

Note :
1) The GC STEPLIGHT SL- I cannot be used for final curing.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions for
 complete polymerization.

Note :
The depths of cure for translucent Gum (G20) and Gum Modifier
(GM30) are equivalent to that of Gum Translucent.

LICHTHÄRTENDES ZAHNFLEISCHFARBENES 
KOMPOSITSYSTEM

Nur von zahntechnischem / zahnärztlichem Fachpersonal für die 
genannten Anwendungsgebiete zu verwenden.

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE
Reproduktion von Zahnfleisch, implantatgetragenen Suprastrukturen 
und herausnehmbarem Zahnersatz.

GEGENANZEIGEN
In seltenen Fällen kann es zu einer Überempfindlichkeit kommen. In 
diesem Fall muß das Produkt sofort aus dem Mund entfernt werden 
und anschließend ein Arzt aufgesucht werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG
Für die folgenden Schritte (Nr.1-5) bitte auch die Gebrauchsanweisung 
für GC GRADIA beachten.
1. Herstellung von herausnehmbarem Zahnersatz
 1)  Zunächste wie gewohnt aufwachsen.
 2) Daraufhin einen Abdruck erstellen.
 3) Mit einem Polierer den Abdruck entsprechend anpassen.
2. Behandlung des metallischen Trägers
 1)  Die Retention mit Aluminiumoxid 50 bis 110 Micron Korngröße
   sandstrahlen.
 2)  Anschließend mit trockener und ölfreier Druckluft reinigen.
3. Anwendung von GC METALPRIMER II
 Die Retentionsfläche mit einem oder zwei dünnen
 Überzügen von GC METALPRIMER II versehen.
 BEMERKUNG :
 Unmittelbar nach der Anwendung von GC METAL PRIMER II mit
 dem Auftrag von GC GRADIA OPAQUE beginnen, um eine
 zwischenzeitliche Verunreinigung der Retentionsfläche zu
 vermeiden.
4. Aufbringen und Lichthärten von GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Um die Retentionsfläche des Gerüstes abzudecken, wird eine
 Schicht GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE auf die
 Retentionsfläche aufgebracht und anschließend eine Minute lang mit
 dem GC LABOLIGHT LV-III gehärtet.
 Anm. :
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE kann nicht mit dem GC
 STEPLIGHT SL-I ausgehärtet werden.
5. Aufbau eines Veneers
   Die Schritte zur Herstellung eines Veneers inklusive der
 Lichthärtezeiten befinden sich in der Arbeitsanleitung für GC
 GRADIA.
6. Anwendung und Lichthärtung von Gum Opaque (GO)
    Es werden zwei dünne Schichten von Gum Opaque (GO) auf den
 Zahnfleischbereich des Gerüstes aufgebracht. Jede Schicht eine
 Minute
 lang mit dem GC LABOLIGHT LV-III provisorisch lichthärten.
 BEMERKUNG :
 1) Um Materialien zu härten, bitte die nachfolgende Tabelle für
  Belichtungszeit und Belichtungstiefe beachten.
 2) Für Farbabstimmungen Gum Opaque Modifie (GOM51) auf den
  ausgehärteten Gum Opaque auftragen. Dann 1 Minute im
  LABOLIGHT LV-III aushärten.
 3) Gum Opaque und Gum Opaque Modifier können nicht mit dem
  GC STEPLIGHT SL-I ausgehärtet werden. 
7.  Auftragen, Zwischenhärten und Endhärtung des Gum (G)
   Zunächst wird Gum (G) aufgetragen. Anschließend 30 Sekunden
 lang Lichthärten mit dem GC LABOLIGHT LV-III oder 10 Sekunden
 mit dem GC STEPLIGHT SL-I. Die abschließende Aushärtung
 erfolgt im GC LABOLIGHT LV-III.   
 BEMERKUNG :
 1)  Wenn die Schichtstärke des aufgetragenen Materials die in der
  Belichtungstabelle angegebene übersteigt, so muß in mehreren
  Schichten gearbeitet und jeweils zwischengehärtet werden. 
 2)  Bei großspannigen Restauration immer eine Seite eines
  Zahnes auftragen und zwischenhärten, um Schrumpfungen zu
  vermeiden.
 3)  Wenn es notwendig ist, kann Gum Modifier und Gum Translucent
  aufgetragen werden.
 4)  Wenn die Reproduktion von Blutgefäßen erwünscht ist, kann Gum
  Fiber (GF71) in transluzentem Gum Modifier (GM30) oder einem
  Material mit anderem Farbton aufgelegt werden. Gum Translucent
  darüber geben und dann aushärten.
8. Wiederherstellung der Inhibitionsschicht zur Formkorrektur 
    Die Oberfläche mit einem Diamanten abreiben, Modifier auftragen
 und dann wie gewohnt weiterarbeiten.
9. Finish
   Die Schichtung sollte etwas dicker als gewünscht geschichtet
 werden und dann mit einem Silikonpolierer die gewünschte Endform
 ausarbeiten.
10. Polieren
  Wie gewohnt polieren um die Restauration fertigzustellen.

LAGERUNG
An einem trockenen Ort, abseits von direkter Sonneneinstrahlung 
aufbewahren.
(Haltbarkeit : 2 Jahre ab Herstellungsdatum)

FARBEN UND HANDELSFORMEN (GRADIA gum shades)
1. Starterpacket
 Spritze mit 2,4mL Lösung  - Gum Opaque (GO11)   1
 Spritze mit 2,4mL Lösung  - Gum Opaque (GO13 )  1
 Spritze mit 2,9mL Paste    - Gum (G21)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste    - Gum (G22)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste   - Gum (G23)  1
 Spritze mit 2,9mL Paste   - Gum (G24)  1
 Spritze mit 2,4mL Gel        - Gum Translucent (GT41)   1
 Einwegpalette     5
 Lichtschutzhülle    1
 Anmischpad No, 22    1
 Pinsel No, 7    1
 Farbschlüsselset    1
 Farbtafel     1
2. Nachfüllpackungen
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Spritze mit 2,4mL Lösung
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Spritze mit 2,4mL Lösung
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
        Spritze mit 2,9mL Paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or GM36)
        Spritze mit 2,4mL Gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Spritze mit 2,4mL Gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
        Flasche mit 0,4g fibers

ACHTUNG
1.  Bei Kontakt mit Haut oder Schleimhaut, sofort mit einem in Alkohol
 getränktem Tuch entfernen. Mit Wasser spülen. 
2.  Bei Augenkontakt, mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
3.  Nicht für die Nahrungsaufnahme geeignet.
4.  Wenn das Material in einem Kühlschrank aufbewahrt wird, sollte es ca. 30
 Minuten vor der Anwendung herausgenommen werden, damit es sich auf   
 Raumtemperatur erwärmen kann. 
5.  Material nach der Entnahme aus der Spritze sofort verwenden ;
 anschließend die Spitze säubern und sofort wieder verschließen. 
6.  Nicht mit anderen Materialien vermischen.
7.  Zur Lichthärtung unbedingt die in der Tabelle oben angegebenen Zeiten
 beachten. Keine UV-Lampe bzw. eine Lampe, welche sichtbares Licht und
 UV-Licht abgibt, verwenden.
8.  Beim Aushärten nicht direkt in das Licht sehen.
9.  Beim Korrigieren und Polieren des Materials unbedingt einen Staubazug
 sowie eine Staubschutzmaske verwenden! 
10. Die Staubabzug kann nach dem Gebrauch mit Alkohol gereinigt werden.

Zuletzt aktualisiert : 08/2012
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SYSTÈME COMPOSITE PHOTOPOLYMÉRISABLE POUR LA 
REPRODUCTION DE FAUSSE GENCIVE

Ne doit être utilisé que par un professionnel de l'Art dentaire, dans les 
indications recommandées.

INDICATIONS RECOMMANDEES
Reproduction du tissu gingival dans les restaurations coronaires telles 
que les supra-structures implantaires ou prothèses adjointes à châssis 
métallique.

CONTRE INDICATION
Dans de rares cas, le produit peut causer une réaction chez certaines 
personnes. Si un tel phénomène apparaît, arrêter l'emploi du produit et 
consulter un médecin.

MODE D'EMPLOI
Pour les étapes qui suivent (1 à 5) de la procédure, se référer au mode 
d'emploi de GC GRADIA.
1.  Fabrication du châssis métallique.
 1) Réaliser la construction en cire de façon habituelle.
 2) Couler de manière habituelle.
 3) Ajuster la coulée de façon usuelle avec une fraise au carbure.
2.  Traitement du châssis métallique.
 1) Sabler les zones de rétention à l'oxyde d'alumine à 50-110.
 2) Sécher à l'air sec, sans trace d'huile.
3.  Application du GC METALPRIMER II
 Appliquer une ou deux fines couches de GC METALPRIMER II
 sur les zones de rétention.
 Note :
 Après application de GC METALPRIMER II commencer
 immédiatement l'application de GC GRADIA OPAQUE afin d'éviter
 toute contamination de la surface de rétention.
4.  Application et photopolymérisation de GC GRADIA
 FOUNDATION OPAQUE
 Appliquer une couche de GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE
 sur la zone de rétention pour masquer la couleur du métal.
 Photopolymériser pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV-III.
 Note :
 La GC STEPLIGHT SL-I  ne peut pas être utilisée pour la
 photopolymérisation de GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5.  Montage de la couronne à facette.
 Appliquer le composite GC GRADIA et photopolymériser selon le
 mode d'emploi de GC GRADIA.
6.  Application et prépolymérisation de Gum Opaque (GO)
 Appliquer deux couches fines de Gum Opaque (GO) sur la partie
 gingivale du châssis métallique. Photopolymériser temporairement
 chaque couche pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 1) Pour photopolymériser les matériaux Gum de type gencive, se
  reporter aux tableaux de temps de polymérisation et de
  profondeur de polymérisation ci-après.
 2) Pour l'ajustage de la teinte, appliquer Gum Opaque Modifier
  (GOM 51) sur le Gum Opaque polymérisé. Photopolymériser
  pendant 1 minute dans le GC LABOLIGHT LV- III.
 3) La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour    
  polymériser Gum Opaque et Gum Opaque Modifier.
7.  Application, pré-polymérisation et polymérisation finale du
 matériau Gum (G)
 Appliquer le matériau Gum (G). Le photopolymériser
 temporairement pendant 30 secondes dans le GC LABOLIGHT
 LV- III ou pendant 10 secondes avec la GC STEPLIGHT SL-I.   
 Procéder à la photopolymérisation finale pendant 3 minutes dans
 le GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 1) Si l'application de matériau Gum dépasse l'épaisseur    
  polymérisable telle qu'indiquée dans le tableau, l'appliquer par   
  couches et les photopolymériser au fur et à mesure (dans le 
  GC LABOLIGHT LV- III).
 2) Dans le cas de restauration longue portée, appliquer par
  zones successive de part et d'autre de chaque dent et procéder   
  aux polymérisations successives afin de minimiser le retrait de   
  polymérisation.
 3) Appliquer le Gum Modifier (GM) ou le Gum Translucent (GT)
  autant que nécessaire.
 4) Si l'on souhaite reproduire les vaisseaux sanguins dans la    
  gencive incorporer du Gum Fiber (GF71) (veinules) dans le    
  Gum Modifier transparent (GM 30) ou un matériau d'une autre
  teinte, mélanger, appliquer et photopolymériser.
 5) Lorsque l'on utilise le matériau Gum Fiber recouvrir avec du  
  Gum Translucent, photopolymériser et polir.
8.  Elimination de la couche d'inhibition avec AIR BARRIER et ajustage
 de la forme.
 Eliminer la couche d'inhibition par l'oxygène et achever la finition
 en utilisant une fraise au carbure, diamantée, ou une pointe au   
 carborundum.
9.  Finition.
 Laisser l'épaisseur marginale souhaitée et finir progressivement en   
 utilisant une pointe montée caoutchouc ou siliconée.
10. Polissage et Brillantage.
 Polir et brillanter de manière traditionnelle pour terminer la
 restauration de gencive.

STOCKAGE
Conserver dans un endroit sec et frais à l'écart de la lumière du soleil.
(Durée d'utilisation = Deux ans à compter de la date de fabrication)

TEINTES et CONDITIONNEMENTS (GRADIA gum shades)
1. Kit de base : "STARTER PACKAGE"
 Seringue de 2,4mL de pâte fluide  - Gum Opaque (GO11)  1
 Seringue de 2,4mL de pâte fluide - Gum Opaque (GO13)   1
 Seringue de 2,9mL de pâte        - Gum (G21)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte          - Gum (G22)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte   - Gum (G23)  1
 Seringue de 2,9mL de pâte   - Gum (G24)  1
 Seringue de 2,4mL gel    - Gum Translucent (GT41)  1
 Palette jetable    5
 Couvercle de protection contre la lumière 1
 Bloc de mélange N 22     1
 Pinceau N 7    1
 Kit teintier    1
 Palette de teintes   1
2. Recharges.
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 et GO13)
  Seringue de 2,4mL de pâte fluide
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
  Seringue de 2,4mL de pâte fluide
 c. Gum ( G20, G21, G22, G23, et G24)
  Seringue de 2,9mL de pâte
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 et
  GM36)
  Seringue de 2,4mL de gel
 e. Gum Translucent (GT41)
  Seringue de 2,4mL de gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
   Flacon de 0,4g de veinules

ATTENTION !
1. En cas de réaction avec la muqueuse orale ou la peau, retirer
 immédiatement le matériau avec une petite éponge ou un coton
 imbibé d'alcool. Rincer à l'eau.
2. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau
 et consulter un médecin.
3. Ne pas ingérer le matériau.
4. Si le matériau est conservé au réfrigérateur sortez le au moins
 30min avant utilisation à température ambiante.
5. Après prélèvement du matériau, utilisez-le aussi rapidement que   
 possible. S'assurer de l'élimination de tout résidu sur l'embout de la
 seringue et refermer après extrusion du matériau la capuchon
 immédiatement après l'emploi.
6. Ne pas mélanger avec d'autres matériaux.     
7. Lorsque l'on procède à la photopolymérisation du matériau,
 s'assurer du respect des valeurs données dans les tableaux ci-  
 dessus. Ne pas utiliser d'activateurs à ultra-violets ou d'activateur à
 lumière visible pouvant émettre des rayons ultra-violets.
8. Lors de la photopolymérisation, ne jamais regarder directement la
 lumière.
9. Lors de l'ajustage de la forme et du polissage d'une résine
 composite, utiliser une aspiration et porter un masque afin d'éviter
 toute inhalation de poussière.
10.Le pinceau peut-être nettoyé avec de l'alcool après usage.
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SISTEMA COMPOSITO FOTOPOLIMERIZZABILE PER LA 
RIPRODUZIONE DEI TESSUTI GENGIVALI

Per uso esclusivamente professionale nelle indicazioni raccomandate.

ISTRUZIONI RACCOMANDATE
Riproduzione del tessuto gengivale per ricostruzioni su corone quali 
sovrastrutture su impianti e protesi mobili in metallo.

CONTROINDICAZIONI
In rari casi il prodotto può causare sensibilizzazione in alcune persone. 
Se si verificano tali reazioni, interrompere l'uso del prodotto e 
consultare un medico.

ISTRUZIONI PER L'USO
Per i passaggi della procedura illustrati di seguito (N 1-5), consultare le 
istruzioni per l'uso di GC GRADIA.
1.  Realizzazione di strutture in metallo
 1)  Eseguire la ceratura diagnostica della struttura procedendo nel
  modo consueto.
 2) Realizzare il modello nel modo consueto.
 3) Utilizzando una fresa al tungsteno, regolare il modello nel modo   
 consueto.
2. Trattamento delle strutture in metallo
 1)  Sabbiare l'area di ritenzione utilizzando ossido di alluminio da
  50-110 micron.
 2) Pulire con aria asciutta e priva di olio.
3. Applicazione di GC METALPRIMER II
 Applicare uno o due strati sottili di GC METALPRIMER II sull'area
 di ritenzione.
 Nota : 
 Dopo aver applicato GC METALPRIMER II, iniziare
 immediatamente ad applicare GC GRADIA OPAQUE per evitare
 qualunque contaminazione dell'area di ritenzione.
4. Applicazione e fotopolimerizzazione di GC GRADIA
 FOUNDATION OPAQUE
 Applicare uno strato di GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE   
 sull'area di ritenzione in modo da mascherare il colore del metallo.
 Fotopolimerizzare per 1 minuto utilizzando GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
  Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per fotopolimerizzare
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Stratificazione delle corone veneer 
   Applicare il composito GC GRADIA e fotopolimerizzare come   
 indicato nelle istruzioni per l'uso di GC GRADIA.
6. Applicazione e potopolimerizzazione preliminare di Gum
 Opaque (GO)
    Applicare due strati sottili di Gum Opaque (GO) sulla parte di
 gengiva della struttura in metallo. Fotopolimerizzare
 temporaneamente ciascuno strato per 1 minuto utilizzando 
 GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota : 
 1)  Per la fotopolimerizzazione dei materiali Gum consultare il
  grafico dei tempi di irraggiamento e delle profondità di 
  polimerizzazione riportato di seguito.
 2) Per la regolazione del colore, applicare Gum Opaque Modifier
  (GOM51) sullo strato fotopolimerizzato di Gum  Opaque.    
  Fotopolimerizzare per 1 minuto utilizzando GC LABOLIGHT
  LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I non può essere utilizzato per    
  fotopolimerizzare Gum Opaque o Gum Opaque Modifier.  
7.  Applicazione, polimerizzazione preliminare e polimerizzazione
 finale del materiale Gum (G)
 Applicare il materiale Gum (G).  Fotopolimerizzare 
 temporaneamente per 30 secondi utilizzando GC LABOLIGHT
 LV-III oppure per 10 secondi usando GC STEPLIGHT SL-I.    
 Eseguire la fotopolimerizzazione finale per 3 minuti utilizzando 
 GC LABOLIGHT LV-III.
    Nota :
 1)  Se l'applicazione del materiale per gengive ha una profondità di   
  polimerizzazione superiore a quella indicata nel grafico,    
  applicare il materiale in diversi strati e fotopolimerizzare    
  ciascuno strato (con GC LABOLIGHT LV-III).
 2) In caso di ricostruzioni estese, applicare in sezioni su ciascun   
  lato del dente ed eseguire la fotopolimerizzazione finale di    
  ciascuna sezione per minimizzare la contrazione dovuta alla   
  polimerizzazione.
 3) Applicare Gum Modifier (GM) oppure Gum Translucent (GT)
  secondo necessità.
 4) Se si vogliono riprodurre i vasi sanguigni nell'area gengivale,   
  incorporare Gum Fiber (GF71) nel materiale traslucido Gum   
  Modifier (GM30) o materiale di altro colore, miscelare, applicare
  e fotopolimerizzare.  
 5) Quando si usa Gum Fiber, ricoprire con Gum Translucent,
  fotopolimerizzare e lucidare.
8. Eliminazione dello strato inibito dall'aria e modellazione della forma 
 Eliminare lo strato inibito dall'aria e regolare il contorno utilizzando
 una fresa con punta di tungsteno, di diamante, oppure di
 carborundum.
9. Rifinitura 
 Lasciare un margine più spesso del necessario e rifinire    
 gradualmente utilizzando una punta in gomma o silicone.
10.Levigatura e lucidatura
 Levigare e lucidare nel modo consueto per completare la
 ricostruzione della gengiva.

 

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e lontano dalla luce solare diretta.
(Durata utile : 2 anni dalla data di produzione)

COLORI E CONFEZIONI (GRADIA gum shades)
1.  Confezione iniziale
 Siringa da 2,4mL di soluzione - Gum Opaque (GO11)    1
 Siringa da 2,4mL di soluzione - Gum Opaque (GO13 )   1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G21)  1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G22)  1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G23) 1
 Siringa da 2,9mL di pasta     - Gum (G24)  1
 Siringa da 2,4mL di gel        - Gum Translucent (GT41)   1
 Tavoletta usa e getta 5
 Coperchio fotoprotettivo 1
 Blocchetto di miscelazione N 22  1
 Pennello N 7 1
 Kit scala colori 1
 Tabella colori 1
2. Confezioni di ricambi
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 o GO13)
         Siringa da 2,4mL di soluzione 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Siringa da 2,4mL di soluzione
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 o G24)
        Siringa da 2,9mL di pasta
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 o
  GM36)
       Siringa da 2,4mL di gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Siringa da 2,4mL di gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Flacone da 0,4g di fibre

AVVERTENZE
1.  In caso di contatto con i tessuti orali o la cute, eliminare    
 immediatamente il prodotto con una spugna o del cotone
 imbevuto d'alcol e sciacquare con acqua.
2. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con
 acqua e consultare un medico.
3. Evitare che il materiale venga ingerito.
4. Se il materiale viene conservato in frigorifero, estrarlo dal
 frigorifero e lasciarlo a temperatura ambiente per almeno 30 minuti
 prima dell'uso. 
5. Una volta estratto il materiale, utilizzarlo appena possibile.
 Accertarsi di togliere l'eventuale materiale residuo dalla punta della
 siringa e riapplicare il cappuccio immediatamente dopo l'uso. 
6. Non mischiare con altri materiali.
7.  In fase di fotopolimerizzazione, attenersi ai tempi di
 irraggiamento descritti nella tabella precedentemente riportata.   
 Non utilizzare lampade ultraviolette o fotopolimerizzaatori a luce
 visibile che possono irradiare luce ultravioletta.
8. Durante la fotopolimerizzazione del materiale, evitare di
 guardare direttamente la lampada.
9. Durante la regolazione o la lucidatura della resina composita,
 utilizzare un aspiratore di polveri e indossare l'apposita mascherina
 per evitare di inalare la polvere.  
10. Dopo l'uso, il pennello può essere pulito con alcool.
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SISTEMA FOTOPOLIMERIZABLE DE COMPOSITE PARA LA 
REPRODUCCIÓN DEL TEJIDO GINGIVAL

Sólo para uso dental profesional y con las recomendaciones indicadas.

INDICACIONES
Elaboración del tejido gingival para restauraciones de coronas, 
supraestructuras de implantes y estructuras de metal removibles.

CONTRAINDICACIONES
En algunos casos puede causar sensibilidad a algunas personas. En 
este caso, dejar de usarlo, y consultar al médico.

INSTRUCCIONES DE USO
Para los siguientes pasos (No.1-5) seguir las instruciones de uso de GC 
GRADIA.
1. La elaboración de la estructura de metal
 1) Encerar la estructura de metal de la manera usual.
 2) Modelar de la manera usual.
 3) Usar una fresa de carburo, ajustando el modelo de la manera usual.
2. El tratamiento de la estructura de metal
 1) Tratar con chorro de arena el área de retención, usando 50 a 110
  micras de óxido de aluminio.
 2) Limpiar con aire seco, sin aceite.
3. La aplicación del GC METALPRIMER II
 Aplicar una o dos capas finas del GC METALPRIMER II en el
 área de retención.
 Nota :
 Después de haber aplicado el GC METALPRIMER II, comenzar
 inmediatamente con la aplicación del GC GRADIA OPAQUE, evitando
 así, la contaminación del área de retención.
4. La aplicación y polimerización del GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Aplicar el GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE en el área de   
 retención para cubrir el color del metal. Fotopolimerizar durante un
 minuto, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para la polimerización del
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. La elaboración de la corona veneer
 Aplicar el GC GRADIA composite y fotopolimerizar según las
 instrucciones de uso.
6. La aplicación y polimerización del Gum Opaque (GO)
 Aplicar dos capas finas de Gum Opaque (GO) en la parte gingival de
 la estructura de metal. Fotopolimerizar temporalmente cada una de
 las capas durante 1 minuto, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 1) Para fotopolimerizar el material GUM, observar el siguiente cuadro
  sobre tiempo de irradiación e intensidad de polimerización.
 2) Para el ajuste del color, aplicar Gum Opaque Modifier (GOM51) al
  GUM Opaque fotopolimerizado. Polimerizar durante 1 minuto,
  usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los
  Gum Opaque y Gum Opaque Modifier.
7. La aplicación, pre-polimerización y polimerización final del material
 Gum (G) 
 Aplicar el material Gum (G). Fotopolimerizar temporalmente durante
 30 segundos usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III o por 10
 segundos, usando GC STEPLIGHT SL-I. Efectuar la polimerización
 final durante 3 minutos, usando la lámpara GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota :
 1) Si la aplicación del material gingival excede el grosor que se indica
  en el cuadro de abajo, aplicar en capas y fotopolimerizar
  respectivamente (en GC LABOLIGHT LV-III).
 2) En caso de restauraciones extensas aplicar en secciones en cada
  lado del diente y proseguir con la polimerización final
  respectivamente, para así disminuir la contracción durante la   
  polimerización.
 3) Aplicar lo que se necesite de Gum Modifier (GM) o Gum   
  Translucent (GT).
 4) Si se desea, reproducir canales en el área gingival, incorporar
  Gum Fiber (GF71) en la Gum Modifier (Gum 30) Translucent o
  material de otro tono, mezclar, aplicar y fotopolimerizar.
 5) Cuando se use Gum Fiber, cubrirla con Gum Translucent.
  Fotopolimerizar y pulir. 
8.Eliminar la capa de aire inhibido y ajustar la forma
 Quitar la capa de aire inhibido y ajustar los contornos, usando una
 fresa de carbudo, una punta diamantada o una punta de carborundo.
9. Acabado
 Dejar el márgen más grueso de lo que se desea y terminar
 progresivamente usando una punta de goma o de silicona.
10.Pulido y brillo
 Pulir de la manera habitual para finalizar la restauración gingival.

 

ALMACENAJE 
Almacenarlo en un lugar fresco y lejos de los rayos directos del sol.
(Fecha de caducidad : 2 años después de su fabricación)

COLORES Y ENVASE (GRADIA gum shades)
1. Set básico
 Jeringa de 2,4mL solución - Gum Opaque (GC11)  1
 Jeringa de 2,4mL solución - Gum Opaque (GO13)  1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G21)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G22)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G23)    1
 Jeringa de 2,9mL pasta - Gum (G24)    1
 Jeringa de 2,4mL gel - Gum Translucent (GT41)   1
 Espátula disponible      5
 Protectores de luz       1
 Bloc de mezcla No, 22      1
 Cepillo No, 7      1
 Guía de tonalidades      1
 Escala de colores      1
2. Reposiciones
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 o GO 13)
  Jeringa de 2,4mL solución
 b. Gum Opaque Modifier  (GOM51)
  Jeringa de 2,4mL solución
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 o G24)
  Jeringa de 2,9mL pasta
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 o GM36)
  Jeringa de 2,4mL gel
 e. Gum Translucent (GT41)
  Jeringa de 2,4mL gel
 f. Gum Fiber (GF71)
  Tarro 0,4gr. fibra.

PRECAUCIÓN
1. En caso de contacto con el tejido oral o con la piel, limpiar
 inmediatamente con una esponja o algodón, humedecido en alcohol.
 Lavar con agua.
2. En caso de contacto o que entre en los ojos, lavar con agua
 inmediatamente y consultar al médico.
3. Poner atención de no ingerir el material.
4. Si el material está almacenado en el frigorífico, sacarlo y antes de
 usarlo, mantenerlo a temperatura ambiental por lo menos durante
 30 minutos.
5.Usar el material inmediatamente después de haberlo sacado.
 Asegurarse de haber quitado todo el material restante de la punta
 de la jeringa y colocar la tapa inmediatamente después de usarse.
6.No mezclarlo con otros materiales.
7. Cuando se efectúa la polimerización del material, hay que
 asegurarse de seguir las indicaciones descritas en el cuadro de   
 tiempo de irradiación, arriba descrito. No usar rayos de luces
 ultravioletas o unidades de polimerización visibles, que puedan   
 emitir rayos de luz ultravioleta.  
8. Cuando se está polimerizando el material, no se debe mirar
 directamente la luz.
9. Cuando se ajusta o se pule la resina de composite, hay que usar un
 colector de polvo y usar una mascarilla para evitar inhalar el polvo.
10.Hay que limpiar el cepillo con alcohol después de usarlo.
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Lichthärtegerät  Vorhärtung     
GC LABOLIGHT LV- III, II       1 Min. 
Halogen / G-Light     20 Sek.

Belichtungszeit für Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

BEMERKUNG :
1) Das GC STEPLIGHT SL-I kann nicht zur Endhärtung verwendet werden.
2) Bei Benutzung eines Handlichthärtungsgerätes* bitte von allen Seiten
 belichten, um eine vollständige Polymerisation sicherzustellen.

Belichtungszeit für Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Lichthärtungsgerät  Vorhärtung  Aushärtung 
GC LABOLIGHT LV- III, II       30 Sek.         3 Min. 
GC STEPLIGHT SL- I       10 Sek.    
Halogen / G-Light       20 Sek.       1 Min.
Bemerkung :
1) Die GC STEPLIGHT SL-I kann nicht zur Endpolimerisation benützt werden. 
2)  Bei Benutzung eines Handlichthärtungsgerätes* bitte von allen Seiten
 belichten, um eine vollständige Polymerisation sicherzustellen.

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Belichtungszeit

0,2 mm 
0,2 mm 

Farbton
Vorhärtung.
 (30 Sek.) 

Vorhärtung.
(1 Min.)

Aushärtung.
(3 Min.)

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

Härtungstiefe (bei Gebrauch von GC LABOLIGHT LV- III)

Bemerkung :
Die Härtungstiefe für transluzente Farbtöne G20 und GM30 sind 
entsprechend der von Gum Translucent.

Note :
Les profondeurs de polymérisation du transparent Gum (G20) et Gum Modifier 
(GM30) sont équivalentes à celles du Gum Translucent.

 Temps d'insolation

0,2 mm 
0,2 mm 

Teintes

Pré-
Polymérisation 

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

     (30 sec)

Pré-
Polymérisation

   (1 min.)

Polymérisation
Finale
 (3 min.)

GC LABOLIGHT LV-III, II   30 sec.              3 min.
GC STEPLIGHT SL-I  10 sec.
Halogen / G-Light   20 sec.  1 min.

Type d'activateur lumineux  Prépolymérisation
GC LABOLIGHT LV- III, II          1 min.
Halogen / G-Light          20 sec.

Temps d'irradiation lumineuse pour Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Note :
1)  La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour polymériser les
 matériaux présentés ci-dessus.
2)  Lorsque l'on utilise un activateur lumineux de type pistolet*, irradier le
 matériau dans toutes les directions pour obtenir une polymérisation complète.

Note  :
1)  La GC STEPLIGHT SL-I ne peut pas être utilisée pour la polymérisation finale
 des matériaux présentés ci-dessus.
2)  Lorsque l'on utilise un activateur lumineux de type pistolet*, irradier le matériau
 dans toutes les directions pour obtenir une polymérisation complète.

Temps d'irradiation lumineuse pour Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

Profondeur de polymérisation (Avec le GC LABOLIGHT LV- III)

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Type d'activateur  lumineux    Prépolymérisation  Polymérisation finale

GC LABOLIGHT LV- III, II          1 min.
Halogen / G-Light          20 sec.
Note :
1) Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per fotopolimerizzare i materiali
 sopra indicati.
2)  Quando si usa un fotopolimerizzatore manuale*, applicare la luce in tutte le
 direzioni per ottenere una polimerizzazione completa.

Tempi di irraggiamento per Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Note :
Le profondità di polimerizzazione per il materiale traslucido Gum (G20) e Gum 
Modifier (GM30) sono equivalenti a quelle di Gum Translucent.

Gum       1,1 mm            2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm              1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm            5,0 mm 

Tempo 
di irraggiamento

0,2 mm 
0,2 mm 

Colori

Polimerizzazione 
preliminare
       (30 sec.)

Gum Opaque 
Gum Opaque Modifier

Polimerizzazione 
preliminare
        (1 min.)

Profondità di polimerizzazione (con GC LABOLIGHT LV-III)

Aparato de polimerización

GC LABOLIGHT LV -III, II
Halógena / G-Light    20 seg.

Pre-polimerización

  1 min. 

Tiempo de irradiación del Gum Opaque ; Gum Opaque Modifier

Nota :
1) GC STEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los materiales
 arriba mencionados.
2)  Cuando se usa una unidad de polimerización de mano*, aplicar la
 polimerización en todas las direcciones para completar la polimerización.

GCLABOLIGHT LV-III, II  
GC STEPLLICHT SL-I  
Halógena / G-Light   

Pre-polimerización Polimerización final

     30 seg.    3 min.
     10 seg.

Aparato de polimerización

20 seg. 1 min.

Tiempo de irriación del Gum; Gum Modifier ; Gum Translucent

Nota :
1) GC SEPLIGHT SL-I no se puede usar para fotopolimerizar los materiales arriba
 mencionados.
2)  Cuando se usa una unidad de polimerización de mano*, aplicar la polimerización
 en todas las direcciones por completar la polimerización

Gum Opaque
Gum Opaque Modifier
Gum
Gum Modifier
Gum Translucent 

0,2 mm 
0,2 mm 

Colores      (30 seg.)

Pre-
polimerización

Pre-
polimerización

Polimerización
final

1,1 mm
0,8 mm
3,0 mm

2,5 mm
1,5 mm
5,0 mm

  (1 min.)    (3 min.)

Tiempo de irradiación

Nota :
La intensidad de la polimerización para los translúcidos Gum (G20) y 
Gum Modifier (GM30) son equivalentes a los del Gum Translucent.

Intensidad de Polimerización (usando GC LABOLIGHT LV-III)

GC LABOLIGHT LV-III, II             30 sec.              3 min.
GC STEPLIGHT SL-I            10 sec.
Halogen / G-Light             20 sec.           1 min.

Note :
1)  Non si può utilizzare GC STEPLIGHT SL-I per  fotopolimerizzare i materiali
 sopra indicati.
2)  Quando si usa un fotopolimerizzatore manuale*, applicare la luce in tutte le
 direzioni per ottenere una polimerizzazione completa.

Tempi di irraggiamento per Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

Fotopolimerizzatore Polimerizzazione 
preliminare

Polimerizzazione 
finale

Polimerizzazione 
preliminareFotopolimerizzatore  

Polimerizzazione
finale
       (3 min.)
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LIGHT-CURED GUM SHADE COMPOSITE SYSTEM

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
Reproduction of gum tissue for crown restorations, such as implant 
superstructures and removable metal frames.

CONTRAINDICATIONS
In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. If 
such reactions are experienced, discontinue use of the product and 
refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE
For the following steps (No.1-5) of the procedure, refer to GC GRADIA 
instructions for use.
1.  Production of Metal Framework
 1)  Wax up framework in usual manner.
 2)  Cast in usual manner.
 3)  Using a carbide bur, adjust casting in usual manner.
2. Treatment of Metal Framework
 1)  Sandblast retention area using 50 to 110 micron aluminum oxide.
 2) Clean with dry, oil-free air.
3. Application of GC METALPRIMER II
 Apply one or two thin coats of GC METALPRIMER II to the retention
 area.
   Note : 
 After application of the GC METALPRIMER II, immediately start to
 apply GC GRADIA OPAQUE to avoid contamination of the retention
 area.
4. Application and Light curing of GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
   Apply a layer of GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE to the
 retention area to mask the metal colour. Light cure for 1 minute 
 using the GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing GC
 GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Build-up of veneer crown
   Apply GC GRADIA composite and light cure according to GC
 GRADIA instructions for use.
6. Application and Pre-light curing of Gum Opaque (GO)
    Apply two thin layers of Gum Opaque (GO) to the gum part of the
 metal framework. Temporarily light cure each layer for 1 minute
 using the GC LABOLIGHT LV-III.
 Note : 
 1) For light curing refer to the following chart of Irradiation time and
  Depth of cure.
    2) For colour adjustment, apply Gum Opaque Modifier (GOM51) to
  the light cured Gum Opaque. Light cure for 1 minute using the GC
  LABOLIGHT LV-III.
 3) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing 
  Gum Opaque and Gum Opaque Modifier.  
7.  Application, Pre-curing and Final curing of Gum (G)
   Apply Gum (G). Temporarily light cure for 30 seconds using the
 GC LABOLIGHT LV-III or for 10 seconds using the GC STEPLIGHT
 SL-I. Finally light cure for 3 minutes using the GC LABOLIGHT LV-III.
   Note :
 1) If gum application exceeds the depth of cure mentioned in the
  chart, apply in layers and light cure respectively (in the GC
  LABOLIGHT LV-III).
 2)  In case of long span restorations, apply in sections to each side of
  one tooth and carry out final cure respectively in order to minimise
  curing shrinkage.
 3) Apply Gum Modifier (GM) or Gum Translucent (GT)
  as necessary.
 4) If it is desired to reproduce blood vessels in the gum area,
  incorporate Gum Fiber (GF71) in translucent Gum Modifier (GM30)
  or material of another shade, mix, apply and light cure.  
 5) When using Gum Fiber, cover with Gum Translucent. Light cure
  and polish.
8. Removal of air inhibited layer and Shape adjustment 
    Remove air inhibited layer and adjust contour using a carbide bur,
 diamond point or carborundum point.
9. Finish
   Leave the margin thicker than desired and progressively finish using
 a rubber point or silicone point.
10. Polish and Buff
   Polish and buff in usual manner to complete the gum restoration.

STORAGE
Store in a cool place away from direct sunlight.
(Shelf life : 2 years from date of manufacture)

SHADES & PACKAGES (GRADIA gum shades)
1.  Starter Package
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO11)   1
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO13)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G21)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G22)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G23)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G24)   1
 Syringe of 2.4mL gel         - Gum Translucent (GT41)    1
 Disposable palette     5
 Light protective cover    1
 Mixing pad No. 22    1
 Brush No. 7     1
 Shade guide kit   1
 Color chart  1
2. Refill Packages
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Syringe of 2.4mL solution 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Syringe of 2.4mL solution
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
       Syringe of 2.9mL paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or
  GM36)
       Syringe of 2.4mL gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Syringe of 2.4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Bottle of 0.4g fibers

CAUTION
1.  In case of contact with oral tissues or skin, remove immediately with
 a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
 medical attention.
3. Take care to avoid ingestion of the material.
4. If material is stored in a refrigerator, remove from refrigerator and
 leave to stand at room temperature for at least 30 minutes before
 use. 
5. After dispensing material, use as quickly as possible. Be sure to
 remove any residual material from the tip of the syringe and   
 replace cap immediately after use. 
6. Do not mix with other materials.
7.  When light curing material, be sure to follow the irradiation time
 described in the above- mentioned chart. Do not use ultraviolet
 lights or visible light curing devices that can radiate ultraviolet light.
8. When light curing material, do not look directly into the light.
9. When adjusting or polishing composite resin, use a dust collector and
 wear a dust mask to avoid inhaling dust.  
10. The brush can be cleaned with alcohol after use.

Last revised : 08/2012

Light curing device  Pre-cure     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogen / G-Light  20 sec.    

Irradiation time for Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Irradiation time for Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Light curing device  Pre-cure  Final cure 
GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    
Halogen / G-Light    20 sec.          1 min. 

Depth of cure (using the GC Labolight LV- III)

Irradiation time

 0.2 mm 

Shades
Pre-cure
(30 sec.)

Pre-cure
 (1 min.)

Final cure
(3 min.)

Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Note : 
1) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used to light cure the above materials.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions
 for complete polymerization.

Note :
1) The GC STEPLIGHT SL- I cannot be used for final curing.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all directions for
 complete polymerization.

Note :
The depths of cure for translucent Gum (G20) and Gum Modifier
(GM30) are equivalent to that of Gum Translucent.

 01/201312

12

12

12

12

528729

13-59321-00-E-951281 BIJSLUITER.indd   1 12/12/13   14:42

#06-27 Singapore 528 9

07/2015

07/2015

07/2015

07/2015

07/2015

GRADIA®.

GRADIA®

NLLees voor gebruik zorgvuldig 
de gebruiksaanwijzing. SVLäs noggrant anvisningarna 

innan användning.DALæs omhyggeligt 
brugsanvisningen inden brug. ELAntes de utilizar, leia cuidadosamente as 

instruções de utilização. PT

13007441
180131DK

LICHTUITHARDEND TANDVLEESKLEURIG 
COMPOSIETSYSTEEM

Alleen te gebruiken in de vermelde toepassingen door tandheelkundig 
gekwalificeerden.

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN
Reproductie van het tandvlees voor kroon restauraties, zoals 
implantaat gedragen suprastructuren en verwijderbare skelet 
prothesen (frames).

CONTRA INDICATIES
Bij sommige personen kan een overgevoeligheid voor het materiaal 
niet worden uitgesloten. Mochten zich allergische reacties voordoen, 
dan moet de toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts 
worden geraadpleegd. 

GEBRUIKSAANWIJZING
Voor de hiernavolgende stappen (No,1-5) van de procedure, verwijzen 
wij u naar de gebruiksaanwijzing van GC GRADIA.
1.  Vervaardigen van het metalen frame
 1) Het frame opwassen volgens de gebruikelijke methode.
 2) Inbedden en uitbedden volgens de gebruikelijke methode. 
 3) Pas het gietstuk op de gebruikelijke manier aan met een   
  hardstalen boor.
2.  Voorbehandelen van het metalen frame
 1) Het retentiegebied zandstralen met 50 tot 110 micron aluminium  
  oxide.
 2) Reinigen met droge, olievrije lucht.
3.  Het aanbrengen van GC METALPRIMER II
 Breng één of twee dunne laagjes GC METALPRIMER II aan op
 het retentiegebied.
 Opmerking : 
 Na het aanbrengen van GC METALPRIMER II, onmiddellijk
 GC GRADIA OPAQUE aanbrengen om oppervlakte contaminatie  
 te voorkomen.
4. Het aanbrengen en lichtuitharden van GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Breng GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE op het retentiegebied
 aan om de metaalkleur te maskeren. Belicht gedurende 1 minuut in
 de GC LABOLIGHT LV-III.
 Opmerking :
 De GC STEPLIGHT SL-I mag niet worden gebruikt voor het   
 uitharden van GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5.  Het opbouwen van een veneer-kroon
 Breng GC GRADIA composiet aan en belicht volgens de 
 GC GRADIA gebruiksaanwijzing.
6.  Het aanbrengen en pre-polymeriseren van Gum Opaque (GO)
 Breng twee dunne lagen Gum Opaque (GO) aan op het te vormen
 tandvleesdeel van het metalen frame. Belicht iedere laag gedurende 
 1 minuut in de GC LABOLIGHT LV-III.
 Opmerkingen : 
 1) Voor het belichten van Gum (tandvlees) materialen, verwijzen wij
  u naar de hiernavolgende tabellen betreffende belichtingstijden
  en diepten van uitharding.
 2) Voor kleuraanpassingen brengt u Gum Opaque Modifier
  (GOM51) aan op de uitgeharde Gum Opaque. Belicht
  gedurende1 minuut  in de GC LABOLIGHT LV-III.
 3) De GC STEPLIGHT SL-I mag niet worden gebruikt voor het   
  uitharden van Gum Opaque en Gum Opaque Modifier.  
7.  Applicatie, pre-polymerisatie en definitieve polymerisatie van het
 Gum (tandvlees) materiaal (G)
 Breng Gum materiaal aan (G). Belicht gedurende 30 seconden in  
 de GC LABOLIGHT LV-III of gedurende 10 seconden onder de
 GC STEPLIGHT SL-I. Ten slotte gedurende drie minuten definitief  
 belichten in de GC LABOLIGHT LV-III.
 Opmerking :
 1) Wanneer de gum applicatie de diepte van uitharding, genoemd in
  de tabel, overschrijdt, breng dan in lagen aan en hard iedere laag
  apart uit. (in de GC LABOLIGHT LV-III).
 2) In het geval van grote overspanningen, in delen aanbrengen aan
  iedere kant van een element en hard ieder deel apart en definitief
  uit; dit om de uithardingkrimp te minimaliseren.
 3) Breng, zo nodig, Gum Modifier (GM) of Gum Translucent (GT)
  aan. Lichtuitharden en polijsten.
 4) Wanneer het wenselijk is om de bloedadertjes in het tandvlees  
  te reproduceren, voeg dan Gum Fiber (GF71) of materiaal van
  een andere kleur toe aan de transparante Gum Modifier   
  (GM30). Mengen, aanbrengen en uitharden.
 5) Wanneer u gebruik maakt van Gum Fiber, bedek het dan met
  Gum Translucent. Licht uitharden en polijsten.
8.  Verwijdering van de zuurstof inhibitielaag en vormaanpassing 
 Verwijder de zuurstof inhibitielaag en pas de contour aan met een  
 hardstalen boor, diamant of carborundum steen.
9.  Afwerken
 Laat de rand dikker dan gewenst en werk progressief af met een
 rubber of een siliconen punt. 
10. Polijsten en politoeren
 Polijst en politoer op de gebruikelijke manier om de tandvlees
 restauratie te vervolmaken.

 

OPSLAG
Bewaar op een koele plaats buiten bereik van zonlicht.
(Houdbaarheid : 2 jaar vanaf de productiedatum)

KLEUREN & VERPAKKINGEN (GRADIA gum shades)
1.  Starter verpakking
 Spuitje met 2,4mL oplossing - Gum Opaque (GO11)   1
 Spuitje met 2,4mL oplossing - Gum Opaque (GO13 )  1
 Spuitje met 2,9mL pasta      - Gum (G21)  1
 Spuitje met 2,9mL pasta      - Gum (G22)  1
 Spuitje met 2,9mL pasta       - Gum (G23)  1
 Spuitje met 2,9mL pasta       - Gum (G24)  1
 Spuitje met 2,4mL gel           - Gum Translucent (GT41)   1
 Wegwerp palet    5
 Licht afscherm kap   1
 Mengblok No, 22   1
 Penseeltje No, 7   1
 Individuele kleurensleutel   1
 Kleurenkaart   1
2.  Navul verpakkingen
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 of GO13)
         Spuitje met 2,4mL oplossing 
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Spuitje met 2,4mL oplossing
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 of G24)
       Spuitje met 2,9mL pasta
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 of
  GM36)
       Spuitje met 2,4mL gel
 e. Gum Translucent (GT41)
        Spuitje met 2,4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Flesje met 0,4g vezels

WAARSCHUWINGEN
1.  Bij aanraking met het tandvlees of de huid, onmiddellijk
 verwijderen met een wattenrol of katoenen doekje gedrenkt in
 alcohol. Spoel na met water.
2.  Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk spoelen met water en
 medisch advies inwinnen.
3.  Zorg ervoor dat het materiaal niet wordt ingeslikt.
4.  Wanneer het materiaal in een koelkast wordt bewaard, haal het dan
 minstens 30 minuten voor gebruik uit de koelkast om het materiaal
 op kamertemperatuur te laten komen. 
5.  Na het extruderen alle restmateriaal van de tip verwijderen en de
 dop herplaatsen. Het ge-extrudeerde materiaal direct verwerken.
6.  Niet mengen met andere materialen.
7.  Wanneer het materiaal wordt belicht zorg er dan voor dat u zich
 houdt aan de belichtingstijden zoals aangegeven in bovenstaande
 tabel. Gebruik geen ultraviolet licht of zichtbaar licht polymerisatie
 apparaten welke ultra violet licht kunnen uitstralen.
8.  Tijdens het belichten, niet direct in het licht kijken.
9.  Gebruik tijdens het afwerken en polijsten van composiet een
 afzuiger en draag een stofmasker, dit om inhalatie van stof te 
 voorkomen.  
10. Het penseeltje kan na gebruik worden gereinigd met alcohol.

Laatste herziening: 09/2012

®

Lichtpolymerisatie apparaten  Pre-polymerisatie     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogen / G-Light  20 sec.    

Belichtingstijden voor Gum Opaque en Gum Opaque Modifier

Belysningstid ved Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

 GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    
Halogen / G-Light    20 sec.          1 min. 

Diepten van uitharding (gebruik makende van de GC LABOLIGHT LV-III)

Belichtingstijd

 0.2 mm 

Kleuren

Pre-polymeri
satie
(30 sec.)

Pre-polymeri
satie
 (1 min.)

Definitieve
polymerisatie
(3 min.)

Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Opmerkingen : 
1) De GC STEPLIGHT SL-I mag niet worden gebruikt voor polymerisatie van
 bovengenoemde materialen.
2) Wanneer u een hand belichtingslamp* gebruikt, belicht dan alle vlakken om
 volledige polymerisatie te verkrijgen. 

Opmerkingen :
1) De GC STEPLIGHT SL-I kan niet voor definitieve polymerisatie worden
 gebruikt.
2) Wanneer u een hand belichtingslamp* gebruikt, belicht dan alle vlakken om
 volledige polymerisatie te verkrijgen.

Opmerkingen :
De diepten van uitharding voor de transparante Gum (G20) en de Gum Modifier 
(GM30) zijn gelijk aan die van de Gum Translucent.

TANDKØDSFARVET LYSPOLYMERISERENDE 
KOMPOSITSYSTEM

Kun til brug af tandplejepersonale ved anbefalede indikationer.

REKOMMENDEREDE INDIKATIONER
Til reproduktion af tandkødsvæv ved implantatrestaureringer, og 
aftagelige metalkonstruktioner.

KONTRAINDIKATIONER
I særtilfælde kan produktet fremkalde overfølsomhed hos visse 
personer. Skulle en sådan reaktion fremkomme skal anvendelsen af 
produktet ophøre og patienten bør kontakte en læge.

BRUGSANVISNING
Ved følgende trin (Nr,1-5) af behandlingen, henviser vi til 
GC GRADIA´s brugsanvisning.
1.  Fremstilling af metal konstruktionen
 1) Metal konstruktionen vokses op på konventionel måde.
 2) Støb på sædvanlig måde.
 3) Anvend et hårdmetalbor, juster den støbte konstruktion som   
 sædvanligt.
2.  Behandling af metal konstruktionen
 1) Sandblæs retentionsoverfladen med 50 til 110 mikron   
  aluminium oxid.
 2) Blæs rent med tør, oliefri luft.
3.  Applicering af GC METALPRIMER II
   Applicer et eller to tynde lag GC METALPRIMER II på
 retentionsoverfladen.
   Bemærk : 
 Efter applicering af GC METALPRIMER II, applicer umiddelbart  
 GC GRADIA for at undgå kontaminering af den ætsede   
 overflade.
4.  Applicering og lyspolymerisering af GC GRADIA
 FOUNDATION OPAQUE
   Applicer et lag GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE på   
 retentionsoverfladen for at dække metallet. Lyspolymeriser i 1
 minut med GC LABOLIGHT LV-III.
 Bemærk :
 GC STEPLIGHT SL-I kan ikke anvendes til lyspolymerisering af  
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5.  Opbygning af facadekrone
 Applicer GC GRADIA komposit og lyspolymeriser ifølge 
 GC GRADIA´s brugsanvisning.
6.  Applicering og lyspolymerisering af Gum Opaque (GO)
    Applicer to tynde lag Gum Opaque (GO) på tandkødsdelen af
 metalkonstruktionen. Lyshærd temporært hvert lag i 1 minut med
 GC LABOLIGHT LV-III.
 Bemærk : 
 1) Ved lyspolymerisering af Gum materiale, jvf. tabel over   
  belysningstid og polymeriseringsdybde.
 2) Til farve korrigering, applicer Gum Opaque Modifier    
  (GOM51) på det lyspolymeriserede Gum Opaque materiale.   
  Lyspolymeriser i 1 minut med GC LABOLIGHT LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I kan ikke anvendes til lyspolymerisering  
  af Gum Opaque og Gum Opaque Modifier.  
7.  Applicering, forpolymerisering og slutpolymerisering af   
 Gum Materiale (G)
 Applicer Gum materiale (G). Lyspolymeriser temporært i 30   
 sek. med GC LABOLIGHT LV-III eller i 10 sek. med 
 GC STEPLIGHT SL-I. Færdig lyspolymerisation sker i 3 min.
 med GC LABOLIGHT LV-III.
 Bemærk :
 1) Hvis appliceringen af Gum materiale er dybere end den i   
  tabellen angivne max. dybde skal materialet appliceres i lag   
  og lyspolymeriseres efter respektive lag (i GC LABOLIGHT 
  LV-III).
 2) Ved restaurationer med lange span, så appliceres materialet i  
  sektioner på hver sin side af tanden med lyspolymerisering   
  for respektive sektion for at minimere de negativ effekter af   
  polymeriseringskrympningen.
 3) Applicer Gum Modifier (GM) eller Gum Translucent (GT) efter
  behov. 
 4) Er der behov for at simulere blodkar i tandkødsområdet, så   
  appliceres Gum Fiber (GF71) i translucent Gum Modifier   
  (GM30) eller et materiale af en anden farve, bland, applicer   
  og lyspolymeriser.
 5) Ved anvendelse af Gum Fiber, så bør den dækkes med Gum   
  Translucent. Lyspolymeriser og poler.
8.  Fjernelse af syreinhiberet lag og konturering 
    Fjern det syreinhiberede lag og konturer med et hårdmetalbor,
 diamant eller karborundum spids.
9.  Finishering
 Lad kanttilslutningen være tykkere end ønsket ved det færdige
 resultat. Finisher successivt med en gummi- eller silikonespids.
10. Polering og højglanspolering
 Poler og højglans poler på traditionel vis for at færdiggøre   
 tandkødsrestaurationen.

 

OPBEVARING
Opbevares køligt og beskyttet imod direkte sollys.
(Holdbarhed : 2 år fra produktionsdato)

FARVER OG PAKNINGER (GRADIA gum shades)
1.  Start pakning
 Sprøjte á 2,4mL væske  - Gum Opaque (GO11)   1
 Sprøjte á 2,4mL væske- Gum Opaque (GO13 )   1
 Sprøjte á 2,9mL materiale - Gum (G21)   1
 Sprøjte á 2,9mL materiale- Gum (G22)   1
 Sprøjte á 2,9mL materiale - Gum (G23)   1
 Sprøjte á 2,9mL materiale  - Gum (G24)   1
 Sprøjte á 2,4mL gel          - Gum Translucent (GT41)   1
 Engangs palet   5
 Lysbeskyttende låg  1
 Blandingsblok Nr, 22  1
 Pensel Nr, 7  1
 Farveskala  1
 Farvekombinationstabel  1
2.  Refill pakninger
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 eller GO13)
         Sprøjte á 2,4mL væske 
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Sprøjte á 2,4mL væske
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
       Sprøjte á 2,9mL materiale
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or   
  GM36)
       Sprøjte á 2,4mL gel
 e. Gum Translucent (GT41)
        Sprøjte á 2,4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Flaske á 0,4g fiber

BEMÆRK
1. Ved kontakt med hud eller oral væv, fjernes materialet
 umiddelbart med gage eller lignende vædet med alkohol. Skyl med
 vand.
2.  Ved øjenkontakt, skyl umiddelbart med vand og opsøg derefter en
 læge.
3.  Undgå at synke materialet.
4.  Hvis materialet opbevares i køleskab, tages det frem 30   
 minutter før brug for at det kan temperere i rumtemperatur.
5.  Materialet bør anvendes så hurtigt som muligt efter dosering. 
 Vær omhyggelig med af fjerne alle rester fra sprøjtespidsen og
 at sætte beskyttelshætten på efter brug.
6.  Materialet må ikke blandes med andre materialer.
7.  Ved lyspolymeriserende materiale skal belysningstiderne i   
 ovenfor tabeller følges. Anvend ikke UV-lys eller lamper med s.k.
 synligt lys som kan indeholde UV-lys.
8.  Undgå at se ind i lyset under selve lyspolymeriseringen.
9. Ved justering eller polering af kompositmateriale skal udsug og
 ansigtsmaske anvendes for at undgå indånding af
 kompositstøv/partikler.
10. Penslen rengøres med alkohol efter brug.

Sidst revideret : 09/2012
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LJUSHÄRDANDE KOMPOSITBASERAT MJUKVÄVNADSSYSTEM

Enbart för bruk av tandvårdspersonal vid rekommenderade 
indikationer.

REKOMMENDERADE INDIKATIONER
För reproducering av tandköttsvävnad vid implantatrestaurationer, och 
avtagbara metallkonstruktioner.

KONTRAINDIKATIONER
Vid sällsynta fall kan produkten orsaka överkänslighet hos vissa 
personer. Skulle sådan reaktion uppstå, avbryt omedelbart 
användningen av produkten och kontakta läkare.

BRUKSANVISNING
För följande steg (Nr.1-5) av behandlingen, ber vi att få referera till GC 
GRADIA´s bruksanvisning.
1.  Framställning av metall konstruktionen
 1) Vaxa up metall konstruktionen på konventionellt manér.
 2) Gjut på vanligt sätt.
 3) Använd ett hårdmetallborr, justera den gjutna konstruktionen   
  som vanligt.
2. Behandling av metall konstruktionen
 1) Sandblästra retentionsytan med 50 till 110 mikron aluminium
  oxid.
 2) Blås rent med torr, oljefri luft.
3. Applicering av GC METALPRIMER II
 Applicera ett eller två tunna skikt GC METALPRIMER II på
 retensionsytan.
 Observera : 
 Efter applicering av GC METALPRIMER II, applicera omedelbart
 GC GRADIA för att undvika kontaminering av den etsade ytan.
4. Applicering och ljuspolymerisering av GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Applicera ett lager GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE på
 retentionsytan för att maska ut metallfärgen. Ljuspolymerisera
 under 1 minut med GC LABOLIGHT LV-III.
 Observera :
 GC STEPLIGHT SL-I kan inte användas för ljuspolymerisering
 av GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Uppbyggnad av fasadkrona
 Applicera GC GRADIA komposit och ljuspolymerisera enligt 
 GC GRADIA´s bruksanvisning.
6. Applicering och ljuspolymerisering av Gum Opaque (GO)
 Applicera två tunna lager Gum Opaque (GO) på tandköttsdelen av
 metallkonstruktionen. Ljushärda temporärt varje lager i 1 minut med
 GC LABOLIGHT LV-III.
 Observera : 
 1) För ljuspolymerisering av Gum material, se bif. tabell över
  belysningstid och polymeriseringsdjup.
 2) För färgkorrigering, applicera Gum Opaque Modifier (GOM51) på
  det ljuspolymeriserade Gum Opaque materialet.    
  Ljuspolymerisera under 1 minut med GC LABOLIGHT LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I  kan inte användas för    
  ljuspolymerisering av Gum Opaque och Gum Opaque Modifier.  
7.  Applicering, förpolymerisering och slutlig polymerisering av Gum
 Material (G)
 Applicera Gum material (G). Ljuspolymerisera temporärt i 30 sek.
 med GC LABOLIGHT LV-III eller i 10 sek. med GC STEPLIGHT
 SL-I. Slutlig ljuspolymerisation sker under 3 min. med GC
 LABOLIGHT LV-III.
   Observera :
 1) Om appliceringen av Gum materialet är djupare än det i    
  tabellen angivna max. djupet skall materialet appliceras i skikt  
  och ljuspolymeriseras efter resp. skikt (i GC LABOLIGHT LV-III).
 2) Vid restaurationer med långa spann, appliceras materialet i
  sektioner på varsin sida om en tand med ljuspolymerisering
  för resp. sektion för att minimera de negativa effekterna av
  polymeriseringskrympningen.
 3) Applicera Gum Modifier (GM) eller Gum Translucent (GT) vid   
  behov. 
 4) Vid behov av att simulera blodkärl i tandköttsområdet, appliceras
  Gum Fiber (GF71) i translucent Gum Modifier (GM30) eller ett
  material av någon annan färg, blanda, applicera och
  ljuspolymerisera.  
 5) Vid användning av Gum Fiber, bör den täckas med Gum    
  Translucent. Ljuspolymerisera och polera.
8. Avlägsnande av syreinhiberat skikt och konturering 
    Avlägsna det syreinhiberade skiktet och konturera med ett
 hårdmetallborr, diamant eller karborundum spets.
9. Finishering
   Lämna kantanslutningen tjockare än vad som önskas vid det
 slutliga resultatet. Finishera successivt med en gummi-eller
 silikonspets.
10. Polering och höglanspolering 
 Polera och högglanspolera på traditionellt vis för att färdigställa
 tandköttsrestaurationen.

 

FÖRVARING
Förvaras svalt, skyddat ifrån solljus.
(Lagringstid : 2 år ifrån tillverkningsdatum)

FÄRGER OCH FÖRPACKNINGAR (GRADIA gum shades)
1.  Start förpackning
 Spruta á 2,4mL vätska    - Gum Opaque (GO11)   1
 Spruta á 2,4mL vätska    - Gum Opaque (GO13 )  1
 Spruta á 2,9mL material  - Gum (G21)  1
 Spruta á 2,9mL material  - Gum (G22)  1
 Spruta á 2,9mL material  - Gum (G23)  1
 Spruta á 2,9mL material - Gum (G24)  1
 Spruta á 2,4mL gel  - Gum Translucent (GT41)   1
 Engångspalett 5
 Ljusskyddande lock 1
 Blandningsblock Nr, 22 1
 Pensel Nr, 7 1
 Färgskala 1
 Färgkombinationstabell 1
2. Refill förpackningar
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 eller GO13)
        Spruta á 2,4mL vätska 
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
        Spruta á 2,4mL vätska
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
  Spruta á 2,9mL material
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or   
  GM36)
  Spruta á 2,4mL gel
 e. Gum Translucent (GT41)
  Spruta á 2,4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
  Flaska á 0,4g fiber

ATT OBSERVERA
1. Vid kontakt med oral vävnad eller hud, avlägsna omedelbart med
 en svamp eller bomull dränkt i vatten. Skölj med vatten.
2. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med vatten och  uppsök
 läkare.
3. Undvik att svälja material.
4. Om materialet är kylskåpsförvarat skall det tas fram för temperering
 i rumstemperatur minst 30 min. före det att det skall användas. 
5. Använd materialet så snabbt som möjligt efter dosering. Var noga
 med att avlägsna alla eventuella rester av material från
 sprutspetsen och sätt på skyddshättan omedelbart efter
 användning. 
6. Skall ej blandas med andra material.
7.  Vid ljuspolymerisering av materialet, använd inte någon ljuskälla
 som kan producera UV - ljus, eller polymerisationslampor som kan
 ha visst mått av UV - ljus.
8. Se inte in i ljuset vid ljuspolymeriseringen.
9. Vid konturering och polering av kompositmaterial, använd ett utsug
 och använd munskydd för att undvika inandning av damm.  
10. Penseln kan rengöras med alkohol efter användning.

Reviderad senast : 09/2012
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Ljuspolymeriseringsenhet  För-polymerisering     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogen / G-Light  20 sek.    

Belysningstid för Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Belysningstid för Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

 GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sek.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sek.    
Halogen / G-Light    20 sek.          1 min. 

Polymeriseringsdjup (vid användning av GC LABOLIGHT LV-III)

Belysningstid

 0.2 mm 

Färger
Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Observera : 
1) GC STEPLIGHT SL- I kan inte användas för ljuspolymerisering av ovan
 material.
2) Vid användning av handhållen typ av ljuspolymeriseringslampa*, applicera
 ljus i alla riktningar för komplett polymerisering.

Observera :
1) GC STEPLIGHT SL-I kan inte användas för slutlig polymerisering.
2) Vid användning av handhållen typ av ljuspolymeriseringslampa*, applicera
 ljus i alla riktningar för komplett polymerisering. 

Observera :
Polymeriseringsdjupet för translucent Gum (G20) och Gum Modifier (GM30) är 
detsamma som för Gum Translucent.

SISTEMA DE COMPÓSITO FOTOPOLIMERIZÁVEL COR GENGIVAL

Para utilização exclusiva por um profissional segundo as indicações 
recomendadas.

INDICAÇÕES
Reprodução de tecido gengival para restaurações de coroa, tais como 
supraestruturas de implante e estruturas metálicas fixas.

CONTRA-INDICAÇÕES
Em casos raros, o produto pode provocar reações de sensibilidade 
nalgumas pessoas. Caso se observem reações desse género, 
interrompa o uso do produto e consulte um médico.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Para os passos seguintes (n.º 1-5) do procedimento, consulte as 
instruções de utilização de GC GRADIA.
1. Produção da Estrutura Metálica
 1) Proceda ao enceramento da estrutura da maneira habitual.
 2) Proceda à fundição da maneira habitual.
 3) Com uma broca de tungsténio, ajuste o modelo da maneira
  habitual.
2. Tratamento da estrutura metálica
 1) Trate a área de retenção com jato de óxido de alumínio de 50 a
  110 mícron.
 2) Limpe com ar seco, isento de óleo.
3. Aplicação de GC METALPRIMER II
 Aplique uma ou duas camadas finas de GC METALPRIMER II na
 área de retenção.
   Nota: 
 Depois de aplicar GC METALPRIMER II, comece imediatamente a
 aplicar GC GRADIA OPAQUE para evitar a contaminação da área
 de retenção.
4. Aplicação e fotopolimerização de GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Aplique uma camada de GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE à
 área de retenção para mascarar a cor do metal. Fotopolimerize
 durante 1 minuto com o dispositivo GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota:
 O dispositivo GC STEPLIGHT SL-I não pode ser usado para
 fotopolimerizar GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Construção da coroa faceta
 Aplique compósito GC GRADIA e fotopolimerize de acordo com as
 instruções de utilização de GC GRADIA.
6. Aplicação e pré-fotopolimerização de Gum Opaque (GO)
 Aplique duas camadas finas de Gum Opaque (GO) à parte da
 gengiva da estrutura metálica. Proceda à fotopolimerização
 temporária de cada camada durante 1 minuto com o dispositivo
 GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota: 
 1) Para a fotopolimerização, consulte o gráfico seguinte do Tempo
  de irradiação e Profundidade de polimerização.
 2) Para ajustes de cor, aplique Gum Opaque Modifier (GOM51) ao
  Gum Opaque fotopolimerizado. Fotopolimerize durante 1 minuto
  com o dispositivo GC LABOLIGHT LV-III.
 3) O dispositivo GC STEPLIGHT SL-I não pode ser usado para
  fotopolimerizar Gum Opaque e Gum Opaque Modifier.  
7. Aplicação, pré-fotopolimerização e polimerização final de Gum (G) 
 Aplique Gum (G). Proceda à fotopolimerização provisória durante
 30 segundos com o dispositivo GC LABOLIGHT LV-III ou durante
 10 segundos com o GC STEPLIGHT SL-I. Proceda à
 fotopolimerização final durante 3 minutos com o GC LABOLIGHT
 LV-III.
 Nota:
 1) Se a aplicação de Gum exceder a profundidade de polimerização
  mencionada no gráfico, proceda à aplicação por camadas e
  fotopolimerize-as uma a uma (com o GC LABOLIGHT LV-III).
 2) No caso de restaurações com comprimentos grandes, aplique
  por secções de cada lado de um dente e proceda à
  polimerização final de cada secção a fim de minimizar a
  contração durante a polimerização.
 3) Aplique Gum Modifier (GM) ou Gum Translucent (GT) conforme
  necessário.
 4) Se for desejável reproduzir vasos sanguíneos na área gengival,
  incorpore Gum Fiber (GF71) no Gum Modifier (GM30) translúcido
  ou material de outra cor, misture, aplique e fotopolimerize. 
 5) Quando usar Gum Fiber, cubra com Gum Translucent. Proceda à
  fotopolimerização e ao polimento.
8. Remoção da camada inibida pelo ar e Ajuste da forma
 Remova a camada inibida pelo ar e esculpa o contorno com uma
 broca de tungsténio, ponta de diamante ou ponta de carborundum.
9. Acabamento
 Deixe a margem mais grossa que o desejado e proceda ao
 acabamento progressivamente com uma ponta de borracha ou de
 silicone.
10.Polimento e Brilho
   Proceda ao polimento e brilho da maneira habitual, para completar
 a restauração gengival.

      

ARMAZENAMENTO
Conservar em local fresco, protegido da luz direta do sol.
(Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabrico)

CORES & EMBALAGENS (tonalidades gengivais GRADIA)
1. Embalagem Inicial
 Seringa com 2,4 ml de solução - Gum Opaque (GO11) 1
 Seringa com 2,4 ml de solução - Gum Opaque (GO13) 1
 Seringa com 2,9 ml de pasta- Gum (G21) 1
 Seringa com 2,9 ml de pasta- Gum (G22) 1
 Seringa com 2,9 ml de pasta- Gum (G23) 1
 Seringa com 2,9 ml de pasta- Gum (G24) 1
 Seringa com 2,4 ml de gel- Gum Translucent (GT41) 1
 Paleta descartável 5
 Tampa de proteção contra a luz 1
 Placa de mistura n.º 22 1
 Pincel n.º 7 1
 Kit de guia de tonalidades 1
 Quadro de cores 1
2. Embalagens de Reposição
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 ou GO13)
   Seringa com 2,4 mL de solução 
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
   Seringa com 2,4 mL de solução
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 ou G24)
  Seringa com 2,9 mL de pasta
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 ou
  GM36)
  Seringa com 2,4 mL de gel
 e. Gum Translucent (GT41)
   Seringa com 2,4 mL de gel
 f.  Fibras (GF71)
  Frasco com 0,4g de fibras

CUIDADO
1. Em caso de contacto com a mucosa oral ou pele, retire
 imediatamente com uma esponja ou algodão embebido em álcool.
 Lave com água.
2. Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com água
 e consulte o médico.
3.  Tome precauções para evitar a ingestão do material.
4.  Se o material for guardado num frigorífico, retire-o do frigorífico e
 deixe-o aclimatar à temperatura ambiente durante pelo menos 30
 minutos antes de usar. 
5.  Depois de dispensar, utilize o mais rapidamente possível.
 Assegure-se de que removeu todos os resíduos de material da
 ponta da seringa e reponha a tampa imediatamente depois de usar. 
6.  Não misturar com outros materiais.
7.  Quando fotopolimerizar o material, certifique-se de que respeita o
 tempo de irradiação descrito no gráfico acima mencionado. Não
 use dispositivos de fotopolimerização de luz ultravioleta ou de luz
 visível que possam emitir luz ultravioleta.
8. Ao fotopolimerizar o material, não olhe diretamente para a luz.
9. Durante o procedimento complexo de polimento e ajuste da resina
 composta, use um aspirador e uma máscara de proteção para
 evitar a inalação do pó. 
10. O pincel pode ser limpo com álcool depois de usar.

Última revisão: 09/2012
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Definitieve 
polymerisatie

Lichtpolymerisatie 
apparaten

Pre-poly 
merisatie

       
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 

 / G-Light  20 sec.    

 GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    

 / G-Light    20 sec.          1 min. 

III)

 0.2 mm 

(30 sec.) (1 min.) (3 min.)
Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

I

I

Aparelho de fotopolimerização  Pré-polimerização     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogéneo / G-Light  20 sec.    

Tempo de irradiação para Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Tempo de irradiação para Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

 GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    
Halogéneo / G-Light    20 sec.          1 min. 

Profundidade de polimerização (com GC Labolight LV-III)

Tempo de irradiação

 0.2 mm 

Tonalidades

Pré-polimer
ização
(30 seg.)

Pré-polimer
ização
(1 min.) 

Polimerização 
final
(3 min.)

Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Nota: 
1)  O dispositivo GC STEPLIGHT SL-I não pode ser utilizado para
 fotopolimerizar os materiais acima.
2)  Se utilizar um aparelho de fotopolimerização do tipo manual*, aplique a luz
 em todas as direções para uma polimerização completa.

Nota:
1) O GC STEPLIGHT SL-I não pode ser utilizado para a polimerização final.
2) Se utilizar um aparelho de fotopolimerização do tipo manual*, aplique a luz
 em todas as direções para uma polimerização completa.

Nota:
As profundidades de polimerização de Gum (G20) translúcido e Gum Modifier 
(GM30) são equivalentes à de Gum Translucent.

Aparelho de 
fotopolimerização

Pré-polimer
ização

Polimeri
zação final

Förpolymeri- 
sering

(30 sek.)

Förpolymeri-
sering

(1 min.)

Slutlig 
polymerisering

(3 min.)

Ljuspolymeriseringsenhet För
polymerisera

Slutlig polymeri-  
sering

GC LABOLIGHT LV-III, II 30 sek.                    3 min. 
GC STEPLIGHT SL-I 10 sek.   
Halogen / G-Light 20 sek.                    1 min. 

Lyspolymerisering
senhed Forpoly-meriser Slut- polymeri-

sering

Bemærk :
1) GC STEPLIGHT SL-I kan ikke anvendes til slutpolymerisering .
2) Ved anvendelse af håndholdt type af lyspolymeriseringslampe*,
 applicer lys i alle retninger for at opnå en komplet polymerisering.

Belysningstid ved Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

0,2 mm 
0,2 mm 

5,0 mm 
1,5 mm 
2,5 mm 

3,0 mm 
0,8 mm 
1,1 mm 

Belysningstid

Farver

Forpolymeri- 
sering
(30 sek.)

Forpolymeri-
sering
(1 min.)

Slut 
polymerisering
(3 min.)

Gum Opaque
Gum Opaque Modifier

Gum Modifier 
Gum

Gum Translucent

Bemærk :
Polymeriseringsdybden ved translucent Gum (G20) og Gum Modifier 
(GM30) er den samme som ved Gum Translucent.

Polymeriseringsdybde (ved anvendelse af GC LABOLIGHT LV-III)

Bemærk : 
1) GC STEPLIGHT SL-I kan ikke anvendes til lyspolymerisering af
 ovenfor nævnte materialer.
2) Ved anvendelse af håndholdt type af lyspolymeriseringslampe*, applicer
 lys i alle retninger for at opnå en komplet polymerisering.

Lyspolymeriseringsenhed 

GC LABOLIGHT LV-III, II  1 min. 
Halogen / G-Light 20 sek.

Forpolymerisering

Belysningstid ved Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

GC GRADIA  gum shades GC GRADIA  gum shades GC GRADIA  gum shades GC GRADIA  gum shades GC GRADIA  gum shades
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LICHTUITHARDEND TANDVLEESKLEURIG 
COMPOSIETSYSTEEM

Alleen te gebruiken in de vermelde toepassingen door tandheelkundig 
gekwalificeerden.

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN
Reproductie van het tandvlees voor kroon restauraties, zoals 
implantaat gedragen suprastructuren en verwijderbare skelet 
prothesen (frames).

CONTRA INDICATIES
Bij sommige personen kan een overgevoeligheid voor het materiaal 
niet worden uitgesloten. Mochten zich allergische reacties voordoen, 
dan moet de toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts 
worden geraadpleegd. 

GEBRUIKSAANWIJZING
Voor de hiernavolgende stappen (No,1-5) van de procedure, verwijzen 
wij u naar de gebruiksaanwijzing van GC GRADIA.
1.  Vervaardigen van het metalen frame
 1) Het frame opwassen volgens de gebruikelijke methode.
 2) Inbedden en uitbedden volgens de gebruikelijke methode. 
 3) Pas het gietstuk op de gebruikelijke manier aan met een   
  hardstalen boor.
2.  Voorbehandelen van het metalen frame
 1) Het retentiegebied zandstralen met 50 tot 110 micron aluminium  
  oxide.
 2) Reinigen met droge, olievrije lucht.
3.  Het aanbrengen van GC METALPRIMER II
 Breng één of twee dunne laagjes GC METALPRIMER II aan op
 het retentiegebied.
 Opmerking : 
 Na het aanbrengen van GC METALPRIMER II, onmiddellijk
 GC GRADIA OPAQUE aanbrengen om oppervlakte contaminatie  
 te voorkomen.
4. Het aanbrengen en lichtuitharden van GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Breng GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE op het retentiegebied
 aan om de metaalkleur te maskeren. Belicht gedurende 1 minuut in
 de GC LABOLIGHT LV-III.
 Opmerking :
 De GC STEPLIGHT SL-I mag niet worden gebruikt voor het   
 uitharden van GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5.  Het opbouwen van een veneer-kroon
 Breng GC GRADIA composiet aan en belicht volgens de 
 GC GRADIA gebruiksaanwijzing.
6.  Het aanbrengen en pre-polymeriseren van Gum Opaque (GO)
 Breng twee dunne lagen Gum Opaque (GO) aan op het te vormen
 tandvleesdeel van het metalen frame. Belicht iedere laag gedurende 
 1 minuut in de GC LABOLIGHT LV-III.
 Opmerkingen : 
 1) Voor het belichten van Gum (tandvlees) materialen, verwijzen wij
  u naar de hiernavolgende tabellen betreffende belichtingstijden
  en diepten van uitharding.
 2) Voor kleuraanpassingen brengt u Gum Opaque Modifier
  (GOM51) aan op de uitgeharde Gum Opaque. Belicht
  gedurende1 minuut  in de GC LABOLIGHT LV-III.
 3) De GC STEPLIGHT SL-I mag niet worden gebruikt voor het   
  uitharden van Gum Opaque en Gum Opaque Modifier.  
7.  Applicatie, pre-polymerisatie en definitieve polymerisatie van het
 Gum (tandvlees) materiaal (G)
 Breng Gum materiaal aan (G). Belicht gedurende 30 seconden in  
 de GC LABOLIGHT LV-III of gedurende 10 seconden onder de
 GC STEPLIGHT SL-I. Ten slotte gedurende drie minuten definitief  
 belichten in de GC LABOLIGHT LV-III.
 Opmerking :
 1) Wanneer de gum applicatie de diepte van uitharding, genoemd in
  de tabel, overschrijdt, breng dan in lagen aan en hard iedere laag
  apart uit. (in de GC LABOLIGHT LV-III).
 2) In het geval van grote overspanningen, in delen aanbrengen aan
  iedere kant van een element en hard ieder deel apart en definitief
  uit; dit om de uithardingkrimp te minimaliseren.
 3) Breng, zo nodig, Gum Modifier (GM) of Gum Translucent (GT)
  aan. Lichtuitharden en polijsten.
 4) Wanneer het wenselijk is om de bloedadertjes in het tandvlees  
  te reproduceren, voeg dan Gum Fiber (GF71) of materiaal van
  een andere kleur toe aan de transparante Gum Modifier   
  (GM30). Mengen, aanbrengen en uitharden.
 5) Wanneer u gebruik maakt van Gum Fiber, bedek het dan met
  Gum Translucent. Licht uitharden en polijsten.
8.  Verwijdering van de zuurstof inhibitielaag en vormaanpassing 
 Verwijder de zuurstof inhibitielaag en pas de contour aan met een  
 hardstalen boor, diamant of carborundum steen.
9.  Afwerken
 Laat de rand dikker dan gewenst en werk progressief af met een
 rubber of een siliconen punt. 
10. Polijsten en politoeren
 Polijst en politoer op de gebruikelijke manier om de tandvlees
 restauratie te vervolmaken.

 

OPSLAG
Bewaar op een koele plaats buiten bereik van zonlicht.
(Houdbaarheid : 2 jaar vanaf de productiedatum)

KLEUREN & VERPAKKINGEN (GRADIA gum shades)
1.  Starter verpakking
 Spuitje met 2,4mL oplossing - Gum Opaque (GO11)   1
 Spuitje met 2,4mL oplossing - Gum Opaque (GO13 )  1
 Spuitje met 2,9mL pasta      - Gum (G21)  1
 Spuitje met 2,9mL pasta      - Gum (G22)  1
 Spuitje met 2,9mL pasta       - Gum (G23)  1
 Spuitje met 2,9mL pasta       - Gum (G24)  1
 Spuitje met 2,4mL gel           - Gum Translucent (GT41)   1
 Wegwerp palet    5
 Licht afscherm kap   1
 Mengblok No, 22   1
 Penseeltje No, 7   1
 Individuele kleurensleutel   1
 Kleurenkaart   1
2.  Navul verpakkingen
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 of GO13)
         Spuitje met 2,4mL oplossing 
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Spuitje met 2,4mL oplossing
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 of G24)
       Spuitje met 2,9mL pasta
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 of
  GM36)
       Spuitje met 2,4mL gel
 e. Gum Translucent (GT41)
        Spuitje met 2,4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Flesje met 0,4g vezels

WAARSCHUWINGEN
1.  Bij aanraking met het tandvlees of de huid, onmiddellijk
 verwijderen met een wattenrol of katoenen doekje gedrenkt in
 alcohol. Spoel na met water.
2.  Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk spoelen met water en
 medisch advies inwinnen.
3.  Zorg ervoor dat het materiaal niet wordt ingeslikt.
4.  Wanneer het materiaal in een koelkast wordt bewaard, haal het dan
 minstens 30 minuten voor gebruik uit de koelkast om het materiaal
 op kamertemperatuur te laten komen. 
5.  Na het extruderen alle restmateriaal van de tip verwijderen en de
 dop herplaatsen. Het ge-extrudeerde materiaal direct verwerken.
6.  Niet mengen met andere materialen.
7.  Wanneer het materiaal wordt belicht zorg er dan voor dat u zich
 houdt aan de belichtingstijden zoals aangegeven in bovenstaande
 tabel. Gebruik geen ultraviolet licht of zichtbaar licht polymerisatie
 apparaten welke ultra violet licht kunnen uitstralen.
8.  Tijdens het belichten, niet direct in het licht kijken.
9.  Gebruik tijdens het afwerken en polijsten van composiet een
 afzuiger en draag een stofmasker, dit om inhalatie van stof te 
 voorkomen.  
10. Het penseeltje kan na gebruik worden gereinigd met alcohol.

Laatste herziening: 09/2012
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Lichtpolymerisatie apparaten  Pre-polymerisatie     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogen / G-Light  20 sec.    

Belichtingstijden voor Gum Opaque en Gum Opaque Modifier

Belysningstid ved Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

 GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    
Halogen / G-Light    20 sec.          1 min. 

Diepten van uitharding (gebruik makende van de GC LABOLIGHT LV-III)

Belichtingstijd

 0.2 mm 

Kleuren

Pre-polymeri
satie
(30 sec.)

Pre-polymeri
satie
 (1 min.)

Definitieve
polymerisatie
(3 min.)

Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Opmerkingen : 
1) De GC STEPLIGHT SL-I mag niet worden gebruikt voor polymerisatie van
 bovengenoemde materialen.
2) Wanneer u een hand belichtingslamp* gebruikt, belicht dan alle vlakken om
 volledige polymerisatie te verkrijgen. 

Opmerkingen :
1) De GC STEPLIGHT SL-I kan niet voor definitieve polymerisatie worden
 gebruikt.
2) Wanneer u een hand belichtingslamp* gebruikt, belicht dan alle vlakken om
 volledige polymerisatie te verkrijgen.

Opmerkingen :
De diepten van uitharding voor de transparante Gum (G20) en de Gum Modifier 
(GM30) zijn gelijk aan die van de Gum Translucent.

TANDKØDSFARVET LYSPOLYMERISERENDE 
KOMPOSITSYSTEM

Kun til brug af tandplejepersonale ved anbefalede indikationer.

REKOMMENDEREDE INDIKATIONER
Til reproduktion af tandkødsvæv ved implantatrestaureringer, og 
aftagelige metalkonstruktioner.

KONTRAINDIKATIONER
I særtilfælde kan produktet fremkalde overfølsomhed hos visse 
personer. Skulle en sådan reaktion fremkomme skal anvendelsen af 
produktet ophøre og patienten bør kontakte en læge.

BRUGSANVISNING
Ved følgende trin (Nr,1-5) af behandlingen, henviser vi til 
GC GRADIA´s brugsanvisning.
1.  Fremstilling af metal konstruktionen
 1) Metal konstruktionen vokses op på konventionel måde.
 2) Støb på sædvanlig måde.
 3) Anvend et hårdmetalbor, juster den støbte konstruktion som   
 sædvanligt.
2.  Behandling af metal konstruktionen
 1) Sandblæs retentionsoverfladen med 50 til 110 mikron   
  aluminium oxid.
 2) Blæs rent med tør, oliefri luft.
3.  Applicering af GC METALPRIMER II
   Applicer et eller to tynde lag GC METALPRIMER II på
 retentionsoverfladen.
   Bemærk : 
 Efter applicering af GC METALPRIMER II, applicer umiddelbart  
 GC GRADIA for at undgå kontaminering af den ætsede   
 overflade.
4.  Applicering og lyspolymerisering af GC GRADIA
 FOUNDATION OPAQUE
   Applicer et lag GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE på   
 retentionsoverfladen for at dække metallet. Lyspolymeriser i 1
 minut med GC LABOLIGHT LV-III.
 Bemærk :
 GC STEPLIGHT SL-I kan ikke anvendes til lyspolymerisering af  
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5.  Opbygning af facadekrone
 Applicer GC GRADIA komposit og lyspolymeriser ifølge 
 GC GRADIA´s brugsanvisning.
6.  Applicering og lyspolymerisering af Gum Opaque (GO)
    Applicer to tynde lag Gum Opaque (GO) på tandkødsdelen af
 metalkonstruktionen. Lyshærd temporært hvert lag i 1 minut med
 GC LABOLIGHT LV-III.
 Bemærk : 
 1) Ved lyspolymerisering af Gum materiale, jvf. tabel over   
  belysningstid og polymeriseringsdybde.
 2) Til farve korrigering, applicer Gum Opaque Modifier    
  (GOM51) på det lyspolymeriserede Gum Opaque materiale.   
  Lyspolymeriser i 1 minut med GC LABOLIGHT LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I kan ikke anvendes til lyspolymerisering  
  af Gum Opaque og Gum Opaque Modifier.  
7.  Applicering, forpolymerisering og slutpolymerisering af   
 Gum Materiale (G)
 Applicer Gum materiale (G). Lyspolymeriser temporært i 30   
 sek. med GC LABOLIGHT LV-III eller i 10 sek. med 
 GC STEPLIGHT SL-I. Færdig lyspolymerisation sker i 3 min.
 med GC LABOLIGHT LV-III.
 Bemærk :
 1) Hvis appliceringen af Gum materiale er dybere end den i   
  tabellen angivne max. dybde skal materialet appliceres i lag   
  og lyspolymeriseres efter respektive lag (i GC LABOLIGHT 
  LV-III).
 2) Ved restaurationer med lange span, så appliceres materialet i  
  sektioner på hver sin side af tanden med lyspolymerisering   
  for respektive sektion for at minimere de negativ effekter af   
  polymeriseringskrympningen.
 3) Applicer Gum Modifier (GM) eller Gum Translucent (GT) efter
  behov. 
 4) Er der behov for at simulere blodkar i tandkødsområdet, så   
  appliceres Gum Fiber (GF71) i translucent Gum Modifier   
  (GM30) eller et materiale af en anden farve, bland, applicer   
  og lyspolymeriser.
 5) Ved anvendelse af Gum Fiber, så bør den dækkes med Gum   
  Translucent. Lyspolymeriser og poler.
8.  Fjernelse af syreinhiberet lag og konturering 
    Fjern det syreinhiberede lag og konturer med et hårdmetalbor,
 diamant eller karborundum spids.
9.  Finishering
 Lad kanttilslutningen være tykkere end ønsket ved det færdige
 resultat. Finisher successivt med en gummi- eller silikonespids.
10. Polering og højglanspolering
 Poler og højglans poler på traditionel vis for at færdiggøre   
 tandkødsrestaurationen.

 

OPBEVARING
Opbevares køligt og beskyttet imod direkte sollys.
(Holdbarhed : 2 år fra produktionsdato)

FARVER OG PAKNINGER (GRADIA gum shades)
1.  Start pakning
 Sprøjte á 2,4mL væske  - Gum Opaque (GO11)   1
 Sprøjte á 2,4mL væske- Gum Opaque (GO13 )   1
 Sprøjte á 2,9mL materiale - Gum (G21)   1
 Sprøjte á 2,9mL materiale- Gum (G22)   1
 Sprøjte á 2,9mL materiale - Gum (G23)   1
 Sprøjte á 2,9mL materiale  - Gum (G24)   1
 Sprøjte á 2,4mL gel          - Gum Translucent (GT41)   1
 Engangs palet   5
 Lysbeskyttende låg  1
 Blandingsblok Nr, 22  1
 Pensel Nr, 7  1
 Farveskala  1
 Farvekombinationstabel  1
2.  Refill pakninger
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 eller GO13)
         Sprøjte á 2,4mL væske 
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Sprøjte á 2,4mL væske
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
       Sprøjte á 2,9mL materiale
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or   
  GM36)
       Sprøjte á 2,4mL gel
 e. Gum Translucent (GT41)
        Sprøjte á 2,4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Flaske á 0,4g fiber

BEMÆRK
1. Ved kontakt med hud eller oral væv, fjernes materialet
 umiddelbart med gage eller lignende vædet med alkohol. Skyl med
 vand.
2.  Ved øjenkontakt, skyl umiddelbart med vand og opsøg derefter en
 læge.
3.  Undgå at synke materialet.
4.  Hvis materialet opbevares i køleskab, tages det frem 30   
 minutter før brug for at det kan temperere i rumtemperatur.
5.  Materialet bør anvendes så hurtigt som muligt efter dosering. 
 Vær omhyggelig med af fjerne alle rester fra sprøjtespidsen og
 at sætte beskyttelshætten på efter brug.
6.  Materialet må ikke blandes med andre materialer.
7.  Ved lyspolymeriserende materiale skal belysningstiderne i   
 ovenfor tabeller følges. Anvend ikke UV-lys eller lamper med s.k.
 synligt lys som kan indeholde UV-lys.
8.  Undgå at se ind i lyset under selve lyspolymeriseringen.
9. Ved justering eller polering af kompositmateriale skal udsug og
 ansigtsmaske anvendes for at undgå indånding af
 kompositstøv/partikler.
10. Penslen rengøres med alkohol efter brug.

Sidst revideret : 09/2012
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LJUSHÄRDANDE KOMPOSITBASERAT MJUKVÄVNADSSYSTEM

Enbart för bruk av tandvårdspersonal vid rekommenderade 
indikationer.

REKOMMENDERADE INDIKATIONER
För reproducering av tandköttsvävnad vid implantatrestaurationer, och 
avtagbara metallkonstruktioner.

KONTRAINDIKATIONER
Vid sällsynta fall kan produkten orsaka överkänslighet hos vissa 
personer. Skulle sådan reaktion uppstå, avbryt omedelbart 
användningen av produkten och kontakta läkare.

BRUKSANVISNING
För följande steg (Nr.1-5) av behandlingen, ber vi att få referera till GC 
GRADIA´s bruksanvisning.
1.  Framställning av metall konstruktionen
 1) Vaxa up metall konstruktionen på konventionellt manér.
 2) Gjut på vanligt sätt.
 3) Använd ett hårdmetallborr, justera den gjutna konstruktionen   
  som vanligt.
2. Behandling av metall konstruktionen
 1) Sandblästra retentionsytan med 50 till 110 mikron aluminium
  oxid.
 2) Blås rent med torr, oljefri luft.
3. Applicering av GC METALPRIMER II
 Applicera ett eller två tunna skikt GC METALPRIMER II på
 retensionsytan.
 Observera : 
 Efter applicering av GC METALPRIMER II, applicera omedelbart
 GC GRADIA för att undvika kontaminering av den etsade ytan.
4. Applicering och ljuspolymerisering av GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Applicera ett lager GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE på
 retentionsytan för att maska ut metallfärgen. Ljuspolymerisera
 under 1 minut med GC LABOLIGHT LV-III.
 Observera :
 GC STEPLIGHT SL-I kan inte användas för ljuspolymerisering
 av GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Uppbyggnad av fasadkrona
 Applicera GC GRADIA komposit och ljuspolymerisera enligt 
 GC GRADIA´s bruksanvisning.
6. Applicering och ljuspolymerisering av Gum Opaque (GO)
 Applicera två tunna lager Gum Opaque (GO) på tandköttsdelen av
 metallkonstruktionen. Ljushärda temporärt varje lager i 1 minut med
 GC LABOLIGHT LV-III.
 Observera : 
 1) För ljuspolymerisering av Gum material, se bif. tabell över
  belysningstid och polymeriseringsdjup.
 2) För färgkorrigering, applicera Gum Opaque Modifier (GOM51) på
  det ljuspolymeriserade Gum Opaque materialet.    
  Ljuspolymerisera under 1 minut med GC LABOLIGHT LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I  kan inte användas för    
  ljuspolymerisering av Gum Opaque och Gum Opaque Modifier.  
7.  Applicering, förpolymerisering och slutlig polymerisering av Gum
 Material (G)
 Applicera Gum material (G). Ljuspolymerisera temporärt i 30 sek.
 med GC LABOLIGHT LV-III eller i 10 sek. med GC STEPLIGHT
 SL-I. Slutlig ljuspolymerisation sker under 3 min. med GC
 LABOLIGHT LV-III.
   Observera :
 1) Om appliceringen av Gum materialet är djupare än det i    
  tabellen angivna max. djupet skall materialet appliceras i skikt  
  och ljuspolymeriseras efter resp. skikt (i GC LABOLIGHT LV-III).
 2) Vid restaurationer med långa spann, appliceras materialet i
  sektioner på varsin sida om en tand med ljuspolymerisering
  för resp. sektion för att minimera de negativa effekterna av
  polymeriseringskrympningen.
 3) Applicera Gum Modifier (GM) eller Gum Translucent (GT) vid   
  behov. 
 4) Vid behov av att simulera blodkärl i tandköttsområdet, appliceras
  Gum Fiber (GF71) i translucent Gum Modifier (GM30) eller ett
  material av någon annan färg, blanda, applicera och
  ljuspolymerisera.  
 5) Vid användning av Gum Fiber, bör den täckas med Gum    
  Translucent. Ljuspolymerisera och polera.
8. Avlägsnande av syreinhiberat skikt och konturering 
    Avlägsna det syreinhiberade skiktet och konturera med ett
 hårdmetallborr, diamant eller karborundum spets.
9. Finishering
   Lämna kantanslutningen tjockare än vad som önskas vid det
 slutliga resultatet. Finishera successivt med en gummi-eller
 silikonspets.
10. Polering och höglanspolering 
 Polera och högglanspolera på traditionellt vis för att färdigställa
 tandköttsrestaurationen.

 

FÖRVARING
Förvaras svalt, skyddat ifrån solljus.
(Lagringstid : 2 år ifrån tillverkningsdatum)

FÄRGER OCH FÖRPACKNINGAR (GRADIA gum shades)
1.  Start förpackning
 Spruta á 2,4mL vätska    - Gum Opaque (GO11)   1
 Spruta á 2,4mL vätska    - Gum Opaque (GO13 )  1
 Spruta á 2,9mL material  - Gum (G21)  1
 Spruta á 2,9mL material  - Gum (G22)  1
 Spruta á 2,9mL material  - Gum (G23)  1
 Spruta á 2,9mL material - Gum (G24)  1
 Spruta á 2,4mL gel  - Gum Translucent (GT41)   1
 Engångspalett 5
 Ljusskyddande lock 1
 Blandningsblock Nr, 22 1
 Pensel Nr, 7 1
 Färgskala 1
 Färgkombinationstabell 1
2. Refill förpackningar
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 eller GO13)
        Spruta á 2,4mL vätska 
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
        Spruta á 2,4mL vätska
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
  Spruta á 2,9mL material
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or   
  GM36)
  Spruta á 2,4mL gel
 e. Gum Translucent (GT41)
  Spruta á 2,4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
  Flaska á 0,4g fiber

ATT OBSERVERA
1. Vid kontakt med oral vävnad eller hud, avlägsna omedelbart med
 en svamp eller bomull dränkt i vatten. Skölj med vatten.
2. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med vatten och  uppsök
 läkare.
3. Undvik att svälja material.
4. Om materialet är kylskåpsförvarat skall det tas fram för temperering
 i rumstemperatur minst 30 min. före det att det skall användas. 
5. Använd materialet så snabbt som möjligt efter dosering. Var noga
 med att avlägsna alla eventuella rester av material från
 sprutspetsen och sätt på skyddshättan omedelbart efter
 användning. 
6. Skall ej blandas med andra material.
7.  Vid ljuspolymerisering av materialet, använd inte någon ljuskälla
 som kan producera UV - ljus, eller polymerisationslampor som kan
 ha visst mått av UV - ljus.
8. Se inte in i ljuset vid ljuspolymeriseringen.
9. Vid konturering och polering av kompositmaterial, använd ett utsug
 och använd munskydd för att undvika inandning av damm.  
10. Penseln kan rengöras med alkohol efter användning.

Reviderad senast : 09/2012
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Ljuspolymeriseringsenhet  För-polymerisering     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogen / G-Light  20 sek.    

Belysningstid för Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Belysningstid för Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

 GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sek.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sek.    
Halogen / G-Light    20 sek.          1 min. 

Polymeriseringsdjup (vid användning av GC LABOLIGHT LV-III)

Belysningstid

 0.2 mm 

Färger
Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Observera : 
1) GC STEPLIGHT SL- I kan inte användas för ljuspolymerisering av ovan
 material.
2) Vid användning av handhållen typ av ljuspolymeriseringslampa*, applicera
 ljus i alla riktningar för komplett polymerisering.

Observera :
1) GC STEPLIGHT SL-I kan inte användas för slutlig polymerisering.
2) Vid användning av handhållen typ av ljuspolymeriseringslampa*, applicera
 ljus i alla riktningar för komplett polymerisering. 

Observera :
Polymeriseringsdjupet för translucent Gum (G20) och Gum Modifier (GM30) är 
detsamma som för Gum Translucent.

SISTEMA DE COMPÓSITO FOTOPOLIMERIZÁVEL COR GENGIVAL

Para utilização exclusiva por um profissional segundo as indicações 
recomendadas.

INDICAÇÕES
Reprodução de tecido gengival para restaurações de coroa, tais como 
supraestruturas de implante e estruturas metálicas fixas.

CONTRA-INDICAÇÕES
Em casos raros, o produto pode provocar reações de sensibilidade 
nalgumas pessoas. Caso se observem reações desse género, 
interrompa o uso do produto e consulte um médico.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Para os passos seguintes (n.º 1-5) do procedimento, consulte as 
instruções de utilização de GC GRADIA.
1. Produção da Estrutura Metálica
 1) Proceda ao enceramento da estrutura da maneira habitual.
 2) Proceda à fundição da maneira habitual.
 3) Com uma broca de tungsténio, ajuste o modelo da maneira
  habitual.
2. Tratamento da estrutura metálica
 1) Trate a área de retenção com jato de óxido de alumínio de 50 a
  110 mícron.
 2) Limpe com ar seco, isento de óleo.
3. Aplicação de GC METALPRIMER II
 Aplique uma ou duas camadas finas de GC METALPRIMER II na
 área de retenção.
   Nota: 
 Depois de aplicar GC METALPRIMER II, comece imediatamente a
 aplicar GC GRADIA OPAQUE para evitar a contaminação da área
 de retenção.
4. Aplicação e fotopolimerização de GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Aplique uma camada de GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE à
 área de retenção para mascarar a cor do metal. Fotopolimerize
 durante 1 minuto com o dispositivo GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota:
 O dispositivo GC STEPLIGHT SL-I não pode ser usado para
 fotopolimerizar GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Construção da coroa faceta
 Aplique compósito GC GRADIA e fotopolimerize de acordo com as
 instruções de utilização de GC GRADIA.
6. Aplicação e pré-fotopolimerização de Gum Opaque (GO)
 Aplique duas camadas finas de Gum Opaque (GO) à parte da
 gengiva da estrutura metálica. Proceda à fotopolimerização
 temporária de cada camada durante 1 minuto com o dispositivo
 GC LABOLIGHT LV-III.
 Nota: 
 1) Para a fotopolimerização, consulte o gráfico seguinte do Tempo
  de irradiação e Profundidade de polimerização.
 2) Para ajustes de cor, aplique Gum Opaque Modifier (GOM51) ao
  Gum Opaque fotopolimerizado. Fotopolimerize durante 1 minuto
  com o dispositivo GC LABOLIGHT LV-III.
 3) O dispositivo GC STEPLIGHT SL-I não pode ser usado para
  fotopolimerizar Gum Opaque e Gum Opaque Modifier.  
7. Aplicação, pré-fotopolimerização e polimerização final de Gum (G) 
 Aplique Gum (G). Proceda à fotopolimerização provisória durante
 30 segundos com o dispositivo GC LABOLIGHT LV-III ou durante
 10 segundos com o GC STEPLIGHT SL-I. Proceda à
 fotopolimerização final durante 3 minutos com o GC LABOLIGHT
 LV-III.
 Nota:
 1) Se a aplicação de Gum exceder a profundidade de polimerização
  mencionada no gráfico, proceda à aplicação por camadas e
  fotopolimerize-as uma a uma (com o GC LABOLIGHT LV-III).
 2) No caso de restaurações com comprimentos grandes, aplique
  por secções de cada lado de um dente e proceda à
  polimerização final de cada secção a fim de minimizar a
  contração durante a polimerização.
 3) Aplique Gum Modifier (GM) ou Gum Translucent (GT) conforme
  necessário.
 4) Se for desejável reproduzir vasos sanguíneos na área gengival,
  incorpore Gum Fiber (GF71) no Gum Modifier (GM30) translúcido
  ou material de outra cor, misture, aplique e fotopolimerize. 
 5) Quando usar Gum Fiber, cubra com Gum Translucent. Proceda à
  fotopolimerização e ao polimento.
8. Remoção da camada inibida pelo ar e Ajuste da forma
 Remova a camada inibida pelo ar e esculpa o contorno com uma
 broca de tungsténio, ponta de diamante ou ponta de carborundum.
9. Acabamento
 Deixe a margem mais grossa que o desejado e proceda ao
 acabamento progressivamente com uma ponta de borracha ou de
 silicone.
10.Polimento e Brilho
   Proceda ao polimento e brilho da maneira habitual, para completar
 a restauração gengival.

      

ARMAZENAMENTO
Conservar em local fresco, protegido da luz direta do sol.
(Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabrico)

CORES & EMBALAGENS (tonalidades gengivais GRADIA)
1. Embalagem Inicial
 Seringa com 2,4 ml de solução - Gum Opaque (GO11) 1
 Seringa com 2,4 ml de solução - Gum Opaque (GO13) 1
 Seringa com 2,9 ml de pasta- Gum (G21) 1
 Seringa com 2,9 ml de pasta- Gum (G22) 1
 Seringa com 2,9 ml de pasta- Gum (G23) 1
 Seringa com 2,9 ml de pasta- Gum (G24) 1
 Seringa com 2,4 ml de gel- Gum Translucent (GT41) 1
 Paleta descartável 5
 Tampa de proteção contra a luz 1
 Placa de mistura n.º 22 1
 Pincel n.º 7 1
 Kit de guia de tonalidades 1
 Quadro de cores 1
2. Embalagens de Reposição
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 ou GO13)
   Seringa com 2,4 mL de solução 
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
   Seringa com 2,4 mL de solução
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 ou G24)
  Seringa com 2,9 mL de pasta
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 ou
  GM36)
  Seringa com 2,4 mL de gel
 e. Gum Translucent (GT41)
   Seringa com 2,4 mL de gel
 f.  Fibras (GF71)
  Frasco com 0,4g de fibras

CUIDADO
1. Em caso de contacto com a mucosa oral ou pele, retire
 imediatamente com uma esponja ou algodão embebido em álcool.
 Lave com água.
2. Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com água
 e consulte o médico.
3.  Tome precauções para evitar a ingestão do material.
4.  Se o material for guardado num frigorífico, retire-o do frigorífico e
 deixe-o aclimatar à temperatura ambiente durante pelo menos 30
 minutos antes de usar. 
5.  Depois de dispensar, utilize o mais rapidamente possível.
 Assegure-se de que removeu todos os resíduos de material da
 ponta da seringa e reponha a tampa imediatamente depois de usar. 
6.  Não misturar com outros materiais.
7.  Quando fotopolimerizar o material, certifique-se de que respeita o
 tempo de irradiação descrito no gráfico acima mencionado. Não
 use dispositivos de fotopolimerização de luz ultravioleta ou de luz
 visível que possam emitir luz ultravioleta.
8. Ao fotopolimerizar o material, não olhe diretamente para a luz.
9. Durante o procedimento complexo de polimento e ajuste da resina
 composta, use um aspirador e uma máscara de proteção para
 evitar a inalação do pó. 
10. O pincel pode ser limpo com álcool depois de usar.

Última revisão: 09/2012
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Definitieve 
polymerisatie

Lichtpolymerisatie 
apparaten

Pre-poly 
merisatie

       
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 

 / G-Light  20 sec.    

 GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    

 / G-Light    20 sec.          1 min. 

III)

 0.2 mm 

(30 sec.) (1 min.) (3 min.)
Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

I

I

Aparelho de fotopolimerização  Pré-polimerização     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogéneo / G-Light  20 sec.    

Tempo de irradiação para Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Tempo de irradiação para Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

 GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    
Halogéneo / G-Light    20 sec.          1 min. 

Profundidade de polimerização (com GC Labolight LV-III)

Tempo de irradiação

 0.2 mm 

Tonalidades

Pré-polimer
ização
(30 seg.)

Pré-polimer
ização
(1 min.) 

Polimerização 
final
(3 min.)

Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Nota: 
1)  O dispositivo GC STEPLIGHT SL-I não pode ser utilizado para
 fotopolimerizar os materiais acima.
2)  Se utilizar um aparelho de fotopolimerização do tipo manual*, aplique a luz
 em todas as direções para uma polimerização completa.

Nota:
1) O GC STEPLIGHT SL-I não pode ser utilizado para a polimerização final.
2) Se utilizar um aparelho de fotopolimerização do tipo manual*, aplique a luz
 em todas as direções para uma polimerização completa.

Nota:
As profundidades de polimerização de Gum (G20) translúcido e Gum Modifier 
(GM30) são equivalentes à de Gum Translucent.

Aparelho de 
fotopolimerização

Pré-polimer
ização

Polimeri
zação final

Förpolymeri- 
sering

(30 sek.)

Förpolymeri-
sering

(1 min.)

Slutlig 
polymerisering

(3 min.)

Ljuspolymeriseringsenhet För
polymerisera

Slutlig polymeri-  
sering

GC LABOLIGHT LV-III, II 30 sek.                    3 min. 
GC STEPLIGHT SL-I 10 sek.   
Halogen / G-Light 20 sek.                    1 min. 

Lyspolymerisering
senhed Forpoly-meriser Slut- polymeri-

sering

Bemærk :
1) GC STEPLIGHT SL-I kan ikke anvendes til slutpolymerisering .
2) Ved anvendelse af håndholdt type af lyspolymeriseringslampe*,
 applicer lys i alle retninger for at opnå en komplet polymerisering.

Belysningstid ved Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

0,2 mm 
0,2 mm 

5,0 mm 
1,5 mm 
2,5 mm 

3,0 mm 
0,8 mm 
1,1 mm 

Belysningstid

Farver

Forpolymeri- 
sering
(30 sek.)

Forpolymeri-
sering
(1 min.)

Slut 
polymerisering
(3 min.)

Gum Opaque
Gum Opaque Modifier

Gum Modifier 
Gum

Gum Translucent

Bemærk :
Polymeriseringsdybden ved translucent Gum (G20) og Gum Modifier 
(GM30) er den samme som ved Gum Translucent.

Polymeriseringsdybde (ved anvendelse af GC LABOLIGHT LV-III)

Bemærk : 
1) GC STEPLIGHT SL-I kan ikke anvendes til lyspolymerisering af
 ovenfor nævnte materialer.
2) Ved anvendelse af håndholdt type af lyspolymeriseringslampe*, applicer
 lys i alle retninger for at opnå en komplet polymerisering.

Lyspolymeriseringsenhed 

GC LABOLIGHT LV-III, II  1 min. 
Halogen / G-Light 20 sek.

Forpolymerisering

Belysningstid ved Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

GC GRADIA  gum shades GC GRADIA  gum shades GC GRADIA  gum shades GC GRADIA  gum shades GC GRADIA  gum shades
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ENPrior to use, carefully read 
the instructions for use.

Преди употреба, внимателно 
прочетете инструкциите за употреба. BG Před použitím si pečlivě přečtěte návod 

k použití. CS Prije uporabe pažljivo pročitati upute za 
uporabu. HR HUHasználat előtt az útmutatót 

olvassa el figyelmesen!
Внимательно прочитайте инструкцию 
перед применением. RUPLPrzed użyciem przeczytaj uważnie 

instrukcję stosowania. ROÎnainte de utilizare, citiţi cu atenţie 
instrucţiunile de folosire.

For use only by a dental professional in the recommended 
indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
Reproduction of gum tissue for crown restorations, such as 
implant superstructures and removable metal frames.

CONTRAINDICATIONS
In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. 
If such reactions are experienced, discontinue use of the product 
and refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE
For the following steps (No.1-5) of the procedure, refer to GC 
GRADIA instructions for use.
1.  Production of Metal Framework
 1)  Wax up framework in usual manner.
 2)  Cast in usual manner.
 3)  Using a carbide bur, adjust casting in usual manner.
2. Treatment of Metal Framework
 1)  Sandblast retention area using 50 to 110 micron aluminum    
  oxide.
 2) Clean with dry, oil-free air.
3. Application of GC METALPRIMER II
 Apply one or two thin coats of GC METALPRIMER II to the   
 retention area.
   Note : 
 After application of the GC METALPRIMER II, immediately start
 to apply GC GRADIA OPAQUE to avoid contamination of the   
 retention area.
4. Application and Light curing of GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
   Apply a layer of GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE to the   
 retention area to mask the metal colour. Light cure for 1 minute  
 using the GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing GC   
 GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Build-up of veneer crown
   Apply GC GRADIA composite and light cure according to GC   
 GRADIA instructions for use.
6. Application and Pre-light curing of Gum Opaque (GO)
    Apply two thin layers of Gum Opaque (GO) to the gum part of
  the metal framework. Temporarily light cure each layer for 1
 minute  using the GC LABOLIGHT LV-III.
 Note : 
 1) For light curing refer to the following chart of Irradiation time
  and Depth of cure.
    2) For colour adjustment, apply Gum Opaque Modifier    
  (GOM51) to the light cured Gum Opaque. Light cure for 1   
  minute using the GC LABOLIGHT LV-III.
 3) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing   
  Gum Opaque and Gum Opaque Modifier.  
7.  Application, Pre-curing and Final curing of Gum (G)
   Apply Gum (G). Temporarily light cure for 30 seconds using the
 GC LABOLIGHT LV-III or for 10 seconds using the GC   
 STEPLIGHT SL-I. Finally light cure for 3 minutes using the GC  
 LABOLIGHT LV-III.
   Note :
 1) If gum application exceeds the depth of cure mentioned in
  the chart, apply in layers and light cure respectively (in the
  GC LABOLIGHT LV-III).
 2)  In case of long span restorations, apply in sections to each
  side of one tooth and carry out final cure respectively in order
  to minimise curing shrinkage.
 3) Apply Gum Modifier (GM) or Gum Translucent (GT)
  as necessary.
 4) If it is desired to reproduce blood vessels in the gum area,   
  incorporate Gum Fiber (GF71) in translucent Gum Modifier
  (GM30) or material of another shade, mix, apply and light
  cure.  
 5) When using Gum Fiber, cover with Gum Translucent. Light
  cure and polish.
8. Removal of air inhibited layer and Shape adjustment 
    Remove air inhibited layer and adjust contour using a carbide
 bur, diamond point or carborundum point.
9. Finish
   Leave the margin thicker than desired and progressively finish  
 using a rubber point or silicone point.
10. Polish and Buff
   Polish and buff in usual manner to complete the gum
 restoration.

STORAGE
Store in a cool place away from direct sunlight.
(Shelf life : 2 years from date of manufacture)

SHADES & PACKAGES (GRADIA gum shades)
1.  Starter Package
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO11)   1
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO13)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G21)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G22)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G23)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G24)   1
 Syringe of 2.4mL gel         - Gum Translucent (GT41)    1
 Disposable palette     5
 Light protective cover    1
 Mixing pad No. 22    1
 Brush No. 7     1
 Shade guide kit   1
 Color chart  1
2. Refill Packages
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Syringe of 2.4mL solution 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Syringe of 2.4mL solution
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
       Syringe of 2.9mL paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or
  GM36)
       Syringe of 2.4mL gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Syringe of 2.4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Bottle of 0.4g fibers

CAUTION
1.  In case of contact with oral tissues or skin, remove immediately  
 with a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and
 seek medical attention.
3. Take care to avoid ingestion of the material.
4. If material is stored in a refrigerator, remove from refrigerator
 and leave to stand at room temperature for at least 30 minutes
 before use. 
5. After dispensing material, use as quickly as possible. Be sure to  
 remove any residual material from the tip of the syringe and   
 replace cap immediately after use. 
6. Do not mix with other materials.
7.  When light curing material, be sure to follow the irradiation time  
 described in the above- mentioned chart. Do not use ultraviolet  
 lights or visible light curing devices that can radiate ultraviolet
 light.
8. When light curing material, do not look directly into the light.
9. When adjusting or polishing composite resin, use a dust   
 collector and wear a dust mask to avoid inhaling dust.  
10. The brush can be cleaned with alcohol after use.
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Light curing device  Pre-cure     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogen / G-Light  20 sec.    
Note : 
1) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used to light cure the above 
 materials.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in
 all directions for complete polymerization.

Irradiation time for Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Irradiation time for Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Light curing device  Pre-cure  Final cure 
GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    
Halogen / G-Light    20 sec.          1 min. 
Note :
1) The GC STEPLIGHT SL- I cannot be used for final curing.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all 
 directions for complete polymerization.

Depth of cure (using the GC LABOLIGHT LV- III)

Irradiation time

 0.2 mm 

Shades
Pre-cure
(30 sec.)

Pre-cure
 (1 min.)

Final cure
(3 min.)

Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  
Note :
The depths of cure for translucent Gum (G20) and Gum Modifier
(GM30) are equivalent to that of Gum Translucent.

ФОТО-ПОЛИМЕРИЗИРАЩА КОМПОЗИТНА СИСТЕМА ОТ 
ВЕНЕЧНИ ЦВЕТОВЕ

За употреба само от дентални специалисти  за препоръчаните 
индикации.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИНДИКАЦИИ
Възпроизвеждане на гингивалната тъкан при възстановяване 
с корони, импланти и подвижни конструкции с метален скелет.

КОНТРАИНДИКАЦИИ
В редки случаи, продуктът може да причини чувствителност 
при някои хора. Ако се проявят такива реакции, прекратете 
употребата на продукта и потърсете лекарска помощ.

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА
За следните стъпки (№ 1-5) от процедурата, погледнете 
инструкциите за употреба на GC GRADIA.
1. Изготвяне на Метален Скелет
 1) Направете скелета от восък по обичайния начин.
 2) Отлейте по обичайния начин.
 3) Използвайки карбиден борер, ажустирайте отливката по
  обичайния начин.
2. Обработка на металния скелет
 1) С песъкоструйник от 50 до 110 микрона алуминиев оксид.
 2) Почистете със сух обезмаслен въздух.
3. Използване на GC METALPRIMER II
 Нанесете един или два тънки слоя от GC METALPRIMER II, 
 в ретенционната област.
 Забележка:
 След нанасянето на GC METALPRIMER II, незабавно
 нанесете GC GRADIA OPAQUE за да се избегне
 замърсяване на ретенционната област.
4. Нанасяне и фото-полимеризиране на GC GRADIA
 FOUNDATION OPAQUE
 Нанесете слой от GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE в
 ретенционната област, за да маскирате метала.
 Полимеризирайте за 1 минута, като използвате
 GC LABOLIGHT LV-III.
 Забележка:
 GC STEPLIGHT SL-I не може да се използва за
 полимеризиране на GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE
5. Изграждане на короната
 Нанесете композита GC Gradia и полимеризирайте според
 инструкцията за употреба на GC GRADIA.
6. Нанасяне и предварително полимеризиране на Gum Opaque
 (GO)
 Нанесете два тънки слоя Gum Opaque (GO) в гингивалната
 област на металния скелет. Временно полимеризирайте
 всеки слой в продължение на 1 минута, с помощта на
 GC LABOLIGHT LV-III.
 Забележка:
 1) Времето за полимеризация ще намерите в таблицата
  по-долу.
 2) За напасване на цвета, нанесете Gum Opaque Modifier
  (GOM51), върху полимеризирания Gum Opaque.
  Полимеризирайте за 1 минута, с помощта на
  GC LABOLIGHT LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I не може да се използва за
  полимеризиране на Gum Opaque и Gum Opaque Modifier.
7. Нанасяне, предварително и окончателно полимеризиране
 на Gum (G)
 Нанесете Gum (G). Временно полимеризирайте за 30
 секунди с помощта на GC LABOLIGHT LV-III, или за 10
 секунди с помощта на GC STEPLIGHT SL-I. Окончателно
 полимеризирайте за 3 минути с помощта на GC LABOLIGHT
 LV-III.
 Забележка:
 1) Ако необходимата дебелина надвишава максималната
  дебелина на слоя, посочена в таблицата, нанесете на
  отделни слоеве и полимеризирайте всеки слой (с GC
  LABOLIGHT LV-III).
 2) В случай на големи възстановявания, нанесете на
  слоеве, от всяка страна на зъба и ги полимеризирайте
  последователно, за да се сведе до минимум
  полимеризационното свиване.
 3) Нанесете Gum Modifier (GM) или Gum Translucent (GT), 
  ако е необходимо.
 4) Ако искате да възпроизведете кръвоносни съдове в
  областта на венците, нанесете Gum Fiber (GF71) в
  полупрозрачния Gum Modifier (GM30) или в материал с
  друг цвят. Смесете, нанесете и полимеризирайте.
 5) Когато използвате Gum Fiber, покрийте с Gum Translucent.
  Полимеризирайте и полирайте.
8. Отстраняване на въздушно инхибирания слой и оформяне
 Премахнете въздушно инхибирания слой и оформете с
 помощта на карбиден борер, диамантен или карборундов
 пилител.
9. Финиране
 Оставете ръба по-дебел от желаното и постепенно
 финирайте като използвате гумени или силиконови
 накрайници.
10. Полиране
 Полирайте по обичайния начин за да завършите
 възстановяването на гингивата.

      

    

 

 

СЪХРАНЕНИЕ
Съхранявайте на хладно място, далеч от директна слънчева 
светлина.
(Срок на годност: 2 години от датата на производство)

ЦВЕТОВЕ И ОПАКОВКИ (GRADIA gum цветове)
1. Стартов комплект
 Шприца 2,4 ml разтвор - Gum Opaque (GO11)  1
 Шприца 2,4 ml разтвор - Gum Opaque (GO13)  1
 Шприца 2,9 ml паста - Gum (G21) 1
 Шприца 2,9 ml паста - Gum (G22) 1
 Шприца 2,9 ml паста - Gum (G23)  1
 Шприца 2,9 ml паста - Gum (G24) 1
 Шприца 2,4 ml гел - Gum Translucent (GT41) 1
 Еднократна палитра 5
 Защитно покритие от светлина 1
 Смесително блокче No.22 1
 Четка № 7 1
 Разцветка 1
 Цветна схема 1
2. Допълнително
 а. Gum Opaque (GO11, GO12 или GO13)
        Шприца 2,4 ml разтвор
 б. Gum Opaque Modifier (GOM51)
        Шприца 2,4 ml разтвор
 в. Gum (G20, G21, G22, G23 или G24)
       Шприца 2,9 ml паста
 г.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 или  
  GM36)
       Шприца 2,4 ml гел 
 д. Gum Translucent (GT41)
  Шприца 2,4 ml гел
 е. Gum Fiber (GF71)
       Бутилка 0.4g влакна

ВНИМАНИЕ
1. В случай на контакт с оралните тъкани или кожа,
 премахнете веднага с гъба или памук, напоен с алкохол.
 Промийте обилно с вода.
2. В случай на контакт с очите, промийте незабавно с вода и
 потърсете медицинска помощ.
3. Погрижете се да се избегне поглъщане на материала.
4. Ако материалът се съхранява в хладилник, извадете го от
 хладилника и го оставете да престои на стайна температура
 за най-малко 30 минути преди употреба.
5. След дозиране на материала, използвайте по възможно
 най-бързия начин. Уверете се, че сте отстранили всички
 излишъци от върха на шприцата и веднага поставете
 капачката.
6. Не смесвайте с други материали.
7. Когато полимеризирате материала, следвайте времето за
 облъчване описано в горе споменатите таблици. Не
 използвайте апарати с ултравиолетова светлина или
 видима светлина, които могат да излъчват ултравиолетова
 светлина.
8. Когато полимеризирате материала, не гледайте директно
 към светлината.
9. Когато оформяте или полирате композита, използвайте
 аспиратор за прах и носете маска, за да се избегне
 вдишването на прах.
10. Четката може да се почисти със спирт след употреба.

Последна редакция : 08/2012
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Уред за полимеризация  Пре-полимеризиране     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 мин.
Халогенен/ G-Light 20 сек.    

Време за полимеризация на Gum Opaque, Gum Opaque Modifier 

Забележка:
1) STEPLIGHT GC SL-I не може да се използва за полимеризиране на
 гореизброените материали.
2) При използване на ръчен тип светлинни източници*, се осветява от
 всички страни за пълна полимеризация.

Дълбочина на полимеризация (с помощта на на GC LABOLIGHT LV-III)

Време на облъчване

Цветове

Пре-
полимеризация
(30 сек.)

Пре-
полимеризация
 (1 мин.) 

Окончателна 
полимеризация
(3 мин.)

Gum Opaque   0,2 mm       
Gum Opaque Modifier   0,2 mm 
Gum  1,1 mm               2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm                 1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm             5,0 mm  

Забележка:
Дълбочината на полимеризация на Тranslucent Gum (G20) и Gum 
Modifier (GM30) е еквивалентна на Gum Translucent.

Окончателно 
полимеризиране

Време за полимеризация на  Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

GC LABOLIGHT LV- III, II 30 сек.      3 мин. 
GC STEPLIGHT SL-I   10 сек.    
Халогенен / G-Light   20 сек.     1 мин.

Забележка:
1) STEPLIGHT GC SL-I не може да се използва за окончателно
 полимеризиране.
2) При използване на ръчен тип светлинни източници*, се осветява от
 всички страни за пълна полимеризация.

Пре-
полимеризация

Уред за полимеризация  

SVĚTLEM TUHNOUCÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM V GINGIVÁLNÍCH 
ODSTÍNECH

Určeno k použití výhradně v dentální praxi v doporučených 
indikacích.

DOPORUČENÉ INDIKACE
Reprodukce gingivální tkáně pro korunkové dostavby jako např. 
suprastruktury implantátů a snímatelné kovové skelety.

KONTRAINDIKACE
V ojedinělých případech může výrobek vyvolat u některých osob 
přecitlivělost. V takovém případě používání výrobku přerušte a 
obraťte se na lékaře.

NÁVOD K POUŽITÍ
V následujících krocích (č. 1-5) postupu, sledujte návod k použití 
GC GRADIA.
1. Zhotovení kovového skeletu
 1) Skelet vymodelujte běžným způsobem z vosku. 
 2) Odlijte běžným způsobem.
 3) Odlitek upravte obvyklým způsobem karbidovým vrtáčkem.
2. Ošetření kovového skeletu
 1) Opískujte retenční oblast oxidem hlinitým o zrnitosti 50 až 110 μ.
 2) Vyčistěte suchým vzduchem bez příměsi oleje.
3. Aplikace GC METALPRIMER II
 Na retenční oblast naneste jednu nebo dvě tenké vrstvy GC
 METALPRIMER II.
 Poznámka: 
 Po nanesení GC METALPRIMER II ihned začněte nanášet GC
 GRADIA OPAQUE, aby nedošlo ke kontaminaci retenční oblasti.
4. Aplikace a vytvrzování GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE
 Na retenční oblast naneste vrstvu GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE k překrytí barvy kovu. Vytvrzujte 1 minutu pomocí GC
 LABOLIGHT LV-III.
 Poznámka:
 Ke světelné polymeraci GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE
 není vhodná GC STEPLIGHT SL-I.
5. Dostavba fazetové korunky
 Naneste kompozit GC GRADIA a vytvrzujte dle návodu k použití  
 GC GRADIA.
6. Aplikace a předběžná polymerace Gum Opaque (GO)
 Dvě tenké vrstvy Gum Opaque (GO) naneste na gingivální část
 kovového skeletu. Každou vrstvu provizorně vytvrzujte 1 minutu
 pomocí GC LABOLIGHT LV-III.
 Poznámka: 
 1) Při vytvrzování světlem postupujte dle uvedené tabulky Doba
  osvícení a Hloubka vytvrzování.
 2) K úpravě barvy naneste Gum Opaque Modifier (GOM51) na
  vytvrzený Gum Opaque. Vytvrzujte po dobu 1 minuty pomocí
  GC LABOLIGHT LV-III.
 3) K vytvrzení Gum Opaque a Gum Opaque Modifier není
  vhodná GC STEPLIGHT SL-I. 
7. Aplikace, předběžné vytvrzování a konečné vytvrzení Gum (G)
 Naneste Gum (G). Předběžně vytvrzujte 30 vteřin pomocí GC
 LABOLIGHT LV-III nebo 10 vteřin pomocí GC STEPLIGHT SL-I.
 Konečné vytvrzování provádějte po dobu 3 minut pomocí GC
 LABOLIGHT LV-III.
  Poznámka:
 1) V případě, že tloušťka nanesené vrstvy Gum je větší než
  hloubka vytvrzení uvedená v tabulce, nanášejte ji po vrstvách
  a každou vytvrzujte zvlášť (pomocí GC LABOLIGHT LV-III). 
 2) V případě dostaveb o velkém rozpětí nanášejte po částech na
  každou stranu jednoho zubu a konečné vytvrzování provádějte
  postupně, abyste minimalizovali polymerační smršťování.
 3) Dle potřeby naneste Gum Modifier (GM) nebo Gum
  Translucent (GT).
 4) Pokud se v gingivální oblasti vyžaduje reprodukce cév, do
  průsvitného Gum Modifier (GM30) přidejte Gum Fiber (GF71)
  nebo hmotu jiného odstínu, zamíchejte, naneste a polymerujte. 
 5) Pokud používáte Gum Fiber, překryjte jej pomocí Gum
  Translucent. Polymerujte a vyleštěte.
8. Odstranění vzduchem inhibované vrstvy a vytvarování 
 Odstraňte vzduchem inhibovanou vrstvu a konturujte karbidovým
 vrtáčkem či diamantovým nebo karborundovým hrotem.
9. Dokončení
 Okraj ponechte silnější, než potřebujete, a postupně dokončujte
 pomocí gumového nebo silikonového hrotu. 
10.Leštění kotoučkem
 Dostavbu dásně dokončete vyleštěním kotoučkem běžným
 způsobem. 

 

 

USKLADNĚNÍ
Uchovávejte na chladném místě a chraňte před přímým slunečným 
zářením.
(Trvanlivost: 2 roky od data výroby)

ODSTÍNY A BALENÍ (gingivální odstíny GRADIA)
1. Úvodní balení
 Stříkačka s 2,4 ml roztoku - Gum Opaque (GO11) 1
 Stříkačka s 2,4 ml roztoku - Gum Opaque (GO13) 1
 Stříkačka s 2,9 ml pasty - Gum (G21) 1
 Stříkačka s 2,9 ml pasty - Gum (G22) 1
 Stříkačka s 2,9 ml pasty - Gum (G23) 1
 Stříkačka s 2,9 ml pasty - Gum (G24) 1
 Stříkačka s 2,4 ml gelu - Gum Translucent (GT41) 1
 Jednorázová paleta  5
 Ochranný štít 1
 Mísící podložka č. 22 1
 Štěteček č. 7 1
 Vzorník odstínů 1
 Přehled barev 1
2. Náhradní balení
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 nebo GO13)
   Stříkačka s 2,4 ml roztoku 
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
   Stříkačka s 2,4 ml roztoku
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 nebo G24)
   Stříkačka s 2,9 ml pasty
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35
  nebo GM36)
  Stříkačka s 2,4 ml gelu
 e. Gum Translucent (GT41)
  Stříkačka s 2,4 ml gelu
 f. Vlákno (GF71)
  Lahvička s 0,4 g vláken

UPOZORNĚNÍ
1. V případě kontaktu s ústní tkání nebo pokožkou okamžitě
 odstraňte houbičkou nebo vatou namočenou v alkoholu.
 Opláchněte vodou. 
2. V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte
 lékaře. 
3. Dbejte, aby nedošlo k polknutí materiálu.
4. Pokud materiál skladujete v ledničce, vyjměte jej z ledničky a
 před použitím ponechte stát při pokojové teplotě po dobu
 nejméně 30 minut. 
5. Jakmile materiál nadávkujete, použijte jej co nejdříve. Po použití
 odstraňte z hrotu stříkačky veškeré zbytky materiálu a ihned
 uzavřete víkem. 
6. Nemíchejte s jinými materiály.
7. Při vytvrzování materiálu dodržujte doby osvícení uvedené v
 tabulce. Nepoužívejte ultrafialové světlo nebo polymerační lampy
 na viditelné světlo, jež mohou vyzařovat ultrafialové světlo.
8. Při vytvrzování materiálu se nedívejte přímo do světla.
9. Při úpravě nebo leštění kompozitní pryskyřice použijte
 odsávačku prachu a protiprachovou masku, aby nedošlo k
 vdechnutí prachu. 
10. Štěteček lze po použití vyčistit alkoholem.
 
Posledně upravené : 08/2012
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Polymerační lampa    Předběžné vytvrzování  
GC LABOLIGHT LV- III, II    1 min 
Halogen / G-Light     20 s

Doba osvícení pro Gum Opaque a Gum Opaque Modifier

Poznámka: 
1) K vytvrzování výše uvedených materiálů není vhodná GC STEPLIGHT SL-I.
2) Při použití ruční polymerační lampy* osvěcujte ve všech směrech pro úplné
 vytvrzení.

Hloubka vytvrzování (při použití GC LABOLIGHT LV- III)
Doba osvícení 

Odstíny

Předběžné 
vytvrzování
 (30 s)

Předběžné 
vytvrzování
 (1 min)   

Konečné 
vytvrzování
 (3 min)

Gum Opaque   0,2 mm       
Gum Opaque Modifier   0,2 mm 
Gum  1,1 mm               2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm                 1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm             5,0 mm  

Poznámka:
Hloubka vytvrzování je u průsvitného Gum (G20) a Gum Modifier (GM30) 
stejná jako u Gum Translucent.

Konečné
vytvrzování

Doba osvícení pro Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

GC LABOLIGHT LV- III, II 30 s 3 min 
GC STEPLIGHT SL-I 10 s
Halogen / G-Light 20 s 1 min

Poznámka:
1) Ke konečnému vytvrzení není vhodná GC STEPLIGHT SL-I.
2) Při použití ruční polymerační lampy* osvěcujte ve všech směrech pro
 úplné vytvrzení.

Předběžné
vytvrzování

Polymerační lampa  

SVJETLOSNOPOLIMERIZIRAJUĆI KOMPOZITNI SUSTAV ZA 
BOJANJE GINGIVE

Samo za stručnu dentalnu uporabu u preporučenim indikacijama.

PREPORUČENE INDIKACIJE
Reprodukcije gingivnog tkiva kod rekonstrukcija krunicama, kao što 
su superstrukture implantata i mobilne metalne osnove.

KONTRAINDIKACIJE
U rijetkim slučajevima ovaj proizvod može izazvati osjetljivost kod 
nekih osoba. U slučaju takvih reakcija, prekinuti uporabu proizvoda 
i obratiti se liječniku.

UPUTE ZA UPORABU
Opis sljedećih točaka (br. 1-5) postupka naveden je u GC GRADIA 
uputama za uporabu.
1. Izrada metalne osnove
 1) Osnovu navoštati na uobičajeni način.
 2) Lijevati na uobičajeni način.
 3) Karbidnim svrdlom prilagoditi odljev na uobičajeni način.
2. Obrada metalne osnove
 1) Područje retencije pjeskariti aluminij oksidom veličine čestica
  50 do 110 mikrona.
 2) Osušiti suhim bezuljnim zrakom.
 3. Nanošenje GC METALPRIMERA II
  Nanijeti jedan ili dva tanka sloja GC METALPRIMERA II na
  područje retencije.
  Važno: 
  Nakon nanošenja GC METALPRIMERA II, odmah nanijeti
  GC GRADIA OPAQUE kako bi se izbjeglo onečišćenje
  područja retencije.
4. Nanošenje i svjetlosna polimerizacija GC GRADIA
 FOUNDATION OPAQUE
 Nanijeti sloj boje GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE na
 područje retencije za prekrivanje boje metala. Polimerizirati
 svjetlom 1 minutu uređajem GC LABOLIGHT LV-III.
 Važno:
 GC STEPLIGHT SL-I ne može se koristiti za svjetlosnu
 polimerizaciju materijala GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Nadogradnja/izrada krunice s ljuskom 
 Nanijeti GC GRADIA kompozit i polimerizirati svjetlom sukladno
 GC GRADIA uputama za uporabu.
6. Nanošenje i predpolimerizacija materijala Gum Opaque (GO)
 Nanijeti dva sloja materijala Gum Opaque (GO) na gingivni dio
 metalne osnove. Privremeno polimerizirati svjetlom svaki sloj u
 trajanju od 1 minute uređajem GC LABOLIGHT LV-III.
 Važno: 
 1) Za svjetlosnu polimerizaciju pridržavati se tablice vremena
  osvjetljavanja i dubine stvrdnjavanja.
 2) Za prilagodbu boje nanijeti Gum Opaque Modifier (GOM51) na
  svjetlosno polimerizirani Gum Opaque. Polimerizirati 1 minutu
  uređajem GC LABOLIGHT LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I ne može se koristiti za svjetlosnu
  poliemrizaciju materijala Gum Opaque i Gum Opaque
  Modifier.  
7. Nanošenje, predpolimerizacija i završno stvrdnjavanje materijala
 Gum (G)
   Nanijeti Gum (G). Privremeno polimerizirati svjetlom 30 sekundi
 uređajem GC LABOLIGHT LV-III ili 10 sekundi uređajem GC 
 STEPLIGHT SL-I.  Završno polimerizirati 3 minute uređajem GC
 LABOLIGHT LV-III.
   Važno:
 1) Ako nanošenje materijala nadvisuje dubinu stvrdnjavanja
  navedenu u tablici, nanositi ga u slojevima i odgovarajuće
  polimerizirati svjetlom (uređajem GC LABOLIGHT LV-III).
 2) Kod radova velikog raspona, nanijeti u dijelovima na svaku
  stranu jednog zuba i izvršiti odgovarajuće završno
  stvrdnjavanje, kako bi se kontrahiranje pri stvrdnjavanju svelo
  na minimum.
 3) Nanijeti materijal Gum Modifier (GM) ili Gum Translucent (GT)
  prema potrebi.
 4) Ako se žele reproducirati krvne žile u području gingive, uključiti
  Gum Fiber (GF71) u translucentni Gum Modifier (GM30) ili
  materijal druge boje, zamiješati, nanijeti i polimerizirati
  svjetlom.
 5) Ako se koristi Gum Fiber, potrebno je prekriti ga materijalom
  Gum Translucent. Polimerizirati svjetlom i polirati.
8. Odstranjenje zrakom inhibiranog sloja i prilagođavanje oblika
 Odstraniti zrakom inhibirani sloj i prilagoditi oblik pomoću
 karbidnog svrdla, dijamantnog ili karborundnog vrha.
9. Završna obrada
 Rub ostaviti debljim od željenog i završno oblikovati gumenim ili
 silikonskim polirerom.
10.Poliranje
 Polirati na uobičajeni način i završiti izradu gingive.

      

                
              

ČUVANJE
Čuvati na hladnom mjestu daleko od direktne sunčeve svjetlosti.
(Rok valjanosti: 2 godine od datuma proizvodnje)

BOJE I PAKIRANJA (GRADIA boje za gingivu)
1. Početno pakiranje
 Štrcaljka od 2,4 ml otopine - Gum Opaque (GO11)  1
 Štrcaljka od 2,4 ml otopine - Gum Opaque (GO13 ) 1
 Štrcaljka od 2,9 ml paste     - Gum (G21) 1
 Štrcaljka od 2,9 ml paste     - Gum (G22) 1
 Štrcaljka od 2,9 ml paste     - Gum (G23) 1
 Štrcaljka od 2,9 ml paste     - Gum (G24) 1
 Štrcaljka od 2,4 ml gela       - Gum Translucent (GT41)  1
 Jednokratna paleta  5
 Poklopac za zaštitu od svjetla 1
 Podloga za miješanje br. 22 1
 Kist br. 7 1
 Ključ za boje  1
 Tablica boja  1
2. Pakiranja za punjenje
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 ili GO13)
         Štrcaljka od 2,4 ml otopine 
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Štrcaljka od 2,4 ml otopine
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 ili G24)
       Štrcaljka od 2,9 ml paste
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 ili
  GM36)
       Štrcaljka od 2,4 ml gela
 e. Gum Translucent (GT41)
        Štrcaljka od 2,4 ml gela
 f.  Fiber (GF71)
       Bočica od 0,4 g vlakana

UPOZORENJE
1. U slučaju dodira s oralnim tkivima ili kožom, odmah odstraniti
 spužvom ili vatom namočenom u alkohol. Isprati vodom.
2. U slučaju dodira s očima, odmah isprati vodom i potražiti
 liječnika.
3. Izbjegavati gutanje materijala.
4. Ako se materijal čuva u hladnjaku, potrebno je izvaditi ga i ostaviti
 stajati na sobnoj temperaturi barem 30 minuta prije uporabe.
5. Materijal koristiti što je brže moguće nakon doziranja. Odstraniti
 sav preostali materijal s vrha štrcaljke i odmah poklopiti nakon
 uporabe.
6. Ne miješati s drugim materijalima.
7. Pri polimerizaciji materijala potrebno je pridržavati se vremena
 osvjetljavanja navedenih u gornjim tablicama. Ne koristiti
 ultraljubičasto svjetlo ili uređaje za polimerizaciju vidljivim
 svjetlom koji mogu širiti ultraljubičasto svjetlo.
8. Pri polimerizaciji materijala ne gledati direktno u svjetlo.
9. Kod prilagodbe ili poliranja kompozita, koristiti sakupljač prašine
 ili nositi zaštitnu masku kako bi se izbjeglo udisanje prašine.
10. Kist očistiti alkoholom nakon uporabe.

Zadnje izdanje : 08/2012
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Uređaj za svjetlosnu polimerizaciju  Predpolim erizacija  
GC LABOLIGHT LV- III, II    1 min. 
Halogeno svjetlo / G-Light    20 sek.

Vrijeme osvjetljavanja za Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Važno: 
1) GC STEPLIGHT SL-I ne može se koristiti za svjetlosnu polimerizaciju gore
 navedenih materijala.
2) Ako se koristi ručni uređaj za svjetlosnu polimerizaciju*, svjetlo nanositi u
 svim smjerovima za potpunu polimerizaciju.

Dubina stvrdnjavanja (pomoću uređaja GC LABOLIGHT LV-III)

Vrijeme osvjetljavanja

Boje
Predpolimerizacija
 (30 sek.)

Predpolimerizacija
   (1 min.)

Završna 
polimerizacija
 (3 min.)

Gum Opaque   0,2 mm       
Gum Opaque Modifier   0,2 mm 
Gum  1,1 mm               2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm                 1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm             5,0 mm  

Važno:
Dubine stvrdnjavanja za translucentne materijale Gum (G20) i Gum 
Modifier (GM30) odgovaraju dubini za Gum Translucent.

Završna
polimerizacija

Vrijeme osvjetljavanja za Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

GC LABOLIGHT LV- III, II 30 sek. 3 min. 
GC STEPLIGHT SL-I 10 sek.
Halogeno svjetlo / G-Light 20 sek. 1 min.
Važno:
1) GC STEPLIGHT SL-I ne može se koristiti za završno stvrdnjavanje.
2) Ako se koristi ručni uređaj za svjetlosnu polimerizaciju*, svjetlo nanositi u
 svim smjerovima za potpunu polimerizaciju.

Predpolim
erizacija

Uređaj za svjetlosnu 
polimerizaciju

FÉNYRE KEMÉNYEDŐ MŰÍNY KOMPOZIT RENDSZER

Felhasználását csak szakképzett fogászati személyzetnek 
javasoljuk a megadott felhasználási területen.

AJÁNLOTT INDIKÁCIÓS TERÜLETEK
Ínyszövet reprodukálása az olyan koronális helyreállításoknál, mint 
az implantációs felépítmények, illetve a kivehető fém 
pótlások/vázak.

ELLENJAVALLATOK
Néhány esetben érzékenység léphet fel az anyag alkalmazásakor. 
Amennyiben allergiás tüneteket mutat a termékkel szemben, 
függessze fel az anyag használatát és páciense forduljon 
szakorvoshoz.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Az eljárás következő lépéseit (1-5) illetően kövesse a GC GRADIA 
használati utasításait.
1. A fémváz elkészítése
 1) Mintázza meg a vázat hagyományos módon.
 2) Ágyazza be hagyományos módon.
 3) Karbidfúró használatával igazítsa ki hagyományos módon.
2. A fémváz kezelése
 1) Fújja le 50 - 110 mikronos alumínium oxiddal.
 2) Tisztítsa meg száraz, olajmentes levegő segítségével.
3. A GC METALPRIMER II applikálása
 A retenciós felszínekre vigyen fel egy ecset segítségével egy
 vagy két réteg GC METALPRIMER II-t.
 Megjegyzés: 
 A GC METALPRIMER II applikációját követően azonnal kezdje
 meg a GC GRADIA OPAQUE-ot, elkerülendő a retenciós felszín
 szennyeződését.
4. A GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE applikálása és
 fénykezelése
 Vigyen fel egy réteg FOUNDATION OPAQUE (FO)-t a retenciós
 felszín(ek)re a fém szín elfedésére. Fénykezelje 1 percig a GC
 LABOLIGHT LV-III készülékkel.
 Megjegyzés: 
 A GC STEPLIGHT SL-I nem alkalmazható a GC GRADIA
 FOUNDATION OPAQUE fénykezeléséhez.
5. A korona leplezés/borítás felépítése
 Vigyen fel GC GRADIA kompozitot és fénykezelje a GC GRADIA
 használati utasítása szerint.
6. A GRADIA GUM OPAQUE applikációja és előpolimerizációja
 Vigyen fel két vékony réteg GUM OPAQUE (GO)-t a fémváz íny
 részére. Fénykezeljen minden réteget 1 percig a GC
 LABOLIGHT LV-III készülékkel. 
 Megjegyzés:
 1) Az íny anyagainak fénykezeléséhez kövesse a következő, az
  átvilágítási időkre és mélységekre vonatkozó táblázatot.
 2) A szín kiigazításhoz vigyen fel GUM OPAQUE MODIFIER
  (GOM51)-t a fénykezelt GUM OPAQUE rétegre. Fénykezelje
  1 percig a GC LABOLIGHT LV-III készülékkel.
 3) A GC STEPLIGHT SL-I nem alkalmazható a GRADIA GUM
  OPAQUE és a GRADIA GUM OPAQUE MODIFIER
  fénykezeléséhez.
7. A GUM anyagok applikációja, elő- és végpolimerizációja
 Vigye fel a GUM anyagot (G). Fénykezelje/előpolimerizálja 30
 másodpercig a GC LABOLIGHT LV-III készülékkel vagy 10
 másodpercig a GC GC STEPLIGHT SL-I készülék használatával.
 Végpolimerizálja 3 percig a GC LABOLIGHT LV-III készülékkel.
 Megjegyzés:
 1) Amennyiben az íny applikáció meghaladja a táblázatban
  szereplő átvilágítási mélységet, rétegesen vigye fel és
  megfelelően fénykezelje (a GC LABOLIGHT LV-III
  készülékben). 
 2) Kiterjesztett helyreállítások esetében szekciókban vigye fel a
  fog mindkét oldalára, majd a kötési zsugorodás minimalizálása
  érdekében megfelelően végpolimerizálja.
 3) Használja a GUM MODIFIER (GM)-t vagy a GUM 
  TRANSLUCENT (GT)-t amennyiben szükséges.
 4) Amennyiben kívánatos az ínyfelszíni véredények
  reprodukálása, elegyítse a GUM FIBER (GF71) a transzlucens
  GUM MODIFIER (GM30)-al vagy más színárnyalatú anyaggal,
  keverje össze, vigye fel és fénykezelje.
 5) A GUM FIBER alkalmazásakor fedje GUM TRANSLUCENT-el.
  Fénykezelje és polírozza.
8. A levegő inhibíciós réteg eltávolítása és formaigazítás
 Távolítsa el a levegő inhibíciós réteget, és alakítsa ki a kontúrt
 egy karbid fúró, gyémánt csiszoló, vagy karborund
 csiszoló/csúcs segítségével.
9. Finírozás
 Hagyja a széleket a kívántnál vastagabban/ sűrűbben, majd
 fokozatosan finírozza gumicsúcs vagy szilikoncsúcs
 segítségével.
10.Polírozás és pufferolás
 Az íny helyreállítás befejezéseként polírozza és pufferolja
 hagyományos módon.

 

 
 

 

TÁROLÁS
Hűvös, közvetlen napfénytől mentes helyen tárolja. 
(Eltarthatóság: gyártástól számított 2 év)

SZÍNEK ÉS KISZERELÉSEK (GRADIA gum színek) 
1. Starter Package
 2.4 ml oldat fecskendőben - Gum Opaque (GO11) 1
 2.4 ml oldat fecskendőben - Gum Opaque (GO13)  1
 2.9 ml paszta fecskendőben - Gum (G21) 1 
 2.9 ml paszta fecskendőben - Gum (G22)  1
 2.9 ml paszta fecskendőben - Gum (G23)  1
 2.9 ml paszta fecskendőben - Gum (G24)  1
 2.4ml gél fecskendőben - Gum Translucent (GT41)  1
 Eldobható paletta  5
 Fényvédő fedél  1
 Keverőtál No. 22 1
 Ecset No. 7 1
 Színkulcs  1
 Színtáblázat  1
2. Utántöltők
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 vagy GO13)
  2.4 ml oldat fecskendőben 
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
  2.4 ml oldat fecskendőben
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 vagy G24)
  2.9 ml paszta fecskendőben 
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35
  vagy GM36)
  2.4 ml gél fecskendőben
 e. Gum Translucent (GT41)
  2.4 ml gél fecskendőben 
 f.  Fiber (GF71)
  0.4g üvegszál üvegben

FIGYELMEZTETÉS
1. Amennyiben az anyag nyálkahártyára vagy bőrre kerül, azonnal
 távolítsa el egy vattadarabbal. Öblítse le bő vízzel.
2. Amennyiben az anyag szembe kerülne, azonnal öblítse ki bő
 vízzel és forduljon orvoshoz.
3. Kerülje az anyag lenyelését.
4. Amennyiben hűtőszekrényben tárolja, használat előtt legalább 
 30 perccel vegye ki a hűtőszekrényből, és hagyja állni
 szobahőmérsékleten.
5. A kiadagolás után használja fel az anyagot, amilyen gyorsan
 csak lehet. Használat után győződjön meg róla, hogy a
 fecskendő végén nincs anyagmaradék, majd azonnal helyezze
 vissza a kupakot.
6. Ne keverje más anyagokkal.
7. A fénykezelésnél tartsa be a fenti táblázatban részletezett
 megvilágítási időket. Ne használjon ultraibolya-fényt, vagy olyan
 látható fényű fénykezelő készüléket, mely ultraibolya-sugarakat 
 is kibocsát.
8. A fénykezelés ideje alatt ne nézzen közvetlenül a fénybe.
9. A felszín igazítása és polírozása alatt használjon porelszívót,
 valamint viseljen védőmaszkot, hogy a por belélegzését elkerülje.
10.Az ecsetet használat után alkohollal tisztíthatja meg.

 Utoljára módosítva : 08/2012
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Fénypolimerizáló készülék    Előpolimerizáció  
GC LABOLIGHT LV- III, II    1 perc 
Halogen / G-Light     20 másodperc

Gum Opaque és Gum Opaque Modifier átvilágítási ideje

Megjegyzés:
1) A GC STEPLIGHT SL-I nem alkalmazható a fent említett anyagok
 fénykezelésére.
2) Ha kézi fénypolimerizáló készüléket* használ, a tökéletes polimerizáció
 érdekében minden irányból világítsa meg.

Átvilágítási mélység (a GC LABOLIGHT LV-III használatával)

Átvilágítási idő 

 Árnyalat
Előpolimerizáció 
(30 mp)

Előpolimerizáció 
(1 perc)

Végpolimerizáció 
(3 perc)

Gum Opaque   0.2 mm       
Gum Opaque Modifier   0.2 mm 
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Megjegyzés:
A transzlucens Gum (G20) és a Gum Modifier (GM30) átvilágítási mélysége 
megegyezik a Gum Translucent-ével.

Végpolimerizáció

Gum, Gum Modifier és Gum Translucent átvilágítási ideje

GC LABOLIGHT LV- III, II 30 másodperc 3 perc 
GC STEPLIGHT SL-I 10 másodperc
Halogen / G-Light 20 másodperc 1 perc
Megjegyzés:
1) A GC STEPLIGHT SL-I nem alkalmazható végpolimerizációhoz.
2) Ha kézi fénypolimerizáló készüléket* használ, a tökéletes polimerizáció
 érdekében minden irányból világítsa meg.

ElőpolimerizációFénypolimerizáló készülék  

ŚWIATŁOUTWARDZALNY SYSTEM KOMPOZYTOWY
W ODCIENIACH DZIĄSEŁ 

Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję stosowania.

Wyłącznie do stosowania przez techników dentystycznych i lekarzy 
dentystów według zalecanych wskazań.

WSKAZANIA
Odtwarzanie tkanki dziąseł do uzupełnień takich jak nadbudowy 
implantów i protezy ruchome na podbudowie z metalu.

PRZECIWWSKAZANIA
W rzadkich przypadkach, u niektórych osób produkt może wywołać 
alergię. Jeżeli dojdzie do takich reakcji, należy przerwać 
stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

INSTRUKCJA STOSOWANIA
W następujących etapach procedury (Nr 1-5), zapoznaj się również 
z instrukcją stosowania GC GRADIA.
1. Wykonanie podbudowy metalowej
 1) Wymodelować podbudowę w wosku w typowy sposób.
 2) Wykonać odlew w typowy sposób.
 3) Opracować i dopasować odlew w typowy sposób przy użyciu
  wiertła węglikowego.
2. Obróbka podbudowy metalowej
 1) Wypiaskować obszar retencji przy użyciu  50 do 110
  mikronowego tlenku glinu.
 2) Oczyścić suchym, nie zawierającym oleju powietrzem.
3. Stosowanie GC METALPRIMER II
 Obszar retencji pokryć stosując jedną lub dwie cienkie warstwy
 GC METALPRIMER II.
   Uwaga: 
 Bezpośrednio po naniesieniu GC METALPRIMER II rozpocząć
 nakładanie opakera GC GRADIA OPAQUE, aby uniknąć
 zanieczyszczenia obszaru retencji. 
4. Nakładanie i utwardzanie światłem GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Nałożyć warstwę opakera GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE  
 na obszar retencji w celu zamaskowania koloru metalu.   
 Utwardzić światłem przez 1 minutę przy użyciu  urządzenia GC
 LABOLIGHT LV-III.
 Uwaga:
 Opakera GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE nie można
 utwardzać światłem przy użyciu lampy GC STEPLIGHT SL-I.
5. Modelowanie warstwowe licówki korony
 Nałożyć kompozyt GC GRADIA i utwardzić światłem według
 instrukcji stosowania GC GRADIA .
6. Nakładanie i utwardzanie wstępne opakera w kolorze dziąsła
 Gum Opaque (GO)
 Nałożyć dwie cienkie warstwy opakera Gum Opaque (GO) na
 część dziąsłową podbudowy metalowej. Każdą warstwę
 tymczasowo utwardzić światłem przez 1 minutę przy użyciu
 urządzenia GC LABOLIGHT LV-III.
 Uwaga: 
 1) Do utwardzania światłem odnoszą się informacje zawarte
  w tabeli poniżej – Czas naświetlania i głębokość polimeryzacji.
 2) Aby dopasować kolor, na utwardzony światłem opaker Gum
  Opaque należy nałożyć modyfikator pakera Gum Opaque
  Modifier (GOM51). Następnie przez 1 minutę utwardzić
  światłem stosując GC LABOLIGHT LV-III.
 3) Opakera Gum Opaque i modyfikatora Gum Opaque Modifier
  nie można utwardzać światłem przy użyciu lampy GC
  STEPLIGHT SL-I.
7. Nakładanie, polimeryzacja wstępna i ostateczna past
 dziąsłowych Gum (G)
 Rozpocząć nakładanie pasty Gum (G). Następnie utwardzić
 tymczasowo światłem przez 30 sekund przy użyciu urządzenia
 GC LABOLIGHT LV-III lub przez 10 sekund stosując lampę GC
 STEPLIGHT SL-I. Ostateczne utwardzanie światłem przez 3
 minuty przeprowadzić przy użyciu urządzenia GC LABOLIGHT
 LV-III.
 Uwaga:
 1) Jeżeli grubość nałożonej pasty dziąsłowej przekracza
  głębokość polimeryzacji podaną w tabeli, materiał nakładać
  warstwami i odpowiednio utwardzać światłem (w urządzeniu
  GC LABOLIGHT LV-III).
 2) W przypadku rozległych uzupełnień, materiał nakładać
  porcjami po każdej stronie zęba i przeprowadzić odpowiednio
  ostateczne utwardzanie światłem w celu zminimalizowania
  skurczu polimeryzacyjnego.
 3) W razie potrzeby nałożyć modyfikator Gum Modifier (GM) lub
  odcień przezierny Gum Translucent (GT).
 4) Jeżeli w obszarze dziąseł pożądane jest odtworzenie naczyń
  krwionośnych, dodać Gum Fiber (GF71) do przeziernego
  modyfikatora Gum Modifier (GM30) lub materiału w innym
  odcieniu, zmieszać, nałożyć i utwardzić światłem.
 5) W przypadku stosowania włókien Gum Fiber, należy pokryć je
  pastą przezierną Gum Translucent. Utwardzić światłem
  i wypolerować.
8. Usuwanie warstwy inhibicji tlenowej i korekta kształtu
 Usunąć warstwę inhibicji tlenowej i dopasować kształt przy
 użyciu wiertła węglikowego, diamentu lub frezu korundowego. 
9. Opracowanie
 Pozostawić grubszy niż pożądany brzeg i stopniowo
 opracowywać przy użyciu gumki lub silikonu do polerowania.
10.Polerowanie
 Wygładzić i wypolerować, aby zakończyć odbudowę dziąsła.

       
 

   
 

                 
             

PRZECHOWYWANIE:
Przechowywać w chłodnym miejscu z dala od bezpośredniego 
światła słonecznego. 
(Okres przechowywania: 2 lata od daty produkcji)

ODCIENIE & OPAKOWANIA (GRADIA odcienie dziąseł)
1. Opakowanie Starter 
 Strzykawka z 2.4 ml roztworu - Gum Opaque (GO11)  1
 Strzykawka z 2.4 ml roztworu - Gum Opaque (GO13 ) 1
 Strzykawka z 2.9 ml pasty     - Gum (G21) 1
 Strzykawka z 2.9 ml pasty     - Gum (G22) 1
 Strzykawka z 2.9 ml pasty     - Gum (G23) 1
 Strzykawka z 2.9 ml pasty     - Gum (G24) 1
 Strzykawka z 2.4 ml żelu         - Gum Translucent (GT41)  1
 Tacka do mieszania jednorazowego użytku 5
 Osłona ochronna na światło 1
 Bloczek do mieszania No.22 1
 Pędzelek No.7 1
 Zestaw na próbki odcieni  1
 Tabela kolorów  1
2. Opakowania uzupełniające
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 lub GO13)
         Strzykawka z 2.4 ml roztworu 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Strzykawka z 2.4 mL roztworu
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 lub G24)
       Strzykawka z 2.9 mL pasty
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 lub
  GM36)
       Strzykawka z 2.4 mL żelu
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Strzykawka z 2.4 mL żelu
 f.  Fiber (GF71)
       Butelka z 0.4g włókien

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. W przypadku kontaktu z tkankami jamy ustnej lub skórą, należy
 natychmiast usunąć gąbką lub wacikiem nasączonym alkoholem.
 Spłukać wodą.
2. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przepłukać wodą
 i zasięgnąć porady lekarza.
3. Uważać, aby nie doszło do połknięcia materiału.
4. Jeśli materiał jest przechowywany w lodówce, wyjąć z lodówki
 i pozostawić w temperaturze pokojowej przez co najmniej 30
 minut przed użyciem.
5. Po pobraniu materiału, należy użyć tak szybko jak to możliwe.
 Należy koniecznie usunąć wszelkie pozostałości materiału
 z końcówki strzykawki i założyć osłonę natychmiast po użyciu
6. Nie mieszać z innymi materiałami.
7. Do utwardzania materiału światłem, należy stosować czas
 naświetlania podany w tabeli powyższj. Nie używać lamp
 ultrafioletowych lub lamp polimeryzacyjnych emitujących światło
 widzialne, które mogą oddawać światło ultrafioletowe.
8. Podczas utwardzania materiału światłem, nie patrzeć
 bezpośrednio na światło.
9. Podczas opracowywania lub polerowania żywicy kompozytowej
 używać wyciągu i maski przeciwpyłowej, aby uniknąć wdychania
 pyłu.
10. Pędzel po użyciu można czyścić alkoholem.
 
Ostatnia aktualizacja : 08/2012
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Urządzenie do utwardzania światłem  Utwardzanie wstępne
GC LABOLIGHT LV- III, II    1 min 
Halogen / G-Light     20 sek.

Czas naświetlania dla past Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Uwaga: 
1) Lampa GC STEPLIGHT SL-I nie może być stosowana do utwardzania
 światłem powyższych materiałów.
2) W przypadku stosowania urządzenia do polimeryzacji światłem typu
 ręcznego*, naświetlać ze wszystkich stron, aby zapewnić całkowitą
 polimeryzację materiału.

Głębokość polimeryzacji (przy użyciu GC LABOLIGHT LV-III)

Czas naświetlania 

Odcienie

Utwardzanie 
wstępne
(30 sek.)

Utwardzanie 
wstępne
 (1 min)

Utwardzanie 
ostateczne
(3 min)

Gum Opaque   0.2 mm       
Gum Opaque Modifier   0.2 mm 
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Uwaga:
Głębokości polimeryzacji dla odcieni przeziernych G20 i GM30 są równe
głębokości polimeryzacji odcienia Gum Translucent.

Utwardzanie 
ostateczne

Czas naświetlania dla past Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

GC LABOLIGHT LV- III, II 30 sek. 3 min 
GC STEPLIGHT SL-I 10 sek.
Halogen / G-Light 20 sek. 1 min

Uwaga: 
1) Lampa GC STEPLIGHT SL-I nie może być stosowana do utwardzania
 ostatecznego.
2) W przypadku stosowania urządzenia do polimeryzacji światłem typu
 ręcznego*, naświetlać ze wszystkich stron, aby zapewnić całkowitą
 polimeryzację materiału.

Utwardzanie 
wstępne

Urządzenie do 
utwardzania światłem  

SISTEM COMPOZIT FOTO-POLIMERIZABIL PENTRU 
RECONSTRUCŢIA ŢESUTULUI GINGIVAL

A se utiliza doar de către tehnicienii dentari pentru indicaţiile 
recomandate.

INDICAŢII RECOMANDATE
Reproducerea ţesutului gingival pentru restaurări coronare, cum ar 
fi suprastructurile pe implante şi protezele scheletate.

CONTRAINDICAŢII
În cazuri rare acest produs poate cauza sensibilitate la anumite
persoane. În cazul în care apar astfel de reacţii, opriţi utilizarea 
produsului şi consultaţi medicul.

INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE
Pentru următoarele etape (Nr.1-5) ale procedurii, consultaţi 
instrucţiunile de folosire ale GC GRADIA
1. Realizarea suportului metalic
 1) Se modelează suportul în mod obişnuit.
 2) Se toarnă în mod obişnuit. 
 3) Cu ajutorul unei freze diamantate, se ajustează în mod
  obişnuit.
2. Tratamentul suportului metalic
 1) Se sablează zonele retentive utilizând oxid de aluminiu 50
  până la 110 microni.
 2) Se curăţă cu aer uscat, necontaminat cu ulei.
3. Aplicarea lui GC METALPRIMER II
 Se aplică o dată sau de două ori un strat subţire de GC
 METALPRIMER II pe zona de retenţie.
   Notă: 
 După aplicarea lui GC METALPRIMER II, începeţi imediat să
 aplicaţi GC GRADIA OPAQUE pentru a evita contaminarea zonei
 retentive.
4. Aplicarea şi foto-polimerizarea GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Se aplică un strat de GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE pe
 zona de retenţie pentru a masca culoarea metalului. Se
 foto-polimerizează timp de 1 minut utilizând GC LABOLIGHT
 LV-III.
 Notă:
 GC STEPLIGHT SL-I nu poate fi utilizat pentru foto-polimerizarea
 produsului GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Realizarea coroanei faţetate
 Se aplică compozitul GC GRADIA şi se foto-polimerizează
 conform instrucţiunilor de folosire GC GRADIA.
6. Aplicarea şi pre-polimerizarea lui Gum Opaque (GO)
 Se aplică două straturi subţiri de Gum Opaque (GO) pe zona
 gingivală a suportului metalic. Se pre-polimerizează fiecare strat
 timp de 1 minut utilizând GC LABOLIGHT LV-III.
 Notă: 
 1) Pentru foto-polimerizare consultaţi graficul Timpului de
  Iradiere şi Adâncimea Polimerizării de mai jos.
 2) Pentru modificarea culorii, se aplică Gum Opaque Modifier
  (GOM51) peste Gum Opaque foto-polimerizat. Se
  foto-polimerizează timp de 1 minut utilizând GC LABOLIGHT
  LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I nu poate fi utilizat pentru
  foto-polimerizarea produselor Gum Opaque şi Gum Opaque
  Modifier.  
7. Aplicarea, pre-polimerizarea şi polimerizarea finală a Gum (G)
 Se aplică Gum (G). Se pre-polimerizează timp de 30 secunde
 utilizând GC LABOLIGHT LV-III sau timp de 10 secunde utilizând
 GC STEPLIGHT SL-I. Foto-polimerizarea finală se realizează
 utilizând GC LABOLIGHT LV-III timp de 3 minute.
   Notă:
 1) Dacă aplicarea lui Gum depăşeşte adâncimea optimă de
  polimerizare menţionată în grafic, se aplică în straturi şi se
  foto-polimerizează fiecare în parte (cu GC LABOLIGHT LV-III).
 2) În cazul restaurărilor cu mai mult de trei elemente, se aplică în
  secţiuni pe fiecare parte a unui dinte şi se realizează
  polimerizarea finală a fiecărei secţiuni pentru a minimiza
  contracţia la priză.
 3) Se aplică Gum Modifier (GM) sau Gum Translucent (GT) în
  funcţie de necesitate.
 4) Dacă se doreşte reproducerea vaselor de sânge din zona
  gingivală, se încorporează Gum Fiber (GF71) în Gum Modifier
  (GM30) translucent sau un material cu o nuanţă diferită, se
  amestecă, se aplică şi se foto-polimerizează.  
 5) Atunci când se utilizează Gum Fiber, trebuie acoperit cu Gum
  Translucent. Se foto-polimerizează şi se lustruieşte.
8. Îndepărtarea stratului inhibitor de oxigen şi ajustarea conturului
 Îndepărtaţi stratul inhibitor de oxigen şi ajustaţi conturul utilizând
 o freză diamantată, vârfuri diamantate sau carborundum.
9. Finisarea
 Se păstrează marginea mai groasă decât necesar şi se finisează
 progresiv cu un vârf de silicon sau cauciuc.
10.Lustruirea şi şlefuirea
 Lustruiţi şi şlefuiţi în mod obişnuit pentru a finisa restaurarea
 gingivală.

DEPOZITARE
Depozitaţi într-un spaţiu răcoros, ferit de lumina solară directă.
(Valabilitate la raft: 2 ani de la data fabricării)

NUANŢE & AMBALARE (GRADIA nuanţe gingivale)
1. Pachet Starter 
 Seringă de 2.4 ml soluţie - Gum Opaque (GO11)  1
 Seringă de 2.4 ml soluţie - Gum Opaque (GO13 ) 1
 Seringă de 2.9 ml pastă     - Gum (G21) 1
 Seringă de 2.9 ml pastă     - Gum (G22) 1
 Seringă de 2.9 ml pastă     - Gum (G23) 1
 Seringă de 2.9 ml pastă     - Gum (G24) 1
 Seringă de 2.4 ml gel         - Gum Translucent (GT41)  1
 Palete de unică folosinţă 5
 Capac de protecţie împotriva luminii  1
 Hârtie de amestec Nr.22 1
 Pensulă Nr.7 1
 Kit cheie de culori 1
 Grafic nuanţe 1
2. Rezerve
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
        Seringă de 2.4 ml soluţie 
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
        Seringă de 2.4 mL soluţie
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
       Seringă de 2.9 mL pastă
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or
  GM36)
       Seringă de 2.4 mL gel
 e. Gum Translucent (GT41)
        Seringă de 2.4 mL gel
 f.  Fiber (GF71)
  Flacon cu 0.4g fibre

ATENŢIE
1. În cazul contactului cu ţesutul oral sau cu pielea, îndepărtaţi
 imediat cu o buletă  sau un burete înmuiat în alcool. Clătiţi cu
 apă.
2. În cazul contactului cu ochii, clătiţi imediat cu apă şi consultaţi
 medicul.
3. A se evita ingestia materialului.
4. Dacă materialul este păstrat la frigider,  se scoate din frigider şi
 se lasă la temperatura camerei cel puţin 30 de minute înainte de
 utilizare. 
5. După dozarea materialului, acesta se utilizează cât mai repede
 posibil. Se verifică dacă s-a îndepărtat orice material rezidual din
 vârful seringii şi se închide capacul imediat după utilizare . 
6. A nu se amesteca cu alte materiale.
7. La foto-polimerizarea materialului, trebuie respectat timpul de
 iradiere menţionat în graficul de mai sus. Nu se utilizează lămpi
 cu ultraviolete sau cu lumină vizibilă care pot radia ultraviolete.
8. La foto-polimerizarea materialului, nu priviţi direct în lumină.
9. Atunci când se ajustează sau se lustruieşte compozitul răşinic,
 utilizaţi un colector de praf şi o mască de protecţie pentru a evita
 inhalarea prafului.  
10. După utilizare pensula poate fi curăţată cu alcool.

Revizuit ultima dată : 08/2012
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Lampă de polimerizare   Pre-polimerizare  
GC LABOLIGHT LV- III, II    1 min. 
Halogen / G-Light     20 sec.

Timp de Iradiere pentru Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Notă: 
1) GC STEPLIGHT SL-I nu poate fi utilizat pentru foto-polimerizarea
 materialelor menţionate mai sus.
2) Atunci când se foloseşte o lampă manuală de polimerizare*, lumina trebuie
 aplicată în toate direcţiile pentru o polimerizare completă.

Adâncimea polimerizării (utilizând GC LABOLIGHT LV-III)

Timp de iradiere  

Nuanţe

Pre-
polimerizare
(30 sec.)

Pre-
polimerizare
 (1 min.)

Polimerizare 
finală
 (3 min.)

Gum Opaque   0.2 mm       
Gum Opaque Modifier   0.2 mm 
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Notă:
Adâncimile de polimerizare pentru Gum (G20) translucent şi Gum
Modifier (GM30) sunt echivalente cu cele ale lui Gum Translucent

Polimerizare 
finală

Timp de Iradiere pentru Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

GC LABOLIGHT LV- III, II 30 sec. 3 min. 
GC STEPLIGHT SL-I 10 sec.
Halogen / G-Light 20 sec. 1 min.
Notă:
1) GC STEPLIGHT SL-I nu poate fi utilizat pentru polimerizarea finală.
2) Atunci când se foloseşte o lampă manuală de polimerizare*, lumina
 trebuie aplicată în toate direcţiile pentru o polimerizare completă.

Pre-
polimerizareLampă de polimerizare  

СВЕТООТВЕРЖДАЕМАЯ КОМПОЗИТНАЯ СИСТЕМА 
ДЕСНЕВЫХ ОТТЕНКОВ

Материал предназначен только для профессионального 
применения в соответствии с показаниями, описанными в 
настоящей инструкции.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Имитация десневых тканей при изготовлении коронковых 
частей протезов, например супраструктур имплантов или 
металлических каркасов съемных протезов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
В редких случаях у некоторых лиц материал может вызвать 
повышенную чувствительность. Если наблюдаются такие 
реакции, прекратите использование материала и обратитесь 
к врачу соответствующей специализации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Шаги 1-5 данной процедуры описаны в инструкции по 
применению системы GC GRADIA.
1. Изготовление металлического каркаса
 1) Изготовьте восковую модель обычным путем.
 2) Отлейте каркас обычным образом.
 3) Карбидным бором подгоните каркас.
2. Обработка металлического каркаса
 1) Отпескоструйте ретенционную поверхность оксидом
  алюминия 50-110 мкм.
 2) Очистите сухим воздухом, не содержащим масла.
3. Нанесение GC METALPRIMER II
 Нанесите на ретенционную поверхность один или два
 тонких слоя GC METALPRIMER II.
 Примечание:
 Во избежание загрязнения ретенционной поверхности
 начинайте наносить опаки GC GRADIA OPAQUE сразу же
 после нанесения GC METALPRIMER II.
4. Нанесение и светоотверждение GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Для маскировки металла нанесите слой GC GRADIA
 FOUNDATION OPAQUE. Засветите в течение 1 минуты в
 GC LABOLIGHT LV-III.
 Примечание:
 GC STEPLIGHT SL-I не может использоваться для
 светоотверждения GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Изготовление металлокомпозитной коронки
 Нанесите композит GC GRADIA и проведите
 светоотверждение в соответствии с инструкциями по
 применению GC GRADIA.
6. Нанесение и промежуточная полимеризация Gum Opaque
 (GO)
 Нанесите два тонких слоя Gum Opaque (GO) на десневой
 участок металлического каркаса. Произведите
 предварительную полимеризация каждого слоя в течение
 1 минуты в GC LABOLIGHT LV-III.
 Примечания:
 1) Время и глубина полимеризации представлены в
  таблице ниже.
 2) Для коррекции цвета нанесите Gum Opaque Modifier
  (GOM51) на поверхность отвержденного Gum Opaque.
  Произведите предварительную полимеризацию в
  течение 1 минуты в GC LABOLIGHT LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I не может использоваться для
  светоотверждения Gum Opaque и Gum Opaque Modifier.
7. Нанесение, предварительная и финальная полимеризация 
 десневых оттенков (G)
 Нанесите десневой оттенок (G). Произведите
 промежуточную полимеризацию в течение 30 секунд в
 GC LABOLIGHT LV-III, или в течение 10 секунд в 
 GC STEPLIGHT SL-I. Окончательная полимеризация
 проводится в течение 3 минут в GC LABOLIGHT LV-III.
 Примечания:
 1) Если глубина слоя материала превышает значение,
  указанное в таблице, следует наносить его послойно,
  производя полимеризацию каждого слоя
  соответствующим образом (в GC LABOLIGHT LV-III).
 2) При работе над мостовидным протезом большой
  протяженности наносите материал по частям на каждой
  стороне зуба, окончательная полимеризация
  производится как обычно. Это позволит минимизировать
  полимеризационную усадку.
 3) При необходимости нанесите Gum Modifier (GM) или Gum
  Tranlusent (GT).
 4) Если нужно сымитировать кровеносные сосуды в
  десневой ткани, добавьте волокна Gum Fiber (GF71) в
  прозрачный оттенок Gum Modifier (GM30) или в любой
  другой, перемешайте, нанесите смесь и произведите
  полимеризацию.
 5) При использовании Gum Fiber следующим слоем
  реставрация покрывается Gum Tranlusent,
  светоотверждается и полируется.
8. Удаление ингибированного кислородом слоя и
 контурирование
 Удалите ингибированный кислородом слой и проведите
 контурирование карбидным бором, алмазными или
 карборундовыми головками.
9. Финишная обработка
 Оставьте граничные участки несколько толще, чем
 необходимо, и произведите финишную обработку
 резиновыми или силиконовыми головками.
10. Полировка
 Полировка производится обычным способом.

 

ХРАНЕНИЕ
Храните материал в прохладном темном месте вдали от 
прямого солнечного света.
(Срок годности: 2 года от указанной даты производства)

ОТТЕНКИ И УПАКОВКА (GRADIA gum shades)
1. Стартовый набор
 Шприц (жидкость) 2.4 мл - Gum Opaque (GO11) 1
 Шприц (жидкость) 2.4 мл - Gum Opaque (GO13) 1
 Шприц (паста) 2.9 мл     - Gum (G21) 1
 Шприц (паста) 2.9 мл     - Gum (G22) 1
 Шприц (паста) 2.9 мл     - Gum (G23) 1
 Шприц (паста) 2.9 мл     - Gum (G24) 1
 Шприц (гель) 2.4 мл       - Gum Translucent (GT41)  1
 Одноразовая палитра  5
 Светозащитное покрытие  1
 Панель для замешивания No.22     1
 Кисть No.7 1
 Расцветка  1
 Таблица соответствия цветов  1
2. Отдельно
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 или GO13)
        Шприц (жидкость) 2.4 мл
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
        Шприц (жидкость) 2.4 мл
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 или G24)
       Шприц (паста) 2.9 мл
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35
  или GM36)
       Шприц (гель) 2.4 мл
 e. Gum Translucent (GT41)
        Шприц (гель) 2.4 мл
 f.  Fiber (GF71)
       Флакон 0.4 г волокон

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. При попадании материала на слизистую полости рта или
 на кожу немедленно удалите его губкой или ваткой,
 смоченной в спирте. Промойте водой.
2. При попадании материала в глаза немедленно промойте
 их водой и обратитесь к врачу.
3. Не допускайте проглатывания материала пациентом.
4. Если материал хранился в холодильнике, то перед
 использованием его следует на 30 минут оставить при
 комнатной температуре.
5. После выдавливания материала его нужно использовать
 как можно быстрее. Сразу же после выдавливания
 закрывайте шприц колпачком, убедившись, что в носике
 шприца нет материала.
6. Не смешивайте с другими материалами.
7. Проводя светоотверждение, соблюдайте время, указанное
 в таблицах. Не используйте полимеризаторы, излучающие
 ультрафиолет.
8. При светоотверждении материала не смотрите прямо на
 свет.
9. При подгонке и полировке композита используйте
 пылезаборник и надевайте маску для защиты от пыли.
10.После использования кисточку следует очищать спиртом.

Последняя редакция : 08/2012
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Полимеризатор                Время  
GC LABOLIGHT LV-III, II    1 мин 
Halogen / G-Light     20 сек

Время полимеризации для Gum Opaque и Gum Opaque Modifier

Примечания:
1) GC STEPLIGHT SL-I не может использоваться для полимеризации
 указанных материалов.
2) Применяя терапевтический полимеризатор*, для полной
 полимеризации засвечивайте материал с разных сторон.

Глубина полимеризации (с использованием GC LABOLIGHT LV-III)

Время
полимеризации

Оттенки

Промежуточная
полимеризация
(30 сек)

Промежуточная
полимеризация
(1 мин) 

Финальная
полимеризация
(3 мин)

Gum Opaque   0.2 мм       
Gum Opaque Modifier   0.2 мм 
Gum  1.1 мм               2.5 мм 
Gum Modifier      0.8 мм                 1.5 мм 
Gum Translucent      3.0 мм             5.0 мм  

Примечание:
Глубина полимеризации прозрачного оттенка GUM (G20) и Gum 
Modifier (GM30) идентичны глубине отверждения Gum Translucent.

Финальная
полимеризация

Время полимеризации для Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

GC LABOLIGHT LV-III, II 30 сек 3 мин 
GC STEPLIGHT SL-I 10 сек
Halogen / G-Light 20 сек 1 мин
Примечания:
1) GC STEPLIGHT SL-I не может использоваться для полимеризации
 указанных материалов.
2) Применяя терапевтический полимеризатор*, для полной
 полимеризации засвечивайте материал с разных сторон.

Промежуточная
полимеризация

Полимеризатор
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For use only by a dental professional in the recommended 
indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
Reproduction of gum tissue for crown restorations, such as 
implant superstructures and removable metal frames.

CONTRAINDICATIONS
In rare cases the product may cause sensitivity to some persons. 
If such reactions are experienced, discontinue use of the product 
and refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE
For the following steps (No.1-5) of the procedure, refer to GC 
GRADIA instructions for use.
1.  Production of Metal Framework
 1)  Wax up framework in usual manner.
 2)  Cast in usual manner.
 3)  Using a carbide bur, adjust casting in usual manner.
2. Treatment of Metal Framework
 1)  Sandblast retention area using 50 to 110 micron aluminum    
  oxide.
 2) Clean with dry, oil-free air.
3. Application of GC METALPRIMER II
 Apply one or two thin coats of GC METALPRIMER II to the   
 retention area.
   Note : 
 After application of the GC METALPRIMER II, immediately start
 to apply GC GRADIA OPAQUE to avoid contamination of the   
 retention area.
4. Application and Light curing of GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
   Apply a layer of GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE to the   
 retention area to mask the metal colour. Light cure for 1 minute  
 using the GC LABOLIGHT LV- III.
 Note :
 The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing GC   
 GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Build-up of veneer crown
   Apply GC GRADIA composite and light cure according to GC   
 GRADIA instructions for use.
6. Application and Pre-light curing of Gum Opaque (GO)
    Apply two thin layers of Gum Opaque (GO) to the gum part of
  the metal framework. Temporarily light cure each layer for 1
 minute  using the GC LABOLIGHT LV-III.
 Note : 
 1) For light curing refer to the following chart of Irradiation time
  and Depth of cure.
    2) For colour adjustment, apply Gum Opaque Modifier    
  (GOM51) to the light cured Gum Opaque. Light cure for 1   
  minute using the GC LABOLIGHT LV-III.
 3) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used for light curing   
  Gum Opaque and Gum Opaque Modifier.  
7.  Application, Pre-curing and Final curing of Gum (G)
   Apply Gum (G). Temporarily light cure for 30 seconds using the
 GC LABOLIGHT LV-III or for 10 seconds using the GC   
 STEPLIGHT SL-I. Finally light cure for 3 minutes using the GC  
 LABOLIGHT LV-III.
   Note :
 1) If gum application exceeds the depth of cure mentioned in
  the chart, apply in layers and light cure respectively (in the
  GC LABOLIGHT LV-III).
 2)  In case of long span restorations, apply in sections to each
  side of one tooth and carry out final cure respectively in order
  to minimise curing shrinkage.
 3) Apply Gum Modifier (GM) or Gum Translucent (GT)
  as necessary.
 4) If it is desired to reproduce blood vessels in the gum area,   
  incorporate Gum Fiber (GF71) in translucent Gum Modifier
  (GM30) or material of another shade, mix, apply and light
  cure.  
 5) When using Gum Fiber, cover with Gum Translucent. Light
  cure and polish.
8. Removal of air inhibited layer and Shape adjustment 
    Remove air inhibited layer and adjust contour using a carbide
 bur, diamond point or carborundum point.
9. Finish
   Leave the margin thicker than desired and progressively finish  
 using a rubber point or silicone point.
10. Polish and Buff
   Polish and buff in usual manner to complete the gum
 restoration.

STORAGE
Store in a cool place away from direct sunlight.
(Shelf life : 2 years from date of manufacture)

SHADES & PACKAGES (GRADIA gum shades)
1.  Starter Package
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO11)   1
 Syringe of 2.4mL solution - Gum Opaque (GO13)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G21)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G22)    1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G23)   1
 Syringe of 2.9mL paste     - Gum (G24)   1
 Syringe of 2.4mL gel         - Gum Translucent (GT41)    1
 Disposable palette     5
 Light protective cover    1
 Mixing pad No. 22    1
 Brush No. 7     1
 Shade guide kit   1
 Color chart  1
2. Refill Packages
 a.  Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
         Syringe of 2.4mL solution 
 b.  Gum Opaque Modifier (GOM51)
         Syringe of 2.4mL solution
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
       Syringe of 2.9mL paste
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or
  GM36)
       Syringe of 2.4mL gel
 e.  Gum Translucent (GT41)
        Syringe of 2.4mL gel
 f.  Gum Fiber (GF71)
       Bottle of 0.4g fibers

CAUTION
1.  In case of contact with oral tissues or skin, remove immediately  
 with a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and
 seek medical attention.
3. Take care to avoid ingestion of the material.
4. If material is stored in a refrigerator, remove from refrigerator
 and leave to stand at room temperature for at least 30 minutes
 before use. 
5. After dispensing material, use as quickly as possible. Be sure to  
 remove any residual material from the tip of the syringe and   
 replace cap immediately after use. 
6. Do not mix with other materials.
7.  When light curing material, be sure to follow the irradiation time  
 described in the above- mentioned chart. Do not use ultraviolet  
 lights or visible light curing devices that can radiate ultraviolet
 light.
8. When light curing material, do not look directly into the light.
9. When adjusting or polishing composite resin, use a dust   
 collector and wear a dust mask to avoid inhaling dust.  
10. The brush can be cleaned with alcohol after use.

Last revised : 08/2012

Light curing device  Pre-cure     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min. 
Halogen / G-Light  20 sec.    
Note : 
1) The GC STEPLIGHT SL-I cannot be used to light cure the above 
 materials.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in
 all directions for complete polymerization.

Irradiation time for Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Irradiation time for Gum, Gum Modifier, Gum Translucent
Light curing device  Pre-cure  Final cure 
GC LABOLIGHT LV- III, II   30 sec.        3 min. 
GC STEPLIGHT SL- I  10 sec.    
Halogen / G-Light    20 sec.          1 min. 
Note :
1) The GC STEPLIGHT SL- I cannot be used for final curing.
2) When using a hand held type light curing device*, apply light in all 
 directions for complete polymerization.

Depth of cure (using the GC LABOLIGHT LV- III)

Irradiation time

 0.2 mm 

Shades
Pre-cure
(30 sec.)

Pre-cure
 (1 min.)

Final cure
(3 min.)

Gum Opaque             0.2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  
Note :
The depths of cure for translucent Gum (G20) and Gum Modifier
(GM30) are equivalent to that of Gum Translucent.
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SVETLOM TUHNÚCI KOMPOZITNÝ SYSTÉM V 
GINGIVÁLNYCH ODTIEŇOCH

Určené na použitie výhradne v dentálnej praxi v odporúčaných 
indikáciách.

ODPORÚČANÉ INDIKÁCIE
Reprodukcia gingiválneho tkaniva pre korunkové dostavby ako 
napr. supraštruktúry implantátov a snímateľné kovové skelety.

KONTRAINDIKÁCIE
V ojedinelých prípadoch môže výrobok vyvolať u niektorých osôb 
precitlivenosť. V takom prípade prerušte používanie výrobku a 
obráťte sa na lekára.

NÁVOD NA POUŽITIE
V nasledujúcich krokoch (č. 1-5) postupujte podľa návodu na 
použitie GC GRADIA.
1. Zhotovenie kovovej konštrukcie
 1) Konštrukciu vymodelujte z vosku zvyčajným spôsobom.
 2) Odlejte zvyčajným spôsobom.
 3) Odliatok upravte karbidovým vrtáčikom zvyčajným spôsobom.
2. Ošetrenie kovovej konštrukcie
 1) Opieskujte retenčnú oblasť oxidom hlinitým o zrnitosti 50 až
  110 μ.
 2) Vyčistite suchým vzduchom bez prímesi oleja.
3. Aplikácia GC METALPRIMER II
 Na retenčnú oblasť naneste jednu alebo dve tenké vrstvy GC
 METALPRIMER II.
 Poznámka: 
 Po nanesení GC METALPRIMER II ihneď začnite nanášať GC
 GRADIA OPAQUE, aby nedošlo ku kontaminácii retenčnej
 oblasti.
4. Aplikácia a vytvrdzovanie GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Na retenčnú oblasť naneste vrstvu GC GRADIA FOUNDATION  
 OPAQUE na prekrytie farby kovu. Vytvrdzujte 1 minútu
 pomocou GC LABOLIGHT LV-III.
 Poznámka:
 Na svetelnú polymerizáciu GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE nie je vhodný GC STEPLIGHT SL-I.
5. Dostavba fazetovej korunky
 Naneste kompozit GC GRADIA a vytvrdzujte podľa návodu na
 použitie GC GRADIA.
6. Aplikácia a predbežná polymerizácia Gum Opaque (GO)
 Dve tenké vrstvy Gum Opaque (GO) naneste na gingiválnu časť
 kovovej konštrukcie. Každú vrstvu predbežne vytvrdzujte 1
 minútu pomocou GC LABOLIGHT LV-III.
 Poznámka: 
 1) Pri vytvrdzovaní svetlom postupujte podľa uvedenej tabuľky
  Čas osvietenia a Hĺbka vytvrdzovania.
 2) Na úpravu farby naneste na vytvrdený Gum Opaque Gum
  Opaque Modifier (GOM51). Vytvrdzujte 1 minútu pomocou
  GC LABOLIGHT LV-III.
 3) Na vytvrdenie Gum Opaque a Gum Opaque Modifier nie je
  vhodný GC STEPLIGHT SL-I. 
7. Aplikácia, predbežné vytvrdzovanie a konečné vytvrdenie Gum
 (G)
 Naneste Gum (G). Predbežne vytvrdzujte 30 sekúnd pomocou
 GC LABOLIGHT LV-III alebo 10 sekúnd pomocou GC
 STEPLIGHT SL-I. Konečné vytvrdzovanie vykonávajte počas 3
 minút pomocou GC LABOLIGHT LV-III.
  Poznámka:
 1) V prípade, že hrúbka nanesenej vrstvy ďasna je väčšia ako
  hĺbka vytvrdenia uvedená v tabuľke, nanášajte ju po vrstvách
  a každú vytvrdzujte osobitne (pomocou GC LABOLIGHT
  LV-III). 
 2) V prípade dostavieb s veľkým rozpätím nanášajte po
  častiach na každú stranu jedného zuba a konečné
  vytvrdzovanie vykonávajte postupne, aby ste minimalizovali
  polymerizačné zmršťovanie.
 3) Podľa potreby naneste Gum Modifier (GM) alebo Gum
  Translucent (GT).
 4) Ak sa v gingiválnej oblasti vyžaduje reprodukcia krvných
  vlásočníc (žiliek), do priesvitného Gum Modifier (GM30)
  pridajte Gum Fiber (GF71) alebo hmotu iného odtieňa,
  zamiešajte, naneste a polymerizujte. 
 5) Ak používate Gum Fiber, prekryte ho pomocou Gum
  Translucent. Polymerizujte a vyleštite.
8. Odstránenie vzduchom inhibovanej vrstvy a opracovanie 
 Odstráňte inhibičnú vrstvu a kontúrujte karbidovým vrtáčikom či
 diamantovým alebo karborundovým brúsikom.
9. Dokončenie
 Okraj ponechajte hrubší, ako potrebujete, a postupne
 dokončujte pomocou gumového alebo silikónového hrotu. 
10.Leštenie 
 Dostavbu ďasna dokončite vyleštením kotúčikmi bežným
 spôsobom. 

   
 
 

USKLADNENIE
Uchovávajte na chladnom mieste a chráňte pred priamym 
slnečným žiarením.
(Trvanlivosť: 2 roky od dátumu výroby)

ODTIENE A BALENIA (gingiválne odtiene GRADIA)
1. Úvodné balenie
 Striekačka 2,4 ml pasta - Gum Opaque (GO11)  1
 Striekačka 2,4 ml pasta - Gum Opaque (GO13 ) 1
 Striekačka 2,9 ml hmota - Gum (G21) 1
 Striekačka 2,9 ml hmota - Gum (G22) 1
 Striekačka 2,9 ml hmota - Gum (G23) 1
 Striekačka 2,9 ml hmota - Gum (G24) 1
 Striekačka 2,4 ml gél - Gum Translucent (GT41)  1
 Jednorazová paletka  5
 Ochranný štít 1
 Miešacia podložka č. 22 1
 Štetček č. 7 1
 Vzorkovník odtieňov 1
 Prehľad farieb  1
2. Náhradné balenia
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 alebo GO13)
  Striekačka 2,4 ml pasta 
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
  Striekačka 2,4 ml pasta
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
  Striekačka 2,9 ml hmota
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35
  nebo GM36)
  Striekačka 2,4 ml gél
 e. Gum Translucent (GT41)
  Striekačka 2,4 ml gél
 f. Žilky (GF71)
  Fľaštička 0,4g žiliek

UPOZORNENIE
1. V prípade kontaktu s ústnou sliznicou alebo pokožkou okamžite
 odstráňte hubkou alebo vatou namočenou v alkohole.
 Opláchnite vodou. 
2. V prípade zasiahnutia očí okamžite vypláchnite vodou a
 vyhľadajte lekára. 
3. Dbajte, aby nedošlo k prehltnutiu materiálu.
4. Ak materiál skladujete v chladničke, pred použitím ho vyberte
 z chladničky a nechajte stáť pri izbovej teplote najmenej 30
 minút. 
5. Hneď ako materiál nadávkujete, použite ho čo najskôr. Po
 použití odstráňte z hrotu striekačky všetky zvyšky materiálu a
 ihneď uzatvorte vekom. 
6. Nemiešajte s inými materiálmi.
7. Pri vytvrdzovaní materiálu dodržiavajte časy osvietenia
 uvedené v tabuľke. Nepoužívajte ultrafialové svetlo alebo
 polymerizačné lampy na viditeľné svetlo, ktoré môžu vyžarovať
 ultrafialové svetlo.
8. Pri vytvrdzovaní materiálu sa nepozerajte priamo do svetla.
9. Pri opracovaní alebo leštení kompozitnej živice použite
 odsávačku a ochrannú masku proti prachu, aby nedošlo k
 vdýchnutiu prachu. 
10. Štetček možno po použití vyčistiť alkoholom.
 
Naposledy upravené : 08/2012
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SVETLOBNO POLIMERIZIRAJOČ KOMPOZITNI SISTEM V 
BARVI DLESNI

Le za uporabo v strokovni zobozdravstveni praksi v priporočene 
namene.

PRIPOROČENE INDIKACIJE
Reprodukcija dlesni pri obnovah zobnih kron, kot so nadgradnje 
zobnih vsadkov in snemna kovinska ogrodja

KONTRAINDIKACIJE
V redkih primerih proizvod pri nekaterih osebah povzroča 
preobčutljivost. V primeru takšne reakcije, prenehajte z uporabo in 
obiščite zdravnika. 

NAVODILA ZA UPORABO
Pri naslednjih korakih (No.1-5) se držite navodil za uporabo GC 
GRADIA.
1. Izdelava kovinskega ogrodja
 1) Običajna izdelava navoska.
 2) Običajno izlitje.
 3) Z uporabo karbidnega svedra, prilagodite ogrodje.
2. Obdelava kovinskega ogrodja
 1) Speskajte retencijska mesta z uporabo 50 do 110 mikronskega
  aluminijevega oksida.
 2) Očistite s suhim zrakom, brez olja.
3. Nanos GC METALPRIMER II
 Nanesite eno ali dve tanki plasti GC METALPRIMER II na
 retencijska mesta.
   Opozorilo: 
 Takoj po nanosu GC METALPRIMER II, začnite z nanašanjem
 GC GRADIA OPAQUE, da se izognete kontaminaciji retencijskih
 mest.
4. Nanos in svetlobno strjevanje GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Nanesite tanko plast GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE na
 retencijska mesta, da zakrijete barvo kovine. Polimerizirajte
 1 minuto z uporabo GC LABOLIGHT LV-III.
 Opozorilo:
 GC STEPLIGHT SL-I se ne more uporabiti za svetlobno
 polimerizacijo GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Izgradnja fasete
 Nanesite GC GRADIA kompozit in svetlobno polimerizirajte,
 upoštevajoč navodila za uporabo GC GRADIA.
6. Nanos in začetno presvetljevanje Gum Opaque (GO)
 Nanesite dve plasti Gum Opaque (GO) na kovinsko ogrodje, ki je
 v nivoju dlesni. Začasno vsako plast presvetlite 1 minuto z
 uporabo GC LABOLIGHT LV-III.
 Opozorilo: 
 1) Pri svetlobni polimerizaciji upoštevajte tabeli Čas
  presvetljevanja in Globina presvetljevanja.
 2) Za barvno prilagajanje, nanestite Gum Opaque Modifier
  (GOM51) na že polimerizirano Gum Opaque. Svetlobno strjujte
  1 minuto z uporabo GC LABOLIGHT LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I se ne uporablja za svetlobno
  polimerizacijo Gum Opaque in Gum Opaque Modifier.  
7. Nanos, začetno presvetlejvanje in končno strjevanje Gum (G)
   Nanesite Gum (G). Začasno presvetlite 30 sekund z uporabo
 GC LABOLIGHT LV-III ali 10 sekund z GC STEPLIGHT SL-I.
 Dokončno polimerizirajte 3 minute z GC LABOLIGHT LV-III.
   Opozorilo:
 1) Če nanos dlesni presega globino presvetljevanja, ki je
  navedena v tabeli, nanašajte v plasteh, ki jih posamezno
  polimerizirate (v GC LABOLIGHT LV-III).
 2) V primeru dolgih mostov, nanesite v segmentih na vsaki strani
  posameznega zoba in dokončno strjevanje naj poteka
  postopoma, da zmanjšate polimerizacijski skrček.
 3) Nanesite Gum Modifier (GM) ali Gum Translucent (GT), če je
  potrebno.
 4) V primeru, da želite ponazoriti krvne žilice  na dlesni, vnesite
  Gum Fiber (vlakna) (GF71) v translucenten Gum Modifier
  (GM30) ali material druge barve, zmešajte, nanesite in
  polimerizirajte.  
 5) Ob uporabi Gum Fiber (vlaken) jih prekrijte z Gum Translucent.
  Svetlobno polimerizirajte in zagladite. 
8. Odstranitev z zrakom inhibirane plasti in prilagodite oblike
 Odstranite z zrakom inhibirano plast in prilagodite obliko s
 karbidnim svedrom, diamantom ali karborundno ploščo.
9. Zaključek
 Pustite rob debelejši od željenega in ga postopoma dokončno
 oblikujte z gumico ali silikonom. 
10.Glajenje in loščenje 
 Gladite in loščite kot običajno, da zaključite obnovo dlesni.

      

SHRANJEVANJE
Hranite na hladem prostoru, stran od direktne sončne svetlobe.
(Rok trajanja : 2 leti od datuma proizvodnje)

ODTENKI & PAKIRANJA (GRADIA gum odtenki)
1. Začetno pakiranje
 Brizga 2.4 ml paste     - Gum Opaque (GO11) 1
 Brizga 2.4 ml paste     - Gum Opaque (GO13 ) 1
 Brizga 2.9 ml paste     - Gum (G21) 1
 Brizga 2.9 ml paste     - Gum (G22) 1
 Brizga 2.9 ml paste     - Gum (G23) 1
 Brizga 2.9 ml paste     - Gum (G24) 1
 Brizga 2.4 ml gela       - Gum Translucent (GT41) 1
 Paleta za enkratno uporabo  5
 Zaščitni pokrov pred svetlobo 1
 Mešalna podloga Št.22 1
 Čopič Št.7 1
 Barvni ključ  1
 Barvna tabela  1
2. Naknadna pakiranja
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 or GO13)
  Brizga  2.4 ml paste 
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
  Brizga 2.4 mL paste
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
       Brizga 2.9 mL paste
 d. Gum Modifier (modifikator) (GM30, GM31, GM32, GM33,
  GM34, GM35 or GM36)
  Brizga 2.4 mL gela
 e. Gum Translucent (GT41)
  Brizga 2.4 mL gela
 f. Vlakna (GF71)
  Steklenička 0.4g vlaken

OPOZORILO
1. Pri stiku s kožo ali s tkivi ustne votline, takoj obrišite z gobo ali
 bombažem namočenim v alkohol. Sperite z vodo. 
2. Pri stiku z očmi, takoj sperite z vodo in poiščite zdravniško
 pomoč.
3. Pazite, da ne pride do zaužitja materiala. 
4. Če material shranjujte v hladilniku, ga pred uporabo pustite na
 sobni temepraturi vsaj 30 minut.  
5. Ko material nanesete, ga uporabite kolikor hitro je mogoče.
 Prepričajte se, da odstranite vse viške materiala iz konice brizge
 in zamenjajte pokrovček po uporabi.  
6. Ne mešajte z drugimi materiali.
7. Ob presvetljevanju z lučko, natančno upoštevajte čas
 presvetljevanja, ki je naveden v razpredelnici. Ne uporabljajte
 ultravijoličnih luči ali drugih vidnih svetlobnih virov, ki lahko svetijo
 UV svetlobo. 
8. Med svetlobno polimerizacijo ne glejte direktno v luč.
9. Med prilagajanjem in obdelovanjem kompozitne smole,
 uporabljajte sesalec za prah in nosite zaščitno masko, da se
 izognete vdihavanju prahu.
10. Po uporabi lahko krtačo očistite z alkoholom.
                                                        
Zadnja izdaja : 08/2012
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Vir svetlobne polimerizacije  Začetno presvetljevanje     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min.
Halogen/ G-Light 20 sekund.    

Čas presvetljevanja za Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Opozorilo: 
1) GC STEPLIGHT SL-I se ne uporablja za svetlobno polimerizacijo zgoraj
 navedenih materialov. 
2) Če uporabljate ročni svetlobni polimerizacijski vir*, presvetljujte v vseh
 smereh za popolno polimerizacijo. 

Debelina presvetljevanja (z uporabo GC LABOLIGHT LV-III)

Čas presvetljevanja

Odtenki

Začetno
presvetljevanje
 (30 sec.)

Začetno
presvetljevanje
(1 min.)

Končno
strjevanje
 (3 min.)

Gum Opaque   0.2 mm       
Gum Opaque Modifier   0.2 mm 
Gum  1.1 mm               2,5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1,5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5,0 mm  

OPOZORILO:
Globini presvetljevanja translucentne Gum (G20) in Gum modifikator 
(GM30) sta enaki Gum Translucentni.

Končna
polimerizacija 

Čas polimerizacije za Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

GC LABOLIGHT LV- III, II 30 sek.     3 min. 
GC STEPLIGHT SL-I   10 sek.    
Halogen / G-Light   20 sek.    1 min.
Opozorilo:
1) GC STEPLIGHT SL-I se ne uporablja za dokončno polimerizacijo.
2) Če uporabljate ročni svetlobni polimerizacijski vir*, presvetljujte v vseh
 smereh za popolno polimerizacijo.

Začetna
polimerizacija

Vir svetlobne polimerizacije  

SVETLOSNOPOLIMERIZUJUĆI KOMPOZITNI SISTEM ZA 
BOJENJE GINGIVE

Samo za stručnu dentalnu upotrebu u preporučenim indikacijama.

PREPORUČENE INDIKACIJE
Reprodukcije gingivnog tkiva kod rekonstrukcija krunicama, kao što 
su superstrukture implantata i mobilne metalne osnove.

KONTRAINDIKACIJE
U retkim slučajevima ovaj proizvod može izazvati osetljivost kod 
nekih osoba. U slučaju takvih reakcija, prekinuti upotrebu proizvoda 
i obratiti se lekaru.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Opis sledećih tačaka (br. 1-5) postupka naveden je u GC GRADIA 
uputstvu za rad.
1. Izrada metalne osnove
 1) Osnovu navoštati na uobičajen način.
 2) Livati na uobičajen način.
 3) Karbidnim svrdlom prilagoditi odlivak na uobičajen način.
2. Obrada metalne osnove
 1) Područje retencije peskiriti aluminijum oksidom veličine
  čestica 50 do 110 mikrona.
 2) Osušiti suvim bezuljnim vazduhom.
3. Nanošenje GC METALPRIMERA II
 Naneti jedan ili dva tanka sloja GC METALPRIMERA II na
 područje retencije.
   Važno: 
 Nakon nanošenja GC METALPRIMERA II, odmah naneti GC
 GRADIA OPAQUE kako bi se izbeglo kontaminiranje područja
 retencije.
4. Nanošenje i svetlosna polimerizacija GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE
 Naneti sloj boje GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE na
 područje retencije za prekrivanje boje metala. Polimerizovati
 svetlom 1 minut uređajem GC LABOLIGHT LV-III.
 Važno:
 GC STEPLIGHT SL-I ne može se koristiti za svetlosnu
 polimerizaciju materijala GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Nadogradnja/izrada krunice sa fasetom
 Naneti GC GRADIA kompozit i polimerizovati svetlom u skladu
 sa GC GRADIA uputstvom za rad.
6. Nanošenje i predpolimerizacija materijala Gum Opaque (GO)
 Naneti dva sloja materijala Gum Opaque (GO) na gingivni deo
 metalne osnove. Privremeno polimerizovati svetlom svaki sloj u
 trajanju od 1 minuta uređajemGC LABOLIGHT LV-III.
 Važno: 
 1) Za svetlosnu polimerizaciju pridržavati se tablice vremena
  osvetljavanja i dubine stvrdnjavanja.
 2) Za prilagođavanje boje naneti Gum Opaque Modifier (GOM51)
  na svetlosno polimerizovan Gum Opaque. Polimerizovati 1
  minut uređajem GC LABOLIGHT LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I ne može se koristiti za svetlosnu
  poliemrizaciju materijala Gum Opaque i Gum Opaque
  Modifier.  
7. Nanošenje, predpolimerizacija i završno stvrdnjavanje materijala  
 Gum (G)
   Naneti Gum (G). Privremeno polimerizovati svetlom 30 sekundi
 uređajem GC LABOLIGHT LV-III ili 10 sekundi uređajem GC
 STEPLIGHT SL-I. Završno polimerizovati 3 minuta uređajem
 GC LABOLIGHT LV-III.
   Važno:
 1) Ako nanošenje materijala nadvisuje dubinu stvrdnjavanja
  navedenu u tablici, nanositi ga u slojevima i odgovarajuće
  polimerizovati svetlom (uređajem GC LABOLIGHT LV-III).
 2) Kod radova velikog raspona, naneti u delovima na svaku
  stranu jednog zuba i izvršiti odgovarajuće završno
  stvrdnjavanje, kako bi se kontrahovanje pri stvrdnjavanju svelo
  na minimum.
 3) Naneti materijal Gum Modifier (GM) ili Gum Translucent (GT)
  prema potrebi.
 4) Ako se žele reprodukovati krvne žile u području gingive,
  uključiti Gum Fiber (GF71) u translucentni Gum Modifier
  (GM30) ili materijal druge boje, zamešati, naneti
  i polimerizovati svetlom.
 5) Ako se koristi Gum Fiber, potrebno je prekriti ga materijalom
  Gum Translucent. Polimerizovati svetlom i polirati.
8. Odstranjenje kiseonikom inhibiranog sloja i prilagođavanje oblika
 Odstraniti kiseonikom inhibiran sloj i prilagoditi oblik pomoću
 karbidnog svrdla, dijamantnog ili karborundnog vrha.
9. Završna obrada
 Rub ostaviti debljim od željenog i završno oblikovati gumenim ili
 silikonskim polirerom.
10.Poliranje
 Polirati na uobičajen način i završiti izradu gingive.

      

                
        

ČUVANJE
Čuvati na hladnom mestu daleko od direktne sunčeve svetlosti.
(Rok upotrebe: 2 godine od datuma proizvodnje)

BOJE I PAKOVANJA (GRADIA boje za gingivu)
1. Početno pakovanje
 Tuba od 2,4 ml rastvora - Gum Opaque (GO11)  1
 Tuba od 2,4 ml rastvora - Gum Opaque (GO13 ) 1
 Tuba od 2,9 ml paste     - Gum (G21) 1
 Tuba od 2,9 ml paste     - Gum (G22) 1
 Tuba od 2,9 ml paste     - Gum (G23) 1
 Tuba od 2,9 ml paste     - Gum (G24) 1
 Tuba od 2,4 ml gela         - Gum Translucent (GT41)  1
 Jednokratna paleta  5
 Poklopac za zaštitu od svetla 1
 Podloga za mešanje br. 22 1
 Četkica br. 7 1
 Ključ za boje  1
 Tablica boja  1
2. Pakovanja za dopunu
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 ili GO13)
        Tuba od 2,4 ml rastvora
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
  Tuba od 2,4 ml rastvora
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 ili G24)
  Tuba od 2,9 ml paste
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 ili  
  GM36)
  Tuba od 2,4 ml gela
 e. Gum Translucent (GT41)
  Tuba od 2,4 ml gela
 f.  Fiber (GF71)
  Bočica od 0,4 g vlakana

UPOZORENJE
1. U slučaju dodira sa oralnim tkivima ili kožom, odmah odstraniti
 sunđerom ili vatom namočenom u alkohol. Isprati vodom.
2. U slučaju dodira sa očima, odmah isprati vodom i potražiti lekara.
3. Izbegavati gutanje materijala.
4. Ako se materijal čuva u frižideru, potrebno je izvaditi ga i ostaviti
 na sobnoj temperaturi barem 30 minuta pre upotrebe.
5. Materijal koristiti što je brže moguće nakon doziranja. Odstraniti
 sav preostali materijal sa vrha tube i odmah poklopiti nakon
 upotrebe.
6. Ne mešati sa drugim materijalima.
7. Pri polimerizaciji materijala potrebno je pridržavati se vremena
 osvetljavanja navedenih u gornjim tablicama. Ne koristiti
 ultraljubičasto svetlo ili uređaje za polimerizaciju vidljivim svetlom
 koji mogu širiti ultraljubičasto svetlo.
8. Pri polimerizaciji materijala ne gledati direktno u svetlo.
9. Kod prilagođavanja ili poliranja kompozita, koristiti sakupljač
 prašine ili nositi zaštitnu masku kako bi se izbeglo udisanje
 prašine.
10. Četkicu očistiti alkoholom nakon upotrebe.
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Uređaj za svetlosnu polimerizaciju    Predpolimerizacija 
GC LABOLIGHT LV- III, II    1 min. 
Halogeno svetlo / G-Light    20 sek.

Vreme osvetljavanja za Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Važno: 
1) GC STEPLIGHT SL-I ne može se koristiti za svetlosnu polimerizaciju gore
 navedenih materijala.
2) Ako se koristi ručni uređaj za svetlosnu polimerizaciju*, svetlo nanositi u
 svim smerovima za potpunu polimerizaciju.

Dubina stvrdnjavanja (pomoću uređaja GC LABOLIGHT LV-III)

Vreme osvetljavanja 

Boje
Predpolimerizacija
  (30 sek.)

Predpolimerizacija
   (1 min.) 

Završna
polimerizacija
(3 min.)

Gum Opaque   0,2 mm       
Gum Opaque Modifier   0,2 mm 
Gum  1,1 mm               2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm                 1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm             5,0 mm  

Važno:
Dubine stvrdnjavanja za translucentne materijale Gum (G20) i Gum 
Modifier (GM30) odgovaraju dubini za Gum Translucent.

Završna
polimerizacija

Vreme osvetljavanja za Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

GC LABOLIGHT LV- III, II 30 sek. 3 min. 
GC STEPLIGHT SL-I 10 sek.
Halogeno svetlo / G-Light 20 sek. 1 min.
Važno:
1) GC STEPLIGHT SL-I ne može se koristiti za završno stvrdnjavanje.
2) Ako se koristi ručni uređaj za svetlosnu polimerizaciju*, svetlo nanositi u
 svim smerovima za potpunu polimerizaciju.

Predpolimerizacija
Uređaj za svetlosnu
polimerizaciju  

КОМПОЗИТНА СИСТЕМА ВІДТІНКІВ ЯСЕН СВІТЛОВОГО 
ТВЕРДІННЯ

Для використання лише лікарями-стоматологами та зубними 
техніками у випадках, що описані в даній інструкції.

РЕКОМЕНДОВАНІ ПОКАЗАННЯ
Відтворення тканин ясен для коронкових реставрацій, таких як 
супраструктури імплантатів та знімні  металеві каркаси.

ПРОТИПОКАЗАННЯ
У поодиноких випадках цей продукт може викликати 
подразнення. Якщо таке трапиться, припиніть його 
використання та зверніться до лікаря відповідної спеціалізації. 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ
Етапи 1-5 процедури описані в інструкції з використання GC 
GRADIA.
1. Виготовлення металевого каркасу
 1) Зробіть воскову модель  звичним способом.
 2) Відлийте каркас звичним способом.
 3) Обробіть каркас твердосплавним бором за звичною
  методикою.
2. Обробка металевого каркасу
 1) Обробіть ретенційну зону за допомогою
  піскоструменевого апарату оксидом алюмінію розміром
  від 50 до 110 мікрон.
 2) Висушіть сухим повітрям, що не містить домішок мастила.
3. Нанесення GC METALPRIMER II
 Нанесіть на ретенційні зони один або два тонких шари
 GC METALPRIMER II.
 Примітка:
 Щоб попередити забруднення ретенційних зон, одразу ж
 після нанесення GC METALPRIMER II починайте наносити
 GC GRADIA  OPAQUE.
4. Нанесення та полімеризація світлом GC GRADIA
 FOUNDATION OPAQUE
 Нанесіть шар GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE на
 ретенційну зону для маскування металу. Полімеризуйте
 світлом протягом 1 хвилини з використанням GC
 LABOLIGHT LV-III.
 Примітка:
 GC STEPLIGHT SL-I не можна використовувати для світлової
 полімеризації GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Надбудова коронки
 Нанесіть композит GC GRADIA та полімеризуйте світлом
 відповідно до інструкцій з використання GC GRADIA.
6. Нанесення та попередня полімеризація Gum Opaque (GO)
 Нанесіть два тонких шари Gum Opaque (GO) на ясеневу
 частину металевого каркасу. Виконайте попередню
 полімеризацію кожного шару протягом 1 хвилини з
 використанням GC LABOLIGHT LV-III.
 Примітка:
 1) Щодо часу та глибини полімеризації дивіться таблицю
  нижче.
 2) Для корекції кольору нанесіть Gum Opaque Modifier
  (GOM51) на полімеризований Gum Opaque. Полімеризуйте
  світлом протягом 1 хвилини з використанням GC
  LABOLIGHT LV-III.
 3) GC STEPLIGHT SL-I не можна використовувати для
  світлової полімеризації Gum Opaque та Gum Opaque
  Modifier.  
7. Нанесення, попередня полімеризація та фінішна
 полімеризація Gum (G)
 Нанесіть Gum (G). Виконайте попередню полімеризацію
 протягом 30 секунд з використанням GC LABOLIGHT LV-III
 або протягом 10 секунд з використанням GC STEPLIGHT
 SL-I. Виконайте фінішну полімеризацію  протягом 3 хвилин з
 використанням GC LABOLIGHT LV-III.
 Примітка:
 1) Якщо глибина шару нанесеного матеріалу є більшою за
  глибину, зазначену в таблиці, наносьте пошарово та
  полімеризуйте світлом відповідним чином (у GC
  LABOLIGHT LV-III).
 2) У випадку з довгими реставраціями наносьте матеріал
  ділянками з кожної сторони зуба та виконуйте фінішну
  полімеризацію з метою мінімізації полімеризаційної
  усадки. 
 3) За необхідності нанесіть Apply Gum Modifier (GM) або Gum
  Translucent (GT).
 4) Якщо є потреба відтворити кровоносні судини у зоні ясен,
  додайте Gum Fiber (GF71) до прозорого Gum Modifier
  (GM30) або до матеріалу іншого відтінку, перемішайте,
  нанесіть та полімеризуйте світлом. 
 5) Якщо ви використовували Gum Fiber, нанесіть Gum
  Translucent. Полімеризуйте світлом та відполіруйте.
8. Видалення інгібованого киснем шару та надання форми
 Видаліть інгібований киснем шар та відконтуруйте з
 використанням твердосплавного бору, алмазної або
 карборундової голівки. 
9. Фінішна обробка
 Зробіть краї реставрації товщими, ніж необхідно, та
 послідовно обробляйте з використанням гумової або
 силіконової голівки.
10. Полірування 
 Поліруйте звичним способом для завершення реставрації
 ясен.

      
 

   
　　　　

ЗБЕРІГАННЯ
Зберігайте у прохолодному та захищеному від прямих 
сонячних променів місці. 
(Термін придатності: 2 роки від дати виробництва)

ВІДТІНКИ ТА УПАКОВКА (відтінки GRADIA gum)
1. Стартовий набір
 Шприц з 2,4 мл розчину - Gum Opaque (GO11)  1
 Шприц з 2,4 мл розчину - Gum Opaque (GO13 ) 1
 Шприц з 2,9 мл пасти     - Gum (G21) 1
 Шприц з 2,9 мл пасти     - Gum (G22) 1
 Шприц з 2,9 мл пасти     - Gum (G23) 1
 Шприц з 2,9 мл пасти     - Gum (G24) 1
 Шприц з 2,4 мл гелю      - Gum Translucent (GT41)  1
 Одноразова палітра   5
 Світлозахисна кришечка  1
 Папір для замішування № 22  1
 Пензлик № 7  1
 Розколірка 1
 Таблиця відповідності кольорів   1
2. Окремо
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 або GO13)
  Шприц з 2,4 мл розчину 
 б. Gum Opaque Modifier (GOM51)
  Шприц з 2,4 мл розчину
 в. Gum (G20, G21, G22, G23 або G24)
  Шприц з 2,9 мл пасти
 г.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 або
  GM36)
  Шприц з 2,4 мл гелю
 д. Gum Translucent (GT41)
  Шприц з 2,4 мл гелю
 е.  Fiber (GF71)
  Пляшечка з 0,4 г волокон

УВАГА
1. У випадку контакту матеріалу з тканинами ротової
 порожнини або зі шкірою негайно видаліть матеріал губкою
 або ватним тампоном, просоченими спиртом. Промийте
 водою.
2. При потраплянні у очі негайно промийте водою та
 зверніться до лікаря.
3. Слідкуйте, щоб пацієнт не проковтнув матеріал.
4. Якщо матеріал зберігався у холодильнику, щонайменше за
 30 хвилин до використання дістаньте його з холодильника та
 залиште при кімнатній температурі.
5. Після видавлювання матеріалу використовуйте його
 негайно. Впевніться, що на кінчику шприца немає залишків
 матеріалу та закривайте шприц кришечкою одразу ж після
 використання.
6. Не змішуйте з іншими матеріалами.
7. При полімеризації матеріалу дотримуйтесь часу
 полімеризації, що зазначений у вищенаведених таблицях.
 Не використовуйте УФ полімеризатори або полімеризатори
 видимого світла, що можуть випромінювати
 ультрафіолетове світло. 
8. Під час полімеризації матеріалу не дивіться на світло.
9. Під час обробки або полірування композиту використовуйте
 пилозбірник та маску для запобігання вдиханню дрібних
 частинок матеріалу.
10. Після використання пензлик можна очистити спиртом. 

Останні зміни внесено : 08/2012
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Полімеризатор    Попередня полімеризація  
GC LABOLIGHT LV- III, II   1 хв 
Halogen / G-Light    20 сек

Час полімеризації Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Примітка:
1) GC STEPLIGHT SL-I не можна використовувати для полімеризації
 вищенаведених матеріалів. 
2) При використанні ручного полімеризатора* для повної полімеризації
 матеріалу полімеризуйте його з усіх боків.

Глибина полімеризації (при використанні GC LABOLIGHT LV-III)

Час полімеризації

Відтінки

Попередня
полімеризація
 (30 сек) 

Попередня
полімеризація
 (1 хв)

Фінішна
полімеризація
 (3 хв) 

Gum Opaque   0,2 мм       
Gum Opaque Modifier   0,2 мм 
Gum  1,1 мм               2,5 мм 
Gum Modifier      0,8 мм                 1,5 мм 
Gum Translucent      3,0 мм             5,0 мм  

Примітка:
Глибина полімеризації прозорого Gum (G20) та Gum Modifier (GM30) 
така сама, що й у Gum Translucent.

Фінішна
полімеризація

Час полімеризації Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

GC LABOLIGHT LV- III, II 30 сек 3 хв 
GC STEPLIGHT SL-I 10 сек
Halogen / G-Light 20 сек 1 хв
Примітка:
1) GC STEPLIGHT SL-I не можна використовувати для фінішної
 полімеризації.
2) При використанні ручного полімеризатора* для повної
 полімеризації матеріалу полімеризуйте його з усіх боків.

Попередня
полімеризаціяПолімеризатор

IŞIKLA POLİMERİZE OLAN DİŞETİ RENGİ KOMPOZİT SİSTEMİ

Sadece dental profesyoneller tarafından önerilen endikasyonlarda 
kullanılır

TAVSİYE  EDİLEN ENDİKASYONLAR
İmplant üst yapısı ve çıkarılabilen metal iskeletler gibi kron 
restorasyonlarında dişeti dokusunun yeniden üretilmesi.

KONTRAENDİKASYONLAR
Ürün ender olarak bazı kişilerde alerjik reaksiyon oluşturabilir. Bu 
tarz durumlar oluştuğunda, ürünün kullanımını durdurunuz ve 
uzmana başvurunuz.

KULLANMA TALİMATI
Takipeden adımların uygulam prosedürleri için (No.1-5) GC 
GRADIA kullanma kılavuzuna bakınız
1. Metal Alt Yapının Hazırlanması
 1) Alt yapı için mum modelajı bilinen yöntemlerle yapınız.
 2) Bilinen yöntemlerle dökümü yapınız.
 3) Dökümü bilinen yöntemlerle ayarlamak için karbid frez
  kullanınız. 
2. Metal Alt Yapının İşleme Tabi Tutulması
 1) Tutunma yüzeylerini 50 - 110 mikron aluminyum oksit ile
  kumlayınız.
 2) Yağsız hava ile kurutarak temizleyiniz.
3. GC METALPRIMER II Uygulanması
 1veya 2 ince tabaka GC METALPRIMER II ‘I tutunma yüzeylerine
 uygulayınız.
   Not: 
 GC METALPRIMER II uyguladıktan sonra, retansiyon alanlarında
 kontaminasyonu önlemek için hemen GC GRADIA OPAQUE’I
 uygulamaya  başlayınız.
4. GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE  Uygulanması ve   
 Polimerizasyonu
 İnce bir tabaka GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE’I
 retansiyon alanlarında metal rengi kapamak için uygulayınız.
 1 dakika GC LABOLIGHT LV-III. ’da ışık uygulayınız.
 Not:
 GC STEPLIGHT SL-I ile GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
 Polimerizasyonu yapılamaz.
5. Veneer Kron Yığımı
 GC GRADIA kompoziti uygulayınız ve GC GRADIA kullanım
 kılavuzu talimatlarına göre polimerize ediniz.
6. Gum Opaque (GO) uygulanması ve Ön polimerizasyonu
 İki ince tabaka Gum Opaque (GO)’I metal altyapının diş eti   
 kısımlarına uygulayınız. GC LABOLIGHT LV-III. Kullanarak geçici
 olarak her tabakayı 1 dakika polymerize ediniz.
 Not: 
 1) Polimerizasyon için aşağıdaki ışık kürülerini ve derinlikleri
  gösteren tabloyu referans alınız.
 2) Renk Ayarlaması için, Gum Opaque Modifier (GOM51) ‘I ışık
  uygulanmış Gum Opaque’ın üzerine uygulayınız. GC
  LABOLIGHT LV-III. kullnarak 1 dakika ışık kürü uygulayınız.
 3) GC STEPLIGHT SL-I ile Gum
  Opaque ve Gum Opaque Modifier polymerize edilemez.
7. Gum (G)’i Uygulama, Ön Polimzerizasyon ve Son Polimerizasyon 
 Gum (G) uygulayınız. Geçici olarak GC LABOLIGHT LV-III ile 30
 saniye veya GC STEPLIGHT SL-I ile 10 saniye ışık
 tutunuz.Sonunda GC LABOLIGHT LV-III. ile 3 dakika ışık
 tutunuz.
   Not:
 1) Eğer dişeti (gum) kalınlığı tabloda yazan derinliği aşarsa
  tabakalar halinde uygulayınız ve sırasıyla (GC LABOLIGHT
  LV-III’da) ışık uygulayınız.
 2) Uzun mesafeli restorasyonların olması durumunda, bir dişin
  her yüzeyinden kesitler halinde uygulayınız ve sırasıyla son
  polimerizasyonu yapınızı ki polimerizasyon büzülmesini en aza
  indirelim
 3) Gum Modifier (GM) veya Gum Translucent (GT) gerekli ise
  uygulayınız.
 4) Eğer dişetinde kan damarları üretmek gerekli ise Gum Fiber
  (GF71) ‘i Gum Modifier (GM30) içinde kullanarak yada başka
  renkteki bir materyalin içne karıştırarak uygulayıı ve ışık
  tutunuz.
 5) Gum Fiber, kullandığınız zaman Gum Translucent ile
  kaplayınız. Işık tutunuz ve parlatınız
8. Hava inhibitasyon tabakasının uzaklaştırılması ve şekil
 ayarlaması.
 Hava inhibitasyon tabakasını uzaklaştırınız ve karbid frez, elmas
 disk veya karborundum disk kullanarak konturları düzeltiniz.
9. Bitirme
 Marjinleri olması gerekenden daha kalın bırakınız ve aşamalı
 olarak lastik veya silikon disklerle bitiriniz.
10.Parlatma ve Cilalama
 Gradia Gum restorasyonu tamamlamak için bilinen yöntemlerle
 cilalama yapınız.

      

 
    

SAKLAMA
Güneş ışığından uzakta serin bir yerde saklayınız.  
(Raf Ömrü: Üretimden itibaren 2 yıldır.)

RENKLER & AMBALAJ (GRADIA GUM ( DİŞETİ) RENKLERİ)
1. Starter Paket
 2.4 ml şırınga Solüsyon - Gum Opak (GO11)  1
 2.4 ml şırınga Solüsyon -Gum Opak (GO13) 1
 2.9 ml şırınga  Pasta     - Gum (G21) 1
 2.9 ml şırınga  Pasta    - Gum (G22) 1
 2.9 ml şırınga  Pasta    - Gum (G23) 1
 2.9 ml şırınga  Pasta    Gum (G24) 1
 2.9 ml şırınga   jel- Gum Translucent (GT41)  1
 Tek kullanımlık Palet 5
 Işıktan koryucu kapak 1
 Karışırmakağıdı No.22 1
 Fırça No.7 1
 Renk Skalası Kiti 1
 Renk Tablosu  1
2. Refil Paket
 a. Gum Opak (GO11, GO12 or GO13)
        2.4 ml şırınga solusyon 
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
        2.4 ml şırınga solusyon
 c.  Gum (G20, G21, G22, G23 or G24)
        2.9 ml şırınga pasta
 d.  Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or
  GM36)
       2.4 ml şırınga jel
 e. Gum Translucent (GT41)
        2.4 ml şırınga jel
 f.  Fiber (GF71)
     0.4g fiber şişede

UYARI.
1. Oral doku veya ten ile temas etmesi durumunda alkole emdirilmiş
 pamuk ile hemen uzaklaştırınız. Su ile yıkayınız
2. Göz ile temas etmesi durumunda, acilen su ile yıkayınız ve
 medikal önlem arayınız
3. Ürünü kullannırken solumamaya dikkat ediniz.
4. Eğer materyali buzdolabında saklıyorsanız kullanmdan önce
 buzdolabından çıkarınız ve en az 30 dakika oda sıcaklığında
 bırakınız.
5. Ürünü sıktıktan sonra olabildiğince çabuk kullanınız. Şırınganın
 ucunda artık materyal kalmadığından emin olup şırınganın
 kapağını hemen kapatınız.
6. Diğer materyaller ile karıştırmayınız.
7. Materyali Işık ile polimerize ederken, ışık tutma süresi yukarıdaki
 tablodaki belirtildiği şekilde takip ettiğinizden emin olunuz.   
 Ultraviole ışık veya ultraviole üreten görünür ışık kaynağı
 kullanmayınız.
8. Materyali polimerize derken ışığa  bakmayınız.
9. Kompozit rezini yüzeyleri düzeltirken ve cilalarken toz toplayıcı ve
 solumayı önleyici maske kullanınız.
10.  Fırçcayı kullanımdan sonra alkol ile temizleyebilirsiniz.

Son Revizyon : 08/2012
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Işık cihazı      Ön Süre
GC LABOLIGHT LV- III, II    1 dak. 
Halogen / G-Light     20 san 

Işık Uygulama Süresi Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Not: 
1) GC STEPLIGHT SL-I yukarıdaki materyallerin polimerizasyonu için
 kullanılamaz.
2) Elde kullanılan ışıklı polmerizasyon cihazlarını kullanırken her yüzeyden
 uygulayarak tüm polimerizasyonu sağlayınız. 

Işık Uygulama Derinliği (GC LABOLIGHT LV-III kullanarak)

Işık kürü süresi  

 Renkler

Ön 
polimerizasyon
(30 san.)

Ön 
polimerizasyon 
(1 dak.)

Son 
Polimerizasyon
 (3dak.)

Gum Opaque   0.2 mm       
Gum Opaque Modifier   0.2 mm 
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Not:
Gum translüsens  (G20) ve Gum Modifier (GM30)'in polimerizasyon 
derinliği Gum translüsenslere eşittir.

Son polmerizasyon

Işık Uygulama Süresi Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

GC LABOLIGHT LV- III, II 30 san. 3 dak. 
GC STEPLIGHT SL-I 10 san.
Halogen / G-Light 20 san. 1dak.
Not:
1) GC STEPLIGHT SL-I son polimerizasyon için kullanılamaz.
2) Eldekullanılan ışıklı polmerizasyon cihazlarını kullanırken her yüzeyden
 uygulayarak tüm polimerizasyonu sağlayınız.

Ön polimerizasyonIşık cizahı

GAISMĀ CIETĒJOŠA KOMPOZĪTMATERIĀLA SISTĒMA 
SMAGANU KRĀSĀ

Paredzēts tikai zobārstniecības speciālistam izmantošanai 
rekomendētās indikācijās

REKOMENDĒTĀS INDIKĀCIJAS
Smaganu audu reprodukcija kroņu restaurācijām, tādām kā 
implantu suprastruktūras un izņemamie  metāla karkasi .  

KONTRINDIKĀCIJAS
Retos gadījumos produkts var izsaukt jutīgumu. Ja ir novērota šāda 
reakcija pārtrauciet produkta izmantošanu un vērsieties pie ārsta.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
Nākošiem procedūras soļiem (No.1-5) skatīt GC GRADIA 
lietošanas norādījumus.
1. Metāla karkasa izgatavošana
 1) Sagatavojiet metāla karkasu vaskā izmantojot parasto tehniku. 
 2) Atlejiet karkasu.
 3) Ar karbīda urbuli pielāgojiet atlieto karkasu.
2. Metāla karkasa sagatavošana
 1) Retensijas virsmu  apstrādājiet ar smilšstrūklu, izmantojot 50
  līdz 110 mikronu alumīnija oksīdu.
 2) Nožāvējiet ar sausu, bezeļļas gaisa strūklu.
3. GC METALPRIMER II aplikācija
 Uz retensijas virsmas aplicējiet vienu vai divus plānus slāņus
 GC METALPRIMER II.
   Piezīme: 
 Uzreiz pēc GC METALPRIMER II aplicēšanas, lai izvairītos no
 retensijas virsmas kontaminēšanas, nekavējoties uzklājiet GC
 GRADIA OPAQUE .
4. GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE aplicēšana un
 polimerizācija
 Uz retensijas virsmas, lai maskētu metāla krāsu, uzklājiet GC
 GRADIA FOUNDATION OPAQUE. Polimerizējiet GC
 LABOLIGHT LV-III iekārtā 1 minūti.
 Piezīme:
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE polimerizācijai nevar
 izmantot GC STEPLIGHT SL-I.
5. Venīra kroņa izgatavošana
 Uzklājiet GC GRADIA kompozītu un polimerizējiet to saskaņā ar
 GC GRADIA lietošanas norādījumiem.
6. Gum Opaque (GO) aplikācija un pirmspolimerizācija
 Uz metāla karkasa smaganu rajona aplicēt divus plānus slāņus
 Gum Opaque (GO). GC LABOLIGHT LV-III iekārtā veikt katra
 slāņa pagaidu polimerizāciju 1 minūti.
 Piezīme: 
 1) Papildus informāciju par polimerizāciju  skatīt tabulā ar
  iradiācijas laikiem un polimerizācijas dziļumu.  
 2) Krāsas korekcijai uz sacietinātā Gum Opaque uzklāt Gum
  Opaque Modifier (GOM51). GC LABOLIGHT LV-III iekārtā
  veikt polimerizāciju 1 minūti.
 3) Gum Opaque un Gum Opaque Modifier polimerizācijai nevar
  izmantot GC STEPLIGHT SL-I.
7. Gum (G) aplikācija, pirmspolimerizācija un galīgā polimerizācija.
 Uzklājiet Gum (G). GC LABOLIGHT LV-III iekārtā veiciet pagaidu
 polimerizāciju 30 sekundes vai GC STEPLIGHT SL-I iekārtā 10
 sekundes. Galīgo 3 minūšu polimerizāciju veiciet GC
 LABOLIGHT LV-III iekārtā.
   Piezīme:
 1) Ja materiāla biezums pārsniedz tabulā norādīto
  polimerizācijas dziļumu, klājiet materiālu pa slāņiem un
  attiecīgi polimerizējiet (GC LABOLIGHT LV-III iekārtā).
 2) Daudzu vienību restaurācijām materiālu uz viena zoba
  virsmām aplicējiet pa daļām un veiciet galīgo polimerizāciju,
  lai samazinātu polimerizācijas saraušanos.   
 3) Pēc nepieciešamības aplicējiet Gum Modifier (GM) vai Gum
  Translucent (GT).
 4) Ja smaganu rajonā nepieciešams atveidot asinsvadus, pie
  Gum Modifier (GM30) pievienojiet Gum Fiber (GF71) vai arī
  citas krāsas materiālu, samaisiet, uzklājiet un polimerizējiet.   
 5) Ja izmantojāt Gum Fiber, to jānoklāj ar Gum Translucent.
  Polimerizējiet un nopulējiet.   
8. Inhibētā slāņa noņemšana un formas pielāgošana 
 Ar karbīda, diamanta vai karborunda urbuli noņemiet inhibēto
 slāni un pielāgojiet formu.  
9. Apstrāde
 Malas atstājiet biezākas kā nepieciešams un pakāpeniski
 apstrādājiet ar gumiju vai silikonu.  
10.Pulēšana un apstrāde ar bifeļādu
 Nopulējiet parastajā veidā, lai pabeigtu smaganu restaurāciju.    

    

UZGLABĀŠANA
Uzglabāt vēsā vietā prom no tiešas saulesgaismas.
(Derīguma termiņš : 2 gadi no ražošanas datuma)

KRĀSAS & IEPAKOJUMI (GRADIA gum krāsas)
1. Sākuma iepakojums
 Šļirce ar 2.4 ml šķīduma - Gum Opaque (GO11)  1
 Šļirce ar 2.4 ml šķīduma - Gum Opaque (GO13 ) 1
 Šļirce ar 2.4 ml šķīduma - Gum (G21) 1
 Šļirce ar 2.4 ml šķīduma - Gum (G22) 1
 Šļirce ar 2.9 ml pastas     - Gum (G23) 1
 Šļirce ar 2.9 ml pastas     - Gum (G24) 1
 Šļirce ar 2.4 ml gēla         - Gum Translucent (GT41)  1
 Vienreizlietošanas palete 5
 Gaismas aizsargvāciņš 1
 Maisāmais bloknots No.22 1
 Otiņas No.7 1
 Krāsu skalas komplekts  1
 Krāsu skala  1
2. Papildiepakojumi
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 vai GO13)
  Šļirce  ar 2.4 ml šķīduma
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
  Šļirce  ar 2.4 ml šķīduma
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 vai G24)
       Šļirce ar 2.9 ml pastas
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 or
  GM36)
       Šļirce ar 2.4 ml gēla     
 e. Gum Translucent (GT41)
        Šļirce ar 2.4 ml gēla     
 f. Šķiedras (GF71)
       Pudelīte ar 0.4g šķiedru

BRĪDINĀJUMS
1. Kontakta gadījumā ar mutes dobuma audiem vai ādu
 nekavējoties noņemt ar spirtā samērcētu švammīti vai vati.   
 Noskalot ar ūdeni.
2. Kontakta gadījumā ar acīm nekavējoties noskalot ar ūdeni un
 vērsties pēc medicīniskas palīdzības.
3. Izvairieties norīt materiālu.
4. Ja materiāls uzglabāts ledusskapī, izņemiet to no leduskapja un
 pirms lietošanas paturiet istabas temperaturā vismaz 30 minūtes.  
5. Pēc atvēršanas sagatavoto materiālu izlietojiet pēc iespējas
 ātrāk. Pārliecinieties, ka no šļirces kakliņa ir noņemtas materiāla
 atliekas un uzreiz pēc izmantošanas aiztaisiet šļirci ar vāciņu.   
6. Nemaisiet kopā ar citiem  materiāliem.
7. Materiāla polimerizācijai ievērojiet iradiācijas laikus, kas norādīti
 augstāk minētajā tabulā. Nelietojiet ultravioleto staru gaismu vai
 redzamās gaismas polimerizācijas iekārtas, kas izstaro
 ultravioleto gaismu.  
8. Polimerizācijas laikā neskatieties uz polimerizācijas iekārtas
 radīto gaismu.  
9. Pulējot un pielāgojot polimerizēto materiālu izmantojiet putekļu
 atsūcēju un valkājiet sejas masku, lai neieelpotu putekļus.  
10. Otiņu pēc lietošanas var notīrīt ar spirtu.  
                                               
Pēdējo reizi pārskatīts : 08/2012         
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Polimerizācijas iekārta   Pirmspolimerizācija 
GC LABOLIGHT LV- III, II    1 min. 
Halogēna / G-Light     20 sek.

Iradiācijas laiki Gum Opaque, Gum Opaque Modifier

Piezīme: 
1) Augstāk minēto materiālu polimerizācijai nevar izmantot GC STEPLIGHT
 SL-I.
2) Ja izmantojat manuālās polimerizācijas ierīces*, pilnīgai polimerizācijai
 nogaismojiet no visām pusēm. 

Polimerizācijas dziļums (ar GC LABOLIGHT LV-III)

Iradiācijas laiks

Krāsas

Pirmspolime-
rizācija
(30 sek.)

Pirmspolime-
rizācija
(1 min.)

Galīgā 
polimerizācija
(3 min.)

Gum Opaque   0.2 mm       
Gum Opaque Modifier   0.2 mm 
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  
Piezīme:
Caurspīdīgā Gum (G20) un Gum Modifier (GM30) polimerizācijas dziļums ir 
ekvivalents Gum Translucent.

Galīgā polimeri-
zācija

Iradiācijas laiki Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

GC LABOLIGHT LV- III, II 30 sek. 3 min. 
GC STEPLIGHT SL-I 10 sek.
Halogēna / G-Light 20 sek. 1 min.

Piezīme:
1) Galīgai polimerizācijai nevar izmantot GC STEPLIGHT SL-I.
2) Ja izmantojat manuālās polimerizācijas ierīces*, pilnīgai polimerizācijai
 nogaismojiet no visām pusēm.

Pirmspolime-
rizācijaPolimerizācijas iekārta  

ŠVIESA KIETINAMA DANTENŲ FORMAVIMUI SKIRTA 
KOMPOZITO SISTEMA

Skirtas tik gydytojų - odontologų naudojimui pagal 
rekomenduojamas indikacijas.

REKOMENDUOJAMOS INDIKACIJOS
Dantenų formavimui gaminant vainikėlius, pvz.: implanto 
viršdantenines atramas ir nuimamus metalinius karkasus.

KONTRAINDIKACIJOS
Kai kuriems pacientams gali pasireikšti padidėjęs jautrumas šiam 
produktui. Jei nustatomos alerginės reakcijos – šio produkto 
vartojimas turėtų būti nutraukiamas ir kreipiamasi į gydytoją.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Apie pirmuosius 5 punktus (Nr.1-5) išsamiau skaitykite, GC 
GRADIA” naudojimo instrukcijoje.
1. Metalinio karkaso gamyba
 1) Įprastiniu būdu pagaminkite vaškinį karkasą.
 2) Įprastiniu būdu išliekite.
 3) Išlietą dirbinį pakoreguokite naudodami karbidinius grąžtus.
2. Metalinio karkaso paruošimas
 1) Retencines vietas apdirbkite smėliasraute (50-110 mikronų
  skersmens aliuminio oksidu).
 2) Nusausinkite orapūte.
3. GC METALPRIMER II aplikacija
 Ant retencinių vietų užtepkite vieną / du plonus sluoksnius GC
 METALPRIMER II medžiagos.
   Pastaba: 
 Kad išvengtumėte retencinių vietų užteršimo, užtepę GC
 METALPRIMER II, nedelsdami dėkite GC GRADIA OPAQUE
 sluoksnį.
4. Pagrindinio opakinio sluoksnio, GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE” aplikavimas ir kietinimas šviesa.
 Ant retencinių vietų uždėkite GC GRADIA FOUNDATION
 OPAQUE sluoksnį, taip paslėpsite metalo atspalvį. Naudodami
 GC LABOLIGHT LV-III prietaisą kietinkite šviesa apie 1 minutę.
 Pastaba:
 GC STEPLIGHT SL-I aparatas negali būti naudojamas kietinant
 GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE.
5. Venyrinio vainikėlio formavimas
 Uždėkite GC GRADIA kompozito ir kietinkite šviesa
 vadovaudamiesi GC GRADIA instrukcijomis.
6. Dantenų opakerio, Gum Opaque (GO)” aplikavimas ir pradinis
 kietinimas 
 Ant metalinio karkaso danteninės dalies užtepkite du plonus
 sluoksnius, Gum Opaque (GO)”. Laikinai pakietinkite kiekvieną
 sluoksnį po 1 minutę naudodami GC LABOLIGHT LV-III aparatą.
 Pastaba: 
 1) Kietindami šviesa vadovaukitės toliau pateikta kietinimo laiko
  ir gylio lentele.
 2) Norėdami pakoreguoti spalvą ant sukietinto, Gum Opaque”
  sluoksnio užtepkite, Gum Opaque Modifier (GOM51)” gelio.
  Naudodami GC LABOLIGHT LV-III aparatą kietinkite 1 minutę.
 3) GC STEPLIGHT SL-I aparatas negali būti naudojamas
  kietinant, Gum Opaque ar Gum Opaque Modifier” medžiagas.  
7. Aplikavimas, pradinis ir galutinis dantenų sluoksnio, Gum (G)”
 kietinimas
   Uždėkite Gum (G) pastos. 30 sekundžių pakietinkite naudodami
 GC LABOLIGHT LV-III arba 10 sekundžių - GC STEPLIGHT SL-I
 aparatą. Galutinis kietinimas turi būti atliekamas 3 minutes GC
 LABOLIGHT LV-III prietaisu.
   Pastaba:
 1) Jei dantenų sluoksnio aplikacija viršyja lentelėje nurodytą
  storį, dėkite mažesniais sluoksniais ir atitinkamai kietinkite
  (GC LABOLIGHT LV-III).
 2) Esant didesnės apimties restauracijai medžiagą aplikuokite
  dalimis iš kiekvienos vieno danties pusės ir kad išvengtumėte
  polimerizacinio restauracijos susitraukimo atitinkamai
  sukietinkite.
 3) Jei būtina uždėkite, Gum Modifier (GM)” pastos ar, Gum
  Translucent (GT)” gelio.
 4) Siekdami atkurti dantenų srities kraujagysles, paimkite, Gum
  Fiber (GF71)”, skaidrios, Gum Modifier (GM30)” pastos arba
  kito atspalvio medžiagos, jas sumaišykite, užtepkite ir
  kietinkite.   
 5) Tuomet naudokite, Gum Fiber” ir uždėkite skaidrios, Gum
  Translucent” medžiagos. Kietinkite šviesa bei poliruokite.
8. Oru paveikto sluoksnio pašalinimas ir formos korekcija 
 Pašalinkite inhibicinį oro sluoksnį ir kontūruokite restauraciją
 karbidiniu grąžteliu, deimantiniu ar karborundiniu akmenėliu.
9. Užbaigimas 
 Kraštus palikite storesnius nei įprastai ir palaipsniui kontūruokite
 silikonine ar gumine taurele.
10.Poliravimas
   Restauraciją poliruokite įprastiniais būdais.

      

   
 

LAIKYMAS
Laikykite vėsioje vietoje atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.
(Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos)

SPALVOS IR PAKUOTĖS (GRADIA gum atspalviai)
1. Įvadinis rinkinys
 Švirkštas 2.4 ml tirpalo - Gum Opaque (GO11)  1
 Švirkštas 2.4 ml tirpalo - Gum Opaque (GO13 ) 1
 Švirkštas 2.9 ml pastos  - Gum (G21) 1
 Švirkštas 2.9 ml pastos  - Gum (G22) 1
 Švirkštas 2.9 ml pastos  - Gum (G23) 1
 Švirkštas 2.9 ml pastos  - Gum (G24) 1
 Švirkštas 2.4 ml gelio    - Gum Translucent (GT41)  1
 Vienkartinės paletės 5
 Šviesai nelaidus kamštelis 1
 Maišymo popierėliai nr.22 1
 Nr.7 dydžio šepetėlis 1
 Spalvų raktas  1
 Spalvinė lentelė 1
2. Papildymai
 a. Gum Opaque (GO11, GO12 ar GO13)
  Švirkštas 2.4 ml tirpalo 
 b. Gum Opaque Modifier (GOM51)
        Švirkštas 2.4 ml tirpalo 
 c. Gum (G20, G21, G22, G23 ar G24)
  Švirkštas 2.9 ml pastos
 d. Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 ar
  GM36)
  Švirkštas 2.4 ml gelio
 e. Gum Translucent (GT41)
  Švirkštas 2.4 ml gelio
 f.  Fiber (GF71)
       Butelis skaidulų 0.4g 

DĖMESIO
1. Jei šios medžiagos pateko ant burnos ertmės audinių ar odos,
 nedelsiant pašalinkite alkoholiu suvilgyta kempinėle ar vatos
 gabalėliu. Nuplaukite vandeniu.
2. Jei šios medžiagos pateko į akis, tuoj pat plaukite vandeniu ir
 kreipkitės į gydytoją.
3. Venkite medžiagos prarijimo. 
4. Jei medžiaga laikoma šaldytuve, prieš naudojimą ją išimkite ir
 palaikykite kambario temperatūroje apie 30 minučių. 
5. Po dozavimo medžiagą kiek įmanoma greičiau naudokite. Nuo
 švirkšto galiuko pašalinkite visus likučius ir po naudojimo iškart
 užsukite kamštelį.
6. Nemaišykite su kitomis medžiagomis.
7. Kietindami medžiagas būtinai vadovaukitės lentelėse pateiktais
 kietinimo laikais. Nenaudokite ultravioletinės ar matomos šviesos
 kietinimo prietaisų, kurie gali spinduliuoti UV. 
8. Kietindami medžiagą, nežiūrėkite tiesiai į šviesą.
9. Užbaiginėdami ar poliruodami kompozitinę dervą, naudokite
 kietųjų dalelių siurbliuką ir dėvėkite apsauginę kaukę.  
10. Šepetėlis po naudojimo gali būti valomas alkoholiu.
                                                     
patikslinta : 08/2012
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Kietinimo šviesa prietaisas   Pradinis kietinimas  
GC LABOLIGHT LV- III, II    1 min. 
Halogen / G-Light     20 sek.

Gum Opaque, Gum Opaque Modifier kietinimo laikas

Pastaba: 
1) Šių medžiagų kietinimui GC STEPLIGHT SL-I aparatas negali būti
 naudojamas.
2) Naudodami rankinio tipo kietinimo prietaisą*, restauraciją kietinkite iš visų
 pusių.

Kietinimo gylis (naudojant GC LABOLIGHT LV-III)

Kietinimo laikas
Spalvos

Pradinis kiet.
(30 sek.)

Pradinis kiet.
(1 min.) 

Galutinis kiet.
(3 min.)

Gum Opaque   0.2 mm       
Gum Opaque Modifier   0.2 mm 
Gum  1.1 mm               2.5 mm 
Gum Modifier      0.8 mm                 1.5 mm 
Gum Translucent      3.0 mm             5.0 mm  

Pastaba:
Translucent Gum (G20)” ir, Gum Modifier (GM30)” medžiagų kietinimo gyliai 
atitinka, Gum Translucent” parametrus.

Galut.
kietinimas

Gum, Gum Modifier, Gum Translucent kietinimo laikas

GC LABOLIGHT LV- III, II 30 sek. 3 min. 
GC STEPLIGHT SL-I 10 sek.
Halogen / G-Light 20 sek. 1 min.
Pastaba:
1) Galutiniam kietinimui GC STEPLIGHT SL-I negali būti naudojamas.
2) Naudodami rankinio tipo kietinimo prietaisą*, restauraciją kietinkite iš
 visų pusių.

Prad.
kietinimasKietinimo šviesa prietaisas  

VALGUS-KÕVASTUV IGEME VÄRVITOON KOMPOSIIDI 
SÜSTEEMILE

Kasutamiseks ainult hambaravis ettenähtud näidustusteks.

NÄIDUSTUSED
Igeme jäljendamiseks krooni restauratsioonidele nagu: 
implantaadi suprakonstruktsioonid ja eemaldatavad 
metallkarkassid

VASTUNÄIDUSTUSED
Harvadel juhtudel võib toode mõnedel inimestel tekitada 
ülitundlikkust. Kui selline reaktsioon peaks tekkima, lõpetage toote 
kasutamine ja pöörduge arsti poole.

KASUTUSJUHEND
Protseduuri etappide nr. 1-5 osas vaadake GC GRADIA 
kasutusjuhendit.
1. Metallkarkassi valmistamine
 1) Karkassi ülesvahatamine tavalisel moel
 2) Karkassi valu tavalisel moel
 3) Kasutades karbiidpuuri kohandage karkass tavalisel moel
2. Metallkarkassi töötlemine
 1) Töödelge liivapritsiga retensiooni alad kasutades 50 kuni 110
  mikronilist alumiiniumoksiidi
 2) Puhastage kuiva õlivaba õhuga
3. GC METALLI PRAIMERI II aplikatsioon
 Kandke kaks või kolm kihti GC METALPRIMER II retensiooni
 aladele. 
 Pange tähele: 
 Pärast GC METALPRIMERI II pealekandmist alustage
 viivitamatult GC GRADIA OPAQUE aplikatsiooni, et hoida ära
 retensiooni ala kontamineerumine.
4. GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE alus-opaagi aplikatsioon
 ja valguskõvastamine
 Kandke kiht GC GRADIA FOUNDATION OPAQUE retensiooni
 aladele metalli värvi maskeerimiseks. Valguskõvastage 1 minut
 GC LABOLIGHT LV-III lambi abil.
 Pange tähele:
 GC STEPLIGHT SL-I lampi ei saa kasutada GC GRADIA   
 FOUNDATION OPAQUE kõvastamiseks.
5. Laminaatkrooni ülesehitamine
 Aplitseerige GC GRADIA komposiiti ja valguskõvastage
 vastavalt GC GRADIA kasutusjuhendile
6. Igeme opaagi - Gum Opaque (GO)  - aplikatsioon ja
 eel-kõvastamine
 Kandke 2 õhukest kihti GUM OPAQUE (GO) igeme opaaki
 metallkarkassi igeme piirkonda. Valguskõvastage ajutiselt igat
 kihti 1 minut kasutades GC LABOLIGHT LV-III lampi.
 Pange tähele:
 1) Valguskõvastamiseks järgige irradiatsiooni aega ja   
  kõvastamissügavust vastavast tabelist.
 2) Värvi sobitamiseks aplitseerige igeme opaagi teisendajat –
  Gum Opaque Modifier (MOD51) – valguskõvastatud igeme
  opaagile (GO). Valguskõvastage 1 minut kasutades GC
  LABOLIGHT LV-III lampi.
 3) GC STEPLIGHT SL-I lampi ei saa igeme opaagi (GO) ja
  teisendaja puhul (GOM)  kasutada. 
7. GRADIA GUM (G) aplikatsioon, eelkõvastamine ja lõplik
 kõvastamine 
 Aplitseerige GUM (G). Valguskõvastage ajutiselt 30 sekundit
 GC LABOLIGHT LV-III või 10 sekundit GC  STEPLIGHT SL-I
 lambiga. Kõvasta lõplikult 3 minutit GC LABOLIGHT LV-III
 lambiga. 
 Pange tähele:
 1) Kui igemekihi paksus ületab tabelis välja toodud
  kõvastamissügavused, siis kandke igemematerjalid kihiti ja
  valguskõvastage vastavalt (GC LABOLIGHT LV-III lambiga).
 2) Laia vahega restauratsioonide puhul kandke materjali osade
  kaupa hamba mõlemale poole ja kõvastage lõplikult, et
  vähendada polümerisatsiooni kootumist.
 3) Vajadusel aplitseerige Gum Modifier (GM) või Gum
  Translucent (GT)
 4) Kui on soov jäljendada igemepiirkonna veresooni, segage
  GUM FIBER (GF 71) läbipaistva GUM MODIFIER’i (GM30)
  või mõne muu värvi sisse. Segage, aplitseerige ja
  valguskõvastage.
 5) Kasutades GUM FIBER’it, katke see GUM TRANSLUCENT
  materjaliga. Valguskõvastage ja poleerige.
8. Inhibitsioonikihi eemaldamine ja kuju andmine
 Eemaldage õhk-inhibisioonikiht ja kontureerige karbiidpuuri,
 teemant -või karborundkummiga.
9. Viimistlemine
 Jätke marginaalne äär soovitust paksem ja viimistlege
 järk-järgult kummi- või silikoonteravikuga.
10.Poleerimine ja läike andmine
 Igeme restauratsiooni lõpetamiseks poleerige ja andke läige
 tavalisel moel. 

  

 

SÄILITAMINE
Säilitada jahedas kohas ja kaitstuna otsese päikesevalguse eest.
(Säilivusaeg: 2 aastat alates tootmise kuupäevast)

VÄRVID & PAKENDID (GRADIA igemevärvid)
1) Stardipakend
 Süstal 2,4 ml lahus – Gum Opaque (GO11) 1 
 Süstal 2,4 ml lahus – Gum Opaque (GO13) 1
 Süstal 2,9 ml pasta – Gum (G21) 1
 Süstal 2,9 ml pasta – Gum (G22) 1
 Süstal 2,9 ml pasta – Gum (G23) 1
 Süstal 2,9 ml pasta – Gum (G24) 1
 Süstal 2,4 ml pasta – Geel Gum Translucent (GT41) 1
 Ühekordne värviskaala 5
 Valguskaitsekate 1
 Segamisalus nr 22 1
 Pintsel nr 7 1
 Värviskaala komplekt 1
 Värvikaart 1
2) Täitepakendid
 a) Gum Opaque (GO11, GO12 või GO13)
  Süstal 2,4 ml lahust
 b) Gum Opaque Modifier (GOM51)
  Süstal 2,4 ml lahust
 c) Gum (G21, G22, G23 või G24)
  Süstal 2,9 ml pastat
 d) Gum Modifier (GM30, GM31, GM32, GM33, GM34, GM35 või
  GM36)
  Süstal 2,4 ml geeli
 e) Gum Translucent (GT41)
  Süstal 2,4 ml geeli
 f) Fiber (GF71)
  Pudel 0,4 g fiibrit

HOIATUSED
1) Kokkupuutel suukudede või nahaga eemaldage viivitamatult
 alkoholis niisutatud käsna või vatitupsuga. Loputage veega.
2) Kokkupuutel silmadega loputage viivitamatult veega ja
 pöörduge arsti poole.
3) Vältida materjali allaneelamist.
4) Kui materjali säilitatakse külmikus, siis enne kasutamist tuleb
 materjal külmikust välja võtta ja lasta seista toatemperatuuril
 vähemalt 30 minutit.
5) Kui materjal on väljutatud, tuleb see koheselt ära kasutada.
 Veenduge, et kõik materjali jäägid on eemaldatud süstla otsast
 ja sulgege süstal koheselt korgiga.
6) Mitte segada kokku teiste materjalidega.
7) Kui valguskõvastate materjali, järgige ülaltoodud tabelis välja
 toodud irradiatsiooniaegu. Ära kasutage ultraviolettvalgust või
 nähtava valgusega polümerisatsiooniseadmeid, mis võivad
 kiirata ultraviolettvalgust.
8) Valguskõvastades materjali ärge vaadake otse valguse peale.
9) Tolmu sissehingamise vältimiseks kasutage komposiitvaiku
 kontureerides ja poleerides tolmukogujat ja kandke tolmumask.
10)Pintslit saab peale puhastamist puhastada alkoholiga.

Viimati parandatud : 08/2012

®

Polümerisatsiooniseade    Eelkõvastamine  
GC LABOLIGHT LV-III, II    1 min 
Halogeen / G-Light     20 sek

Irradiatsiooniajad Gum Opaque ja Gum Opaque Modifier materjalile

Pange tähele:
1) Ülaltoodud materjalide valguskõvastamiseks ei saa kasutada
 GC-STEPLIGHT SL-I lampi
2) Kasutades käeshoitavat polümerisatsiooniseadet*, valguskõvastage igast
 suunast, et saavutada materjali täielik polümerisatsioon.

Kõvastamissügavus (kasutades GC LABOLIGHT LV-III)

Irradiatsiooniaeg

Värvid

Eelkõvastamine 
(30 sek)

Eelkõvastamine
(1 min) 

Lõplik 
kõvastamine
(3 min)

Gum Opaque   0,2 mm       
Gum Opaque Modifier   0,2 mm 
Gum  1,1 mm               2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm                 1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm             5,0 mm  

Pange tähele:
Läbipaistva Gum (G20) ja Gum Modifier (GM30) kõvastamissügavused on 
võrdelised Gum Translucent’iga.

Lõplik kõvastamine

Irradiatsiooni ajad Gum, Gum Modifier, Gum Translucent materjalile

GC LABOLIGHT LV-III, II 30 sek 3 min 
GC STEPLIGHT SL-I 10 sek
Halogeen / G-Light 20 sek 1 min
Pange tähele:
1) GC STEP-LIGHT SL-I lampi ei saa kasutada lõplikuks kõvastamiseks
2) Kasutades käeshoitavat polümerisatsiooniseadet*, valguskõvastage
 igast suunast, et saavutada materjali täielik polümerisatsioon.

EelkõvastaminePolümerisatsiooniseade

SKPred použitím si dôkladne 
prečítajte návod na použitie.

Перед застосуванням уважно прочитайте 
інструкцію з використання. UKSLPred uporabo previdno preberite 

navodila za uporabo. SRPre upotrebe pažljivo pročitati uputstvo. TRKullanımdan önce , talimatları  
dikkatlice okuyunuz.

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas 
instrukciju. LV Prieš pradėdami naudoti            

atidžiai perskaitykite instrukcijas. LT ETEnne toote kasutamist lugeda hoolikalt 
kasutamisjuhendit.

13007442
180131DK

Polymerizačná lampa  Predbežné vytvrdzovanie     
GC LABOLIGHT LV- III, II     1 min 
Halogén / G-Light  20 s     

Čas osvietenia pre Gum Opaque a Gum Opaque Modifier

Čas osvietenia pre Gum, Gum Modifier, Gum Translucent

Hĺbka vytvrdzovania (pri použití GC LABOLIGHT LV-III)

Čas osvietenia

 0,2 mm 

Odtiene

Predbežné
vytvrdzovanie
(30 s)

Predbežné
vytvrdzovanie
(1 min)

Konečné
vytvrdzovanie
(3 min)

Gum Opaque             0,2 mm       
Gum Opaque Modifier
Gum  1,1 mm               2,5 mm 
Gum Modifier      0,8 mm                 1,5 mm 
Gum Translucent      3,0 mm             5,0 mm  

Poznámka: 
1) Na vytvrdzovanie uvedených materiálov nie je vhodná GC   
 STEPLIGHT SL-I.
2) Pri použití ručnej polymerizačnej lampy* osvieťte vo všetkých
 smeroch pre úplné vytvrdenie.

Poznámka:
1) Na konečné polymerizovanie nie je vhodná GC STEPLIGHT SL-I.
2) Pri použití ručnej polymerizačnej lampy*, pre úplné vytvrdenie
 osvieťte vo všetkých smeroch.

GC LABOLIGHT LV- III, II   30 s        3 min 
GC STEPLIGHT SL- I  10 s    
Halogén / G-Light    20 s          1 min 

Polymerizačná lampa Predbežné
vytvrdzovanie

Konečné
vytvrdzovanie

Poznámka:
Hĺbka vytvrdzovania je u priesvitného Gum (G20) a Gum Modifier 
(GM30) rovnaká ako u Gum Translucent.
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